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本 书 是 根据 机 械 产 品 检验 工 的 知识 要 求 和 技能 要 求 ， 按 照 岗位 培训 需 
要 的 原则 编写 的 ， 甚 主要 内 容 包括 : 检验 基础 知识 、 常 用 计量 器 具 、 轴 套 
类 零件 的 检验 、 螺 纹 类 零件 的 检验 、 键 与 花 键 类 零件 的 检验 、 角 度 和 锥 度 
类 零件 的 检验 、 直 齿 圆柱 齿轮 及 蜗杆 的 检验 、 箱 体 类 零件 的 检验 。 章 首 有 
培训 目标 ， 章 末 配 有 复习 思考 题 ， 书 末 附 有 与 之 配套 的 试题 库 、 模 拟 试卷 
样 例 及 其 答案 ， 以 便于 企业 培训 、 考 核 鉴 定 和 读者 自 测 。 

本 书 既 可 作为 各 级 职业 技能 鉴定 培训 机 构 、 企 业 培训 部 门 的 考 前 培训 
教材 ， 也 可 作为 读者 考 前 复习 用 书 ， 还 可 供职 业 技术 院 校 、 技 工学 校 的 专 
业 师 生 参 考 。 
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在 “十 五 ”末期 ， 为 贯彻 落实 “全 国 职业 教育 工作 会 议 ” 和 “全 国 再 就 业 会 
议 ”精神 ， 加 快 培养 一 大 批 高 素质 的 技能 型 人 才 ， 机 械 工业 出 版 社 精 心 策划 了 与 原 
劳动 和 社会 保障 部 《国家 职业 标准 》 配 套 的 《国家 职业 资格 培训 教材 》。 这 套 教 材 
涵盖 41 个 职业 工种 ， 共 172 种 ， 有 十 几 个 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 相关 行业 200 多 名 
工程 技术 人 员 、 教 师 、 技 师 和 高 级 技师 等 从 事 技能 培训 和 鉴定 的 专家 参加 编写 。 教 
材 出 版 后 ， 以 其 兼顾 岗位 培训 和 鉴定 培训 需要 ， 理 论 、 技 能 、 题 库 合 一 ， 便 于 自 检 
自 测 ， 受 到 全 国 各 级 培训 、 鉴 定 部 门 和 广大 技术 工人 的 欢迎 ， 基 本 满足 了 培训 、 鉴 
定 和 读者 自学 的 需要 ， 在 “十 一 五 ”期 间 为 培养 技能 人 才 发 挥 了 重要 作用 ， 本 套 教 
材 也 因此 成 为 国家 职业 资格 鉴定 考证 培训 及 企业 员工 培训 的 品牌 教材 。 

2010 年 , 《国家 中 长 期 人 才 发 展 规划 纲要 (2010 一 2020 年 )》、《 国 家 中 长 期 教 
育 改革 和 发 展 规划 纲要 (2010 一 2020 年 )》、《 关 于 加 强 职业 培训 促 就 业 的 意见 》 相 
继 颁 布 和 出 台 ，2012 年 1 月 ， 国务院 批 转 了 “七 部 委 ” 联 合 制定 的 《促进 就 业 规 
划 (2011 一 2015 年 )》， 在 这 些 规划 和 意见 中 ， 都 重点 阐述 了 加 大 职业 技能 培训 力 
度 、 加 快 技能 人 才 培 养 的 重要 意义 ， 以 及 相应 的 配套 政策 和 措施 。 为 适应 这 一 新 形 
势 ， 同 时 也 鉴于 第 1 版 教材 所 涉及 的 许多 知识 、 技 术 、 工 艺 、 标 准 等 已 发 生 了 变化 
的 实际 情况 ， 我 们 经 过 深入 调研 ， 并 在 充分 听取 了 广大 读者 和 业界 专家 意见 的 基础 
上 ， 决 定 对 已 经 出 版 的 《国家 职业 资格 培训 教材 》 进行 修订 。 本 次 修订 ， 仍 以 原 有 
的 大 部 分 作者 为 班底 ， 并 保持 原 有 的 “以 技能 为 主线 ,理论 、 技 能、 题库 合 一 ”的 
编写 模式 ， 重 点 在 以 下 几 个 方面 进行 了 改进 ， 

1. 新 增 紧缺 职业 工种 一 一 为 满足 社会 需求 ， 又 开发 了 一 批 近 几 年 比较 紧缺 的 以 及 
新 增 的 职业 工种 教材 ， 使 本 套 教材 覆盖 的 职业 工种 更 加 广泛 。 

2. 紧 跟 国 家 职业 标准 一 一 按照 最 新 颁布 的 《国家 职业 技能 标准 》 (或 《国家 职业 
标准 》) 规定 的 工作 内 容 和 技能 要 求 重新 整合 、 补 充 和 完善 内 容 ， 涵盖 职业 标准 中 所 要 
求 的 知识 点 和 技能 点 。 

3. 提炼 重点 知识 技能 在 内 容 的 选择 上 上， 以 “ 够 用 ”为 原则 ， 提 炼 出 应 重点 
掌握 的 必需 的 专业 知识 和 技能 ， 删 减 了 不 必要 的 理论 知识 ,使 内 容 更 加 精炼 。 

4. 补充 更 新 技术 内 容 一 一 紧密 结合 最 新 技术 发 展 ， 删 除了 陈旧 过 时 的 内 容 ， 补 充 
了 新 的 技术 内 容 。 

5. 同步 最 新 技术 标准 对 原 教 材 中 按 旧 的 技术 标准 编写 的 内 容 进 行 更 新 ， 所 有 
内 容 均 与 最 新 的 技术 标准 同步 。 
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6. 精 选 技能 鉴定 题库 一 一 按 鉴定 要 求 精 选 了 职业 技能 鉴定 试题 ,试题 贴近 教材 、 
贴近 国家 试题 库 的 考点 ， 更 具 典 型 性 、 代 表 性 、 通 用 性 和 实用 性 。 

7. 配备 免费 电子 教案 一 一 为 方便 培训 教学 ， 我们 为 本 套 教材 开发 配备 了 配套 的 电 
子 教案 ,免费 赠送 给 选用 本 大 ,教材 的 机 构 和 教师 。 

8. 配备 操作 实景 光 副 一 一 根据 读者 需要 ， 部 分 教材 配备 了 操作 实景 光盘 。 

一 言 概 之 ， 经 过 精心 修订 ， 第 2 版 教材 在 保留 了 第 1 版 教材 精华 的 同时 ， 内 容 更 加 
精练 、 可 靠 、 实 用 ， 针 对 性 更 强 ， 更 能 满足 社会 需求 和 读者 需要 。 全 套 教材 既 可 作为 各 
级 职业 技能 鉴定 培训 机 构 、 企 业 培 训 部 门 的 考 前 培训 教材 ， 又 可 作为 读者 考 前 复习 和 自 
测 使 用 的 复习 用 书 ， 也 可 供职 业 技 能 鉴定 部 门 在 鉴定 命题 时 参考 ， 还 可 作为 职业 技术 院 
校 、 技 工 院 校 、 各 种 短 训 班 的 专业 课 教 材 。 

在 本 套 教材 的 调研 、 策 划 、 编 写 过 程 中 ， 曾 经 得 到 许多 企业 、 鉴 定 培训 机 构 有 关 领 
导 、 专 家 的 大 力 支持 和 帮助 ， 在 此 表示 圳 心 的 感谢 ! 
虽然 我 们 已 经 尽 了 最 大 努力 ， 但 教材 中 仍 难免 存在 不 足 之 处 ， 朋 请 专家 和 广大 读者 
批评 指正 。 
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当前 和 今后 一 个 时 期 ， 是 我 国 全 面 建设 小 康 社会 、 开 创 中 国 特色 社会 主义 事业 
新 局 面 的 重要 战略 机 遇 期 。 建 设 小 康 社会 需要 科技 创新 ， 离 不 开 技 能 人 才 。 
人 才 工 作 会 议 ”、“ 全 国 职 教工 作 会 议 ”都 强调 要 把 “提高 技术 工人 素质 、 培 养 高 
技能 人 才 ” 作 为 重要 任务 来 抓 。 当 今世 界 ， 谁 掌握 了 先进 的 科学 技术 并 拥有 大 量 技 
术 娴 熟 、 手 艺 高 超 的 技能 人 才 ， 谁 就 能 生产 出 高 质量 的 产品 ， 创 出 自己 的 名 牌 ; 谁 
就 能 在 激烈 的 市 场 竞争 中 立 于 不 败 之 地 。 我 国有 近 一 亿 技术 工人 ， 他 们 是 社会 物质 
财富 的 直接 创造 者 。 技 术 工 人 的 劳动 ， 是 科技 成 果 转 化 为 生产 力 的 关键 环节 ， 是 经 
济 发 展 的 重要 基础 。 

科学 技术 是 财富 ， 操 作 技 能 也 是 财富 ， 而 且 是 重要 的 财富 。 中 华 全 国 总 工会 始 
终 把 提高 劳动 者 素质 作为 一 项 重要 任务 ， 在 职工 中 开展 的 “ 当 好 主力 军 ， 建 功 “ 十 
一 五 ， 和 谐 奔 小 康 ” 竞 赛 中 ， 全 国 各 级 工会 特别 是 各 级 工会 职工 技 协 组 织 注 重 加 
强 职工 技能 开发 ， 实 施 群 众 性 经 济 技术 创新 工程 ， 坚 持 从 行业 和 企业 实际 出 发 ， 广 
泛 开展 岗位 练兵 、 技 术 比 赛 、 技 术 革新 、 技 术 协 作 等 活动 ， 不 断 提 高 职工 的 技术 技 
能 和 操作 水 平 ， 渗 现 出 一 大 批 掌握 高 超 技能 的 能 工 巧 区。 他们 以 自己 的 勤劳 和 智 
慧 ， 在 推动 企业 技术 进步 ， 促 进 产品 更 新 换代 和 升级 中 发 挥 了 积极 的 作用 。 

欣 闻 机 械 工业 出 版 社 配合 新 的 《国家 职业 标准 》 为 技术 工人 编写 了 这 套 涵 盖 
41 个 职业 的 172 种 “国家 职业 资格 培训 教材 " 。 这 套 教 材 由 全 国 各 地 技能 培训 和 考 
评 专家 编写 ， 具 有 权威 性 和 代表 性 ; 将 理论 与 技能 有 机 结合 ， 并 紧 紧 围绕 《国家 职 
业 标 准 》 的 知识 点 和 技能 鉴定 点 编写 ， 实 用 性 、 针 对 性 强 ， 既 有 必 备 的 理论 和 技能 
知识 ， 又 有 考核 鉴定 的 理论 和 技能 题库 及 答案 ， 编 排 科 学 ， 便 于 培训 和 检测 。 

这 套 教 材 的 出 版 非常 及 时 ， 为 培养 技能 型 人 才 做 了 一 件 大 好 事 ， 我 相信 这 套 教 
材 一 定 会 为 我 们 培养 更 多 更 好 的 高 技能 人 才 做 出 贡献 ! 


从 打 


( 李 永 安 中国 职工 技术 协会 常务 副 会 长 ) 
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为 贯彻 “全 国 职业 教育 工作 会 议 ” 和 
技能 人 才 培 养 工程 ， 加 快 培养 一 大 批 高 
家 职业 标准 》 配 套 的 《 国 





能 振兴 


计划 和 高 


心 策划 了 这 套 与 劳动 和 社会 保障 部 最 新 颁布 的 《 国 


业 资 格 培训 教材 》。 
进入 21 世纪 ， 
“世界 制造 业 中 心 ” 





40% 的 
“全 国 再 就 业 会 议 ”， 








各 企业 、 各 职业 院 校 等 要 大 力 3 


人 的 素质 。 


技术 工人 密集 的 机 械 行 业 历来 高 度 重 视 技 术 工 人 的 职业 技能 培训 工 
技术 工人 培训 教材 的 基础 建设 工作 ， 并 在 几 十 年 的 实践 9 


版 序 二 


我 国 制造 业 在 1 
进程 的 加 快 ， 


























此 界 上 所 
制造 业 的 主力 军 
人 才 的 严重 缺乏 已 成 为 制约 我 国 制造 业 快 速 发 展 的 瓶颈 ， 
屡屡 见 诸 报端 。 据 统计 ， 我 
比例 相去 甚 远 。 为 此 ， 国 
提出 了 “三 年 50 万 新 技师 的 培养 计划 ”， 
开展 职业 技术 培训 ， 


“全 

















国 再 就 业 会 议 ”精神 ， 全 面 推进 技 


素质 的 技能 型 人 才 ， 我 们 精 





寂 职 


占 的 比重 越 来 越 大 ， 随 着 我 国 逐 渐 成 为 


技能 人 才 ， 尤 其 是 高 级 技能 








以 培 








高 级 蓝领 出 现 断层 的 消息 
国 技 术 工 人 中 高 级 以 上 技工 只 占 3. 5%， 与 发 达 国 家 
务 院 先后 召开 了 “全 国 职业 教育 工作 会 议 ” 和 
强调 各 地 、 各 行业 、 
训 促 就 业 ， 全 面 提高 技术 工 


作 ， 尤 其 是 
F 积累 了 丰富 的 教材 建设 经 


验 。 作 为 机 械 行 业 的 专业 出 版 社 ， 机 械 工 业 出 版 社 在 “七 五 ”、“ 八 五 ”、“ 九 五 ” 


期 间 ， 先 后 组 织 编 写 出 版 了 “机 械 工人 技术 到 


作 技 能 培 i 





E 论 培训 教材 ”149 种 ， “机械 工 人 操 
| 教材 ”85 种 ,“ 机 械 工 人 职业 技能 培训 教材 ”66 种 , “机 械 工业 技师 考 











评 培训 教材 ”22 种 ， 以 及 配套 的 习题 集 、 试 题库 和 各 种 辅导 性 教材 约 800 种 ， 基 本 
满足 了 机 械 行 业 技术 工人 培训 的 需要 。 这 些 教材 以 其 针对 性 、 实 用 性 强 ， 和 覆盖 面 
广 ， 层 次 齐备 ， 成 龙 配套 等 特点 ， 受 到 全 国 各 级 培训 、 鉴 定 和 考 工 部 门 和 技术 工人 








的 欢迎 。 


2000 年 以 来 ， 我 国 


家 职业 标准 》， 其 中 











对 我 国 


相继 颁布 了 《中 华人 民 共 和 国 职 、 
只 业 技 术 工 人 的 工种 、 等 级 、 职 业 的 活动 范围 、 工 作 内 











分 类 大 典 》 和 新 的 《 国 


容 、 技 能 要 求 和 知识 水 平等 根据 实际 需要 进行 了 重新 界定 ， 将 国家 职业 资格 分 为 5 


个 等 级 : 初级 (5 级 ) 、 中 级 〈4 级 )、 





级 ) 。 为 与 新 的 《 国 


考 工 取证 的 需要 ， 我 们 精心 策划 编写 了 这 套 “ 国 


高 级 (3 级 )、 技 师 (2 级 ) 、 高 级 技师 (1 


家 职业 标准 》 配 套 ， 更 好 地 满足 当前 各 级 职业 培训 和 技术 工人 





这 套 教 材 是 依 和 


芭 劳 动 和 社会 保 








障 部 最 新 颁布 的 《 国 


家 职业 资格 培训 教材 ”。 
家 职业 标准 》 编 写 的 ， 为 满 





足 各 级 培训 考 工 部 门 和 广大 读者 的 需要 ， 这 次 共 编 写 了 41 个 职业 172 种 教材 。 在 
职业 选择 上 ， 除 机 电 行 业 通 用 职业 外 ， 还 选择 了 建筑 、 汽 车 、 家 电 等 其 他 相近 行业 








WL 
El 


到 机械 产品 检验 工 (基础 知识 、 中 级 ) 





的 热门 职业 。 每 个 职业 按 《 国 家 职业 标准 》 规 定 的 工作 内 容 和 技能 要 求 编写 初级 、 
中 级 、 高 级 、 技 师 ( 含 高 级 技师 ) 四 本 教材 ， 各 等 级 合理 衔接 、 步 步 提升 ， 为 高 技 
能 人 才 培 养 搭建 了 科学 的 阶梯 型 培训 架构 。 为 满足 实际 培训 的 需要 ， 对 多 工种 共同 
需求 的 基础 知识 我 们 还 分 别 编写 了 《机 械 制 图 》、 《机 械 基础 》、《 上 电工 常识 》、 《上 电 
工 基础 》、《 建 筑 装饰 识 图 》 等 近 20 种 公共 基础 教材 。 

在 编写 原则 上 ,依据 《国家 职业 标准 》 又 不 拘泥 于 《国家 职业 标准 》 是 我 们 
这 套 教材 的 创新 。 为 满足 沿海 制造 业 发 达 地 区 对 技能 人 才 细 分 市 场 的 需要 ， 我 们 对 
模具 、 制 冷 、 电 梯 等 社会 需求 量 大 又 已 单独 培训 和 考核 的 职业 ， 从 相应 的 职业 标准 
中 剥离 出 来 单独 编写 了 针对 性 较 强 的 培训 教材 。 

为 满足 培训 、 鉴 定 、 考 工 和 读者 自学 的 需要 ， 在 编写 时 我 们 考虑 了 教材 的 配套 
性 。 教 材 的 章 首 有 培训 要 点 、 章 末 配 复习 思考 题 ， 书 末 有 与 之 配套 的 试题 库 和 答 
案 ， 以 及 便于 自 检 自 测 的 理论 和 技能 模拟 试卷 ， 同 时 还 根据 需求 为 20 多 种 教材 配 
制 了 VCD 光盘 。 
为 扩大 教材 的 覆盖 面 和 体现 教材 的 权威 性 ， 我 们 组 织 了 上 海 、 江 苏 、 广 东 、 广 
西 、 北 京 、 山 东 、 吉 林 、 河 北 、 四 川 、 内 蒙古 等 地 相关 行业 从 事 技 能 培训 和 考 工 的 
200 多 名 专家 、 工 程 技术 人 员 、 教 师 、 技 师 和 高 级 技师 参加 编写 。 

这 套 教 材 在 编写 过 程 中 力求 突出 “新 ” 字 ， 做 到 “知识 新 、 工 艺 新 、 技 术 新 、 

设备 新 、 标 准 新 ”， 增 强 实 用 性 ， 重 在 教会 读者 掌握 必需 的 专业 知识 和 技能 ， 是 企 
业 培 训 部 门 、 各 级 职业 技能 鉴定 培训 机 构 、 再 就 业 和 农民 工 培训 机 构 的 理想 教材 ， 
也 可 作为 技工 学 校 、 职 业 高 中 、 各 种 短 训 班 的 专业 课 教 材 。 
在 这 大 ,教材 的 调研 、 策 划 、 编 写 过 程 中 ， 曾 经 得 到 广东 省 职业 技能 鉴定 中 心 、 
上 海 市 职业 技能 鉴定 中 心 、 江 苏 省 机 械 工业 联合 会 、 中 国 第 一 汽车 集团 公司 以 及 北 
京 、 上 海 、 广 东 、 广 西 、 江 苏 、 山 东 、 河 北 、 内 蒙古 等 地 许多 企业 和 技工 学 校 的 有 
关 领 导 、 专 家 、 工 程 技术 人 员 、 教 是 、 技 师 和 高 级 技师 的 大 力 支持 和 帮助 ， 在 此 谨 
向 为 本 套 教 材 的 策划 、 编 写 和 出 版 付出 艰辛 劳动 的 全 体 人 员 表 示 衷 心 的 感谢 ! 

教材 中 难免 存在 不 足 之 处 ， 诚 恳 希望 从 事 职 业 教育 的 专家 和 广大 读者 不 音 赐 
教 ， 提 出 批评 指正 。 我 们 真诚 希望 与 您 携手 ， 共 同 打造 职业 培训 教材 的 精品 。 





























































































































国家 职业 资格 培训 教材 编审 委员 会 
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月 | 
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质量 是 企业 的 生命 ， 产 品质 量 的 好 坏 ， 决 定 着 企业 有 无 市 场 ， 决 定 着 





效益 的 高 低 ， 





存 ” 的 形势 下 ， 


很 多 企业 建立 


决定 着 


了 独立 


企业 








要 提高 产品 质量 ， 必 须 重 视 产 品 的 检验 。 在 机 械 制 造 
于 生产 管理 的 质量 保证 体系 ,不 断 加 强 产 品 生产 过 程 








查 和 质量 监督 








0 在 机 








预防 职能 、 监 督 职能 和 反馈 职能 。 可 以 说 ， 要 想 追 求 高 质量 的 产品 、 就 要 
的 质量 检验 人 员 。 目 前 市 场 上 关于 机 械 产品 检验 的 培训 图 书 比 较 匮乏 ， 为 
大 机 械 产 品 检验 工学 习 的 需要 ， 我 们 特 组 织 生产 一 线 的 专家 ， 在 总 结 机 械 行业 产品 


检验 方法 和 经 验 的 基础 上 ， 编 写 了 本 书 。 
本 书 是 根据 机 械 产品 检验 工 的 知识 要 求 和 技能 要 求 ， 按 照 岗位 培训 需要 的 原则 





编写 的 。 本 书 





和 读者 自 测 。 


本 书 在 编写 过 程 中 ， 以 岗位 培训 为 原 员 


明了 ”为 度 ， 


可 作为 读者 考 前 复习 用 书 ， 














主要 内 


























企业 经 济 


企业 能 否 在 激烈 的 市 场 竞 争 中 生存 和 发 展 。 在 “以 质量 求生 








业 中 ， 有 
的 质量 检 


械 产品 检验 过 程 中 ， 检 验 工 担负 着 重要 职能 ， 包 括 把 关 职 能 、 





有 高 水 平 
了 满足 广 





容 包括 : 检验 基础 知识 、 常 用 计量 器 具 、 轴 套 类 零件 的 检验 、 
螺纹 类 零件 的 检验 、 键 与 花 键 类 零件 的 检验 、 角 度 和 锥 度 类 零件 的 检验 、 直 齿 圆 柱 
齿轮 及 蜗杆 的 检验 、 箱 体 类 零件 的 检验 。 章 首 有 培训 目标 ， 章 末 配 有 复习 思考 题 ， 
书 末 附 有 与 之 配套 的 试题 库 、 模 拟 试卷 样 例 及 其 答案 ， 以 便于 企业 培训 、 











将 理论 知识 与 操作 技能 有 机 地 结合 起 来 。 本 书 采用 了 最 新 
准 、 行 业 标准 和 技术 标准 ， 线 条 图 与 照片 图 相 结 合 ， 图 文 并 诚 ， 形 象 直观 。 
本 书 既 可 作为 各 级 职业 技能 鉴定 培训 机 构 、 企 业 培 训 部 门 的 考 前 培训 

















本 书 由 尹 建 山 任 主编 ， 杨 登 云 任 副 主编 ， 王 瑞 、 胡 建英 、 赵 行军 、 常 


秀 军 参 加 编写 
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由 于 编者 水 平 有 限 ， 书 中 难免 存在 不 足 之 处 ， 恳 请 广大 读者 批评 指正 
示 袁 心 的 感谢 。 
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考核 鉴定 


| ， 内 容 选 取 上 以 “实用 、 够 用 、 简 单 、 


的 国家 标 


教材 ， 也 


还 可 供职 业 技术 院 校 、 技 工学 校 的 专业 师 生 参考 。 


晓 俊 、 贾 


， 在 此 表 
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培训 目标 ， 通过 学 习 了 解 机 械 产品 检验 工 的 工种 、 职 责 和 任务 ;， 了解 检 验 过 程 中 经 
常 遇 到 的 名 词 术语 ， 熟 悉 常用 的 名 词 术语 ; 掌握 检验 机 械 产品 过 程 所 需 依 据 的 种 类 及 主 
要 内 容 ; 熟悉 检验 的 一 般 程序 、 检 验 的 类 别 和 检验 的 主要 方式 ; 了 解 测量 不 确定 度 的 概 
念 和 重要 特点 ; 熟悉 检测 方法 的 选择 原则 ; 掌握 数值 修 约 规则 、 检 测 温度 规范 要 求 ;， 熟 
悉 机 床 工 作 精度 和 几何 精度 的 检验 项 目 。 





仿 令 令 第 一 节 岗位 职责 和 职业 道德 


1. 机 械 产品 检验 工 概述 

机 械 产 品 检验 工 是 从 事 善 通 机 械 、 专 用 机 械 的 成 品 、 半 成 品 、 原 材料 、 外 购 件 及 零 
部 件 检验 、 试 验 的 工作 ， 其 专业 知识 、 技 能 符合 该 职业 标准 规定 的 人 员 。 

概括 地 讲 ， 机 械 产 品 检验 工 能 够 使 用 工具 、 量 具 及 仪器 设备 ， 对 机 械 加 工 的 零件 进 
行 尺寸 、 形 状 、 位 置 、 精 度 和 表面 粗糙 度 等 的 检测 ; 要 以 最 合理 的 方案 对 零件 (产品 ) 
进行 检测 ， 要求 自己 除了 正确 合理 选用 (使 用 ) 各 种 量具 、 量 仪 和 有 关 设 备 外 ， 还 应 
熟悉 产品 和 常用 零件 的 性 能 、 几 何 尺 寸 、 精 度 要 求 ， 所 用 材料 的 性 能 特点 以 及 工厂 的 4 
产 实 际 情况 等 还 应 熟悉 国家 标准 和 会 查阅 有 关 技 术 手 册 与 资料 。 

机 械 产品 检验 工 是 一 个 职业 。 职 业 是 具有 一 定 特征 的 社会 工作 类 别 ， 它 是 一 种 或 一 
组 特定 工作 的 统称 。 

职业 是 指 从 业 人 员 为 获取 主要 生活 来 源 而 从 事 的 社会 性 工作 类 别 。 人 们 经 常 使 用 
“工种 ”“ 岗 位 ”等 概念 ， 实 质 上 就 是 将 职业 按 不 同 需要 或 要 求 进行 的 具体 划分 。 一 般 
情况 下 ， 一 个 职业 包括 一 个 或 几 个 工种 ， 一 个 工种 又 包括 一 个 或 几 个 岗位 。 

职业 与 工种 、 岗 位 之 间 是 包含 和 被 包含 的 关系 。 

工种 是 根据 劳动 管理 的 需要 ， 按 照 生产 劳动 的 性 质 、 工 艺 技术 的 特征 或 者 服务 活动 
的 特点 而 划分 的 工作 种 类 。 目 前 大 多 数 工 种 是 以 企业 的 专业 分 工 和 劳动 组 织 的 基本 状况 
为 依据 ， 根 据 工 作 岗 位 的 稳定 程度 和 工作 量 的 饱满 程度 ， 结 合 技术 发 展 和 劳动 组 织 改 善 
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等 方面 的 因素 进行 划分 的 。 
岗位 是 企业 根据 生产 的 实际 需要 而 设置 的 工作 位 置 。 
机 械 产品 检验 工 包 括 了 铸件 检查 工 、 锻 件 检 查 工 、 机 械 检 查 工 、 热 处 理 检查 工 、 量 
具 检 查 工 等 工种 。 
2. 机 械 产品 检验 工 岗位 职责 
1) 应 严格 按照 产品 图 样 、 技 术 工 艺 文 件 、 检 验 文件 检验 ， 严 格 执法 ， 不 徇私 情 ， 
正确 判断 ， 对 检验 结果 的 正确 性 负责 。 
2) 按时 完成 检验 任务 ， 防 止 错 检 、 漏 检 ， 确 保生 产 顺 利 进行 。 
3) 认真 做 好 检验 记录 ， 做 到 记录 清晰 、 完 整 、 准 确 ， 结 论 明确 。 
4) 所 检 产 品 出 现 质 量 异常 时 ， 及 时 报 上 级 领导 或 技术 员 ， 以 便 及 时 纠正 处 理 。 
5) 监督 操作 人 员 执 行 工艺 情况 ， 监 督 工 艺 纪律 执行 情况 。 
6) 发 现 不 合格 品 及 时 报告 ， 并 按 规 定 填写 相关 记录 报 有 关 人 员 进 行 处 理 ， 不 得 擅 
自 处 理 。 
7) 对 不 合格 品 按 要 求 进行 标识 和 隔离 ， 并 按 审理 意见 跟踪 处 置 完 毕 。 
8) 执行 检验 状态 标识 规定 ， 防 止 不 同 状态 的 产品 混淆 。 检 查 生 产 过 程 中 的 状态 标 
识 执行 情况 ， 对 不 符合 要 求 的 情况 应 给 予 纠 正 。 
9) 及 时 制止 不 合格 品 的 流转 和 交付 。 
10) 发 现 重 大 质量 问题 应 及 时 报告 主管 领导 以 便 及 时 采取 措施 ， 减 少 损失 。 
11) 检验 印章 做 到 专人 专用 ， 在 检验 后 按 规定 打印 检验 印记 。 
12) 在 有 效 期 内 正确 使 用 检验 量具 和 辅 具 ， 并 按 规定 维护 保养 检验 器 具 。 
3. 机 械 产 品 检验 工 主要 工作 
1) 检测 铸件 、 锯 件 、 金 属 模 具 及 模型 的 质量 。 
2) 检测 机 械 加 工 零 件 的 尺寸 、 形 状 、 精 度 及 表面 粗糙 度 。 
3) 检测 零件 热处理 的 工艺 质量 。 
4) 检测 零 部 件 电镀 、 油 漆 覆 盖 层 的 厚度 、 附 着 力 及 外 观 。 
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5) 检测 饮 、 焊 件 的 工艺 质量 。 

6) 检测 外 购 件 、 外 协 件 的 外 观 、 性 能 、 尺 寸 、 形 状 等 。 
7) 检测 普通 机 械 、 专 用 机 械 的 性 能 。 

8) 记录、 计算、 分析、 判定、 处 理 检验 数据 。 

9) 协助 主 检 或 独立 编制 检验 报告 。 
10) 检查 、 维 护 仪器 设备 、 检 验 设施 及 环境 。 

11) 开展 质量 管理 、 质 量 控制 、 质 量 分 析 和 质量 改进 活动 。 


二 、 职 业 道 德 


1. 职业 道德 
(1) 职业 道德 ”职业 道德 就 是 同人 们 的 职业 活动 紧密 联系 的 符合 职业 特点 所 要 求 
的 道德 准则 、 道 德 情操 与 道德 品质 的 总 和 ， 它 既是 对 本 职 人 员 在 职业 活动 中 行为 的 要 
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求 ， 同 时 又 是 职业 对 社会 所 负 的 道德 责任 与 义务 。 





职业 道德 是 指 和 人 们 在 职业 生活 中 应 遵循 的 基本 道德 ， 即 一 般 社会 道德 在 职业 生活 中 











的 具体 体现 。 它 是 职业 品德 、 职 业 纪 律 、 专 业 胜 任 能 力 及 职业 责任 等 的 总 称 ， 











盟 于 自律 


范围 ， 它 通过 公约 、 守 则 等 对 职业 生活 中 的 某 些 方面 加 以 规范 。 职 业 道德 既是 本 行业 人 








员 在 职业 活动 中 的 行为 规范 ， 又 是 行业 对 社会 所 负 的 道德 责 


(2) 主要 内 容 ” 爱 岗 敬 业 ， 诚 实 守 信 ， 办 事 公道 ， 服 务 群 众 ， 奉 献 社会 ， 素质 


修养 。 
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职业 道德 的 涵义 包括 以 下 八 个 方面 : 
1) 职业 道德 是 一 种 职业 规范 ， 受 社会 普遍 认可 。 
2) 职业 道德 是 长 期 以 来 自然 形成 的 。 

3) 职业 道德 没有 确定 形式 ， 通 常 体现 为 观念 、 习 惯 、 
4) 职业 道德 依靠 文化 、 内 心 信念 和 习惯 ,通过 员工 世 
5) 职业 道德 大 多 没有 实质 的 约束 力 和 强制 力 。 
6) 职业 道德 的 主要 内 容 是 对 员工 义务 的 要 求 。 
7) 职业 道德 标准 多 元 化 ， 代 表 了 不 同 企业 可 能 具有 不 同 的 价值 观 。 
8) 职业 道德 承载 着 企业 文化 和 凝聚 力 ， 影 响 深远 。 

2. 职业 守则 

1) 遵守 国家 法 律 、 法 规 和 企业 的 各 项 规章 制度 。 

2) 严格 履行 鉴别 、 把 关 、 监 督 、 报 告 和 预防 的 检验 职能 。 

3) 诚实 守信 ， 具 有 高 度 的 责任 心 。 

4) 认真 负责 ， 严 于 律己 ， 不 骄 不 躁 ， 吃 兰 耐 劳 ， 勇 于 开拓 。 

5) 刻苦 学 习 ， 钻 研 业 务 ， 努 力 提高 思想 、 科 学 文化 素质 。 

6) 爱护 设备 和 仪器 ， 保 持 工 作 环境 整洁 有 序 。 

7) 爱 岗 敬业 ， 团 结 同志 ， 协 调配 合 。 
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检验 人 员 在 检验 工作 中 会 使 用 测量 器 具 和 检测 仪器 具 检验 产品 ， 经 常会 
词 术语 。 为 了 方便 今后 工作 ， 避 免 出 现 不 必要 的 误会 或 差错 ， 现 将 一 些 常用 名 词 术语 及 
定义 介绍 如 下 。 




















一 、 名 词 术语 及 定义 的 分 类 


国家 标准 GBAT 17163 一 2008《 儿 何 量 测量 右 具 术语 基本 术语 》 和 
计量 术语 及 定义 》 明确 了 计量 器 具 和 通用 计量 术语 ， 将 这 些 
名 词 术语 划分 了 几 个 类 别 ， 使 人 们 在 应 用 过 程 中 容易 记忆 ， 同 时 避免 词类 的 混淆 。 

计量 规范 明确 指出 : 计量 与 测量 含义 不 尽 相 同 ， 但 在 该 规范 中 计量 单位 与 测量 


























到 一 些 名 


家 技术 计量 
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位 ,计量 器 具 与 测量 仪器 ， 计 量 基准 、 标 准 与 测量 标准 分 别 为 同 义 术语 ， 标 准 物 质 与 参 
考 物质 也 为 同 义 术 语 ， 请 使 用 时 予以 注意 。 

名 词 术语 及 定义 分 类 : 几何 量 测量 器 具 的 一 般 术 语 、 测 量 器 具 术 语 、 测 量 器 具 特 性 
术语 和 测量 标准 、 基 准 术 语 及 法 定 计 量 和 计量 管理 的 术语 和 定义 ,适用 于 几何 量 测量 咒 
具 及 其 相关 领域 。 

二 、 常 用 术语 及 定义 

检测 ， 顾 名 词义 是 检验 和 测量 的 总 称 。 检 测 就 是 确定 产品 是 否 满足 设计 要 求 的 过 
程 ， 即 判断 产品 合格 性 的 过 程 。 测 量 是 以 确定 量 值 为 目的 的 一 组 操作 ; 检验 是 通过 观察 
和 判断 ， 适 当时 结合 测量 、 试 验 或 估量 所 进行 的 符合 性 评价 活动 。 检 验 和 测量 的 区 别 在 
于 : 检验 只 评价 被 测 对 象 是 否 合格 ， 而 不 能 给 出 被 测 对 象 的 大 小 ; 测量 时 通过 将 被 测 对 
象 与 标准 量 的 比较 ， 得 到 被 测 对 象 的 具体 量 值 ， 判 别 被 测 对 象 是 否 合格 的 过 程 。 

1. 一 般 术 语 

(1) 量 和 单位 术语 和 定义 

1) (可 测量 的 ) 量 : 现象 、 物 体 或 物质 可 定性 区 别 和 定量 确定 的 属性 。 中 术语 
“ 量 ” 可 指 广义 的 量 或 特定 量 。 广 义 的 量 如 长 度 、 时 间 、 质 量 、 温 度 、 电 阻 、 物 质 的 量 
浓度 ; 特定 量 如 某 根 棒 的 长 度 、 某 段 导 线 的 电阻 、 给 定 酒 样 的 酒精 浓度 。@ 可 以 相互 按 
大 小 排序 的 量 称 为 同 种 量 。@ 同 种 量 可 组 合 在 一 起 形成 量 的 种 类 。 如 功 、 热 、 能 ; 厚 
度 、 周 长 、 波 长 。@ 量 的 符号 在 1SO 31 (GB 3100 ~3102) 中 给 出 。 

2) 量 值 : 一 般 由 一 个 数 乘 以 测量 单位 表示 特定 量 的 大 小 。 例 如 : 5. 34m 或 534em， 
15kg，10s，-40% 。 对 于 不 能 由 一 个 数 乘 以 测量 单位 所 表示 的 量 ， 可 以 参照 约定 参考 
标尺 ， 或 参照 测量 程序 ， 或 两 者 都 参照 的 方式 表示 。 

3) ( 量 的 ) 真 值 : 与 给 定 的 特定 量 的 定义 一 致 的 值 。 也 就 是 说 真 值 只 有 通过 完善 
的 测量 才 有 可 能 获得 ， 真 值 按 其 本 性 是 不 确定 的 ; 与 给 定 的 特定 量 的 定义 一 致 的 值 不 一 
定 只 有 一 个 。 

4) ( 量 的 ) 约定 真 值 : 为 某 一 给 定 目的 ， 被 赋予 特定 量 的 值 ， 该 值 有 时 被 约定 采用 
并 具有 适当 不 确定 度 。 例 如 : 在 给 定位 置 ， 通 过 参考 标准 复 现 的 量 所 指定 的 值 可 以 作为 
约定 真 值 。 约 定 真 值 有 时 被 称 为 指定 值 、 最 佳 估算 值 、 约 定 值 或 参考 值 。 常 常用 某 量 的 
多 次 测量 结果 来 确定 一 个 约定 真 值 。 

5) (测量 ) 单位 或 (计量 ) 单位 : 为 定量 表示 同 种 量 的 大 小 而 与 之 比较 的 ， 约 定 
地 确定 和 采用 的 特定 量 。 测 量 单位 具有 约定 的 名 称 和 符号 ; 同 量 纲 量 (不 一 定 是 同 种 
量 ) 的 单位 可 有 相同 的 名 称 和 符号 。 

6) 国际 单位 制 (SI) : 由 国际 计量 大 会 批准 采用 的 基于 国际 量 制 的 单位 制 ， 包 括 单 
位 名 称 和 符号 、 词 头 名 称 和 符号 及 其 使 用 规则 。 

国际 单位 制 建立 在 ISO 的 七 个 基本 量 的 基础 上 ， 基 本 量 和 相应 单位 的 名 称 和 符号 见 


表 1-1。 
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表 1-1 国际 单位 制 
基本 量 基本 单位 名 注 
名 称 名 称 符号 
长 度 米 小 写 
质量 千克 (公斤 ) kg 两 字母 均 小 写 
时 间 秒 s 小 写 
电流 安 [ 培 ] A 大 写 
热力 学 温度 [ 尔 文 ] K 大 写 
物质 的 量 摩 [ 尔 ] mol 三 字母 均 小 写 
发 光 强 度 坎 [ 德 拉 ] cd 两 字母 均 小 写 
SI 的 基本 单位 都 有 其 严格 的 定义 ， 并 经 国际 计量 大 会 通过 ， 目 前 ， 除 质量 的 单位 





干 克 外 ， 其 他 单位 都 是 根据 自然 规律 定义 的 。 








导出 单位 是 用 基本 单位 的 代数 式 表 示 的 单位 。 这 种 单位 的 符号 中 的 乘 和 除 采 用 数学 


符号 。 
(2) 测量 类 术语 和 定义 























1) 测量 : 
2) 测试 : 具有 试验 性 质 的 测量 。 
3) 计量 : 实现 单位 统一 














通过 试验 获得 并 可 合理 赋予 某 量 一 个 





或 多 个 量 值 的 过 程 。 


、 量 值 准确 可 靠 的 活动 。 


4) 测量 方法 : 对 测量 过 程 中 使 用 的 操作 所 给 出 的 逻辑 性 安排 的 一 般 性 描述 。 注 : 





测量 方法 可 用 不 同方 式 表 述 ， 如 蔡 代 法 、 





5) 测量 原理 : 用 作 测 量 基础 的 现象 。 例 如 : 中 应 用 于 温 





微 差 法 、 零 位 法 、 直 接 测 
度 测 量 的 热电 效应 ;外 应 


























量 法 、 














间接 测量 法 。 
























































用 于 电位 差 测 量 的 约瑟夫 森 效 应 ; @ 应 用 于 速度 测量 的 多 普 勒 效应 ; 由 应 用 于 分 子 振动 
波 数 测量 的 喇 曼 效应 。 

6) 测量 程序 : 进行 特定 测量 时 所 用 的 ， 根 据 给 定 的 测量 方法 具体 叙述 的 一 组 操作 。 
注 : 测量 程序 (有 时 被 称 为 测量 方法 ) 通常 记录 在 文件 中 ， 并 且 足 够 详尽 ， 以 使 操作 
者 在 进行 测量 时 不 再 需要 补充 资料 。 

7) 被 测量 : 拟 测量 的 量 。 例 如 : 给 定 的 水 样品 在 20Y% 时 的 蒸汽 压力 。 注 : 对 被 测 
量 的 详细 描述 可 要 求 包括 对 其 他 有 关 量 (如 时 间 、 温 度 和 压力 ) 作出 说 明 。 

8) 影响 量 : 不 是 被 测量 但 对 测量 结果 有 影响 的 量 。 例 如 : 用 千分尺 测量 长 度 时 的 
温度 。 

(3) 测量 结果 类 术语 和 定义 



































1) 测量 结果 : 由 测量 所 得 到 的 赋予 被 测量 的 量 值 。 在 给 出 测量 结果 时 ， 





应 说 明 它 


是 示 值 、 未 修正 测量 结果 或 已 修正 测量 结果 ， 还 应 表明 它 是 否 为 几 个 值 的 平均 ; 在 测量 








结果 的 完整 表述 中 应 包括 测量 不 确定 度 


， 必 要 时 还 应 说 明 有 关 景 






































2) (测量 结果 ) 重复 性 : 在 相同 测量 条 件 下 ， 





同一 被 测量 





终 啊 量 的 取 值 范围 。 
的 连续 多 次 测量 结果 之 














间 的 一 臻 程度。 这些 条 件 称 为 重复 性 条 件 。 重 复 性 条 件 包括 : 相同 的 测量 程序 、 相 同 的 


观测 者 、 在 相同 的 条 件 下 使 用 相同 的 测量 仪器 
以 用 测量 结果 的 分 散 性 定量 地 表示 。 




















、 相 同 地 点 、 在 短 时 间 内 重复 。 重 复 性 可 
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3) (测量 结果 ) 复 现 性 : 在 测量 条 件 改变 时 ， 同 一 被 测量 的 测量 结果 之 间 的 一 致 
性 。 在 给 出 复 现 性 时 ， 应 有 效 地 说 明 改 变 条 件 的 详细 情况 。 改 变 条 件 可 包括 : 测量 原 
理 、 测 量 方法 、 观 测 者 、 测 量 仪 器 、 参 考 测量 标准 、 地 点 、 使 用 条 件 、 时 间 。 复 现 性 可 
用 测量 结果 的 分 散 性 定量 地 表示 。 测 量 结 果 在 这 里 通常 理解 为 已 修正 结果 。 

4) 测量 不 确定 度 : 表征 可 被 合理 地 赋予 被 测量 的 量 值 的 分 散 特 性 ， 是 与 测量 结果 
相 联 系 的 参数 。 此 参数 可 以 是 诸如 标准 偏差 或 其 倍数 ， 或 是 已 说 明了 置信 水 平 的 区 间 的 
一 半 宽 度 。 测 量 不 确定 度 由 多 个 分 量 组 成 。 其 中 一 些 分 量 可 用 测量 列 结果 的 统计 分 布 估 
算 ， 并 用 实验 标准 偏差 表征 。 其 他 分 量 可 用 基于 经 验 或 其 他 信息 的 假定 概率 分 布 估算 ， 
也 可 用 标准 偏差 表征 。 测 量 结果 应 理解 为 被 测量 值 的 最 佳 估 计 ， 而 所 有 的 不 确定 度 分 量 
均 归 于 分 散 性 ， 包 括 那些 由 系统 效应 引起 的 分 量 ， 如 与 修正 值 和 参考 测量 标准 有 关 的 
分 量 。 

5) (测量 ) 误差 : 测量 结果 减 去 被 测量 的 真 值 。 由 于 真 值 不 能 确定 ， 实 际 上 用 的 是 
约定 真 值 。 当 有 必要 与 相对 误差 相 区 别 时 ， 此 术语 有 时 称 为 测量 的 绝对 误差 。 注 意 不 要 
与 误差 的 绝对 值 相 混淆 ， 后 者 为 误差 的 模 。 

6) 偏差 : 一 个 值 减 去 其 参考 值 。 

7) 系统 误差， 在 重复 性 条 件 下 ， 对 同一 被 测量 进行 无 限 多 次 测量 所 得 结果 的 平均 
值 与 被 测量 的 真 值 之 差 。 如 真 值 一 样 ， 系 统 误差 及 其 原因 不 能 完全 获知 。 对 测量 仪器 而 
言 ， 参 见 “ 偏 移 ”。 

8) 随机 误差 : 测量 结果 与 在 重复 性 条 件 下 ， 对 同一 被 测量 进行 无 限 多 次 测量 所 得 
结果 的 平均 值 之 差 。 a 井 行 有 限 次 数 ， 故 
可 能 确定 的 只 

2. 测量 器 有 具 术 语 

1) 测量 仪器 /计量 器 具 : 单独 地 或 连同 辅助 设备 一 起 用 以 进行 测量 的 器 具 。 例 如 ; 
坐标 测量 机 、 激 光 干 涉 仪 、 电 感 传感器 、 百 分 表 和 游标 卡尺 等 。 

2) 实物 量具 : 使 用 时 以 固定 形态 复 现 或 提供 给 定量 的 一 个 或 多 个 已 知 量 值 的 器 具 。 
例如 : 金属 直 尺 、 螺 纹 量规 、 铸 铁 平 板 和 量 块 等 。 

3) 测量 设备 : 为 实现 测量 过 程 所 必需 的 测量 仪器 、 软 件 、 测 量 标准 、 标 准 物质 
辅助 设备 或 其 组 合 。 

4) 指示 式 (测量 ) 仪器 /显示 式 (测量 ) 仪器 : 显示 示 值 的 测量 仪器 。 例 如 : 电 
感 测 微 仪 、 百 分 表 和 千分尺 等 。 显 示 可 以 是 模拟 的 〈 连 续 或 断 续 ) 或 数字 的 ; 多 个 量 
值 可 以 同时 显示 ; 显示 式 测量 仪器 也 可 提供 记录 。 

5) 记录 式 (测量 ) 仪器 : 提供 示 值 记录 的 测量 仪器 。 例 如 : 气压 记录 仪 、 热 释 光 
剂量 计 和 记录 式 光 谱 仪 等 。 记 录 (显示 ) 可 以 是 模拟 的 (连续 或 断 续 ) 或 数字 的 ; 多 
个 量 值 可 以 同时 记录 (显示) ; 记录 式 仪器 也 可 显示 示 值 。 

6) 指示 器 : 根据 相对 于 标尺 标记 的 位 置 能 够 确定 示 值 的 ， 显 示 单 元 中 国定 的 或 可 
动 的 部 件 。 例 如 : 指针 、 光 点 、 液 面 和 记录 笔 等 。 

7) 示 值 范围 : 极限 示 值 界限 内 的 一 组 值 。 对 模拟 显示 而 言 ， 它 可 以 称 为 标尺 范围 。 
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示 值 范围 可 以 用 标注 在 显示 器 上 的 单位 表示 ， 与 被 测量 单位 无 关 ， 通常 用 其 上 下 限 说 
明 。 例 如 : 10 ~100%C 。 

8) 标尺 间隔 /分 度 值 : 对 应 两 相 邻 标尺 标记 的 两 个 值 之 差 。 标 尺 间隔 用 标注 在 标尺 
上 的 单位 表示 ， 与 被 测量 的 单位 无 关 。 

9) (测量 仪器 的 ) 调整 : 使 测量 仪器 性 能 进入 适 于 使 用 状态 的 操作 。 调 整 可 以 是 
自动 的 、 半 自动 的 或 手动 的 。 

3. 测量 器 具 特 性 术语 

1) 标 称 值 : 用 于 指导 使 用 的 测量 器 具 特 性 的 圆 整 值 或 近似 值 。 例 如 : 标注 在 标准 
电阻 上 的 标注 值 100Q; 标注 在 单 标记 量 杯 上 的 量 值 1L。 

2) 示 值 : 由 测量 仪器 或 测量 系统 所 给 出 的 量 值 。 由 显示 器 读 出 的 值 可 称 为 直接 示 
值 ， 将 它 乘 以 仪器 常数 即 为 示 值 ; 这 个 量 可 以 是 被 测量 、 测 量 信号 或 用 于 计算 被 测量 之 
值 的 其 他 量 ; 对 于 实物 量具 ， 示 值 就 是 它 所 标 出 的 值 。 

3) 标 称 范围 : 测量 仪器 的 操纵 器 件 调 到 特定 位 置 时 所 得 到 的 示 值 范围 。 标 称 范 于 
通常 用 其 上 限 和 下 限 表 明 ， 例 如 100 ~ 200% 。 若 下 限 为 零 ， 标 称 范 围 一 般 只 用 其 上 限 
表明 ， 例 如 0 ~100V 的 标 称 范围 可 表示 为 100V。 

4) 量程 : 标 称 范围 两 极限 之 差 的 模 。 例 如 : 对 于 -10 ~ +10V 的 标 称 范 围 ， 其 量 
程 为 20V。 注 : 在 有 些 知识 领域 中 ， 最 大 值 与 最 小 值 之 差 称 为 范围 。 

5) 测量 范围 /工作 范围 : 测量 器 具 的 误差 在 规定 极限 内 的 一 组 被 测量 的 值 。 按 约定 
真 值 确定 “误差 ”。 

6) 漂移 : 测量 仪器 的 计量 特性 缓慢 变化 。 

7) (显示 装置 ) 分 辨 力 : 能 有 效 辨 别 的 显示 装置 的 示 值 间 的 最 小 差异 。 对 于 数字 
式 显示 装置 ， 即 为 最 小 有 效 数 字 变 化 一 个 步 距 时 的 示 值 变化 。 此 概念 也 适用 于 记录 式 
装置 。 

8) 稳定 性 : 测量 仪器 保持 其 计量 特性 随时 间 恒 定 的 能 力 。 当 稳定 性 被 认为 与 其 他 
量 有 关 而 非 时 间 时 ， 则 应 明确 说 明 。 稳 定性 可 以 用 几 种 方式 定量 表示 ， 例 如 : 用 计量 特 
性 变化 某 个 规定 的 量 所 经 过 的 时 间 ; 用 计量 特性 经 规定 的 时 间 所 发 生 的 变化 。 

4. 测量 标准 、 基 准 术 语 

1) (测量 ) 标准 /基准 : 为 了 定义 、 实 现 、 保 存 或 复 现 量 的 单位 或 一 个 或 多 个 量 值 ， 
而 用 作 人 参考 的 实物 量具 、 测 量 仪器 、 参 考 物质 或 测量 系统 。 例 如 : 1kg 质量 标准 或 标准 
电流 表 等 。 一 组 相似 的 实物 量具 或 测量 仪器 ， 通 过 它们 的 组 合 使 用 所 构成 的 标准 称 为 集 
合 标准 。 一 组 其 值 经 过 选择 的 标准 ， 它 们 可 单独 使 用 或 组 合 使 用 ， 从 而 提供 一 系列 同 种 
量 值 ， 称 为 标准 组 。 

2) 国际 (测量 ) 标准 : 经 国际 协议 承认 的 测量 标准 ， 在 国际 上 作为 对 有 关 量 的 其 
量 标准 定 值 的 依据 。 

3) 国家 (测量 ) 标准 : 经 国家 决定 承认 的 测量 标准 ， 在 一 个 国家 内 作为 对 有 关 量 
的 其 他 测量 标准 定 值 的 依据 。 
4) 基准 / 原 级 标准 : 具有 最 高 的 计量 学 特性 ， 其 值 不 必 人 参考 相 同 量 的 其 他 标准 ， 被 

































































































































































忆 | 
































他 涡 


= 


























7 
Bs 


大 机械 产品 检验 工 (基础 知识 ”中 级 ) 








指定 的 或 普遍 承认 的 测量 标准 。 基 准 的 概念 同等 地 适用 于 基本 量 和 导出 量 。 

5) 工作 标准 : 用 于 日 常 校准 或 校 验 实物 量具 、 测 量 仪器 或 参考 物质 的 测量 标准 。 
工作 标准 通常 用 参考 标准 校准 。 用 于 确保 日 常 测量 工作 正常 进行 的 工作 标准 称 为 校 验 
标准 。 

6) 淹 源 性 : 通过 一 条 具有 规定 不 确定 度 的 不 间断 的 比较 链 ， 使 测量 结果 或 测量 标 
准 的 值 能 够 与 规定 的 参考 标准 ， 通 常 是 与 国家 测量 标准 或 国际 测量 标准 联系 起 来 的 特 
性 。 此 概念 常用 形容 词 “可 溯源 的 ”来 表达 。 这 条 不 间断 的 比较 链 称 为 溯源 链 。 

7) 校准 : 在 规定 条 件 下 ， 为 确定 测量 仪器 或 测量 系统 所 指示 的 量 值 ， 或 实物 量具 
或 参考 物质 所 代表 的 量 值 ， 与 对 应 的 由 标准 所 复 现 的 量 值 之 间 关 系 的 一 组 操作 。 校 准 结 
果 既 可 给 出 被 测量 的 示 值 ， 又 可 确定 示 值 的 修正 值 。 校 准 也 可 确定 其 他 计量 特性 ， 如 影 
响 量 的 作用 。 校 准 结果 可 以 记录 在 校准 证 书 或 校准 报告 中 。 

5. 法 制 计量 和 计量 管理 

1) 计量 右 具 的 检定 查 明和 确认 测量 器 具 是 否 符 合法 定 要 求 的 活动 ， 它 包括 检 
查 、 加 标记 和 (或 ) 出 具 检定 证 书 。 

2) 法 定 计 量 单位 : 国家 法 律 、 法 规 规定 使 用 的 测量 单位 。 

3) 测量 仪器 的 法 制 控制 : 针对 测量 仪器 所 规定 的 法 定 活 动 的 总 称 ， 如 型 式 批准 、 
检定 等 。 

4) 计量 监督 : 为 检查 测量 仪器 是 否 遵 守 计 量 法 律 、 法 规 要 求 并 对 测量 仪器 的 制造 、 
进口 、 安 装 、 使 用 、 维 护 和 维修 所 实施 的 控制 。 计 量 监督 还 包括 对 商品 量 和 向 社会 提供 
公证 数据 的 检测 实验 能 力 的 监督 。 

5) 后 续 检 定 : 测量 仪器 在 首次 检定 后 的 一 种 检定 ， 包 括 强制 周期 检定 和 修理 后 
检定 。 

6) 强制 周期 检定 : 根据 规程 规定 的 周期 和 程序 ， 对 测量 仪器 定期 进行 的 一 种 后 续 































































































































































































7) 计量 器 具 的 检定 : 简称 计量 检定 或 检定 ， 是 指 查 明和 确认 测量 仪器 符合 法 定 要 
求 的 活动 ， 它 包括 检查 、 加 标记 和 (或 ) 出 具 检 定 证 书 。 

8) 实验 室 认可 : 对 校准 和 检测 实验 室 有 能 力 进行 特定 类 型 校准 和 检测 所 做 的 一 种 
正式 承认 。 




















仿 令 令 第 三 节 检验 依据 





检验 的 定义 是 : 通过 观察 和 判断 ， 适 当时 结合 测量 、 试 验 或 估量 所 进行 的 符合 性 的 
评价 。 它 适用 于 产品 质量 、 工 序 能 力 、 各 种 工作 质量 检验 。 




















检验 产品 : 指 用 工具 、 仪 器 或 其 他 分 析 方 法 检查 各 种 原材料 、 半 成 品 、 成 品 是 否 符 
合 特定 的 技术 标准 、 规 格 的 工作 过 程 。 对 产品 或 工序 过 程 中 的 实体 进行 度量 、 测 量 、 检 








查 和 实验 分 析 ， 并 将 结果 与 规定 值 进行 比较 和 确定 是 否 合格 所 进行 的 活动 。 
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产品 质量 检验 依据 是 法 ， 检 验 过 程 是 执法 过 程 ， 检 验 员 要 严格 按照 产品 质量 检验 依 
据 来 检验 产品 的 质量 ， 经 过 检验 ， 特 性 符合 检验 依据 的 产品 ， 则 判 为 合格 品 ; 特性 不 符 
合 检 验 依据 的 产品 ， 则 判 为 不 合格 品 。 要 做 到 有 法 必 依 ， 执 法 必 严 ， 把 好 产品 质量 关 ， 
决 不 让 不 合格 品 转 入 下 道 工序 。 

总 之 ， 检 验 是 符合 性 评价 或 判断 。 评 价 或 判断 ， 就 需要 有 判定 标准 ， 即 要 有 依据 。 
机 械 产 品质 量 检验 的 依据 通常 有 产品 图 样 、 工 艺 文 件 、 法 律 法 规 、 传 递 的 合格 证 或 性 能 
试验 报告 、 合 同和 技术 协议 书 、 样 品 等 方面 。 


、 产 品 图 样 


在 机 械 产品 制造 企业 中 ， 产 品 图 样 一 般 包 括 : 图 样 、 验 收 技术 条 件 。 

技术 工艺 部 门 根据 产品 图 样 、 验 收 技术 条 件 编制 产品 检验 验收 〈( 复 验 ) 规范 或 检 
验 工艺 规程 ， 有些 检 验 部 门 再 依据 产品 图 样 和 验收 ( 复 验 ) 规范 编制 检验 作业 指导 书 
或 检验 工艺 (卡片 规程 。 

产品 图 样 是 “工程 语言 "， 是 产品 的 设计 思想 、 技 术 要 求 的 主要 和 载体， 产品 的 许多 
质量 要 求 、 技 术 标 准 的 许多 内 容 均 反映 在 图 样 上 。 图 样 是 产品 质量 检验 的 主要 依据 之 
一 。 因 此 ， 每 个 检验 员 必 须 会 看 懂 所 检验 产品 的 图 样 ， 并 深刻 领会 图 上 (文件 中 ) 的 
每 一 项 质量 要 求 ， 以 便于 针对 要 求 ， 采 取 相 应 的 检验 方法 实施 检验 。 









































二 、 工 艺 文 件 

工艺 文件 也 是 产品 质量 检验 的 主要 依据 之 一 。 工 艺 是 使 各 种 原材料 、 半 成 品 变 成 产 
品 的 方法 和 过 程 ; 文件 可 以 理解 为 记录 有 信息 的 各 种 媒体 。 工 艺 文 件 是 对 工艺 过 程 的 描 
述 ， 它 属于 一 种 规范 性 文件 。 

工艺 文件 包括 工艺 路 线 、 产 品 制 造 工艺 规程 等 。 有 些 工 艺 规程 中 包括 了 检验 的 内 容 
(生产 人 员 自 检 和 检验 部 门 的 专 检 ) 、 交 验 / 抽 验方 案 等 ; 技术 状态 更 改 状 况 ， 如 技术 通 
知 、 改 图 申请 通知 单 等 。 

(1) 工艺 文件 的 种 类 ”工艺 文件 种 类 繁多 ， 主 要 有 工艺 流程 卡 、 工 艺 余 量 标准 、 工 
艺 规程 、 工 艺 过 程 卡 、 工 艺 卡 、 工 序 卡 、 检 验 卡 、 工 艺 守则 、 通 用 工艺 规程 、 典 型 工艺 
规程 、 标 准 工艺 规程 、 计 算 机 辅助 工艺 过 程 和 检验 指导 书 等 。 

(2) 工艺 技术 标准 ”工艺 技术 标准 是 指 产 品 实现 过 程 中 ， 对 原材料 、 半 成 品 进行 加 
工 、 装 配 和 设备 运行 、 维 修 的 技术 要 求 以 及 服务 提供 而 制定 的 标准 。 

(3) 工艺 规程 ”工艺 规程 是 为 设备 、 构 件 或 产品 的 设计 、 制 造 、 安 装 、 维 护 或 使 用 
而 推荐 的 惯例 或 程序 文件 。 工 艺 规程 可 以 是 标准 、 标 准 的 一 个 部 分 或 与 标准 有 关 的 
文件 。 

(4) 工艺 流程 图 及 其 符号 ”工艺 流程 是 指 生产 对 象 由 投入 到 产 出 ， 经 过 一 定 顺序 排 
列 的 加 工 、 搬 运 、 检 验 、 停 放 、 储 存 的 过 程 ， 表 示 这 一 过 程 的 图 形 ， 称 为 工艺 流程 网 。 
国家 标准 规定 了 工艺 流程 图 的 符号 及 其 含义 见 表 1-2; 常用 的 检验 字符 见 表 1-3; 检验 
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工具 符号 及 说 明 见 表 1-4。 
表 1-2 工艺 流程 图 的 符号 及 其 含义 





符号 类 别 符号 名 称 符号 符号 含义 





表示 对 生产 对 象 进行 加 工 、 装 配 、 合 

















成 .分解 .包装 、 处 理 等 
> 搬运 表示 对 生产 对 象 进行 搬运 .运输 、 答 
送 等 ,或 作业 人 员 作业 位 置 的 变化 
数量 检验 表示 对 生产 对 象 进行 数量 检验 














基本 符号 | 3 | 检验 
表示 对 生产 对 象 进 行 质量 检验 

















表示 生产 对 象 在 工作 地 附近 临时 






















































































4 停放 停放 
表示 生产 对 象 在 保管 场地 有 计划 的 
和 表示 在 工艺 流程 图 中 工序 间 的 顺序 
Ny 线 AF WW 卜 y 
| a 连接 , 流程 线 交 叉 处 可 以 用 
车 -个 - 规 
ee 表示 在 工艺 流程 图 中 对 管理 区 域 的 
辅助 符号 | > 分 区 划分 , 除 用 分 区 符号 外 ,还 可 使 用 不 同 
颜色 加 以 表示 
表示 对 工艺 流程 图 作 部 分 省 略 , 当 
3 省 略 顺序 关系 难以 辨 明 时 ,可 以 用 小 或 1 
表示 流程 方向 
1 
在 给 定 的 时 间 内 ,加 工 与 数量 检验 
同时 进行 
吕 
和 Ac 的 质量 术 人 
ee i ee 质量 检验 
3 在 给 定 的 时 间 内 ,加 工 与 搬运 同时 

















进行 














th -aonol 
























































第 一 章 检验 基础 知识 朋 
( 续 ) 
符号 类 别 符号 名 称 符号 符号 含义 
在 给 定 的 时 间 内 ,质量 检验 与 数量 
复合 符合 合 禾 合 
受 合 付 合 4 复合 符合 检验 同时 进行 
表 1-3 常用 的 检验 字符 
检验 名 称 字符 检验 名 称 字符 检验 名 称 字符 
进货 检验 E 合格 验收 C 理化 检验 F 或 M 
过 程 检验 P 一 般 检 查 A 或 I 全 数 检验 工 或 100% 
最 终 检验 Z 感官 检验 S 抽样 检验 SP 或 nyec 
成 品 检验 ZP 外 观 检验 N 监视 点 W.P 














与 产品 质量 有 关 的 法 律 法 规 





为 了 加 强 对 产品 质量 的 监督 管理 ， 明 确 产 品质 




















合法 权 








益 ， 以 及 引导 组 织 不 断 提 高 产品 质量 





， 规 范 市 场 ， 我 国 非 党 





量 责任 ， 保 护 国 家 、 组 织 和 消费 者 的 








党 重视 产品 质量 立法 工 







































































































































































作 ， 目 前 ， 以 《中 华人 民 共 和 国产 品质 量 法 》 为 基本 法 ， 辅 以 其 他 配套 法 律 、 产 品 特 
殊 立 法 等 ， 形 成 了 产品 质量 立法 体系 ， oe 质量 检验 工作 提供 了 丰富 和 有 力 的 依据 。 
表 1-4 检验 工具 符号 及 说 明 

序号 符号 说 明 序号 符号 说 明 
本 平板 .平台 (或 测 7 > 连续 转动 (不 超过 一 
量 平 面 ) 周 ) 
人 -一 ~ 间断 转动 (不 超过 一 
国定 支承 ee 超过 
9 旋转 
3 x 可 调 支 承 gd 
ee 10 指示 计 
4 ~ 连续 直线 移动 S 
间断 下 线 移动 带 有 指示 计 的 测量 架 
11 (测量 架 的 符号 ,根据 测 
沿 几 个 方向 直线 量 设备 的 用 途 , 可 画 成 
6 XX 移动 其 他 式样 ) 
与 产品 质量 有 关 的 法 律 ( 少数 ) 
二 与 产品 质量 有 关 的 法 律 主要 有 : 
1) 中 华人 民 共 和 国产 品质 量 法 。 
2) 中 华人 民 共 和 国标 准 化 法 。 
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3) 中 华人 民 共 和 
4) 中 华人 民 共 和 
5) 中 华人 民 共 和 


(1) 国家 标准 体系 
佳 秩序 ， 经 协商 一 致 制定 并 


























国 进出 口 商品 检验 法 。 

国 消费 者 权益 保护 法 等 。 

2. 与 产品 质量 有 关 的 法 规 ( 大量) 

大 量 的 是 与 产品 质量 有 关 的 法 规 ， 也 就 是 规章 制度 和 标准 。 
GB/T 20000. 1 一 2000 对 标准 的 定义 : 为 了 在 一 定 的 范围 内 获得 最 
日 公认 机 构 批准 ， 共 同 使 用 和 重复 使 用 的 一 种 规范 文件 。 








标准 按照 其 发 行 和 规范 的 类 型 分 为 以 下 几 类 : 国际 标准 、 区 域 标准 、 国 家 标准 、 行 
业 标 准 和 地 方 标准 ， 这 些 标准 可 视 为 公认 的 技术 规则 。 
标准 有 国家 标准 (GB、GBAT、GJB、GJBAT) ,行业 标准 (JB 机 械 、HG 化 工 、JT 

















) ， 地 方 标准 (DB x x ) ， 企 业 标准 (不 对 外 的 内 控 标 准 和 可 对 外 明示 标准 )， 


国际 标准 (ISO 、ISOZTR 、ISOZIEC ) ， 国 外 先进 标准 ( ANSI、JIS、MIL、UL…… ) 等 。 
按 我 国标 准 涉 及 范围 分 : 国家 标准 、 行 业 标准 、 地 方 标准 、 企 业 标 准 和 标准 化 指导 性 技 


术 文件 (GB/Z); 按 标准 的 性 质 分 : 技术 标准 、 


























管理 标准 和 工作 标准 ; 按 标准 化 的 对 象 


可 分 为 : 基础 标准 、 产 品 标准 、 方 法 标准 、 工 艺 标准 、 设 备 标准 、 检 验 和 实验 方法 


标准 。 


国家 标准 是 指 对 全 国 经 济 技术 发 展 有 习 





























站 大 意义 ， 需 要 在 全 











范围 内 统一 的 技术 要 求 





所 制定 的 标准 。 国 家 标准 在 全 国 范围 内 适用 ， 其 他 各 级 标准 不 得 与 之 相抵 触 ; 国家 标准 
是 四 级 标准 体系 (国家 标准 、 行 业 标准 、 地 方 标准 、 企 业 标 准 ) 中 的 主体 。 





行业 标准 是 指 对 没有 国家 标准 1 














定 的 标准 。 行 业 标准 是 对 
制定 不 得 与 国家 标准 相抵 
地 方 标准 是 书 














和 i 又 需要 在 全 国 某 个 行业 范围 内 统一 的 技术 要 求 所 制 
家 标准 的 补充 ， 是 专业 性 、 技 术 性 较 强 的 标准 ;行业 标准 的 























一 工业 产品 的 安全 、 














触 ， 国 家 标准 公布 实施 后 ， 相 应 的 行业 标准 即行 废止 。 








旨 对 没有 国家 标准 和 行业 标准 而 又 需要 在 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 范围 内 统 
央 定 的 标准 ， 地 方 标准 在 本 行政 区 域内 适用 ， 不 得 与 国 





家 标准 和 行业 标准 相抵 触 。 国 家 标准 、 行 业 标准 公布 实施 后 ， 相 应 的 地 方 标准 即行 


废止。 


企业 标准 是 指 企业 所 
工作 要 求 所 制定 的 标准 。 企 业 林 
组 织 制定 并 报 省 、 自 治 区 、 直 辖 人 














判定 的 产品 标准 和 在 企业 内 需要 协调 统一 的 技术 要 求 和 管理 、 
准 是 企业 组 织 生产 、 经 营 活动 的 依据 。 企 业 标 准 由 企业 




















Ff 人民 政府 备案 ， 军 品 企业 标准 不 备案 。 











强制 性 标准 所 规定 的 技术 内 容 和 要 求 是 国家 通过 法 律 的 形式 明确 要 求 必须 执行 ， 不 
允许 以 任何 理由 或 方式 违反 、 变 更 的 标准 。 它 包括 强制 性 的 国家 标准 、 行 业 标 准 和 地 方 


标准 。 对 违反 强制 性 标准 的 ， 
推荐 性 标准 是 指 国家 鼓励 自愿 采用 的 具有 指导 作用 而 又 不 宜 强 















































追究 当事人 法 律 责任 。 

















央 执 行 的 标准 ， 即 标 


准 所 规定 的 技术 内 容 和 要 求 具有 普遍 的 指导 作用 ， 人 允许 使 用 单位 结合 自己 的 实际 情况 ， 


灵活 加 以 选用 。 








机 械 产 品 检验 工 工作 中 所 应 用 的 标准 ， 主 要 是 指 上 述 四 级 标准 中 相应 的 技术 标准 。 
(2) 技术 标准 “技术 标准 是 指 重复 性 的 技术 事项 在 一 定 范围 内 的 统一 规定 。 
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我 国 将 技术 标准 ( 按 层次 ) 分 为 国家 标准 、 行 业 标准 、 地 方 标准 、 企 业 标 准 。 其 
中 ， 国 家 标准 包括 国标 (GB) 、 国 军 标 (GJB) 等 ; 行业 标准 包括 机 械 行业 标准 (JB)、 
电子 行业 标准 (SJ)、 兵 工 民 品行 业 标准 (WJ) 、 船 舶 行业 标准 (CB)、 航 空 行业 标准 
(HB)、 有 人 色 冶金 行业 标准 (YS) 、 核 工业 行业 标准 (是 ) 等 ; 地方 标准 主要 是 规范 地 
方 区 域 性 范围 类 的 产品 、 方 法 、 技 术 等 的 标准 ; 企业 标准 包括 企业 技术 标准 、 企 业 工作 
标准 、 企 业 产 品 标准 三 大 类 。 

在 检验 工作 中 用 的 标准 ， 主 要 是 对 产品 质量 、 品 质 规格 、 工 艺 及 检验 方法 等 所 作 的 
技术 规定 。 技 术 标 准 可 进一步 分 为 技术 基础 标准 、 产 品 标准 、 方 法 标准 、 工 艺 标准 、 检 
验 和 试验 方法 标准 、 设 备 标准 、 原 材料 标准 、 安 全 标准 、 环 境 保护 标准 和 卫生 标准 。 

1) 技术 基础 标准 。 技 术 基 础 标准 按 层 次 分 ， 一 般 包 括 通用 性 技术 基础 标准 、 行 业 
技术 基础 标准 和 专业 技术 基础 标准 。 技 术 基 础 标准 按 类 别 分 ， 一 般 包 括 技术 通则 或 导 则 
类 ; 通用 技术 语言 标准 ; 量 和 单位 标准 、 数 值 与 数据 标准 ， 即 参数 系列 类 ; 结构 要 素 和 
互 换 互 连 类 ; 环境 保护 及 适应 性 、 可 靠 性 、 安 全 通用 标准 和 通用 方法 类 。 

2) 产品 标准 。 对 产品 结构 、 规 格 、 质 量 和 检验 方法 所 做 的 技术 规定 ， 称 为 产品 标 
准 。 即 指 规定 一 个 产品 或 一 类 产品 应 满足 的 要 求 以 确保 其 适用 性 的 标准 。 产 品 标准 除了 
包括 适用 性 的 要 求 外 ， 还 可 直接 地 或 通过 引用 间接 地 包括 诸如 术语 、 抽 样 、 测 试 、 包 装 
和 标签 等 方面 的 要 求 ， 有 时 还 可 包括 工艺 要 求 。 它 是 产品 生产 、 检 验 、 验 收 、 使 用 、 维 
修 和 贸易 洽谈 的 技术 依据 。 

产品 标准 按 其 适用 范围 ， 分 别 由 国家 、 部 门 和 企业 制定 。 它 是 一 定时 期 和 一 定 范 围 
具有 约束 力 的 产品 技术 准则 ， 是 产品 生产 、 质 量 检 验 、 选 购 验收 、 使 用 维护 和 洽谈 贸 
易 的 技术 依据 。 产 品 标准 还 进行 分 屋 ， 如 基础 规范 、 总 规范 、 分 规范 、 空 白 详 细 规 范 和 
详细 规范 。 

3) 方法 标准 。 方 法 标准 指 的 是 通用 性 的 方法 ， 如 试验 方法 、 检 验方 法 、 分 析 方 
法 、 测 定 方法 、 抽 样 方法 、 工 艺 方法 、 生 产 方法 、 操 作 方 法 等 项 标准 。 

方法 标准 包括 两 类 : 以 试验 、 检 查 、 分 析 、 抽 样 、 统 计 、 计 算 、 测 定 、 作 业 等 方法 
为 对 象 制定 的 标准 ; 为 合理 生产 优质 产品 ， 并 在 生产 、 作 业 、 试 验 、 业 务 处 理 等 方面 为 
提高 效率 而 制定 的 标准 。 

4) 安全 标准 。 为 保护 人 和 物 安全 制定 的 标准 ， 称 为 安全 标准 。 安 全 标准 一 般 有 两 
种 形式 : 一 种 为 专门 的 安全 标准 ， 另 一 种 是 在 产品 标准 或 工艺 标准 中 列 出 有 关 安 全 的 要 
求 和 指标 。 安 全 系统 工程 有 关 事 故 形成 的 理论 认为 ， 事 故 是 由 人 、 物 、 环 境 、 管 理 四 要 
素 引 起 的 ， 事 故 预防 应 从 影响 系统 的 四 个 因素 ， 即 人 、 物 、 环 境 、 管 理 出 发 进行 综合 治 
理 ， 劳 动 安 全 卫生 应 用 标准 都 用 来 防止 事故 和 职业 病 的 发 生 ， 因 此 它 必 须 包含 针对 人 的 
不 安全 行为 、 物 的 不 安全 状态 、 环 境 因 素 、 管 理 因素 四 方面 的 标准 。 

5) 环境 保护 标准 。 环 境 保 护 标准 是 指 以 保护 环境 为 目的 制定 的 标准 。 环 境 保护 标 
准 按 标准 性 质 划 分 为 强制 性 标准 和 推荐 性 环境 保护 标准 。 

(3) 我 国 与 产品 质量 有 关 的 法 规 举 例 

1) 国务 院 发 布 的 《关于 进一步 加 强 产品 质量 工作 若干 问题 的 决定 》。 












































































































































































































































大 | 机 械 产 品 检验 工 (基础 知识 ”中 级 ) 





2) 《武器 装备 质量 管理 条 例 》， 本 条 例 自 2010 年 11 月 1 日 起 施行 。 
3) 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 发 布 的 《产品 质量 国家 监督 抽查 管理 办 法 》《 中 国 
名 牌 产 品 管理 办 法 》《 采 用 国际 标准 管理 办 法 》 等 。 

(4) 与 检验 有 关 的 技术 法 规 举例 

1) GB/AT 6315 一 2008《 游 标 、 带 表 和 数 显 万 能 角度 尺 》。 

2) GB/T 22092 一 2008 《电子 数 显 测 微 头 和 深度 千分尺 》。 

3) GJB 1442A 一 2006《 检 验 工作 要 求 》。 

4) JB/AT 7421. 1 一 2006《 铣 钻床 第 1 部 分 : 精度 检验 》。 

5) GB/T 2828. 10 一 2010《 计 数 抽样 检验 程序 第 10 部 分 : GB/T 2828 计数 抽样 检 
验 系 列 标准 导 则 》。 

6) GB/T 8170 一 2008《 数 值 修 约 规则 与 极限 数值 的 表示 和 判定 》。 

7) GBZT 17164 一 2008《 几 何 量 测量 器 具 术 语 产品 术语 》。 

法 律 、 法 规 是 不 断 修 改 的 ， 在 执行 中 除 执行 有 效 版 本 外 ， 要 不 折 不 扣 地 执行 与 产品 
质量 有 关 的 法 律 、 法 规 ， 以 维护 国家 、 企 业 和 消费 者 的 合法 权益 ， 这 也 是 检验 人 员 的 本 
分 所 在 。 


四 、 传 递 的 合格 证 明文 件 (性 能 试验 报告 ) 


合格 证 明文 件 是 检验 的 重要 依据 之 一 ， 不 论 是 进货 检验 、 过 程 检验 还 是 最 终 产 品 检 
验 ， 合 格 证 明文 件 有 些 是 必 不 缺少 的 。 

如 果 作 为 采购 检验 ， 一 般 情 况 下 ， 就 应 该 查验 供 方 的 合格 证 明文 件 ， 并 按 技术 标准 
要 求 选 样 、 送 样 ， 查 看 理化 分 析 、 性 能 试验 报告 ,这 些 都 是 依据 。 如 果 是 过 程 检验 ， 就 
需要 验证 上 道 工 序 的 合格 证 明文 件 ， 然 后 按 验收 技术 文件 检验 产品 ， 检 验 合格 后 ， 开 有 具 
合格 证 明文 件 下 转 ; 如 总 闭 检 验 ， 装 配 前 ， 应 查验 零 部 件 的 合格 证 明文 件 ， 否 则 不 得 
装配 。 


五 、 合 同和 (或 ) 技术 协议 书 


在 订货 合同 和 技术 协议 中 检验 依据 要 十 分 明确 ， 而 且 可 操作 性 要 强 ; 特别 是 GB/T 
19001 一 2008 版 质量 管理 体现 标准 ， 强 调 了 对 外 包 的 控制 要 求 ， 在 外 包 的 合同 和 技术 协 
议 中 应 明确 过 程 监控 和 验收 的 要 求 ; 有 些 进 厂 验收 检测 条 件 不 具备 或 不 经 济 验收 的 情况 
下 ， 要 在 合同 和 技术 协议 中 明确 供 方 地 验收 的 项 目 、 内 容 和 要 求 ， 这 些 都 将 成 为 检验 验 
收 的 依据 。 

1. 合同 

合同 中 对 质量 要 求 的 条 款 是 产品 质量 检验 的 依据 ， 具 有 法 律 效 力 ， 务 必 认 真 对 待 。 

质量 检验 机 构 应 参与 合同 评审 ， 从 中 了 解 合同 对 产品 质量 和 检验 的 要 求 ， 审 查 合同 
中 不 明确 的 质量 要 求 和 检验 依据 及 检验 方法 条 款 ， 防 止 在 执行 中 实现 不 了 合同 对 质量 的 
要 求 而 违约 ， 给 组 织造 成 损失 。 
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2. 技术 协议 

技术 协议 是 供需 双方 对 开发 产品 的 水 平 、 结 构 性 能 、 适 用 的 法 规 等 要 求 而 编制 的 文 
件 ， 为 合同 的 附件 ， 是 验收 产品 的 依据 之 一 。 

技术 协议 书 一 般 包 括 以 下 内 容 : 

(1) 技术 内 容 ” 当 产品 无 可 引用 的 相关 标准 而 又 需要 约定 的 技术 方面 要 求 的 内 容 ， 
例如 产品 的 材质 、 性 能 、 外 观 、 包 装 等 方面 作出 具体 的 规定 。 

(2) 验收 内 容 ” 当 验 收 产 品 无 可 引用 的 相关 标准 时 ， 则 应 对 其 具体 的 验收 依据 、 
验收 程序 、 验 收 方法 等 作出 相应 的 规定 。 

(3) 其 他 内 容 ” 除 合同 不 包括 的 以 及 上 述 技 术 、 验 收 内 容 以 外 的 ， 而 又 要 双方 约 
定 的 事项 ， 均 可 作为 其 他 内 容 写 入 技术 协议 中 ， 例 如 售后 服务 、 质 量 纠纷 的 仲裁 等 。 

技术 协议 与 合同 一 样 ， 必 须 采 用 书面 形式 形成 文件 ， 经 当事人 双方 商定 签字 并 盖 章 
ee。 并 保存 。 

. 明示 担保 和 质量 承诺 

1 担保 是 表示 负责 ， 保 证 不 出 问题 或 一 定 办 到 。 明 示 是 公开 表示 ， 所 
以 ， 明 示 担 保 是 公开 表示 负责 ， 公 开 保证 不 出 问题 ， 公 开 表 示 一 定 办 到 。 

明示 担保 表现 的 形式 很 多 ， 例 如 ， 产 品 的 合格 证 、 说 明 书 、 产 品 执行 的 标准 、 产 品 
标识 、 产 品 标志 、 展 览 的 样品 等 都 是 明示 担保 ， 表 示 对 这 些 公 开 东 西 的 内 容 负责 。 质 量 
检验 机 构 应 对 本 组 织 出 具 的 有 关 产 品质 量 方面 的 文件 内 容 进 行 检 查 ， 看 是 否 有 与 产品 质 
量 不 相符 的 明示 担保 ， 若 有 ， 应 建议 有 关 部 门 修改 。 

(2) 质量 承诺 ”承诺 是 对 某 项 事务 答应 照办 ， 或 者 是 承担 应 允 别 人 的 话 。 承 诺 一 定 
要 说 到 做 到 ， 这 样 才 能 体现 诚信 。 

质量 承诺 涵盖 了 明示 担保 、 产 品 说 明 书 、 执 行 的 产品 标准 的 条 款 ， 就 是 产品 生产 组 
织 应 允 顾 客 的 话 ， 一 定 要 做 到 。 质 量 承诺 的 表现 形式 主要 有 质量 目标 、《 质 量 保证 声 
明 》、 广 告 等 ， 以 及 组 织 领 导 对 顾客 就 产品 质量 方面 的 各 种 言论 。 


六 、 样 品 ( 样 件 、 色 板 ) 


标准 样品 是 具有 足够 均匀 的 一 种 或 多 种 化 学 的 、 物 理 的 、 生 物 学 的 、 工 程 技术 的 或 
感官 的 等 性 能 特征 ， 经 过 技术 鉴定 ， 并 附 有 说 明 有 关 性 能 数据 证 书 的 一 批 样品 。 

标准 样品 可 以 是 纯 的 或 混合 的 气体 、 液 体 或 固体 ， 也 可 以 是 一 件 制品 或 图 像 。 多 数 
标准 样品 是 批量 鉴定 的 ， 也 就 是 在 一 批 物料 中 任意 抽取 少 到 能 满足 要 求 的 一 部 分 ， 它 能 
够 代表 整 批 物料 在 规定 的 不 确定 度 限 内 的 性 能 数值 ;少数 标准 样品 是 逐个 鉴定 的 单个 制 
品 。 还 有 些 标准 样品 由 于 它们 的 特性 不 能 用 已 经 建立 的 化 学 结构 和 其 他 原因 进行 说 明 ， 
因此 它们 的 特性 不 能 用 成 分 、 质 量 和 数量 来 表示 ， 也 不 能 用 严格 定义 的 测试 方法 来 测 
定 ， 这 类 标准 样品 包括 某 些 生物 性 质 的 、 工 程 技 术 和 感官 的 标准 样品 。 

1. 样品 

样品 是 能 够 代表 商品 品质 的 少量 实物 。 

有 些 验 收 要 求 在 用 文字 叙述 不 清 (无 法 用 文字 表达 清楚 ) 或 其 他 原因 的 情况 下 ， 
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提供 的 样品 作为 验收 依据 ， 主 要 是 实物 样 件 、 样 张 、 色 板 等 ， 将 样品 标准 作为 产品 的 交 
付 验收 的 标准 。 样 品 一 般 包 括 产品 的 物理 特性 、 化 学 组 成 、 机 械 性 能 、 外 观 造型 、 结 构 
特征 、 色 彩 、 尺 寸 大 小 和 形状 等 。 

2. 标准 样 件 

标准 样 件 有 两 类 ， 一 类 是 指 用 于 产品 检验 的 标准 样 件 ， 另 一 类 是 指 用 于 计量 检测 设 
备 标 校 的 标准 样 件 。 

(1) 用 于 产品 检验 的 标准 样 件 “用 于 产品 检验 的 标准 样 件 是 指 合格 的 样 件 ， 目 的 
是 为 确保 产品 质量 稳定 。 

工程 人 员 及 检验 人 员 应 确定 各 类 样 件 保持 完好 ， 以 便 在 产品 发 生变 异 或 需要 时 用 于 
质量 分 析 和 比较 参考 ; 其 中 另外 一 类 缺陷 样 件 〈 极 限 样 件 ) 是 指 某 种 缺陷 能 被 顾客 指 
定 接受 的 准则 ， 是 某 种 缺陷 的 标准 样 件 ， 方 便 员 工 和 检验 员 判 定 用 。 例 如 产品 外 观 气孔 
检查 ， 从 有 气孔 的 产品 中 挑 出 一 种 或 几 种 类 型 (数量 、 大 小 、 分 布 情况 的 极限 状态 ) 
样品 ， 供 检验 人 员 和 操作 人 员 使 用 的 共同 标准 样品 ， 超 过 该 极限 样品 的 不 能 接收 ， 否 则 
可 以 接收 ， 即 合格 。 

(2) 用 于 计量 检测 设备 标 校 的 标准 样 件 ”该 类 样 件 是 指 用 于 计量 检测 设备 、 仪 器 
检定 、 校 准 的 标准 样 件 。 

根据 计量 管理 体系 的 溯源 性 要 求 ， 在 生产 过 程控 制 中 ， 根 据 不 同 的 工序 特点 和 要 求 
应 有 与 此 相 匹 配 的 标准 样 件 。 

标准 样 件 是 生产 样 件 中 全 尺寸 检测 用 于 封 样 的 样 件 。 标 准 样 件 在 生产 过 程 中 起 着 标 
尺 与 准绳 的 作用 ， 如 何 使 用 和 管理 好 标准 样 件 成 为 企业 质量 和 管理 人 员 必 备 的 技能 ， 为 
确保 产品 质量 稳定 ， 工 程 技术 人 员 及 质量 检验 人 员 应 确定 各 类 样 件 并 保持 完好 ， 以 便 在 
产品 发 生变 异 或 需要 时 用 于 质量 分 析 和 比较 参考 。 












































































































































仿 今 今 第 四 节 检验 的 分 类 和 方式 


一 、 检 验 的 分 类 


检验 的 分 类 在 许多 教科 书 有 多 种 方法 ， 分 类 的 形式 也 不 尽 相 同 。 检 验方 法 的 选择 正 
确 与 否 将 直接 影响 到 检验 的 结果 和 检验 的 效率 ; 检验 方法 的 选择 正确 、 合 理 ， 既 能 保证 
产品 质量 ， 又 能 减少 检验 工作 量 ， 提 高 检验 效率 ， 减 少 检验 成 本 。 一 些 检验 分 类 及 检验 
方式 见 表 1-5， 供 参考 使 用 。 
表 1-5 检验 分 类 及 检验 方式 






























































序号 分 类 方法 检验 方式 

1 按 产品 生产 过 程 分 类 进货 检验 ,过 程 检验 .最终 ( 成 品 ) 检 验 

按 检验 地 点 分 类 近 回 检验 ,现场 ( 就 地 ) 检验、 国定 站 点 检验 ,派出 检验 
3 按 检验 数量 分 类 全 数 检验 .抽样 检验 ,免除 检验 
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( 续 ) 

序号 分 类 方法 检验 方式 

4 按 质 量 特性 的 数据 性 质 分 类 计数 值 检 验 .计量 值 检验 

5 按 检验 后 果 性 质 分 类 破坏 性 检验 , 非 破 坏 性 检验 

6 按 检验 目的 分 类 生产 检验 、 验 收 检验 复查 检验 ,监督 检验 .仲裁 检验 

7 按 检验 手段 分 类 感官 检验 、 理 化 检验 . 量 值 界限 检验 .试验 性 使 用 鉴别 

8 按 检验 人 员 责 任 分 类 自 检 、 专 检 

9 按 检验 周期 分 类 逐 批 检验 .周期 检验 

10 按 检验 效果 分 类 判定 性 检验 .信息 性 检验 、 寻 因 性 检验 

11 按 检 验 对 象 的 性 质 判定 分 类 定性 检验 .定量 检验 

12 按 人 机 分 类 人 工 检验 、 机 器 检验 

13 按 检验 内 容 分 类 试制 品 检验 性 能 检验 .可靠 性 检验 .苛刻 检验 、 分 解 检 验 
14 按 供需 关系 分 类 第 一 方 检验 .第 二 方 检验 .第 三 方 检验 

15 按 检验 的 功能 分 类 鉴别 .把关 预防 .反馈 

注 :， 有 些 划分 内 容 有 重复 ， 只 是 名 称 不 同 而 已 ， 使 用 时 注意 。 




















在 检验 工作 中 ， 应 该 根据 产品 质量 特性 和 重要 程度 ， 以 及 产品 生产 的 特点 ， 科 学 地 
选择 检验 方式 ， 做 到 既 能 正确 反映 产品 质量 ， 保 证 顾客 满意 ， 又 能 合理 设置 检验 点 ， 缩 
短 检验 周期 ， 节 约 检 验 费 用 。 正 是 从 这 个 意义 上 说 ， 应 该 了 解 检验 的 各 种 分 类 情况 。 


二 、 检 验 的 方式 


1. 按 产 品 生产 过 程 分 类 

(1) 进货 检验 

1) 进货 检验 是 指 需 方 为 了 得 到 合格 的 采购 产品 〈 原 材料 、 外 购 、 外 协 件 下 同 ) ， 
对 购 回 的 采购 产品 的 质量 进行 检验 。 进 贷 检验 是 工厂 制止 不 合格 物料 进入 生产 环节 的 首 
要 控制 点 。 进 货 检 验 是 企业 的 第 一 道 关 口 ， 即 人口 关 ， 相 当 于 企业 的 海关 。 

2) 进货 检验 的 目的 : 为 了 得 到 质量 合格 的 采购 产品 。 

3) 进货 检验 一 般 采 用 的 方法 : 全 检 、 抽 验 、 验 证 、 机 械 性 能 检验 、 化 学 成 分 检 
验 、 包 装 检验 、 颜 色 检验 、 静 试 、 电 性 能 检验 、 超 声 检测 等 。 如 外 观 一 般 用 目 视 、 手 
感 、 对 比 样品 进行 验证 ; 尺寸 一 般 用 卡尺 、 千 分 尺 等 量具 验证 ; 如 特性 ， 物 理 的 、 化 学 
I 一 般 用 检测 仪器 和 特定 方法 来 验证 。 

4) 进货 检验 结果 的 处 理 : 接收 ; 拒 收 ( 即 退货 ); 让 步 接收 ; 全 检 时 挑 出 不 合格 
人 

5) 进货 检验 依据 的 标准 :《 原 材料 、 外 购 件 技术 标准 》( 国家 标准 、 行 业 标准 的 内 
容 ) 《进货 检验 和 试验 控制 程序 》 、 合 同 、 技 术 协议 等 。 

(2) 过 程 检验 

1) 过 程 检验 是 指 从 投入 原材料 开始 到 零 部 件 总 装 成 成 品 为 止 的 生产 中 ， 对 在 制品 
的 质量 进行 的 检验 。 过 程 检 验 一 般 是 指 对 物料 入 库 后 到 成 品 人 库 前 各 阶段 的 生产 活动 的 
产品 质量 控制 。 

2) 过 程 检验 的 目的 : 为 了 及 时 发 现 生 产 中 出 现 的 不 合格 品 ， 发 现 后 不 让 它 流转 ， 
以 免 造 成 更 大 的 损失 。 
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3) 检验 一 般 采 用 的 方法 : 抽验、100% 检验 、 几 何 尺寸 检验 、 机 械 性 能 检验 、 磁 粉 
检测 、 超 声 检测 等 。 
4) 过 程 检 验 依据 的 标准 : 《作业 指 导 书 》、《 工 序 检验 卡 》、《 工 序 检验 标准 》 或 检 








验 用 工艺 规程 等 。 

(3) 最 终 检验 ”最终 检验 又 包括 半成品 检验 和 成 品 检验 。 最 终 检验 包括 成 品 验收 
和 成 品质 量 审核 (客户 参与 和 认可 ) ， 可 以 是 全 数 检验 或 抽样 检验 ， 视 产品 特点 及 工序 
仿 验 的 情况 而 定 。 





1) 最 终 检验 是 指 对 总 装 成 品 并 经 调整 后 的 质量 进行 的 检验 ， 又 称 为 成 品 检验 。 最 
终 检验 是 企业 的 出 口 关 ， 应 更 加 严格 ， 如 果 出 现 错漏 检 ， 将 给 企业 造成 无 法 挽回 的 
损失 。 

2) 最 终 检验 的 目的 : 为 了 不 让 质量 不 合格 品 的 产品 出 厂 。 

3) 最 终 检验 的 方法 : 精度 检测 、 性 能 检测 、 装 配 正确 性 检测 、 外 观 和 安全 性 检 
查 等 。 

4) 质量 异常 反馈 处 理 方法 (不 论 在 哪 一 个 检验 环节 都 包含 该 内 容 ) : 自己 可 判定 
的 ， 直 接 通知 操作 工 或 车 间 立 即 处 理 ; 自己 不 能 判定 的 ， 则 持 不 合格 报告 单 交 主管 确 
认 ， 再 按 要 求 纠 正 或 处 理 ; 应 如 实 将 异常 情况 进行 记录 ; 对 纠正 或 改善 措施 进行 确认 ， 
并 追踪 处 理 效果 ; 对 半成品 、 成 品 的 检验 应 作 好 明确 的 状态 标识 ， 并 监督 相关 部 门 进行 
隔离 存放 。 

5) 质量 记录 是 为 已 完成 的 质量 检验 活动 和 结果 提供 客观 的 证 据 ， 必 须 做 到 准确 、 
清晰 、 简 洁 、 及 时 、 字 迹 清晰 、 内 容 完 整 并 加 盖 检 验 印章 或 签名 ， 还 要 做 到 及 时 整理 和 
归档 ， 并 贮存 在 适宜 的 环境 中 。 

按 产品 生产 过 程 划 分 检验 方式 的 原则 : 不 合格 原材料 不 投产 、 不 合格 零 部 件 不 流 
转 、 不 合格 零 部 件 不 装配 、 不 合格 成 品 不 出 广 。 

2. 按 检 验 地 点 分 类 

(1) 集中 检验 ”集中 检验 是 指 把 被 检验 的 产品 集中 在 一 个 固定 的 场所 进行 的 检验 ， 
如 检验 站 等 一 般 半成品 、 成 品 的 入 库 检 验 采用 该 检验 方式 。 

(2) 现场 检验 ”现场 检验 也 称 为 就 地 检验 ， 是 指 在 生产 现场 或 产品 存放 地 进行 的 
检验 。 在 线 检验 是 就 地 检验 的 一 种 方式 ， 产 品 的 生产 一 般 要 经 过 很 多 工序 ， 在 生产 过 程 
中 设 定 几 个 检验 工序 称 为 在 线 检验 。 

(3) 巡回 检验 巡回 检验 是 指 按 检 验 文件 规定 的 检验 路 线 、 工 位 、 项 目 、 时 间 来 
回流 动 进行 的 检验 。 保 证 合适 的 巡回 检验 时 间 和 频率 ， 严 格 按 检验 标准 或 作业 指导 书 检 
验 。 巡 回 检验 包括 对 产品 质量 、 工 艺 规程 、 机 器 运行 参数 、 物 料 摆 放 、 标 识 、 环 境 等 的 

















































































































检验 。 
巡回 检验 的 目的 : 及 时 发 现 质量 问题 ， 减 少 被 检验 物 的 搬运 ， 可 节省 时 间 ; 同时 也 
是 收集 质量 信息 的 好 机 会 ， 例 如 热处理 的 巡回 检验 。 巡 回 检验 应 注意 的 一 点 : 不 能 让 生 











产 或 操作 工人 掌握 巡 检 规律 。 
也 有 按 检验 场所 分 类 的 ， 如 工序 专 检 和 线 上 巡 检 ， 外 发 ( 派 ) 检验 、 库 存 检验 、 
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供 方 处 检验 。 

3. 按 检验 数量 分 类 

(1) 全 数 检验 (100% 检验) 

1) 全 数 检验 的 含义 ; 对 待 检 产品 批 次 100% 地 逐一 进行 检验 ; 对 全 部 产品 逐个 地 
进行 检测 ， 从 而 判定 每 个 产品 合格 与 否 ; 合格 则 整 批 产品 被 接收 ， 不 合格 则 整 批 产品 被 
拒 收 。 

全 数 检验 需 增 加 人 员 、 添 置 设 备 、 设 置 检 验 站 点 较 多 ; 在 流水 线 上 人 力 有 限 的 条 件 
下 进行 全 检 ， 势 必要 缩短 每 个 产品 的 检验 时 间或 减少 检验 项 目 ， 这 将 降低 产品 质量 的 保 
证 程序 。 

2) 全 数 检验 的 适用 范围 : 产品 价值 高 但 检验 费用 不 高 、 关 重 质量 特性 和 安全 性 指 
标 、 生 产 批量 不 大 而 且 产品 质量 不 稳定 、 质 量 又 无 可 靠 措 施 保 证 、 精 度 要 求 比 较 高 或 对 
下 道 工序 加 工 影 响 比 较 大 的 质量 特性 、 手 工 操作 比重 大 (钳工 件 ) 且 质 量 不 稳定 的 加 
工 工 序 所 生产 的 产品 、 用 户 退 回 的 不 合格 交 验 品 应 全 数 重 检 得 选 不 合格 产品 的 情况 。 
全 数 检验 不 能 用 于 破坏 性 检测 等 一 些 试验 费用 昂贵 的 检验 ， 对 价值 低 、 批 量 大 的 产 
品 采 用 全 检 显 得 很 不 经 济 ， 也 存在 着 错 检 、 漏 检 。 

例如 ， 对 一 批 产 品 一 次 全 检 中 平均 只 能 检 出 70% 的 不 合格 品 ， 如 果 想 要 得 到 该 批 
中 100% 的 合格 产品 ， 应 重复 多 次 全 数 检 验 才 能 接近 100% 合格 。 而 且 检 验 误差 与 批量 
大 小 、 不 合格 率 高 低 、 检 验 技术 水 平 、 责 任 心 强 弱 等 因素 有 关 。 

3) 全 数 检验 的 缺点 : 工作 量 大 、 周 期 长 、 成 本 高 、 人 员 设 备 较 多 ， 难 以 适应 现代 
化 大 生产 要 求 ; 受 检 个 体 太 多 ， 标 准 降 低 ， 检 验 项 目 减少 ， 削 弱 检 验 工作 的 质量 保证 程 
度 ; 鉴别 受 各 种 因素 影响 一 一 差错 不 可 避免 ， 问 题 更 突出 ， 错 、 漏 检 客 观 存 在 ; 结果 并 
不 像 人 们 想象 中 的 可 靠 ; 不 能 适用 于 破坏 性 检验 费用 昂贵 的 检验 项 目 ; 批量 大 ， 但 出 现 
不 合格 品 不 会 引起 严重 后 果 的 产品 ， 全 数 检验 在 经 济 上 得 不 偿 失 。 

(2) 抽样 检验 

1) 抽样 检验 的 含义 : 抽样 检验 是 按 预先 确定 的 抽样 方案 ， 从 交 验 批 中 抽取 规定 数 
量 的 样品 构成 一 个 样本 ， 通 过 对 样本 的 检验 推断 产品 批 合格 或 产品 批 不 合格 。 统 计 抽 样 
检验 是 建立 在 科学 技术 基础 之 上 的 检验 方法 。 

抽样 检验 是 按照 数理 统计 原理 预先 设计 的 抽样 方案 ， 从 待 检 总 体 ( 待 检 产 品 或 一 
个 生产 过 程 等 ) 取得 一 个 随机 样本 ， 对 样本 中 的 个 体 逐 一 进行 检验 ， 获 得 质量 特性 值 
的 样本 统计 值 ， 并 和 相应 标准 比较 ， 从 而 对 总 体质 量 作出 判断 (接受 或 拒 收 、 受 控 或 
失控 等 ) 。 

2) 抽样 检验 的 适用 范围 : 量 多 值 低 且 允许 有 不 合格 品 混 人 的 检验 、 检 验 项 目 较 多 
时 、 和 希望 检验 费用 较 少 时 、 生 产 批量 大 而 且 产 品质 量 比较 稳定 的 情况 、 不 易 划 分 单位 产 
品 的 连续 产品 〈 例 如 钢 液 、 粉 状 产 品 、 钢 卷 、 胶 片 、 纸 张 等 卷 状 物 或 流程 性 材料 等 ) 、 
带 有 破坏 性 检验 项 目的 产品 〈 军 工 产品 ) 、 生 产 效率 高 而 且 检 验 时 间 长 的 产品 、 有 少数 
产品 不 合格 不 会 造成 重大 损失 的 情况 、 希 望 检验 对 供应 商 改进 质量 起 促进 作用 而 强调 生 
产 方 风险 的 场合 。 
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3) 抽样 检验 的 缺点 : 经 抽检 合格 的 产品 批 中 混杂 一 定数 量 的 不 合格 品 ， 或 反之 ; 
抽样 检验 的 结论 是 对 整 批 产品 而 言 的 ， 因 此 错 判 造成 的 损失 往往 很 大 ， 通 过 所 抽样 品 数 
判断 ， 即 大 多 是 合格 品 被 判 为 整 批 不 合格 〈 拒 收 ) ， 生 产 方 损失 大 ; 整 批 中 不 合格 品 数 
较 多 ,但 整 批判 定 为 合格 品 (接收 )， 接 收 方 损失 大 ; 抽样 方案 可 以 减少 和 控制 错 判 风 
险 ,但 绝对 不 能 避免 ， 抽 检 检 验 所 提供 的 质量 情报 比 全 数 检验 少 。 抽 样 检验 适用 于 全 数 
检验 不 必要 的 、 不 经 济 或 无 法 实施 的 场合 ， 应 用 非常 广 。 

(3) 非 统 计 抽 样 检 验 ” 非 统计 抽样 检验 是 指 按 百分比 随机 抽样 检验 。 许 多 企业 采 
用 这 样 的 随机 抽样 检验 ， 往 往 容易 使 企业 蒙受 损失 。 

应 按 国家 的 抽样 标准 进行 抽样 检验 ， 不 要 用 百分比 抽样 检验 ， 因 为 它 不 科学 ， 国 际 
上 也 不 承认 这 种 抽样 检验 方法 。 

(4) 免检 ”免检 指 如 有 果 可 以 得 到 由 有 资格 的 单位 进行 过 检验 的 可 靠 性 资料 ， 如 合 
格 证 、 检 验 报告 等 ， 就 可 以 不 需要 检验 。 

免检 的 适用 范围 : 生产 过 程 稳定 对 后 续 生 产 无 影响 时 可 采用 免检 ; 长 期 检验 证 明 质 
量 优良 信誉 很 高 的 产品 在 交接 中 可 采用 免检 ; 国家 批准 的 免检 产品 或 通过 产品 质量 认证 
的 产品 可 采用 免检 。 

符合 国家 规定 条 件 的 产品 免 于 政府 部 门 实施 质量 监督 抽查 ; 免检 产品 的 免检 有 效 期 
一 般 为 三 年 。 在 有 效 期 内 免 于 各 地 区 、 各 部 门 、 各 种 形式 的 质量 监督 检查 ， 这 是 国家 或 
励 组 织 提高 产品 质量 ， 提 高 产品 质量 监督 检查 的 有 效 性 ， 扶 优 扶 强 ， 避 免 重复 检查 的 
措施 。 

因 石 家 庄 奶 粉 一 一 三 聚 氰 胺 事件 ，2008 年 国家 明确 规定 取消 食品 类 产品 免检 的 政 
策 : 停止 实行 食品 类 生产 企业 国家 免检 。 停止 所 有 食品 类 生产 企业 获得 的 国家 免检 产品 
资格 ， 相 关 企业 要 立即 停止 其 国家 免检 资格 的 相关 宣传 活动 ， 其 生产 的 产品 和 印 制 的 包 
装 上 已 使 用 的 国家 免检 标志 不 再 有 效 。 

免检 只 是 免除 政府 部 门 实施 的 质量 监督 检查 ; 企业 内 部 的 质量 监督 检查 工作 和 用 户 
的 验收 检查 不 能 免除 ， 进 行内 部 产品 质量 检验 、 控 制 和 出 三 检验 ， 既 是 企业 履行 产品 质 
量 责 任 和 义务 的 具体 体现 ， 也 是 确保 出 三 产品 质量 的 必要 条 件 。 

4. 按 质 量 特性 的 数据 性 质 分 类 

(1) 计量 值 检验 ”计量 值 检 验 适用 于 以 质量 特性 值 为 计量 (强度 、 尺 寸 等 ) 的 
场合 。 

计量 值 检验 需要 测量 和 记录 质量 特性 的 具体 数值 ， 取 得 计量 值 数据 并 根据 数据 值 与 
标准 对 比 ， 判 断 产 品 是 否 合格 。 

计量 值 检 验 的 特点 : 采用 通用 量具 ; 需 测 量 质量 特性 值 具体 数值 ;获得 过 程 的 质量 
信息 多 ; 效率 低 。 

(2) 计数 值 检验 ”计数 值 检 验 适 用 于 以 质量 特性 值 为 计 点 值 (缺陷 数 ) 或 计件 值 
(不 合格 品 数 ) 的 场合 。 

为 了 提高 生产 效率 常 采 用 界限 量规 、 塞 规 、 卡 规 、 通 止 规 进行 检验 所 获得 的 质量 数 
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计数 值 检验 的 特点 : 采用 专用 量具 (界限 量规 、 卡 规 、 塞 规 、 螺 纹 规 等 )， 只 能 判 
断 合格 与 不 合格 ;， 获 得 过 程 的 质量 信息 少 ;， 效率 高 。 

5. 按 检 验 后 果 性 质 分 类 

(1) 破坏 性 检验 ”破坏 性 检验 后 样品 结构 被 破坏 ， 功 能 丧失 ， 失 去 了 原 有 的 使 用 
价值 。 破 坏 性 检验 抽样 样本 量 小 ， 但 检验 风险 大 。 

(2) 非 破坏 性 检验 ” 非 破坏 性 检验 后 样品 不 受 破坏 ， 产 品质 量 不 发 生 实质 性 变化 。 
非 破 坏 性 检验 允许 加 大 抽样 样本 量 ， 检验 风 险 小 。 运 用 统计 技术 (如 回归 分 析 等 ) 可 
以 将 破坏 性 检验 转化 为 非 破坏 性 检验 ， 大 大 提高 检验 的 有 效 性 。 

6. 按 检验 目的 分 类 

(1) 生产 检验 ”相对 验收 检验 而 言 ， 生 产检 验 指 在 产品 形成 的 整个 过 程 中 进行 的 






































检验 。 
(2) 验收 检验 ”验收 检验 又 称 接收 检验 ， 指 的 是 组 织 对 供 方 提供 的 产品 进行 的 
检验 。 





(3) 监督 检验 ”监督 检验 是 指 各 级 政府 主管 部 门 授权 的 独立 检验 机 构 ， 按 计划 从 
市 场 或 企业 抽取 产品 所 进行 的 市 场 抽 查 监 督 检 验 ， 监 督 检验 的 目的 是 为 了 对 投入 市 场 的 
产品 质量 进行 宏观 控制 。 

(4) 验证 性 检验 ”验证 性 检验 指 的 是 以 验证 为 目的 的 检验 。 

(5) 仲裁 检验 ”仲裁 检验 指 当 供 需 双 方 因 产品 质量 发 生 争 议 时 由 各 级 政府 主管 部 
门 所 授权 的 独立 检验 机 构 抽取 样品 进行 检验 ， 并 将 检验 结果 提供 给 仲裁 机 构 作 为 裁决 的 
技术 依据 。 

7. 按 检验 手段 分 类 

(1) 理化 检验 ”理化 检验 指 应 用 物理 或 化 学 的 方法 ， 依 靠 量 具 仪器 及 设备 装置 等 对 
受 检 物 进行 检验 ， 其 精度 高 、 误 差 小 。 
理化 检验 就 是 以 机 械 、 电 子 或 化 学 量具 为 手段 ， 对 产品 的 物理 、 化 学 特性 进行 测 
定 ， 以 确定 其 是 否 符 合 规 定 要 求 的 检验 方法 。 

(2) 感官 检验 ”依靠 人 的 感觉 器 官 对 质 1 Re 村 征 作 出 评价 和 判断 ， 依 赖 检 验 员 
的 经 验 。 即 依靠 人 的 感觉 器 官 ( 视觉、 听觉、 嗅觉 、 味 觉 、 触 觉 等 ) 进行 有 关 质 量 特 
性 或 特征 的 评价 判定 的 活动 称 为 感官 检验 。 nay 光泽 、 伤 痕 的 检查 一 
般 采 用 感官 检验 。 

(3) 量 值 界限 检验 ” 量 值 界限 检验 指 以 极限 量 值 (尺寸 ) 进行 检验 ， 如 通 止 规 的 
检验 。 

(4) 试验 性 使 用 鉴别 ”试验 性 使 用 鉴别 是 指 对 产品 进行 实际 使 用 效果 的 检验 ， 即 实 
际 使 用 效果 检验 。 例 如 ， 汽 车 试 区 就 是 一 种 实际 使 用 效果 检验 。 通 过 这 种 方法 可 判断 用 
户 是 否 接受 这 种 新 产品 , 同时 可 以 考核 新 产品 的 实际 质量 

8. 按 检 验 人 员 责 任 分 类 

也 就 是 有 些 企业 过 去 常 说 的 “三 检 制 ”"”: 操作 者 自 检 ， 再 由 班组 长 或 质量 员 复 检 ， 
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最 后 由 检验 员 专 检 。 现 在 新 标准 已 经 将 互 检 取消 ， 只 有 自 检 和 专 检 ， 和 希望 检验 人 员 掌 握 
这 个 信息 ， 做 好 本 职工 作 。 

首 检 是 否 合格 ， 应 由 专职 检验 员 认 可 ， 并 打上 规定 的 质量 标记 ， 做 好 首 件 检验 记 
录 ; 无 论 如 何 ， 首 件 未 经 检验 合格 ， 不 得 继续 加 工 或 作业 ; 检验 人 员 必 须 对 首 件 的 错 、 
漏 检 所 造成 的 后 果 负 责 。 

(1) 自 检 自 检 是 指 由 工作 的 完成 者 依据 规定 的 规则 对 该 工作 进行 的 检验 ， 自 检 
的 结果 可 用 于 过 程控 制 。 

(2) 专 检 ” 专 检 是 指 由 专职 检验 员 对 产品 质量 进行 的 检验 。 

9. 按 检验 周期 分 类 

(1) 逐 批 检验 ” 逐 批 检验 是 指 对 生产 过 程 所 生产 的 每 一 批 产 品 逐 批 进行 检验 ， 逐 
批 检验 的 目的 在 于 判断 批 产 品 的 合格 与 否 。 

(2) 周期 检验 ”周期 检验 是 指 按 规 定 的 时 间 间 隔 从 逐 批 检验 合格 的 某 批 或 若干 批 
中 抽样 进行 的 检验 。 

10. 按 检验 效果 分 类 

(1) 判定 性 检验 ”判定 性 检验 是 依据 产品 的 质量 标准 ， 通 过 检验 判断 产品 或 产品 
批 合格 与 否 的 复合 型 判断 。 判 定性 检验 的 主要 职能 是 把 关 。 

(2) 信息 性 检验 ”信息 性 检验 是 利用 检验 所 获得 的 信息 进行 质量 控制 的 现代 化 检 
验方 法 。 

(3) 寻 因 性 检验 ” 寻 因 性 检验 是 在 产品 设计 阶段 通过 充分 预测 ， 寻 找 生 产 过 程 中 
可 能 产生 不 合格 的 原因 ， 有 针对 性 设计 和 制造 防 差错 装置 用 于 产品 生产 过 程 ， 杜 绝 或 减 

























































































少 不 合 格 件 的 产生 。 
(4) 信息 性 检验 和 寻 因 性 检验 的 特征 ”100% 全 自动 检验 ; 快速 的 信息 反馈 ; 立即 
采取 纠正 措施 。 


11. 按 检验 对 象 的 性 质 判 定 分 类 

(1) 定性 检验 ”定性 检验 对 被 测 对 象 的 性 质 判 定 。 判 断 被 测 对 象 “ 是 什么 ”和 
“发 生 什 么 现象 " 。 定 性 是 要 判断 其 原理 或 变化 趋势 就 行 了 ; 定性 检验 侧重 于 语言 描述 。 
例如 ， 判 断 产 品 表面 有 无 防腐 层 ， 只 要 有 就 可 以 了 ; 检测 仪器 或 产品 的 电路 导 通 情况 
时 ， 看 电阻 值 是 零 附近 还 是 无 穷 大 的 趋势 ， 就 是 定性 检验 ; 而 定量 检验 要 求 测量 电路 的 
阻 值 范围 3 ~5 欧姆 时 ， 就 需要 看 具体 的 阻 值 是 多 少 。 

(2) 定量 检验 ”定量 检验 对 被 测 对 象 的 量 进行 检测 ， 也 就 是 对 数量 (数字 的 判断 ) 
的 多 少 ， 即 “是 多 少 ”、“ 有 和 多少” 进行 判断 。 定 量 检 验 要 求 对 物理 过 程 的 结果 量化 检 
验 。 例 如 ， 当 电阻 不 变 时 ， 电 压 每 增加 多 少 伏 ， 电 流 要 增加 多 少 安 ， 按 工艺 要 求 的 指标 
进行 检验 等 。 

还 有 一 些 分 类 方法 ， 见 表 1-5。 
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人 GOG 第 五 节 计量 器 具 选 择 原则 


一 、 测 量 不 确定 度 


关于 测量 的 不 确定 性 ， 在 1927 年 由 海 森 堡 提出 ， 常 称 测 不 准 原理 ，20 世纪 50 ~ 60 
年 代 相 继 使 用 过 不 确定 度 的 词 ，1980 年 国际 标准 组 织 建议 该 词 ， 但 是 尚 无 统一 的 定义 。 
较 长 时 间 使 用 的 定义 为 : 由 于 测量 误差 的 存在 而 对 被 测量 值 不 能 肯定 的 程度 (怀疑 程 
度 ) 。 直 到 1993 年 公布 了 “指南 ” 才 有 了 统一 的 定义 。 

. 测量 不 确定 度 
测量 不 确定 度 的 定义 : 与 测量 结果 相关 联 的 参数 ， 表 征 合理 地 赋予 被 测量 值 的 分 散 
性 。 并 注 明 : 此 参数 可 以 是 标准 差 (或 其 倍数 ) ， 或 是 给 定 置信 水 平 的 区 间 半 宽度 。 

在 CBZZ 24637. 2 一 2009 中 规定 : 测量 不 确定 度 等 于 方法 不 确定 度 (一 个 实际 规范 
操作 集 和 实际 检验 操作 集 之 间 的 差异 产生 的 不 确定 度 ， 它 忽略 了 实际 检验 操作 集 的 计量 
特性 偏差 ) 和 测量 仪器 的 测量 不 确定 度 (由 实际 检验 操作 集 规定 的 测量 仪器 使 用 中 的 
计量 特性 偏离 理想 检验 操作 和 集 规定 的 理想 计量 特性 而 产生 的 不 确定 度 ) 之 和 。 

示例 : 当 用 千分尺 测量 轴 的 方法 检验 轴 规 范 $30 +0.1@@ 的 上 极限 时 ， 由 千分尺 的 
测量 值 〈 千 分 尺 测量 头 的 不 理想 ， 例 如 ， 测 量 头 的 两 个 测量 面 的 平面 度 和 相互 平行 度 
误差 会 导致 的 测量 仪器 的 测量 不 确定 度 分 量 ) 与 用 理想 仪器 通过 最 小 外 接 圆柱 获得 的 
值 的 不 同 产生 该 检验 的 测量 不 确定 度 (方法 不 确定 度 分 量 ) 。 

方法 不 确定 度 值 的 大 小 反映 出 所 选择 的 实际 检验 操作 集 对 理想 检验 操作 集 的 偏离 程 
度 ; 即便 是 使 用 理想 的 检测 仪器 ， 也 不 可 能 将 测量 不 确定 度 降 低 到 方法 不 确定 度 之 下 。 

示例 中 ， 如 果 轴 的 规范 表示 为 $30 + 上 0.1@， 并 且 采 用 理想 的 千分尺 〈 没 有 刻度 误 
差 ， 两 个 测量 面 是 理想 的 平面 和 相互 平行 ) 去 检验 规范 的 上 极限 〈 偏 差 ) ， 然 而 由 于 千 
分 尺 测 得 的 值 与 用 理想 仪器 用 最 小 外 接 圆柱 直径 评定 得 到 的 值 之 间 的 不 同 也 会 导致 方法 
不 确定 度 。 

测量 仪器 的 测量 不 确定 度 : 校准 的 目的 通常 是 为 获取 由 测量 仪器 引起 的 测量 不 确定 
度 的 分 量 (测量 仪器 的 测量 不 确定 度 ); 和 测量 仪器 没有 直接 相关 的 其 他 因素 (如 环 
境 ) 也 可 能 导致 测量 仪器 的 不 确定 度 。 

示例 中 ， 假 如 轴 的 标注 规范 表示 为 830 +0. 1 名 ,规范 的 检验 仪器 为 千分尺， 那么 
无 论 其 检验 的 是 上 偏差 〈 即 最 小 外 接 圆 直径 ) 还 是 下 偏差 〈 即 两 点 最 小 直径 ) ， 测 量 仪 
器 的 测量 不 确定 度 仅 由 非 理 想 的 千分尺 的 测量 头 ， 以 及 千分尺 的 两 个 测量 面 的 平面 度 和 
平行 度 的 误差 造成 。 

2. 方法 不 确定 度 和 测量 仪器 的 测量 不 确定 度 的 影响 

测量 不 确定 度 由 方法 不 确定 度 和 测量 仪器 的 测量 不 确定 度 组 成 ， 是 由 产品 几何 量 技 
术 规 范 (GPS) 检验 方法 规定 的 每 一 实际 〈 非 理想 ) 测量 仪器 产生 的 。 当 所 使 用 的 测 
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量 仪 器 的 程序 和 理论 正确 规定 一 致 时 ， 有 一 个 小 的 测量 不 确定 度 。 对 于 那 种 具有 大 的 相 





关 或 规范 不 确定 度 或 两 者 皆 大 的 低 测量 不 确定 度 的 测量 











表 1-6 归纳 了 方法 不 确定 度 和 测量 
表 1-6 方法 不 确定 度 和 测量 仪器 的 测量 不 确定 度 组 合 的 结 





仪器 的 测量 不 确定 度 组 合 的 结果 。 


， 测 量 不 确定 度 值 的 影响 很 小 。 


果 



























































测量 仪器 的 测量 不 确定 度 小 测量 仪器 的 测量 不 确定 度 大 
方法 不 确定 度 小 测量 过 程 非常 符合 规范 ,所 使 用 的 测量 仪 测量 过 程 非 常 符合 规范 ,所 使 用 的 
罗 器 和 理想 的 计量 特性 偏差 较 小 测量 仪器 和 理想 的 计量 特性 偏差 较 大 
方法 不 确定 度 大 测量 过 程 不 十 分 符合 规范 ,但 是 所 使 用 的 测量 过 程 不 符合 规范 ,所 使 用 的 测 
汪汪 测量 仪器 和 理想 的 计量 特性 偏差 较 小 量 仪器 和 理想 的 计量 特性 偏差 较 大 








由 此 可 见 ， 在 方法 不 确 度 和 测量 仪器 的 测量 





小 ， 还 是 前 者 小 、 





时 不 确定 度 中 ， 
后 者 大 会 造成 较 大 的 测量 不 确定 度 。 方 法 不 确 度 








很 难 讲 是 前 者 大 、 后 者 
小 而 测量 仪器 的 测量 








A 





不 确定 度 大 通常 被 认为 有 较 大 的 测量 不 确定 度 ， 因 为 测量 仪器 的 测量 不 确 度 对 测量 不 确 








































































































































































































定 度 的 影响 相对 要 明显 得 多 。 
3. 测量 不 确定 度 的 特点 
未 涉及 真 值 ;， 未 涉及 误差 、 对 已 修正 测量 结果 且 无 失误 值 而 言 ; 含 知识 欠缺 所 致 ; 
可 操作 性 强 。 
4. 测量 不 确定 度 的 用 途 
计量 测试 人 员 、 量 具 检定 人 员 、 检 验 部 门 技 术 人 员 及 [ 程 师 应 掌握 测量 不 确定 度 ; 
检验 机 构 负责 Rs 
5. 测量 不 确定 度 和 误差 的 来 源 
测量 不 确定 度 和 误差 的 来 源 包括 被 测量 、 计 量 基 准 或 标准 件 、 测 量 设备 、 测 量 方 
法 、 测 量 环境 条 件 、 测 量 人 员 等 ,包括 了 了 人、 机 、 料 、 法 、 环 、 测 各 个 方面 。 为 了 对 测 
量 不 确定 度 与 测量 误差 的 概念 以 及 相互 关系 更 加 清楚 ， 便 于 理解 ， 将 测量 不 确定 度 与 测 
量 误差 的 关系 归纳 如 下 ， 见 表 1-7。 
表 1-7 测量 不 确定 度 与 测量 误差 的 关系 
比较 项 目 测量 不 确定 度 测量 误差 
定义 上 对 测量 结果 合理 赋予 可 操作 性 参数 的 实用 性 | ”基于 真 值 定义 的 理想 化 理论 性 概念 ,其 值 
和 个 -- | 概念 ,其 值 不 含 正 负 号 ,但 其 是 非 负 参数 含 正 负 号 
分 类 上 不 分 类 , 仅 在 评定 方法 上 有 A 和 B 两 类 ,上 且 非 |” 按 性 质 分 为 随机 误差 和 系统 误差 两 种 类 
一 |A 即 B 型 ,有 时 含混 难 分 清 
a 均 按 基于 频率 或 信任 度 的 概率 分 布 所 估计 的 i 
评定 上 | 寺 准 差 评定 ,统一 ,至 有 不 同 定量 评定 指标 ,未 统一 ,不 一 致 
来 源 上 含 被 测量 、 基 /标准 件 、 测 量 器 具 、 软 件 .方法 、| ”与 测量 不 确定 度 来 源 基本 一 致 
“一 | 环境 、 人 员 等 各 方面 的 可 能 来 源 
扣 主要 基于 概率 统计 中 方差 及 协 方差 取 和 原 
合成 上 | ,本 于 概 革 统计 中 方差 入 协 方差 取 和 原理 的 不 | 理 ,但 也 采用 其 他 简化 的 多 种 误差 合成 方法 ， 
确定 度 传递 律 ,统一 ,一 致 未 流 “不 族 
继承 .应 用 和 发 展 了 公认 为 成 熟 的 误差 分 析 与 
研究 上 | 估算 及 合成 方法 ， 并 归纳 与 总 结 出 按 可 靠 信 息 评 | ”已 形成 较 完整 的 误差 理论 体系 及 现代 化 分 
-一 | 定 不 确定 度 大 的 知识 和 经 验 , 而 且 仍 在 应 用 中 深 | 支 , 且 待 深入 发 展 
入 总 结 和 发 展 
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( 续 ) 





比较 项 目 测量 不 确定 度 测量 误差 








在 尽力 修正 已 知 显著 系统 影响 及 无 失误 观测 








已 有 广泛 应 用 于 各 种 专业 领域 的 多 种 系统 
误差 和 随机 误差 的 评估 方法 ,未 统一 ,不 一 至 

















应 用 上 | 值 的 前 提 下 ,统一 应 用 “指南 ”所 论述 的 评定 和 
表示 方法 ,以 便于 广泛 比 对 

















二 、 计 量 器 具 的 选择 原则 


被 检测 的 机 械 产 品 ， 大 多 是 经 过 机 械 加 工 设备 加 工 而 来 的 。 由 于 加 工 设备 (车 床 、 
刀具 、 辅 具 )、 加 工 方 法 、 原 材料 、 环 境 ( 温度、 振动 )、 人 员 (加 工 、 检 测 )、 检 测 
(方法 和 手段 ) 等 原因 ， 产 品 精度 不 可 能 完全 符合 理想 要 求 ， 总 是 存在 着 一 定 的 误差 。 
要 想 把 产品 的 实际 状况 准确 地 检测 出 来 ， 就 需要 考虑 许多 因素 ， 其 中 如 何 选 择 计 量 器 具 
是 非常 重要 的 因素 之 一 。 计 量 器 具 的 选择 主要 取决 于 计量 器 具 的 技术 指标 和 经 济 指 标 。 

合理 选择 计量 器 具 对 保证 产品 质量 ， 提 高 测量 效率 和 降低 费用 具有 重要 意义 。 一 般 
说 来 ,计量 器 具 的 选择 主要 取决 于 被 测 工件 的 精度 要 求 ， 在 保证 精度 要 求 的 前 提 下 ， 也 
要 考虑 尺寸 大 小 、 结 构 形 状 、 材 料 与 被 测 表面 的 位 置 ， 同 时 也 要 考虑 工件 批量 、 生 产 方 
式 和 生产 成 本 等 因素 。 

选择 测量 器 有 具 时 要 综合 考虑 其 技术 指标 和 经 济 指标 ， 以 综合 效果 最 佳 为 原则 。 

1. 计量 器 具 选 择 应 考虑 的 几 个 问题 

1) 根据 工件 加 工 批量 考 虑 计量 器 具 的 选择 : 对 批量 大 的 工件 ， 多 用 专用 计量 器 具 、 
检验 夹具 ， 以 提高 检测 效率 ; 对 单 件 小 批 ， 则 多 用 通用 计量 器 具 。 

2) 根据 工件 的 结构 和 质量 选择 计量 器 具 的 型 式 : 轻 小 简单 的 工件 ， 可 放 到 计量 器 
具 上 进行 检测 ;大 而 笨重 的 工件 ， 把 计量 器 具 放 到 工件 上 进行 测量 ; 对 于 复杂 结构 的 零 
件 ， 要 看 与 计量 器 具 的 适 配 性 来 决定 量具 的 选择 。 

3) 根据 工件 尺寸 的 大 小 和 要 求 确定 计量 器 具 的 规格 : 使 所 选择 的 计量 器 具 的 测量 
范围 、 示 值 范 围 、 分 度 值 等 能 满足 测量 要 求 。 

4) 根据 工件 尺寸 的 公差 来 选择 计量 器 具 : 工件 公差 小 ， 计 量 器 具 精 度 要 高 ; 工件 
公差 大 ， 计 量 器 具 精 度 要 低 。 

5) 根据 计量 器 具 不 确定 度 人 允许 值 选择 计量 器 具 : 在 生产 单位 选择 计量 器 具 时 ， 主 
要 是 按 计量 器 具 的 不 确定 度 允 许 值 来 选择 的 。 

GBZT 3177 一 2009《 产 品 几何 技术 规范 (GPS) ”光滑 工件 尺寸 的 检验 》 规 定 了 交 
滑 工件 尺寸 检验 的 验收 原则 、 验 收 极限 、 计 量 器 具 的 测量 不 确定 度 允 许 值 和 计量 需 具 选 
用 原则 。 
该 标准 适用 于 使 用 通用 计量 器 具 ， 如 游标 卡尺 、 千 分 尺 及 车 间 使 用 的 比较 仪 、 投 影 
仪 等 量具 量 仪 ， 对 图 样 上 注 出 的 公差 等 级 为 IT16 ~ IT18 、 公 称 尺寸 至 500mm 的 光滑 工 
件 尺 寸 的 检验 ， 也 适用 于 对 一 般 公差 尺 寸 的 检验 。 

所 谓 验收 原则 是 指 所 用 验收 方法 应 只 接收 位 于 规定 的 尺寸 极限 (最 大 和 最 小 极限 ) 
之 内 的 工件 。 
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2. 验收 极限 方式 的 确定 
加 工 完 的 工件 其 实际 尺寸 应 位 于 上 、 下 极限 尺寸 之 间 ， 包 括 实际 尺寸 正好 等 于 上 极 
限 尺寸 或 下 极限 尺寸 ， 都 应 该 认为 是 合格 的 。 但 由 于 测量 误差 的 存在 ， 实际 尺 寸 并 非 工 
件 尺 寸 的 真 值 ， 特 别 是 实际 尺寸 在 极限 尺寸 附近 时 ， 加 上 形状 误差 的 影响 极 易 造成 错误 
判断 。 因 此 ， 为 了 保证 测量 精度 ， 如 何 处 理 测量 结果 以 及 如 何 正 确 地 选择 测量 器 具 ， 
GB/AT 3177 一 2009 对 此 都 作 了 相应 的 规定 。 这 里 主要 讨论 关于 验收 极限 、 验 收 原则 和 安 
全 裕 度 的 确定 问题 。 
(1) 验收 极限 “验收 极限 是 判断 所 检 
验 工件 尺寸 合格 与 否 的 尺寸 界限 。GB/T [a 
3177 一 2009 规定 按 验收 极限 验收 工件 。 
(2) 验收 极限 方式 ”验收 极限 可 以 按 韭 
照 下 列 两 种 方式 之 一 确定 。 < 
方法 一 : 验收 极限 是 从 规定 的 最 大 实 
体 尺寸 (MMS) 和 最 小 实体 尺寸 (LMS) EW 
分 别 向 工件 公差 带 内 移动 一 个 安全 裕 度 MMS 
(4) 来 确定 的 ， 如 图 1-1 所 示 。4 值 按 工 注 b) 
件 公差 (7) 的 1710 确定 ， 其 数值 在 表 1- 
8 中 给 出 。 
孔 尺 寸 的 验收 极限 : 
上 验收 极限 = 最 小 实体 尺寸 (LMS) - 安全 裕 度 (4) 
下 验收 极限 = 最 大 实体 尺寸 ( MMS) + 安全 裕 度 (4) 
轴 尺 十 的 验收 极限 : 
上 验收 极限 = 最 大 实体 尺寸 (MMS) - 安全 裕 度 (4) 
下 验收 极限 = 最 小 实体 尺寸 (LMS) + 安全 裕 度 (4) 
方法 二 : 验收 极限 等 于 规定 的 最 大 实体 尺寸 (MMS) 和 最 小 实体 尺寸 (LMS) ， 即 
4 值 等 于 零 。 
验收 极限 方式 的 选择 : 验收 极限 方式 的 选择 要 结合 尺寸 功能 要 求 及 其 重要 程 
十 公差 等 级 、 测 量 不 确定 度 和 过 程 能 力 等 因素 综合 考虑 。 
1) 安全 裕 度 (4) : 安全 裕 度 4 相当 于 测量 中 总 的 不 确定 度 ， 包 括 测 量 器 具 的 不 确 
定 度 ( 约 为 0.94) 和 由 于 温度 、 压 陷 效 应 及 零件 形状 误差 等 引起 的 不 确定 度 ( 约 为 
0. 454) 。 
安全 裕 度 (4) 值 的 确定 ， 应 综合 考虑 技术 和 经 济 两 方面 因素 。4 值 较 大 时 ， 虽 
可 用 较 低 精度 的 测量 器 具 进 行 检 验 ， 但 减少 了 生产 公 故 加 工 经 济 性 较 差 ，4 值 较 
小 时 ， 加 工 经 济 性 较 好 ， 但 要 使 用 精度 高 的 测量 器 具 ， 故 测量 器 具 成 本 高 ， 所 以 也 
提高 了 生产 成 本 。 因 此 ，4 值 应 按 被 检验 工件 的 公差 大 小 来 确定 ， 一般 为 工件 公差 的 
1/10 。 












































图 1-1 验收 极限 示意 图 
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第 一 章 检验 基础 知识 磺 
表 1-8 安全 裕 度 (4) 与 计量 器 具 的 不 确定 度 允 许 值 (ww ) (单位 : km) 
公差 等 级 6 7 8 
公称 尺寸 可 ul 可 ul 7 ul 
大 于 | 至 I I 亚 I I 亚 I I 亚 
四 3 6 0.6 10.5 |0.9 |1.4 10 1.0 | 0.9 1.5 | 2.3 14 1.4 11.3|12.1 |3.2 
3 6 8 0.8 |0.7 |1.2 |1.8 12 1.2 1. 1.1 11.8|12.7 18 1.8 |1.6|12.7 |4.1 
6 10 9 0.9 |0.8 11.4 12.0 15 1.5 | 1.4 |2.3 | 3.4 22 2.2 | 2.0 |3.3 |5.0 
10 18 11 1.1 |11.0117 |2.5 18 1.8 |1.7 |2.7 |4.1 27 2.7 |2.414.1 16.1 
18 | 30 13 1.3 |12 |2.0 |2.9 21 2.1 1.9 13.2 | 4.7 33 3.3 |3.0 |15.0 | 7.4 
30 | 50 16 1.6 |1.412413.6 25 和 3 | .3 | 3 1.56 39 3.9 13.5 | 5.9 | 8.8 
50 | 80 19 1.9 |1.7 12.9 | 4.3 30 3.0 | 2.7 | 4.5 | 5.8 46 4.6 |4.1 |6.9 10 
80 | 120 | 22 2.212.0 13.3 1.5.0 35 3.3 | 3.2 |5.3 | 7.9 54 5.4 14.9 |8.1 12 
120 | 180 | 25 2.5 | 2.3 |3.8 |5.6 40 4.0 |3.6 |6.0 |9.0 63 6.3 | 5.7 | 9.5 14 
180 | 250 | 29 2.9 |2.6 |14.4|6.5 46 4.6 |4.1 |6.9 10 了 2 T2163 11 16 
250 | 315 | 32 3.2 | 2.9 |4.8 |7.2 52 5.2 | 4.7 | 7.8 12 81 8.1 | 7.3 12 18 
315 | 400 | 36 3.6 13.2 |5.4 18.1 37 5.7 | 5.1 | 8.4 13 89 8.9 | 8.0 13 20 
400 | 500 | 40 4.0 |3.6 |6.0 19.0 63 6.3 | 5.7 | 9.5 14 97 9.7 | 8.7 15 22 
公差 等 级 9 10 11 
公称 尺寸 7 A ul 7 ul 7 A vl 
大 于 | 宇 I I ill I I 亚 I I 亚 
= 3 25 2.5 |2.3 | 3.8 | 5.6 40 4.0 |3.6 16.0 |9.0 60 6.0 |5.4 |19.0 14 
3 6 30 3.0 | 2.7 | 4.5 | 6.8 48 4.8 |4.3 17.2 11 73 7.5 | 6.8 11 17 
6 10 36 3.6 13.3 |5.4 |8.1 58 5.8 | 5.2 | 8.7 13 90 9.0 | 8.1 14 20 
10 18 43 4.3 |3.9 |6.53 | 9.7 70 7.0 | 6.3 11 16 110 11 10 17 25 
18 | 30 52 5.2 |4.7 17.8 12 84 8.4 | 7.6 13 19 130 13 12 20 29 
30 | 50 62 6.2 | 5.6 | 9.3 14 100 10 9.0 15 23 160 16 14 24 36 
50 | 80 74 7.4 16.7 11 17 120 12 11 18 27 190 19 17 29 43 
80 | 120 | 87 8.7 | 7.8 13 20 140 14 13 21 32 220 22 20 33 50 
120 | 180 | 100 10 9.0 15 23 160 16 15 24 36 250 25 23 38 56 
180 | 250 | 115 12 10 17 26 185 19 17 28 42 290 29 26 44 65 
250 | 315 | 130 13 12 19 29 210 21 19 32 47 320 32 29 48 72 
315 | 400 | 140 14 13 21 32 230 23 21 35 52 360 36 32 54 81 
400 | 500 | 155 16 14 23 35 250 25 23 38 56 400 40 36 60 90 
公差 等 级 12 13 14 15 
公称 尺寸 ui ui ul ul 
大 于 | 至 四 I I I I 2 I I 4 I I 
一 3 100 | 10 19.0 1 .15 |140 | 14 13 21 | 250 | 25 23 38 | 400 | 40 36 60 
3 120 | 12 11 18 | 180 | 18 16 27 | 300 | 30 27 45 |480 | 48 43 72 
6 10 | 150 | 15 14 23 | 220 | 22 20 33 | 360 | 36 32 54 | 580 | 58 52 87 
10 18 | 180 | 18 16 27 | 270 | 27 24 41 | 430 | 43 39 65 |700 | 70 63 | 110 
18 | 30 |210 | 21 19 32 | 330 | 33 30 50 | 520 | 52 47 78 | 840 | 84 76 | 130 
30 | 50 | 250 | 25 23 38 | 390 | 39 35 59 | 620 | 62 56 93 |1000 | 100 | 90 | 150 
50 | 80 | 300 | 30 27 45 | 460 | 46 41 69 |740 | 74 67 110 |1200| 120 | 110 | 180 
80 | 120 | 350 | 35 32 53 | 540 | 54 49 81 870 | 87 78 130 | 1400 | 140 | 130 | 210 
120 | 180 | 400 | 40 36 60 |630 | 63 37 95 |1000 | 100 | 90 | 150 |1600 | 160 | 150 | 240 
180 | 250 | 460 | 46 41 69 |720 | 72 65 | 110 |1150 | 115 | 100 | 170 |1800| 180 | 170 | 280 
250 | 315 | 520 | 52 47 78 |810 | 81 73 | 120 |1300 | 130 | 120 | 190 |2100| 210 | 190 | 320 
315 | 400 | 570 | 57 S51 86 | 890 | 89 80 | 130 |1400 | 140 | 130 | 210 |2300| 230 | 210 | 350 
400 | 500 | 630 | 63 57 95 | 970 | 97 87 | 150 |1500 | 150 | 140 | 230 |2500| 250 | 230 | 380 
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( 续 ) 

公差 等 级 16 17 18 
公称 尺 = u u u 
会 称 上 十 | 7 4 7 A L 7 A 
大 于 | 至 I I I I I I 
一 |3|600 | 60 54 90 | 1000 | 100 | 9%0 150 | 1400 | 140 | 135 | 210 
3 16 |750 | 75 68 110 | 1200 | 120 | 110 | 180 | 1800 | 180 | 160 | 270 
6 110 | 900 | 90 81 140 | 1500 | 150 | 140 | 230 | 2200 | 220 | 200 | 330 
10 | 18 | 1100 | 10 | 100 | 170 | 1800 | 180 | 160 | 270 | 2700 | 270 | 240 | 400 
18 | 30 | 1300 | 130 | 120 | 200 | 2100 | 210 | 190 | 320 | 3300 | 330 | 300 | 490 
30 | 50 | 1600 | 160 | 140 | 240 | 2500 | 250 | 220 | 380 | 3900 | 390 | 350 | 580 
50 | 80 | 1900 | 190 | 170 | 290 | 3000 | 300 | 270 | 450 | 4600 | 460 | 410 | 690 
80 |120 | 2200 | 220 | 200 | 330 | 3500 | 350 | 320 | 530 | 5400 | 540 | 480 | 810 
120 | 180 | 2500 | 250 | 230 | 380 | 4000 | 400 | 360 | 600 | 6300 | 630 | 570 | 940 
180 |250 | 2900 | 290 | 260 | 440 | 4600 | 460 | 410 | 690 | 7200 | 720 | 650 | 1080 
250 | 315 | 3200 | 320 | 290 | 480 | 5200 | 520 | 470 | 780 | 8100 | 810 | 730 | 1210 
315 | 400 | 3600 | 360 | 320 | 540 | 5700 | 570 | 510 | 850 | 8900 | 890 | 800 | 1330 
400 1500 | 4000 | 400 | 360 | 600 | 6300 | 630 | 570 | 950 | 9700 | 970 | 870 | 1450 

2) 对 遵循 包容 要 求 的 尺寸 、 公 差 等 级 高 的 尺寸 ， 其 验收 极限 按 方 法 一 确定 ;， 当 过 程 能 
力 指 数 C, =1 时 ， 其 验收 极限 可 以 按 方法 二 确定 ,但 对 遵循 包容 要 求 的 尺寸 ， 其 最 大 实体 尺 























寸 一 边 的 验收 极限 仍 应 按 方法 一 确定 ; 


一 边 按 方法 一 确定 ; 对 非 配 合 和 一 般 公差 的 尺寸 ， 其 验收 极 








对 偏 














态 分 布 的 尺寸 ， 其 验收 极限 可 以 仅 对 尺寸 偏向 的 








R 按 方法 二 确定 。 





千分尺 和 游标 卡尺 的 不 确定 度 见 表 1-9; 比较 仪 的 不 确定 度 见 表 1-10; 指示 表 的 不 
确定 度 见 表 1-11， 供 使 用 时 参考 。 
表 1-9 千分尺 和 游标 卡尺 的 不 确定 度 








(单位 : mm) 





















































































































































计量 器 具 类 型 
尺寸 范围 分 度 值 为 0. 01 分 度 值 为 0.01 分 度 值 为 0. 02 分 度 值 为 0. 05 
的 千分尺 的 内 径 千 分 尺 的 游标 卡尺 的 游标 卡尺 
大 于 至 不 确定 度 
0 50 0. 004 
50 100 0. 005 0. 008 
0. 050 
100 150 0. 006 
0. 020 
150 200 0. 007 
200 250 0. 008 0. 013 
250 300 0. 009 
300 350 0. 010 
350 400 0. 011 0. 020 
0. 100 
400 450 0. 012 
450 500 0. 013 0. 025 
500 600 
600 700 0. 030 
700 10000 0. 150 
注 : 1. 当 采 用 比较 测量 时 ， 千 分 尺 的 不 确定 度 可 小 于 本 表 规 定 的 数值 。 
2. 当选 用 的 计量 器 具 达 不 到 GB/T 3177 一 2009 规定 的 ui 值 时 ， 在 一 定 范围 内 ， 可 以 采用 大 于 uw 的 
数值 。 此 时 ， 需 按 下 式 重 新 计算 出 相应 的 安全 裕 度 (4' 值 )， 再 由 最 大 实体 尺寸 和 最 小 实体 尺寸 
分 别 向 内 移动 4' 值 ， 定 出 验收 极限 。 
a 
4 =F og" 
式 中 4' 一 一 重新 计算 的 安全 裕 度 ; 
ul 实际 选用 的 计量 器 具 的 不 确定 度 。 
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第 一 章 ， 检 验 基础 知识 “是 
表 1-10 比较 仪 的 不 确定 度 (单位 : mm) 
所 使 用 的 计量 器 具 
尺寸 范围 分 度 值 为 0. 0005 分 度 值 为 0. 001 分 度 值 为 0. 002 分 度 值 为 0. 005 
(相当 于 放大 2000 | (相当 于 放大 1000 | (相当 于 放大 400 | (相当 于 放大 250 
倍 ) 的 比较 仪 倍 ) 的 比较 仪 倍 ) 的 比较 仪 倍 ) 的 比较 仪 
大 于 至 不 确定 度 
0 25 0. 0006 0.0017 
0. 0010 | 
25 40 0. 0007 
40 65 0. 0008 0.0018 
0. 0011 0. 0030 
65 90 0. 0008 
90 115 0. 0009 0. 0012 
0.0019 
115 165 0. 0010 0. 0013 
165 215 0. 0012 0. 0014 0.0020 
215 265 0. 0014 0.0016 0.0021 0.0035 
265 315 0. 0016 0.0017 0.0022 
表 1-11 指示 表 的 不 确定 度 (单位 : mm) 
计量 器 具 类 型 
分 度 值 为 0.001 的 千 | 分 度 值 为 0.001.0.002、| ， 六 下 、 
十 范 用 。 | 分 表 (0 级 在 全 程 范围 | 0.005 的 千 分 表 (1 级 分 度 值 为 0. 01 
内 ,1 级 在 0. 2mm 内 )、| 在 全 程 范围 内 ) 分 度 图 内 和 5 看 任 的 百 分 表 (1 级 在 
分 度 值 为 0. 002 的 千 | 值 为 0.01 的 百 分 表 意 1Tmm 内 ) 全 程 范围 内 ) 
分 表 ( 在 1 上 范围 内 ) | (0 级 在 任意 1mm 内 ) 人 
大 于 至 不 确定 度 
0 23 
25 40 
40 65 
0. 005 
65 90 
90 90 
0.010 0.018 0.030 
90 115 
115 165 
165 213 
0. 006 
215 265 
265 315 











(3) 评估 验收 质量 一 一 误 收 与 误 废 
1) 按 验 收 原则 规定 ， 所 用 验收 方法 应 只 接收 位 于 规定 尺寸 极限 之 内 的 工件 。 目 前 





收 极限 与 工件 的 极限 尺寸 














2) 验收 工件 时 发 生 的 误 判 有 两 类 : 误 收 与 误 废 。 
误 收 是 指 把 尺寸 超出 规定 尺寸 极限 的 工件 判 为 合格 ， 即 合格 产品 中 有 不 合格 品 ， 误 








废 是 指 把 处 在 规定 尺寸 极限 之 内 的 工件 判 为 废品 ， 即 废品 中 有 合格 品 。 





大 多 数 工厂 用 计量 右 具 检测 工件 时 ， 均 按 图 样 上 标注 的 极限 尺寸 作为 验收 极限 ， 这 种 验 
合 的 方法 ， 由 于 计量 器 具 和 测量 系统 都 存在 误差 ， 任 何 测量 
方法 都 可 能 发 生 一 定 的 误 判 概率 。 这 样 按 图 样 上 标注 的 极限 尺寸 作为 验收 极限 就 会 导致 
验收 工件 时 发 生 的 误 判 ， 造 成 不 少 质量 问题 及 不 应 有 的 损失 。 下 面 简 要 说 明 由 测量 误差 


引起 的 误 判 概率 的 计算 ， 并 引用 误 判 概率 的 大 小 来 评估 验收 质量 的 高 低 。 
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误 收 影响 产 品质 量 ， 误 废 造成 经 济 损失 。 误 收 概 率 m (以 下 简称 误 收 率 ) 或 误 废 
概率 nn (以 下 简称 误 废 率 ) 统称 误 判 概率 。 

误 判 概率 的 条 件 : m 与 n 决定 于 工件 尺寸 x 与 测量 误差 y 的 分 布 形式 及 其 积分 界 
限 。 这 里 工件 公差 了 以 工件 尺寸 分 布 标准 差 o 为 单位 ， 测 量 不 确定 度 w 以 测量 误差 分 布 
标准 差 * 为 单位 。 通 过 分 析 计 算 ， 工件 尺 寸 遵循 正 态 分 布 时 ， 按 上 述 方法 一 、 方 法 二 规 
定 的 各 验收 极限 的 m 和 nn 值 见 表 1-12。 

表 1-12 正 态 分 布 时 两 种 方式 规定 各 验收 极限 的 m 与 值 
A/u 0 275 3/5 5/5 A/lu 0 275 3/5 S75 






















































































. 计量 器 具 的 选择 

da a 按照 计量 器 具 所 导致 的 测量 不 确定 度 (简称 计量 器 具 

量 不 确定 度 ) 的 允许 值 (wu,) 选择 计量 器 具 。 选 择 时 ， 应 使 所 选用 的 计量 器 具 的 

测量 不 确定 度数 值 等 于 或 小 于 选 定 的 值 。 
计量 器 具 的 测量 不 确定 度 允 许 值 (wu,) 按 测量 不 确定 度 (wu) 与 工件 公差 的 比值 分 

档 ; 对 IT16 ~IT11 的 分 为 1 、 开 、 亚 三 档 ， 对 IT12 ~ IT18 的 分 为 1、 卫 两 档 。 测 量 不 

确定 度 (u) 的 I、 卫 、 刁 三 档 值 分 别 为 工件 公差 的 1/10、1/6、1/4。 计 量 器 具 的 测量 

















的 议 


师 
































不 确定 度 允 许 值 (四 ) 约 为 测量 不 确定 度 (u) 的 0.9 倍 ， 其 三 档 数值 列 于 表 1-8 中 。 
大 部 分 制造 企业 是 根据 经 验 来 选择 计量 器 具 的 : 通常 选择 计量 器 具 的 测量 极限 误差 占 工 
件 公差 的 1/3 ~1/5 或 1/3 ~1/10; 对 一 些 高 精度 工件 ， 甚 至 有 取 1Z2 的 。 

GBZT 3177 一 2009 中 测量 不 确定 度 的 评定 推荐 采用 GBAT 18779. 2 一 2004 规定 的 方 
法 ， 未 作 特 别 说 明 时 ， 置 信 概 率 为 95% 。 选 用 表 1-8 中 计量 器 具 的 测量 不 确定 度 允 许 值 
(wi ) ， 一 般 情 况 下 ， 优 先 选 用 工 档 ， 其 次 选用 下 档 、 亚 档 。 

选择 原则 : 
























































uu, (GB/T 3177 一 2009 ) 
实际 值 uw 志 允 许 值 (wi ,wn ,win) 
(2) 计量 器 具 选 择 的 步 又 
1) 计算 被 测 件 的 公差 7。 
尺寸 公差 = 上 极限 尺寸 -下 极限 尺寸 
或 尺寸 公差 = 上 极限 偏差 -下 极限 偏差 
注意 : 尺寸 公差 是 一 个 没有 符号 的 绝对 值 。 
2) 确定 安全 裕 度 4 和 测量 器 具 不 确定 度 允 许 值 ww 。 根 据 公称 尺寸 和 计算 出 的 工件 
公差 了 查 表 1-8 得 4 和 zw。 
3) 选择 计量 器 具 。 依 据 被 测 件 的 公称 尺寸 ， 由 表 1-9 ~ 表 1-11 查找 u, 使 w<u， 
由 此 对 应 的 计量 器 具 ， 就 是 应 选择 的 量具 。 
4) 根据 被 测 件 轴 或 孔 的 情况 ， 选 择 下 列 对 应 的 公式 确定 验收 极限 。 
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孔 尺 十 的 验收 极限 为 
上 验收 极限 = 最 小 实体 尺寸 (LMS) - 安全 裕 度 (4) 
下 验收 极限 = 最 大 实体 尺寸 (MMS ) + 安全 裕 度 (4) 
轴 尺 十 的 验收 极限 为 
上 验收 极限 = 最 大 实体 尺寸 (MMS ) - 安全 裕 度 (4) 
下 验收 极限 = 最 小 实体 尺寸 (LMS) + 安全 裕 度 (4) 
5) 评估 验收 质量 。 计 算 4Au =AAu， (wt， wy，uwm) 值 ， 根据 计算 结果 和 对 
应 的 工 档 、 开 档 、 亚 档 之 一 ， 查 表 1-12 得 出 误 收 概率 m 和 误 废 概率 n 值 。 
例 : 大 批量 生产 外 圆 尺寸 823 -mm、 长 40mm 的 轴 销 ， 请 选择 测量 器 具 ， 并 评估 
验收 质量 。 
解 : 1) 计算 被 测 件 的 公差 了 
尺寸 公差 = 上 极限 偏差 -下 极限 偏差 
T= -0.020mm -( -0.053)mm=0.033mm =33 um 
2) 确定 安全 裕 度 4 和 测量 器 具 不 确定 度 允 许 值 ww 。 根 据 823mm 和 7 了 =33hm 查 表 
1-8 得 : 4 =3.3pm, wi =3.0um，wnr=5.0khm，wnW=7.4umo 
3) 选择 计量 器 具 。 
根据 $23mm 和 zf ~win 查 表 1-9 得 测量 公称 尺寸 为 0 ~50mm， 分 度 值 为 0. 01mm 
的 外 径 千 分 尺 的 =0.004mm =4um， 满 足 v < rr， 即 w =4hm<znr=Sum， 故 取 0 ~ 
25mm 的 外 径 千 分 尺 。 
4) 确定 验收 极限 。 由 于 被 测 件 是 轴 ， 所 以 
上 验收 极限 =MML -4 =(23 -0.020)mm -0.003mm =22. 977mm 
下 验收 极限 =LML +4 = (23 -0.053) mm +0. 003mm =22. 9530mm 
5) 评估 验收 质量 。 因 为 4 过 0， 且 是 大 批量 生产 ， 所 以 工件 尺寸 服从 正 态 分 布 ， 取 
ur =Shum， 则 

































































4 =4[ui =3.3/5~3/5 
根据 4/u =3/5 和 wy ( 开 档 ) 查 表 1-12 得 : m=0.10%, n=8.23%。 即 用 0 ~ 
25mm 外 径 千 分 尺 测量 $23 -wmm 轴 的 误 收 率 为 0. 10% ， 误 废 率 为 8.23% 。 











今 仿 全 第 六 节 检测 基本 要 求 


一 、 检 验 的 一 般 程 序 


对 零件 的 尺寸 、 形 状 、 人 位置、 表面 粗糙 度 等 几何 量 参数 的 检验 ， 通 常 按 以 下 程序 
进行 











1) 测量 方法 的 选择 。 
2) 测量 基 面 的 选择 。 
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3) 辅助 基 面 的 选择 。 
4) 定位 方式 的 选择 。 
5) 测量 条 件 的 控制 。 
6) 测量 结果 的 处 理 。 


二 、 检 测 方法 的 选择 


1. 测量 方法 的 概念 

测量 过 程 四 要 素 包 括 测量 对 象 、 测 量 单位 、 测 量 方法 和 测量 精度 。 

(1) 测量 对 象 / 被 测量 ”几何 量 测量 的 对 象 是 多 种 多 样 的 ,不同 的 测量 对 象 有 不 同 
的 被 测量 。 如 螺纹 零件 的 被 测量 有 螺 距 、 中 径 、 牙 型 半角 等 ; 箱 体 零件 的 被 测量 有 长 、 
宽 、 高 及 孔 间 距 等 ;复杂 的 零件 还 有 复合 自 测量 ， 如 丝 枉 和 滚 刀 的 螺旋 线 误差 等 。 
此 ， 对 于 被 测 对 象 的 特性 ， 被 测 参 数 的 定义 等 都 必须 加 以 研究 和 熟悉 ， 以 便 进 行 测量 。 

(2) 测量 单位 /标准 量 ”几何 量 测量 常用 的 长 度 单位 有 米 (m) 、 毫 米 (mm)、 微 
米 (hm) ,平面 角度 单位 有 度 (*)、 分 (')、 秒 (")。 

在 测量 过 程 中 ,测量 单位 是 以 物质 形式 来 体现 的 。 能 体现 测量 单位 和 标准 量 的 物质 
形式 有 : 光波 波长 、 量 块 、 线 纹 尺 、 多 面 棱 体 、 圆 分 度 盘 等 。 

(3) 测量 方法 ”测量 方法 是 指 完成 测量 任务 所 采用 的 方法 、 量 具 或 仪器 ， 以 及 测 
量 条 件 的 总 和 。 任 何 测量 过 程 ， 都 是 两 个 同 值 的 量 的 比较 所 采用 的 比较 方法 〈 即 测量 
方法 ) 。 当 没有 现成 的 量具 或 仪器 时 ， 需 要 自行 拟定 测量 方法 并 设计 计量 器 具 ， 这 就 需 
要 根据 被 测 对 象 和 被 测量 的 特点 (形体 大 小 、 精 度 要 求 等 ) 确定 标准 量 ， 拟 定 测 量 方 
案 ， 工 件 的 定位 ， 读 数 和 瞄准 方式 及 测量 条 件 ( 如 温度 和 环境 要 求 等 ) 。 

ee 过 程 四 要 素 之 一 ， 但 在 实际 上 它 是 测量 过 程 的 核心 部 分 。 

善 的 测量 方法 ， 必 然 是 根据 被 测 对 象 、 被 测量 的 特性 和 精度 要 求 采 用 相应 的 

标准 量 ， a 具体 的 结构 系统 来 实现 两 者 的 比较 ， 并 能 使 测量 结果 的 测量 误差 不 超 
过 一 定 的 范围 ， 因 此 ， 测 量 方法 是 整个 测量 过 程 的 综合 体现 。 
测量 方法 应 包括 测量 原则 、 被 测 对 象 、 被 测量 的 特性 、 测 量力 的 影响 和 测量 环境 。 

(4) 测量 精度 ”测量 精度 是 指 测量 结果 与 真 值 的 一 致 (接近 ) 程度 。 由 于 在 测量 
过 程 中 不 可 避免 地 总 会 存在 着 误差 ， 使 测量 结果 的 可 靠 程度 受到 一 定 的 影响 ， 测 量 误差 
大 ， 则 测量 结果 的 可 靠 性 低 ; 测量 误差 小 ， 则 测量 结果 的 可 靠 性 高 。 用 射击 试验 结果 说 
明 的 测量 精度 原理 如 图 1-2 所 示 。 

Q 精密 度 : 在 同一 条 件 下 对 同一 几何 量 进行 多 次 测量 时 ， 该 几何 量 各 次 测量 结果 
的 一 致 程度 。 它 表示 测量 结果 受 随 机 误差 的 影响 程度 。 若 随机 误差 小 ， 则 精密 度 高 。 

@ 正确 度 : 在 同一 条 件 下 对 同一 几何 量 进行 多 次 测量 时 ， 该 几何 量 测 量 结 果 与 其 
真人 的 符合 程度 。 它 表示 测量 结果 受 系 统 误 差 的 影响 程度 。 若 系统 误差 小 ， 则 正确 
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加 准确 度 (或 称 精 确 度 ) : 表示 对 同一 几何 量 进行 连续 多 次 测量 所 得 到 的 测 得 值 与 
真 值 的 一 致 程度 。 它 表示 测量 结果 受 系统 误差 和 随机 误差 的 综合 影响 程度 。 知 系统 误差 
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a) b) C) d) 


图 1-2 测量 精度 原理 图 
a) 精密 度 高 b) 正确 度 高 c) 准确 度 高 d) 准确 度 低 

和 随机 误差 都 小 ， 则 准确 度 高 。 

2. 测量 方法 的 分 类 

(1) 直接 测量 和 间接 测量 

1) 直接 测量 : 不 必 测 量 与 被 测量 有 函数 关系 的 其 他 量 ， 而 能 直接 得 到 被 测量 值 的 
测量 。 例 如 ， 用 刻度 尺 测 量 长 度 ， 用 等 臂 天 平 测量 质量 ， 用 外 径 千 分 斥 测量 轴 径 等 。 

2) 间接 测量 : 通过 测量 与 被 测量 有 函数 关系 的 其 他 量 来 得 到 被 测量 值 的 测量 。 例 
如 ， 通 过 测量 液 柱 高 度 进行 压力 测量 ， 利 用 电阻 温度 计 进 行 温度 测量 ， 在 万 能 工具 显 微 
镜 上 通过 测 出 马 高 和 号 高 所 对 应 的 弦 长 来 计算 圆 弧 半径 的 测量 ， 用 正弦 规 测 量 锥 体 的 锥 
度 ， 用 三 针 法 测量 螺纹 中 径 等 。 

(2) 绝对 测量 和 相对 测量 

1) 绝对 测量 : 量具 量 仪 示 值 直接 反映 被 测量 量 值 的 测量 。 例 如 ， 用 外 径 千 分 尺 测 
轴 径 ， 既 是 直接 测量 又 是 绝对 测量 。 

2) 相对 测量 : 将 被 测量 与 一 个 标准 量 值 进行 比较 得 到 被 测量 与 标准 量 的 差 值 的 测 
量 。 例 如 ， 在 立 式 光学 计 或 接触 式 干 涉 仪 上 检定 量 块 的 测量 就 是 相对 测量 。 

(3) 接触 测量 和 非 接触 测量 ”量具 量 仪 的 测 头 与 被 测 件 表面 直接 接触 并 有 机 械 作 
用 的 测 力 存 在 的 测量 称 为 接触 测量 ; 反之， 为 非 接 触 测量 。 气 动量 仪 的 测量 和 干涉 显 微 
镜 及 磁力 测 厚 仪 的 测量 均 属于 非 接触 测量 。 

(4) 单项 测量 和 综合 测量 

1) 单项 测量 : 个 别 地 彼此 没有 联系 的 测量 被 测 件 的 单项 参数 的 测量 。 例 如 ， 分 别 
测量 螺纹 的 单一 中 径 、 螺 距 、 牙 型 半角 等 即 为 即 对 螺纹 的 单项 测量 。 

2) 综合 测量 : 同时 测量 工件 上 的 几 个 有 关 参 数 ， 从 而 综合 判断 被 测 件 合格 与 否 的 
测量 。 例 如 ， 用 螺纹 量规 对 螺纹 制 件 的 测量 ， 用 齿轮 双 面 哨 合 仪 对 齿轮 的 测量 。 

(5) 主动 测量 和 被 动 测 量 

1) 主动 测量 (也 称 在 线 测量 ) : 工件 在 加 工 过 程 中 进行 的 测量 。 其 测量 结果 直接 
用 来 控制 工件 的 加 工 过 程 ， 及 时 防止 和 消灭 废品 ， 如 有 些 数控 机 床上 就 装 有 主动 测量 
装置 。 

2) 被 动 测 量 : 工件 加 工 完 成 某 一 道 工 序 或 全 部 工序 后 的 测量 。 它 仅 用 于 发 现 并 挑 
出 废品 。 
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(6) 静态 测量 和 动态 测量 

1) 静态 测量 . 对 不 随时 间 变 化 的 量 值 的 测量 。 这 里 指 的 静态 是 针对 被 测量 而 非 测 
量 方法 。 例 如 ， 用 公法 线 千分尺 测量 齿轮 的 公法 线 长 度 。 

2) 动态 测量 : 对 随时 间 变 化 量 值 的 瞬间 量 值 的 测量 。 这 里 指 的 动态 是 针对 被 测量 
而 非 测 量 方法 。 测 量 时 被 测 表 面 与 测 头 有 相对 运动 ， 例 如 ， 用 表面 粗糙 度 仪 测量 表面 粗 
料 度 。 

(7) 直接 比较 测量 和 替代 测量 。 

1) 直接 比较 测量 : 将 被 测量 直接 与 已 知 量 值 的 同 种 量 相 比较 的 测量 。 例 如 ， 用 刻 
度 尺 测量 长 度 。 

2) 替代 测量 : 将 选 定 的 且 已 知 量 值 的 同 种 量 代替 被 测量 ， 使 在 指示 装置 上 得 到 相 
同 效应 ， 以 确定 被 测量 值 的 测量 。 例 如 ， 借 助 天 平和 已 知 质量 的 硅 码 ， 利 用 波 大 替代 方 
法 确定 质量 。 

(8) 定义 测量 法 “定义 测量 法 是 指 根据 量 的 定义 来 确定 该 量 的 测量 方法 。 例 如 ， 
齿 厚 要 用 雌 厚 卡尺 来 测量 ， 圆 度 误差 可 选 圆 度 测量 仪 来 测量 。 

(9) 微 差 测量 法 ” 微 差 测量 法 是 指 将 被 测量 与 同 它 只 有 微小 差别 的 已 知 同 种 量 相 
比较 ,通过 测量 这 两 个 量 值 间 的 差 值 来 确定 被 测量 值 的 测量 方法 。 例 如 ， 借 助 量 块 和 比 
较 仪 进行 活塞 直径 测量 。 如 图 1-3 所 示 ， 用 指示 表 测 直径 ， 首 先 选择 与 被 测 件 公称 尺寸 
相近 的 量 块 ， 测 出 被 测 件 与 量 块 的 差 值 ， 则 被 测 件 的 实际 尺寸 为 量 块 值 和 差 值 的 代 
数 和 。 

3. 测量 方法 的 选择 原则 

由 于 在 测量 过 程 中 不 可 避免 地 总 会 存在 或 大 或 小 的 
测量 误差 ， 使 测量 结果 的 可 靠 程 度 受到 一 定 的 影响 ; 测 
量 误差 大 ， 则 测量 结果 的 可 靠 性 低 ; 测量 误差 小 ， 则 测 
量 结果 的 可 靠 性 高 。 所 以 说 测量 方法 的 选择 非常 重要 。 

主要 根据 测量 目的 、 生 产 批 量 、 被 测 件 的 结构 、 尺 
寸 和 精度 质量 特性 以 及 现 有 计量 器 具 的 条 件 等 来 选择 测 
量 方法 ， 选 择 原 则 为 : 

1) 保证 测量 准确 度 。 

2) 经 济 适用 。 

三 、 检 测 温度 规范 

测量 条 件 主 要 是 指 测量 时 的 温度 、 湿 度 、 振 动 、 灰 侍 、 腐 蚀 性 气体 等 客观 条 件 。 其 
中 ， 温 度 条 件 对 测量 精度 影响 最 大 ， 特 别 是 绝对 测量 。 

1. 温度 引起 的 测量 误差 

由 温度 引起 的 测量 误差 可 由 下 式 计算 : 

AL=Lla(t' -20C ) -a,( 1, -20°C )] 
式 中 /一 一 被 测 工件 长 度 (mm); 
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a 一 一 计量 器 具 的 线 膨胀 系数 ; 
o% 一 一 被 测 工件 的 线 膨 胀 系数 ; 
一 一 计量 器 具 的 温度 (人 C ) ; 
六 一 一 被 测 工件 的 温度 〈%C ) ; 

2. 减 小 和 消除 温度 误差 的 主要 方法 

1) 选择 与 被 测 工件 的 线 膨胀 系数 一 致 或 相近 的 计量 器 具 进 行 测量 。 

2) 经 定 温 后 进行 测量 。 如 果 被 测 工件 的 线 膨 胀 系数 与 计量 器 具 的 线 膨胀 系数 相 
同 ， 则 将 被 测 工件 和 计量 器 具 置 于 同一 温度 下 ， 经 过 一 段 时 间 后 〈 视 工件 和 量具 的 大 
小 ， 保 证 其 内 部 温度 也 达到 了 室温 即 可 ， 一 般 4h 以 上 ) ， 使 两 者 的 温度 度 达到 “同一 
温度 "” ， 即 一 致 ， 然 后 进行 测量 。 

3) 在 标准 温度 下 进行 测量 。GB/AT 19765 一 2005《 产 品 几 何 量 技术 规范 (GPS) 产 

几何 量 技术 规范 和 检验 的 标准 参考 温度 》 规 定 : 产品 几何 量 技术 规范 和 检验 的 标准 

参考 温度 为 20% 。 标 准 参考 温度 适用 于 GPS 规范 ， 即 在 标准 参考 温度 下 确定 和 规范 全 
部 GPS 特征 。 因 此 ， 当 进行 工件 几何 要 素 或 测量 器 具 计 量 特性 的 测量 时 ， 偏 离 标准 参 
考 温度 将 会 在 测量 结果 中 产生 误差 和 测量 不 确定 度 。 

并 不 要 求 都 在 标准 参考 温度 下 进行 测量 器 具 计量 特性 的 校准 、 工 件 的 测量 和 制造 。 
在 不 确定 的 温度 下 测量 和 温度 不 是 在 标准 参考 温度 下 的 测量 会 对 测量 结果 的 不 确定 度 评 
定 产生 影响 ， 并 在 测量 结果 中 导致 系统 误差 。 

测量 时 ， 应 在 恒温 室内 定 温 一 定 的 时 间 ， 如 果 被 测 工件 的 线 膨胀 系数 与 计量 器 具 的 
线 膨胀 系数 相同 ， 可 以 偏离 20% 或 按 下 述 要 求 执行 : 

@ 高 精度 测量 应 在 (20 + 上 0.1~0.5)% 温度 下 进行 。 

@) 中 等 精度 测量 应 在 (20+2)% 温度 下 进行 。 

@@ 一 般 精 度 测 量 应 在 (20 上 5)% 温度 下 进行 。 


四 、 数 值 修 约 


在 测量 中 ， 由 于 存在 测量 误差 ， 测 得 值 只 能 是 被 测量 的 真 值 的 近似 值 ， 因 此 ， 在 一 
般 情况 下 ， 对 于 一 个 正确 的 测量 数值 ， 只 允许 其 最 后 一 位 数字 是 可 疑 的 或 不 可 靠 的 。 

1. 术语 和 定义 

(1) 数值 修 约 ” 通 过 省 略 原 数值 的 最 后 若干 位 数字 ， 调 整 所 保留 的 末 位 数字 ， 使 
最 后 所 得 到 的 值 最 接近 原 数 值 的 过 程 ， 称 为 数值 修 约 。 经 数值 修 约 后 的 数值 称 为 〈 原 
数值 的 ) 修 约 值 。 

(2) 修 约 间隔 ” 修 约 间隔 是 指 修 约 值 的 最 小 数值 单位 。 修 约 间隔 的 数值 一 经 确定 ， 
修 约 值 即 为 该 数值 的 整数 倍 。 

例 1: 如 指定 修 约 间隔 为 0.1， 修 约 值 应 在 0. 1 的 整数 倍 中 选取 ， 相 当 于 将 数值 修 
约 到 一 位 小 数 。 

如 指定 修 约 间隔 为 100， 修 约 值 应 在 100 的 整数 倍 中 选取 ， 相 当 于 将 数值 修 
约 到 “ 百 ” 数 位 。 












































































































































































































































35 


大 | 机 械 产 品 检验 工 (基础 知识 中 级 ) 





2. 数值 修 约 规则 

(1) 确定 修 约 间隔 

1) 指定 修 约 间隔 为 10-”(z 为 正 整数 ) ,或 指明 将 数值 修 约 到 位 小 数 。 

2) 指定 修 约 间隔 为 1， 或 指明 将 数值 修 约 到 “个 ”数位 。 

3) 指定 修 约 间 隔 为 10”( nn 为 正 整 数 )， 或 指明 将 数值 修 约 到 10n 数位 ， 或 指明 将 
数值 修 约 到 “十 ”“ 百 ”“ 千 ”…… 数位 。 

(2) 进 舍 规 则 ”用 一 名 话说 : 一 般 均 采 用 “由 舍 六 入 五 单 双 奇 进 侦 退 ”法 来 选取 ， 
其 一 般 规则 如 下 : 


























四 售 

六 人 

五 单 双 ( 奇 进 偶 退 ) 
允许 连续 修 约 

1) 拟 舍弃 数字 的 最 左 一 位 数字 小 于 5， 则 舍 去 ,保留 其 余 各 位 数字 不 变 。 

例 : 将 12. 1498 修 约 到 个 数位 ， 得 12; 将 12. 1498 修 约 到 一 位 小 数 ， 得 12. 1。 

2) 拟 舍弃 数字 的 最 左 一 位 数字 大 于 5， 则 进 一 ， 即 保留 数字 的 末 位 数字 加 1。 

例 : 将 1268 修 约 到 “ 百 ” 数 位 ， 得 13 x10?: (特定 场合 可 写 为 1300) 。“ 特 定 场 合 ” 
是 指 修 约 间隔 明确 时 。 

3) 拟 舍弃 数字 的 最 左 一 位 数字 是 5， 且 其 后 有 非 0 数字 时 进 一 ， 即 保留 数字 的 末 
位 数字 加 1。 

例 : 将 10. 5002 修 约 到 个 数位 ， 得 11。 

4) 拟 舍弃 数字 的 最 左 一 位 数字 为 5， 且 其 后 无 数字 或 皆 为 0 时 ， 若 所 保留 的 末 位 
数字 为 奇数 (1，3,，5,7,9) 则 进 一 ， 即 保留 数字 的 末 位 数字 加 1; 若 所 保留 的 末 位 
数字 为 偶数 (0，2,，4，6，8) ， 则 多 去 。 

例 1: 修 约 间 隔 为 0.1 (或 107')。 


“四 舍 六 入 五 单 双 奇 进 偶 退 ” 























拟 修 约 数值 修 约 值 

1. 050 10 x10- (特定 场合 可 写成 为 1.0) 

0. 35 4x10- (特定 场合 可 写成 为 0.4) 

例 2: 修 约 间隔 为 1000 (或 10 ) 。 

拟 修 约 数值 修 约 值 

2500 2 x10”( 特 定 场 合 可 写成 为 2000) 

3500 4 x10”( 特 定 场合 可 写成 为 4000) 

5) 负数 修 约 时 ， 先 将 它 的 绝对 值 按 上 述 规定 进行 修 约 ， 然 后 在 所 得 值 前 面 加 上 
负 号 。 

例 1: 将 下 列 数 字 修 约 到 “十 ”数位 。 

拟 修 约 数值 修 约 值 

一 355 -36 x10 (特定 场合 可 写 为 -360 ) 

一 325 -32 x10 (特定 场合 可 写 为 -320) 
36 
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例 2: 将 下 列 数字 修 约 到 三 位 小 数 ， 即 修 约 间隔 为 10 。 

拟 修 约 数值 修 约 值 

—0. 0365 -36 x10“”【( 特 定 场 合 可 写 为 -0. 036 ) 

6) 不 允许 连续 修 约 。 

Q 拟 修 约 数字 应 在 确定 修 约 间隔 或 指定 修 约 数位 后 一 次 修 约 获得 结果 ， 不 得 多 次 
按 上 述 规则 连续 修 约 。 

@ 在 具体 实施 中 ， 有 时 测试 与 计算 部 门 先 将 获得 数值 按 指定 的 修 约 数位 多 一 位 或 
几 位 报 出 ， 而 后 由 其 他 部 门 判 定 。 

3. 计算 法 则 

(1) 加 减 运算 ”在 加 减 运算 中 ， 参 与 运算 的 数据 保留 的 小 数位 数 ， 要 比 小 数位 数 
最 少 的 那个 数 多 保留 一 位 。 在 计算 结果 里 ， 应 保留 的 小 数位 数 和 小 数位 数 最 少 的 那个 数 
的 位 数 相 同 。 

(2) 乘除 运算 ”在 乘除 运算 中 ， 参 与 运算 的 数据 ， 以 有 效 位 数 为 准 ， 其 余数 据 可 
多 保留 一 位 。 计 算 结果 的 有 效 位 数 ， 应 与 有 效 位 数 最 少 的 那个 数 相同 。 

(3) 乘 方 、 开 方 运算 “在 乘 方 、 开 方 运算 中 ,计算 结果 的 有 效 位 数 ， 应 与 原始 数 
据 相同 。 

(4) 某 些 数字 常数 如 下、 2、 等 ， 在 参与 运算 时 ， 也 按 上 述 方法 确定 其 有 效 位 
数 ， 但 为 了 保证 最 终 运算 结果 的 准确 度 ， 可 适当 多 取 1 或 2 位 。 

4. 修 约 的 目的 

一 般 情况 下 ， 对 于 一 个 正确 的 测量 数据 ， 只 允许 其 最 后 一 位 数字 是 可 疑 的 或 不 可 靠 
的 ; 并 不 是 一 个 数值 小 数 点 后 的 位 数 越 多 ， 这 个 数 就 越 准确 ; 也 不 是 在 测量 过 程 中 ， 测 
量 结果 中 保留 的 位 数 越 多 就 越 准确 。 位 数 的 多 少 虽 与 测量 仪器 读数 有 关 ， 但 是 数值 小 数 
点 的 位 置 仅 与 所 用 单位 大 小 有 关 ， 不 是 决定 准确 度 的 标志 。 

例如 ， 一 个 重 物 的 质量 为 64. 52kg， 可 以 写作 0. 06452t 或 64520g。 无论 写 多 少 位 
数 ， 绝 对 不 能 把 准确 度 提高 到 超过 仪器 的 精度 。 

正确 的 写法 应 该 是 : 除 最 后 一 位 数字 是 可 疑 的 、 不 准确 的 或 不 可 靠 的 外 ， 其 余 各 位 
数字 都 应 该 是 准确 的 、 知 道 的 。 

例如 ， 用 分 度 值 为 0.01mm， 规 格 为 75 ~ 100mm 的 外 径 千 分 尺 测 量 某 零件 底板 的 高 
度 (80 + 上 0.02)mm， 有 的 人 可 能 读 为 80.025mm， 有 的 人 读 为 80.023mm， 有 的 人 读 为 
80. 027mm; 而 80.02 这 个 数字 是 准确 的 ， 最 后 一 位 数字 5、3、7 是 估 读 的 ， 或 是 可 


























































































































疑 的 。 
一 般 认为 ， 最 后 一 位 数字 上 下 可 能 有 一 个 单位 的 出 入 。 其 绝对 误差 不 大 于 末 位 数 上 
的 半 个 单位 。 





由 此 可 见 : 测量 过 程 中 读数 必须 进行 修 约 ， 同 时 在 检测 中 ， 出 现 徘 近 合格 界限 的 边 
缘 数 据 时 ， 须 进行 必要 的 重复 检测 ， 以 验证 检测 的 准确 性 ; 做 好 检测 原始 记录 。 当 检测 
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由 一 人 读数 、 一 人 记录 时 ， 记 录 人 员 要 复 念 一 壳 所 记 的 数字 ， 以 避免 数字 传递 发 生 
差错 。 





仿 令 令 第 七 节 装配 质量 检验 


一 、 装 配 基 础 知识 


1. 装配 的 概念 
装配 是 指 按 规定 的 技术 要 求 ， 将 零件 、 组 件 或 部 件 等 进行 配合 连接 ， 使 之 成 为 半 成 
品 或 成 品 的 过 程 。 装 配 概念 原理 图 如 图 1-4 所 示 。 


零件 
组 装 一 一 部 件 
标准 件 零件 > 部 件 装 配 一 一 部 件 


标准 件 








组 件 
零件 
标准 件 
图 1-4 ”装配 概念 原理 图 


(1) 组 装 (组 合 件 ) 将 若干 零件 和 标准 件 组 合成 部 件 的 过 程 。 

(2) 部 件 装配 ”将 若干 零件 、 标 准 件 和 组 件 组 装配 合成 部 件 的 过 程 。 

(3) 总 装 ”将 部 件 ( 含 零件 、 标 准 件 ) 组 装配 合成 产品 的 过 程 。 

2. 装配 单元 

(1) 零件 组 成 产品 和 参加 装配 的 最 基本 单元 。 

(2) 合 件 ” 比 零件 大 一 级 的 装配 单元 。 

(3) 组 件 一 个 或 数 个 合 件 与 若干 零件 的 组 合 。 

(4) 部 件 由 一 个 基准 件 和 若干 组 件 、 合 件 和 零件 组 成 。 

(5) 产品 ”以 上 全 部 装配 单元 组 成 的 整体 。 

3. 装配 配合 精度 

装配 配合 精度 (简称 装配 精度 ) ， 是 指 产品 装配 时 应 达到 的 最 低 精 度 ， 是 确定 零件 
加 工 精度 、 选 择 装配 方法 和 制订 装配 工艺 规程 的 主要 依据 ; 即 配合 件 的 实际 尺寸 参数 、 
零件 及 其 表面 的 相互 位 置 、 形 状 、 微 观 几 何 精度 等 各 项 指标 与 规定 技术 要 求 相 符 的 
程度 。 

零件 是 产品 的 基本 组 成 部 分 ， 其 加 工 精 度 与 产品 的 装配 精度 密切 相关 。 

4. 保证 装配 精度 的 方法 

在 产品 装配 工作 中 ， 用 什么 装配 方法 来 达到 规定 的 装配 精度 ， 特 别 是 以 较 低 的 零件 
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精度 、 最 小 的 装配 工作 量 达 到 较 高 的 装配 精度 ， 是 装配 工艺 的 核心 问题 。 

保证 装配 精度 的 方法 可 归纳 为 : 互 换 装 配 法 、 选 择 装配 法 、 修 配 装配 法 和 调整 装配 
法 四 大 类 。 

(1) 互 换 装 配 法 ”采用 互 换 法 装配 时 ， 被 装配 的 每 一 个 零件 不 需 作 任何 挑选 、 修 
配 和 调整 就 能 达到 规定 的 装配 精度 要 求 。 用 互 换 法 装配 ， 其 装配 精度 主要 取决 于 零件 的 
制造 精度 。 根 据 零 件 的 互 换 程 度 ， 互 换 装 配 法 可 分 为 完全 互 换 装配 法 和 大 数 互 换 法 。 

1) 完全 互 换 装 配 法 。 

J 定义 : 在 全 部 产品 中 ， 装 配 时 各 组 成 环 不 需 挑选 或 不 需 改 变 其 大 小 或 位 置 ， 装 
配 后 即 能 达到 装配 精度 要 求 的 装配 方法 ， 称 为 完全 互 换 法 。 

外 特点 。 

a. 优点 : 装配 质量 稳定 可 靠 (装配 质量 是 靠 零件 的 加 工 精度 来 保证 ) ; 装配 过 程 简 
单 ， 装 配 效率 高 〈 零 件 不 需 挑 选 ， 不 需 修 麻 ); 易于 实现 自动 装配 ， 便 于 组 织 流 水 作 
业 ; 产品 维修 方便 。 

b. 缺点 ， 当 装配 精度 要 求 较 高 ， 尤 其 是 在 组 成 环 数 较 多 时 ， 组 成 环 的 制造 公差 规 
定 得 严 ， 零 件 制造 困难 ， 加 工 成 本 高 。 

@) 应 用 : 完全 互 换 装 配 法 适用 于 在 成 批 生产 、 大 量 生产 中 装配 那些 组 成 环 数 较 少 
或 组 成 环 数 虽 多 但 装配 精度 要 求 不 高 的 机 器 结构 。 

2) 大 数 互 换 装 配 法 。 

J 定义 : 对 于 大 多 数 产品 ， 装 配 时 各 组 成 环 不 需 挑 选 或 改变 其 大 小 位 置 ， 装 配 后 
即 能 达到 装配 精度 要 求 ， 但 少数 产品 有 可 能 出 现 废品 的 装配 法 。 

根据 统计 规律 ， 装 配 时 所 有 的 零件 同时 出 现 极 值 的 概率 是 很 小 的 ， 而 所 有 增 环 零件 
都 出 现 最 大 值 、 所 有 的 减 环 零件 都 出 现 最 小 值 或 所 有 的 减 环 零件 都 出 现 最 大 值 的 概率 就 
更 小 。 

因此 可 以 舍弃 这 些 情况 ， 将 组 成 环 的 公差 适当 加 大 ， 装 配 时 有 为 数 不 多 的 组 件 、 部 
件 的 装配 精度 不 合格 ,留待 以 后 再 分 别 进行 处 理 ， 这 种 装配 方法 称 为 大 数 互 换 装配 法 。 

Q 特点 : 零件 所 规定 的 公差 比 完全 互 换 装 配 法 所 规定 的 公差 大 ， 有 利于 零件 的 经 
济 加 工 ; 装配 简单 、 方 便 ; 在 装配 中 ， 应 采取 适当 措施 来 排除 个 别 产 品 因 公差 超出 而 产 
生 废 品 。 

@) 应 用 : 适用 于 大 批 大 量 生产 ， 组 成 环 较 多 、 装 配 精度 要 求 又 较 高 的 场合 。 

(2) 选择 装配 法 

1) 定义 : 将 装配 尺寸 链 中 组 成 环 的 公差 放大 到 经 济 可 行 的 程度 ， 然 后 选择 合适 的 
零件 进行 装配 ， 以 保证 装配 精度 要 求 的 装配 方法 ， 称 为 选择 装配 法 。 

2) 适用 场合 : 装配 精度 要 求 高 ， 而 组 成 环 较 少 的 成 批 或 大 批量 生产 。 

3) 种 类 : 直接 选 配 法 、 分 组 装配 法 和 复合 选 配 法 。 

QD 直接 选 配 法 。 

a 定义: 在 装配 时 ， 工 人 从 许多 待 装配 的 零件 中 ， 直 接 选 择 合适 的 零件 进行 装配 ， 
以 保证 装配 精度 要 求 的 选择 装配 法 ， 称 为 直接 选 配 法 。 
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b. 特点 : 装配 精度 较 高 ; 装配 时 赁 经 验 和 判断 性 测量 来 选择 零件 ， 装 配 时 间 不 易 准 
确 控 制 ; 装配 精度 在 很 大 程度 上 取决 于 工人 的 技术 水 平 ; 当 各 零件 的 加 工 误 差分 布 规律 
不 同时 ， 不 符合 同一 精度 要 求 的 “剩余 零件 ”可 能 很 多 。 

c. 应 用 : 不 适合 用 于 生产 节拍 要 求 较 严 的 大 批 大 量 的 流水 作业 中 。 

@) 分 组 选 配 法 。 

a 定义 : 零件 加 工时 ， 将 各 组 成 环 的 公差 相对 完全 互 换 法 所 求 数 值 放 大 数 倍 ， 使 
其 能 按 经 济 精度 加 工 ， 再 按 实 际 测量 尺寸 将 零件 分 组 ， 最 后 按 对 应 的 组 分 别 进行 装配 ， 
以 达到 装配 精度 要 求 的 选择 装配 法 ， 称 为 分 组 选 配 法 。 

分 组 选 配 法 的 实质 仍 是 互 换 法 ， 按 对 应 组 互 换 ， 实 现在 封闭 环 公差 不 变 的 前 提 下 扩 
大 组 成 环 的 公差 ， 增 加 了 测量 、 分 组 、 配 套 及 零件 管理 等 工作 。 

以 能 达到 装配 精度 要 求 、 同 时 使 分 组 工作 量 最 小 为 目标 ， 如 何 对 零件 进行 合理 分 
组 ， 即 优化 问题 。 

b. 特点 : 相关 零件 均 要 测量 ; 相关 零件 均 要 分 组 ; 相关 零件 之 间 存 在 配套 关系 ; 
零件 的 制造 精度 不 高 ， 但 却 可 获得 很 高 的 装配 精度 ; 组 内 零件 可 以 互 换 ， 装 配 效率 高 ; 
增加 了 零件 测量 、 分 组 、 存 贮 、 运 输 的 工作 量 。 

c. 应 用 : 常用 于 大 批 大 量 生产 中 ， 装 配 精度 要 求 高 而 组 成 环 数 少 的 部 件 的 装配 。 

例如 : 深 动 轴承 的 装配 、 发 动机 汽 氏 活塞 环 的 装配 、 精 密 机 床 的 精密 部 件 的 装配 。 

@) 复合 选 配 法 。 

a. 定义: 是 分 组 装配 和 直接 装配 的 复合 ， 即 零件 加 工 后 先 检测 分 组 ， 装 配 时 再 在 
各 对 应 组 内 适当 地 选 配 。 

b. 特点 : 配合 件 公差 可 以 不 等 ， 装 配 速度 较 快 、 质 量 高， 能 满足 一 定 生产 节拍 的 要 求 。 

c. 应 用 : 如 发 动机 气缸 与 活塞 的 装配 多 采用 此 种 方法 。 

完全 互 换 装 配 法 、 大 数 互 换 法 和 分 组 选 配 法 的 特点 都 是 零件 能 互 换 ， 这 一 点 对 于 大 
批 大 量 生 产 的 装配 而 言 ， 非 常 重要 。 

(3) 修配 装配 法 

1) 定义 : 将 装配 尺寸 链 中 各 组 成 环 按 经 济 加 工 精度 制造 ， 装 配 时 ， 通 过 改变 尺寸 
链 中 某 一 预先 确定 的 组 成 环 斥 才 的 方法 来 保证 装配 精度 的 装配 法 ， 称 为 修配 装配 法 
(简称 修配 法 )。 

采用 修配 法 装配 时 ， 各 组 成 环 均 按 该 生产 条 件 下 经 济 可 行 的 精度 等 级 加 工 ， 装 配 时 
封闭 环 所 积累 的 误差 ， 势 必 会 超出 规定 的 装配 精度 要 求 ; 为 了 达到 规定 的 装配 精度 ， 装 
配 时 须 修配 装配 尺寸 链 中 某 一 组 成 环 的 尺寸 (此 组 成 环 称 为 修配 环 ) 。 为 减少 修配 工作 
量 ， 应 选择 那些 便于 进行 修配 的 组 成 环 作 修配 环 。 在 采用 修配 法 装配 时 ， 要 求 修配 环 必 
须 留 有 足够 但 又 不 是 太 大 的 修配 量 。 

修配 法 的 实质 是 扩大 组 成 环 的 公差 ， 在 装配 时 逐个 修配 来 达到 装配 精度 ， 不 能 互 换 。 

2) 分 类 : 修配 法 又 分 为 独 件 修配 法 、 合 并 加 工 修配 法 和 自身 加 工 修配 法 三 种 。 

QD 独 件 修配 法 : 选 定 某 一 固定 的 零件 作为 修配 件 ， 在 装配 过 程 中 进行 修配 ， 以 保 
证 装配 精度 。 
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@ 合并 加 工 修配 法 : 将 两 个 或 多 个 零件 合并 在 一 起 进行 修配 ， 将 所 得 尺寸 作为 一 
个 组 成 环 ， 从 而 减少 组 成 环 环 数 。 

@) 自身 加 工 修配 法 : 用 自己 加 工 自己 的 方法 达到 装配 精度 。 

3) 特点 。 

a. 优点 : 组 成 环 均 可 以 加 工 经 济 精度 制造 ， 但 却 可 获得 很 高 的 装配 精度 。 

b. 缺点 : 增加 了 修配 工作 量 ， 生 产 效 率 低 ; 对 装配 工人 的 技术 水 平 要 求 高 。 

4) 应 用 : 适用 于 装配 精度 要 求 较 高 ， 组 成 环 数目 较 多 ， 不 便 采 用 互 换 法 和 分 组 法 的 成 
批 生产 或 单 件 小 批 生 产 的 装配 场合 。 修 配 法 一 般 在 现场 进行 修配 ， 限 制 了 其 应 用 范围 。 

(4) 调整 装配 法 

1) 定义 : 装配 时 用 改变 调整 件 在 机 器 结构 中 的 相对 位 置 或 选用 合适 的 调整 件 来 达 
到 装配 精度 的 装配 方法 ， 称 为 调整 装配 法 。 

调整 装配 法 与 修配 装配 法 的 原理 基本 相同 。 在 以 装配 精度 要 求 为 封闭 环 建立 的 装配 
尺寸 链 中 ， 除 调整 环 外 各 组 成 环 均 以 加 工 经 济 精度 制造 ， 由 于 扩大 组 成 环 制 造 公差 累积 
造成 的 封闭 环 过 大 的 误差 .通过 调节 调整 件 (或 称 补 偿 件 ) 相对 位 置 的 方法 消除 ， 最 
后 达到 装配 精度 要 求 。 

调节 调整 件 相对 位 置 的 方法 有 可 动 调整 法 、 固 定 调整 法 和 误差 抵消 调整 法 三 种 。 

Q@ 可 动 调整 法 : 改变 零件 的 位 置 来 达到 装配 精度 ， 如 轴承 间隙 调整 、 丝 杠 螺 母 副 
间隙 调整 。 

@) 固定 调整 法 : 在 尺寸 链 中 选 定 一 个 或 加 入 一 个 零件 作为 调节 环 ， 该 零件 按 一 定 
的 尺寸 间隔 级 别 制 成 ， 如 垫 片 。 

@ 误差 抵消 调整 法 : 在 装配 时 根据 尺寸 链 中 某 些 组 成 环 误差 的 方向 作 定 向 装配 ， 
使 其 误差 互相 抵消 一 部 分 ， 以 提高 封闭 环 的 精度 。 

2) 特点 。 

Q 优点: 组 成 环 均 可 以 加 工 经 济 精度 制造 ， 但 却 可 获得 较 高 的 装配 精度 ; 装配 效 
率 比 修配 装配 法 高 。 

@ 缺点 : 需要 另外 增加 一 套 调 整 装 置 。 

3) 应 用 : 可 动 调整 法 和 误差 抵消 调整 法 适用 于 小 批 生产 ， 固 定 调整 法 则 主要 适用 
于 大 批量 生产 。 


















































































































































总 结 : 通过 以 上 叙述 ， 可 以 将 四 种 装配 方法 小 结 如 下 ， 见 表 1-13 。 
表 1-13 不 同 装 配方 法 的 特点 及 相关 内 容 
特 丰 - 
替 件 精度 | 运用 团 | 互 换 性 | 尺寸 链 长 得 | 生产 类 型 | 7 人 
要 求 高 “| 。 配 精度 区 
五 换 半 | 完全 互 换 装配 法 | 高 不 太 高 | 完全 换 | ”得 估 批 大量 生 疡 。 低 
配 法 | 大 数 互 换 装配 法 | ” 较 高 ”| ”不 太 高 | 不 完全 互 换 | ” 较 短 。 大 批 大 量 生 产 。 低 
分 组 装配 法 经 济 精 度 | ”高 ”| 组 内 互 换 | ” 短 。 ”大批 大 量 生产 。 低 
修配 装配 法 经 济 精度 | ”高 无 互 换 长 ”| 成 批 或 单 件 | ”高 
调整 装配 法 经 济 精度 | 高 无 互 换 长 ”大批 大 量 生产 ”高 
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二 、 机 床 装 配 质量 通用 要 求 及 外 观 检验 


1. 基本 要 求 

1) 机 床 应 按 图 样 和 装配 工艺 规程 进行 装配 。 装 配 到 机 床上 的 零 、 部 件 (包括 外 购 
件 ) 均 应 符合 质量 要 求 。 不 应 放 和 人 图样 未 规定 的 热 片 和 套 等 。 

2) 装配 环境 应 清洁 。 精 度 要 求 高 的 部 件 ， 装 配 环境 应 符合 有 关 规 定 。 

3) 装配 时 的 零 、 部 件 应 清理 干净 。 在 装配 过 程 中 ， 加 工件 不 应 奢 碰 、 划 伤 和 锈 
蚀 ， 加 工件 的 配合 面 及 外 圳 表面 不 应 有 修 钼 和 打磨 等 痕迹 (制造 工艺 另 有 规定 的 除 
外 ) 。 

4) 装配 后 的 螺栓 、 螺 钉 头 部 和 螺母 的 端面 应 与 被 紧 固 的 零件 平面 均匀 接触 ， 不 应 
倾斜 和 留 有 间隙。 装配 在 同一 部 位 的 螺钉 ， 其 长 度 一 般 应 一 致 。 紧 固 的 螺钉 、 螺 栓 和 螺 
母 不 应 有 松动 现象 ， 影 响 精度 的 螺钉 紧 固 力 应 一 致 。 

5) 在 螺母 紧 固 后 ， 各 种 止 动 垫圈 应 达到 制 动 要 求 ， 根 据 结构 需要 可 采用 在 螺纹 部 
分 涂 低 强度 、 中 强度 防 松 胶 代 替 止 动 垫 图 。 

6) 机 床 的 移动 、 转 动 部 件 装配 后 ， 运 动 应 平稳 、 灵 活 、 轻 便 ， 无 阻 滞 现 象 。 变 位 
机 构 应 保证 准确 、 可 靠 地 定位 。 

7) 机 床上 有 刻度 装置 的 手 轮 、 手 柄 装配 后 的 反 向 空 程 量 应 在 各 类 型 机 床 的 技术 条 
件 中 规定 。 

8) 采用 “ 静 压 ”装置 的 机 床 ， 其 “ 节 流 比 ” 应 符合 设计 的 要 求 。“ 静 压 ” 建 立 
后 ， 运 动 应 轻便 、 灵 活 。 

9) 高 速 旋转 的 零 、 组 件 ， 装 配 时 应 做 平衡 试验 。 

10) 液压 系统 的 装配 应 符合 GB/T 23572 一 2009 的 有 关 规 定 。 

11) 电气 系统 的 装配 应 符合 GB 5226. 1 一 2008 的 有 关 规 定 。 

12) 气动 系统 的 装配 应 符合 GB/AT 7932 一 2003 的 有 关 规 定 。 

13) 标准 中 的 机 床 精度 等 级 按 JB/T 9871 一 1999 的 绝对 精度 等 级 的 规定 。 

14) 数控 系统 的 安装 调试 应 符合 JB/AT 8832 一 2001 的 有 关 规 定 。 

2. 外 观 检验 

1) 产品 的 颜色 应 符合 产品 图 样 的 规定 。 

2) 产品 外 观 不 应 有 划 痕 、 损 伤 、 止 凸 不 平 、 表 面 粗 烙 等 图 样 未 规定 的 缺陷 。 

3) 产品 的 外 表面 不 应 有 划 痕 、 奢 碰 、 锤 伤 、 扭 伤 、 人 锈蚀 等 缺陷 ， 外 露 焊 颖 应 均 
匀 、 平 整 。 

4) 产品 外 露 接合 面 的 边缘 ， 应 均匀 、 整 齐 ， 其 错位 量 和 不 均匀 量 均 不 得 超过 网 样 









































































































































5) 操纵 手柄 和 手 轮 的 防 锈 镀层 应 均匀 一 致 ， 不 允许 有 脱落 现象 。 
6) 发 蓝 件 、 电 镀 件 、 发 黑 件 的 色调 应 一 致 ， 不 允许 有 褪色 和 脱落 现象 。 
7) 各 种 门 、 盖 周边 与 其 相关 件 的 组 合 缝 辽 应 均匀 一 致 ， 其 不 均匀 值 不 得 超过 图 样 
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8) 液压 、 润 滑 、 冷 却 和 电气 的 管子 ， 不 允许 折 释 、 扭 曲 ， 排 列 要 整齐 紧 竣 、 美 观 
Ep 

9) 产品 非 加 工 表面 所 涂 油漆 应 符合 图 样 的 规定 。 

三 、 铣 钻床 精度 的 检验 


1. 一 般 要 求 

(1) 安装 调 平 机床 检验 前 应 将 机 床 安置 在 适当 的 基础 上 ， 并 按照 制造 厂 的 说 明 
书 调 平 机 床 。 调 平 的 目的 是 为 了 得 到 机 床 的 静态 稳定 性 ， 以 方便 其 后 的 测量 ， 特 别 是 与 
某 些 部 件 直线 度 有 关 的 测量 。 

将 工作 台 置 于 行程 的 中 间 位 置 ， 在 工作 台中 央 沿 纵向 和 横向 分 别 放置 水 平 仪 ， 水 3 
仪 在 纵向 和 横向 的 读数 均 不 超过 0. 10/1000。 

(2) 检验 项 目 检验 机 床 时 ,根据 结构 特点 并 不 是 必须 检验 本 部 分 中 的 所 有 项 目 。 
为 了 验收 目的 而 要 求 检验 时 ， 可 检验 由 用 户 与 制造 三 达成 共识 的 一 些 检验 项 目 ， 但 这 些 
检验 项 目 必须 在 机 床 订货 时 明确 提出 。 

(3) 检验 工具 ”下列 检 验 所 使 用 的 检验 工具 仅 为 例子 ， 可 以 使 用 相同 指示 量 和 具 
有 至 少 相 同 精 度 的 其 他 检验 工具 。 指 示 式 量具 应 具有 0. 001mm 或 更 高 的 分 辩 率 。 

(4) 工作 精度 检验 ”工作 精度 检验 应 在 精 加 工时 进行 ， 而 不 在 粗 加 工时 进行 ， 因 
为 粗 加 工 易 产生 较 大 的 切削 力 。 试 件 的 检验 应 在 精 铣 后 进行 。 

(5) 最 小 公差 ” 当 实 测 长 度 与 规定 的 长 度 不 同时 ， 按 能 够 测量 的 长 度 折 算 。 折 算 
结果 小 于 0.005mm 时 ， 按 0.005mm 计 。 

(6) 其 他 

1) 精度 检验 前 的 安装 、 主 轴 及 其 他 部 件 的 空运 转 、 温 升 、 检 验方 法 应 参照 GB/T 
17421. 1 一 1998 。 

2) 当 确 因 机 床 结构 限制 ， 无 法 按 规 定位 置 放 置 检验 工具 时 ， 人 允许 改变 检验 工具 的 
位 置 ， 但 不 能 改变 检验 原理 ， 并 且 位 置 偏离 应 最 小 。 

3) 通过 主轴 轴线 和 立柱 轴线 的 平面 为 横向 平面 (简称 横向 ); 通过 主轴 轴线 且 与 
横向 平面 垂直 的 平面 为 纵向 平面 (简称 纵向 ) 。 

2. 几何 精度 检验 

(1) 工作 台面 的 平面 度 (图 1-5) 

1) 检验 工具 : 平 尺 、 可 调 量 块 、 指 示 颖 。 

2) 检验 方法 : 工作 台 置 于 其 纵向 和 横向 行程 的 中 间 位 置 ， 并 锁 紧 。 

按 图 1-5 所 示 规 定 在 工作 台面 的 a、5、c 三 个 基准 点 上 分 别 放 一 等 高 量 块 。 在 c、c 
点 处 的 等 高 量 块 上 放 一 平 尺 ， 在 e 点 放 一 可 调 量 块 ， 使 其 与 平 尺 下 表面 接触 ， 再 将 平 尺 
放 在 5、e 点 处 的 量 块 上 ,在 4 点 放 一 可 调 量 块 ， 使 其 与 平 尺 下 表面 接触 ， 用 同样 方法 
分 别 确定 fg 点 处 可 调 量 块 的 高 度 。 

按 图 1-5 所 示 方 向 放置 平 尺 ， 用 指示 器 测 量 平 尺 检验 面 与 工作 台面 之 间 的 距离 。 

误差 以 指示 器 读 数 的 最 大 差 值 计 。 
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(2) 工作 台 纵 向 移动 对 工作 人 台 横 向 移动 的 垂直 度 (图 1-6) 



























































图 1-5 工作 台面 的 平面 度 检验 图 1-6 工作 台 纵 向 移动 对 工作 台 
横向 移动 的 垂直 度 检验 原理 图 




















1) 检验 量具 : 指示 器 、 直 角 尺 (或 方 尺 ) 。 

2) 检验 方法 : 将 工作 台 置 于 其 横向 行程 的 中 间 位 置 并 锁 紧 主轴 箱 锁 紧 。 

在 工作 台面 上 平行 于 工作 台 横 向 移动 方向 放 一 把 直角 尺 。 在 主轴 箱 上 固定 指示 器 ， 
使 其 测 头 触及 直角 尺 的 检验 面 。 横 向 移动 工作 台 ， 调 整 直 角 尺 ， 使 指示 器 在 直角 尺 两 端 
的 读数 相等 。 使 指示 器 测 头 触及 直角 尺 的 另 一 检验 面 。 纵 向 移动 工作 台 检 验 。 

误差 以 指示 器 读数 的 最 大 差 值 计 。 

(3) 工作 台面 对 工作 台 移 动 的 平行 度 一 一 横向 、 纵 向 

1) 允 差 。 

Q 在 100mm 长 度 上 允 差 为 0.02mm。 

@ 测量 长 度 L<400mm， 人 允 差 为 0.05mm; 测量 长 度 志 > 400mm， 人 允 差 为 0.06mm; 
在 任意 200mm 测量 长 度 上 允 差 为 0.03mm。 

2) 检验 量具 : 平 尺 、 等 高 块 、 指 示 带 。 

3) 检验 方法 : 主轴 箱 置 于 近似 铣削 时 的 工作 位 置 并 锁 紧 。 

在 工作 台面 上 放置 两 个 等 高 量 块 ， 量 块 上 放 一 平 尺 。 固 定 指示 器 ， 使 其 测 头 触 及 和 平 
尺 的 检验 面 。 

横向 移动 工作 台 检 验 时 ， 工 作 台 在 中 间 位 置 并 锁 紧 ; 纵向 移动 工作 台 检 验 时 ， 床 鞍 
在 中 间 位 置 并 锁 紧 。 

横向 、 纵 向 平行 度 误 差分 别 计算 。 误 差 以 
指示 器 读数 的 最 大 差 值 计 。 

(4) 工作 台中 央 或 基准 了 T 形 覃 对 工作 台 纵 
向 移动 的 平行 度 (图 1-7) 

1) 公差 : 0.05mm。 

2) 检验 量具 : 指示 融 。 

3) 检验 方法 : 工作 台 置 于 横向 行程 的 中 间 
位 置 ， 床 鞍 和 主轴 箱 锁 紧 。 

指示 器 装 在 机 床 的 固定 部 件 上 使 其 测 头 垂 图 1-7 工作 台中 央 或 基准 T 形 槽 对 工 
直 触 及 被 测 面 : 在 主轴 箱 上 固定 指示 器 ， 使 其 作 台 纵向 移动 的 平行 度 检 验 原理 图 










































































































































































44 
| 


第 一 章 检验 基础 知识 古 





测 头 触 及 T 形 槽 侧面 ， 纵 向 移动 工作 台 检 验 。 

误差 以 指示 器 记 志 数 的 最 大 差 值 计 。 

(5) 主轴 锥 孔 轴线 的 径 向 圆 跳动 (图 1-8) 

1) 公差 : a) 为 0.015mm; b) 为 0.020mm。 

2) 检验 量具 : 指示 硕 、 检 验 棱 。 

3) 检验 方法 : 主轴 ( 套 简 ) 缩 回 ， 主 轴 箱 锁 紧 。 在 主轴 锥 孔 中 插 人 检验 棒 。 固 定 
指示 器 ， 使 其 测 头 触及 检验 棒 表 面 : a) 靠近 主轴 端面 ; b) 距 主轴 端面 100mm 处 。 旋 
转 主轴 检验 ， 拨 出 检验 棒 ， 旋 转 90° 重 新 插入 主轴 锥 孔 中 ， 再 依次 检验 三 次 。 

a) 、b) 误差 分 别 计算 ,误差 以 四 次 测量 结果 的 平均 值 计 。 

在 横向 平面 内 和 纵向 平面 内 均 须 检验 。 

(6) 主轴 回转 轴线 对 工作 台面 的 垂直 度 (图 1-9) 
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图 1-8 主轴 锥 孔 轴线 的 径 向 圆 跳动 检验 原理 图 图 1-9 主轴 回转 轴线 对 工作 台 


a) 靠近 主轴 端面 b) 距 主 轴 端 面 100mm 处 的 垂直 度 检验 原理 图 
a) 在 横向 平面 内 b) 在 纵向 平面 内 








二 
























































1) 公差 : a) 为 0.050mm/300mm (aw 和 90"); b) 为 0.050mm/300mm (300mm 为 
两 测 点 间 的 距离 ) 。 

2) 检验 量具 : 指示 器 、 平 尺 、 等 高 量 块 。 

3) 检验 方法 : 主轴 箱 、 工 作 台 、 床 鞍 置 于 行程 的 中 间 位 置 并 锁 紧 ， 主 轴 ( 套 简 ) 
缩 回 并 锁 紧 。 

在 工作 台面 上 放 两 个 等 高 量 块 ， 量 块 上 放 一 平 尺 ， 在 主轴 上 固定 指示 器 ， 使 其 测 头 
触及 平 尺 检 验 面 : a) 在 横向 平面 内 ; b) 在 纵向 平面 内 。 旋 转 主轴 180° 检 验 。 

a) 、b) 误差 分 别 计算 。 误 差 以 指示 器 读数 的 差 值 计 。 

(7) 主轴 套 简 垂 直 移 动 对 工作 台面 的 垂直 度 (图 1-10)。 

1) 公差 : a) 为 0.05mm/100mm; b) 为 0.05mm/100mm。 

2) 检验 量具 : 指示 器 、 直 角 尺 。 

3) 检验 方法 : 主轴 箱 、 工 作 台 、 床 鞍 置 于 行程 的 中 间 位 置 井 锁 紧 。 在 工作 台面 
NO A Tt a ee ete 
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内 ; b) 在 纵向 平面 内 。 移 动 主轴 套 简 在 全 行程 上 检验 。 
a) 、b) 误差 分 别 计算 。 误 差 以 指示 器 读数 的 最 大 差 值 计 。 








允许 在 角 尺 下 放 平 尺 或 等 高 块 。 








(8) 主轴 箱 垂直 移动 对 工作 台面 的 垂直 度 (图 1-11)。 









































图 1-10 ”主轴 套 简 垂直 移动 对 











工作 台面 的 垂直 度 检 验 原 理 图 
a) 在 横向 平面 内 b) 在 纵向 平面 内 


























1) 公差 : a) 为 0.050mm/300m 








a) b) 


图 1-11 主轴 箱 垂直 移动 对 工作 台 
面 的 垂直 度 检验 原理 图 
( 仅 适 用 于 方 柱 立 式 铣 钻床 ) 
a) 在 横向 平面 内 b) 在 纵向 平面 内 





























m (a<90°); b) 为 0.050mm/300mm。 


2) 检验 量具 : 指示 器 、 角 尺 (或 方 尺 )。 
3) 检验 方法 : 工作 台 、 床 鞍 置 于 行程 的 中 间 位 置 并 锁 紧 。 








在 工作 台面 上 放 一 角 尺 。 在 主 











上 箱 上 固定 指示 器 ， 使 其 测 头 触及 角 尺 的 检验 面 : 








a) 在 横向 平面 内 ; b) 在 纵向 平面 内 。 移 动 主轴 箱 检验 。 
a) 、b) 误差 分 别 计算 。 误 差 以 指示 器 读数 的 最 大 差 值 计 。 


允许 在 角 尺 下 放 平 尺 或 等 高 块 。 
3. 工作 精度 检验 





(1) 检验 性 质 ”横向 和 纵向 移动 工作 台 进 行 M、N、P 面 铣 前 ， 如 图 1-12 所 示 。 


(2) 试 件 ” 试 件 材 料 ; HT150。 


式 ) LxBxH, 工 = (1/3 ~1/2) 纵向 行程 ，B=L/3,， Hz 


L/3; b=16mm, 
(3) 检验 项 目 铣削 精度 : M 





0.025mm; M 面对面 平行 度 ， 公 差 为 0.03mm; N 面 对 











M1 面 、P 面 对 M 面 、N 面 对 P 面 











试 件 尺寸 (整体 


面 平 面 度 ， 公 差 为 





的 垂直 度 ， 公 差 为 

















0. 03mm/50mm。 





(4) 切削 条 件 用 面 铣 刀 、 立 铣 刀 。 














(5) 检验 量具 ” 平 尺 、 指 示 器 、 
(6) 检验 方法 








、 塞 尺 。 
六 ~ 图 1-12 横向 和 纵向 移动 工作 台 


进行 M_、N、P 面 铣削 示意 图 


1) 在 试 切 前 保证 面 平 直 。 试 件 安装 在 工作 全 纵向 
的 中 间 位 置 。 铣 前 时 所 有 非 工 作 的 运动 件 均 应 锁 紧 。 














46 
和 


第 一 章 检验 基础 知识 古 








2) 对 于 同时 具有 机 动 进 给 和 手动 进 给 功能 的 机 床 ， 以 机 动 进 给 切削 的 结果 作为 评 
定 依据 。 

3) 工作 精度 检验 应 在 标准 试 件 或 由 用 户 提供 的 试 件 上 进行 。 与 实际 在 机 床上 加 工 
零件 不 同 ， 实 行 工 作 精 度 检验 不 需要 多 种 工序 。 工 作 精 度 检 验 应 采用 该 机 床 具有 的 精 加 
工 工序 。 

4) 工件 或 试 件 的 数目 或 在 一 个 规定 试 件 上 的 切削 次 数 ， 需 视 情 况 而 定 ， 应 使 其 能 
得 出 加 工 的 平均 精度 。 必 要 时 ， 应 考虑 刀具 的 磨损 。 

5) GB/AT 17421. 1 一 1998 所 规定 的 尺寸 公差 仅 与 工作 精度 检验 用 的 试 件 尺 寸 、 刀 有 具 
安装 尺寸 和 可 装 在 机 床 (主轴 锥 部 、 转 塔 孔 ) 的 测量 工具 的 安装 尺寸 有 关 。 它 们 是 允 
许 偏离 名 义 尺寸 的 极限 。 尺 寸 公 差 应 采用 长 度 单位 表示 (例如 ,刀具 安装 和 定位 用 支 
承 面 或 孔径 的 偏差 ) 。 

6) 形状 公差 是 限制 偏离 理论 几何 形状 (例如 ， 相 对 于 一 个 面 、 一 条 直线 、 一 个 回 
转 圆 柱 体 、 螺 纹 或 具 的 轮廓 ) 的 允许 偏差 ,形状 公差 用 长 度 或 角度 单位 表示 。 由 于 测 
头 或 支 座 都 有 一 定 的 面积 ， 所 以 实际 仅 能 测 得 形状 误差 的 一 部 分 。 在 精度 要 求 极 高 的 场 
合 ， 还 应 规定 测 头 或 支 座 等 的 接触 面积 。 

7) 测 头 的 表面 和 形状 应 与 被 测 表面 的 微观 几何 形状 相 适 应 (平板 和 重型 刨床 的 工 
作 台 是 不 能 用 相同 接触 面 的 测 头 来 测量 的 ) 。 







































































复习 思考 题 


. 何谓 机 械 产品 检验 工 ? 国家 职业 标准 规定 机 械 产 品 检验 工 包 含有 多 少 工种 ? 
. 职业 与 工种 、 岗 位 之 间 是 一 种 什么 样 的 关系 ? 

. 简 述 机 械 产品 检验 工 岗位 职责 。 

. 机 械 产品 检验 工 主要 工作 有 哪些 ? 

. 与 检验 工作 密切 相关 的 名 词 术语 和 定义 分 哪 几 类 ? 

. 简 述 检测 、 检 验 和 测量 的 定义 和 区 别 。 

什么 是 国际 单位 制 ? 它 有 哪 7 个 基本 单位 ? 

测量 、 测 试 和 计量 是 如 何 定义 的 ? 

什么 是 测量 不 确定 度 ? 它 包 括 哪些 分 量 ? 
10. 什么 是 测量 误差 、 偏 差 、 随 机 误差 、 系 统 误差 ? 

11. 标 太 间隔 /分 度 值 、 示 值 范 围 、 量 程 、 标 称 范 围 、 测 量 范 围 / 工 作 范围 是 如 何 定义 的 ? 
12. 什么 是 校准 ? 什么 是 检定 ? 两 者 的 区 别 是 什么 ? 

13. 简 述 机 械 产 品质 量 检验 的 依据 。 

14. 标准 规定 的 工艺 流程 图 符号 的 含义 是 什么 ? 

15. 检验 工具 符号 及 说 明 是 如 何 规定 的 ? 

16. 按 产 品 生产 过 程 和 检验 地 点 划分 的 检验 的 方式 各 是 什么 ? 

17. 按 检验 数量 和 检验 人 员 职 责 是 如 何 划 分 检验 方式 的 ? 

18. 计量 器 具 选 择 的 原则 是 什么 ? 

















Co oD 
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19. 
20. 
21. 
22: 
23. 
24. 
23: 
26. 
27: 
28. 
29. 
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选择 计量 右 具 的 步骤 是 什么 ? 
测量 过 程 四 要 素 的 内 容 是 什么 ? 
简 述 检验 的 一 般 程序 。 
直接 测量 和 间接 测量 、 绝 对 测量 和 相对 测量 分 别 是 如 何 定 义 的 ? 
简 述 测量 方法 的 选择 原则 。 

减 小 和 消除 温度 误差 的 主要 方法 有 了 哪些? 

数值 修 约 规则 的 内 容 是 什么 ? 

简 述 数值 修 约 计算 法 则 的 内 容 。 

装配 质量 通用 要 求 有 哪 几 大 类 ? 

平板 检定 检验 哪 几 项 内 容 ? 

一 般 钻 铣床 几何 精度 检验 哪 几 项 内 容 ? 
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培训 目标 : 熟悉 常用 计量 器 具 ， 包 括 量 块 、 简 易 类 量具 、 游 标 类 量具 、 微 分 类 量 
具 、 指 示 式 量具 和 专用 量具 等 ; 熟悉 量 块 的 类 别 、 规 格 ， 掌 握 其 使 用 方法 和 注意 事项 ; 
熟悉 游标 类 量具 中 游标 卡尺 、 游 标高 度 卡 尺 、 游 标 深度 卡尺 等 结构 和 规格 ; 掌握 游标 卡 
尺 和 游标 高 度 卡 尺 的 应 用 范围 、 使 用 方法 及 注意 事项 ; 熟悉 外 径 千 分 尺 、 内 测 千 分 尺 、 
两 点 内 径 千 分 尺 的 结构 原理 和 规格 ; 掌握 外 径 千 分 尺 、 内 测 千 分 尺 的 使 用 方法 及 应 用 ; 
掌握 游标 卡尺 和 外 径 千 分 尺 的 读数 原理 ; 了 解 指示 式 量具 的 类 别 、 结 构 和 原理 ; 掌握 百 
分 表 ( 千 分 表 ) 和 杠杆 百 分 表 (杠杆 千 分 表 ) 的 使 用 方法 和 注意 事项 ; 掌握 内 径 指示 
表 的 使 用 方法 和 注意 事项 。 


今 今 邻 第 一 节 量 快 


量 块 是 用 优质 材料 如 铬 鳃 钢 等 精细 制作 的 高 精度 标准 量具 ， 用 途 非 常 广泛 ， 作 为 长 
度 标准 ， 用 于 尺寸 量 值 的 传递 ， 是 保证 长 度量 值 准 确 一 致 的 重要 工具 。 量 块 直接 用 于 精 
密 的 微 差 比较 测量 和 划 线 ， 可 以 检定 和 调整 各 种 计量 需 具 ， 校 正 调整 生产 中 的 机 床 、 工 
夹具 等 ， 或 直接 测量 零件 。 量 块 的 种 类 很 多 ， 有 圆柱 形 的 和 抢 形 的 ， 在 机 械 制 造 中 最 常 
用 的 是 矩形 量 块 。 


一 、 术 语 和 定义 


1. 量 块 
量 块 是 用 耐 磨 材料 制造 ， 横 截面 为 矩形 ， 并 具有 一 对 相互 平行 测量 面 的 实物 量具 。 
量 块 的 测量 面 可 以 和 另 一 量 块 的 面 研 合 而 组 合 使 用 ， 也 可 以 和 具有 类 似 表面 质量 的 辅助 
体 表面 相 研 合 而 用 于 量 块 长 度 的 测量 。 

2. 量 块 长 度 
量 块 一 个 测量 面 上 的 任意 点 (任意 点 不 包括 距 测 量 面 边缘 为 0.8mm 区 域内 的 点 ) 
到 与 其 相对 的 男 一 测量 面相 研 合 的 辅助 体 表面 之 间 的 垂直 距离 ， 称 为 该 点 的 量 块 长度 17， 
如 图 2-1a 所 示 ， 辅 助 体 的 材料 和 表面 质量 应 与 量 块 相同 。 
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3. 量 块 中 心 长 度 
量 块 中 心 长 度 是 对 应 于 量 块 未 研 合 测量 面 中 心 点 的 量 块 长 度 1.， 如 图 2-1b 所 示 。 
4. 研 合 性 
研 合 性 是 指 量 块 的 一 个 测量 面 与 男 一 量 块 测量 面 或 与 男 一 经 精 加 工 的 类 似 量 块 测量 
面 的 表面 ， 通 过 分 子 力 的 作用 而 相互 粘 合 的 性 能 。 























图 2-1 量 块 的 结构 与 特性 


a) 量 块 b) 量 块 中 心 长 度 c) 83 块 量 块 组 实物 照片 





二 、 规 格 、 原 理 和 性 能 


1. 规格 尺寸 
量 块 通常 是 成 套 生 产 的， 一 套 量 块 包括 许多 不 同 尺寸 的 量 块 ， 以 供 按 需要 组 合成 不 
同 的 尺寸 使 用 ，GB/AT 6093 一 2001 《几何 量 技术 规范 (GPS) ”长 度 标准 ” 量 块 》 推 荐 
了 17 种 成 套 量 块 ， 其 组 合 尺 寸 见 表 2-1。 

表 2-1 成 套 量 块 的 组 合 尺 寸 




































































套 别 总 块 数 级 别 尺寸 系列 /mm 间隔 /mm | 块 数 
0.5 1 
1 一 1 
1. 001 ,1. 002 ,… ,1. 009 0. 001 9 
1 91 0,1 1.01,1.02,.…,1.49 0.01 49 
1.5,1.6,.…,1.9 0.1 5 
2.0,2.5,…,9.5 0.5 16 
10 ,20 ,… ,100 10 10 
0.5 1 
1 一 1 
1. 005 = 1 
2 83 0,1,2 1.01,1.02,.…,1.49 0.01 49 
1.5,1.6,.…,1.9 0.1 5 
2.0,2.5,…,9.5 0.5 16 
10 ,20 ,… ,100 10 10 
50 








































































































第 二 章 ”常用 计量 器 具 | 用 
( 续 ) 
套 别 总 块 数 级 别 尺寸 系列 /mm 间隔 /mm | 块 数 
1 = 1 
1. 001 ,1. 002,.… ,1. 009 0. 001 9 
g je 本 1.01,1.02 ,…,1.09 0.01 9 
1.1,1.6,…,1.9 0.1 9 
2,3,…,9 1 8 
10 ,20 ,… ,100 10 10 
1 到 1 
1. 005 2 1 
1.01 ,1.02 ,…,1.09 0.01 9 
4 38 0,1,2 
Dell. a lg 0.1 9 
2,3,…,9 1 8 
10 ,20 ,… ,100 10 10 
5 10- 0,1 0. 991 ,0. 992,…,1 0. 001 10 
6 10+ 0,1 1,1.001,.…,1.009 0. 001 10 
7 10- 0,1 1. 991 ,1. 992 ,… ,2 0. 001 10 
8 10+ 0,1 2 ,2. 001,.… ,2. 009 0. 001 10 
9 8 0,1,2 125 ,150,175 ,200 ,250 ,300 ,400 ,500 = 8 
10 5 0,1,2 600 ,700 ,800 ,900 , 1000 = 5 
11 10 0,1,2 2.5,5.1,7.7,10.3,12.9,15,17.6,20.2,22.8,25 二 - 10 
12 10 0,1,2 | 27.5,30.1,32.7,35.3,37. 9,40 ,42. 6,45.2,47. 8 ,50 = 10 
13 10 0,1,2 | 52.5,55.1,57.7,60.3,62.9,65,67.6,70.2,72.8,75 二 10 
14 10 0,1,2 | 77.5,80.1,82.7,85.3 ,87. 9 ,90 ,92. 6,95.2,97.8,100 到 10 
41.2,81.5,121.8,51.2,121.5,191.8， 
本 四 101.2,201.5,291. 8 ,10,20( 两 块 ) 本 2 
16 3 101. 2 ,200 ,291. 5 ,375 ,451. 8 ,490 = 6 
17 3 201. 2 ,400 ,581. 5 ,750 ,901. 8 ,990 = 6 
2. 量 块 的 等 和 级 
量 块 按 制造 精度 分 级 ， 即 根据 量 块 测量 面 的 平面 度 、 表 面 粗糙 度 、 量 块 长 度 的 极限 
偏差 和 长 度 变动 量 的 允许 值 来 分 级 ， 我 国 规定 将 量 块 分 为 0、1、2、3 和 开 共 5 级 ， 按 
级 使 用 时 是 用 量 块 的 标 称 长 度 。 
量 块 按 检 测 精 度 分 等 ， 即 根据 量 块 测量 面 的 平面 度 、 表 面 粗糙 度 、 量 块 长 度 的 极限 











偏差 和 长 度 变 动量 的 检测 误差 来 分 等 ， 































































































我 国 规定 将 量 块 分 为 1、 





等 使 用 时 是 用 量 块 的 实际 检测 值 作为 该 量 块 的 长 度 。 


量 块 的 性 能 





服 之 





块 具有 “三 性 ”， 即 研 合 性 、 耐 磨 性 和 稳定 性 。 


r 





三 、 使 用 方法 及 注意 事项 


1. 合理 选用 量 块 


按 给 定 尺 寸 选择 量 块 时 ， 先 按 术 位 数 选 ， 再 依次 前 推 。 
取 ， 具体 量 块 选择 如 下 : 





从 表 2-1 中 第 1、2 套 中 选 














2、3、4、5 共 5 等 ， 按 


例如 组 合 35. 165 的 尺寸 ， 
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组 合 量 块 时 ， 块 数 越 少 ， 组 合 后 误差 也 越 小 ， 一 般 微米 级 尺寸 不 超过 4 块 。 同 时 应 
避免 多 次 重复 使 用 某 些 量 块 ， 以 免 部 分 量 块 磨损 过 多 。 

2. 量 块 的 组 合 方法 

(1) 研 合法 ” 量 块 在 研 合 前 需 用 优质 汽油 清洗 并 用 订 皮 仔细 擦 干净 ， 将 两 量 块 的 测 
量 面 互相 成 30° 左 右 交叉 接触 ， 对 小 尺寸 量 块 稍 加 压力 并 徐 缓 转正 ， 青 沿 工作 面 长 边 方 
向 推进 ， 直 到 两 工作 面 全 部 贴 合 在 一 起 。 

量 块 经 清洗 擦 干 后 ， 仍 有 极 微 薄 的 油膜 留 在 工作 面 上 ， 由 于 分 子 吸力 作用 ， 多 块 量 
块 可 牢靠 地 研 合 在 一 起 ， 并 组 成 尾数 为 微米 的 任何 尺寸 。 

正常 情况 下 ， 在 研 合 过 程 中 ， 手 指 能 感到 研 合力 。 如 研 合力 不 大 ， 可 在 旋转 和 推进 
小 尺寸 的 量 块 过 程 中 ， 适 当 加 一 些 压力 ,但 压力 不 能 过 大 ， 以 免 量 块 变形 。 

人 研 合 量 块 应 注意 以 下 几 点 : 

1) 人 研 合 前 ， 量 块 工作 面 应 清洗 干净 ， 研 合 时 如 不 易 粘 合 或 有 打滑 、 阻 滞 和 刊 磨 现 
象 ， 应 停止 研 合 ， 检 查 工作 面 是 否 有 微小 毛刺 或 污 物 。 

2) 先 研 合 小 尺寸 量 块 ， 再 与 中 等 尺寸 的 量 块 研 合 ， 最 后 与 大 尺寸 的 量 块 研 合 。 尺 
寸 小 于 5mm 的 量 块 直接 与 大 尺寸 量 块 研 合 时 ， 宜 将 小 尺寸 量 块 放 在 下 边 ， 手 握 大 尺寸 
尺寸 量 块 往 小 尺寸 量 块 上 研 合 ， 以 免 小 尺寸 量 块 在 旋转 研 合 过 程 中 变形 。 

3) 量 块 组 使 用 后 ， 应 及 时 拆 开 清洗 ， 收 放 前 应 涂 油 ， 不 要 长 期 在 研 合 状态 下 放置 ， 
以 免 锈蚀 。 

(2) 用 量 块 附件 夹 持 量 块 组 ” 量 块 附件 (图 2-2) 使 用 时 ， 将 按 所 需 尺 寸 组 合 好 的 
量 块 组 用 夹 持 器 夹 持 ， 当 用 作 内 尺寸 或 划 线 、 定 心 时 ， 则 需 在 量 块 组 两 侧 再 加 用 专用 
量 爪 。 

3. 量 块 使 用 的 注意 事项 

1) 按 等 使 用 : 使 用 量 块 的 长 度 实 测 值 。 即 按 量 块 的 标 称 值 从 检定 证 书 中 查看 此 量 
块 的 实测 值 ， 在 精密 测量 中 ， 可 以 提高 测量 精度 。 

2) 按 级 使 用 : 使 用 量 块 的 标 称 值 ， 只 要 查看 检定 证 书 上 量 块 属于 哪 一 级 ， 把 级 的 
允许 偏差 当 作 不 确定 度 来 处 理 即 可 。 由 于 使 用 方便 ， 常 用 在 精度 相对 不 高 的 测量 中 。 

3) 使 用 量 块 前 ， 应 先 看 有 无 检定 合格 证 及 时 间 是 否 在 检定 周期 内 ， 其 等 或 级 是 否 
符合 使 用 要 求 。 

4) 使 用 的 环境 和 条 件 是 否 符合 使 用 的 温度 规范 要 求 ， 包 括 等 温 要 求 。 

5) 尽量 避免 用 手 直接 接触 量 块 工作 面 ， 接 触 后 应 仔细 清洗 以 免 生 锈 ， 手 持 量 块 的 
时 间 不 宜 过 长 ， 以 减 小 手 温 的 影响 。 
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夹 持 器 


Et |] EL |] 
半径 2mm 量 扑 半径 5mm 量 扑 





Ed ,EE == 
半径 10mm、15mm、 ”平行 平面 量 爪 





20mm 的 量 爪 
< < | 
中 心 量 扑 划 线 量 爪 


a) b) 





9) 
图 2-2 量 块 的 附件 及 其 使 用 

















6) 有 护 块 ( 护 块 是 一 对 尺寸 相同 的 量 块 ， 常 刻 有 一 个 字母 或 前 去 一 角 ， 以 区 别 于 
其 他 量 块 ) 的 成 套 量 块 ， 应 尽 可 能 将 护 块 研 合 在 量 块 组 的 两 外 侧 使 用 ， 并 记 入 护 块 
尺寸 。 

7) 避免 工件 或 量 仪表 面 划 伤 量 块 测量 面 ， 尽 可 能 减少 量 块 测量 面 的 摩擦 ， 量 块 的 
清洗 、 上 防 锈 油 、 周 期 检定 等 均 应 按 计 量 部 门 要 求 严格 执行 。 












































今 令 今 第 二 节 简易 类 量具 








简易 类 量具 一 般 是 指 精度 不 高 、 结 构 简 单 的 量具 。 机 械 加 工 中 常用 的 有 金属 直 尺 、 
钢 卷 尺 、 塞 尺 、mn 尺 等 。 


一 、 金 属 直 尺 


金属 直 尺 是 具有 一 组 或 多 组 有 序 的 标尺 标记 及 标尺 数码 所 构成 的 金属 制 板 状 的 测量 
器 具 ， 其 结构 外 形 如 图 2-3 所 示 。 


图 2-3 金属 直 尺 的 结构 外 形 
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1. 技术 规格 

金属 直 尺 的 标 称 长 度 有 150mm、300mm、500mm、600mm、1000mm、1500mm 和 
2000mm 等 。 金属 直 尺 的 分 度 值 即 标 尺 标记 间距 为 1mm。 标 称 长 度 为 150mm 的 金属 直 尺 
允许 在 起 始 的 50mm 内 有 0.5mm 的 标尺 标记 。 

2. 用 途 

金属 直 尺 主要 用 于 测量 尺寸 精度 要 求 不 高 的 物件 。 有 0. Smm 刻 线 的 ， 可 准确 读 出 
0. 5mm 的 测量 值 ， 没有 0. Smm 刻 线 的 ， 只 能 准确 读 出 1mm， 其 小 数 部 分 只 能 佑 读 。 

3. 使 用 时 的 注意 事项 

1) 使 用 前 ， 应 将 金属 直 尺 和 被 测 表面 擦 干 净 。 

2) 使 用 前 ， 应 将 金属 直 尺 与 被 测 尺 寸 平行 。 

3) 使 用 后 ， 应 将 金属 直 尺 挂 起 来 或 平 放 好 ， 尽 量 避 免 弯曲 。 


二 、 钢 卷 尺 


钢 卷 尺 是 一 种 使 用 广泛 的 普通 量具 。 钢 卷 扩 有 两 种 : 测 长 钢 卷 尺 和 测 深 钢 卷 尺 。 其 
结构 外 形 如 图 2-4 所 示 。 

























































































网 2-4 钢 卷 尺 的 结构 外 形 
a) A 型 ( 自 卷 式 )”b) B 型 ( 制 动 式 ) ec) 实物 图 片 
1 一 尺 钩 2 一 锣 钉 3 一 尺 带 4 一 尺 盒 5 一 制 动 按钮 ”6 一 转盘 7 一 尺 簧 


钢 卷 尺 的 主要 构件 为 一 具有 一 定 弹 性 的 整 条 钢 带 ， 卷 于 金属 或 塑料 等 材料 制 成 的 尺 
盒 或 框架 内 。 自 卷 式 钢 卷 尺 内 有 弹簧 ， 拉 伸 后 可 以 自 卷 ; 制 动 式 钢 卷 尺 附 有 控制 尺 带 收 
卷 的 按钮 装置 ， 摇 卷 盒 式 和 揪 卷 架 式 钢 卷 尺 附 有 收 卷 尺 带 的 摇 柄 装置 。 钢 卷 尺 按 其 精度 
分 为 1、 本 两 级 。 











1. 规格 

钢 卷 尺 的 标 称 长 度 有 1m、2m、3m、3.5m、5m、10m、15m、20m、30m、50m 和 
100m 等 。 

2. 用 途 


小 型 盒 式 钢 卷 尺 用 于 机 械 、 木 工 、 五 金 及 日 常生 活 各 个 方面 ，5m 以 上 的 钢 卷 太 主 
要 用 于 机 械 安装 、 造 船 及 大 地 测量 等 大 尺寸 的 测量 ,石油 部 门 还 使 用 一 种 尺 端 装 有 重 锤 
的 钢 卷 尺 ， 可 测量 大 容 融 的 深度 和 容积 。 
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3. 使 用 时 的 注意 事项 

使 用 时 ， 要 平 拉 平 卷 ， 防 止 钢 带 折 弯 或 折断 ， 若 使 用 中 弄 脏 后 或 尺 上 附 有 其 他 附着 
物 ，, 一 定 要 擦 干 净 ， 用 后 卷 起 存放 好 。 如 较 长 时 间 不 使 用 ， 应 涂 上 薄 层 的 防 锈 油 。 

三 、 塞 尺 

塞 尺 是 用 于 测量 两 个 平面 之 间隙 颖 大 小 的 片 状 定 值 量具 。 塞 尺 有 单 片 塞 尺 和 成 组 塞 
尺 两 种 形式 ， 如 图 2-5 和 图 2-6 所 示 。 


长 度 (150, 200, 300) 


















































屋 度 
25( 非 工作 面 ) 
，。 长度 (75, 100) 屋 度 
s 
25( 非 工作 面 ) 
| 天 一 一 一 一 
图 2-5 单 片 塞 尺 图 2-6 成 组 塞 尺 





1. 技术 规格 ( 表 2-2、 表 2-3) 
表 2-2 塞 尺 的 厚度 尺寸 











厚度 尺寸 系列 /mm 间隔 /mm 数量 
0.02.0.03.0.04. .0 10 0.01 9 
0. 15 ,0. 20 ,0. 25 ,…… ,1. 00 0. 05 18 








表 2-3 成 组 塞 尺 的 片 数 、 长 度 、 厚 度 及 组 装 顺序 























成 组 塞 尺 的 片 数 | 塞 尺 长 度 /mm 塞 尺 厚度 及 组 装 顺 序 /mm 

所 0. 10, 0. 02 , 0. 02 , 0. 03 , 0. 03 , 0. 04 , 0. 04 , 0. 05 , 0. 05 , 0. 06 , 0. 07 ， 
0. 08 ,0. 09 

入 1. 00 ,0. 05 ,0. 06 ,0. 07 ,0. 08 ,0. 09 ,0. 10 ,0. 15 ,0. 20 ,0. 25 ,0. 30 ,0. 40, 
0. 50 ,0. 75 

0. 50 ,0. 02 ,0. 03 ,0. 04 ,0. 05 ,0. 06 ,0. 07 ,0. 08 ,0. 09 ,0. 10 ,0. 15 ,0. 20, 

了 100,150,200,300 | 0.25 ,0. 30,0. 35,0. 40,0.45 

本 1. 00 ,0. 05 ,0. 10 ,0. 15 ,0. 20 ,0. 25 ,0. 30 ,0. 35 ,0. 40 ,0. 45 ,0. 50 ,0. 55 ， 
0. 60 ,0. 65 ,0. 70,0. 75 ,0. 80 ,0. 85 ,0. 90 ,0. 95 

证 0. 50 ,0. 02 ,0. 02 ,0. 03 ,0. 03 ,0. 04 ,0. 04 ,0. 05 ,0. 05 ,0. 06 ,0. 07 ,0. 08 ， 








0. 09 ,0. 10 ,0. 15 ,0. 20 ,0. 25 ,0. 30 ,0. 35 ,0. 40 ,0. 45 


2. 用 途 

塞 尺 主 要 用 于 检验 两 个 平面 之 间 的 缝隙 大 小 ， 与 平 尺 、 量 块 等 配合 使 用 ， 还 可 检测 
某 些 导 轨 、 工 作 台 或 平台 的 直线 度 和 平面 度 。 塞 尺 的 测量 准确 度 一 般 约 为 0. 01mm。 

3. 使 用 时 的 注意 事项 

用 塞 尺 测量 间隙 时 ， 应 先 用 较 注 的 塞 尺 插 入 被 测 间 际 ， 如 还 有 间隙， 则 依次 换 用 较 
厚 的 塞 尺 插入， 直到 恰好 塞 和 人 间隙 后 不 过 松 也 不 过 紧 为 止 ， 这 时 该 片 塞 尺 的 厚度 即 为 被 
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测 间 际 值 大 小 。 
塞 尺 可 单 片 使 用 ， 也 可 多 片 秋 起 来 使 用 。 为 了 减少 误差 .要 和 使 用 量 抉 一 样 ， 在 满 


足 所 需 太 二 的 前 提 下 ， 遵 守 片 数 越 少 越 好 的 原则 。 塞 太 的 尺 片 很 薄 ， 使 用 时 切忌 折 损 。 


四 、 半 径 样板 
半径 样板 是 一 种 具有 不 同 半径 的 标准 圆 弧 薄片 ， 主 要 以 比较 法 检验 被 测 圆 弧 的 半 
径 。 成 组 的 半径 样板 应 由 凸 形 和 四 形 的 样板 组 成 。 其 结构 外 形 如 图 2-7 所 示 。 








凸 形 样板 ” 螺 杀 或 饮 钉 


图 2-7 成 组 半径 样板 的 结构 外 形 


成 组 半径 样板 的 技术 规格 应 符合 表 2-4 的 规定 。 



































表 2-4 成 组 半径 样板 技术 规格 (单位 : mm) 
组 别 | 革 光 上 半径 尺寸 系列 样板 宽度 | 样板 厚度 | 
加 区 RE 
aa | os | 
| 











五 、 对 刀 样 板 
对 刀 样 板 的 外 形 如 图 2-8 所 示 。 对 刀 样 板 主要 用 于 检验 螺纹 及 螺纹 车 刀 角 度 和 螺纹 
车 刀 在 安装 时 校正 正确 位 置 ， 也 可 校 验 车 床 顶 尖 的 准确 性 。 


对 刀 样 板 60 
mh 





图 2-8 对 刀 样 板 的 外 形 


六 、 螺 纹样 板 
螺纹 样板 是 一 种 带 有 不 同 螺 距 的 基本 牙 型 的 薄片 ， 主 要 以 比较 法 检验 螺纹 的 螺 距 ， 
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也 可 用 于 螺纹 加 工 中 操作 人 员 对 螺纹 的 检验 。 成 套 螺纹 样板 的 结构 外 形 如 图 2-9 所 示 。 





样板 ”螺钉 或 鲍 钉 ”保护 板 


图 2-9 成 套 螺纹 样板 的 结构 外 形 


1. 技术 规格 ( 表 2-5) 
表 2-5 螺纹 样板 技术 规格 

螺 距 种 类 普通 螺纹 螺 距 /mm 英制 螺纹 螺 距 /( 牙 /in) 
0. 40 ,0. 45 ,0. 50 ,0. 60 ,0. 70 ,0. 80 ,1. 00 ,1. 25, 
螺 距 尺寸 系列 1.50,1.75,2.00,2.50,3.00,3.50,4.00,4.50, 
5. 00 ,5. 50 ,6. 00 
样板 数 20 18 

注 : lin =25. 4mm。 

2. 使 用 时 的 注意 事项 

测量 螺 距 时 ， 要 尽 可 能 利用 螺纹 样板 上 的 螺纹 工作 部 分 长 度 ， 最 好 是 全 部 螺 牙 与 被 
测 螺纹 套 合 。 测 量 牙 型 角 时 ， 也 是 看 螺 牙 的 贴 合 情 况 ， 这 种 检测 方法 较 粗 略 ， 且 不 能 检 
验 牙 型 半角 。 


七 、T 尺 


7 尺 是 直径 测量 工具 。~ 尺 由 一 根 弹 性 钢 带 构成 ， 在 钢 带 的 两 端 分 别 刻 有 主 尺 刻度 
和 副 尺 刻度 ， 主 尺 刻 度 的 最 小 值 为 0. 5mm; 副 尺 刻度 值 有 0.02mm、0. 05mm、0. 01mm、 
0. 1mm 等 。m 尺 的 外 形 及 使 用 方法 如 图 2-10 所 示 。 





28 ,24,22,20,19,18,16,14,12, 
11,10,9,8,7,6,5,4.5,4 






































2-10 7 尺 的 外 形 及 使 用 方法 


测量 时 , 将 7 尺 绕 工 件 一 周 ， 主 尺 和 副 尺 组 成 游标 原理 ， 能 从 游标 上 读 出 被 测 圆 
柱 的 直径 尺寸 ， 其 测量 精度 不 低 于 同 规格 的 游标 卡尺 的 测量 精度 。 
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1. 技术 规格 

测量 范围 : $9 ~ $80mm、450 ~ p100mm、g$100 ~ $200mm、q$200 ~ $350mm、…、 
$6000 ~ $6250mm 、 中 6250 ~ $6500mm 

2. 应 用 及 特点 

7 尺 适用 于 在 现场 精密 测量 任何 材料 的 加 、 管 、 轴 、 沟 横 等 的 平均 直径 ， 广 泛 应 用 
于 机 械 加 工行 业 ， 测 量 简 单方 便 ， 精 度 高 。 

1) 因 7 尺 是 通过 周 长 测 得 直径 ， 可 将 生产 尺 时 的 刻 线 误 差 缩 小 5 倍 后 反映 到 测量 
结果 上 。 所 以 在 $500mm 以 上 的 大 直径 测量 中 ， 其 精度 高 于 游标 卡尺 。 在 $1000mm 以 
上 的 测量 中 ， 这 一 优点 尤为 突出 。 

2) 用 7 尺 测 量 钢铁 件 时 不 受 工件 温度 的 有 影响。 这 是 因为 5 尺 很 薄 ， 测 量 时 将 在 很 
短 的 时 间 内 与 被 测 件 等 温 ， 又 因 它 们 的 线 胀 系数 极为 接近 ， 基 本 克服 了 温度 的 影响 。 

3) 测量 薄 壁 件 不 易 引 起 工件 变形 。 

4) 缺点 : 不 能 锁 紧 读数 ， 不 能 测量 椭圆 度 等 几何 形状 偏差 。 

3. 使 用 时 的 注意 事项 

1) 测量 前 擦 净 被 测 物 表面 。 

2) 不 得 将 7 尺 散 放 在 地 上 ， 以 免 扭 曲 损坏 。 

3) 测量 铜 、 铝 等 非 钢 铁 咒 件 时 ， 为 克服 温度 影响 ， 应 使 被 测 件 温度 保持 在 20%C 。 

4) 测量 后 ,将 4 尺 涂 防 锈 油 放 在 尺 盒 中 保存 。 

















































































































命令 全 第 三 节 游标 类 量具 





游标 类 量具 是 利用 游标 尺 和 主 尺 相互 配合 进行 测量 和 读数 的 量具 。 其 应 用 范围 很 广 
泛 ， 可 测量 各 种 工件 的 内 外 尺寸 、 高 度 和 深度 ， 还 可 测量 角度 和 齿轮 的 齿 厚 等 。 游 标 类 
量具 的 分 度 值 有 0.1mm、0.05mm 和 0.02mm 三 种 。 

数 显 卡尺 是 将 位 移 量 通过 光栅 或 容 栅 传 感 器 转换 为 电信 号 ， 再 经 处 理 后 由 数字 显示 
测量 结果 。 由 于 它 也 是 在 游标 量具 的 基础 上 发 展 起 来 的 ， 而 且 机 械 部 分 外 形 与 游标 类 量 
有 具 相近 ， 因 此 也 将 其 放 在 本 节 介 绍 。 数 显卡 尺 的 分 度 值 为 0. 01mm。 

按 用 途 和 结构 ， 游 标 类 量具 有 游标 卡尺 、 游 标高 度 卡尺 、 游 标 深度 卡尺 、 游 标 齿 厚 
卡尺 和 游标 角度 尺 等 多 种 。 


一 、 游 标 、 数 显 和 带 表 卡尺 


1. 结构 及 技术 规格 

游标 、 数 显 和 带 表 卡 尺 是 游标 类 量具 中 数量 最 多 ,使 用 最 广泛 的 一 种 量具 ， 其 结构 
类 别 较 多 。 游 标 、 数 显 和 带 表 卡尺 的 形式 如 图 2-11 所 示 (不 仅仅 限于 图 示 四 种 )， 测 量 
范围 上 限 大 于 200mm 的 卡尺 具有 微 动 装置 。 

卡尺 的 指示 装置 如 图 2-12 所 示 。 卡 尺 外 测量 的 最 大 允许 误差 见 表 2-6。 
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图 2-11 游标 、 数 显 和 带 表 卡尺 的 形式 





圆 标尺 主 标尺 功能 按钮 。 电子 数 显 器 
A 





图 2-12 卡尺 的 指示 装置 
a) 游标 卡尺 的 指示 装置 b) 带 表 卡尺 的 指示 装置 c) 数 显 卡尺 的 指示 装置 



















































































表 2-6 ”卡尺 外 测量 的 最 大 允许 误差 (单位 : mm) 
最 大 公主 误 芭 
分 度 人 /分 站 
测量 范 0. 01 ,0. 02 0. 0 0. 10 
| 最 天 充 许 训 最 天 厚 许 误 
E 评话 E 计 话 5 计 话 y 
、 了 . 二 9 
差 计 算 公式 。 | 计算 值 | 。 差 计算 公式 。 | 计算 值 | 着 算 公式 1 算 值 
70 +0. 02 +0. 05 
150 土 0. 03 土 0. 05 
200 土 0. 03 土 0. 0 土 0. 10 
一 一 | + 上 (20+0.057)pm +(40 +0.06L) pm 
300 土 0. 04 土 0. 06 
500 土 0. 05 土 0. 07 
1000 土 0. 07 +0.10 +0. 15 
+(50+0.1DJpm — 
1500 +0.11 +0.16 +0.20 
一 一 -| 1 (20+0.06L) pm 二 一 
2000 +0. 14 土 (40 +0.087) hm +0. 20 +0.25 
2500 +0. 22 +0. 24 +0. 30 
3000 土 0. 26 +0.31 +0. 35 
— (20 +0.08L) pm BE 
3500 +0. 30 + (40 +0. 097 ) hm +0. 36 +0.40 
4000 土 0. 34 +0.40 +0.45 















































注 : 表 中 最 大 允许 误差 计算 公式 中 的 工 为 测量 范围 上 限 ， 以 毫米 计 。 计 算 结果 应 修 约 到 10pm， 且 其 值 不 
能 小 于 数字 级 差 (分 辨 力 ) 或 游标 标尺 间隔 。 
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2. 使 用 方法 














1) 应 先 把 量 扑 和 被 测 工件 表面 的 灰尘 和 油污 等 擦 干 净 ， 以 免 磁 伤 量 扑 面 和 影响 测 
量 精度 ， 同 时 检查 各 部 件 的 相互 作用 ， 如 斥 框 和 微 动 装置 是 否 灵 活 ， 紧 固 螺钉 是 否 能 








作用 等 。 





























2) 检查 游标 卡尺 零 位 ， 使 两 量 爪 紧密 贴 合 ， 用 眼睛 观察 时 应 无 明显 光 除 ， 同 时 观 
察 游标 尺 零 刻 线 与 主 标尺 零 刻 线 是 否 对 准 ， 游 标尺 的 尾 刻 线 与 主 标 尺 相 应 刻 线 是 否 对 
准 。 最 好 把 量 爪 财 合 三 次 ， 观 察 各 次 读数 是 否 一 致 。 如 果 三 次 读数 虽然 不 是 “ 零 ”， 但 
却 一 样 ， 可 把 这 一 数值 记 下 来 ， 在 测量 时 加 以 修正 。 

3) 检查 带 表 卡 太 零 位 时 ， 应 移动 太 框 ， 当 两 外 测量 面 至 手感 接触 时 ， 将 指示 表盘 

















对 零 ， 指 示 表 指针 应 位 于 正 上 方 (12 点 方向 ) 。 











4) 使 用 电子 数 显卡 尺 前 应 检查 有 无 影响 使 用 


























动 ， 无 卡 清和 松动 现象 ， 各 按钮 应 灵活 可 靠 。 
3. 测量 时 的 注意 事项 



































的 外 部 缺陷 ， 尺 框 应 能 沿 尺 身 平稳 移 
































(1) 正确 选用 量 爪 ”测量 外 斥 才 的 外 量 爪 测量 面 有 刀口 形 和 平面 形 两 种 ， 测 量 圆 






































形 和 圆 弧 形 两 种 ， 可 以 测量 各 种 内 斥 才 。 











柱 形 件 和 平 端面 宜 用 平面 测量 爪 ， 测 量 沟 槽 和 四 形 弧 面 宜 用 刀口 形 量 不 。 内 量 爪 有 刀口 

















(2) 找 准 测量 位 置 ”测量 外 尺寸 时 ， 找 最 小 尺寸 位 置 ， 如 图 2-13 所 示 ; 测 内 尺寸 
时 ， 沿 径 向 找 最 大 尺寸 ， 轴 向 找 最 小 尺寸 ， 如 图 2-14 所 示 。 测 深度 时 ， 要 使 卡尺 端面 
与 被 测 件 上 的 基准 平面 贴 合 ， 同 时 深度 尺 要 与 该 平面 垂直 。 























b) 


图 2-13 测量 外 尺寸 时 正确 与 错误 的 位 置 
a) 正确 b) 错误 





























(3) 防止 量 爪 磨损 ” 量 爪 特别 是 刀口 形 量 爪 容易 磨损 ， 测 量 完毕 后 ， 决 不 可 从 工 
件 上 猛 力 抽 下 卡尺 ， 也 不 能 用 卡尺 去 测量 运动 中 的 工件 。 





(4) 适当 控制 测量 力 ” 卡 尺 (包括 其 他 游标 


类 量具 ) 没有 控制 测量 力 的 机 构 ， 测 





力主 要 靠 测 量 者 的 手感 来 掌握 。 如 用 力 过 大 ,会 使 尺 框 倾斜 而 产生 测量 误差 。 
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图 2-14 ”测量 内 尺寸 时 正确 与 错误 的 位 置 
a) 正确 b) 错误 

(5) 正确 读数 ”在 读数 时 ， 应 把 游标 卡尺 水 平 拿 着 朝 光 亮 方 向 ， 使 视线 尽 可 能 地 
和 尺 上 所 读 的 刻 线 垂直 ， 以 免 由 于 视线 的 焉 和 斜 而 引起 读数 误差 。 必 要 时 ， 可 借助 3 ~5 
倍 的 放大 镜 读 数 。 最 好 在 工件 的 同一 位 置 上 多 测量 几 次 ， 最 终 确定 读数 ， 以 减 小 读数 
误差 。 

4. 应 用 举例 

(1) 用 游标 卡尺 测量 T 形 槽 的 宽度 ”如 图 2-15 所 示 ， 测 量 时 将 量 爪 外 缘 端 面 的 
小 平面 贴 在 零件 模 上 的 平面 上 ， 用 固定 螺钉 把 微 动 装置 固定 ， 转 动 调节 螺母 ,使 量 
爪 的 外 测量 面 轻 轻 地 与 T 形 槽 表面 接触 ， 并 放 正 两 量 爪 的 位 置 (可 以 轻 轻 地 摆动 一 
个 量 不 ， 找 到 槽 宽 的 垂直 位 置 )， 读 出 游标 卡尺 的 读数 ， 如 图 2-15 中 用 4 表示 。 但 由 
于 它 是 用 量 爪 的 外 测量 面 测 量 内 尺寸 的 ， 卡 尺 上 所 读 出 的 读数 4 是 量 爪 内 测量 面 之 
间 的 距离 ， 因 此 必须 加 上 两 个 量 爪 的 厚度 上 才 是 了 形 覃 的 宽度。 所 以 ，7 形 覃 的 宽度 
上 =4+0。 

(2) 用 游标 卡尺 测量 两 孔 的 中 心 距 ”用 游标 卡尺 测量 两 孔 的 中 心 距 有 两 种 方 : 一 
是 先 用 游标 卡尺 分 别 测量 出 两 孔 的 内 径 D, 和 D,， 再 测量 出 两 孔 内 表面 之 间 的 最 大 距 
4， 如 图 2-16 所 示 ， 则 两 孔 的 中 心 距 二 =4-(D +D,)/2; 另 一 种 测量 方法 也 是 先 分 
测量 出 两 孔 的 内 径 D, 和 D,， 然 后 用 刀口 形 量 扑 量 出 两 孔 内 表面 之 间 的 最 小 距离 B， 则 
两 孔 的 中 心 距 L=B+(D, +D,)/2。 
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图 2-15 ”测量 T 形 槽 的 宽度 图 2-16 测量 两 孔 的 中 心 距 
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二 、 游 标 、 数 显 和 带 表 深度 卡尺 
1. 结构 及 技术 规格 
游标 、 数 显 和 带 表 深度 卡尺 用 来 测量 阶梯 表面 、 不 通 孔 和 四 模 等 的 深度 及 孔 口 、 凸 


缘 等 的 厚度 ， 其 外 形 结构 如 图 2-17 所 示 。 卡 尺 的 指示 装置 如 图 2-12 所 示 ， 其 规格 有 
150mm、200mm、300mm 、500mm 、1000mm 等 。 


























图 2-17 游标 、 带 表 和 数 显 深度 卡尺 的 外 形 结构 


0 

1) 使 用 前 应 检查 测量 面 是 否 有 毛刺 、 锈 刨 、 油 污 、 灰 尘 等 缺陷 ， 测 量 面 应 清洁 。 

2) 测量 ne 数 显 深度 卡尺 各 部 位 有 无 影响 
使 用 的 缺陷 移动 是 否 平稳 ,无 卡 清和 松动 现象 ， 按 钮 应 灵活 、 可 靠 ， 数 字 显 示 
清晰 。 

3) 使 用 中 ， 切 不 可 用 力 过 度 ， 以 免 带 来 测量 误差 。 测 量 时 ， 先 把 测量 基 座 轻 轻 
A ys 如 图 2-18a 所 示 。 测 量 轴 类 

等 台阶 时 ， 测量 基 座 的 端面 一 定 要 压 紧 在 基准 面 ， 如 图 2-18b、c 所 示 ， 再 移动 尺 身 ， 
直到 尺 身 的 端面 接触 到 工件 的 量 面 (台阶 面 ) 上 ， 然 后 用 紧 固 螺钉 固定 尺 框 ， 提 起 
卡尺 ， 读 出 深度 尺寸 。 测 量 多 台阶 小 直径 的 内 孔 深 度 ， 要 注意 尺 身 的 端面 是 否 在 要 
测量 的 台阶 上 ， 如 图 2-18d 所 示 。 当 基准 面 是 曲线 时 ， 如 图 2-18e 所 示 ， 测 量 基 座 的 
端面 必须 放 在 曲线 的 最 高 点 上 ,测量 出 的 深度 尺寸 才 是 工件 的 实际 尺寸 ， 否 则 会 出 
现 测量 误差 。 
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图 2-18 游标 深度 卡尺 的 使 用 方法 
4) 尺 身 下 方 的 测量 面 很 小 ， 要 防止 磨损 及 磁 伤 。 

5) 其 他 使 用 注意 事项 与 游标 卡尺 相同 。 

三 、 游 标 、 数 显 和 带 表 高 度 卡尺 

1. 结构 及 规格 


其 外 形 结 构 如 图 2-19 所 示 ， 其 规格 有 150mm、200mm、300mm、500mm、 
1000mm 等 。 


























图 2-19 游标、 数 显 和 带 表 高 度 卡 尺 的 外 形 结 构 


2. 使 用 方法 及 注意 事项 

1) 使 用 前 应 首先 检查 底座 工作 面 是 否 有 毛刺 或 擦 伤 ， 量 扑 是 否 完好 ， 是 否 固 定 ， 
各 部 件 移动 是 否 平稳 ， 有 无 卡 滞 和 松动 现象 ， 检 验 用 平板 是 否 清洁 等 。 数 显 高 度 卡 尺 还 
应 检查 按钮 是 否 灵 活 可 靠 ， 数字 显示 应 清晰 。 
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2) 直接 测量 高 度 尺 寸 时 ， 先 将 高 度 卡尺 的 底座 贴 合 在 平板 上 ， 移 动 尺 框 使 测量 扑 
端 部 与 平板 测量 面 接触 ， 检 查 其 零 位 是 否 正确 。 在 零 位 正确 的 基础 上 ， 将 尺 框 的 测量 爪 
提高 到 略 大 于 工件 被 测 尺 寸 ， 拧 紧 微 动 装置 的 紧 冉 螺钉， 旋 动 微 动 螺母 ， 使 测量 爪 端 部 
与 被 测 工件 表面 接触 ， 拧 紧 尺 框 上 的 紧 固 螺 箱 ， 即 可 读 得 被 测 高 度 尺寸 。 

3) 比较 测量 高 度 时 ,可 利用 杠杆 百 分 表 (或 杠杆 千 分 表 ) 代替 测量 爪 作为 零 位 指 
示 。 在 测量 前 拆 下 测量 爪 ， 装 上 杠杆 百 分 表 ， 测 量 时 使 杜 杆 百 分 表 测 头 与 平板 测量 
(或 男 一 基准 表面 ) 接触 ， 并 使 枉 杆 百 分 表 对 “ 零 ”， 同 时 在 高 度 太 上 读 得 第 一 次 读数 ， 
在 移动 矿 框 使 杜 杆 百 分 表 测 头 与 被 测 工件 表面 接触 。 同 样 ， 使 杠杆 百 分 表 对 “和 零 ”"， 读 
得 第 二 次 读数 ， 两 次 读数 之 差 ， 即 为 被 测 高 度 尺寸 。 

4) 当 采 用 与 被 测 太 二 相 等 的 量 块 校正 杠杆 百 分 表 的 零 位 进行 比较 测量 时 ， 可 不 受 
高 度 卡尺 示 值 误差 的 影响 。 

5) 检测 需要 划 线 时 ， 首 移 按 所 需 划 线 的 太 才 调整 太 框 ， 国 定 微 动 装置 的 紧 固 螺 
钉 ， 然 后 旋 动 微 动 螺母 ， 使 高 度 卡尺 准确 地 对 准 所 需 划 线 尺 寸 ， 再 将 尺 框 固定 后 ， 即 可 
进行 划 线 。 划 线 时 ， 底 座 应 贴 合 平板 测量 面 ， 移 动 应 平稳 ， 如 图 2-20 所 示 。 

6) 搬 动 高 度 卡 尺 时 ， 应 手 握 底座 ， 不 准 只 抓 尺 身 ,否则 容易 使 尺 身 变形 。 





































































































a) b) c) 


图 2-20 ”高度 卡尺 的 应 用 
a) 划 偏 心 线 图 b) 划拨 又 轴 ce) 划 箱 体 





四 、 游 标 、 数 显 和 带 表 齿 厚 卡尺 


齿 厚 卡 尺 用 来 测量 圆柱 齿轮 (或 蜗杆 ) 弱 齿 厚 和 艾 齿 顶 。 

1. 结构 及 规格 

齿 厚 卡尺 有 垂直 和 水 平 两 个 游标 尺 ， 都 带 有 微 动 装置 ， 作 用 和 前 几 种 介绍 的 卡尺 相 
同 。 测 量 范围 按 可 测 齿 轮 的 模 数 划 分 ， 有 m=1~1l6mm, m=1~26mm, m=5 ~32mm, 
m=15 ~55mm 四 种 。 分 度 值 /分 辨 力 有 0.01mm 和 0. 02mm 两 种 。 卡 尺 的 指示 装置 如 图 
2-12 所 示 。 齿 厚 卡 尺 的 外 形 结构 如 图 2-21 所 示 。 

2. 使 用 时 的 注意 事项 

1) 使 用 前 ， 应 先 检 查 零 位 和 各 部 分 相互 作用 是 否 准确 和 灵活 可 靠 。 数 显 齿 厚 卡尺 
数字 显示 应 清晰 完整 ， 功 能 键 灵活 、 可 靠 。 
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图 2-21 


齿 厚 卡 尺 的 外 形 结构 


2) 使 用 时 ,测量 压力 不 能 太 大 ， 以 免 影 响 测量 精度 。 





3) 测量 齿轮 时 ， 应 注意 使 活动 量 


再 读数 ， 如 图 2-22a 所 示 。 











扑 和 国定 量 爪 按 垂 直方 向 与 上 耸 面 接触 ， 无 间隙 后 











b) 
图 2-22 游标 齿 厚 卡尺 测量 齿轮 与 蜗杆 





4) tat 如 图 2-22b 所 示 。 把 游标 齿 厚 卡 尺 读数 调整 到 等 于 齿 顶 高 ， 法 向 
卡 入 齿 廓 ， 测 得 的 读数 是 蜗杆 分 度 圆 处 的 法 向 齿 厚 。 但 图 样 上 一 般 标注 的 是 轴 向 齿 厚 ， 


必须 进行 换算 [e 


5) 测量 齿 厚 时 应 以 齿 顶 圆 定位 ， 


高 修正 后 再 进行 测量 。 





人 OG 第 四 节 微分 类 





兴 电 有 目 


量具 











齿 顶 圆 偏 差 将 会 影响 齿 厚 的 测量 误差 ， 故 应 对 齿 








微分 类 量具 是 机 械 制造 中 最 常用 的 量具 ， 其 结构 设计 基本 上 符合 阿 贝 原则 ， 阿 贝 误 
差 很 微小 ， 还 有 控制 测量 力 的 机 构 ， 因 此 它们 的 测量 精度 比 游标 卡尺 高 ， 并 且 测 量 比较 
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灵活 ， 当 加 工 精 度 要 求 较 高 时 多 被 应 用 。 








微分 类 量具 的 种 类 很 多 ， 常 用 的 微分 类 量具 有 外 径 千 分 尺 、 内 径 千 分 尺 、 深 度 千 分 


尺 、 螺 纹 千 分 尺 和 公法 线 千 分 扩 等 ， 分 别 用 来 讽 


度 、 螺 纹 的 中 径 和 齿轮 的 公法 线 长 度 等 。 











干 分 尺 的 测量 准确 度 主要 取决 于 精密 螺旋 部 











I 量 或 检验 零件 的 外 径 、 内 径 、 深 度 、 厚 


1 的 传动 精度 ， 考 虑 到 工艺 加 工 的 难度 和 


成 本 ,精密 螺杆 的 测量 行程 一 般 都 是 25mm。 常 用 千分尺 的 分 度 值 为 0. 01mm。 


一 、 外 径 干 分 尺 


1. 定义 


外 径 千 分 尺 是 指 利用 螺旋 副 原理 ， 对 尺 架 上 两 测量 面 间 分 隔 的 距离 进行 读数 的 外 尺 





才 测 量 器 具 。 
卜 形 及 技术 规格 





~ 





壮 庆 


er 





形 如 图 2-23 所 示 ， 外 径 千 分 尺 的 量程 为 23mm， 分 度 值 分 为 0.01mm、 


0. 001mm 、0. 002mm 和 0. 00Smm。 测 微 螺 杆 螺 距 为 0.Smm 和 lmm， 测 量 范 围 见 表 2-7。 








图 2-23 ”外 径 千 分 尺 的 外 形 


1 一 测 砧 “2 一 测 微 螺杆 3 一 辐 轮 4 





尺 架 





5 一 隔 热 装 置 6 一 测量 面 7 一 模拟 显示 














8 一 测 微 螺杆 锁 紧 装置 ”9 一 固定 套 简 ”10 一 基准 线 11 一 微分 简 ”12 一 数值 显示 


表 2-7 外 径 千 分 尺 的 测量 范围 


测 量 范 


站 

















(单位 : mm) 





0 ~25 ,25 ~50 ,50 ~75 ,75 ~ 100 ,100 ~ 125 ,125 ~ 150 
150 ~ 175 ,175 ~ 200 ,200 ~ 225 ,225 ~ 250 ,250 ~275 ,275 ~ 300 
300 ~ 325 ,325 ~350 ,350 ~ 375 ,375 ~400 ,400 ~425 ,425 ~450 
450 ~475 ,475 ~ 500 ,500 ~ 600 ,600 ~ 700 ,700 ~800 ,800 ~ 900 
900 ~ 1000 


3. 使 用 时 的 注意 事项 





千分尺 使 用 的 是 否 正确 ， 对 保持 精密 量具 的 精度 和 保证 产品 质量 的 影响 很 大 ， 指 导 


人 员 和 实习 的 学 生 必 须 重视 量具 的 正确 使 用 ， 




















使 测量 技术 精 : 

















益 求 精 ， 以 获得 正确 的 测量 


结果 ， 确 保 产 品质 量 。 使 用 千分尺 测量 零件 尺寸 时 ， 应 注意 : 








1) 千分尺 在 使 用 过 程 中 ， 由 于 磨损 
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村 别 是 使 用 不 妥当 时 ， 会 使 千分尺 的 示 值 误 
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差 超 差 ， 所 以 应 有 专人 定期 进行 检查 ， 并 由 有 资质 的 人 员 进 行 必要 的 拆洗 或 调整 ， 以 便 
保持 千分尺 的 测量 精度 。 

2) 使 用 前 校对 千分尺 的 零 位 ， 就 是 把 千分尺 的 两 个 测 砧 面 擦 干净 ， 转 动 测 微 螺杆 
使 它们 贴 合 在 一 起 (这 里 指 的 是 0 ~25mm 的 千分尺 而 言 ， 若 测量 范围 大 于 0 ~25mm 
时 ， 应 该 在 两 测 砧 面 之 间 放 上 校对 样 棒 )， 检 查 微分 简 圆 周 上 的 “0” 刻 线 是 否 对 准 固 
定 套 简 的 中 线 ， 微 分 简 的 端面 是 否 正好 使 固定 套 简 上 的 “0” 刻 线 露出 来 。 如 果 两 者 位 
置 都 是 正确 的 ， 就 认为 千分尺 的 零 位 是 对 的 ， 否 则 就 要 进行 校正 ， 使 之 对 准 零 位 。 

如 果 零 位 是 由 于 微分 简 的 轴 向 位 置 不 对 ， 如 微分 简 的 端 部 盖 住 固定 套 简 上 的 “0” 
刻 线 ， 或 “0” 刻 线 露出 太 多 ,“0.5” 的 刻 线 和 弄 错 ， 必 须 进行 校正 。 此 时 ， 应 由 有 资质 
的 专业 人 员 调 整 : 可 用 制 动 品 把 测 微 螺杆 锁 住 ， 再 用 干 分 太 的 专用 扳手 ， 插 和 人 测 力 装置 
轮轴 的 小 孔 内 ， 把 测 力 装 置 松 开 〈 逆 时 针 旋转 ) ， 微 分 简 就 能 进行 调整 ， 即 轴 疝 移动 一 
点 ， 使 固定 套 简 上 的 “0” 刻 线 正 好 露出 来 ， 同 时 使 微分 简 的 零 线 对 准 固定 套 简 的 中 
线 ， 然 后 把 测 力 装 置 旋 紧 。 

如 果 零 位 是 由 于 微分 简 的 零 线 没有 对 准 固 定 套 简 的 中 线 ， 也 必须 进行 校正 。 此 时 ， 
可 用 千分尺 的 专用 扳手 ,插入 固定 套 简 的 小 孔 内 ， 把 固定 套 简 转 过 一 点 ,使 之 对 准 零 
线 。 但 当 微 分 简 的 零 线 相差 较 大 时 ,不 应 当 采 用 此 方法 调整 ， 而 应 该 采用 松 开 测 力 装置 
转动 微分 简 的 方法 来 校正 。 

3) 转动 测 力 装置 时 ， 微 分 简 应 能 自由 灵活 地 沿 着 固定 套 简 活动 ， 没 有 任何 卡 灌 和 
不 灵活 的 现象 。 如 有 活动 不 灵活 的 现象 ， 应 送 计量 部 门 及 时 检修 。 

4) 测量 前 ， 应 把 零件 的 被 测量 表面 擦 干 净 ， 以 免 有 脏 物 存在 时 影响 测量 精度 。 绝 
对 不 允许 用 千分尺 测量 带 有 研磨 剂 的 表面 ， 以 免 损 伤 测量 面 的 精度 。 用 千分尺 测量 表面 
粗粮 的 零件 也 是 错误 的 ， 这 样 易 使 测 砧 面 过 早 磨损 。 

5) 用 千分尺 测量 零件 时 ， 应 当 手 握 测 力 闭 置 的 转 帽 来 转动 测 微 螺杆 ， 使 测 砧 表面 
保持 标准 的 测量 压力 ， 即 听 到 “嘎嘎 ”的 声音 ， 表 示 压 力 合适 ， 并 可 开始 读数 。 要 避 
免 因 测量 压力 不 合适 而 产生 测量 误差 。 

绝对 不 允许 用 力 旋 转 微分 简 来 增加 测量 压力 ， 使 测 微 螺杆 过 分 压 紧 零件 表面 ， 致 使 
精密 螺纹 因 受 力 过 大 而 发 生变 形 ， 损 坏 千 分 尺 的 精度 。 有 时 用 力 旋转 微分 简 后 ， 虽 因 微 
分 简 与 测 微 螺杆 间 的 连接 不 牢固 ， 对 精密 螺纹 的 损坏 不 严重 ,但 是 微分 简 打 滑 后 ， 千 分 
尺 的 零 位 走动 了 ， 就 会 造成 质量 事故 。 

6) 在 车 床上 使 用 千分尺 测量 零件 时 ， 如 图 2-24 所 示 ， 要 使 测 微 螺杆 与 零件 被 测量 
的 尺寸 方向 一 致 。 如 测量 外 径 时 ， 测 微 螺杆 要 与 零件 的 轴线 垂直 ， 不 要 至 和 斜 。 测 量 时 ， 
可 在 旋转 测 力 装置 的 同时 ， 轻 轻 地 晃动 尺 架 ,使 测 砧 面 与 零件 表面 接触 良好 。 

7) 用 千分尺 测量 零件 时 ， 最 好 在 零件 上 进行 读数 ， 放 松 后 取出 千分尺 ， 这 样 可 减 
少 测 砧 面 的 磨损 。 如 果 必 须 取 下 读数 时 ， 应 用 制动器 锁 紧 测 微 螺杆 后 ， 再 轻 轻 滑 出 零 
件 ， 把 千分尺 当 卡 规 使 用 是 错误 的 ， 因 这 样 做 不 但 易 使 测量 面 过 早 磨 损 ， 甚 至 会 使 测 微 
螺杆 或 尺 架 发 生变 形 而 失去 精度 。 

8) 在 读 取 千分尺 上 的 测量 数值 时 ， 要 特别 留心 不 要 读 错 0. 5mm。 























































































































































































































67 


大 | 机 械 产 品 检验 工 〈 基 础 知识 “中 级 ) 








图 2-24 在 车 床上 使 用 外 径 千 分 尺 的 方法 
9) 为 了 获得 正确 的 测量 结果 ， 可 在 同一 位 置 上 也 








Fe 



































下 测量 一 次 。 尤 其 是 测量 圆柱 形 零 


件 时 ， 应 在 同一 圆周 的 不 同方 向 测量 几 次 ， 检 查 零 件 外 圆 有 没有 圆 度 误差 ， 再 在 全 长 的 
各 个 部 位 测量 几 次 ， 检 查 零 件 外 圆 有 没有 圆柱 度 误 差 等 。 对 于 超常 温 的 工件 ， 不 要 进行 





测量 ， 以 免 产 生 读 数 误差 。 





10) 用 单 手 使 用 外 径 千 分 尺 时 ， 如 图 2-25a 所 示 ， 可 用 大 拇指 和 食指 或 中 指 捏 住 活 
动 套 简 ， 小 指 勾 住 太 架 并 压 在 手掌 上 ， 大 拇指 和 食指 转动 测 力 装置 就 可 测量 。 用 双手 测 





量 时 ， 可 按 图 2-25b 所 示 的 方法 进行 。 











值得 提出 的 是 几 种 使 用 外 径 千分尺 的 错误 方法 ， 比 如 用 千分尺 测量 旋转 运动 中 的 工 
件 ， 很 容易 使 千分尺 磨损 ， 而 且 测 量 也 不 准确 ; 又 如 为 了 快速 得 出 读数 ， 握 着 微分 简 来 
回转 (图 2-26) 等 ,这 如 同 碰撞 一 样 ， 也 会 破坏 千分尺 的 内 部 结构 。 

















图 2-25 千分尺 的 正确 使 用 方法 
4. 应 用 举例 











要 检验 图 2-27 所 示 夹 具 的 三 个 孔 ($14mm、 
$15mm、g16mm) 在 $150mm 圆周 上 的 等 分 精度 。 
检验 前 ， 先 在 孔 gl14mm、g$15mm、gl6mm 和 





和 20mm 内 无 间 辽 地 配 和 人 检验 棒 或 标准 圆 村 


等 分 精度 的 测量 ， 可 分 为 以 下 三 步 : 




















Lo 


1) 用 0 ~25mm 的 外 径 千 分 尺 ， 分 别 测量 出 


四 个 检验 棒 的 外 径 D、D,、D, 和 D,。 
2) 用 75 ~100mm 的 外 径 千 分 尺 ， 分 


别 量 出 D 


与 D,, D 与 D,, D 与 D, 两 检验 棱 外 表面 的 最 大 
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图 2-26 千 分 








图 2-27 








干 分 尺 测 量 三 孔 的 等 分 精度 
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距离 4, 、4, 和 4; ， 则 三 孔 与 中 心 孔 的 中 心 距 分 别 为 
L =4,-(D+D,)/2 
L,=4,- (D+D,)/2 
L, =4,- (D+D,)/2 
而 中 心 距 的 公称 尺寸 为 150mm/2 =75mm。 如 果 LL 、L, 和 工 ,都 等 于 75mm， 就 说 明 
三 个 孔 的 中 心 线 必 在 $150mm 的 同一 圆周 上 。 
3) 用 125 ~ 150mm 的 千分尺 ， 分 别 量 出 也 与 D,，D, 与 D,;,，D, 与 D, 两 圆柱 销 外 
表面 的 最 大 距离 4 ,、4, ,和 4 ,， 则 它们 之 间 的 中 心 距 为 
L,=4,,-(D,+D,)/2 
L,, =4,;, -(D,+D,)/2 
L,=4,,-(D,+D,)/2 
比较 三 个 中 心 距 的 差 值 ， 就 可 以 得 出 三 个 孔 的 等 分 精度 。 如 果 三 个 中 心 距 是 相等 
的 ， 即 工 , =, =L,,;， 就 说 明 三 个 孔 的 中 心 线 在 圆周 上 是 等 分 的 。 
二 、 电 子 数 显 外 径 干 分 尺 
电子 数 显 外 径 千 分 尺 的 结构 外 形 如 图 2-28 所 示 ， 用 数字 表示 读数 ， 使 用 更 为 方便 。 
数 显 窗 的 下 方 一 般 有 可 在 任意 位 置 “ 置 零 ” 的 置 零 键 ， 以 及 可 作 米 制 、 英 制 数 据 换算 


的 转换 键 。 电 子 数 显 外 径 千 分 尺 可 做 直接 测量 ， 也 可 在 所 需 位 置 置 零 后 作 微 差 比较 
测量 。 
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2-28 ”电子 数 显 外 径 千分尺 的 结构 外 


电子 数 显 外 径 千 分 尺 的 量程 为 25mm 或 30mm， 分 度 值 高 于 或 等 于 0. 001mm; 测 微 
螺杆 螺 距 为 0. 5mm 和 lmm。 

有 的 电子 数 显 外 径 千 分 尺 还 可 与 计算 器 配合 使 用 ， 通 过 测 头 输出 端 缆 线 和 接口 将 数 
据 输 入 计算 器 ， 以 做 多 种 参数 的 计算 ， 并 可 在 显示 屏 上 显示 各 种 数据 和 图 表 或 由 打印 机 
打印 输出 。 
电子 数 显 外 径 千 分 尺 用 途 与 使 用 注意 事项 与 外 径 千 分 尺 基本 相同 ， 只 是 在 使 用 
中 还 应 注意 ， 不 要 用 尖锐 的 东西 来 压 按键 ， 按 按键 时 ， 应 沿 按键 的 移动 方向 来 操作 ， 
否则 将 影响 按键 的 灵敏 性 ， 甚 至 导致 按键 损坏 ; 在 千分尺 的 任何 部 位 不 能 施加 电压 ， 
也 不 要 用 电 刻 字 笔 ， 以 免 损 坏 电 子 元 件 ; 不 要 在 高 电压 或 强 磁场 的 环境 中 使 用 数 显 
志 分 发 5 
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三 、 大 干 分 尺 

大 千分尺 是 指 测量 范围 为 1000 ~ 3000mm 的 外 径 千 分 尺 ， 其 外 形 结构 如 图 2-29 所 
示 ， 与 普通 外 径 千 分 尺 基 本 相同 ,不 同 之 处 只 是 尺 架 尺寸 较 大 ， 其 测 砧 可 以 置换 和 调 
整 ， 还 可 换 装 指示 表 当 卡 规 使 用 。 











尺 架 辅助 支撑 隔 热 装置 测 微 螺杆 





图 2-29 大 千分尺 的 外 形 结构 
大 千分尺 的 量程 为 23mm 或 50mm， 分 度 值 高 于 或 等 于 0.01mm。 测 微 螺杆 螺 距 为 
0. 5mm 和 1mm， 测 量 范围 及 示 值 误差 见 表 2-8。 
表 2-8 大 千分尺 的 测量 范围 及 示 值 误差 















































型 式 测量 范围 /mm 示 值 误差 /hm 
1000 ~ 1200 22 
1200 ~ 1400 26 
1400 ~ 1600 30 
1600 ~ 1800 34 
5 1800 ~ 2000 38 
测 砧 为 可 调式 的 大 千分尺 5 二 50 二 
2200 ~ 2400 46 
2400 ~ 2600 50 
2600 ~ 2800 54 
2800 ~ 3000 58 
1000 ~ 1500 28 
1500 ~ 2000 38 
测 砧 为 带 表 式 的 大 千分尺 S000 as00 牙 
2500 ~ 3000 58 








大 千分尺 在 使 用 时 应 当 注 意 : 

1) 测量 前 ， 被 测 工件 要 放 在 温度 基本 稳定 的 场所 定 温 24h 以 上 ， 如 工件 在 加 工 后 
很 快 测量 或 定 温 不 充分 ， 会 对 测量 结果 带 来 较 大 误差 。 测 量 应 在 千分尺 的 尺寸 调整 好 之 
后 马上 进行 。 

2) 必须 使 千分尺 的 校对 零 位 状态 与 使 用 状态 一 致 ， 以 便 消 除 由 于 斥 架 自重 引起 的 
变形 造成 测量 误差 。 


3) 测量 时 要 有 两 位 检测 人 员 来 测量 ,， 测 直径 时 ,一 位 检测 员 将 千分尺 测 砧 (或 指 
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示 表 测 头 ， 压 向 被 测 件 表面 ， 另 一 位 将 测 微 头 的 测 砧 引 向 被 测 件 的 另 一 对 径 表面 ， 然 
后 摆动 千分尺 在 直径 平面 内 找 最 大 读数 ， 在 轴 向 平面 内 找 最 小 读数 。 如 测量 两 平行 平面 
之 间 的 距离 ， 则 在 两 个 方向 上 都 找 最 小 读数 ， 带 指示 表 的 大 尺寸 千分尺 找 正 测 位 比较 
方便 。 

4) 如 在 测量 过 程 中 千分尺 要 政变 位 置 ， 例 如 要 在 两 个 垂直 方向 上 测量 固定 不 动 的 
轴 径 ， 测 量 结果 要 加 上 千分尺 因 自重 产生 的 尺 架 灾 曲 的 修正 值 ， 修 正 值 可 在 千分尺 检定 
周期 时 确定 。 


四 、 两 点 内 径 千 分 尺 


1. 定义 与 结 格 
两 点 内 径 千 分 尺 是 带 有 两 个 用 于 测量 内 尺寸 测 砧 ， 并 以 螺旋 副 作 为 中 间 实 物 量具 的 
内 尺寸 测量 器 具 。 其 外 形 结构 如 图 2-30 所 示 。 















































图 2-30 两 点 内 径 千 分 尺 的 外 形 结构 


两 点 内 径 千 分 尺 是 一 种 可 换 接 长 杆 的 内 测量 具 ， 其 读数 方法 与 外 径 千 分 尺 相同 。 两 
点 内 径 千 分 尺 主 要 用 于 测量 工件 的 内 径 、 槽 宽 或 两 个 平行 内 表面 之 间 的 距离 。 测 量 大 和 孔 
径 时 可 以 接 上 接 长 杆 ， 连 接 时 ， 只 需 将 保护 帽 旋 去 ， 将 接 长 杆 的 右 端 (具有 内 螺纹 ) 
旋 在 千分尺 的 左 端 即 可 。 接 长 杆 可 以 一 个 接 一 个 地 连接 起 来 ,测量 范围 最 大 可 达到 
6000mm。 内 径 千 分 尺 与 接 长 杆 是 成 套 供应 的 。 

2. 规格 与 参数 

目前 ， 国 产 两 点 内 径 千 分 尺 的 测 微 头 量程 为 13mm、25mm 或 50mm， 分 度 值 为 
0.01mm、0. 001mm、0. 002mm 和 0. 005Smm， 测 微 螺杆 螺 距 为 0.Smm 和 lmm， 测 量 范 围 
为 50 ~250mm、50 ~ 600mm、150 ~ 1400mm、150 ~ 2000mm 、1000 ~ 3000mm 、1000 ~ 
4000mm 、1000 ~ 5000mm 、500 ~ 6000mm 等 。 

3. 使 用 方法 及 注意 事项 

1) 使 用 前 应 校对 零 位 (测量 下 限 尺寸 ) ， 如 不 正确 应 予以 调整 ， 调 整 方法 参看 外 
径 千 分 尺 。 

2) 两 点 内 径 千 分 尺 上 没有 测 力 装置 ,测量 压力 的 大 小 完全 靠 手 中 的 感觉 。 测 量 
时 ， 是 把 它 调整 到 所 测量 的 尺寸 后 (图 2-31) ， 轻 轻 放 入 孔 内 试 测 其 接触 的 松紧 程度 是 
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合适 。 一 端 不 动 ， 另 一 端 作 左 右 、 前 后 摆动 。 左 右 摆动 ， 必 须 细 心地 放 在 被 测 孔 的 直 
方向 ， 以 点 接触 ， 即 测量 孔径 的 最 大 尺寸 处 (最 大 读数 处 ) ， 要 防止 如 图 2-32 所 示 的 
错误 位 置 。 前 后 摆动 应 在 测量 孔径 的 最 小 尺寸 处 ( 即 最 小 读数 处 )。 按 照 这 两 个 要 求 与 
筷 壁 轻 轻 接触 ， 才 能 读 出 直径 的 正确 数值 。 测 量 时 ， 用力 把 两 点 内 径 千 分 尺 压 过 孔径 是 
错误 的 。 这 样 做 不 但 使 测量 面 过 早 磨 损 ， 而 且 由 于 细 长 的 测量 杆 弯 曲 变形 后 ， 既 损伤 量 


具 精 度 ， 又 使 测量 结果 不 准确 。 


EI 





















































图 2-31 两 点 内 径 千 分 尺 的 使 用 

















图 2-32 两 点 内 径 千 分 尺 位 置 


3) 当 被 测 尺寸 较 大 时 ， 要 选用 多 节 接 长 杆 ， 接 长 杆 的 数目 越 少 越 好 ， 以 减少 累计 
误差 。 具 体 接 长 时 ， 以 尺寸 最 大 的 接 长 杆 与 测 微 头 连接 ， 其 余 按 长 度 依次 排 接 ， 尺 二 最 
小 的 排 在 最 后 ， 这 样 可 减 小 因 接头 处 两 端面 平行 度 误差 的 积累 而 产生 的 测量 误差 。 

4) 接 长 后 的 大 尺寸 两 点 内 径 千 分 尺 ， 测 量 时 应 支承 在 距 两 端 距 离 为 全 长 的 0.211 
( 艾 利 点 ) 处 ， 使 其 变形 量 为 最 小 。 

5) 当 使 用 测量 下 限 为 75mm (或 130mm) 的 两 点 内 径 千 分 尺 时 ， 被 测量 面 的 曲率 
半径 不 得 小 于 25mm (或 60mm) ， 否 则 可 能 产生 内 径 千 分 尺 的 测 头 球面 边缘 接触 被 测 
件 ， 造 成 测量 误差 。 

6) 测量 时 ， 必 须 注 意 温度 影响 ， 防 止 手 的 传 热 和 其 他 热源 ， 特 别 是 大 尺寸 两 点 内 
径 千 分 尺 受 温度 变化 的 影响 更 为 明显 ， 因 此 ， 测 量 前 应 严格 等 温 。 

7) 测量 完毕 后 ， 应 清洁 干净 ， 平 放 在 专用 盒 中 ， 也 可 垫 平 放 置 或 垂直 吊 挂 ， 以 免 
尺 刁 变形 。 


五 、 三 爪 内 径 千 分 尺 


1. 结构 与 参数 
三 爪 内 径 千 分 尺 简 称 三 爪 千 分 尺 ， 是 利用 螺旋 副 原 理 ， 通 过 旋转 塔 形 阿 基 米 德 螺 旋 
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体 或 移动 锥 体 使 三 个 测量 爪 作 径 向 位 移 ， 使 其 与 被 测 内 孔 接 触 ， 对 内 孔 斥 十 进行 读数 的 
内 径 千 分 尺 。 三 爪 千分尺 的 形式 有 两 种 ， 如 图 2-33 所 示 。 其 分 度 值 为 0.01mm、 
0. 001mm 、0. 002mm 和 0. 005mm。 





测 力 
测量 爪 ” 测 量 头 套 简 ”固定 套 简 微分 简 ”装置 4 




















图 2-33 三 爪 内 径 千分尺 的 结构 外 形 


2. 使 用 方法 和 注意 事项 
三 爪 千分尺 适用 于 测量 中 小 直径 的 精密 内 孔 ， 尤 其 适 于 测量 深 孔 的 直径 。 使 用 时 应 

















注意 : 
1) 使 用 前 ， 应 按 光 面 校对 环 规 的 实际 尺寸 进行 校对 。 若 示 值 不 准 ， 应 由 专业 人 员 
对 三 爪 内 径 千 分 尺 进行 调整 ， 用 螺钉 旋 具 松 开 内 套 管 上 的 螺钉 ， 调 整 内 套 管 ， 直 至 读数 
与 光 面 环 规 实际 尺寸 相等 时 ， 再 拧紧 螺钉 ， 即 能 使 用 。 

2) 被 测 工件 内 孔 的 表面 粗糙 度 Ra 值 应 小 于 或 等 于 1. 6um， 和 否则 不 允许 使 用 。 

3) 三 爪 内 径 千 分 尺 的 三 个 量 爪 接触 工件 后 ， 不 要 拉动 或 大 幅度 摆动 ， 以 免 擦 伤 
爪 。 

4) 测量 深 孔 时 ， 应 接 上 接 长 杆 和 接 长 杆 套 。 其 方法 是 移 拧 下 量 头 ， 再 取出 锥 形 量 
杆 ， 而 后 接 上 接 长 杆 和 接 长 杆 套 ， 再 装 上 锥 形 量 杆 和 量 头 ， 将 各 连接 件 拧紧 ， 并 需 保 证 
各 部 件 清洁 。 调 整 好 之 后 ， 才 能 进行 测量 

5) 用 完 之 后 ， 放 和 人 专用 盒 内 保存 。 








el 
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六 、 内 测 生 分 尺 


1. 定义 与 结构 

内 测 千 分 尺 是 一 种 带 有 固定 量 爪 和 活动 量 爪 的 特种 千分尺 ， 其 结构 外 形 如 图 2-34 
所 示 ， 主 要 是 测量 浅 孔 小 尺寸 内 径 和 内 侧面 覃 的 宽度 。 其 特点 是 容易 找 正 内 孔 直 径 ， 测 
量 方便 。 内 测 千分尺 的 分 度 值 为 0.01mm， 测 微 螺杆 螺 距 为 0. 5mm， 量 程 为 25mm。 

2. 技术 参数 

内 测 千 分 尺 的 读数 方法 与 外 径 千 分 尺 相 同 ， 只 是 套 简 上 的 刻 线 尺寸 与 外 径 千 分 尺 相 
反 ， 另 外 它 的 测量 方向 和 读数 方向 也 都 与 外 径 千 分 尺 相 反 。 由 于 其 测量 线 不 在 读数 尺 的 
延长 线 上 ， 不 符合 阿 贝 原则 ， 有 阿 贝 误差 存在 ， 故 其 示 值 误差 大 于 相同 尺寸 的 内 径 千 分 
尺 。 其 测量 范围 为 5 ~ 30mm、25 ~ 50mm、50 ~75mm、75 ~ 100mm、100 ~ 125mm、 
125 ~ 150mm 等 。 


























测 微 固定 
固定 测量 爪 ” 螺杆 活动 测量 爪 ” 套 管 ”微分 简 ” 测 力 装置 








图 2-34 ”内 测 千 分 尺 的 结构 外 形 


3. 使 用 方法 及 注意 事项 

1) 使 用 时 ， 应 先 校对 零 位 。 

2) 校对 时 应 用 经 检定 合格 的 标准 环 规 或 量 块 和 量 块 附件 组 合体 ， 不 得 用 外 径 生 分 
尺 校对 ， 否 则 不 能 保证 其 精度 。 

3) 不 得 把 两 量 爪 当做 固定 塞 规 使 用 ， 以 防 测量 面 加快 磨 损 。 其 他 使 用 及 注意 事项 
和 外 径 千 分 尺 基本 相同 。 


七 、 深 度 干 分 尺 


1. 定义 及 结构 

深度 千分尺 是 利用 螺旋 副 原 理 ， 对 底板 基准 面 与 测量 杆 测量 面 间 分 隔 的 距离 进行 读 
数 的 深度 测量 器 具 。 深 度 千分尺 的 结构 外 形 如 图 2-35 所 示 ， 用 以 测量 孔 深 、 醒 深 和 人 台 
阶 高 度 等 。 它 的 结构 与 外 径 千 分 尺 比 较 ， 主 要 不 同 是 用 基 座 代替 外 径 千 分 尺 尺 架 和 固定 
测 砧 ;微分 简 和 固定 套 简 上 刻 线 数字 的 排列 方向 与 外 径 千 分 尺 相 反 ， 其 他 部 分 结构 与 外 
径 千 分 尺 相同 。 

2. 技术 参数 

深度 千分尺 分 度 值 分 为 0.01mm、0.001mm、0.002mm 和 0. 00Smm， 测 微 头 的 量程 
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图 2-35 深度 干 分 尺 的 结构 外 形 





为 25mm， 更 换 不 同 长 度 的 测量 杆 ， 测 量 范 围 最 大 可 达 300mm。 

3. 使 用 注意 事项 

1) 测量 前 ， 须 将 基 座 的 测量 面 擦洗 干净 ， 工 件 被 测 表面 也 要 擦 干净 ， 不 允许 有 
毛刺 。 

2) 由 于 测量 杆 的 端 部 容易 磨损 ， 因 此 深度 千分尺 应 经 常 校对 零 位 。 可 在 精密 平面 
上 进行 ， 即 当 基 座 端 面 与 测量 杆 端面 位 于 同一 平 向 时 ， 微 分 简 的 零 线 正 好 对 准 。 当 更 换 
测量 杆 时 ， 可 用 圆 简 形 专用 校对 量具 ， 也 可 用 两 块 尺寸 相同 的 量 块 。 在 车 间 用 校对 量具 
对 零 位 时 ， 可 在 擦洗 干净 的 0 级 平板 测量 面 上 进行 。 

3) 深度 千分尺 测量 孔 次 时 ， 应 把 基 座 的 测量 面 紧 贴 在 被 测 孔 的 端面 上 。 零 件 的 这 
一 端面 应 与 孔 的 中 心 线 垂 直 ， 且 应 当 光 洁 平整 ， 使 深度 千分尺 的 测量 杆 与 被 测 孔 的 中 心 
线 平行 ， 保 证 测量 精度 。 此 时 ， 测 量 杆 端面 到 基 座 端面 的 距离 ， 就 是 孔 的 深度 。 

4) 其 他 使 用 注意 事项 与 外 径 千 分 尺 相同 。 


八 、 杠 杆 干 分 尺 


1. 定义 与 结构 特点 
杠杆 千分尺 是 利用 杠杆 传动 机 构 ， 将 尺 架 上 两 测量 面 间 的 相对 轴 向 运动 转变 为 指示 
表 指 针 的 回转 运动 ， 由 指示 表 读 取 两 测量 面 间 的 微小 位 移 量 的 微米 级 外 径 千 分 尺 。 其 结 
构 外 形 如 图 2-36 所 示 。 

其 用 途 和 外 径 千 分 尺 相 似 ， 也 是 用 于 测量 一 定 范 围 内 的 外 尺寸 。 杠 杆 千分尺 不 仅 读 
数 精 度 较 高 ， 而 且 因 妃 形 架 的 刚度 较 大 ， 测 量力 由 小 弹 短 产生 ， 比 普通 千分尺 的 环 轮 装 
置 所 产生 的 测量 力 稳定 ， 因 此 ， 它 的 实际 测量 精度 也 较 高 。 杠 杆 千分尺 与 三 针 配 合 是 精 
测 螺纹 单一 中 径 的 典型 方法 。 
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4 部 详 图 





图 2-36 杠杆 千分尺 的 结构 外 形 


杠杆 千分尺 表盘 上 除 指针 外 ， 还 有 两 个 极限 偏差 指示 片 ， 可 以 按 所 测 尺寸 的 极限 偏 
差 调整 两 个 指示 片 的 位 置 ， 这 对 批量 工件 尺寸 的 检验 判定 很 方便 。 
杠杆 千分尺 测量 尺寸 可 以 用 直接 比较 法 和 微 差 比较 法 。 前 者 是 测量 时 由 微分 简 上 的 
读数 加 上 表盘 上 的 读数 即 为 实际 测量 结果 。 后 者 是 用 相应 量 块 调整 指针 在 表盘 上 的 零 
位 ， 并 锁 紧 测 微 螺杆 ， 测 量 时 只 从 表盘 上 读 取 偏 差 值 ， 再 加 上 量 块 尺寸 作 为 测量 结果 ， 
这 样 可 获得 较 高 的 测量 准确 度 。 

2. 技术 参数 

杠杆 千分尺 的 测量 范围 宜 为 0 ~25mm、25 ~ 50mm、50 ~75mm、75 ~ 100mm， 测 量 
范围 大 于 25mm 的 杠杆 千分尺 都 带 有 校对 量 杆 。 

测 微 头 的 分 度 值 为 0.01mm、0.001mm、0. 002mm 或 0.005mm 量程 为 25mm， 指 示 
表 的 分 度 值 为 0. 001mm 或 0. 002mm。 

3. 使 用 方法 及 注意 事项 

1) 使 用 前 ， 应 校对 杠杆 千分尺 的 零 位 。 

@ 校对 微分 简 零 位 和 杠杆 指示 表 零 位 。0 ~ 25mm 杠杆 千分尺 可 使 两 测量 面 接触 ， 
直接 进行 校对 ; 25mm 以 上 的 杠杆 千分尺 用 0 级 调整 量 棒 或 用 1 级 量 块 来 校对 零 位 。 

@ 刻度 盘 可 调整 式 杠 杆 千 分 尺 零 位 的 调整 ， 先 使 微分 简 对 准 零 位 ， 若 杠杆 指示 表 
上 的 指针 不 对 准 零 位 时 ， 只 需 转动 刻度 盘 调 整 螺 钉 至 指针 对 准 零 刻 线 即 可 。 
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@) 刻度 盘 固 定式 杠杆 千分尺 零 位 的 调整 : 需 先 调整 指示 表 指 针 零 位 ， 此 时 若 微分 
简 上 零 位 不 准 ， 应 按 通 常 干 分 矿 调 节 零 位 的 方法 进行 调整 ， 即 将 微分 简 后 盖 打 开 ， 紧 固 
止 动 器 ， 松 开 微 分 简 后 ， 将 微分 简 对 准 零 刻 线 ， 再 紧 固 后 盖 ， 直 至 零 位 稳定 。 

在 上 述 零 位 调整 时 ， 均 应 多 次 拨 动 拨 又 ， 示 值 必须 稳定 。 

2) 直至 测量 时 ， 将 工件 正确 置 于 两 测量 面 之 间 ， 调 节 微 分 简 使 指针 有 适当 示 值 ， 
并 应 拨 动 拨 又 几 次 ， 示 值 必须 稳定 。 此 时 ， 微 分 简 的 读数 加 上 表盘 上 的 读数 ， 即 为 工件 
的 实测 尺寸 。 

3) 比较 测量 时 ， 可 用 量 块 做 标准 ， 调 整 杠杆 千分尺 ， 使 指针 位 于 零 位 ， 然 后 紧 固 
微分 简 在 指示 表 上 读数 。 比 较 测 量 可 提高 测量 精度 。 

4) 成 批 测 量 时 ， 应 按 工 件 被 测 尺 寸 ， 用 量 块 组 调整 杜 杆 千 分 尺 示 值 。 然 后 根据 工 
件 公 差 ， 转 动 公 差 带 指标 示 片 ， 调 节 公 差 带 。 测 量 时 ， 只 需 观察 指针 是 否 在 公差 带 范 围 
内 ， 即 可 确定 工件 是 否 合格 。 这 种 测量 方法 不 但 精度 高 且 检 验 效率 也 高 。 

5) 测量 曲面 闻 或 为 面 间距 离 时 ， 应 摆动 杠杆 千分尺 或 被 测 工件 ， 在 指针 的 返 折 处 
( 即 转 折 点 ) 读数 。 

6) 其 他 使 用 注意 事项 与 外 径 千 分 尺 相 同 。 


九 、 螺 纹 干 分 尺 


1. 定义 与 结构 特点 

螺纹 千分尺 是 利用 螺旋 副 原理 ， 对 弧 形 尺 架 上 的 锥 形 测量 面 和 VV 形 媚 槽 测量 面 间 
分 隔 的 距离 进行 读数 的 测量 螺纹 中 径 的 测量 器 具 。 

螺纹 千分尺 主要 用 来 测量 螺纹 中 径 ， 其 结构 外 形 如 图 2-37 所 示 ， 与 外 径 千 分 尺 相 
似 ， 不 同 的 是 两 个 测 砧 分 别 为 一 锥 形 和 一 V 形 止 槽 测 头 ， 两 测 头 可 分 别 搬入 尺 架 和 测 
微 螺杆 上 的 对 应 孔 内 进行 置换 。 螺 纹 千 分 尺 测 量 精 度 不 高 ， 多 用 于 车 间 工 艺 测 量 。 

测量 时 ， 测 头 与 被 测 螺纹 齿 面 接触 ， 测 头 都 有 一 定 的 可 测 范 围 ， 它 与 被 测 螺纹 的 螺 
距 有 关 。 螺 纹 千 分 尺 都 带 有 一 套 可 换 的 测 头 ， 测 头 的 结构 外 形 如 图 2-37 所 示 。 

2. 技术 参数 

螺纹 千分尺 的 技术 参数 见 表 2-9。 

表 2-9 螺纹 千分尺 的 测量 范围 、 分 度 值 、 最 大 允许 误差 〈 单 位 : mm) 



























































































































































测量 范围 分 度 值 最 大 允许 误差 
0~25,25 ~50 0. 004 
50 ~75,75 ~ 100 0. 005 
0. 01 ,0. 001 ,0. 002 ,0. 005 
100 ~ 125 ,125 ~ 150 0. 006 
150 ~ 175,175 ~200 0. 007 








3. 使 用 注意 事项 

1) 测量 前 ， 应 按 被 测 螺 纹 的 螺 距 和 牙 型 角 ， 选 择 相 应 规格 的 一 对 螺纹 插头 。 

2) 插头 必须 探 净 ， 装 入 螺纹 千分尺 时 ， 位 置 要 准确 可 靠 。 

3) 使 用 时 ， 应 校对 螺纹 千分尺 的 零 位 。 对 于 测量 范围 为 0~25mm 的 螺纹 千 分 
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图 2-37 ”螺纹 千分尺 及 测 头 的 结构 外 形 


尺 ， 可 以 使 两 测 头 直接 接触 ， 通 过 微分 简 和 测 砧 的 调整 螺母 来 调整 零 位 。 调 整 时 ， 
首先 使 微分 简 上 的 零 刻 线 与 国定 套 管 上 的 纵向 刻 线 相 重合 ， 并 使 微分 简 的 边缘 与 固 
定 套 管 上 的 零 刻 线 相 重合 ， 然 后 利用 制动器 将 测 微 螺 杆 国 定 ， 松 开 测 砧 的 制 动 螺钉 ， 
旋转 调整 螺母 使 V 形 测 头 与 圆锥 测 头 接触 为 止 。 其 次 ， 将 测 砧 的 制 劲 螺钉 拧紧 ， 并 
松 开 测 微 螺杆 的 制动器 ， 使 用 测 力 装置 ， 检 查 零 位 是 否 正 确 。 调 整 零 位 偏差 不 应 大 
于 +0.005mm。 

4) 测量 时 ， 螺 纹 千 分 尺 应 放 平 ， 让 测 头 的 中 心 线 和 螺纹 的 中 心 线 垂 直 。 使 V 形 测 
头 与 螺纹 的 齿 顶 部 分 相 接触 ， 并 使 圆锥 形 测 头 与 被 测 螺纹 直径 方向 上 的 相对 齿 根部 分 相 
接触 。 特 别 是 测量 螺 距 越 小 的 螺纹 ， 越 不 易 对 准 ， 这 点 更 应 该 注意 。 一 般 情况 总 是 测 得 
的 尺寸 大 于 实际 中 径 尺 寸 。 

5) 在 用 短 锥 形 测 头 时 ， 可 以 减少 由 于 牙 型 半角 偏差 对 中 径 的 影响 而 提高 测量 精 
度 ， 但 测 头 易 磨 损 。 
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十 、 公 法 线 干 分 尺 
1. 定义 与 结构 特点 
公法 线 千 分 尺 是 利用 螺旋 副 原理 ， 对 弧 形 尺 架 上 两 盘 形 测量 面 间 分 隔 的 距离 进行 读 

数 的 齿轮 公法 线 测量 器 具 。 其 结构 外 形 如 图 2-38 所 示 。 

2. 技术 参数 

测 砧 圆 盘 的 直径 为 25mm 或 30mm。 公 法 线 千分尺 分 度 值 为 0.01mm、0. 001mm、 
0. 002mm 、0. 005mm， 测 微 螺 杆 螺 距 为 0. 5mm 或 1mm， 测 微 头 的 量程 为 25mm， 测 量 范 
围 为 0 ~ 25mm, 25 ~ 50mm, 50 ~ 75mm, 75 ~ 100mm, 100 ~ 125mm, 125 ~ 150mm, 
150 ~ 175mm，175 ~200mm 共 8 种 。 











固定 测 微 隔 热 锁 紧 固定 
尺 架 ” 测 砧 螺杆 装置 装置 套 管 微分 简 奖 和 
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图 2-38 ”公法 线 千 分 尺 的 结构 外 形 


3. 使 用 及 注意 事项 

公法 线 千 分 尺 主要 用 于 测量 外 喷 合 圆柱 齿轮 的 两 个 不 同 具 面 公法 线 的 长 度 ， 也 可 以 
在 检验 切 具 机 床 精度 时 ， 按 被 切 齿 轮 的 公法 线 检查 其 原始 外 形 尺寸 。 在 齿轮 公法 线 的 测 
量 器 具 中 ， 常 用 于 车 间 低 精度 齿轮 的 公法 线 长 度 变动 量 和 一 般 精 度 的 公法 线 平均 长 度 偏 
EN 也 可 测量 一 些 其 他 尺寸 。 

公法 线 千 分 尺 的 使 用 注意 事项 与 外 径 千 分 尺 基 本 相同 。 测 量 时 ， 不 要 用 测 砧 加 

盘 测 量 面 的 边缘 与 被 测 表面 接触 ， 因 为 圆 盘 测 量 面 在 其 边缘 0.5mm 范围 内 允许 有 
塌 边 。 
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今 今 今 第 五 节 指示 式 量 具 














指示 式 量具 是 以 指针 指示 出 测量 结果 的 量具 。 和 车间 常用 的 指示 式 量具 有 百 分 表 、 干 
分 表 、 杠 杆 百 分 表 和 内 径 百 分 表 等 。 其 共同 特点 是 将 反映 被 测 尺 寸 变化 的 测 丁 微 小 位 
移 ， 经 机 械 放 大 后 转换 为 指针 的 旋转 或 角 位 移 ， 在 刻度 表盘 上 指示 测量 结果 。 

指示 式 量 具 主 要 采用 微 差 比较 测量 法 检测 各 种 尺寸 ， 也 可 用 直接 比较 测量 法 测量 微 
小 尺寸 及 形状 误差 ， 校正 零 件 的 安装 位 置 ， 还 可 用 作 专 用 计量 仪器 及 各 种 检测 夹具 的 读 
数 装 置 等 。 其 用 途 非常 广泛 。 


一 、 指 示 表 


1. 定义 与 结构 特点 
指示 表 的 结构 外 形 如 图 2-39 所 示 ， 包 括 分 度 值 为 0.01mm、0. 1mm， 量 程 不 超过 
100mm; 分 度 值 为 0. 002mm， 量 程 不 超过 10mm; 分 度 值 为 0.001mm， 量 程 不 超过 5mm 















































色 2-39 指示 表 的 结构 外 形 


分 度 值 为 0. 1mm 的 指示 表 ， 也 称 十 分 表 ; 分 度 值 为 0.01mm 的 指示 表 ， 也 称 百 分 
表 ; 分 度 值 为 0.001mm 和 0. 002mm 的 指示 表 ， 也 称 千 分 表 ; 分 度 值 为 0.01mm， 量 程 
大 于 10mm 的 指示 表 也 称 大 量程 百 分 表 。 

指示 表 中 百 分 表 、 千 分 表 和 大 量程 百 分 表 ， 都 是 用 来 校正 零件 或 夹具 的 安装 位 置 检 
验 零 件 的 形状 精度 或 相互 位 置 精 度 的 。 它 们 的 结构 原理 没有 什么 大 的 不 同 ， 就 是 千 分 表 
的 读数 精度 比较 高 ， 即 千 分 表 的 分 度 值 为 0. 001mm 或 0. 002mm， 而 百 分 表 的 读数 值 为 
0. 01mm。 和 车 间 里 经 常 使 用 的 是 百 分 表 ， 因 此 ， 本 节 主 要 介绍 百 分 表 。 

百 分 表 在 表盘 上 刻 有 100 个 等 分 格 ， 其 刻度 值 ( 即 读数 值 ) 为 0.01mm。 当 指针 转 
一 圈 时 ， 小 指针 ( 转 数 指针 ) 即 转动 一 小 格 ， 转 数 指示 盘 的 刻度 值 为 1mm。 用 手 转 动 
表 圈 时 ， 表盘 也 跟着 转动 ， 可 使 指针 对 准 任 一 刻 线 。 测 杆 是 沿 着 套 简 上 下 移动 的 ， 手 提 
挡 帽 可 以 提起 测 杆 。 套 简 可 作为 安装 百 分 表 用 。 
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2. 
其 最 大 允许 误差 见 表 2-10。 


表 2-10 指示 表 的 最 大 允许 误差 




























































































ee 最 大 克 主 误 关 hm 
分 度 值 二 二 天 本 吝 
量程 S/mm 任意 任意 任意 任意 任意 任意 a 
/mm 全 量程 
0.05mm 0. 1mm 0. 2mm 0. Smm lmm 2mm 
S10 +40 
10 <S<20 +50 
0.10 20 < 到 30 主 25 一 +60 
30 <9 达 50 +80 
50<S100 +100 
S3 土 14 
3<5S<5 二 +8 +10 土 12 土 16 
5<S<10 +20 
0.01 10 <S<20 = a 二 25 
20 < 到 30 +35 
a +15 > 
30<S<50 +40 
50<S<100 +50 
Ss=1 +2 +3 -一 = 二 
0. 001 1 < 三 3 s 3 +8 
二 2.9 E33 于 从 +6 
3<5S5 +9 
Sl1 +4 二 
1<S3 +9 
0. 002 +3 = 
3<5S<5 +5 +11 
5<S<10 +12 














注 : 1. 表 中 数值 均 为 按 标 准 温度 20C 给 出 。 














2. 表 中 数值 均 为 指示 表 在 测 杆 处 于 垂直 向 下 或 水 平 状态 时 的 规定 ; 不 包括 其 他 状态 ， 如 测 杆 向 上 。 











3. 任意 量程 示 值 误差 是 指 在 示 值 误差 曲线 上 ， 
示 值 误差 与 最 小 示 值 误差 之 差 应 满足 表 中 凡 

















符合 测量 间隔 的 任意 两 点 之 间 所 包含 的 受 检点 的 最 大 


规定 。 


4 采用 浮动 零 位 原则 判定 示 值 误差 时 ， 示 值 误差 的 带宽 不 应 超过 最 大 允许 误差 允许 值 “ + ”符号 后 








面 对 应 的 规定 值 。 
3. 使 用 方法 及 注意 事项 

















1) 测量 前 ， 应 检查 指示 表 是 否 夹 牢 又 不 影响 其 灵敏 度 ， 为 此 可 检查 其 重复 性 ， 即 
多 次 提 拉 指示 表 测 杆 略 高 于 工件 高 度 ， 放 下 测 杆 ， 使 之 与 工件 接触 ， 在 重复 性 较 好 的 情 





况 下 ， 才 可 进行 测量 。 





2) 百 分 表 应 固定 在 可 靠 的 表 架 上 ， 根 据 测量 需要 ， 可 选择 带 平 台 的 表 架 或 万 能 
架 ， 如 图 2-40 所 示 。 与 装 夹 套 简 紧 固 时 ， 夹 紧 力 不 宜 过 大 ， 以 免 使 夹 紧 套 简 变 形 卡 住 
测 杆 ， 应 检查 测 杆 移动 是 否 灵活 。 夹 紧 之 后 ,不 可 再 转动 百 分 表 。 
































3) 测 杆 与 被 测 工件 表面 必须 垂直 ， 如 














图 2-41 所 示 ， 和 否则 将 产生 较 大 的 测量 误差 。 





测量 圆柱 形 工件 时 ， 测 杆 轴线 应 与 圆柱 形 工件 直径 方向 相 一 致 。 


























4) 用 百 分 表 找 正 或 测量 零件 时 ， 如 图 
头 下 面 ， 缓 缓 下 降 测 头 ， 使 之 与 工件 接触 。 











2-41 所 示 ， 应 轻 轻 提起 测 杆 ， 把 工件 移 至 测 
不 准 把 工件 强行 推 人 测 头 下 ， 也 不 准 急 又 下 





降 测 头 ， 以 免 产 生 瞬 时 冲击 测 力 ， 给 测量 带 来 误差 。 对 工件 进行 调整 时 ， 也 应 按 上 述 方 
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图 2-41 百 分 表 的 安装 方法 





法 操作 。 在 测 头 与 工件 表面 接触 时 ， 测 杆 应 有 0.3 ~ lmm 的 压缩 量 ( 千 分 表 应 小 些 ， 有 
0. 1mm 即 可 ) ， 以 保持 一 定 的 起 始 测量 力 。 

5) 根据 工件 的 不 同形 状 ， 可 自制 各 种 形状 测 头 进行 测量 : 如 可 用 平面 测 头 测 量 球 
形 工件 ; 可 用 球面 测 头 测量 圆柱 形 或 平 表面 工件 ， 可 用 人 尖 测 头 或 曲率 半径 很 小 的 球面 测 
头 测量 凹面 或 形状 复杂 的 表面 。 

6) 检查 工件 直线 度 或 平行 度 时 ， 将 工件 放 在 平台 上 ， 使 测量 头 与 工件 表面 接触 ， 调 
整 百 分 表 使 指针 摆动 1/3 ~ 1/2 转 ， 然 后 把 刻度 盘 零 位 对 准 指针 ， 跟 着 慢 慢 地 移动 表 座 或 
工件 ， 当 指针 顺 时 针 摆动 时 ， 说 明 工 件 偏 高 ; 反 时 针 摆动 时 ， 则 说 明 工 件 偏 低 。 为 避免 记 
错 ， 可 以 采用 提起 测 杆 (工件 高 了 ) 看 指针 是 顺 时 针 摆 动 还 是 逆 时 针 摆动 的 方法 来 判断 。 

如 图 2-42 所 示 ， 当 进行 轴 类 零件 测量 时 ， 就 是 以 指针 摆动 最 大 数字 为 读数 (最 高 
点 ) 的 ; 测量 孔 时 ,就 是 以 指针 摆动 最 小 数字 (最低 点 ) 为 读数 的 。 
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图 2-42 ” 轴 类 零件 圆 度 、 圆 柱 度 及 跳动 的 测 





国 第 二 章 “常用 计量 器 具 可 

7) 测量 薄 形 工件 的 厚度 时 ， 须 在 正 、 反 方向 上 各 测量 一 次 ， 取 最 小 值 ， 以 免 由 于 
弯曲 而 不 能 正确 反映 其 尺寸 

8) 测量 杆 上 不 要 加 油 ， 免 得 油污 进入 表 内 ， 影 响 表 的 传动 机 构 和 测 杆 移动 的 灵 
活性 。 

为 方便 使 用 ， 现 将 百 分 表 安装 在 磁性 表 座 的 过 程 详 细 介绍 如 下 ， 其 安装 过 程 如 图 
2-43 所 示 。 








n) 
图 2-43 ”磁性 表 座 组 合 安装 过 程 及 百 分 表 的 安装 


QD 如 图 2-43a 所 示 ， 检 查 磁 性 表 座 各 组 成 零件 是 否 齐全 ， 以 及 是 否 有 损坏 。 它 共 
有 15 个 零件 ， 应 特别 注意 4 个 垫 片 。 








83 


可 | 机 械 产品 检验 工 〈 基 础 知识 “中 级 ) 





@ 如 图 2-43b 所 示 ， 重 点 检查 磁性 表 座 ， 放 在 黑色 金属 件 (如 平板 ) 上 测试 开关 
是 否 起 作用 ;同时 认识 磁性 表 座 的 各 个 零 部 件 ， 把 磁性 表 座 旋钮 旋 到 “ON” 位 置 ， 使 
磁性 表 座 吸 在 工作 台 的 黑色 金属 件 上 ， 即 V 形 槽 槽 口 方 向 向 下 。 

@) 如 图 2-43c 所 示 ， 在 磁性 表 座 右 侧 的 螺纹 杆 上 装 上 连接 件 1; 把 立柱 和 连接 件 1 
连接 ; 在 连接 件 的 右 侧 装 上 一 个 大 垫 片 。 

@ 如 图 2-43d 所 示 ， 装 上 旋钮 1 并 将 其 旋 紧 。 

@) 如 图 2-43e 所 示 ， 把 连接 件 2 和 连接 件 3 相互 套装 在 一 起 ， 注 意 孔 要 完全 对 齐 。 

@ 如 图 2-43f 所 示 ， 把 横 杆 装 在 连接 件 2 和 连接 件 3 组 装 后 的 孔 内 。 

@ 如 图 2-43g 所 示 ， 把 连接 件 4 装 在 连接 件 3 的 螺纹 端 。 

@@ 如 图 2-43h 所 示 ， 把 立柱 套 入 连接 件 4 内 ， 将 立柱 和 横 杆 连接 在 一 起 ; 在 连接 件 
4 的 右 侧 装 上 一 个 大 热 片 。 

@ 如 图 2-43i 所 示 ， 装 上 旋钮 2 并 将 其 旋 紧 。 

@ 如 图 2-43j 所 示 ， 在 横 杆 的 螺纹 端 装 上 一 个 小 热 片 。 

@@ 如 图 2-43k 所 示 ， 在 小 热 片 右 侧 装 连接 件 5; 在 连接 件 5 右 侧 再 装 上 一 个 小 
垫 片 。 

@ 如 图 2-431 所 示 ， 装 上 旋钮 2 并 将 其 旋 紧 ， 完 成 磁性 表 座 的 安装 。 

@B3 如 图 2-43m 所 示 ， 安 装 百 分 表 ， 把 表 放 入 连接 件 5 的 孔 中 。 

@ 如 图 2-43n 所 示 ， 旋 转 螺母 把 百 分 表 夹 装 牢固 。 

(9 如 图 2-43o 所 示 ， 百 分 表 安 装 完成 。 

二 、 内 径 指 示 表 

1. 定义 与 结构 特点 

内 径 指 示 表 的 结构 外 形 如 图 2-44 所 示 ， 是 利用 机 械 传动 系统 ， 将 活动 测量 头 的 直 
线 位 移 转 变 为 指针 在 圆 刻 度 盘 上 的 角 位 移 ， 并 由 刻度 盘 进 行 读数 的 内 尺寸 测量 器 具 。 内 
径 指 示 表 由 指示 表 和 带 有 杠杆 传动 或 线性 传动 机 构 的 表 架 组 成 。 内 径 指 示 表 按 结构 分 为 
带 定位 护 桥 式 (杠杆 式 或 滨 道 式 ) 、 涨 签 式 和 钢 球 式 三 种 。 




















活动 测 头 
定位 护 桥 


直 管 ”手柄 ” 锁 紧 装置 ”指示 表 
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图 2-44 内径 指示 表 的 结构 外 形 


2. 技术 参数 

内 径 指 示 表 活动 测 头 的 移动 量 ， 小 尺寸 的 只 有 0 ~ lmm， 大 尺 十 的 有 0 ~ 3mm， 它 
的 测量 范围 是 由 更 换 或 调整 可 换 测 头 的 长 度 来 达到 的 。 因 此 ， 每 个 内 径 指示 表 都 附 有 成 
套 的 可 换 测 头 。 测 量 范围 一 般 为 2~450mm， 也 有 大 到 1000mm 的 。 其 测量 范围 、 分 度 
值 、 最 大 允许 误差 见 表 2-11。 
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表 2-11 内 径 指 示 表 的 测量 范围 、 分 度 值 、 最 大 允许 误差 
分 度 值 /mm 测量 范围 /mm 最 大 允许 误差 /hm 
6~10 
10 ~18 
18 ~35 
35 ~50 
50 ~ 100 
100 ~ 160 
160 ~250 
250 ~450 
6~10 
10~18 
18 ~35 
35 ~50 
50 ~ 100 
100 ~ 160 
160 ~250 
250 ~450 


注 : 1. 允许 误差 值 为 温度 在 20C 时 的 规定 值 。 

2. 用 浮动 零 位 时 ， 示 值 误差 值 不 应 大 于 允许 误差 “+ 上 ”符号 后 面 对 应 的 规定 值 。 

3. 使 用 方法 及 注意 事项 

内 径 指示 表 用 微 差 比较 测量 法 检测 内 径 、 酸 宽 、 孔 或 槽 的 几何 形状 误差 等 各 种 内 
尺寸 。 

1) 测量 前 ， 必 须根 据 被 测 工 件 尺 寸 ， 选 用 相应 尺寸 的 测 头 ， 安 装 在 内 径 指 示 表 
上 ， 并 调整 指示 表 的 零 位 。 根 据 工件 被 测 尺寸 ,选择 相应 精度 标准 环 规 或 用 量 块 及 量 块 
附件 的 组 合体 来 调整 内 径 指 示 表 的 零 位 ， 也 可 用 外 径 千 分 尺 调 整 。 

调整 内 径 指示 表 的 尺寸 时 ， 选 用 可 换 测 头 的 长 度 及 其 伸 出 的 距离 (大 尺寸 内 径 指 
示 表 的 可 换 测 头 是 用 螺纹 旋 上 去 的 ， 故 可 调整 伸 出 的 距离 ， 小 尺寸 的 不 能 调整 )， 应 使 
被 测 尺 十 在 活动 测 头 总 移动 量 的 中 间 位 置 。 一 般 表 针 应 压缩 1mm 左右 ， 表 针 指 正 上 方 
(12 点 方向 ) 为 宜 。 

使 用 时 应 当 经 常 校对 零 位 ， 并 增加 测量 次 数 ， 以 便 提 高 测量 精度 。 

2) 调整 及 测量 中 ， 连 杆 中 心 线 应 与 工件 中 心 线 平行 ， 不 得 焉 和 斜 ， 即 在 环 规 及 被 测 
孔径 向 找 最 大 值 ， 在 轴 向 找 最 小 值 。 测 量 槽 宽 时 ， 在 径 向 及 轴 向 均 找 其 最 小 值 。 同 时 应 
在 圆周 上 多 测 几 个 点 ， 找 出 孔径 的 实际 尺寸 ， 看 是 否 在 公差 范围 以 内 ， 如 图 2-45 所 示 。 

3) 使 用 时 ， 应 将 活动 测 头 压 靠 孔 壁 〈 指 示 表 指针 将 转动 ) ， 使 可 换 测 头 与 孔 壁 脱 
离 接触 ， 以 减 小 磨损 。 对 定位 护 桥 ， 在 放 入 和 拉 出 离开 时 ， 应 用 两 个 手指 将 其 压缩 并 扶 
稳 ， 轻 轻 放 和 人 或 拉 出 ， 以 免 离开 孔 口 时 突然 弹 开 ( 放 入 时 则 人 硬 挤 )， 擦 伤 定位 护 桥 的 工 
作 面 和 被 测 孔 口 。 

4) 具有 定 心 器 的 内 径 指示 表 ， 在 测量 内 孔 时 ， 只 要 将 其 按 孔 的 轴线 方向 来 回 摆 
动 ， 其 最 小 值 即 为 孔 的 直径 。 

5) 指示 表 用 完 后 ， 放 和 人 专用 木 盒 内 存放 。 
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图 2-45 内 径 指 示 表 的 使 用 方法 


三 、 杠 杆 指示 表 


1. 定义 、 类 别 及 结构 

杠杆 指示 表 按 指示 装置 划分 可 分 为 指针 式 杠 杆 指 示 表 和 电子 数 显 杠杆 指示 表 。 指 针 
式 杠杆 指示 表 ， 如 图 2-46a 所 示 ， 是 利用 机 械 传动 系统 ， 将 杠杆 测 头 的 摆动 位 移 量 转变 
为 指针 在 刻度 盘 上 的 角 人 位移， 并 由 刻度 盘 上 的 标尺 进行 读数 的 测量 器 具 ， 分 度 值 为 
0. 01mm 的 又 称 为 杠杆 百 分 表 ， 分 度 值 为 0.001mm 、0. 002mm 的 又 称 为 杠杆 千 分 表 。 
电子 数 显 杠杆 指示 表 ， 如 图 2-46b 所 示 ， 是 利用 机 械 传动 系统 ， 将 杠杆 测 头 的 摆动 
位 移 量 通过 位 移 传感器 转化 为 电子 数字 显示 的 测量 器 具 ， 分 辨 力 为 0.01mm 的 又 称 为 电 
子 数 显 杠杆 百 分 表 ; 分 辨 力 为 0.001mm 的 又 称 为 电子 数 显 杠杆 千 分 表 。 




























































转 数 ” 转 数 
指针 指针 指示 盘 。” 度 盘 燕尾 表 蒙 车 必 
| 燕尾 | 

测 杆 测 杆 

民 杆 测 

杠杆 测 头 dm 向 

人 一 5 向 杠杆 测 头 
a) b) 





©) 


图 2-46 ”杠杆 指示 表 
a) 指针 式 杠 杆 指 示 表 b) 电子 数 显 杠杆 指示 表 ce) 实物 照片 
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2. 技术 参数 


指针 式 杠 杆 指示 表 的 分 度 值 、 
最 大 人 允许 误差 见 表 2-13。 





表 的 分 度 值 、 量 程 、 











量程 、 最 大 允许 误差 见 表 2-12; 电子 数 显 杠杆 指示 





表 2-12 ”指针 式 杠 杆 指示 表 的 分 度 值 、 量 程 、 最 大 允许 误差 (单位: mm) 





















































最 大 允许 误差 
分 度 值 量程 ”| 任意 5 个 标 | 任意 10 个 标 | 人 在意 172 量 
多 Sa -| | 单 向 量程 双向 量程 
尺 标记 尺 标记 程 ( 单 向 ) 
0.8 土 0. 008 +0.010 +0.013 
0.01 +0. 004 土 0. 005 
1.6 +0.010 +0. 020 土 0. 023 
0. 002 0.2 一 土 0. 002 土 0. 003 土 0. 004 土 0. 006 
0. 001 0. 12 一 土 0. 002 土 0. 003 土 0. 003 土 0. 005 
注 ; 1 在 量程 内 ， 任 意 状态 下 (任意 方位 、 任 意 位 置 ) 的 杠杆 指示 表 均 应 符合 表 中 的 规定 。 
2. 枉 杆 指示 表 的 示 值 误差 判定 适用 浮动 零 位 的 原则 ， 即 示 值 误差 的 带宽 不 应 超过 表 中 最 大 允许 误差 














“ +” 符号 后 面 对 应 的 规定 值 。 


表 2-13 ”电子 数 显 杠杆 指示 表 的 分 度 值 、 量 程 、 最 大 允许 误差 





( 单位 : mm) 

















最 大 允许 误差 
分 辨 力 量程 任意 5 个 | 任意 10 个 | 任意 172 量 
向 量程 双向 量程 
分 辨 力 分 辨 力 程 ( 单 向 ) Is 本 
0. 01 0. 5 +0.01 +0. 01 一 +0. 02 土 0. 03 
0. 001 0.4 一 土 0. 004 +0. 006 土 0. 008 +0.010 








注 : 1. 在 量程 内 ， 任 意 状 态 下 (人 




















F 意 方位 、 任 意 位 置 ) 的 杠杆 指示 表 均 应 符合 表 中 的 规定 。 








2. 杠杆 指示 表 的 示 值 误差 判定 适 月 
应 的 规定 值 。 


“ +” 符号 后 面 对 








3. 使 用 方法 及 注意 事项 











1) 杠杆 指示 表 的 ) 





日 浮动 零 位 的 原则 ， 即 示 值 误差 的 带宽 不 应 超过 表 中 最 大 允许 误差 











] 途 和 普通 指示 表 类 似 ， 主 要 也 是 用 微 差 比较 法 测量 工件 尺寸 和 








直接 测量 几何 误差 ， 但 体积 较 小 ， 测 杆 方向 可 回转 180° 进 行 调整 ， 使 用 更 为 方便 ， 


有 AZ 
量 学 空 


此 ， 特 别 适宜 测 











司 限制 的 小 孔 、 四 槽 、 孔 距 、 坐 标尺 寸 等 。 





2) 杠杆 指示 表 使 用 时 的 注意 事项 也 与 普通 指示 表 基 本 相同 ， 只 是 由 于 在 根据 不 同 


























工件 调整 测 杆 方向 时 应 当 注 意 : 
杆 轴 线 与 被 测 工 件 表面 的 夹 角 越 小 ， 误 差 间 


三 


里 


的 疯 


EE= 





测定 方向 





必须 尽 可 














能 使 测 杆 的 轴线 垂直 于 工件 尺寸 ， 杠 杆 千 分 表 
2-47 所 示 。 














it 越 小 ， 如 图 























图 2-47 “ 杠 村 








F 指 示 表 测 村 


F 的 方向 
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如 果 由 于 测量 需要 ， 夹 角 a 无 法 调 小 时 ( 当 a>15°)，, 测量 结果 应 修正 。 由 图 2-48 
可 知 ， 当 平面 上 升 距离 为 a 时， 杠杆 千 分 表 摆 动 的 距离 为 8，， 也 就 是 杠杆 千 分 表 的 读数 
为 了»， 因 为 5>a， 所 以 指示 读数 增 大 。 具 体 修正 计算 式 为 


a = beosa 



































式 中 a 正确 的 测量 结果 ; 
/一 一 测量 读数 ; 
oa 一 一 测量 线 与 工件 尺寸 的 夹 角 。 

3) 测量 零件 上 孔 的 轴线 与 底 平 面 的 平行 度 时 ， 如 图 2-49 所 示 ， 将 工件 底 平面 放 在 
检验 平板 测量 面 上 ， 使 测量 头 与 4 端 孔 表面 接触 ， 左 右 慢 慢 移动 表 座 ， 找 出 工件 孔径 最 
低 点 ， 调 整 指针 至 零 位 ， 将 表 座 慢 慢 向 B 端 推进 。 也 可 以 将 工件 转换 方向 ， 再 使 测量 
类 与 B 端 筷 表 面 接触 ，4、B 两 端 指针 最 低 点 和 最 高 点 在 全 程 上 读数 的 最 大 差 信 ， 就 是 
全 部 长 度 上 的 平行 度 误差 。 






















































































mp 








图 2-48 ”杠杆 指示 测 杆 轴 线 位 置 图 2-49 和 孔 的 轴线 与 底 平 面 的 平行 度 检 验方 法 
引起 的 测量 误差 













































































一 、 角 度量 具 

常用 的 角度 量具 主要 包括 角度 量 块 、 水 平 仪 、 万 能 角度 尺 、 正 弦 规 、 直 角 尺 等 。 

(1) 定义 、 类 别 及 结构 ”角度 量 块 是 形状 为 三 角形 或 四 角形 ， 以 相 邻 平面 的 夹 角 
为 测量 角 ， 并 具有 准确 角度 值 的 角度 测量 器 具 。 


























常用 的 角度 块 型 式 有 工 型 (三 角形 ) 和 开 型 (四边形 ) 两 种 ， 如 图 2-50 所 示 ，I 
型 角度 块 只 具有 1 个 工作 角 ， 开 型 角度 块 具有 4 个 工作 角 。 

(2) 技术 参数 ”角度 量 块 分 为 0 级 、1 级 和 2 级 ,在 角度 量 值 传递 系统 中 ,由 0 级 
角度 量 块 作 标准 ， 用 微 差 比较 法 传递 给 1 级 ，1 级 传递 给 2 级 ，2 级 可 用 以 检定 角度 尺 
和 角度 样板 等 多 种 角度 工作 计量 器 具 。 角 度量 块 还 可 用 于 检验 高 准确 度 工 件 的 内 、 外 
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a 








a 
上 | 2 14 
两 测量 面 
3X 292.2 
A 















































LI a 
了 | 2 14 
四 测量 面 
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2-50 ”角度 量 块 


角 ， 以 及 调整 精密 机 床 和 仪器 的 有 关 角 度 。 
角度 量 块 的 分 组 与 配套 见 表 2-14。 


表 2-14 角度 量 块 的 分 组 与 配套 

































































工作 角度 国 准确 度 
乡 另 | 型 四 : 称 0 
组 别 | 型 式 递增 值 作 角 度 标 称 值 块 数 等 级 
ee 15°10’ | 15°10', 30°20',45°30',60°40', 75°50’ 5 
入 
Se = 50° 1 | 12 
(7 块 ) 
开 型 二 90°-90°-90°-90° 1 
1° 10° ,11°,...,19° ,20° 11 
1 15°1’,15°2',...,15°8’,15°9’ 9 
I 型 10' 15°10',15°20’, 15°30',15°40’,15°50’ 5 
第 2 组 10° 30° ,40° ,50° ,60° ,70° | 
(36 块 ) 45° 1 
75°50’ 1 
90°-90°-90°-90° 
开 型 = 89°10'-90°40'-89°20'-90°50’ 4 
89°30'-90°20'-89°40'-90°30’ 
1° 10° ,11°,..,78° ,79° 70 
第 3 组 
I 型 三 10°0'30" 1 | 0,1 
(94 块 )| 
1 15°1’,15°2',...,15°8’,15°9’ 9 
10' 15°10’,15°20’, 15°30',15°40’,15°50’ 
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( 续 ) 
工作 角度 本 准确 度 
组 别 型 式 工 度 标 称 块 妆 
组 别 | 式 递增 全 作 角 度 标 称 值 块 数 等 级 
80°-99°-81°-100° ,82°-97°-83°-98° 
84°-95°-85°-96°, 86°-93°-87°-94° 
第 3 88°-91°-89°-92°, 90°-90°-90°-90° 
生 | 本 型 9 0.1 
(94 块 ) 89°10'-90°40'-89°20'-90°50’ 
89°30'-90°20'-89°40'-90°30’ 
89°50'-90°0'30"-89°59’30”-90°10” 
本 IT 型 15” 15° ,15°015",15°0’30",15°0’45",15°1’ 5 
第 4 组 
ee 89°59'30"-90°0'15”-89°59'45"-90°0’30” 0 
= 90°-90°-90°-90° 
注 : 1. a 角形 和 四 个 工作 角 的 四 边 形 两 种 形式 。 
2. 工作 角 偏 差 : 0 级 为 +3”"，1 级 为 +10”,2 级 为 +30"”。 
3. 角度 量 块 非 刻字 面 为 基准 面 。 

















大 部 分 角度 量 块 在 其 非 工作 面 上 带 有 小 孔 ， 以 便 在 角度 量 块 组 合 时 安装 夹具 。 角 度 
量 块 可 以 单 块 使 用 ， 也 可 以 借助 夹具 附件 (包括 夹子 、 销 钉 、 直 尺 等 )， 由 两 块 或 多 块 
组 合成 所 需 的 角度 后 使 用 (图 2-51)。 

(3) 使 用 方法 及 注意 事项 ”角度 量 块 属于 精密 量具 ， 其 使 用 方法 和 注意 事项 参见 
本 章 第 一 节 量 块 的 相关 内 容 。 只 是 应 当 注 意 用 角度 量 块 直接 检验 工件 的 角度 时 ， 是 以 光 
际 法 来 评定 的 ， 不 能 测 出 工件 的 实际 角度 值 ， 且 其 测量 准确 度 与 被 检验 角 的 表面 粗粮 
度 、 厚 度 及 边 长 有 关 ， 测量 误 差 较 大 ， 因 此 一 般 不 用 角度 量 块 直接 检验 工件 的 角度 。 



























































图 2-51 角度 量 块 组 合 


二 、 水 平 仪 

水 平 仪 主要 用 来 检测 平面 相对 于 水 平 或 垂直 位 置 的 微小 倾斜 角度 的 量具 ， 可 测量 各 
种 导轨 和 平面 的 直线 度 、 平 面 度 、 平 行 度 和 垂直 度 ， 还 可 用 于 调整 安装 各 种 设备 的 水 平 
和 垂直 位 置 。 常 用 的 水 平 仪 有 普通 水 平 仪 ( 框 式 、 条 式 水 平 仪 )、 合 像 水 平 仪 、 电 子 水 
平 仪 和 光学 像 限 仪 等 。 

1. 电子 水 平 仪 
电子 水 平 仪 由 传感器 、 指 示 器 (显示器) 和 底座 三 部 分 组 成 ， 如 图 2-52 所 示 。 
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_A 





电源 开关 
电压 指示 开关 
纵向 水 准 器 
机 械 调 零 装置 
底座 









C) 
到 2-52 ”电子 水 平 仪 

















a) 指针 式 电子 水 平 仪 b) 数字 显示 式 电子 水 平 仪 ce) 实物 照片 

电子 水 平 仪 按 显示 方式 可 分 为 指针 式 电子 水 平 仪 和 数字 显示 式 电子 水 平 仪 ， 其 分 度 
值 /分 辨 力 有 0.001mm/m、0.005mm/m、0.01mm/m、0.02mm/m 和 0.05mm/m 五 种 ， 
测量 范围 不 小 于 显示 范围 的 1/4。 
电子 水 平 仪 较 普 通 水 平 仪 精度 更 高 ， 测 量 更 简便 ， 有 的 还 带 有 相应 的 计算 机 软件 处 
理 系 统 ， 主 要 用 于 检验 准确 度 极 高 的 零件 表面 的 直线 度 、 平 面 度 和 部 件 相 互 之 间 的 平行 
度 ， 以 及 检验 较 高 准确 度 零件 表面 对 水 平面 的 微小 倾角 ， 特 别 适 于 远 距 离 或 自动 测量 。 

使 用 时 的 注意 事项 如 下 : 

1) 电子 水 平 仪 电压 电源 为 交流 220V、50Hz。 若 电压 低 于 允许 值 ， 则 应 外 接 调 压 
器 ， 将 电压 调 到 规定 值 ， 以 保证 电子 水 平 仪 正常 工作 。 

2) 测量 前 ， 被 测 工件 应 用 准确 度 较 低 的 水 平 仪 预先 调整 至 大 致 水 平 位 置 ， 然 后 再 
用 电子 水 平 仪 进行 测量 ， 并 选择 适当 的 测量 范围 ， 这 样 可 以 避免 电表 指针 偏转 角度 过 大 
而 受 损失 。 

3) 使 用 中 ， 必 须 避 免 振动 和 冲击 。 

4) 用 完 之 后 ， 放 和 人 专用 盒 中 存放 。 

2. 条 式 和 框 式 水 平 仪 

条 式 和 框 式 水 平 仪 的 结构 外 形 如 图 2-53 和 图 2-54 所 示 。 前 者 又 称 钳工 水 平 仪 ， 是 
利用 水 准 泡 (水 泡 ) 进行 测量 的 。 条 式 和 框 式 水 平 仪 的 技术 参数 见 表 2-15。 

水 准 泡 是 一 个 密封 的 玻璃 管 ， 内 壁 研 磨 成 具有 一 定 曲率 半径 RR 的 圆 弧 面 ,管内 装 
有 流动 性 很 好 的 液体 (如 乙醚 、 酒 精 ) ， 管 内 还 留 有 一 个 小 的 空间 ， 即 为 气泡 ， 玻 璃 管 
外 表面 刻 有 刻度 。 当 水 准 泡 处 于 水 平 位置 时 ， 气泡 位 于 正中 ， 即 处 于 零 位 。 当 水 准 泡 偏 
离 水 平 位 置 有 倾斜 时 ， 气 泡 移 向 高 的 一 端 ， 倾斜 角度 的 大 小 由 气泡 所 对 应 的 刻度 读 出 。 
水 准 泡 分 度 值 所 对 应 的 倾斜 角度 为 每 0.00485mm/m 对 应 1”。 
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让 -Ai 


副 水 准 泡 主体 ” 主 水 准 泡 





图 2-53 ”条 式 水 平 仪 


副 水 准 泡 隔 热 板 ”主体 上 工作 面 


V 形 工作 面 











到 2-54 ， 框 式 水 平 仪 











表 2-15 条 式 和 框 式 水 平 仪 的 技术 参数 










































































让 工作 面 长 度 / 工作 面 宽度 V 形 工作 面 夹 角 
规格 /mm 分 度 值 /( i 作 上 站 作 见 太 Ww 作 Qa 
mm 
100 100 三 30 
150 150 
三 3 

200 0. 02 ;0. 05 ;0. 10 200 120° ~140° 

250 250 
一 一 一 一 一 一 一 一 三 40 

300 300 
































(1) 读数 方法 ”水平 仪 的 读数 方法 有 直接 读数 法 和 平均 读数 法 两 种 。 
1) 直接 读数 法 。 以 气泡 两 端的 长 刻 线 作为 零 线 ， 气 泡 相 对 零 线 移动 格 数 作为 读 
数 ， 这 种 读数 方法 最 为 常用 ， 如 图 2-55 所 示 。 

















0 0 0 0 0 0 
山 上 上 | | 上 
Mi Nl wl | | jl 

0 0 0 他 0 0 

a) b) c) 
到 2-55 ”直接 读数 法 
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图 2-55a 表示 水 平 仪 处 于 水 平 位 置 ， 气泡 两 端 位 于 长 线 上 ， 读数 为 “0”; 图 2-55b 
表示 水 平 仪 逆 时 针 方 向 倾斜 ,气泡 问 右 移动 ， 图 示 位 置 读数 为 “+2”; 图 2-55c 表示 水 
平 仪 顺 时 针 方向 倾斜 ,气泡 向 左 移动 ， 图 示 位 置 读数 为 “ -3”。 

2) 平均 读数 法 。 由 于 环境 温度 变化 较 大 ， 使 气泡 变 长 或 缩短 ， 引 起 读数 误差 而 影 
响 测 量 的 准确 性 ， 可 采用 平均 读数 法 ， 以 消除 读数 误差 。 

平均 读数 法 读数 是 分 别 从 两 条 长 刻 线 起 ， 向 气泡 移动 方向 读 至 气泡 端点 止 ， 然 后 取 
这 两 个 读数 的 平均 值 作为 这 次 测量 的 读数 值 。 

如 图 2-56a 所 示 ， 由 于 环境 温度 较 高 ， 气 泡 变 长 ， 测 量 位 置 使 气泡 左 移 。 读 数 时 ， 
从 左边 长 刻 线 起 ， 向 左 读数 “ -3”; 从 右边 长 刻 线 起 ， 向 左 读数 “ -2”。 取 这 两 个 读 
数 的 平均 值 ， 作 为 这 次 测量 的 读数 值 。 即 [( -3) + ( -2)]/2 = -2.5。 






































0 0 0 0 
| 由 几 一 下 
山 L 
0 0 0 0 
a) b) 





图 2-56 平均 读数 法 


如 图 2-56b 所 示 ， 由 于 环境 温度 较 低 ， 气 泡 缩短 ， 测 量 位 置 使 气泡 右 移 ， 按 上 述 读 数 
方法 ,读数 分 别 为 “+2” 和 “+1”， 则 测量 的 读数 值 是 [ ( +2) + (+1)]/2= +1.5。 

(2) 使 用 时 的 注意 事项 

1) 框架 水 平 仪 的 两 个 V 形 测量 面 是 测量 精度 的 基准 ， 在 测量 中 不 能 与 工作 的 粗糙 
面 接触 或 摩擦 。 安 放 时 必须 小 心 轻 放 ， 避 免 因 测量 面 划 伤 而 损坏 水 平 仪 和 造成 不 应 有 的 
测量 误差 。 

2) 用 框架 水 平 仪 测量 工件 的 垂直 面 时 ， 不 能 握 住 与 副 侧 面相 对 的 部 位 ， 而 用 力 向 
工件 垂直 平面 推 压 ， 这 样 会 因 水 平 仪 的 受 力 变形 ， 影 响 测量 的 准确 性 。 正 确 的 测量 方法 
是 用 手 握 持 副 侧面 内 侧 ， 使 水 平 仪 平 稳 、 垂 直 地 (调整 气泡 位 于 中 间 位 置 ) 贴 在 工件 
的 垂直 平面 上 ， 然 后 从 纵向 读 出 气泡 移动 的 格 数 。 

3) 使 用 水 平 仪 时 ， 要 保证 水 平 仪 工作 面 和 工件 表面 的 清洁 ， 以 防止 脏 物 影响 测量 
的 准确 性 。 测 量 水 平面 时 ， 在 同一 个 测量 位 置 上 ， 应 将 水 平 仪 调 过 相反 的 方向 再 进行 测 
量 。 当 移动 水 平 仪 时 ,不 允许 水 平 仪 工 
作 面 与 工件 表面 发 生 摩 擦 ， 应 该 提起 来 
放置 ， 如 图 2-57 所 示 。 

4) 当 测 量 长 度 较 大 的 工件 时 ， 可 
将 工件 平均 分 若干 尺寸 段 ， 用 分 段 测量 
法 ， 然 后 根据 各 上 段 的 测量 读数 ， 绘 出 误 
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差 坐 标 图 ， 以 确定 其 误差 的 最 大 格 数 。 9) 昌 
例如 ， 一 台 床 身 导 轨 长 度 为 1600mm 图 2-57 ”水平仪 的 使 用 方法 
的 卧 式 车 床 ， 用 尺寸 为 200mm x 200mm、 a) 正确 b) 错误 


大 | 机 械 产 品 检验 工 (基础 知识 ”中 级 ) 

















精度 为 0.02mm/1000mm 的 框 式 水 平 仪 检验 其 直线 度 误差 。 

将 导轨 分 成 8 段 ， 使 每 段 长 度 为 水 平 仪 边框 尺寸 (200mm ) ， 分 段 测 得 水 平 仪 的 读 
数 为 ， +1、+2、+1,0、-1、0、-1、-0.5。 根 据 这 些 读数 画 出 误差 曲线 图 (图 2- 
58) 。 作 图 的 坐标 为 : 纵 轴 方向 每 一 格 表示 水 平 仪 气泡 移动 一 格 的 数值 ; 横 轴 方向 表示 
水 平 仪 的 每 段 测 量 长 度 。 作 出 曲线 后 再 将 曲线 的 首尾 (两 端点 ) 连 线 工 - 工 ， 并 经 曲线 
的 最 高 点 作 垂 直 于 水 平 轴 方 向 的 垂 线 ， 与 连 线 相交 的 那 段 距离 n»， 即 为 导轨 的 直线 度 误 
差 的 格 数 。 从 误差 曲线 图 可 以 看 到 ， 导 轨 在 全 长 范围 内 呈现 出 中 间 凸 的 状态 ， 且 凸 起 值 
最 大 在 导轨 长 度 为 600 ~ 800mm 处 。 
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图 2-58 导轨 在 垂直 平面 内 直线 度 误 差 曲线 图 
































将 水 平 仪 测量 的 偏差 格 数 换算 成 标准 的 直线 度 误差 值 的 计算 公式 为 
6=nil 

式 中 nn 和 线 的 最 高 点 作 垂 直 于 水 平 轴 方 向 的 垂 线 -5 连 车 线 相 交 的 距离 〈( 格 数 ) ; 
平 仪 的 分 度 值 ，i =0. 02mm/1000mm; 
竹 段 测量 长 度 (mm)。 

按 误差 曲线 图 代入 数值 计算 得 6 =3.5 x (0.02mm/1000mm) x200mm =0.014mm。 

3. 合 像 水 平 仪 

合 像 水 平 仪 是 具有 一 个 基 座 测量 面 ， 以 测 微 螺旋 副 相 对 基 座 测量 面 调整 水 准 器 气 
泡 ， 并 由 光学 原理 合 像 读数 的 水 准 器 式 水 平 仪 。 合 像 水 平 仪 主要 由 测 微 螺 杆 、 杠 杆 系 
统 、 水 准 泡 、 光 学 合 像 棱镜 和 具有 V 形 工作 平面 的 底座 等 组 成 ， 如 图 2-59 所 示 。 
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分 度 板 “ 济 微 螺杆 水 准 泡 、 分 度 盘 “ 平 工作 面 V 形 工作 面 





图 2-59 合 像 水 平 仪 的 结构 外 形 


水 准 泡 安 装 在 杠杆 染 的 底板 上 ， 它 的 水 平 位 置 用 微分 盘旋 钮 通过 测 微 螺杆 与 杠杆 系 
统 进行 调整 。 水 准 泡 内 的 气泡 圆 绝 ， 分 别 用 三 个 不 同方 向 位 置 的 楼 镜 反射 至 观察 窗 ， 分 
成 两 个 半 像 ， 利 用 光学 原理 把 气泡 像 复合 放大 (放大 5 倍 ) ， 提 高 读数 精度 ， 并 通过 村 
杆 机 构 提高 读数 的 灵敏 度 和 增 大 测量 范围 。 
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第 二 章 常用 计量 器 具 叫 











当 水 平 仪 处 于 水 平 位 置 时 ,气泡 4 与 重合 ， 如 图 2-60a 所 示 ; 当 水 平 仪 倾斜 时 ， 


气泡 4 与 B 不 重合 ， 如 图 2-60b 所 示 。 
4A B 4 B 
< 
是) 


a) b) 








图 2-60 气泡 位 置 

合 像 水 平 仪 主要 技术 指标 如 下 : 

1) 工作 面 长 度 166mm，YV 形 槽 角度 120。。 

2) 分 度 值 : 0. 01mm/m。 

3) 量程 范围 : 0 ~10mm/m, 0 ~20mm/m。 

4) 零 值 误差 : 合 像 水 平 仪 平 工作 面 零 值 误差 不 应 超过 1/4 分 度 值 。V 形 工 作 面 零 
值 误 差 不 应 超过 1/2 分 度 值 。 合 像 水 平 仪 横向 工作 面 倾斜 5° 时， 其 示 值 变化 不 应 超过 
1/2 分 度 值 。 

5) 示 值 误差 : 相对 于 “和 零 位 ”的 示 值 误差 ,在 全 部 测量 范围 内 不 应 超过 
0. 02mmm， 在 以 “ 零 位 ”刻度 为 起 点 的 +lmmm 范围 内 不 应 超过 0.01mm/m。 

当 测 量 工件 被 测 表面 误差 大 或 倾斜 程度 大 时 ， 使 用 框 式 水 平 仪 ， 气 泡 就 会 移 至 极限 
位 置 而 无 法 测量 ， 这 时 可 用 合 像 水 平 仪 。 读 数 时 将 水 平 仪 放 在 工件 的 被 测 表 面 上 ， 眼 睛 
看 窗口 ， 手 转动 微分 盘 ， 直 至 两 个 半 气 泡 重 合 时 进行 读数 。 先 读 出 毫米 数 ， 再 从 微分 盘 
上 读 出 刻度 数 。 

例如 ， 测量 时 ， 如 果 从 窗口 读 出 的 数值 为 1mm， 微 分 盘 上 的 刻度 数 为 16， 这 次 测 
量 的 读数 就 是 1. 16mm， 即 被 测 工件 表面 的 倾斜 度 ， 在 lm 长 度 上 高 度 差 为 1. 16mm。 


三 、 游 标 、 带 表 和 数 显 万 能 角度 尺 


游标 、 带 表 和 数 显 万 能 角度 尺 是 测量 各 种 工件 角度 的 量具 ， 是 车 间 最 常用 的 角度 量 
具 之 一 。 其 结构 外 形 如 图 2-61 所 示 。 其 测量 范围 、 分 度 值 、 最 大 允许 误差 见 表 2-16。 
表 2-16 游标 万 能 角度 尺 的 测量 范围 、 分 度 值 、 最 大 允许 误差 








































































































最 大 允许 误差 
名 称 测量 范围 分 度 值 或 分 辨 力 
2 9 30" 





I 型 游标 万 能 角度 尺 0° ~320° 

了 [型 游标 万 能 角度 尺 +2’ +57 一 
尺 
尺 

















带 表 万 能 角度 0° ~360° 
数 显 万 能 角度 
注 ， 当 使 用 附加 量 尺 测量 时 ， 其 允许 误差 在 上 述 值 基础 上 增加 +1.5'。 






































= 一 +4' 
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图 2-61 工 型 、 芝 型 游标 万 能 角度 尺 
a) 工 型 游标 万 能 角度 尺 _b) 开 型 游标 万 能 角度 尺 
1) 工 型 游标 万 能 角度 尺 读数 方法 与 游标 卡尺 相同 ， 可 以 测 0。 ~320° 任 意 角 度 ， 如 
图 2-62 所 示 。 























图 2-62 工 型 游标 万 能 角度 尺 的 应 用 


由 图 2-62 可 见 ， 直 角 尺 和 直 尺 全 装 上 时 ， 可 测量 0° ~50。 的 外 角度 ， 仅 装 上 直 尺 
时 ， 可 测量 50° ~ 140。 的 外 角度 ， 仅 装 上 直角 尺 时 ， 可 测量 140° ~ 230° 的 角度 ， 把 直角 
尺 和 直 尺 全 拆 下 时 ， 可 测量 230° ~ 320° 的 角度 ， 即 可 测量 40° ~ 130° 的 内 角度 。 

I 型 游标 万 能 角度 尺 的 尺 座 上 ， 基 本 角度 的 刻 线 只 有 0° ~ 90。， 如 果 测 量 的 零件 
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>90° ~ 180。， 被 测 角 度 = 90° + 读数 ; 





>270° ~320"， 被 测 角度 =270° + 量 角 尺 读数 。 


用 工 型 游标 万 能 角度 尺 测 量 零 件 角度 时 ， 应 使 基 尺 与 零件 角度 的 素 线 方向 一 致 ， 且 








角度 大 于 90°* ， 则 在 读数 时 ， 应 加 上 一 个 基数 (90°; 180°; 270°)。 当 零件 角度 为 . 
> 180° ~ 270°， 被 测 角 度 = 180° + 读数 ; 











零件 应 与 量 角 尺 的 两 个 测量 面 的 全 长 上 接触 良好 ， 以 免 产 生 测 量 误差 。 
2) 工 型 游标 万 能 角度 尺 和 带 表 万 


能 角度 尺 、 数 显 万 能 




















度 尺 外 形 基 本 一 


致 ， 仅 是 读数 方式 不 同 ， 数 显 万 能 角度 
尺 的 分 辨 力 为 30"。 它 们 的 测量 范围 是 


0° ~360°， 如 图 2-63 所 示 。 

















3) I 型 游标 万 能 角度 尺 使 用 时 注 





澳 


事项 ， 

















QD 使 用 前 ， 先 用 汽油 把 游标 万 能 角 
度 尺 洗 净 擦 干 ， 然 后 检查 各 部 分 相互 作 





用 是 否 灵活 可 靠 。 





@) 校对 “0” 位 时 ， 应 移动 直 尺 使 



































“0” 线 是 否 对 准 。 如 果 








图 2-63 


开 型 游标 万 能 角度 的 应 用 
之 与 基 尺 的 测量 面相 互 接触 ， 直 到 无 光 际 可 见 为 止 , 同时 观察 游标 的 “0” 线 与 主 尺 的 


“0” 位 不 对 ， 就 必须 旋 松 游标 背面 的 手 把 ， 调 整 游标 的 “0” 线 


与 主 尺 的 “0” 线 以 及 游标 末端 刻 线 与 主 尺 上 相应 刻 线 对 准 ， 然 后 打 紧 制 动 融 上 的 螺母 。 


@ 测量 时 ,放松 








做 精细 调整 ， 直 至 使 两 测量 对 



































螺母 加 以 固定 ， 即 可 进行 读数 。 








(4 用 完 后 ， 洗 净 擦 干 ， 涂 以 防 蚀 剂 ， 








四 、 直 角 尺 和 正弦 规 


1. 直角 尺 











直角 尺 是 测量 面 和 基 首 
































判 动 需 上 的 螺母 ， 移 动 主 义 座 做 粗 调整 ， 再 转动 游标 背后 的 手 把 
i 与 被 测 工件 的 工作 面 紧密 接触 为 止 。 然 后 拧紧 制动器 上 的 


装 人 盒 内 存放 。 


ij 相 互 垂 直 ， 用 于 检验 直角 、 























垂直 度 和 平行 度 误 差 的 测量 需 




















具 。 直 角 斥 主要 用 于 检验 工件 的 90" 直 角 ， 安 装 和 调 修 设备 时 ， 检 验 和 零件 或 部 件 有 关 表 





面 的 相互 垂直 度 ， 还 常用 于 钳工 划 线 。 直 角 尺 的 类 型 、 


精度 等 级 和 尺寸 规格 见 表 2-17。 


表 2-17 直角 尺 的 类 型 、 精 度 等 级 和 尺寸 规格 






























































准确 度 尺寸 /mm 
名 黎 
名 入 简 图 等 级 万 起 有 
圆 200 80 
主 315 100 
00 级 和 
直 500 125 
0 级 
9 800 160 
尺 1250 200 
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( 续 ) 
准确 度 尺寸 /mm 
名 称 简 图 等 级 万 或 
和 矩 125 80 
形 00 级、| 200 125 
直 0 级 和 | 315 200 
角 侧面 1 级 500 315 
尺 800 500 
刀 刀口 测量 面 侧面 ”侧面 
1 40 
， 00 级 和 | 外 
六 125 80 
200 125 
角 
尺 
至 测量 面 125 80 
角 200 125 
形 00 级 和 | 315 200 
直 四 侧面 侧面 0 级 | 500 315 
I\ 800 500 
尺 | _B 人 矿 基 面 1250 800 
刀口 测量 面 
四 50 32 
63 40 
80 50 
形 0 级 和 
二 1 级 100 63 
125 80 
160 100 
尺 
200 125 
98 
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( 续 ) 
简 图 准确 度 尺寸 /mm 

等 级 了 D 或 B 

50 40 

宽 刀口 测量 面 75 50 
座 100 70 
刀 侧面 150 100 
0 级 和 | 200 130 

形 1 级 250 165 
直 300 200 
角 500 300 
尺 750 400 
1000 550 

侧面 

侧面 50 40 

75 50 

平 100 70 
加 0 级 、 150 100 
形 1 级 和 200 130 
直 a) 平面 形 直角 尺 250 165 

2 级 

角 300 200 
尺 500 300 
750 400 

1000 550 

63 40 

80 50 

100 63 

125 80 

侧面 160 100 

宽 200 125 
座 0 级 、| 250 160 
直 1 级 和 | 315 200 
角 2 级 400 250 
尺 500 315 
630 400 

800 500 

1000 630 

1250 800 

1600 1000 

在 选用 直角 尺 时 应 该 注意 : 





1) 00 级 直角 尺 作 为 检验 基准 ， 应 在 0 级 平板 上 使 用 ， 应 保存 在 恒温 计量 室内 ; 0 
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级 直角 尺 用 于 精密 检验 ， 应 在 0 级 平板 上 使 用 ; 1 级 直角 尺 用 于 一 般 精 度 的 检验 ,在 1 
级 平板 上 使 用 ; 2 级 直角 尺 用 于 划 线 。 

2) 如 果 被 检验 表面 是 平面 ， 可 选用 刀口 形 直 角 尺 或 圆柱 直角 尺 、 刀 口 矩 形 直角 尺 
去 检验 ， 如 果 被 检验 面 是 圆柱 和 圆 弧 面 ， 则 选用 测量 面 是 平面 的 直角 尺 去 检验 。 

3) 使 用 前 ， 应 仔细 检查 直角 尺 各 工作 面 和 边缘 是 否 被 碰 伤 ， 将 工作 面 和 被 测 表面 
擦洗 干净 。 

4) 测量 时 ， 应 注意 检查 直角 尺 安放 位 置 不 要 和 在 斜 。 

5) 如 果 直 角 尺 检测 时 能 配合 其 他 量具 读数 ， 则 尽 可 能 将 直角 尺 翻转 180。 再 测 一 
次 ， 取 前 后 两 次 读数 的 算术 平均 值 作为 结果 。 这 样 可 消除 直角 尺 本 身 的 偏差 。 
6) 使 用 和 存放 时 ， 应 注意 防止 长 工作 边 弯曲 变形 。 
2. 正弦 规 

正 弱 规 是 根据 正 弱 函 数 原理 ， 利 用 量 块 的 组 合 尺 寸 ， 以 间接 方法 测量 角度 的 测量 器 
。 正 弱 规 用 以 在 水 平方 向 按 微 差 比较 方式 测量 工件 角度 和 内 、 外 锥 体 的 一 种 精密 量 
， 其 精度 有 0 级 、1 级 两 种 。 

正 艾 规 按 工 作 面 的 宽窄 分 为 宽 型 (图 2-64a) 和 窜 型 (图 2-64b) 两 种 形式 。 由 图 
可 见 ， 正弦 规 主要 由 带 有 精密 工作 平面 的 主体 和 两 个 精密 圆柱 组 成 ， 四 周 可 以 装 有 挡 板 
(使 用 时 只 装 互相 垂直 的 两 块 ) ， 测 量 时 作为 放置 零件 的 定位 板 。 
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图 2-64 正 弱 规 
a) 宽 型 b) 罕 型 c) 宽 型 与 窗 型 对 比 图 


正弦 规 两 个 精密 圆柱 中 心 距 的 精度 很 高 ， 同 时 ， 主 体 上 工作 平面 的 平 直 度 ， 以 及 它 
与 两 个 圆柱 之 间 的 相互 位 置 精 度 都 很 高 ， 因 此 正弦 规 可 以 用 于 精密 测量 ， 也 可 作为 机 床 
上 加 工 带 角度 零件 的 精密 定位 用 。 利 用 正弦 规 测量 角度 和 锥 度 时 ， 测 量 精 度 可 达 + 上 3” ~ 
+1”, 但 只 适宜 测量 小 于 40° 的 角度 。 

在 生产 车 间 的 平台 测量 中 ， 还 用 正弦 规 配合 量 
块 、 标 准 棒 、 钢 球 等 工具 和 量具 ,测量 各 种 尺寸 和 几 
何 误差 。 例 如 使 用 正弦 规 测量 锥 体 的 锥 角 2a， 如 图 
2-65 所 示 。 

测量 时 ， 先 把 正弦 规 放 在 精密 平台 上 ， 被 测 锥 体 
放 在 正弦 规 的 工作 平面 上 ， 被 测 锥 体 的 前 端面 平 靠 在 
正弦 规 的 挡 板 上 ， 在 正弦 规 的 一 个 圆柱 下 面 垫 入 量 
块 ， 用 指示 表 检 查 锥 体 全 长 的 高 度 ， 调 整 量 块 尺寸 ， 图 2-65 正弦 规 的 应 用 
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使 指示 表 在 锥 体 全 长 上 的 读数 相同 。 此 时 ， 就 可 应 用 直角 三 角形 的 正弦 公式 ， 算 出 零件 





的 角度 。 即 
sin2a = H/L 





式 中 如 一 一 量 块 的 高 度 (mm ) ; 
[一 一 正弦 规 两 圆柱 中 心 距 (mm)。 














正弦 规 属 精密 量具 ， 使 用 前 要 清洗 干净， 不 准 用 正弦 规 测量 表面 粗糙 的 零件 ， 一 般 
被 测 件 表 面 粗 糙 度 Ra 值 应 小 于 或 等 于 1.6num， 被 测 表面 不 应 有 毛刺 、 研 磨 剂 、 灰 导 等 
脏 污 ;不 带 磁性 。 使 用 时 ， 不 准 在 平板 上 来 回 拖 动 。 使 用 完毕 后 要 清洗 涂 油 ， 放 入 








盒 中 5 


五 、 平 直 量 具 



































平 直 量 具 是 检测 各 种 零件 的 直线 度 和 平面 度 的 量具 。 在 机 械 制 造 中 常用 的 平 直 量具 
有 平面 平 晶 、 刀 口 形 直 尺 、 平 尺 、 平 板 等 ， 这 里 主要 介绍 刀口 形 直 尺 和 平板 。 
































1. 刀口 形 直 尺 












































刃 口 形 直 尺 是 测量 面 嘿 刃 口 状 ， 用 于 测量 工件 平面 形状 误差 的 测量 器 具 。 刀 口 形 直 











尺 的 类 型 及 尺寸 规格 见 表 2-18。 








表 2-18 刀口 形 直 尺 的 类 型 和 尺寸 规格 










































































测量 面 长 | 高 度 | 宽度 
型 ] 
式 吕 图 度 L/mm | H/mm | B/mm 
75 22 6 
绝热 护 板 125 27 6 
一 一 | 20 | 30 | 3 
“Bag 全 >、 300 40 8 
河 | 旺 - B 
SS 二 调 量 面 400 45 8 
500 50 10 
测量 面 
宇 = A 200 一 26 
楼 上 300 一 30 
尺 500 E 40 
测量 面 
楼 也 2 300 = 25 
尺 500 过 35 
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刀口 形 直 尺 主要 用 光 隙 法 和 痕迹 法 (又 称 涂 色 法 ) 检 
验 精密 平面 的 直线 度 和 平面 度 ， 如 图 2-66 所 示 ， 将 刀口 形 
直 尺 与 被 测 表面 接触 ， 调 整 最 大 光 际 为 最 小 ， 与 标准 光 阶 
比较 确定 被 测 表 面 直线 度 。 当 被 测 表面 直线 度 公差 较 大 时 ， 









































图 2-66 刀口 形 直 尺 的 














也 可 用 塞 尺 来 测量 。 

使 用 时 的 注意 事项 如 下 : 应 用 

1) 测量 前 ， 应 检查 刀口 形 直 尺 的 测量 面 不 得 有 划 痕 、 碰 伤 、 锈 蚀 等 缺 隐 ， 表 面 应 
清 青 洁 光亮 。 


2) 使 用 刀口 形 直 尺 时 ， 手 应 握 绝 热 板 ， 避 免 温 度 影 响 和 产生 锈蚀 。 

3) 三 棱 尺 使 用 其 棱 边 。 在 测量 工件 直线 度 时 ， 刀 口 尺 一 般 可 代替 三 棱 尺 。 

4) 使 用 时 ， 不 得 碰撞 ， 应 确保 其 棱 边 的 完整 性 ， 否 则 将 影响 测量 精度 。 

5) 使 用 后 ， 不 得 与 其 他 工件 堆放 在 一 起 ， 应 单独 存放 或 放 人 专用 盒 内 保存 。 

2. 平板 

平板 是 检测 和 划 线 时 作为 基准 平面 使 用 的 计量 器 具 ， 广泛 用 于 生产 车 间 和 计量 室 。 
平板 按 制造 材料 分 为 铸铁 平板 和 岩石 平板 两 种 ; 根据 工作 面 的 形状 分 为 长 方形 、 正 方形 
工作 面 平 板 。 和 铸铁 平板 的 结构 一 般 制 成 箱 体 式 或 筋 板式 的 ， 如 图 2-67a 所 示 ; 岩石 平板 
是 块 状 实体 式 的 ， 如 图 2-67b 所 示 。 铸 铁 平板 经 压 砂 后 还 可 作为 研磨 工具 使 用 。 






















































































图 2-67 平板 






























































1 一 棱角 “2 一 支承 角 3 一 框架 和 筋 条 ”4 一 上 端面 (工作 面 ) 5 一 侧面 或 端面 6 一 倒 角 


平板 按 准确 度 等 级 分 为 0 级 、1 级 、2 级 和 3 级 ,平板 任意 230mm x250mm。 局 部 
工作 面 的 平面 度 误差 不 应 大 于 以 下 规定 : 0 级 平板 为 3. 5pm; 1 级 平板 为 7um; 2 级 
板 为 13hm; 3 级 平板 为 30pm。 

除 3 级 平板 用 于 划 线 外 ， 其 余 各 级 均 供 检验 使 用 。 平 板 的 规格 、 工 作 面 平面 度 见 表 
2-19。 

平板 使 用 时 的 注意 事项 如 下 : 

1) 平板 宜 安 置 在 恒温 和 湿度 受 控 的 空调 房间 内 ， 而 其 宜 避 人 免 阳 光 直 射 或 通风 ; 尤 
其 重要 的 是 不 宜 有 铅 垂 方向 的 温差 或 温度 梯度 ， 导 致 平板 工作 面 与 底面 具有 不 同 的 
温度 。 



































ml 
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表 2-19 平板 的 规格 、 工 作 面 平面 度 

规格 /mm 工作 面 平 面 度 /hm 

长 方形 0 级 1 级 2 级 3 级 
160 x 100 3 6 12 25 
250 x 160 3.5 7 14 27 
400 x250 4 8 16 32 
630 x400 5 10 20 39 
1000 x630 6 12 24 49 
1600 x 1000 8 16 33 66 
2000 x 1000 9.5 19 38 75 
2500 x 1600 11.5 23 46 92 
4000 x2500 17.5 35 70 140 

方形 0 级 1 级 2 级 3 级 
160 x 160 3 6 12 25 
250 x250 3.5 了 15 30 
400 x400 4.5 9 17 34 
630 x 630 5 10 21 42 
1000 x 1000 7 14 28 56 
1600 x 1600 9.5 19 38 75 
注 : 铸铁 平板 没有 4000 x2500、160 x 160 、1600 x 1600 这 三 个 尺寸 规格 。 
注 : 当 周 围 温 度 恢复 均匀 时 ， 由 于 铸铁 平板 框架 和 筋 条 的 格 形 结构 ， 较 薄 的 平板 工作 面 及 其 
导热 性 都 有 助 于 使 铸铁 平板 迅速 适应 外 界 环境 。 
2) 平板 宜 牢固 地 文 承 和 调 平 。 文 撑 脚 宜 位 于 稳固 的 基础 上 。 
3) 由 于 表面 局 部 的 不 平 ， 平 板 不 允许 点 接触 〈 使 用 ) 。 接 触 宜 通过 起 媒介 作用 的 
精密 量 块 ， 其 厚度 最 好 不 超过 10mm， 或 具有 相同 精度 的 垫 块 。 

4) 平板 宜 使 用 整个 有 效 面 积 ， 而 不 宜 总 是 集中 在 一 个 面积 内 使 用 。 





5) 因 平板 是 基准 面 应 避免 损坏 ， 而 应 经 常 把 工作 面 的 灰尘 或 其 他 颗粒 控 洗 干净 ; 
块 擦 拭 布 在 平板 上 以 放置 小 工件 或 量 块 。 


进行 测量 时 ， 应 铺 一 


6) 铸铁 平板 最 忌 工 作 面 锈蚀 和 人 胡 
7) 岩石 平板 是 用 天 然 的 石 质 材 料 制 成 的 精密 基准 涡 
具 、 机 械 制 件 的 检验 ， 都 是 理想 的 基准 面 。 



































损 ， 








如 有 锈 点 要 及 时 清除 。 


I 量 工具 ， 





























对 仪器 仪表 、 精 密 工 
特别 是 用 于 高 精度 的 测量 方面 。 岩 石 平 板 的 


保养 比较 简单 ， 不 会 生 锈 ， 且 表面 光洁 耐 磨 ， 热 变形 和 力 变形 都 比较 小 ， 但 环境 湿度 过 
高 则 易 变 形 。 

六 、 表 面 粗糙 度量 具 

表面 粗糙 度 是 由 较 小 间距 和 峰 谷 所 组 成 的 微观 几何 形状 特性 。 生 产 车 间 一 般 采 用 表 
面 粗糙 度 比较 样 块 ( 以 下 简称 样 块 ) 用 比较 法 评定 工件 加 工 后 的 表面 粗糙 度 。 

样 块 表面 有 具体 的 表面 粗糙 度 参 数值 一 一 Ra 或 尺 值 ， 样 块 比较 法 是 赁 触觉 (如 用 指 


甲 刮 测 表面 ) 或 视觉 (也 可 借助 放大 镜 或 比较 显微镜 ) 将 被 测 


























表面 和 样 块 进行 比较 ， 来 


判断 被 测 表面 粗糙 度 是 否 合格 的 方法 。 虽 不 能 得 出 具体 表面 粗糙 度 的 参数 ， 但 由 于 它 简 单 


方便 、 


效率 高 ， 对 中 、 低 精度 的 工件 表面 粗糙 度 能 














出 可 靠 的 判断 ， 故 在 生产 应 用 广泛 。 
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为 了 使 评定 时 判断 准确 ， 样 块 和 被 评定 的 表面 应 具 
有 相同 的 材料 、 相 同 的 加 工 方法 ， 相 同 或 相近 的 表面 物 
理 特性 (如 表面 加 工 纹理 、 色 泽 、 形 状 等 )。 样 块 可 用 不 
同 的 方法 加 工 ， 以 适应 不 同方 法 加 工 的 表面 检验 。 样 块 苹 
的 外 形 如 图 2-68 所 示 。 图 2-68 样 块 的 外 形 

常用 的 样 块 有 铸造 表面 粗糙 度 比 较 样 块 ， 麻 、 车 、 键 、 铣 、 插 及 刨 加 工 表面 粗糙 度 
比较 样 块 ， 电 火花 、 抛 〈 喷 ) 丸 、 喷 砂 、 研 磨 、 钼 、 抛 光 加 工 表面 粗糙 度 比 较 样 块 。 







































































































































































这 些 表 面 租 糙 度 比 较 样 块 的 参数 公称 值 见 表 2-20 ~ 表 2-23。 
表 2-20 铸造 表面 粗糙 度 比较 样 块 的 Ra 值 和 Rz 值 
铸造 类 型 砂 型 类 金属 型 类 
合金 种 类 钢 铁 铜 | 铝 | 镁 | 和 锐 铀 馈 镁 | 馈 
铸造 方法 | 砂 型 过 型 | 熔 模 | 砂 型 这 型 | 砂 型 砂 型 | 砂 型 | 砂 型 | | 压力 | 喜 | 压力 | 压力 | 压力 
0.2 V Vv 
0.4 V V V 
0.8 V V V V V 
1.6 V | YV V V | V V V V 
Re :2 V V V V V V 
6.3 V V V V V V V V V 
12.5| VY V V V V V V V V V V V V V V 
25 | YYV V V V V V V V V V V V V 
50 | V V V V V V V V V V 
100 | V V V V V V V 
Re 800 | V V V V V V 
1600| V 
注 :“V ”表示 可 达到 的 表面 粗粮 度 ;“ VV” 表 示 采 取 特 殊 措施 方 能 达到 的 表面 粗糙 度 。 














表 2-21 磨 、 车 、 铠 、 铣 、 插 及 人 刨 加 工 表 面 粗糙 度 比 较 样 块 的 分 类 






























































及 对 应 的 表面 粗糙 度 参 数 (单位 : pm) 
样 块 加 工 方法 磨 车 \ 锐 钳 插 、 蚀 
0. 025 
0. 05 
0.1 
0.2 
表面 粗糙 度 参数 0.4 0.4 0.4 
Ra 0.8 0.8 0.8 0.8 
公称 值 1.6 1.6 1.6 1.6 
3.2 3.2 3.2 3.2 
6.3 6.3 6.3 
12.5 12.5 12.5 
25 
注 : 1. 表 中 的 表面 粗糙 度 参 数 Ra 公称 值 系 选 自 GBAT 1031 一 2009 中 的 表 1; 如 需 提 供 中 间 数 值 的 样 块 ， 
其 中 间 数 值 则 应 从 GBAT 1031 一 2009 附录 A 中 的 表 A. 1 中 选择 。 
2. 表 中 表面 粗糙 度 参数 Ra 值 较 小 (如 0.025pm、0.05pm 和 0. 1pm 的 样 块 主要 适用 于 为 设计 人 员 提 















































供 较 小 表面 粗糙 度 差异 的 概念 。 
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表 2-22 电 火 花 、 研 磨 、 外 和 抛光 表面 比较 样 块 的 分 类 及 表面 粗糙 度 参 数 



























































(单位 : km) 
Se 研磨 抛光 铀 电 火 花 
比较 样 块 的 分 类 您 届 或 下 人 局 
0.012 0.012 
0. 025 0. 025 一 
0. 05 0. 05 过 
0.1 0.1 一 
表面 粗糙 度 参 数 = 0.2 = 
Ra 0.4 = 0.4 
公称 值 = 一 0.8 0.8 
一 1.6 1.6 
一 一 3.2 3.2 
一 一 6.3 6.3 
一 一 一 12.5 














表 2-23 抛 ( 喷 ) 丸 、 喷 砂 表面 比较 样 块 的 分 类 及 表面 粗糙 度 参 数 









































(单位 : pm) 
距 ) : 交 样 块 的 分 类 喷 砂 较 样 块 的 分 类 
表面 粗糙 度 参 数 抛 ( 喷 ) 丸 表面 比较 样 块 的 分 足 砂 表面 比较 样 块 的 分 类 ee 
Ra 公称 值 钢铁 铜 铝 . 镁 、 锌 钢 . 铁 铀 铝 . 镁 、 锌 加 
0.2 
交 站 六 一 - 3 
0.4 
0.8 
1.6 
3.2 
， 98% 
6.3 ※ ※ ※ 
※ ※ ※ 
12.5 
25 
50 
100 = es ss 
注 : 1. “ 玄 ” 表 示 采 取 特 殊 措 施 方 能 达到 的 表面 粗糙 度 。 
2. “※” 表 示 采 取 一 般 工艺 措施 可 以 达到 的 表面 粗 烽 度 。 














用 样 块 按 触觉 法 检验 工件 表面 ， 是 指 | 





























手指 加 以 适当 速度 分 别 沿 样 块 和 工件 表面 划 











过 时 ， 赁 主观 触觉 比较 评估 工件 的 表面 粗糙 度 。 触 觉 法 可 评估 Ra 值 为 1 ~ 10pm， 评 定 
1~5pm 的 Ra 值 ， 评 估 者 应 有 一 定 的 经 验 。 

用 样 块 按 视觉 法 检验 工件 表面 ， 最 简单 的 方法 是 将 样 块 被 检 表 面 放 在 一 起 ， 在 相同 
的 照明 条 件 下 ， 用 人 了 眼 直接 观察 评定 。 这 种 方法 的 评定 范围 是 Ra 值 为 2~60pm， 对 Ra 
值 为 0.4~1.6pm 的 表面 ， 可 用 5 们 或 10 倍 的 放大 镜 进 行 目测 评估 ; 对 Ra 值 为 0.1 ~ 






































0.4km 的 表面 ， 可 用 比较 显微镜 





























目测 评估 ;对 Ra 值 小 于 0. 1pm 的 表面 ， 不 宜 用 样 块 检 


验 。 要 注意 评估 表面 粗糙 度 是 根据 表面 加 工 痕迹 的 深浅 ， 而 不 考虑 加 工 痕迹 的 宽 罕 











程度 。 
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全 命令 第 七 节 通用 复杂 量具 的 维护 保养 





正确 地 使 用 精密 量具 是 保证 产品 质量 的 重要 条 件 之 一 。 要 保持 量具 的 精度 和 其 工作 
的 可 靠 性 ， 除 了 在 使 用 中 要 按照 合理 的 使 用 方法 进行 操作 以 外 ， 还 必须 做 好 量具 的 维护 
和 保养 工作 。 

1) 在 机 床上 测量 零件 时 ， 要 等 零件 完全 停 稳 后 进行 ， 否 则 不 但 使 量具 的 测量 面 过 
早 磨 损 而 失去 精度 ， 还 会 造成 事故 。 尤 其 是 车 工 使 用 外 卡 时 ,不 要 以 为 卡 钳 简单 ， 磨 损 
一 点 无 所 谓 ， 要 注意 和 铸件 内 常 有 气孔 和 缩 孔 ， 一旦 钳 脚 落 入 气孔 内 ， 可 把 操作 者 的 手 也 
拉 进 去 ， 造 成 严重 事故 。 

2) 测量 前 应 把 量具 的 测量 面 和 零件 的 被 测量 表面 都 要 擦 干净 ， 以 免 因 有 脏 物 存 
在 而 影响 测量 精度 。 用 精密 量具 如 游标 卡尺 、 千 分 尺 和 指示 表 等 去 测量 锻 和 铸件 毛坯 ， 
或 带 有 研磨 剂 (如 金刚 砂 等 ) 的 表面 是 错误 的 ， 这样 易 使 测量 面 很 快 磨损 而 失去 
精度 。 

3) 量具 在 使 用 过 程 中 ， 不 要 和 工具 、 刀 具 如 刍 刀 、 锤 子 、 车 刀 和 钻头 等 堆放 在 一 
起 ， 以 免 碰 伤 量具 。 也 不 要 随便 放 在 机 床上 ， 以免 因 机 床 振动 而 使 量具 掉 下 来 损坏 。 尤 
其 是 游标 卡尺 等 ， 应 平 放 在 专用 盒子 里 ， 以 免 使 尺 身 变形 。 

4) 量具 是 测量 工具 ， 绝 对 不 能 作为 其 他 工具 的 代用 品 。 例 如 ， 拿 游标 卡尺 划 线 ， 
拿 百 分 表 当 锤子 ， 拿 金属 直 尺 当 螺 钉 旋 具 ， 以 及 用 金属 直 尺 清理 切 悄 等 都 是 错误 的 。 更 
不 能 把 量具 当 玩 具 ， 例 如 把 千分尺 等 拿 在 手中 任意 挥动 或 摇 转 等 也 是 错误 的 ， 都 是 易 使 
量具 失去 精度 的 。 

5) 温度 对 测量 结果 影响 很 大 ， 零 件 的 精密 测量 一 定 要 使 零件 和 量具 都 在 20% 的 情 
况 下 进行 测量 。 一 般 可 在 室温 下 进行 测量 ， 但 必须 使 工件 与 量具 的 温度 一 致 ， 和 否则 ， 由 
于 金属 材料 热 胀 冷 缩 的 特性 ， 会 使 测量 结果 不 准确 。 
温度 对 量具 精度 的 影响 也 很 大 ， 量 具 不 应 放 在 阳光 下 或 床 头 箱 上 ， 因 为 量具 温度 升 
高 后 ， 也 量 不 出 正确 尺寸 。 更 不 要 把 精密 量具 放 在 热源 (如 电炉 、 热 交换 器 等 ) 附近 ， 
以 免 使 量具 受热 变形 而 失去 精度 。 

6) 不 要 把 精密 量具 放 在 磁场 附近 ， 例 如 磨床 的 磁性 工作 台 上 ， 以 免 使 量具 感 磁 。 

7) 发 现 精密 量具 有 不 正常 现象 时 ， 如 量具 表面 不 平 、 有 毛刺 、 有 锈 斑 以 及 刻度 不 
准 、 尺 身 弯 曲 变形 、 活 动 不 灵 活 等 ， 使 用 者 不 应 当 自 行 拆 修 ， 更 不 允许 自行 用 锤子 敲 、 
刍 刀 刍 、 砂 布 打 光 等 办 法 修理 ， 这 样 反 而 会 增 大 量具 误差 。 发 现 上 述 情况 后 ,使 用 者 应 
当主 动 送 计 量 部 门 检修 ， 并 经 检定 量具 精度 后 再 继续 使 用 。 

8) 量具 使 用 后 ， 应 及 时 擦 干净 ， 除 不 锈 钢 量 具 或 有 保护 镀层 者 外 ,金属 表面 应 涂 
上 一 层 防 锈 油 ， 放 在 专用 的 盒子 里 ， 保 存在 干燥 的 地 方 ， 以 免 生 锈 。 

9) 精密 量具 应 实行 定期 检定 和 保养 ， 长 期 使 用 的 精密 量具 ， 要 定期 送 计量 部 门 进 
行 保养 和 检定 精度 ， 以 免 因 量具 的 示 值 误差 超 差 而 造成 产品 质量 事故 。 
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复习 思考 题 





. 游标 类 量具 的 测量 读数 原理 是 什么 ? 
. 微分 类 量具 的 测量 读数 原理 是 什么 ? 
. 指示 式 量 具有 几 种 分 度 值 ? 它们 是 如 何 读数 的 ? 
. 使 用 游标 卡尺 时 的 注意 事项 有 哪些 ? 
. 外 径 千 分 尺 使 用 时 应 该 注意 些 什么 ? 
. 如 何 使 用 百 分 表 进 行 相 对 测量 ? 
绝对 测量 和 相对 测量 哪 种 测量 精度 高 ? 为 什么 ? 
杠杆 百 分 表 使 用 注意 事项 有 哪些 ? 
量 块 的 分 级 和 分 等 有 何 区 别 ? 
10. 简 述 选择 量 块 组 合 的 原则 是 什么 ? 
11. 内 径 指示 表 主 要 适合 于 哪 一 类 零件 孔径 的 测量 ? 
12. 用 调整 好 的 内 径 百 分 表 测 量 某 一 孔径 时 ， 大 指针 差 一 个 “ 格 ” 到 百 分 表 的 零 刻 线 ， 此 时 
被 测 孔径 的 尺寸 比 标 准 尺寸 大 还 是 小 ?偏差 值 应 记 为 多 少 ? 
13. 框 式 水 平 仪 属于 哪 种 量 仪 ”其 分 度 值 0. 02mm/m 的 含义 是 什么 ? 
14. 简 述 游标 万 能 角度 尺 的 测量 范围 及 组 合 方式 ， 并 画 出 简 图 。 
15. 直角 尺 有 哪些 类 型 ? 有 哪 几 级 精度 等 级 ? 
16. 正弦 规 有 几 类 ?如 何 测量 锥 角 
17. 平板 的 类 型 和 等 级 有 哪些 ? 
18. 表面 粗糙 度 比 较 样 块 如 何 使 用 ? 
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轴 套 类 零件 的 检验 


培训 目标 : 了 解 轴 套 类 零件 的 类 别 和 功能 ; 熟悉 曲轴 零件 图 ， 明 确 检 测 项 目 ; 熟练 
掌握 不 同 精度 轴 径 、 孔 径 、 检 测 的 基础 知识 ; 掌握 不 同 轴 套 类 零件 的 结构 特点 和 检测 项 
目 并 选择 合理 的 检测 方案 ; 掌握 偏心 轴 和 偏心 套 的 偏心 距 的 检测 原理 ; 熟悉 曲轴 主轴 颈 
和 曲轴 颈 轴 径 圆 度 和 圆柱 度 误差 的 检测 方法 ; 了 解 轴 套 类 零件 几何 误差 的 检测 方法 ; 熟 
悉 轴 类 零件 轴线 平行 度 、 垂 直 度 、 圆 跳动 误差 的 检测 方法 ; 掌握 套 类 零件 同 轴 度 误差 的 
检测 方法 ， 能 够 选择 合适 的 检测 仪器 ， 并 熟练 实施 检测 及 判断 。 

一 般 把 横 截 面 形 状 为 圆 形 、 长 度 大 于 直径 三 倍 以 上 的 杆 件 称 为 轴 类 零件 。 轴 类 零件 
是 五 金 配 件 中 经 常 遇 到 的 典型 零件 之 一 ， 它 主要 用 来 支承 传动 零 部 件 ， 传 递 运动 和 动 
力 ， 即 传递 转 和 矩 和 承受 载荷 。 

通常 情况 下 把 外 表面 和 内 表面 具有 圆柱 形 的 特点 ， 且 壁 厚 均匀 ， 长 度 尺寸 大 于 外 径 
尺寸 ， 内 和 孔 贯通 的 圆柱 简 形 件 称 为 套 类 零件 ; 在 工作 时 应 有 工件 与 内 孔 配 合 。 套 类 零件 
的 功能 主要 是 定位 、 导 疝 、 文 承 、 传 动 和 连接 。 

轴 套 类 零件 的 主体 多 为 几 段 直径 不 同 、 长 度 大 于 直径 的 回转 体 。 
















































































命令 兮 第 一 节 轴 类 零件 的 检验 


1. 分 类 及 功能 

按 轴 类 零件 结构 形式 不 同 ， 一 般 可 分 为 光 轴 、 阶 梯 轴 和 异形 轴 三 类 ， 或 分 为 实心 
轴 、 空 心 轴 等 。 轴 的 长 径 比 小 于 5 的 称 为 短 轴 ， 对 于 不 同 的 工种 有 不 同 的 说 法 ， 也 是 根 
据 加 工 设备 和 方法 的 不 同 定义 的 ， 对 车 削 加 工 而 言 ， 长 径 比 大 于 20 ~25 的 称 为 细 长 轴 ; 
而 在 磨 削 加 工 中 ， 长 径 比 大 于 10 的 就 称 为 细 长 轴 ; 大 多 数 轴 介 于 两 者 之 间 ; 根据 结构 
形状 的 不 同 ， 轴 类 零件 可 分 为 光 轴 、 阶 梯 轴 、 空 心 轴 和 曲轴 等 。 

它们 在 机 器 中 用 来 支承 齿轮 、 带 轮 等 传动 零件 ， 以 传递 转 矩 或 运动 。 

2. 结构 与 特点 

轴 类 零件 是 回转 体 零件 ， 其 长 度 大 于 直径 ， 一 般 由 同心 轴 的 外 圆柱 面 、 圆 锥 面 、 内 
孔 和 螺纹 及 相应 的 端面 组 成 。 

由 于 组 成 零件 的 回转 体 都 处 在 同一 回转 轴线 上 ， 而 且 可 以 由 圆锥 体 、 圆 柱 体 、 球 等 
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形体 同 轴 组 合 而 成 。 
轴 类 零件 外 圆 上 常 制 有 倒 角 、 圆 角 、 退 刀 柳 、 越 程 模 、 螺 纹 、 花 键 、 键 权 、 同 锥 、 
中 心 孔 等 结构 ， 如 图 3-1 所 示 。 


螺纹 销 孔 退 刀 模 锥 度 ” 圆 角 花 键 ” 越 程 槽 键 槽 倒 角 























3. 检测 特点 

由 于 组 成 轴 类 零件 都 是 回转 体 类 零件 ， 其 尺寸 检测 主要 是 直径 尺寸 的 检测 ， 所 使 用 
的 测量 右 具 主要 是 外 径 干 分 信和 游标 卡尺 ; 轴 类 零件 的 轴 向 尺寸 一 般 精度 要 求 不 高 ， 其 
检测 器 具 一 般 为 金属 直 尺 ; 当 轴 向 尺寸 的 精度 等 级 要 求 较 高 时 可 用 加 长 游标 卡尺 或 设计 
制造 的 专用 测 长 量具 ， 有 条 件 的 可 用 机 床上 安装 的 光栅 数 显 齿 进行 检测 ; 轴 类 零件 的 几 
何 公差 检测 项 目 多 为 径 向 圆 跳动 ， 在 装 轴承 的 轴 径 部 位 一 般 还 有 圆柱 度 、 同 轴 度 等 精度 
要 求 。 


一 、 光 轴 和 销 轴 的 检验 


1. 光 轴 的 检验 
图 3-2 所 示 为 光 轴 零件 图 和 实物 图 。 
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技术 要 求 
材料 45, 热处理 调 质 220~250HBW 


图 3-2” 光 轴 零件 图 和 实物 图 
通常 情况 下 ， 光 轴 的 形状 要 求 只 有 直径 、 中 心 孔 、 倒 角 和 长 度 尺寸 要 求 ;， 外观 大 都 





























有 表面 粗糙 度 要 求 ; 几何 公差 一 般 是 圆 跳动 要 求 ， 许 多 情况 下 无 几何 公差 要 求 。 所 以 检 
测 相 对 简单 一 些 。 

(1) 零件 图 分 析 

1) 尺寸 精度 : 直径 尺寸 为 $40 。 


=-0.016 











mm， 可 以 用 分 度 值 为 0. 001mm 的 数 显 外 径 千 分 
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二 机 械 产品 检验 工 〈 基 础 知识 “中 级 ) 





尺 测 量 ， 总 长 度 200mm 查 公差 等 级 精密 级 得 到 偏差 为 +0.2mm， 可 以 用 游标 卡尺 测量 。 

2) 几何 精度 : 光 轴 外 圆 面 对 两 端 中 心 孔 公共 轴线 的 圆 跳 动 公差 要 求 为 0. 005mm。 

3) 表面 粗糙 度 : 光 轴 外 圆 表面 粗糙 度 要 求 为 Ra0. 4pm， 两 端 中 心 孔 圆锥 面 的 表面 
粗糙 度 要 求 为 Ra0. 8pm。 

(2) 量具 和 辅 具 

1) 量具 : 25 ~50mm 数 显 外 径 千 分 尺 ， 千 分 表 ， 表 面 粗糙 度 比较 样 块 (车 工 )。 

2) 辅 具 : 带 前 后 顶尖 支架 的 检验 平台 ,磁性 表 座 。 

(3) 零件 检测 

1) 尺寸 精度 直径 尺寸 $40 ©, mm 可 以 
用 外 径 千 分 义 测 量 。 

在 单 件 、 小 批 生产 中 ， 外 圆 直 径 一 般 用 外 
径 千 分 义 测量 ， 用 外 径 千 分 尺 测量 工件 的 方法 
如 图 3-3 所 示 。 测 量 时 ， 将 工件 通过 两 端的 中 心 
孔 支 撑 在 检验 平台 上 的 前 后 顶尖 上 ， 用 千分尺 
从 不 同 轴 向 长 度 位 置 (200mm 长 度 上 可 以 平均 
分 5 个 位 置 测量 测量， 每 个 位 置 采用 十 字 测 。。。 册 3 3 二 特色 的 检测 
量 或 米 字 测量 ， 总 之 每 个 位 置 在 不 同 的 直径 方 
向 进行 测量 (此 测量 过 程 可 以 把 光 轴 平 放 在 检验 平板 上 ， 通 过 滚动 轴 来 改变 测量 的 直 
径 方向 ， 从 而 进行 上 述 测量 ) ; 当 所 有 测量 值 均 不 超过 图 样 规定 的 极限 尺寸 要 求 时 ， 可 

















































































































判定 工件 该 尺寸 合格 。 
在 大 批量 生产 中 ， 常 用 极限 卡 规 测量 外 圆 直径 尺寸 ， 用 卡 规 检测 外 圆 直径 如 图 3-4 
所 示 。 





图 3-4 用 卡 规 检 测 外 圆 直径 








用 卡 规 的 通 端 检 测 时 ， 使 被 测 光 轴 水 平 放置 ， 应 尽 可 能 地 使 卡 规 从 轴 的 上 方 〈 垂 
直 与 轴线 方向 ) 放 入 ， 用 手 拿 住 卡 规 ， 使 其 垂直 于 被 测 光 轴 的 轴线 ， 手 不 要 用 力 ， 靠 
卡 规 本 身 的 重力 从 轴 的 外 圆 上 滑 过 去 如 图 3-4 所 示 。 对 于 公称 尺寸 大 于 100mm 的 卡 规 ， 
其 自重 较 大 ， 为 了 防止 测量 力 过 大 影响 检测 的 准确 性 〈 止 端 在 较 大 的 重力 下 可 能 止 不 
住 ) ， 还 应 通过 手 向 上 提 等 方法 减少 重力 的 影响 。 若 从 光 轴 的 侧面 (水平 方向) 放 入 卡 
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规 ， 则 要 掌握 好 推进 卡 规 的 力量 ， 要 轻 轻 地 推 人 ; 切忌 用 力 过 猛 和 用 力 过 大 ， 防 止 卡 规 
两 个 工作 面 受 较 大 的 力 而 变形 ， 使 止 规 的 尺寸 变 大 而 起 不 到 控制 超出 公差 的 不 合格 工件 
的 作用 ， 并 且 可 能 使 卡 规 受到 变形 损伤 ， 影 响 其 使 用 功能 的 正常 发 挥 。 

当 通 规 通过 光 轴 被 测 直 径 ， 止 规 不 能 通过 被 测 直 径 时 ， 判 定 该 工件 尺寸 合格 。 

总 长 度 200mm 用 0 ~300mm 游标 卡尺 测量 直接 得 到 。 

2) 几何 精度 : 光 轴 外 圆 面 对 两 端 中 心 孔 公 共 轴 线 的 圆 跳 动 公差 要 求 为 0.005mm。 
光 轴 径 向 圆 跳动 的 检测 如 图 3-5 所 示 。 

测量 时 ， 将 磁性 表 座 放 在 测量 用 检验 平台 上 (图 中 磁性 表 座 下 放 一 测量 用 桥 板 ， 
本 例 可 以 不 要 ) ， 并 打开 磁力 使 之 牢 牢 吸 在 检验 平台 工作 面 上 ， 调 整 表 架 使 千 分 表 测量 
杆 与 被 测 光 轴 垂 直 ， 并 使 测 头 位 于 工件 圆周 最 高 点 上 ， 外 圆柱 表面 绕 轴线 向 回旋 转 时 ， 
在 任 一 测量 平面 内 的 千 分 表 读数 最 大 值 与 最 小 值 差 值 ， 即 为 该 测量 平面 (截面 ) 径 向 
圆 跳动 误差 值 。 然 后 在 整个 光 轴 200mm 长 度 内 均 分 的 5 个 截面 按 上 述 方法 进行 测量 
(可 以 多 选 几 个 截面 测量 ) 并 记录 ; 取 5 个 截面 中 差 值 的 最 大 值 作为 光 轴 的 径 向 圆 跳动 
误差 值 。 如 果 该 值 小 于 规定 的 径 向 跳动 误差 0. 005mm 时 ， 则 工件 的 此 项 检测 合格 。 

3) 表面 粗糙 度 : 光 轴 外 圆 表面 粗糙 度 要求 为 Ra0.4pm， 可 见 其 精度 要 求 比较 高 ; 
两 端 中 心 孔 圆锥 面 的 表面 粗糙 度 要 求 为 Ra0. 8pm， 精 度 要 求 也 不 低 ; 光 轴 的 表面 粗糙 
度 在 工作 现场 一 般 采用 目测 的 比较 法 和 便携 式 (手持 式 ) 表面 粗糙 度 仪 进行 测量 。 

Q@ 比较 法 中 ， 较 常用 的 有 两 种 具体 操作 方法 : 

a. 通过 检验 员 的 视觉 ， 观 察 被 测 工 件 与 所 应 该 达到 的 表面 粗糙 度 比较 样 块 是 否 一 
致 或 不 低 于 样 块 的 水 平 。 比 较 时 ， 应 注意 将 样 块 和 被 检测 工件 放 在 同一 自然 条 件 下 
(光线 、 温 度 、 湿 度 等 ) ， 如 图 3-6 所 示 。 















































































































































































































Ral.6 Ra0.8 Ra0.4 Ra0.2 Ra0.1 
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图 3-5 光 轴 径 向 圆 跳动 的 检测 图 3-6 用 目测 的 比较 法 检测 工件 
的 表面 粗糙 度 
b. 通过 手 触摸 的 感觉 来 确定 是 否 符合 要 求 ， 该 方法 是 在 前 一 种 方法 感觉 不 确定 时 
或 单独 使 用 (后 者 必须 是 经 验 相 当 丰 富 的 检验 人 员 才 能 单独 使 用 ) 。 触 摸 时 ， 手 的 移动 
方向 要 与 加 工 纹理 相 垂直 (本 例 图 示 纹 理 绕 轴 呈 螺 旋 状 ， 沿 轴线 方向 就 是 垂直 方向 ) 。 
在 检测 时 ， 一定 要 注意 : 光亮 度 和 表面 粗糙 度数 值 大 小 不 能 混淆 ， 也 就 是 说 ， 光 亮 
度 大 的 工件 表面 粗糙 度 值 不 一 定 就 小 。 实 践 证 明 ， 用 肉眼 直接 观察 表面 粗糙 度 值 在 
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Ral2.5 ~3.2pm 时 ， 可 以 做 到 相对 准确 ， 而 在 Ral.6 ~0.8pm 时 ， 


就 要 借助 于 5 倍 以 上 








的 放大 镜 ， 更 高 精度 等 级 的 还 要 使 用 比较 显微镜 才能 得 到 较 准 确 的 结论 。 实 际 使 用 时 ， 








建议 将 上 述 两 种 方法 相 结 合 ， 这 样 得 出 的 结论 会 更 准确 些 。 











@) 表面 粗糙 度 仪 检测 法 。 如 果 使 用 比较 法 不 能 对 工件 的 表面 粗糙 度 作出 判定 时 ， 
可 以 采用 仪器 测量 ， 同 时 能 得 出 表面 粗糙 度 的 具体 的 参数 和 表面 粗糙 度数 值 。 表 面 粗糙 











度 仪 有 电动 轮廓 仪 、 表 面 粗糙 度 检 测 仪 和 便携 式 表 面 粗糙 度 仪 等 ; 











用 便携 式 (手持 式 ) 表面 粗糙 度 仪 检测 工件 的 表面 粗糙 度 。 





目前 ， 适 合 于 生产 现场 使 用 的 手持 式 表面 粗糙 度 仪 有 多 种 型 号 











TR220、TR240 及 轮廓 仪 等 ,它们 的 测量 














生产 车 间 最 常见 的 是 





和 类 型 ， 如 TR100、 








原理 基本 相同 。 图 3-7 所 示 为 TR220 型 表 
面 粗糙 度 仪 。 

TR220 型 表面 粗糙 度 仪 采 用 按键 式 操 
作 ， 适 用 于 生产 现场 、 科 研 实验 室 、 技 术 
部 门 处 理 问题 进行 判断 和 工厂 计量 部 门 。 
它 可 以 测量 多 种 机 械 加 工 零 件 的 表面 粗糙 















































度 ， 根 据 选 定 的 测量 条 件 能 够 计算 相应 的 图 3-7 TR220 型 表面 粗糙 度 仪 





参数 ， 并 在 液晶 显示 器 上 清晰 地 显示 出 全 











部 测量 结果 及 图 形 ; 并 且 可 以 在 打印 机 上 输出 ， 可 以 对 数值 进行 储存 及 查询 。 

TR220 (及 TR240) 型 表面 粗糙 度 仪 传感器 的 测 头 有 不 同 的 形式 ， 该 仪器 的 核心 部 
件 即 为 传感器 ， 在 更 换 、 安 装 传感器 的 测 头 时 ， 用 手 担 住 传感器 的 主体 部 分 ， 将 其 插 人 
仪器 底部 的 传感器 连接 套 中 ， 然 后 轻 推 到 底部 。 拆 印 时 ， 用 手 拿 住 传感器 的 主体 部 分 或 












































保护 套 管 的 根部 ， 慢 慢 向 外 拉 出 ， 如 图 3-8 所 示 。 





传感器 
mm 
| 1 [ET 
@ @ 







图 3-8 传感器 的 装卸 

















-人 





确定 测量 方向 : 传感器 与 工件 接触 

















人 es 图 上 被 测 表面 的 加 工 纹理 方向 
后 ， 它 的 滑行 轨迹 必须 垂直 于 工件 被 测 是 竖 直 方向 ， 所 以 表面 粗糙 度 
仪 的 测量 方向 应 是 水 平方 向 











表面 的 加 工 纹理 方向 ， 如 图 3-9 所 示 。 
表面 粗糙 度 仪 测量 被 测 面 表面 粗 
糙 度 时 应 注意 : 对 于 纹理 不 均匀 的 表面 






























































方 ) 进行 测量 ; 对 于 纹理 均匀 的 表面 ， 
应 在 均 布 的 几 个 位 置 上 分 别 测量 至 少 三 
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在 最 有 可 能 出 现 表面 粗糙 度 参数 极限 的 几 | 
部 位 上 〈 即 肉眼 所 见 相对 比较 粗糙 的 地 ow 






3-9 表面 粗糙 度 仪 的 测量 方向 


第 三 章 ， 轴 套 类 零件 的 检验 | 








次 ， 取 最 大 值 作为 该 工件 表面 粗糙 度 误差 值 ， 如 图 3-10 所 示 。 

测量 方向 : 当 图 样 或 技术 文件 中 规定 测量 方向 时 ， 按 规定 方向 进行 测量 ， 当 图 样 或 
技术 文件 中 没有 规定 测量 方向 时 ， 则 应 在 能 给 出 表面 粗糙 度 参 数 最 大 值 的 方向 上 测量 ， 
该 方向 垂直 于 被 测 表面 的 加 工 纹理 方向 ， 如 图 3-11 所 示 。 






















可 以 取 左 、 中 、 
右 三 个 位 置 测量 


图 3-10 加 工 纹理 均匀 的 表面 








图 3-11 加 工 纹理 垂直 方向 上 测量 














2. 销 轴 的 检验 

销 轴 是 一 类 标准 化 的 紧 固 件 ， 既 可 静态 固定 连接 ， 也 可 与 被 连接 件 作 相对 运动 ， 主 
要 用 于 两 零件 的 近 接 处 ， 构 成 匀 链 连接 。 销 轴 通 常用 开口 销 锁 定 ， 工 作 可 靠 ， 拆 和 伸 
方便 。 

销 轴 的 型 式 多 样 ， 有 的 结构 非常 简单 ，GB/T 882 一 2008 《 销 轴 》 规 定 了 d=3 ~ 
100mm 的 A、B 两 种 型 式 的 销 轴 ， 如 图 3-12 所 示 。 


























倒 锐 边 
































下 eg 


图 3-12 销 轴 
a) A 型 b) B 型 ， 带 开口 销 孔 
标记 示例 : 公称 直径 d=20mm、 长 度 1=100 mm、 由 钢 制造 的 硬度 为 125 ~245HV、 
表面 氧化 处 理 的 B 型 销 轴 的 标记 为 
销 GB/T 882 20 x100 
开口 销 孔 为 6.3mm， 其 余 要 求 与 上 述 示例 相同 的 销 轴 的 标记 为 
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销 GB/T 882 20 x100 x6.3 

孔 距 1, =80mm、 开 口 销 孔 为 6. 3mm， 其 余 要 求 与 上 述 示 例 相 同 的 销 轴 的 标记 为 

销 GB/T 882 20 x100 x6.3 x80 

孔 距 1, =80mm， 其 余 要 求 与 上 述 示例 相同 的 销 轴 的 标记 为 

销 CGB/T 882 20 x100 x80 

因 销 轴 的 使 用 部 位 不 同 ， 有 的 结构 也 
不 尽 相 同 ， 但 是 基本 是 相同 的 ， 即 均 为 回 
转 体 零件 ， 如 图 3-13 所 示 。 

(1) 零件 几何 量 精度 分 析 

1) 几何 尺寸 : 主要 尺寸 是 由 0 mm， 技术 要 求 
精度 在 图 样 中 是 最 高 的 ， 其 次 是 两 个 直径 0 
尺寸 97mm 和 $14mm， 未 注 公差 ， 以 中 Bd 
等 精度 查 得 极限 偏差 为 +0.2mm; 轴 间 尺寸 6mm、40mm、60mm 也 是 未 注 公 差 ， 查 表 得 
(6+0.1)mm、(40+0.3)mm、(60+0.3)mm; 倒 角 C0.6 两 处 ,目测 或 用 游标 卡尺 
测量 。 

2) 表面 粗糙 度 : 全 部 为 Ra3. 2pm。 

(2) 检测 量具 ( 辅 具 ) 

1) 使 用 量具 : 游标 卡尺 、 游 标高 度 卡 尺 和 表面 粗糙 度 比 较 样 块 。 

2) 使 用 辅 具 : 检验 用 平板 。 

(3) 零件 检测 

1) 几何 尺寸 测量 : 主要 尺寸 是 $10， ,mm， 用 游标 卡尺 直接 测量 得 到 ;尺寸 $7mm 
和 14mm 用 游标 卡尺 直接 测量 得 到 ， 轴 向 尺寸 (60 +0.3)mm 在 检验 平板 上 用 游标 高 
度 卡 尺 测 量 直 接 得 到 ; (6 +0.1)mm、(40 +0.3)mm 用 游标 高 度 卡尺 测量 计算 得 到 ; 倒 
角 C0. 6mm 目测 得 到 。 

2) 表面 粗糙 度 测量 : 用 比较 法 ， 用 表面 粗糙 度 比 较 样 块 进行 比较 检测 得 到 表面 粗 
糙 度 值 。 


二 、 台 阶 轴 和 偏心 轴 的 检验 


1. 台阶 轴 

一 般 轴 类 零件 图 样 要 求 ， 以 保证 尺 二 精度 和 表面 粗糙 度 为 主 ， 对 各 表面 间 的 位 置 ， 
即 轴 向 位 置 也 有 一 定 要 求 ， 但 是 其 精度 相对 外 径 要 低 一 些 。 

例 1: 台阶 短 轴 ， 如 图 3-14 所 示 。 

(1) 图 样 分 析 

1) 材料 是 45 钢 ， 毛 坯 材料 为 热 轧 圆 钢 。 

2) 有 四 段 直 径 组 成 ， 其 中 三 个 精度 高 (有 一 个 是 外 圆 基 准 ) ， 一 个 未 注 公 差 ; 轴 
向 尺寸 有 要 求 。 

3) 有 几何 公差 要 求 和 表面 粗糙 度 要 求 。 




















































































































加 













































































114 
| 


第 三 章 ， 轴 套 类 零件 的 检验 “大 





(2) 零件 几何 量 精度 分 析 
































1) 几何 尺寸 : 
D9$32 ”mm 外 圆 基 准 ， 公 


-0. 025 


等 级 为 IT7; 18 mm， 公 差 等 级 


-0.077 



































为 8; $24，。,， 公 差 等 级 为 IT9; 
三 个 精度 都 中 等 ， 可 以 用 外 径 千分尺 
测量 ;425mm 未 注 公 差 ， 按 中 等 精 120018 
度 ， 查 其 极限 偏差 为 +0.2mm， 可 以 人 号 
用 游标 卡尺 测量 。 2.GB/T 1804_m 
@) 轴 向 尺寸 四 个 20 ，， mm 、 图 3-14 “台阶 短 轴 





50 ,mm， 公 差 等 级 为 IT12， 用 游 
标 深度 卡尺 测量 ;，(120 + 上 0. 18 ) mm 采用 游标 卡尺 测量 ; 70mm 未 注 公 差 ， 按 中 等 精度 ， 
查 其 极限 偏差 为 +0. 3mm， 可 以 用 金属 直 尺 或 游标 深度 卡尺 测量 。 

@) C1 采用 金属 直 尺 或 目测 的 方法 测量 。 

2) 几何 公差 : 外 圆 618mm 轴线 对 基准 外 圆 $32mm 轴线 的 同 轴 度 公差 为 $80. 03mm。 

3) 表面 粗糙 度 : 外 圆 18mm、424mm 作为 主要 尺寸 ,表面 粗糙 度 值 均 为 
Ra3.2pm; 轴线 作为 基准 的 832mm 外 圆 ， 表 面 粗 糙 度 值 为 Ral. 6mm， 其 余 均 为 
Ra6. 3pm， 采 用 比较 法 测量 。 

(3) 检测 量具 ( 辅 具 ) 

1) 使 用 量具 : 0 ~ 25mm、25 ~ 50mm 外 径 千 分 扩 ，0 ~ 150mm 游标 深度 卡尺 ， 
150mm 金属 直 尺 ， 百 分 表 或 杠杆 百 分 表 ， 表 面 粗糙 度 比较 样 块 。 

2) 使 用 辅 具 : V 形 架 、 磁 性 表 座 和 检验 平板 。 

(4) 零件 检测 

1) 几何 尺寸: 


-0.050 


O918 mm、$24 ,mm 用 0 ~25mm 外 径 千分尺 测量 ; $32 ,mm 用 25 ~ 
50mm 外 径 千 分 尺 测 量 ;425mnm 未 注 公差 ， 按 中 等 精度 ， 查 其 极限 偏差 为 +0.2mm， 可 
以 用 游标 卡尺 测量 ， 为 了 提高 效率 可 以 用 0 ~25mm 外 径 千 分 尺 与 824mm 尺寸 一 起 测量 
(不 需要 更 换 尺 子 及 校 零 ) ; 测量 时 采用 双手 操作 千分尺 的 方法 ， 如 图 3-15 所 示 。 


双手 操作 千分尺 测量 工件 时 ， 一 二 有 
i 
| 风力 D 二 人/ 再。 沪 右手 的 食指 和 拇指 旋 
般 使 用 V 形 架 或 者 千分尺 夹 持 架 ， 这 在 Y 形 架 上 转 微分 简 ， 然后 再 旋 

转 测 力 装 置 进行 测量 
















































































































































种 方法 适合 于 没有 经 验 的 检验 人 员 。 
如 果 工 件 小 的 话 ， 一 般 采 用 单 手 操作 
千分尺 的 方法 。 

@) 轴 向 尺寸 20 ，,mm、50 ,mm 
用 游标 深度 卡尺 测量 ; (120 +0.18) 
mm 采用 游标 卡尺 测量 ; (70+0.3) 图 3-15 ”双手 操作 千分尺 测量 轴 径 
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mm 可 以 用 金属 直 尺 或 游标 深度 卡尺 测量 得 到 。 

@) C1 采用 金属 直 尺 或 目测 的 方法 测量 得 到 。 

2) 几何 误差 . $18mm 轴线 对 基准 $32mm 轴线 的 同 轴 度 误差 。 测 量 方法 为 : 先 将 
V 形 架 放 在 检验 平板 上 ; 然后 把 基准 外 圆 832mm 放 在 V 形 架 上 ， 模 拟 基 准 轴线 ;再 把 
杠杆 百 分 表 安装 在 磁性 表 座 上 ， 并 放置 在 检验 平板 ; 将 杠杆 百 分 表 测 头 接触 p18mm 外 
圆 ， 转 动工 件 一 周 ， 如 图 3-16 所 示 ， 杠 杆 百 分 表 指 
针 读 数 的 最 大 值 与 最 小 值 之 差 (指针 的 变动 量 )， 即 
为 同 轴 度 误 差 。 

3) 表面 粗糙 度 : 外 圆 $18mm、4$24mm 表面 粗 
糙 度 值 均 为 Ra3. 2pm， 基 准 832mm 表面 粗糙 度 值 为 
Ral.6hm， 其 余 均 为 Ra6.3um， 采 用 比较 法 测量 得 
到 各 自 的 表面 粗糙 度 值 。 图 3-16 在 YV 形 架 上 检验 同 

(5) 重点 、 难 点 测量 及 讲评 ”在 进行 同 轴 度 误 轴 度 误差 
差 检测 时 ， 工 件 的 转动 是 关键 所 在 ， 在 转动 时 ， 手 
要 放 在 轴 (转动 部 位 的 ) 的 中 部 ， 避 免 在 转动 过 程 中 手 力 不 均 使 两 端的 任意 端 普 起， 
产生 误差 。 

例 2: 传动 轴 如 图 3-17 所 示 ， 该 传动 轴 为 磨 工 加 工件 。 

(1) 图 样 分 析 

1) 材料 是 45 钢 ， 经 湾 火 至 硬度 48 ~ 52HRC。 

2) 有 六 段 直径 ( 含 螺纹 ) 组 成 ， 其 中 四 个 精度 高 (有 一 个 外 圆 的 轴线 是 基准 ) ， 
一 个 未 注 公 差 ， 轴 向 尺寸 有 要 求 ， 其 中 一 个 有 公差 要 求 。 
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技术 要 求 
1. 材料 45 钢 ,经 淳 火 至 硬度 48 一 52HRC 
2. GB/T 1804-f 





图 3-17 传动 轴 


3) 有 几何 公差 要 求 和 表面 粗糙 度 要 求 。 
(2) 零件 几何 量 精度 分 析 
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第 三 章 ， 轴 套 类 零件 的 检验 硬 





1) 几何 尺寸 : 

@ $25 "Wmm (两 处 ) ， 公 差 等 级 为 IT3 ~ IT4 之 间 ， 属 于 非 标准 公差 ，$16 ，，， 
mm 公差 等 级 为 IT6; 420 ，， ,mm 公差 等 级 为 IT6。 根 据 量具 选择 原则 ， 不 能 使 用 常用 的 
外 径 干 分 尺 ， 使 用 表 式 卡 规 、 超 级 光学 计 或 立 式 接触 式 干 涉 仪 测量 。$35mm 未 注 公 差 ， 
按 精密 精度 ， 查 其 极限 偏差 为 +0. 15mm， 可 以 用 外 径 千 分 尺 测量 。 

@) 轴 向 尺寸 六 个 : 33 ”mm 用 游标 高 度 卡 尺 测量 ;33mm、43mm、40mm 未 注 公 
差 ， 按 精密 精度 ， 查 其 极限 偏差 为 +0.15mm， 可 以 用 金属 直 尺 或 游标 高 度 卡 尺 测量 
112mm 未 注 公 差 ， 按 图 中 要 求 的 f 精密 精 度 ， 查 表 得 (112 + 上 0. 15 ) mm， 采 用 游标 卡 
测量 ; 全 长 274mm 未 注 公 差 ， 按 精密 精度 ， 查 表 得 (274 +0.2)mm。 

(3) M18 x1.5-6h 螺纹 尺寸 , 采用 螺纹 量规 测量 。 

2) 几何 公差 : 

OD $25 四 mm 外 圆 (两 处 ) 素 线 对 基准 中 心 孔 轴线 的 圆 跳动 公差 为 0.01mm。 

@ $25 ,wmm 外 圆 (两 处 ) 素 线 的 圆 度 公 差 为 0.005mm。 

@ $35mm 圆柱 两 端面 对 $25 ,wmm 外 圆 基准 轴线 的 垂直 度 公差 为 0. 005mm。 























































































































3) 表面 粗糙 度 : 外 圆 $16 ,mm、%20 ,mm 作为 主要 尺寸 表面 粗糙 度 值 均 为 














Ra0.8hm; 作为 基准 的 $25 中 mm， 表面 粗糙 度 值 为 Ra0. 4um; $35mm 圆柱 两 端面 和 
$16， mm 端面 ， 表 面 粗糙 度 值 均 为 Ra0. 8pm， 采 用 比较 法 测量 。 

(3) 检测 量具 ( 辅 具 ) 

1) 使 用 量具 : 表 式 卡 规 ，0 ~ 150mm 的 游标 深度 卡尺 和 游标 卡尺 ，25 ~ 50mm 的 外 
径 千 分 尺 ， 刀 口 形 直角 尺 ， 塞 尺 ， 千 分 表 或 杠杆 千 分 表 ， 表 面 粗糙 度 比 较 样 块 。 

2) 使 用 辅 具 : V 形 架 ， 磁 性 表 座 ， 带 前 后 顶尖 支架 的 检验 平台 ， 检 验 平板 。 

(4) 零件 检测 

1) 几何 尺寸: 

@ $16 ,，mmn、d40 ， ,mm、d25 wmm 用 表 式 卡 规 测量 ， 如 图 3-18 所 示 。 
(35+0. 15)mm 用 25 ~50mm 外 径 千 分 尺 测量 。 

@ 轴 向 尺寸 六 个 : 33 ”mm、(33 +0. 15 )mm， 用 游标 高 度 卡尺 测量 计算 得 到 ; 将 
工件 反 转 180%。， (43 +0.15)mm、 (40 上 0.15)mm， 用 游标 高 度 卡尺 测量 计算 得 到 ; 
(112 +0. 15 )mm， 用 游标 卡尺 测量 得 到 ; 全 长 (274 + 0.2)mm， 由 游标 卡尺 直接 测量 
得 到 。 

@) M18 x1.5-6h 螺纹 尺寸 ， 用 螺纹 环 规 通 规 测量 通过 ， 环 规 止 规 不 通过 为 合格 。 

2) 几何 误差 ; 

@ 825 7 mm 外 圆 (两 处 ) 素 线 对 基准 中 心 孔 轴线 4 的 圆 跳动 误差 的 测量 ， 如 图 
3-19 所 示 。 

将 工件 以 两 个 中 心 孔 定 位 装 在 带 前 后 顶尖 支架 的 检验 平台 (以 下 简称 检验 平台 ) 
上 ， 模 拟 中 心 孔 的 基准 轴线 ; 把 杠杆 千 分 表 或 千 分 表 装 在 磁性 表 座 上 ， 打 开 磁 力 开 关 吸 
附 在 检验 平台 平面 上 ,测量 头 放置 在 被 测 基准 面 B 上; 工件 旋转 一 周 ， 千 分 表 的 读数 
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大 | 机 械 产品 检验 工 〈 基 础 知识 “中 级 ) 








最 大 差 值 ， 即 为 该 截面 圆 跳动 误差 值 ， 按 上 述 方法 测量 若干 个 截面 ， 取 各 截面 圆 路 动量 
中 的 最 大 值 ， 作 为 该 零件 的 圆 跳动 误差 值 。 








图 3-18 表 式 卡 规 测 量 轴 径 图 3-19 圆柱 对 中 心 孔 轴线 的 圆 跳 
动 误差 检测 

将 磁力 开关 关闭 ， 把 磁性 表 座 和 千 分 表 放置 在 男 一 处 $25mm 圆柱 面 上 ， 按 上 述 方 
法 进行 检测 ， 得 到 该 圆柱 面 对 基准 中 心 孔 轴线 的 圆 跳动 误差 值 。 

@) $25 mm 外 圆 (两 处 ) 素 线 的 圆 度 误差 的 测量 。 

圆 度 误 差 的 测量 有 两 类 检测 方法 : 一 类 是 精度 较 高 的 仪器 检测 法 〈 圆 度 仪 法 、 分 
度 装置 和 指示 装置 法 、 投 影 仪 的 影像 法 ) ; 另 一 类 是 用 常用 量 需 具 检 测 的 两 点 法 或 三 点 
法 测量 圆 度 误差 。 车 间 常 用 的 是 两 点 法 或 三 点 法 测量 圆 度 误差 。 

由 于 本 例 圆 度 公差 为 0.005mm， 精 度 要 求 非常 高 ， 所 以 采用 圆 度 仪 法 。 如 图 3-20 
所 示 ， 它 是 以 精密 回转 主轴 1 的 轴线 作为 测量 基准 ， 通 过 固定 在 主轴 上 的 传感器 2 沿 主 
轴 回 转 一 周 ， 测 得 圆 形 轮廓 径 向 变化 量 ， 并 通过 放大 将 其 记录 下 来 ， 经 数据 处 理 得 出 圆 
度 误差 值 。 

@ $35mm 圆柱 两 端面 对 $25 “mm 轴线 的 垂直 度 误差 的 测量 。 

如 图 3-21 所 示 ， 先 将 将 V 形 架 4 放 在 检验 平板 3 上 ; 然后 把 被 测 工件 1 基准 外 圆 
425mm 放 在 V 形 架 4 上 ， 模 拟 基准 轴线 ; 再 把 0 级 精度 的 刀口 形 直角 尺 2 放 在 检验 平 
板 3 上 ， 将 其 较 厚 的 工作 面 与 检验 平板 测量 面 (工作 面 ) 可 靠 接触 ， 将 其 另 一 直角 边 
与 被 测 端面 (被 测 圆柱 $35mm 右 端 面 ， 图 示 与 工件 有 差异 ， 在 此 作为 示意 说 明 ) 紧密 
贴 合 (接触 )， 观 察 直 角 边 与 被 测 端 面 之 间 的 缝隙 所 透 过 的 光 的 颜色 ， 通 过 光 隙 所 透 过 
光 色 判断 缝隙 的 宽度 ;车 间隙 较 大 时 用 塞 尺 测量 ， 此 时 两 者 之 间 的 最 大 间 际 ， 即 为 该 测 
量 位 置 上 的 垂直 度 误差 值 ， 然 后 转动 被 测 零件 ， 分 别 测量 出 若干 个 位 置 处 的 垂直 度 误差 
值 ， 取 其 中 最 大 值 作为 被 测 圆 柱 835mm 右 端 面 的 垂直 度 误 差 ， 同 理 将 刀口 形 直角 尺 2 
放 在 检验 平板 3 上 ， 使 其 垂直 面 与 被 测 圆柱 $35mm 左 端面 紧密 贴 合 (接触 ) ， 按 上 述 
步 又 可 以 测量 出 被 测 圆柱 $35mm 左 端 面 的 垂直 度 误差 。 

3) 表面 粗糙 度 : 外 圆 $16 ,wmm、d420 ,wmm、d25wmm 和 35mm 圆柱 两 端 


面 和 由 6 "mm 端面 ， 采 用 比较 法 测量 得 到 各 自 的 表面 粗糙 度 值 。 
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图 3-20 ” 圆 度 仪 法 3-21 间 辽 法 测量 线 对 面 垂直 度 误差 
1 一 主轴 ”2 一 传感器 ”3 一 被 测 零件 1 一 被 测 零件 2 一 刀口 形 直 角 尺 ”3 一 检验 平板 
4 一 工作 台 5 一 调节 手柄 4 一 V 形 架 





(5) 重点 难点 测量 及 讲评 ”在 进行 圆 度 误差 检测 时 ,检验 人 员 可 能 直接 接触 不 到 
所 使 用 的 圆 度 仪 ， 可 以 利用 学 习 或 其 他 条 件 了 解 这 种 测量 方法 ; 面 对 线 垂直 度 误差 检测 
时 ， 由 于 端面 是 环形 ， 而 且 有 轴 遮 挡 一 部 分 测量 面 产生 的 光 陀 ， 所 以 测量 时 多 选择 几 个 
位 置 ， 可 以 减少 遮挡 部 分 ; 在 转动 完 后 ， 再 用 角度 尺 测量 。 

2. 偏心 轴 

(1) 定义 和 特点 

1) 定义 : 一 个 回转 体 上 外 圆 与 外 圆 的 轴线 平行 而 不 重合 的 工件 ， 称 为 偏心 轴 ， 如 
图 3-22 所 示 。 两 轴线 之 间 的 距离 称 为 偏 
心 距 。 

当 外 圆 和 外 圆 的 轴线 或 内 孔 和 外 圆 的 轴 
线 不 在 同一 轴线 上 ， 平 行 而 不 重合 〈 偏 一 个 
距离 ) 的 零件 ， 称 为 偏心 件 。 

在 机 械 传动 中 ， 把 回转 运动 变 为 往复 直 
线 运动 或 把 直线 运动 变 为 回转 和 运动， 一般 都 
是 利用 偏心 轴 或 曲轴 来 实现 的 。 

和 它 的 名 字 一 样 ， 偏 心 部 分 的 中 心 并 非 
在 轴线 的 中 心 ; 一 般 的 轴 ， 只 能 带动 工件 自转 ， 但 是 偏心 轴 ， 不 但 能 传递 自转 ， 同 时 还 
能 传递 公转 。 

2) 结构 特点 : 两 轴线 平行 而 不 重合 。 

3) 加 工 特点 : 偏心 轴 一 般 都 在 车 床上 加 工 ; 精度 较 高 的 也 在 磨床 上 加 工 ; 结构 复 
杂 的 一 般 在 数控 机 床 或 加 工 中 心 上 加 工 。 
(2) 偏心 轴 的 检测 ”偏心 轴 的 检测 主要 是 偏心 距 的 检测 。 检 测 工件 的 偏心 距 时 ， 如 
果 偏 心 距 较 小 ， 可 以 采用 带 前 后 顶尖 支 架 的 检验 平台 和 指示 器 进行 测量 ， 如 果 偏 心 距 大 
或 工件 没有 中 心 孔 时 ， 可 以 采用 V 形 架 结合 大 量程 百 分 表 进行 检测 。 

1) 较 小 偏心 距 的 检测 方法 。 
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有 由 机 械 产 品 检验 工 (基础 知识 ”中 级 ) 














方法 一 : 可 按 图 3-23 所 示 方 法 测量 偏心 距 。 把 被 测 轴 装 在 两 顶尖 之 间 ( 带 前 后 项 
尖 支 染 的 检验 平台 ) ; 把 百 分 表 装 在 磁性 表 座 上 一 同 置 于 检验 平台 上 ， 将 测 头 置 于 被 测 
轴 偏 心 圆 柱 素 线 上 ， 使 百 分 表 的 测 头 接触 在 偏心 部 位 上 (最 高 点 ) ， 用 手 转动 轴 ， 百 分 
表 上 指示 出 的 最 大 读数 (最 高 点 ) 和 最 小 读数 (最 低 点 ) 之 差 的 一 半 就 等 于 偏心 距 的 
实际 尺寸 。 

方法 二 : 无 中 心 孔 的 偏心 轴 ， 就 不 能 用 上 述 方法 。 如 果 无 中 心 孔 ， 而 且 偏 心 距 比 较 
小 ， 可 采用 V 形 架 检 测 。 把 偏心 轴 工 件 主轴 ( 基准 外 圆 ) 放 在 V 形 架 柳 中 ,使 百 分 表 
的 测 头 接触 在 偏心 外 加， 转动 工件 一 周 以 上 ， 记 录 指 示 表 读数 ， 指 针 读 数 的 最 大 值 与 最 
小 值 之 差 的 一 半 即 为 工件 的 偏心 距 。 

2) 较 大 偏心 距 的 检测 方法 。 

方法 一 : 偏心 距 较 大 时 ， 在 指示 表 量 程 不 够 的 情况 下 ， 可 按 图 3-24 所 示 方 法 测量 。 







































































































































































图 3-23 在 两 顶尖 上 测量 偏心 距 的 方法 图 3-24 和 较 大 偏心 距 测 量 方法 


把 被 测 轴 装 在 两 顶尖 之 间 ( 带 前 后 顶尖 支架 的 检验 平台 ) ; 把 百 分 表 装 在 磁性 表 座 
上 一 同 置 于 检验 平台 上 ， 将 测 头 置 于 被 测 轴 偏心 圆柱 素 线 上 ， 找 到 偏心 圆柱 的 最 低 点 ， 
记录 指示 带 的 读数 ;转动 偏心 轴 180"， 并 在 磁性 表 座 下 垫上 两 倍 于 偏心 距 的 垫 块 (或 
量 块 ) ， 用 指示 表 找 出 偏心 圆柱 的 最 高 点 ， 记 录 指 示 表 指针 读数 ， 两 者 读数 差 加 上 垫 块 
(或 量 块 ) 尺寸 之 和 的 一 半 即 为 偏心 距 实 际 尺寸 。 

方法 二 : 偏心 距 较 大 的 工件 ， 无 中 心 孔 ;指示 表 测 量 范围 受到 限制 ， 就 不 能 用 上 述 
方法 测量 ， 这 时 可 用 图 3-25 所 示 的 间接 测量 偏心 距 的 方法 。 

测量 时 ， 把 V 形 架 放 在 检验 平板 上 ; 把 偏心 轴 工 件 基 准 外 圆 放 在 V 形 架 槽 中 ， 转 
动 偏 心 轴 工件 ， 用 指示 表 测 量 出 偏心 轴 偏 心 外 圆 的 最 高 点 ， 找 出 最 高 点 后 ， 然 后 把 工件 
固定 不 动 ， 再 用 指示 表 水 平移 动 ， 测 出 偏心 轴 外 圆 到 基准 外 圆 之 间 的 距离 a， 然 后 用 下 
式 计算 出 偏心 距 e。 

D dd D 

人 

2 :2 L | 


入 心 距 (mm ) ; 0 


二 
D 一 基准 轴 外 径 (mm); > 
4 一 偏心 轴 直 径 (mm); | 2 
基准 轴 外 贺 到 偏心 轴 外 恬 
之 间 最 小 距离 (mm) 。 图 3-25 ”偏心 距 的 间接 测量 方法 
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用 上 述 方 法 ， 必 须 把 基准 
直径 用 外 径 千 分 尺 测量 出 实际 尺寸 ， 代 入 公式 











上 直径 和 偏心 轴 

















计算 ， 和 否则 计算 时 会 产生 误差 。 


3) 利用 车 床 和 指示 表 测 量 
心 距 较 大 、 长 度 较 长 ， 同 时 精度 又 不 高 的 
轴 ,， 在 V 形 架 上 就 不 能 测量 

， 利 用 中 滑板 的 刻度 来 补偿 指示 表 的 测 
， 如 图 3-26 所 示 。 
测量 时 ， 首 先 使 指示 表 与 
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行 测量 


Li 











高 心 台 

















量 最 大 处 接触 ， 记 录 指 示 表 读数 及 中 滑板 刻 
值 ; 然后 将 偏心 轴 工 件 转 过 
局 心 轴 外 圆 偶 











板 ， 使 指示 表 与 








。 可 以 在 车 床上 进 


居心 轴 外 加 








户 
由 








FE。 对 于 
凯 心 



































180。， 再 移动 中 滑 
心 量 最 小 处 接 负 





1 一 中 滑板 刻度 盘 2 一 中 滑板 
4 一 工件 5 一 自 定 心 卡 盘 


图 3-26 车 床上 测量 偏心 距 的 方法 








3 一 指示 表 


h， 保 持原 读数 ， 这 时 从 中 滑板 刻度 盘 上 得 


到 的 中 滑板 移动 距离 就 是 两 倍 的 偏心 距 。 俩 心 距 就 是 该 中 滑板 移动 距离 的 一 半 。 


注意 ， 用 这 种 方法 测量 





























种 方法 检验 人 员 只 能 用 
中 滑板 刻度 盘 或 移动 距离 没有 经 过 有 关 理 化 部 门 的 鉴定 ,不 








遍 心 距 ， 应 找 正 
于 校 验 其 他 方法 的 准 丰 


























三 、 简 单 曲轴 的 基本 知识 及 检验 


前 面 介 绍 了 轴 在 机 器 中 的 作用 是 用 来 支承 齿轮 、 带 轮 等 传动 零件 ， 以 传递 转 和 矩 或 运 
动 。 根 据 发 动机 性 能 和 用 途 的 不 同 ， 曲 轴 有 单 执 、 两 捐 、 四 拐 、 六 拐 和 八 拐 等 几 种 ， 曲 
柄 颈 互 成 90"、120* 和 180" 等 。 


整体 式 曲轴 由 














曲柄 销 1 ( 连 杆 轴 


有 颈 )、 主 轴 颈 2、 平 衡 块 3、 前 轴 端 


7、 曲 柄 6、 曲 抛 


和 它 两 端的 曲柄 及 主轴 有 颈 构成 ) 、 


轴 端 4 (功率 输出 端 ) 等 组 成 ， 如 图 


3-27 所 示 。 
1) 
数 日 和 排列 形式 。 














曲轴 的 曲 拐 数 取决 于 气 生 














(由 一 个 连 杆 轴 左 


后 











的 











2) 直列 式 发 动机 





等 于 气 氏 数 。 





Hf 轴 的 曲 拐 数 














员 心 轴线 与 主轴 








得 作 


能 作为 检验 量具 使 用 。 











(基准 轴 ) 

















线 乎 行 ; 这 


性 ， 而 不 能 单独 作为 检测 方法 使 用 ， 因 为 








图 3-27 整体 式 曲轴 的 基本 组 成 
1 一 曲柄 销 “2 一 主轴 颈 3 一 平衡 块 。 4 一 后 轴 端 
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5 一 曲 抛 





3) V 形 发 动机 曲轴 的 曲 拐 数 等 于 气缸 数 的 一 半 。 
1. 单 扬 曲轴 的 检验 








单 拐 
般 单 拐 














可 以 说 单 拐 曲轴 相似 于 
裔 心 距 的 检测 











(1) 

















6 一 曲柄 “7 一 前 轴 端 








曲轴 实质 上 也 是 偏心 工件 的 一 种 ， 单 拐 曲轴 加 工 方法 ， 通 常用 车 床 车 削 加 工 。 





























I 
CD 




















曲轴 曲柄 贷 轴 线 与 主轴 (基准 轴 ) 轴线 在 同一 平面 内 平行 ， 并 偏离 一 定 距离 。 
HH， 加 工 原理 与 偏心 轴 基 本 相同 ， 检 测 方法 也 基本 类 似 。 
图 3-28 所 示 为 单 拐 曲轴 





局 心 距 的 测量 方法 。 
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使 用 量 器 具 : 一 对 V 形 架 、 
百 分 表 及 表 架 、 检 验 平板 、 量 
块 、 可 调整 量规 等 。 

将 单 拐 曲 轴 主 轴 两 基准 轴 
4g70mm 外 圆柱 分 别 放置 在 两 等 
高 V 形 架 权 内 ， 并 放置 在 检验 
平板 上 进行 操作 。 测 量 时 ， 移 动 
工件 ， 用 百 分 表 找 出 曲柄 颈 的 最 
高 点 ， 固 定 工 件 ， 用 可 调整 量规 
调整 到 与 基准 主轴 $70mm 外 圆 图 3-28 单 抛 曲轴 偏心 距 的 测量 方法 
柱 面 等 高 ， 在 计算 出 曲柄 颈 最 高 点 到 基准 主轴 有 颈 最 高 点 之 间 的 距离 a， 由 图 3-28 可 得 
Dd 

2 







































































等 高 V 形 架 











Q=e 一 去 十 


2 
式 中 e 遍 心 距 ， 本 例 为 (57.5 上 0. 1 ) mm 

一 一 基准 主轴 人 颈 直径 ， 本 例 70mm; 

d 一 一 曲柄 径直 径 ， 本 例 为 56mm。 

a =e—D/2+d/2=(57.5-70/2 +56/2 ) mm =50.5mm 

用 量 块 0. 5mm 和 50mm 组 合成 50. Smm， 放 置 在 可 调整 量规 上 ， 用 百 分 表 测 出 曲柄 
有 颈 的 最 高 点 ， 调 整 百 分 表 表 盘 使 指针 指向 零 位 ， 水 平移 动 百 分 表 ， 使 测 头 接触 量 块 面 ， 
若 百 分 表 指 针 摆 动 在 0. 2mm 范围 内 ， 说 明 偏心 距 合 格 。 

(2) 曲柄 颈 轴 线 与 基准 主轴 颈 轴 线 平行 度 误 差 检 测 “” 检测 方 法 如 图 3-29 所 示 。 



























































/| 2a0.05|C 


















































图 3-29 单 拐 曲 轴 平 行 度 误差 检测 方法 
1 一 指示 表 2 一 曲轴 3 一 V 形 架 4 一 检验 平板 

使 用 量具 和 辅 具 : 一 对 V 形 架 、 指 示 表 及 表 架 、 检 验 平 板 。 

图 3-29 左 图 给 出 了 单 拐 曲 轴 曲 柄 颈 轴 线 对 主轴 有 颈 C 一 D 公共 轴线 的 平行 度 公 
$0.05mm 的 要 求 ; 在 检测 时 ， 该 单 抛 曲轴 的 被 测 轴线 〈 即 曲柄 轴线 ) 可 直接 由 实际 圆 
柱 面 来 体现 。 首 先 将 C 与 刀 主轴 有 颈 两 外 圆柱 分 别 放置 在 两 等 高 V 形 架 3 的 槽 内 ， 并 调 
整 其 轴线 与 检验 平板 4 平行， 如 图 3-29 中 间 图 所 示 ， 以 V 形 架 模拟 公共 基准 轴线 。 然 
后 使 安装 在 同一 垂直 方向 上 的 指示 表 沿 被 测 曲柄 颈 上 下 两 条 素 线 移动 ， 并 记录 两 指示 表 
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的 读数 值 ， 求 出 读数 差 值 之 半 ， 取 其 中 最 大 值 作 为 该 测量 方向 上 的 平行 度 误差 值 。 

以 主轴 颈 C 一 D 公共 轴线 为 中 心 ， 在 0° ~180° 范 围 内 转动 单 拐 曲轴 ， 按 上 述 方法 分 
别 对 若干 个 不 同 的 角度 位 置 进行 测量 ， 取 测量 位 置 上 测 得 的 差 值 之 半 中 的 最 大 值 即 为 曲 
顶 颈 轴线 对 基准 主轴 颈 轴 线 的 平行 度 误差 值 。 

2. 两 扬 曲 轴 的 检验 

1) 180° 两 拐 曲轴 相 角 差 的 测量 方法 ， 如 图 3-30 所 示 。 将 准备 测量 的 曲轴 的 主轴 肛 
架 在 两 个 等 高 的 V 形 架 槽 内 ，YV 形 架 置 于 平板 上 ， 模 拟 曲 轴 主 轴 基 准 轴 线 ; 用 指示 器 调 
整 曲轴 主轴 轴线 ， 以 保持 曲轴 主轴 线 与 平板 测量 面 平行 ， 如 图 3-30a 所 示 。 转 动 曲轴 ， 
使 两 曲 拐 外 圆 等 高 ， 距 平板 测量 面 的 值 设 为 (此 具体 数值 不 必 测 出 ); 再 把 曲轴 翻转 
约 180"， 并 调整 其 中 一 拐 外 圆 距 平板 测量 面 的 距离 到 原来 数值 ， 最 后 ， 测 量 另 一 曲 拐 
外 圆 与 检验 平板 测量 面 距离 与 五 的 差 值 AH， 如 图 3-30b 所 示 。 由 此 即 可 计算 出 相 角 的 
角度 误差 值 Aa 为 















































图 3-30 180° 两 抛 曲 轴 相 角 差 的 测量 方法 
. AH 
Au = arcsin 7 
式 中 e 曲 拐 偏心 距 。 
2) 曲轴 圆 度 和 圆柱 度 误 差 的 测量 方法 ， 如 图 3-31 所 示 。 将 曲轴 固定 〈 可 以 将 主轴 
外 圆 架 在 V 形 架 上 ) ， 用 外 径 千 分 尺 十 字 测 量 法 对 曲轴 轴 颈 相互 垂直 的 两 个 部 位 进行 测 
量 ， 如 图 3-31 所 示 ， 记 录 千 分 斥 读数 ;用 上 述 方法 取 三 个 截面 测量 记录 读数 。 





























到 3-31 曲轴 圆 度 和 圆柱 度 误 差 的 测量 方法 
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圆 度 : 找 出 每 一 个 截面 最 大 值 与 最 小 值 差 值 ， 取 三 个 差 值 中 的 最 大 值 的 一 半 即 为 圆 
度 误差 。 

圆柱 度 : 三 个 截面 、 六 个 数据 中 最 大 值 与 最 小 值 差 值 的 一 半 ， 就 是 该 轴 径 的 圆柱 度 
误差 。 


3. 四 扬 曲 轴 的 检验 

(1) 四 拐 曲 轴 的 结构 特点 ”根据 上 述 定义 : 直列 式 发 动机 曲轴 的 曲 拐 数 等 于 气 
饶 数 。 

图 3-32a、b 所 示 为 直列 四 冲程 四 饶 发 动机 示意 图 ， 曲 拐 对 称 布置 于 同一 平面 内 。 
相 邻 做 功 气 红 的 曲 拐 夹 角 为 720°/4 =180°。 

发 动机 工作 顺序 有 1 一 3 一 4 一 2; 1 一 2 一 4 一 3。 















































图 3-32 ”四 抛 曲轴 结构 及 圆 跳动 检测 方法 

(2) 四 抛 曲轴 的 检验 

1) 圆 跳 动 误差 的 检测 : 将 曲轴 的 两 端 用 V 形 架 支承 在 检验 平板 测量 面 上 ; 用 百 分 
表 的 触 头 抵 在 中 间 主 轴 有 颈 表 面 ， 如 图 3-32c 所 示 ; 转动 曲轴 一 周 ， 百 分 表 上 指针 的 最 大 
与 最 小 示 值 之 差 ， 即 为 中 间 主 轴 贷 对 两 端 主 轴 肛 的 径 向 圆 跳 动 误差 (通常 也 用 指针 的 
最 大 与 最 小 示 值 差 值 之 半 作 为 直线 度 误 差 ); 该 发 动机 曲轴 的 直线 度 误差 应 不 大 于 
0. 03mm， 否 则 进行 冷 压 校正 或 更 换 曲 轴 。 

2) 圆 度 和 圆柱 度 误 差 的 检测 : 测量 方法 与 两 拐 曲轴 相同 ， 在 此 不 再 叙述 。 

3) 平行 度 误差 的 检测 ， 曲柄 轴 颈 轴线 与 主轴 有 颈 轴 线 (基准 ) 平行 度 误差 检测 参照 
单 抛 曲 轴 的 测量 方法 。 


四 、 细 长 轴 类 零件 的 检验 


轴 的 长 径 比 大 于 20 ~ 25 的 轴 称 为 细 长 轴 。 细 长 轴 的 特点 是 直径 相对 长 度 比较 小 ， 
或 者 说 细 长 轴 长 度 比较 长 ， 但 刚性 差 ; 在 加 工 过 程 中 容易 弯曲 变形 ， 加 工 过 程 中 弯曲 会 
造成 加 工 尺 二 精度、 几何 精度 (圆柱 度 、 直 线 度 ) 和 表面 粗糙 度 差 。 针 对 这 些 情况 ， 
检验 人 员 应 在 检测 过 程 中 注意 检测 重点 。 

1. 圆 度 的 检验 

检验 图 3-33 所 示 光 杠 (车 工 加 工 ) 的 圆 度 。 
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图 3-33 车工 加 工 光 杠 零件 图 





(1) 图 样 分 析 

1) 毛坯 是 热 轧 圆 钢 ， 材 料 为 45 钢 。 

2) 工件 长 度 为 1200mm、 直 径 为 830mm， 长 径 比 为 40， 是 典型 的 细 长 轴 。 

(2) 零件 几何 量 精度 分 析 

1) 几何 尺寸 外 圆 直径 $830 omm， 公 差 等 级 为 IT10; 长 度 1200mm 未 注 公差 ， 
按 中 等 精度 查 得 极限 偏差 为 上 1.2mm， 可 以 用 金属 直 尺 测量 ; 两 处 倒 角 C1 可 目测 。 

2) 几何 公差 : $30mm 的 圆 度 公 差 为 0.015mm， 公 差 等 级 为 IT9 ~ IT10。 

3) 表面 粗糙 度 , 中 30mm 外 圆 的 表面 粗糙 度 值 为 Ra3. 2pm, 其 余 表 面 粗 糙 度 值 为 
Ra6.3um， 均 用 表面 粗糙 度 比较 样 块 目 测 对 比 测量 。 

(3) 检测 量具 ( 辅 具 ) 

1) 使 用 量具 : 25 ~ 50mm 的 外 径 千 分 尺 ， 表 面 粗糙 度 比 较 样 块 ，1500mm 金属 
直 尺 。 

2) 使 用 辅 具 : 检验 平板 。 

(4) 零件 检测 

1) 几何 尺寸 外 圆 直径 830，, ,mm， 用 外 径 千 分 尺 直 接 测量 得 到 ， 长度 1200mm， 
用 金属 直 尺 测量 得 到 ; 两 处 倒 角 Clmm， 用 目测 或 游标 卡尺 测量 得 到 。 

2) 几何 误差 . $30mm 外 圆 的 圆 度 公差 为 0.015mm; 在 生产 车 间 ， 对 于 大 批量 生产 
产品 ， 采 用 通 、 止 卡 规 测量 ， 对 于 单 件 和 小 批 细 长 轴 ， 一般 用 外 径 千 分 尺 测 量 。 在 同一 
截面 上 用 外 径 千 分 尺 十 字 或 米 字 测量 ， 即 对 不 同 的 角度 进行 测量 ， 千 分 尺 的 最 大 读数 和 
最 小 读数 的 差 值 之 半 就 是 该 截面 上 的 圆 度 误 差 ; 按 上 述 方法 在 工件 1200mm 全 长 上 测量 
若干 个 截面 ， 取 其 中 最 大 的 误差 值 作 为 该 工件 的 圆柱 度 误 差 。 

在 选取 若干 截面 时 ， 最 好 结合 细 长 轴 的 加 工 方法 进行 ， 用 一 端 夹 紧 一 端 顶尖 的 方法 
加 工 和 用 双 顶 尖 中 间 支 承 的 加 工 方法 ， 前 者 选择 截面 要 多 于 后 者 。 

3) 表面 粗糙 度 : 表面 粗糙 度 值 检测 时 把 样 块 靠近 工件 表面 ， 用 肉眼 观察 比较 得 出 
表面 粗糙 度 值 。 

2. 直线 度 误差 的 检验 

检验 图 3-34 所 示 光 杠 〈 磨 工 加工 ) 的 直线 度 误差 。 
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图 3-34 ” 磨 工 加 工 光 杠 零件 图 
(1) 图 样 分 析 





1) 磨 工 加 工 细 长 轴 零 件 。 

2) 工件 长 度 为 230mm 、 直 径 为 ggmm 和 p10mm， 该 轴 是 长 径 比 大 于 25 的 细 长 轴 。 

(2) 零件 几何 量 精度 分 析 

1) 几何 尺寸 : 外 圆 直 径 bg10 ,mm， 公 差 等 级 为 IT12， 用 外 径 千分尺 测量 ; 长 度 
50mm、250mm 未 注 公 差 ， 按 中 等 精度 得 极限 偏差 分 别 为 +0.3mm、+t0.5mm， 可 以 用 
游标 卡尺 测量 。 

2) 几何 公差 : $10mm 的 直线 度 公差 为 0.02mm， 公 差 等 级 为 IT6 ~ IT7。 

3) 表面 粗 烟 度 : $10mm 外 圆 的 表面 粗糙 度 值 为 Ra0. 2um， 表面 粗糙 度 比较 样 块 
目测 对 比 测量 。 由 于 表面 粗糙 度 精度 要 求 高 ， 必 要 时 采用 仪器 测量 。 

(3) 检测 量具 ( 辅 具 ) 

1) 使 用 量具 : 0 ~25mm 的 外 径 千 分 尺 ， 表 面 粗 糙 度 比较 样 块 ，300mm 游标 卡尺 ， 
杠杆 百 分 表 ， 游 标高 度 卡尺 (可 以 装 表 )。 

2) 使 用 辅 具 : 一 对 V 形 架 ,检验 平板 。 

(4) 零件 检测 
1) 几何 尺寸 : 外 圆 直 径 %10 。，,mm， 用 外 径 千 分 尺 测量 ;长度 (50 + 上 0.3) mm、 
(250 +0.5)mm 可 以 用 游标 卡尺 测量 得 到 。 

2) 几何 误差 : $10mm 外 圆 素 线 的 直线 度 公 差 为 0.02mm; 直线 度 误差 的 检测 方法 
比较 多 ， 对 于 细 长 轴 ， 在 生产 车 间 ， 采 用 打 表 的 方法 ， 如 图 3-35 所 示 。 

测量 时 ， 将 被 测 零件 置 于 一 对 等 高 的 V 形 架 覃 内 ， 并 放 在 检验 平板 测量 面 上 ;将 
杠杆 百 分 表 安 装 在 游标 高 度 卡 尺 上 ; 把 杠杆 百 分 表 测 头 与 被 测 零件 上 端 素 线 接触 ， 调 整 
V 形 架 的 高 度 ， 将 被 测 直线 的 两 端点 连 线 与 测量 基准 轴线 ( 即 平板 测量 面 ) 大 致 调 平 
行 。 沿 被 测 直 线 移动 杠杆 百 分 表 ， 按 适当 的 间距 确定 若干 个 测 点 ， 用 杠杆 百 分 表 测 得 各 
测 点 的 读数 并 记录 。 根 据 记录 读数 形成 测 得 的 直线 ， 按 误差 评定 方法 进行 数据 处 理 ， 求 
出 该 条 素 线 的 直线 度 误 差 值 ， 按 上 述 方法 测量 若干 条 素 线 直 线 度 误差 值 ， 取 其 中 最 大 值 
作为 该 被 测 零件 的 直线 度 误 差 值 。 

3) 表面 粗糙 度 : 用 表面 粗糙 度 比较 样 块 比较 测量 表面 粗糙 度 的 方法 ， 检 测 时 ， 把 
样 块 靠近 工件 表面 ， 用 肉眼 观察 比较 得 出 表面 粗糙 度 值 ， 如 图 3-36 所 示 。 

一 般 对 于 轴 类 零件 常用 的 表面 粗糙 度 比 较 样 块 有 : Ra3.2hm、Ral.6hm、Ra0.8hm、 
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图 3-35 细 长 轴 直 线 度 误差 检测 方法 图 3-36 ”用 表面 粗糙 度 比较 样 

块 测量 表面 粗糙 度 的 方法 

Ra0. 4pm、Ra0. 2pm 等 表面 粗糙 度 等 级 ， 应 经 党 练习 用 肉眼 判断 比较 这 些 表面 粗糙 度 
等 级 的 样 块 和 工件 表面 。 



























































仿 仿 邻 第 二 节 套 类 零件 的 检验 


套 类 零件 的 主体 多 为 几 段 直径 不 同 、 长 度 大 于 直径 的 回转 体 。 
分 类 及 功能 
按 套 类 零件 结构 形式 不 同 ， 一 般 可 分 为 一 般 套 、 薄 壁 套 和 偏心 套 三 类 。 
套 类 零件 主要 用 于 安装 在 轴 上 的 其 他 零件 (如 齿轮 、 轴 承 、 带 轮 、 链 轮 等 ) 的 轴 
向 定位 和 调整 。 
2. 结构 与 特点 
套 类 零件 是 回转 体 零件 ， 一 般 由 同心 轴 的 内 外 圆柱 面 、 圆 锥 面 、 内 孔 和 螺纹 及 相应 
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的 端面 所 组 成 。 
由 于 组 成 零件 的 回转 体 都 处 在 同一 回转 轴线 上 ， 而 且 可 以 由 圆锥 体 、 圆 柱 体 等 形体 
同 轴 组 合 而 成 。 




















套 类 零件 与 轴 类 零件 的 不 同 点 是 : 轴 类 零件 一 般 是 实心 杆 类 ， 零 件 几何 形体 大 多 数 
为 直径 各 异 、 精 度 较 高 的 外 圆柱 面 ; 套 类 零件 一 般 是 空心 套 类 ， 套 类 零件 除外 圆柱 面 
外 ， 还 有 很 多 精度 较 高 的 内 孔 表 面 。 
套 类 零件 内 外 圆 上 常 制 有 倒 角 、 圆 角 、 退 刀 槽 、 越 程 槽 、 螺 纹 等 机 构 ， 如 岁 3-37 
所 示 。 

3. 检测 特点 

由 于 组 成 套 类 零件 都 是 回转 体 类 零件 ， 其 尺寸 检测 主要 是 内 外 圆柱 直径 尺寸 的 检 
测 ， 所 使 用 的 测量 器 具 主 要 是 内 卡 钳 、 光 滑 圆柱 通 止 规 、 外 径 千分尺 、 内 测 千分尺 和 游 
标 卡尺 ; 套 类 零件 的 轴 向 尺寸 一 般 精度 要 求 不 高 ， 其 检测 器 具 一 般 为 金属 直 尺 和 游标 深 
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度 卡尺 ; 当 轴 向 尺寸 的 精度 等 级 要 求 较 高 时 可 用 加 长 游标 卡尺 或 设计 制造 的 专用 测 长 量 
具 ; 轴 套 类 零件 的 几何 公差 检测 项 目 多 为 径 向 圆 跳 动 ， 在 装 轴承 的 孔径 部 位 一 般 还 有 圆 
柱 度 、 同 轴 度 等 精度 要 求 。 
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图 3-37 物镜 简 ( 套 类 ) 零件 


一 、 一 般 套 类 零件 的 检验 


孔 的 尺寸 精度 较 低 时 ， 可 以 用 内 卡 钳 、 金 属 直 尺 和 游标 卡尺 测量 。 精 度 较 高 时 ， 可 
以 使 用 塞 规 、 内 测 千分尺 、 内 径 千 分 尺 和 内 人 径 指 示 表 等 。 

1. 检测 内 尺寸 光滑 极限 量规 

(1) 分 类 检测 内 尺寸 光滑 极限 量规 种 类 较 多 ， 如 图 3-38 所 示 。 一 般 按 其 用 途 进 
行 分 类 ; 常用 的 有 检测 较 小 圆 孔 内 径 的 光滑 塞 规 (圆柱 形 和 圆锥 形 两 种 ) (图 3-38b); 
检测 矩形 凹 槽 宽度 的 键 规 (图 3-38i) ; 检测 较 大 圆 孔 内 径 或 其 他 形状 内 孔 某 两 对 面 距 
离 的 杆 规 〈 和 常 称 为 量 棒 ) (图 3-38h) 等 。 

检测 圆柱 形 孔 内 径 的 光滑 塞 规 有 将 过 端 和 止 端 装置 在 一 个 手柄 两 端的 双 头 型 (图 
3-38c) 和 通 规 、 止 规 单独 制作 的 单 头 型 两 大 类 (图 3-38d) 。 根 据 其 工作 面 直 径 的 大 
小 ， 其 工作 面 有 全 形 (整个 圆柱 面 ) 和 非 全 形 (图 3-38e、f、g， 部 分 圆柱 面 ， 一 般 分 
对 称 的 三 部 分 或 两 部 分 ) 之 分 。 对 直径 较 小 ($1 ~ mm) 的 圆柱 形 塞 规 通 常 被 称 为 
“ 针 式 塞 规 ”( 图 3-38a) 。 

(2) 检测 圆柱 内 孔 用 的 光滑 塞 规 通常 用 以 下 几 种 方法 来 区 分 塞 规 的 通 端 ( 通 规 ) 
和 止 端 ( 止 规 ) : 

1) 字母 “T” 表 示 通 端 , “Z” 表 示 止 端 。 

2) 制造 时 ， 在 靠近 止 端的 一 头 手柄 上 或 者 止 端 测 头 的 锥 柄 上 ， 车 出 一 个 环形 
宗 槽 。 

3) 通 端 的 工作 面 比 止 端的 工作 面 长 1/3 ~ 1/2。 

(3) 使 用 前 对 塞 规 的 检查 和 要 求 









































































































































1) 检查 塞 规 的 工作 面 ， 不 允许 有 锈 迹 、 毛 刺 、 划 痕 、 黑 斑 等 缺陷 。 
2) 检查 塞 规 上 的 标志 ， 该 标志 应 正确 、 清 上 晰 ， 与 被 检测 的 工件 图 样 标注 矿 才 〈 含 
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图 3-38 ”检测 内 尺寸 的 量规 种 类 


公差 带 ) 符号 、 代 号 或 标记 相符 。 





3) 检查 塞 规 的 检定 合格 证 (或 卡片 ) ， 所 用 塞 规 必 须 在 检定 周期 内 。 经 检定 不 合 
格 的 塞 规 应 进行 报废 处 理 ， 不 得 使 用 。 
(4) 使 用 方法 (图 3-39) 和 注意 事项 








1) 将 被 检测 的 圆 孔 擦 拭 干 净 后 ， 
手 握 塞 规 ， 尽 可 能 地 保持 塞 规 的 轴线 


与 被 检测 圆柱 孔 轴线 重合 。 








2) 先 将 塞 规 的 通 端 对 准 被 检测 的 
圆柱 孔 ， 尽 量 轻 轻 地 靠 塞 规 的 自重 将 








塞 规 通 端 推 人 孔 内 ， 然 后 拉 出 。 


若 此 时 推动 和 拉 出 时 ， 手感 没 用 





力 或 用 力 不 大 ,或 者 说 感觉 较 顺 





说 明 被 测 孔径 的 内 径 尺寸 在 公差 带 范 
围 内 ; 若 须 用 较 大 的 力 才能 推进 去 和 








用 才 寺 车 些 册 性 






用 适当 的 力 推 入 





利 ， 








拉 出 ， 则 说 明 被 测 孔径 在 公差 带 下 线 图 3-39 塞 规 的 使 用 方法 
附近 ( 即 接近 下 限 ) ， 若 用 靠 塞 规 自重 或 用 很 小 的 力 就 能 推进 去 和 拉 出 ， 说 明 被 测 孔 径 


在 公差 带 上 限 附 近 〈 即 接近 上 限 ) ， 


3) 将 塞 规 的 止 端 对 准 被 测 圆 村 











甚至 于 超过 了 上 限 (此 孔 超过 了 合格 标准 ) 。 
FE 孔 ， 铬 不 能 进入 ， 则 说 明 被 测 孔径 尺寸 为 超过 公差 











带 的 上 限 值 ， 合 格 ; 若 能 进入 〈 可 能 须 用 一 定 的 推力 和 拉力 ) ， 则 说 明 被 测 孔径 尺寸 超 


过 公差 带 的 上 限 值 ， 不 合格 。 
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4) 检测 通 孔 时 ， 塞 规 的 “ 止 端 ” 应 分 别 从 孔 的 两 端 进行 检测 ， 都 不 通过 ; “过 端 ” 
应 在 孔 的 整个 长 度 内 通过 ， 此 时 方 认定 为 被 检测 孔径 合格 ; 测量 不 通 孔 时 ， 塞 规 的 外 圆 
上 开 有 排 气 槽 ， 可 以 排除 孔 内 的 空气 ; 知 没有 排 气 槽 尽量 不 要 用 ， 容 易 误 判 (空气 排 
不 出 来 ， 有 了 阻力 ， 止 规 可 能 止 不 住 ， 由 于 阻力 误 认 为 止 住 了 ) 。 

5) 将 “过 端 ” 塞 入 被 测 孔径 时 ， 塞 规 轴 向 不 得 倾斜 ,否则 容易 发 生 测 量 误差 造成 
误 判 ， 也 可 能 把 赛 规 卡 在 孔 内 ; 向 外 拉 拔 时 ， 也 要 使 塞 规 顺 着 孔 的 轴线 方向 。 

6) 将 塞 规 寒 入 孔 内 后 ,不 得 旋转 动 ， 以 防止 塞 规 受到 不 必要 的 磨损 。 

7) 一 般 不 允许 检测 刚刚 加 工 完 的 孔 ， 如 必须 检测 ， 则 应 动作 迅速 ， 即 将 过 端 塞 入 
孔 内 后 ， 要 尽快 将 其 拉 出 。 否 则 就 有 可 能 因 工 件 冷却 使 内 孔径 缩小 ， 将 塞 规 “ 咬 ” 在 
孔 里 ， 难 以 拔 出 。 者 遇 这 种 情况 ， 不 要 采取 使 用 锤子 殴打 或 摔 、 拧 塞 规 等 强行 措施 ， 而 
要 用 木 棒 轻 轻 殴 击 或 使 用 拉 拔 器 等 专用 工具 进行 处 理 ， 必 要 时 ， 可 将 工件 稍稍 加 热 后 ， 
即 可 将 塞 规 很 容易 地 拔 出 。 

2. 通用 量具 及 其 检测 

(1) 内 卡 钳 测 孔径 ” 孔 的 尺寸 精度 要 求 较 低 时 ， 如 热 加 工 毛 坏 、 位 置 比 较 狭 小 和 
在 没有 外 径 千 分 尺 的 情况 下 ， 可 以 采用 内 卡 钳 进行 孔径 的 测量 ， 比 较 灵 活 。 

内 卡 钳 与 外 径 千 分 尺 配合 使 用 ， 也 能 测 出 较 高 精度 (IT7 ~IT8) 的 内 孔 。 这 种 检测 
孔径 的 方法 是 生产 车 间 最 常用 的 一 种 方法 。 如 要 求 测量 $40 ”mm 的 孔径 ,测量 和 测 
量 计算 如 图 3-40 所 示 。 

先 把 内 卡 钳 两 只 脚 的 张 开 尺 寸 a 调 到 孔 的 下 极限 尺寸 ， 即 令 d=40mm，d 值 用 外 径 
千分尺 测量 得 到 ; 把 内 卡 错 的 两 只 脚 一 起 伸 进 孔 内 ,一 只 脚 固定 在 C 点 ， 另 一 只 脚 在 
孔 中 左右 摆动 ， 可 以 按 下 式 计算 出 允许 的 摆动 距离 $， 即 
2d(2dc+c) 

d+tc 
































































































































S= 


式 中 4d 一 一 孔 的 下 极限 尺寸 (mm); 
孔 的 公差 值 (mm) 。 
代入 公式 得 到 
_2x40 x(2x40x0.039 +0.039°) 
40 +0.039 

估计 出 测量 时 卡 钳 的 摆动 距离 后 ， 和 允许 值 比较 ， 如 
果实 测 值 小 于 计算 值 ， 就 说 明 合 格 。 

(2) 内 测 千 分 尺 测 孔径 ”第 二 章 中 介绍 的 内 测 千分尺 
为 普通 型 的 ， 现 在 也 有 使 用 电子 数 显 的 内 测 千分尺 ， 这 两 
大 类 内 测 千分尺 的 结构 及 其 应 用 如 图 3-41 所 示 。 图 3-40 内 卡 钳 与 外 径 

测量 时 ， 左 手 的 拇指 和 食指 捏 住 固 定量 爪 的 根部 ， 小 。” 干 分 上 配合 使 用 测 孔径 
指 和 无 名 指 托 住 活动 量 爪 的 根部 ， 右 手 旋转 微分 简 ， 当 量 爪 的 测量 面 快 与 被 测量 面 接触 
时 (或 者 先 将 两 个 测量 不 测量 面 之 间 的 距离 调整 到 比 被 测 工 件 孔径 尺寸 稍 小 一 点 ， 然 
后 将 两 个 测量 爪 伸 入 工件 孔 内 ) ， 换 用 旋转 测 力 装置 的 方法 ， 进 一 步 接近 被 测量 面 ， 测 
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mm =6. 24mm 
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量 时 应 尽量 使 量 爪 的 整个 素 线 工 作 ， 如 图 3-42 所 示 ， 当 听 到 “ 味 、 味 ”的 声音 后 ， 即 
可 读数 。 

内 测 千分尺 的 读数 方法 与 深度 千分尺 相同 ， 和 外 径 千分尺 相 比 ， 则 读数 方向 刚好 相 
反 ， 这 是 由 于 两 者 固定 套 简 和 微分 简 的 刻度 线 相 反 的 缘故 。 测 量 时 ， 千 分 尺 的 测量 面 与 
被 测量 面 之 间 的 接触 方式 和 注意 事项 与 游标 卡尺 进行 内 尺寸 测量 相同 。 

测量 孔径 时 ， 要 轻 轻 摆 动 内 测 千 分 斥 ， 找 到 最 大 值 为 测量 值 ; 测量 模 宽 等 内 尺 二 
时 ， 找 到 最 小 值 即 为 测量 值 。 

(3) 两 点 内 径 千 分 斥 测 孔 径 ”两 点 内 径 干 分 义 测 量 孔 径 ， 在 第 二 章 中 介绍 的 比较 
详细 ， 在 此 不 详 述 。 
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图 3-41 ”内 测 千分尺 的 结构 及 其 应 用 图 3-42 ”使 用 内 测 千分尺 测 孔径 的 方法 
a) 正确 b)、c) 错误 

(4) 内 径 指示 表 测 孔径 ”内 径 指示 表 的 结构 在 第 二 章 中 已 经 作 过 介绍 ， 也 介绍 了 
一 些 使 用 方法 及 注意 事项 ， 由 于 使 用 内 径 指 示 表 测量 孔径 比较 多 ， 所 以 再 补充 说 明 。 根 
据 工 件 被 测 尺寸 ， 前 面 介绍 用 外 径 千 分 尺 调整 零 位 ; 还 可 以 选择 相应 精度 标准 环 规 或 用 
量 块 及 量 块 附件 的 组 合体 来 调整 内 径 指 示 表 的 零 位 ， 如 图 3-43 所 示 。 

因为 内 径 指示 表 测 量 内 径 是 一 种 比较 测量 法 ， 测 量 前 应 根据 被 测 孔 径 的 大 小 ， 用 专 
用 环 规 ， 或 者 用 上 述 量 块 及 量 块 附件 的 组 合体 校 零 位 后 才能 使 用 。 应 保证 在 自由 状态 
下 ， 两 个 测 头 之 间 的 距离 比 被 测 孔径 的 公称 尺寸 大 0.5 ~ lmm; 测量 时 小 心 压 住 定位 装 
置 和 活动 测 头 ， 将 内 径 指示 表 放 人 被 测 孔 中 ， 沿 轴线 方向 摆动 ， 找 出 最 小 值 ， 再 沿 圆周 
( 径 向 ) 方向 转动 ， 如 图 3-43 和 图 3-44 所 示 ， 找 出 长 指针 摆动 的 最 大 值 ， 就 是 实际 孔 
径 对 公称 尺寸 的 偏差 。 如 果 长 指针 转动 超过 零 位 时 ,说 明 孔 径 小 于 公称 尺寸 ， 则 偏差 是 
负 值 ， 如 果 长 指针 转动 不 到 零 位 时 ,说 明和 孔 径 大 于 公称 尺寸 ， 则 偏差 是 正 值 。 
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沿 轴 线 方向 摆动 


图 3-44 ”内 径 指 示 表 测量 内 径 方法 
内 径 指示 表 的 示 值 误差 比较 大 ， 如 测量 范围 为 35 ~ 50mm 的 ， 








找到 长 指针 
的 最 大 读数 








示 值 误差 为 














+0.015mm， 因 此 ， 使 用 时 应 经 常 在 专用 环 规 或 千 分 太 上 进行 校 零 ， 必 要 时 用 量 块 及 量 


块 附件 的 组 合体 校 零 ， 并 增加 测量 次 数 ， 以 便 提 高 测量 精度 。 




















(5) 弹簧 内 卡 钳 和 卡 扩 或 外 径 干 分 斥 测 沟 模 直径 ”内 沟 覃 必须 使 用 弹簧 内 卡 钳 进 











= 





行 测 






































量 ， 在 测量 完成 内 沟 槽 直径 后 ， 把 弹簧 内 卡 钳 取 出 来 ,测量 所 得 到 的 直径 尺寸 ， 也 


就 是 把 内 卡 钳 的 两 只 脚 从 调 定 的 、 测 量 出 内 沟 槽 直径 的 状态 收缩 后 取出 ， 等 它 恢 复原 状 











后 ， 用 游标 卡尺 (精度 低 ) 或 外 径 千 分 尺 (精度 高 ) 测量 两 只 脚 的 张 开 昌 
沟 槽 的 直径 ， 如 图 3-45 所 示 。 


























E 离 ， 就 是 内 


(6) 游标 深度 卡 斥 测 内 沟 模 的 轴 疝 斥 才 “内 沟 模 的 轴 疝 斥 才 可 以 用 开 型 游标 帝 度 








卡 太 〈 单 钩 型 ) 测量 ， 如 图 3-46 所 示 。 
3. 几何 误差 测量 





(1) 孔径 圆 度 误 差 测量 ” 当 了 和 孔径 的 圆 度 精度 要 求 不 高 时 ， 生 产 车 间 常 用 内 径 指示 
































表 在 孔径 的 各 个 方向 上 测量 ， 测 量 读数 的 最 大 值 和 最 小 值 差 值 的 一 半 即 为 孔径 该 截面 的 











圆 度 误差 ; 用 同样 的 方法 测量 若干 个 截面 的 圆 度 误差 ， 取 其 中 最 大 值 ， 就 是 该 孔径 的 贺 





度 误差 。 











(2) 孔径 圆柱 度 误差 的 测量 ” 当 孔 径 的 圆柱 度 精度 要 求 不 高 时 ， 生 产 车 间 也 常用 











内 径 指示 表 在 孔径 的 各 个 截面 不 同 圆周 上 测量 。 与 圆 度 误 差 测 量 方法 相同 ， 
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把 每 个 截面 


第 三 章 ， 轴 套 类 零件 的 检验 “大 








不 同方 向 测 得 读数 6 的 最 大 值 和 最 小 值 记录 下 来 ， 例 如 该 截面 定 为 截面 I ， 则 记录 
5 、6i,; 再 在 其 他 开 、 亚 两 个 截面 测量 ， 如 在 截面 开 不 同方 向 测 得 最 大 值 和 最 小 值 
分 别 为 571, 、61; 截面 亚 不 同方 向 测 得 最 大 值 和 最 小 值 分 别 为 65,,、、6n,; 比较 三 
个 截面 最 大 值 61,,、、61,,、、6nm 中 哪个 最 大 ， 如 5 最 大 ， 则 将 其 作为 整个 孔径 长 度 
上 的 最 大 值 A,、 =5.; 比较 三 个 截面 最 小 值 5 、5r 、5mu 中 哪个 最 小 ， 如 Sm 最 
小 ， 则 将 其 作为 整个 孔径 长 度 上 的 最 小 值 A，= 61,,,; 该 最 大 值 与 最 小 值 差 值 的 一 半 就 
是 孔径 的 圆柱 度 误差 值 ， 即 A = (A,, -Ai )/2。 
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图 3-45 用 弹簧 内 卡 钳 测量 内 沟 槽 直径 图 3-46 ”本 型 游标 深度 卡尺 测量 内 沟 槽 的 轴 向 尺寸 














(3) 径 向 圆 跳动 误差 测量 

1) 方法 一 : 一 般 测量 套 类 零件 的 径 向 圆 跳动 误差 时 ， 经 常 是 以 孔 的 轴线 为 基准 
的 。 生 产 车 间 实 际 操作 ， 大 多 数 是 使 用 心 轴 辅助 V 形 架 或 带 前 后 顶尖 支架 的 检验 平台 、 
指示 器 等 ， 模 拟 内 孔 轴 线 进行 测量 ， 即 把 套 类 零件 孔 内 穿 上 精度 很 高 的 心 轴 ， 用 指示 器 
检测 径 向 圆 跳动 ， 如 图 3-47 所 示 。 

根据 被 测 套 类 零件 基准 孔径 尺寸 ,选择 检验 
棒 〈 不 同 规格 的 均 有 中 心 孔 ) 或 标准 圆柱 (有 中 
心 孔 的 ) 作为 心 轴 ; 将 被 测 套 类 零件 基准 孔径 中 
穿 上 〈 无 间隙 ) 心 轴 ; 将 被 测 工件 〈 带 心 轴 ) 装 
在 带 前 后 顶尖 支架 的 检验 平台 上 ， 把 指示 器 安装 
在 表 架 上 ， 放 在 检验 平台 上 ;， 指示 器 测 头 接触 被 
测 表面 ， 缓 慢 旋 转 工 件 ， 观 察 记 录 指 示 器 指针 摆 
动 位 置 ， 旋 转 一 周 ， 指 针 变动 范围 (读数 的 最 大 
值 与 最 小 值 之 差 ) ， 就 是 被 测 套 类 零件 径 向 圆 跳动 




























































































误差 值 。 习 3-47 用心 轴 模拟 孔径 轴线 
2) 方法 二 : 对 于 某 些 外 形 比较 简单 而 内 部 形 测量 径 向 贺卡 动 误 状 








状 比较 复杂 的 套 类 和 零件， 如 图 3-48a 所 示 ， 不 能 装 夹 在 心 轴 上 测量 径 向 圆 跳动 误差 时 ， 
可 把 工件 放 在 V 形 架 上 ， 一 起 放 在 检验 平板 的 测量 面 上 ; 并 将 其 轴 向 定位 (可 以 用 方 
箱 或 其 他 大 尺寸 V 形 架 限制 工件 轴 向 窜 动 的 方法 )， 以 外 圆柱 面 模拟 基准 ; 如 图 3-48b 
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所 示 ， 测 量 时 ， 用 杠杆 千 分 表 进 行 测量 ， 将 测 杆 伸 入 被 测 孔径 部 位 ， 测 头 接触 孔径 表 
面 ， 转 动工 件 ， 观 察 杠 杆 千 分 表 指 针 摆 动情 况 ， 工 件 旋 转 一 周 指针 摆动 量 就 是 被 测 工件 
径 向 圆 跳动 误差 值 。 

(4) 轴 向 圆 跳 动 误差 测量 ”检测 套 类 和 零件 的 轴 向 圆 跳动 误差 时 ， 经 常 是 以 孔 的 轴 
线 为 基准 的 。 生 产 车 间 实 际 操作 ， 大 多 数 是 使 用 心 轴 辅 以 带 前 后 顶尖 支架 的 检验 平台 、 
指示 器 等 ， 横 拟 内 孔 轴线 进行 测量 ; 即 把 套 类 零件 孔 内 穿 上 (无 间 陀 ) 精度 很 高 的 心 
轴 ， 用 指示 噩 检测 轴 向 圆 跳动 误差 ， 如 图 3-49 所 示 。 






























































图 3-48 ”检测 径 向 圆 跳动 图 3-49 ”顶尖 支架 检测 轴 癌 圆 跳动 
把 杠杆 千 分 表 (或 杠杆 百 分 表 ) 测 头 靠 在 被 
测 端 面 上 (与 内 孔 基 准 轴线 有 轴 向 圆 跳动 公差 要 3 A 





求 的 面 ) ， 转 动心 轴 〈 轴 向 无 滑动 ) ， 杠 杆 千 分 表 
读数 差 即 为 该 单个 圆柱 面 上 的 轴 向 圆 跳动 误差; 
将 杠杆 千 分 表 沿 被 测 端面 径 向 移动 ， 测 得 若干 个 
测量 圆柱 面 上 的 轴 向 圆 跳动 误差 值 ， 取 其 中 最 大 
值 作为 该 零件 的 轴 向 加 跳动 误差 

(5) 端面 对 轴线 的 垂直 度 误差 测量 ” 轴 向 圆 国 350 条 门 硬 训 到 和 和 让 度 的 区 关 
跳动 是 当 零 件 绕 基 准 轴线 无 轴 向 移动 回转 时 ， 所 要 求 的 端面 任 一 测量 直径 〈 圆 柱 ) 处 
的 轴 向 加 跳动 量 A， 垂 直 度 是 整个 端面 的 垂直 度 误差。 

如 图 3-50a 所 示 的 工作 ， 当 端面 是 一 个 平面 时 ， 其 轴 向 圆 跳动 误差 值 为 ^4， 垂 直 度 
误差 值 也 是 和 ， 两 者 相等 ， 如 果 端 面 不 是 平面 ， 而 是 凹面 ， 如 图 3-50b 所 孙 ， 虽 然 其 轴 
向 加 跳动 量 为 零 ， 但 是 垂直 度 误差 值 为 A。 因 此 ， 仅 仅 用 轴 向 圆 跳动 误差 来 评定 垂直 
度 是 不 能 满足 零件 设计 要 求 的 。 

检测 端面 对 轴线 垂直 度 误差 的 方法 : 如 图 3-51 所 示 ， 把 小 锥 度 心 轴 3 放置 在 被 测 
套 类 零件 2 上 ; 将 心 轴 放 置 在 Y 形 架 槽 内 ， 并 用 夹 紧 装置 将 其 粗 固定 ， 并 放置 在 检验 











a) b) 
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Ac 一 一 -ac 


定 二 有 持 


轴 套 类 零件 的 检验 | 大 














板 测 量 面 上 ， 先 将 心 轴 找 正 〈 轴 线 与 平板 测量 面 垂 


























直 ) ， 固 定好 心 轴 (再 看 心 轴 垂 直 没 变化 ) ; 然后 














用 杠杆 百 分 表 4 的 测 头 沿 被 测 端面 径 向 


从 里 面向 外 








移动 ， 杠 杆 百 分 表 的 读数 差 ， 就 是 端面 对 内 基准 孔 





轴线 的 垂直 度 误差 。 
二 、 薄 壁 套 零件 的 检验 
薄 壁 套 零 件 的 特点 是 工件 刚性 差 ， 





加 工时 容易 


变形 。 检 测 该 类 零件 时 ， 应 充分 考虑 使 用 何 种 量具 
进行 检测 ， 尽 量 减 小 测量 力 对 薄 壁 件 的 测量 影响 ， 


即 减 小 测量 误差。 
检测 图 3-52 所 示 的 薄 壁 套 零件 。 
1. 图 样 分 析 
1) 工件 为 磨 削 加 工件 。 








2) 材料 为 60S2Mn， 热 处 理 漆 火 硬度 达到 62HRC。 


3) 内 外 形 尺 寸 和 几何 精度 有 要 求 。 
2. 零件 几何 量 精 度 分 析 

(1) 几何 尺寸 

1) 外 圆 直径 $106h7， 公 差 等 级 为 











IT7; 内 孔 直 














径 为 $100H6， 公 差 等 级 为 TT6; 计算 壁 厚 约 3mm: 


选择 用 内 测 千分尺 或 两 点 内 径 千 分 尺 测 


量 ,，g$105mm 


未 注 公 差 ， 按 图 中 技术 要 求 的 m 级 ， 即 中 等 精度 查 
得 其 极限 偏差 为 上 0.3mm， 用 游标 卡尺 测量 。 
2) 轴 向 尺寸 : 倒 角 宽度 2mm 和 总 长 80mm 未 

















注 公 差 ， 按 中 等 精度 查 得 其 极限 





出 差分 别 为 





+0. lmm +0.3mm; 精度 不 高 ， 用 游标 卡尺 测量 。 


(2) 几何 公差 











图 3-51 检测 端面 对 轴线 


垂直 度 误 差 




















1 一 V 形 架 


3 一 心 和 有 





的 方法 





2 一 套 类 零件 


4 一 杠杆 














了 分 表 









































技术 要 求 
1. 材 料 60Si2Mn ,热处理 淳 硬 至 62HRC 
2.GB/T 1804-m 





图 3-52 




















注 壁 套 和 零件 


1) 内 孔 圆 度 公差 为 0.005Smm， 公 差 等 级 为 ITS ~ IT6; 由 于 热处理 硬度 高 ， 壁 厚 为 


3mm， 应 该 能 承受 较 大 的 力 ， 选 择 内 径 干 分 表 测 量 




















2) 内 外 圆 轴线 的 同 轴 度 公差 为 $0.01mm， 公 差 等 级 为 IT5， 可 采用 打 表 的 方法 测 








量 其 误差 。 





3) 表面 粗 燃 度 和 有 关 特 性 要 求 . $105mm 端 函 





























圆 的 表面 粗糙 度 值 为 Ra0. 2pm; 硬度 值 62HRC。 





3. 检测 量具 ( 辅 具 ) 


[的 表面 粗糙 度 值 为 Ra0. 1] um ， 内 外 


1) 使 用 量具 : 75 ~ 100mm、100 ~ 125mm 内 测 千 分 尺 或 90 ~ 100mm 、100 ~ 125mm 











三 爪 内 径 千 分 尺 或 两 点 内 径 千 分 尺 ， 内 径 千 分 表 ， 杠 杆 千 分 表 及 表 架 。 
2) 使 用 辅 具 : 带 前 后 顶尖 支架 的 检验 平台 。 
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4. 零件 检测 
(1) 几何 尺寸 测 量 
1) 外 圆 直 径 b106h7 公差 为 0.35mm， 内 孔 直 径 4$100H6 公差 为 0.22mm， 分 别 用 外 

































































径 千 分 尺 和 内 测 千 分 尺 直 接 测量 得 到 实测 值 ， ($105 +0.3)mm， 用 游标 卡尺 测量 得 到 
实测 值 。 

2) 轴 疝 尺寸 倒 角 宽度 (2 +0.1)mm 和 总 长 (80 +0.3)mm 用 游标 卡尺 测量 得 到 实 
测 值 。 


(2) 几何 误差 测量 

1) 内 孔 圆 度 公 差 为 0.005mm。 选 取 三 个 截面 ， 每 个 截面 以 不 同 的 圆周 角度 用 内 径 
于 分 表 测 量 内 径 尺 寸 得 到 最 大 值 和 最 小 值 ， 其 差 值 的 一 半 就 是 该 截面 的 圆 度 误差 ; 取 三 
个 截面 贺 度 误差 的 最 大 值 ， 即 为 该 内 孔径 的 圆 度 误差 ， 若 不 大 于 0.005mm， 该 零件 内 径 
圆 度 合格 。 

2) 内 外 圆 轴 线 的 同 轴 度 误差 测量 : 根据 内 孔 直 径 $100H6 选择 心 轴 ， 将 心 轴 放 入 
内 和 孔 (无 间隙) 中 ， 并 且 延 伸 出 孔 距 离 端 面 一 定 尺 寸 ; 将 心 轴 放 置 于 一 对 等 高 V 形 架 3 
上 ,模拟 体现 $100mm 孔径 基准 轴线 ， 如 图 3-53 所 示 。 

使 用 可 以 同时 安装 两 块 指示 表 的 表 架 ， 将 两 块 指 
示 表 分 别 固定 在 铅 垂 截面 内 ( 表 架 上 ) ， 两 测 头 上 下 
同时 接触 套 简 外 圆 ， 即 相对 于 基准 轴线 对 称 地 调 零 ; 
然后 沿 被 测 表面 轴 疝 测量 ， 取 指示 表 在 垂直 基准 轴线 
的 正 截面 上 测 得 各 对 应 点 的 示 值 差 值 | M,-M,1 ， 作 
为 该 截面 上 的 同 轴 度 误差 ; 按 上 述 方法 在 者 干 截面 内 
测量 ， 取 各 截面 的 最 大 值 (绝对 值 ) ， 作 为 该 零件 的 
同 轴 度 误差 。 此 方法 适用 于 测量 形状 误差 较 小 的 零件 。 

(3) 表面 粗糙 度 和 有 关 特 性 要 求 ”g105mm 端面 图 3-53 ”外 圆 与 内 孔 轴线 










































































































































































和 内 外 圆 的 表面 粗糙 度 ， 采 用 表面 粗糙 度 比 较 样 块 对 的 同 轴 度 误差 测量 
比 目 测 方法 测量 ， 硬 度 值 62HRC 采用 手提 式 硬度 计 直 1 一 指示 表 2? 一心 和 
接 在 外 圆 上 测量 〈 若 允许 的 话 ) ， 否 则 在 毛坯 阶段 3 一 V 形 染 4 一 检验 平板 
测量 。 


5. 重点 、 难 点 测量 及 讲评 

对 于 薄 辟 零件， 重点 是 几何 公差 ， 特 别 是 同 轴 度 误 差 的 测量 ， 两 个 指示 表 同 时 使 用 
测量 对 称 点 ， 需 要 有 经 验 的 人 员 测 量 ; 新手 一 定 要 多 练习 。 难 点 是 如 何 把 握 孔径 测量 器 
具 的 选择 : 精度 低 的 可 以 用 游标 卡尺 测量 ， 精 度 较 高 的 可 以 用 内 测 千分尺 或 两 点 内 径 千 
分 尺 ; 精度 再 高 的 ， 如 本 例 圆 度 公 差 为 0.005mm， 其 对 应 的 圆柱 度 误差 就 需要 用 内 径 千 
分 表 测 量 ; 但 是 第 二 章 讲 到 薄 壁 简 件 不 能 用 内 径 指 示 表 测量 ， 原 因 是 用 带 定 位 护 桥 的 内 
径 指 示 表 测量 时 ， 定 位 护 桥 有 一 定 的 力 施 加 在 孔径 壁 上 ， 可 能 引起 孔径 变形 ， 会 影响 测 
量 结果 。 为 此 ， 使 用 时 ， 查 看 工件 材质 、 壁 厚 和 状态 (有 无 进行 热处理 ) ， 若 不 影响 就 
可 以 使 用 。 
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三 、 偏 心 套 的 检验 


根据 偏心 的 特点 ， 偏 心 可 分 为 单 偏 心 和 多 偏心 两 类 ， 偏 心 零件 是 属于 难 加 工 、 难 检 
测 的 零件 。 

内 和 孔 与 外 圆 偏心 的 零件 称 为 偏心 套 。 两 轴线 之 间 的 垂直 距离 称 为 偏心 距 。 

偏心 套 一 般 采 用 车 前 和 磨 前 加 工 ， 后 者 相对 前 者 加 工 精度 高 。 加 工 偏心 套 根据 精 
度 要 求 不 同 ， 其 装 夹 方式 各 有 不 同 ， 检 验 人 员 应 该 在 检验 工件 时 对 其 有 所 了 解 ， 便 于 在 
检测 过 程 中 抓 住 重点 ， 使 用 较 科 学 合理 的 方法 进行 检测 ， 得 到 正确 的 检测 结果 。 下 面 根 
据 实例 了 解 偏心 套 的 主要 尺寸 精度 和 几何 精度 的 检验 及 检测 方法 。 

检测 图 3-54 所 示 经 车 削 加 工 的 偏心 套 。 
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图 3-54 车 削 加 工 的 偏心 套 





1. 图 样 分 析 

1) 工件 为 车 削 加 工件 。 

2) 内 外 形 尺寸 和 几何 精度 有 要 求 。 

2. 零件 几何 量 精度 分 析 

(1) 几何 尺寸 

1) 外 圆 尺 寸 : 基准 $85 ， mm， 公差 等 级 为 IT7; $74 mm， 公差 等 级 为 IT8; 
g81. 5mm、q96mm 未 注 公 差 ， 按 图 中 技术 要 求 的 m 级 ， 即 中 等 精度 查 得 极限 偏差 均 为 
+0. 3mm; 外 圆 尺 寸 均 使 用 外 径 千 分 尺 测量 。 

2) 内 和 孔 尺寸 865H7 (“”) ， 公 差 等 级 为 IT7; 450mm 未 注 公 差 ， 按 中 等 精度 查 
表 ， 极 限 偏差 为 +0.3mm; 使 用 游标 卡尺 测量 。 

3) 偏心 距 : $65H7 (””) 孔径 轴线 与 885“ ,mm 孔径 轴线 偏心 距 为 4mm， 偏 差 
为 +0.05mm， 用 打 表 的 方法 检测 。 
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4) 轴 向 尺寸 : 40 mm.、 2.7 mm、 25 0, mm; 6mm、8mm、45mm 未 注 公 差 ， 
按 中 等 精度 查 表 得 (6 +0.1)mm、(8 +0.2)mm、(45 +0.3)mm; 用 量 块 、 数 显 高 度 卡 
尺 和 游标 深度 卡尺 测量 。 

(2) 几何 公 

1) $85 ,wmm 外 圆 端面 、$96mm 外 圆 左 端 
差 均 为 0.03mm; 用 打 表 的 方法 测量 

2) $65H7 (“，) 轴线 与 $85 。 
三 坐标 测量 机 上 测量 。 

(3) 表面 粗糙 度 ”$65H7 ("，) 内 表面 、685 ?mm、474 0 
粗糙 度 为 Ral. 6um， 其 余 为 Ra3. 2pm。 

3. 检测 量具 、 辅 具 

1) 使 用 量具 : 50 ~75mm、75 ~ 100mm 外 径 千 分 尺 ，150mm 数 显 游标 卡尺 ， 量 块 ， 
数 显 高 度 卡尺 ， 游 标 深度 卡尺 ， 指 示 表 及 甚 支撑， 表面 粗糙 度 比较 样 块 。 

2) 使 用 辅 具 : 可 调整 千斤 项 ， 检 验 平板 。 

4. 零件 检测 

(1) 几何 尺寸 测量 

1) 外 圆 尺 寸 : $74 “mm 外 圆 用 50 ~ 75mm 外 径 千 分 尺 测量 得 到 实际 尺寸 ; 
85 ， mm、%81. 5mm 、%96mm 外 圆 均 使 用 75 ~ 100mm 外 径 千 分 尺 测量 得 到 实际 尺寸 。 

2) 内 孔 尺 寸 : $65H7 (“”) 、(%50 +0.3)mm 均 使 用 数 显 游标 卡尺 测量 得 到 实际 
尺寸 , 测量 时 注意 参照 图 2-14 所 示 游 标 卡尺 测量 内 和 孔 时 正确 与 错误 的 位 置 进行 检测 。 

3) 偏心 距 : $65H7 (“*”) 孔径 轴线 与 885 "mm 孔径 轴线 偏心 检测 。 按 $65mm 
孔径 及 公差 选择 检验 心 轴 ,使 其 紧密 配合 (无间 际 ) 地 放 入 $65mm 孔 中 ， 而 且 轴 向 不 
能 审 动 ; 将 配合 后 的 轴 (基准 心 轴 外 圆柱 ) 放置 在 V 形 架 槽 内 ， 并 放 在 检验 平板 测量 
面 上 ， 按 图 3-25 所 示 偏 心 距 的 间接 测量 方法 测量 ， 可 以 得 到 该 偏心 套 的 偏心 距 。 

4) 轴 向 尺寸 : (6 +0.1)mm 用 游标 卡尺 测量 得 到 实际 尺寸 ; 40 ”mm 用 游标 深度 
卡尺 测量 得 到 实际 尺寸 ; 由 于 2.7” mm 尺寸 较 小 ， 可 以 用 量 块 检测 ， 并 判断 合格 与 
否 ; 25， ,mm 用 数 显 高 度 卡尺 测量 ， 把 工件 左 端面 放置 在 检验 平板 测量 面 上 ， 先 将 测 
量 爪 与 模 2.7” "mm 下 面 接触 并 归 零 ， 移 动 测 头 到 $96mm 外 圆 上 端面 ， 高 度 尺 读数 即 
为 被 测 25 mm 实际 值 ， 同 理 可 以 用 数 显 
高 度 卡尺 测量 分 别 得 到 (8 + 0.2) mm、 
(45 + 上 0.3 ) mm 实际 值 。 

(2) 几何 误差 测量 

1) $85 2 as mm 外 圆 端 面 、496mm 外 























下 对 $85 ” .外 圆 基 准 轴线 的 重 直 度 公 


-0.035 
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mm 外 圆 基 准 轴 线 的 平行 度 公差 为 $0.03mm; 在 











. 035 





mm 外 表面 的 表面 

















































































































































































































圆 左 端面 对 $85 “mm 外 圆 基 准 轴线 的 
垂直 度 公差 的 测量 方法 如 图 3-55 所 示 。 图 3-55 以 外 圆 轴线 为 基准 的 垂直 度 检测 


























将 套 类 零件 端面 (基准 面 4) 用 三 个 可 调整 千斤 顶 支 承 在 检验 平板 测量 面 上 ; 借助 
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于 直角 座 量具 ， 将 右 侧 上 下 两 个 指示 表 (应 该 指示 在 基准 外 圆柱 面 上 ) 用 可 调 千 斤 项 
调整 置 零 位 ， 即 外 圆 轴线 与 检验 平板 测量 面 垂 直 ; 然后 用 右 侧 指示 表 测 量 整 个 被 测 表 








面 ， 并 记录 读数 值 ， 取 其 中 最 大 值 与 最 小 值 
85 “mm 外 圆 基 准 轴 线 的 垂直 度 误差 。 将 




















0 
-0.035 











之 差 ， 作 为 该 零件 896mm 外 圆 左 端面 对 
该 零件 端面 反 转 180。， 即 基准 面 4 在 上 ， 





























用 同样 的 方法 调整 两 指示 表 的 零 位 ， 然 后 在 $85mm 外 圆 端面 测量 ， 得 到 $85mm 外 圆 端 











面 对 基 准 轴 线 的 垂直 度 误 差 值 。 
2) $65H7 (“”) 轴线 与 85 ， 


-0.035 



































mm 外 圆 基 准 轴线 的 平行 度 误差 在 三 坐标 测量 机 








上 测量 ,测量 结果 是 测量 值 拟 合成 两 圆柱 ， 计 算 轴线 之 间 的 距离 得 到 平行 度 误 差 值 。 
(3) 表面 粗糙 度 ”$65H7 (“”) 内 表面 和 $85 mm、4$74 mm 外 圆 表面 粗 




















—0.035 —0.046 





糙 度 检测 ， 采 用 目测 比 对 表面 粗糙 度 比较 样 块 方法 测量 得 到 各 自 的 表面 粗糙 度 值 。 





5. 重点 、 难 点 测量 及 讲评 























对 于 偏心 套 检测 重点 是 偏心 距 的 检测 ; 难点 是 几何 误差 的 测量 ， 因 为 偏心 轴线 和 基 











准 轴 线 不 同 轴 ， 所 以 操作 有 许多 困难 ， 只 要 多 练习 ， 就 会 熟 能 生 巧 。 


四 、 非 整 圆 孔 零件 的 检验 


在 零件 的 检验 过 程 中 ， 经 常会 遇 到 一 些 外 形 和 内 形 不 规则 的 工件 ， 如 轴承 座 、 双 孔 
连 杆 、 减 速 器 壳 体 、 半 螺母 、 泵 盖 等 ， 即 零件 上 包括 了 外 半圆 和 内 半圆 ， 要 求 测量 半径 


或 圆 弧 ; 有些 圆 形 零件 比较 大 ， 手 头 无 大 的 钢 








I 量 外 径 卡 尺 或 外 径 千 分 尺 ， 在 这 种 情况 下 








应 该 如 何 检测 ， 生 产 车 间 常 用 的 是 平台 法 : 检测 半径 圆 跌 ， 一 般 借 用 圆柱 或 钢 球 ， 根 据 














号 高 、 弦 长 与 半径 的 关系 进行 测量 ， 也 可 以 用 样 柱 以 及 光 隙 法 或 标准 圆柱 ( 球 ) 着 色 


法 测量 。 
1. 半径 样板 检测 法 























检查 同 弧 半径 尺寸 是 否 合格 的 量规 称 为 半径 样板 ， 又 称 R 规 。 半 径 样 板 可 分 为 检 
查 凸 形 圆 弧 的 凸 形 样板 和 检查 凹 形 赔 弧 的 四 形 样板 ,一般 由 凸 形 和 媚 形 成 组 组 成 。 
从 表 2-4 中 成 组 半径 样板 的 技术 规格 得 知 ， 根 据 半径 范围 ， 常 用 的 有 三 套 ， 每 组 由 





同形 和 凹 形 样板 各 16 片 组 成 。 用 该 样板 
只 能 检验 被 测 圆 弧 是 否 合格 ,不 能 给 出 
准确 数值 。 

用 半径 样板 检测 圆 跌 时 ， 先 选择 与 
被 测 圆 弧 半径 公称 尺寸 相同 的 样板 ， 将 
































其 靠 紧 被 测 圆 弧 ， 要 求 样板 平面 与 被 测 
圆 弧 垂直 〈 即 样板 平面 的 延长 线 将 通过 
被 测 圆 弧 的 中 心 )， 用 透 光 法 查看 样板 与 
被 测 圆 弧 的 接触 情况 ， 完 全 不 透 光 为 合 
格 ; 如 果 有 透 光 现象 ， 则 说 明 圆 弧 的 弧 
度 不 符合 要 求 。 半 径 样 板 的 使 用 方法 如 






























































图 3-56 半径 样板 的 使 用 方法 
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图 





3-56 所 示 。 


在 检测 过 程 中 ， 有 时 需要 更 换 几 次 不 同 半径 (与 被 测 圆 弧 尺寸 左右 相 邻 的 ) 的 半 


径 样板 ， 才 能 较 准 确 地 给 出 测量 结果 。 如 一 

















需要 圆 弧 半径 的 数值 ， 只 有 完全 吻合 上 半径 





样板 的 值 才 是 较 准确 的 测量 值 ， 有 透 光 的 ， 也 比较 接近 的 只 能 是 近似 值 ， 检 验 人 员 一 般 
不 应 给 出 该 值 为 被 测 值 ， 因 为 不 准确 。 


2. 标准 圆柱 法 





标准 圆柱 法 主要 适用 于 较 小 的 圆 弧 半 径 检 测 ， 它 实质 上 是 将 被 测 圆 弧 与 按 其 半径 的 
极限 尺寸 或 公称 尺寸 制造 的 标准 样 柱 比较 ， 以 确定 其 合格 性 的 一 种 检测 方法 ,与 上 述 方 











法 类 似 。 


1) 圆 绝 半径 尺 大 于 检 
2) 圆 弧 半径 RR 小 于 档 








柱 半径 >， 即 尺 >r ( 
EF 柱 半径 r， 即 R<r ( 





3) 圆 弧 半径 尺 等 于 相 


EF 柱 半径 r， 即 R=r ( 





耕 样 柱 是 按 被 测 圆 孤 半径 的 极限 尺寸 
E 较 时 ， 在 圆 弧 两 端 与 同村 





极限 圆柱 上 














被 检测 圆 弧 与 标准 圆柱 比较 时 ， 根 据 它 们 半径 间 的 不 同 关 系 ， 可 以 产生 三 种 情况 : 


图 3-57a) 。 
图 3-57b) 。 
图 3-57c) 。 





吊 造 的 一 对 极限 样 柱 ， 则 被 测 圆 弧 与 大 半径 的 
FE 接 触 ， 当 被 测 圆 弧 与 小 半径 的 极限 圆柱 比较 时 ， 在 





凤 弧 中 部 与 圆柱 接触 ， 那 么 被 测 圆 弧 的 半径 是 合格 的 ， 如 图 3-58 所 示 。 
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图 3-57 


G2 


标准 圆柱 法 





a) R>r b) R<r c) R=r 


测量 圆柱 与 被 测 圆 弧 接触 情况 有 两 种 测量 方法 光 际 法 和 涂 色 法 。 





光 际 法 是 将 样 柱 与 被 测 圆 弧 紧密 接触 后 ， 对 着 光源 观察 ， 
定 测 量 圆柱 与 被 测 圆 弧 的 接触 情况 。 光 源 法 主要 用 于 厚度 较 小 的 工件 的 测 





样板 。 








涂 色 法 是 在 圆柱 上 均匀 地 涂 上 一 层 薄 蒲 的 有 色 油 脂 ， 如 红 丹 注 
被 测 圆 弧 接 触 并 轻微 往复 旋转 ， 根 据 被 测 圆 弧 表面 的 着 色 状 态 判 风 
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图 3-58 极限 圆柱 检测 情况 








根据 光源 出 现 的 部 位 ， 判 
， 例 如 同 弧 


a 
里 








1H， 然后 将 测量 圆柱 与 
1 其 接触 情况 ， 涂 色 法 
























































适用 于 厚度 较 大 的 工件 。 

如 果 测 量 圆 柱 是 按 公称 尺寸 制造 的 ， 结 合 光 隙 法 和 着 色 法 进行 检测 ， 可 定性 判断 被 
测 圆 弧 半径 与 比 测量 圆柱 大 或 小 。 

3. 马 高 弦 长 法 

妃 高 纺 长 法 有 两 种 形式 : 一 种 是 固定 马 高 ， 测 量 弦 长 ; 另 一 种 是 固定 弦 长 ， 测 量 妃 
高 。 它 们 都 是 利用 平面 几何 学 原理 来 测量 计算 以 间接 完成 直径 的 测量 ， 即 利用 不 在 同一 
直线 的 三 点 决定 一 个 圆 的 定理 来 间接 测量 不 完整 圆 弧 或 较 大 直径 的 圆 形 零件 。 
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如 图 3-59a 所 示 ， 当 对 任 一 圆 孤 的 弦 4C 作 垂 直 平 分 线 ， 则 该 线 一 定 通 过 圆心 0; 
玉 AC 的 长 度 $ 称 为 弦 长 ， 高 度 BD 称 为 弓 高 ， 等 于 h; 连接 0C =R， 则 由 直角 三 角形 
AOBC 可 得 

















OP’ + BC =0C’ 
名 是 2 
(R-h) + (3) = 


R -2Rh + + =R 


,5S 
2Rh =h + 


h Ss 
R= + 机 















































图 3-59 号 高 纺 长 法 的 原理 及 应 用 
a) 马 高 纺 长 法 原理 b) 号 高 弦 长 法 测量 大 圆 弧 ce) 鞍 形 检 具 法 测量 大 圆 弧 〈 轴 径 ) 
国定 号 高 ， 测 量 艾 长 的 方法 如 网 3-59b 所 示 ， 用 游标 卡尺 测量 ， 将 卡 爪 到 主 标 尺 的 
距离 〈 即 号 高 ) 五 固定 (已 知 )， 由 游标 卡尺 测量 弦 长 的 变化 ,适用 于 局 部 外 圆 弧 ;， 测 
量 时 应 注意 ， 游 标 卡尺 棱角 不 能 麻 损 ， 被 测 直 径 计算 公式 为 
S? 
D=H+/F 
图 3-59e 所 示 为 弦 长 固定 ， 用 测 微 仪 测量 号 高 的 变化 计算 被 测 直 径 。 此 方法 的 测量 
精度 较 高 ， 在 仪器 的 基体 中 央 装 有 测 微 仪 ， 距 仪表 轴线 等 距离 的 左右 两 侧 安装 有 一 长 圆 
柱 。 测 量 时 ， 该 圆柱 与 被 测 工 件 的 圆柱 面 接触 ， 距 离 $ 可 准确 地 测量 出 来 ， 号 高 用 测 微 
仪 测 出 ， 尺 寸 五 可 用 标准 圆柱 或 量 块 校对 。 其 计算 公式 如 下 : 
对 于 外 圆 孤 直径 
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S 
D=7F+H-d 
对 于 内 圆 孤 直径 
92 
D=1F+H+d 








妃 高 弦 长 法 用 圆柱 或 圆 球 测量 马 高 、 弦 长 ， 测 量 时 要 根据 最 佳 测量 条 件 ， 圆 柱 或 圆 
球 的 直径 尽 可 能 选 大 一 些 ， 即 号 高 大 些 ， 可 减 小 测量 误差 ， 对 测量 有 利 。 尽 量 提高 号 高 
的 测量 精度 ， 即 合理 选择 量 块 等 级 ， 在 实际 操作 中 应 予以 高 度 重视 。 

4. 圆柱 法 

圆柱 法 是 利用 已 知 直径 圆柱 与 量 块 的 组 合 ， 并 根据 号 高 弦 长 的 测量 原理 实现 圆 绝 半 
径 的 测量 ， 有 圆柱 法 和 圆柱 及 量 块 组 合法 两 种 。 

(1) 圆柱 法 ”就 是 用 圆柱 、 外 径 千 分 尺 和 检验 平板 测量 圆 缴 半径， 如 图 3-60 所 示 。 

将 被 测 圆 弧 零 件 放 在 检验 平板 测量 面 上 ， 两 侧 各 放置 一 个 直径 相同 的 精密 圆柱 ， 用 









































外 径 千 分 尺 测 量 出 两 圆柱 外 素 线 之 间 的 距离 ， 根 据 直 角 三 角形 推导 计算 出 圆 弧 半径 : 在 
直角 三 角形 和 4BO 中 可 得 0B =R-d/2, 04 =R+d/2, 4AB=(M-d)/2。 
由 勾 股 弦 定 理 得 











042 =AB’ + OP’ 


CE 








(2) 圆柱 及 量 块 组 合法 ”用 圆柱 、 外 径 千 分 尺 、 量 块 和 检验 平板 测量 圆 弧 半径 ， 
如 图 3-61 所 示 。 先 用 值 h 适 当 的 量 块 4 垫 在 零件 3 和 检验 平板 1 之 间 ， 两 侧 各 放置 一 个 
直径 相同 的 圆柱 2， 用 外 径 千 分 尺 测 量 出 两 圆柱 外 素 线 之 间 的 距离 1!， 根 据 直 角 三 角形 
推导 计算 出 圆 弧 半径 。 





























图 3-60 圆 柱 法 测量 外 圆 弥 图 3-61 圆柱 及 量 块 组 合法 测量 外 圆 弧 
1 一 检验 平板 2 一 圆柱 3 一 零件 4 一 量 块 














在 直角 三 角形 人 0,40 中 可 得 
O04=5/2,00, =R+r,04=R- (r-h) 





由 勾 股 弦 定 理 得 
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00’ =0,4" + 04’ 
(CR+7)= (TF) + (rr 有] 








a 


+ RR’ -2Rr +2Rh +r -2hr+h’ 


4Rr -2Rh = 5 —2hr+h 
4 

S? 
4 
5S hh 
8(2r-h) 2 

从 图 中 得 知 : S =1-2r,， 根据 上 式 可 以 计算 出 圆 弧 半径 尺 值 。 

5. 内 圆 弧 的 检测 

可 以 用 三 个 〈 或 五 个 ， 根 据 工件 、 圆 柱 直径 大 小 确定 ) 直径 相同 的 圆柱 进行 测量 ， 
测量 方法 如 图 3-62 所 示 。 将 被 测 零件 放置 在 检验 平板 上 ， 用 三 个 直径 相同 的 精密 圆柱 
放 在 被 测 零 件 内 圆 弧 里 ， 在 保持 三 圆柱 密切 接触 的 条 件 下 ， 利 用 刀口 尺 和 量 块 (或 游 
标 深度 卡尺 、 深 度 千 分 尺 ) 测量 出 尺寸 a (或 图 3-62b 中 的 五 ) 通过 三 角形 的 计算 得 


到 。 即 





2R(2r —h) = h(2r—h) 


R= 



















































































三 圆柱 内 圆 弧 的 检测 





练 实例 





命令 令 第 三 节 台阶 机 、 偏 心 轴 和 三 拐 轴 的 检验 技能 训 


。 训 练 1 人 台阶 轴 的 检验 
如 图 3-63 所 示 ， 磨 工 加 工 的 台阶 轴 ， 图 样 规 定 ， 未 注 倒 角 均 为 Clmm， 热 处 理 调 质 
220 ~250HBW。 
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一 、 图 样 分 析 


1) 根据 图 示 该 零件 为 台阶 短 轴 。 
2) 径 向 和 轴 向 尺寸 均 有 要 求 。 
3) 有 几何 公差 要 求 及 表面 粗糙 度 要 求 。 


二 、 零 件 几何 量 精度 分 析 
1. 几何 尺寸 























1) 外 径 尺寸 5 处 直径 均 有 公差 要 求 ，$20 0 ,mm、q$25 ,mm、$30 ,mm、 
434， mm、%46 ， mm 公差 等 级 均 为 IT6; 精度 比较 高 ， 采 用 数 显 外 径 千 分 尺 或 量 块 





及 千 分 表 进 行 测量 。 

2) 轴 向 尺寸 : (25 +0.016)mm， 公 差 等 级 介 于 TT7 ~ IT8; (40 +0.031)mm， 公 差 
等 级 为 IT9， 相 对 外 径 公 差 等 级 低 ， 但 是 对 于 台阶 轴 ， 轴 向 尺寸 一 般 精 度 比较 低 ， 该 轴 
这 两 个 尺寸 精度 是 比较 高 的 ， 用 数 显 外 径 千 分 尺 或 量 块 和 千 分 表 进 行 测量 ; 2mm、 
40mm、50mm、250mm 未 注 公 差 ， 按 中 等 精度 等 级 查 得 (2 +0.1)mm、(40 +0.3)mm、 
(50 +0.3)mm、(250 +0.5)mm， 用 游标 卡尺 测量 。 
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2XB2/6.3 
GB/T 4459.5 


/Ra0.8 












































2 l 
250 
Ra os 
技术 要 求 





2 1. 热处理 调 质 后 硬度 为 220 一 250HBW 
R0.5 ROS 2. GB/T 1804—m 
SS CN 
Ra 6.3 
: ws 


图 3-63” 磨 工 加 工 的 台阶 轴 

2. 几何 公差 

1) 形状 公差 : $25mm 外 圆 圆柱 度 公差 要 求 为 0.006mm。 公 差 等 级 为 IT7。 

2) 跳动 公差 . 中心 孔 轴 线 为 基准 4，425mm 和 4mm 外 圆 相 对 于 基准 4 的 径 向 圆 
跳动 公差 分 别 为 0.015mm 和 0. 02mm; $34mm 圆柱 右 端 面相 对 于 基准 4 的 轴 向 圆 跳动 
公差 为 0.012mm。 

3. 表面 粗糙 度 和 有 关 特 性 要 求 


所 有 外 圆柱 面 表面 粗糙 度 均 为 Ra0.4hm; $34mm 和 $46mm 端面 表面 粗糙 度 均 为 
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Ra0.8khm; 其 余 表 面 粗糙 度 均 为 Ra6.3um。 热 处 理 调 质 后 的 硬度 为 220 ~250HBW。 
三 、 检 测量 具 ( 辅 具 ) 


1) 使 用 量具 : 0 ~25mm、25 ~ 50mm 分 度 值 为 0.001mm 的 外 径 千 分 尺 ，150mm 游 
标 卡 尺 和 300mm 游标 卡尺 ， 量 块 ， 杠 杆 千 分 表 及 游标 高 度 卡尺 ， 表 面 粗 糙 度 比较 样 块 。 

2) 使 用 辅 具 : 带 前 后 顶尖 支架 的 检验 平台 ，V 形 架 ，200mm x200mm 方 箱 ， 检 验 
平板 。 


四 、 零 件 检测 


1. 几何 尺寸 测量 

(1) 外 径 尺 寸 

1) 直接 测量 法 : 用 0 ~ 25mm 分 度 值 为 0.001mm 的 数 显 外 径 千 分 尺 十 字 测 量 
d20 ，_mm 和 4$25 ”mm， 得 到 实测 值 并 记录 ; 用 25 ~ 50mm 分 度 值 为 0.001mm 的 数 


—0.013 -0.013 
显 外 径 千分尺 十 字 测 量 830 ,mm、4$34 ,mm、4$46， ,mm， 得 到 实测 值 并 记录 。 


2) 间接 测量 法 : 采用 量 块 和 千 分 表 进 行 测 量 ， 将 $34mm 圆柱 放置 在 方 箱 工作 面 上 
(d46mm 圆柱 及 $30mm 圆柱 留 在 方 箱 外 面 ) ， 即 仅 $46mm 圆柱 面 与 方 箱 工作 面 接触 ; 
并 将 工件 、 方 箱 一 并 放 在 平板 上 ， 把 千 分 表 安 装 在 高 度 尺 上 ， 放 到 方 箱 工作 面 上 ， 测 量 
头 接触 $46mm 圆柱 面 上 素 线 ， 把 千 分 表 指针 调 到 零 位 ; 将 量 块 6mm 和 40mm 组 合 起 来 
放 在 工件 旁边 ， 移 动 杠 杆 千 分 表 测 头 到 量 块 组 合 上 面 ， 记 录 指 针 读 数 ， 该 读数 与 46 的 
代数 差 即 为 446mm 圆柱 的 实测 值 。 同 理 可 以 测量 出 其 他 外 圆 的 直径 实测 值 。 

(2) 轴 向 尺寸 (25 +0.016)mm 用 数 显 外 径 千 分 尺 测 量 ; (40 + 上 0. 031 ) mm 用 数 显 
高 度 尺 测量 得 到 ; (2 +0.1)mm x0.5mm 用 游标 卡尺 和 目测 得 到 实测 值 ; (40 + 上 0.3 )mm、 
(50 + 上 0.3)mnm 用 游标 深度 卡尺 测量 得 到 如 图 3-64 所 示 ; (250 +0.5)mm 用 游标 卡尺 测 


量 得 到 。 




















































































































50 土 0.3 


图 3-64 台阶 轴 轴 伸 长 度 的 测量 
2. 几何 误差 测量 
1) 形状 误差 检测 :$25mm 圆柱 度 误差 的 检测 ， 因为 该 圆柱 度 公 差 要 求 比较 高 ， 可 
以 采用 在 圆 度 仪 上 测量 的 方法 进行 。 
前 面 讲 了 用 圆 度 仪 测量 圆 度 误差 的 方法 。 测 量 圆柱 度 误差 也 可 采用 圆 度 仪 ， 常 用 的 
测量 仪器 是 转轴 式 圆 度 仪 。 测 量 原理 如 图 3-65 所 示 ， 用 该 种 仪器 测量 时 ， 测 量 过 程 中 
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被 测 零 件 固 定 不 动 ， 仪 器 的 主轴 带 着 传 感 涡 和 测 头 一 起 回转 ,假设 仪器 主 

















回转 一 周 ， 


则 仪器 测 头 端点 所 形成 的 轨迹 为 一 个 圆 。 当 测 头 与 被 测 零件 的 某 一 横向 截面 轮廓 相 接 
触 ， 随 着 轮廓 半径 的 变化 ， 在 主轴 回转 中 测 头 作 径 向 变动 ， 传 感 器 获得 的 信息 即 为 实际 
轮廓 的 半径 变动 量 。 如 果 将 上 述 测量 过 程 看 作 一 种 在 极 坐 标 测量 系统 中 的 检测 过 程 ， 则 
传感器 获得 的 信息 即 是 实际 轮廓 向 量 半 径 的 变化 量 。 该 种 仪器 工作 时 被 测 零件 被 固定 于 
工作 台 上 不 动 ， 故 可 以 测量 直径 较 大 的 零件 。 





该 仪 需 测量 圆柱 度 误 差 时 ， 测 头 在 被 测 圆柱 上 作 不 间断 螺 





旋 运 动 ， 测 头 的 轨迹 直接 传递 给 计算 机 ， 使 其 绘制 出 半径 的 变 一 PP 
化 量 及 圆柱 的 轨迹 ， 通 过 计算 机 计算 给 出 圆柱 度 误差 值 。 主 负 






























































2) 跳动 误差 检测 : $25mm 和 $34mm 圆柱 相对 于 基准 4 的 
径 向 圆 跳 动 误差 参照 图 3-19 所 示 圆 柱 对 中 心 孔 轴线 的 圆 跳动 误 





差 检测 方法 进行 检测 。 


将 工件 以 两 个 中 心 孔 装 在 带 前 后 顶尖 支架 的 检验 平台 (以 
下 简称 检验 平台 ) 上 ， 模 拟 中 心 孔 的 基准 轴线 ， 把 杠杆 千 分 表 。” 
或 千 分 表 装 在 磁性 表 座 上 ， 打 开 磁力 开关 将 表 座 吸附 在 检验 平 ”被 WE 人 
台 平面 上 ， 测 头 放置 在 被 测 $25mm 圆柱 面 上 ， 工 件 旋转 一 周 ， 
千 分 表 的 读数 最 大 差 值 ， 即 为 该 截面 圆 跳动 误差 值 ， 按 上 述 方 图 3-65 用 国度 仪 测量 
法 测量 若干 个 截面 ， 取 各 截面 跳动 量 中 的 最 大 值 ， 作 为 该 零件 圆柱 度 误差 原理 








传感器 








人 



































25mm 圆柱 面相 对 于 基准 4 的 圆 〈 径 向 ) 跳动 误差 值 。 用 同样 
的 方法 可 以 测量 出 $834mm 圆柱 面相 对 于 基准 4 的 径 向 圆 跳动 误差 。 
3. 表面 粗糙 度 和 有 关 特 性 要 求 





























1) 表面 粗糙 度 : 外 圆柱 面 、$34mm 和 $46mm 端面 和 其 余 表 面 的 表面 粗糙 度 均 采 
用 比照 表面 粗糙 度 比 较 样 块 目 测 的 方法 得 到 。 

2) 有 关 特 性 要 求 : 热处理 调 质 后 的 硬度 为 220 ~250HBW， 利 用 布 氏 硬度 机 和 显 微 
镜 试验 检测 得 到 数据 ， 并 判断 合格 与 否 。 

4. 重点 、 难 点 测量 及 讲评 

该 台阶 轴 是 磨 削 加 工 零件 ， 外 圆 精度 ( 含 两 个 轴 向 尺寸 ) 和 表面 粗糙 度 精度 都 比 

















较 高 ， 外 径 测量 和 两 个 





















































向 尺寸 测量 是 比较 重要 的 ， 属于 配合 尺寸 应 特别 关注 ; 
圆柱 度 误 差 的 检测 ， 虽 然 是 在 圆 度 仪 上 检测 ， 概 念 和 原理 是 应 该 搞 清 楚 的 ， 圆 村 











难点 是 
FE 度 公 差 








是 表示 零件 上 圆柱 面 外 形 轮 廊 上 的 各 点 对 其 轴线 保持 等 距 状况 。 
e 训练 2” 细 长 轴 的 检验 
检测 图 3-66 所 示 的 车 削 加 工件 一 一 细 长 轴 。 


一 、 图 样 分 析 


1) 材料 45 钢 ， 车 前 加 工 。 
2) 三 个 外 圆 有 尺寸 要 求 ， 轴 向 尺寸 也 有 要 求 。 


第 三 章 ， 轴 套 类 零件 的 检验 ， 硬 





3) 有 圆 度 和 径 向 圆 跳 动 公差 要 求 。 表 面 粗糙 度 和 倒 角 均 有 要 求 。 



























































800 








技术 要 求 材料 :45 
GB/T 1804-m 


图 3-66 车 前 加 工件 一 一 细 长 轴 





二 、 零 件 几 何 量 精度 分 析 


1. 几何 尺寸 


1) 外 径 尺寸 : 三 处 直径 均 有 公差 要 求 ， 基 准 $20 ， 


mm 两 处 、q$30 2 


A 
—0.033 -003mm， 全 差 





等 级 为 IT8 ， 精 度 较 高 ;采用 








数 显 外 径 千 分 尺 直 接 测 量 。 














2) 轴 向 尺寸 20mm、755mm、800mm 未 注 公 差 ， 按 中 等 精度 等 级 查 得 : (20 + 
0.2)mm、(755 +0.8)mm、(800 +0.8)mm， 精 度 等 级 比较 低 ， 用 金属 直 尺 或 游标 卡尺 


测量 。 
2. 几何 公差 











1) $30mm 外 圆 的 圆 度 公 差 为 0.02mm， 公 差 等 级 介 于 IT9 ~ IT10, 属于 非 标准 公 
差 ; 用 数 显 外 径 千 分 尺 测量 。 














2) g20mm 两 处 外 圆 





和 线 为 基准 4 和 B，$30mm 相对 于 公共 基准 轴线 4 和 B 的 径 


向 圆 跳 动 公差 为 0.03mm， 公 差 等 级 介 于 IT8 ~ IT9， 属 于 非 标 准 公 差 ; 用 打 表 的 方法 


测量 。 


3. 表面 粗糙 度 




















g20mm 两 处 外 圆 的 表面 粗糙 度 均 为 Ral.6um;， $30mm 外 圆 的 表面 粗糙 度 均 为 
Ra3. 2pm; 其 余 表 面 粗糙 度 均 为 Ra6.3um。 


三 、 检 测量 具 ( 辅 具 ) 


1) 使 用 量具 : 0 ~25mm、25 ~ 50mm 数 显 外 径 千 分 尺 ，150mm 游标 卡尺 ， 量 块 ， 
































数 显 高 度 卡 尺 ， 游 标 深度 卡尺 ， 指 示 表 及 其 支架 ， 表 面 粗糙 度 比 较 样 块 。 
2) 使 用 辅 具 : 人 带 前 后 顶尖 支架 的 检验 平台 ， 表 架 ，YV 形 架 ,检验 平板 。 








四 、 零 件 检测 
(1) 几何 尺 二 测量 
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天 机械 产品 检验 工 〈 基 础 知识 “中 级 ) 





1) 外 径 尺寸 : $820 “mm 两 处 ,用 0 ~ 25mm 数 显 外 径 千 分 尺 直 接 测量 得 到 ， 一 
定 要 十 字 测 量 取 偏 差 较 大 的 作为 零件 该 尺寸 的 实测 值 ; 同样 W0 ,wmm 用 25 ~50mm 
的 数 显 外 径 千 分 尺 直 接 测 量 ， 选 择 几 个 截面 的 几 个 角度 测量 ， 取 偏离 值 最 大 的 〈 上 或 
下 极限 尺寸 ) 作为 该 直径 实测 值 。 

2) 轴 向 尺寸 : (20 + 上 0.2)mm， 用 金属 直 尺 测量 得 实测 值 ; (755 + 上 0.8 ) mm， 用 金 
属 直 尺 测量 得 实测 值 ; (800 上 0.8)mm， 用 金属 直 尺 测量 得 实测 值 。 

(2) 几何 误差 测量 

1) $30mm 外 圆 的 圆 度 误 差 ， 用 数 显 外 径 千 分 尺 测量 ; 选择 三 个 截面 测量 ， 每 个 截 
面 选择 不 同 的 角度 ， 最 大 读数 与 最 小 读数 差 值 的 一 半 ， 即 为 该 截面 的 圆 度 误 差 ; 用 同样 
的 方法 测量 另外 两 个 截面 的 圆 度 误差 ， 取 三 个 截面 圆 度 误差 的 最 大 值 作 为 该 零件 
30mm 外 圆 的 圆 度 误差 ， 如 果 小 于 0.02mm， 判 定 该 项 合格 。 

2) $20mm 外 圆 两 处 轴线 为 基准 4 和 B，4$30mm 外 圆 相 对 于 公共 基准 轴线 4 和 8B 的 
径 向 圆 跳 动 公差 为 0.03mm， 径 向 圆 跳动 误差 用 打 表 的 方法 测量 。 
检测 时 ， 如 图 3-67 所 示 ， 将 工件 2 的 两 个 $820mm 圆柱 面 分 别 放置 在 两 个 等 高 的 V 
形 架 3 槽 内 ， 由 V 形 架 模拟 公共 基准 轴线 ， 并 在 轴 疝 用 支承 5 轴 向 定位 ; 把 它们 一 并 放 
置 在 检验 平板 4 的 测量 平面 上 ; 安装 指示 表 1 在 磁性 表 座 上 ， 打 开 磁 力 开关 将 表 座 吸附 
在 检验 平板 测量 平面 上 ， 测 量 头 移动 到 $30mm 被 测 圆柱 面 上 ( 即 最 大 示 值 位 置 处 ) ; 
然后 使 工件 在 V 形 架 内 旋转 一 周 ， 指 示 表 的 最 大 读数 与 最 小 读数 的 差 值 ， 即 为 该 截面 
圆 〈 径 向 ) 跳动 误差 值 ， 按 上 述 方法 测量 三 个 截面 ， 取 各 截面 跳动 量 中 的 最 大 值 ， 作 
为 该 零件 的 圆 跳动 误差 值 。 

(3) 表面 粗糙 度 检测 ”20mm 外 圆 的 两 处 表 
面 粗糙 度 、$30mm 外 圆 的 表面 粗糙 度 及 其 余 表 面 
粗糙 度 误 差 检 测 采 用 比较 目测 方法 测量 得 到 实 
测 值 。 

(4) 重点 、 难 点 测量 及 讲评 ”在 测量 圆 度 误 
差 时 ， 在 一 个 截面 内 多 测量 几 个 角度 ， 也 就 是 将 
十 字 测 量 改 为 米 字 测量 ， 这 样 测 得 的 结果 会 更 精 。 图 3-67 圆柱 对 中 心 孔 轴 线 的 圆 


















































































































































































































































确 ; 在 测量 径 向 圆 跳 动 时 要 特别 注意 : 轴 向 必须 跳动 误差 检测 
固定 ， 即 在 测量 过 程 中 ,防止 轴 向 窜 动 。 如 果 窗 。 ”1 一 指示 表 2 一 工件 3 一 V 形 架 
动 ， 就 不 是 对 该 截面 的 测量 ， 会 出 现 测量 误差 。 4 一 检验 平板 5 一 支承 








。 训 练 3 ”偏心 轴 的 检验 
检测 图 3-68 所 示 的 磨 前 加 工件 一 一 偏心 轴 。 
一 、 图 样 分 析 


1) 材料 45 钢 ， 车 削 加 工 。 
2) 外 圆 尺寸 有 公差 要 求 ， 偏 心 尺 寸 有 公差 要 求 。 
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3) 有 平行 度 公差 要 求 ， 表 面 粗糙 度 有 要 求 。 
二 、 零 件 几何 量 精 度 分 析 














1. 几何 尺寸 

1) 外 圆 尺 寸 ; 基准 轴 径 ($60 + 上 0.01 ) mm， 
公差 等 级 介 于 IT6 ~ IT7 ， 属 于 非 标准 公差 ; 偏心 
轴 径 ($40 +0.01) mm， 公 差 等 级 为 IT6 ~ IT7 ， 
也 属于 非 标准 公差 ， 均 用 外 径 千 分 尺 测 量 。 

2) 偏心 距 : (2 +0.01) mm， 公差 等 级 介 
于 IT8 ~IT9， 属 于 非 标准 公差 ， 精 度 等 级 中 等 ， 
用 打 表 的 方法 测量 。 

2. 几何 公差 

偏心 轴 440mm 轴线 相对 于 基准 轴 径 $60mm 的 平行 度 公差 为 $0. 008mm， 公 差 等 级 
为 IT6， 精 度 比 较 高 。 

3. 表面 粗糙 度 

$40mm、qg60mm 轴 径 外 圆柱 面 表面 粗糙 度 均 为 Ra0. 4um， 精 度 比较 高 。 


三 、 检 测量 具 ( 辅 具 ) 


1) 使 用 量具 : 25 ~50mm、50 ~75mm 分 度 值 为 0. 001mm 的 数 显 外 径 千 分 尺 ， 百 分 
表 及 其 支架 ， 表面 粗 烟 度 比 较 样 块 。 
2) 使 用 辅 具 : V 形 架 ， 小 方 箱 ， 检 验 平板 。 


四 、 零 件 检测 


1. 几何 尺寸 测量 
1) 外 圆 尺 寸 : 基准 轴 径 $60mm 采用 量程 为 50 ~75mm 的 数 显 外 径 千 分 尺 进 行 直 接 


测量 (本 例 为 59.996mm); 偏心 轴 径 $40mm 用 量程 为 25 ~ 50mm 的 数 显 外 径 千 分 尺 进 
行 测量 (本 例 为 40. 008mm) ; 使 用 的 外 径 千 分 尺 在 测量 前 需 经 计量 部 门 用 量 块 按 尺 十 
25mm 和 50mm 进行 校对 。 在 大 批量 生产 中 ， 外 径 尺 寸 采 用 光滑 极限 量规 测量 。 

2) 偏心 距 : 用 图 3-69 所 示 的 方法 测量 。 测 量 时 ， 把 偏心 轴 工 件 基 准 外 圆 $60mm 放 在 了 
形 架 槽 中， 把 V 形 架 和 工件 一 并 放 在 检验 平板 的 测量 面 上 ; 将 小 方 箱 靠 在 外 圆 $60mm 的 端 
面 上 (如 有 中 心 孔 ， 放 置 一 钢 球 露出 孔 端 面 ， 转 动工 件 时 减 小 摩擦 力 )， 人 防止 其 轴 问 窜 动 ; 
将 百 分 表 安装 在 磁性 表 座 上 ， 转 动 偏心 轴 工 件 ， 用 百 分 表 测量 出 偏心 轴 偏 心 外 圆 的 最 高 点 ， 
找 出 最 高 点 后 ， 然 后 把 工件 固定 不 动 。 再 用 百 分 表 水 平移 动 ， 测 出 偏心 轴 外 圆 到 基准 外 圆 之 
间 的 距离 <， 本 例 a =7. 99mm， 然 后 用 下 式 计算 出 偏心 距 e。 即 

e=D/2-d/2-a 














240 士 0.01 


























20.008| 4 


图 3-68 ” 磨 前 加 工件 一 一 偏心 轴 









































































































































































































































式 中 e 





局 心 距 (mm)，; 
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天 | 机 械 产 品 检验 工 (基础 知识 ”中 级 ) 





吃 一 一 基准 轴 外 径 (mm) ， 本 例 D =59. 996mm; 
qd 一 一 偏心 轴 直 径 (mm) ， 本 例 d =40. 008mm; 








a 


基准 轴 外 圆 到 偏心 轴 外 圆 之 间 最 小 距离 (mm) ， 本 例 a=7.99mm。 





将 实际 尺寸 代入 公式 计算 得 
e=D/2 -4d/2 -a=(59.996/2 -40.008/2 -7.99)mm=2.004mm 
即 e=2.004mm， 满足 图 样 规定 的 要 求 (2 +0.01) mm 要 求 ， 即 偏心 距 合 格 。 


2. 几何 误差 测量 
偏心 轴 $40mm 轴线 相对 于 基准 轴 径 $60mm 的 平 
行 度 公差 为 0.008mm， 公 差 等 级 为 IT6， 精 度 比 较 高 。 

















测量 方法 : 
轴线 ， 检 测 时 ， 


要 素 。 将 零件 的 p60mm 圆柱 面 放 置 在 V 形 架 槽 内 ， 
并 放置 在 检验 平板 测量 面 上 ，YV 形 架 模拟 基准 轴线 ; 
把 百 分 表 安 装 在 〈 可 以 同时 装 两 块 百 分 表 的 ) 表 架 
上 ， 移 用 一 块 百 分 表 将 测 头 放置 在 $60mm 圆柱 面 素 
线 上 ， 调 整 到 其 轴线 与 检验 平板 测量 面 平行 ;然后 安 





























该 零件 被 测 要 素 和 基准 要 素 均 为 外 圆 
可 直接 由 实际 圆柱 面 来 体现 基准 轴线 








































































































装 在 垂直 方向 上 的 两 个 指示 表 沿 440mm 被 测 圆柱 面 “图 3-69 偏心 轴 的 偏心 距 检测 
上 、 下 两 条 素 线 移动 ， 并 记录 两 指示 表 的 读数 值 ， 求 出 读数 差 值 之 半 ， 取 其 中 最 大 值 作 
为 该 测量 方向 上 的 平行 度 误 差 值 。 

以 g60mm 轴线 为 中 心 ， 在 0° ~180° 范 围 内 转动 偏心 轴 ， 按 上 述 方法 分 别 对 若干 个 
不 同 的 角度 位 置 进行 测量 ， 取 测量 位 置 上 测 得 的 差 值 之 半 中 的 最 大 值 即 为 偏心 轴 
440mm 轴线 对 $60mm 基准 轴线 的 平行 度 误差 值 。 

3. 表面 粗糙 度 

g60mm 和 $40mm 外 圆柱 面 的 表面 粗糙 度 误差 采用 比较 目测 方法 测量 得 到 实测 值 。 











e 训练 4 





























三 殷 曲 轴 的 检验 


检测 图 3-70 所 示 磨 削 加 工 的 三 拐 曲轴 零件 。 
一 、 图 样 分 析 











1) 该 三 拐 





轴 零 件 为 磨 肖 加工， 工件 材料 为 QT800-2。 


2) 曲柄 互 成 120" 角 ， 各 轴 颈 的 端面 圆 弧 半径 均 为 〈R3 +0.5)mm。 
3) 尺寸 及 公差 要 求 ， 轴 径 要 求 高 ， 轴 向 尺寸 有 公差 要 求 ， 几 何 公差 也 有 要 求 。 


二 、 零 件 几 何 量 精度 分 析 


1. 几何 尺寸 
1) 外 径 尺寸 : 主轴 颈 尺 寸 为 865 ”mm， 两 处 ， 其 轴线 作为 基准 4、B， 公 差 等 
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技术 要 求 
1. 材料 :QT 800-2 
2. GB/T 1804-m 





图 3-70” 磨 前 加 工 的 三 拐 曲轴 零件 
级 为 IT5 ， 精 度 较 高 ;外 圆 尺 寸 2 ” mm， 公差 等 级 介 于 IT5 ~ IT6， 属 于 非 标准 公 


差 ; 50 ，, mm， 公 差 等 级 介 于 IT6 ~ IT7 ， 属 于 非 标准 公差 ;曲柄 轴 颈 的 尺寸 $864 -is 
mm， 公 差 等 级 介 于 IT7 ~IT8， 属 于 非 标准 公差 ， 均 采用 数 显 外 径 干 分 尺 直 接 测量 。 

2) 轴 向 尺寸 : (120 +0.1)mm， 两 处 ， 公 差 等 级 介 于 IT10 ~ IT11; $60”” mm， 三 
处 ， 公 差 等 级 介 于 IT11 ~ IT12; 90mm (两 处 )、40mm、51mm、60mm 和 630mm 未 注 公 
差 ， 按 中 等 精度 等 级 查 得 ; (90 +0.3)mm、 (40+0.3)mm、(51 +0.3)mm、 (60 圭 
0.3)mm、(630 +0.8)mm， 公 差 等 级 介 于 IT13 ~ IT14 ， 精 度 都 比较 低 ， 用 金属 直 尺 或 卡 
尺 及 辅助 工具 测量 。 

2. 几何 公差 

曲柄 轴 颈 相对 于 主轴 公共 基准 轴线 的 位 置 度 公差 为 $0. 1mm。 

3. 表面 粗糙 度 

所 有 轴 径 的 表面 粗糙 度 均 为 Ra0.8um， 其 余 是 未 加 工 表 面 。 

三 、 检 测量 具 ( 辅 具 ) 

1) 使 用 量具 : 50 ~75mm、75 ~ 100mm 外 径 千 分 尺 ，150mm 游标 卡尺 ， 量 块 ， 数 
显 高 度 卡 尺 ， 游 标 深度 卡尺 ， 指 示 表 及 其 支架 ， 表 面 粗糙 度 比较 样 块 。 

2) 使 用 辅 具 : 带 前 后 顶尖 支架 的 检验 平台 ， 表 架 ，V 形 架 ， 检 验 平板 。 

四 、 和 零件 检测 

1. 几何 尺寸 测量 

1) 外 径 尺寸 主轴 颈 尺 寸 为 $65 ”mm (两 处 ) 和 外 圆 尺寸 852 ,mm 公差 等 
级 相对 高 一 些 ， 用 数 显 外 径 千 分 尺 按 图 3-31 所 示 曲 轴 圆 度 和 圆柱 度 的 测量 方法 测量 得 
到 直径 实际 值 ，4$50 ，, mm 和 曲柄 轴 颈 的 尺寸 $64-，%" mm， 精度 均一 般 ， 可 采用 外 径 
千分尺 按 图 3-31 所 示 方 法 直接 测量 得 到 实际 值 。 
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大 | 机 械 产 品 检验 工 (基础 知识 ”中 级 ) 




















2) 向 尺寸 : (120 + 0.1)mm 两 处 ,公差 等 级 介 于 IT10 ~ ITI1; 60 “mm 
公差 等 级 介 于 IT11 ~ IT12; 90mm (两 处 )、40mm、51mm、60mm 和 630mm 未 注 
ee (60 


公 


十 





0.3)mm、(630 + 上 0.8)mm， 公 差 等 级 为 IT13 ~ IT14 ， 精 度 都 比较 低 ， 用 金属 直 尺 或 游 
卡尺 及 辅助 工具 测量 。 
2， 几何 误差 测量 














标 


参照 图 3-30 所 示 两 拐 曲 轴 相 角 差 的 测量 方法 可 以 测量 出 每 两 个 相差 120° 角 的 情况 ， 





然后 对 比 计算 可 以 得 出 位 置 度 误差 。 
3. 表面 粗糙 度 
所 有 轴 颈 的 表面 粗糙 度 误 差 采用 比较 目测 方法 测量 得 到 实测 值 。 





























售 售 全 第 四 节 一 般 套 和 偏心 套 的 检验 技能 训 





练 实例 


。 训练 1 一 般 套 的 检验 
检测 图 3-71 所 示 的 磨 削 加 工件 一 一 台阶 轴 套 。 
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技术 要 求 
1. 材料 :45 钢 ,热处理 淳 火 
至 220~250HBW 


2.GB/T 1804—m 


ee 


图 3-71 磨 削 加 工件 一 一 台阶 轴 套 











一 、 图 样 分 析 

1) 材料 45 钢 ， 热 处 理 漆 火 至 220 ~250HBW。 

2) 内 外 形 尺 寸 和 几何 精度 有 要 求 。 

二 、 零 件 几何 量 精 度 分 析 

1. 几何 尺寸 

1) 外 圆 尺 寸 , 外 圆 尺 寸 为 $60 ,mm 和 d48 ， 
差 等 级 均 为 IT6 ， 使 用 数 显 内 测 千分尺 测量 。 


-0.016 
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mm， 查 标准 相关 表格 可 知 ， 公 
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2) 内 孔 尺 寸 : 基准 孔 832””mm， 公 差 等 级 为 IT7, 使 用 内 测 千 分 尺 测 
433mm 未 注 公 差 ， 查 表 得 偏差 为 +0. 3mm， 用 弹 答 内 卡 钳 与 游标 卡尺 测量 。 

3) 轴 向 尺寸 : 30mm (两 处 )、100mm 未 注 公 差 ， 按 中 等 精度 查 得 极限 偏差 分 别 
为 : 上 0.2mm、+ 上 0.3mm， 用 人 金属 直 尺 或 游标 卡尺 测量 。 

2. 几何 公差 

1) 尺寸 为 432”””mm 的 内 孔 ， 其 圆柱 度 公差 要 求 为 0.01mm， 公 差 等 级 介 于 IT7 ~TT8。 

2) $60 ,mm 和 $48 mm 的 外 圆 要 求 以 基准 孔 832'””mm 轴线 4 为 基准 的 径 
向 圆 跳 动 公差 分 别 为 0.025mm 和 0. 02mm; 公差 等 级 均 为 IT7; $60 6 0mm 外 圆 轴 向 圆 
跳动 公差 为 0.015mm， 公 差 等 级 为 IT7。 

3. 表面 粗糙 度 


本 







































































60 ,mm 和 48 ,mm 外 圆 的 表面 粗糙 度 为 Ra0.4pm; 基准 孔 归 2 ”mm 内 





孔 的 表面 粗糙 度 为 Ra0.8hm， 其 余 为 Ra6.3um。 
三 、 检 测量 具 ( 辅 具 ) 


1) 使 用 量具 : 量程 为 25 ~50mm、50 ~75mm 的 外 径 千 分 尺 ，d30 ~ $35mm 的 三 扑 
内 径 千 分 尺 ， 内 径 千 分 表 ， 百 分 表 及 磁性 表 座 ， 量 块 ， 直 角 尺 ， 刃 口 形 直 尺 ， 平 晶 ， 于 
面 粗糙 度 比 较 样 块 。 

2) 使 用 辅 具 : 100mm x 100mm 方 箱 ， 一 对 V 形 架 ， 小 钢 球 ， 检 验 平板 。 

四 、 零 件 检 测 


1. 几何 尺寸 测量 


























Day 









































1) 外 圆 尺寸 : $60 ,mm 和 48 ，， mm 外 圆 的 直径 采用 量程 为 25 ~50mm、50 ~ 
































75mm 的 外 径 千 分 尺 进 行 直接 测量 ， 使 用 的 外 径 千 分 尺 在 测量 前 需 经 计量 部 门 用 量 块 按 
尺寸 25mm 和 50mm 进行 校对 。 在 大 批量 生产 中 ， 外 径 尺 寸 采 用 光滑 极限 量规 测量 。 

2) 内 和 孔 尺寸 测量 : 基准 孔 $32””mm， 采 用 三 爪 内 径 千 分 尺 进 行 相对 测量 ,测量 
精度 为 0.005mm， 测 量 范围 830 ~ $35mm， 测 量 前 三 爪 内 径 千 分 尺 需 经 计量 部 门 用 尺寸 
为 $830mm 的 校对 环 规 进行 校对 。 在 大 批量 生产 中 ， 内 径 尺寸 和 形状 公差 可 采用 光滑 极 
限 塞 规 测 量 。( 33 +0.3)mm 可 按 图 3-45 所 示 ， 用 弹簧 内 卡 钳 测 量 内 沟 柳 直径 的 方法 
检测 得 到 实际 值 。 

3) 轴 向 尺寸 : (30 + 上 0.2)mm， 两 处 ， 可 以 用 工 型 游标 深度 卡 尺 ( 单 钧 型 ) 或 者 是 
该 型 式 测 量 爪 和 尺 身 为 一 体式 的 测量 下 型 游标 深度 卡尺 〈 单 钧 型) ， 如 图 3-72 所 示 。 图 
3-72a 所 示 为 一 体式 的 结构 及 应 用 ， 本 例 使 用 ; 图 3-72b、e 所 示 为 分 体式 的 结构 及 其 
应 用 。 

轴 套 总 长 尺寸 (100 + 上 0.3 ) mm 采用 分 度 值 为 0.02mm 的 游标 卡尺 进行 测量 。 

2. 几何 误差 测量 

1) 尺寸 为 $32 mm 的 内 孔 的 圆柱 度 误差 的 测量 。 圆 柱 度 误差 的 测量 在 单 件 小 批 
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生产 中 ， 一 般 采 用 圆 度 仪 进行 测量 ， 








图 3-72 ”型 游标 深度 卡尺 ( 单 钩 型 》 测 量 内 沟 档 轴 向 














测量 方法 也 较为 复杂 。 在 装备 有 三 坐标 测量 机 的 场 























合 可 采用 坐标 测量 法 进行 测量 ， 其 主要 方法 是 通过 测 头 在 工件 被 测 圆 柱 面 的 多 个 测量 截 
面 上 采集 多 点 的 坐标 值 ， 用 专门 的 程序 对 这 些 坐标 进行 分 析 从 而 获得 相应 的 圆柱 度 误 








差 值 。 
在 没有 上 述 仪器 装备 的 情况 下 ， 





差 时 ， 则 工件 的 圆柱 度 误差 一 定 不 会 超过 其 公差 值 。 汲 





可 采用 测量 特征 值 原 则 ， 对 被 测 孔 进行 圆 度 误差 和 
素 线 直 线 度 误差 的 测量 ， 当 圆 度 误 差 和 素 线 直 线 度 误 差 之 和 不 超过 图 样 规定 的 圆柱 度 公 



































上 量 工 件 孔 的 圆 度 误差 时 ， 可 使 用 


内 径 千 分 表 对 工件 孔 的 多 个 截面 、 多 个 方向 的 直径 进行 测量 ， 找 出 这 些 直径 测量 值 的 最 
大 值 Dp, ,和 最 小 值 D,,。，( 注 : 一 般 的 圆 度 误差 是 测量 某 一 测量 截面 上 的 最 大 值 p,、 和 最 
小 值 p,,) ， 则 圆 度 误差 fi = (D,、- D,)/2。 被 测 圆柱 面 素 线 直 线 度 误差 的 测量 可 采 
用 0 级 刀口 尺 与 被 测 素 线 进行 比较 的 方法 ， 如 图 3-73 
补充 光照 ， 其 直线 度 误差 值 的 获得 还 可 通过 观察 比较 被 测 颖 障 的 光 色 与 标准 光 色 的 差异 











来 佑 测 。 


2) 径 向 圆 跳动 误差 的 测量 。448 ousmm 外 


圆 面 以 基准 孔 $832 ”mm 轴线 4 为 
跳动 误差 的 测量 ， 如 图 3-74 所 示 ， 

















的 V 形 架 平稳 放置 在 检验 平板 测量 面 上 ， 再 将 导 























基准 的 径 向 
将 一 对 等 高 






































所 示 ， 由 于 孔 内 光线 不 足 可 采用 

















套 通 过 其 内 和 孔 套装 在 归 2mm 标准 心 


际 的 配合 ) ， 并 将 其 安放 在 上 述 V 形 架 模 上 ,使 























标准 心 轴 的 圆柱 面 在 V 形 槽 中 定位 ， 




















上 (无 间 








V 形 架 模拟 

















用 刀口 

















下 检测 内 孔 素 线 


的 直线 度 误差 


孔径 轴线 ， 标 准 心 轴 的 端面 须 轴 向 定位 ， 其 定位 方法 是 : 在 标准 心 轴 的 轴 端 中 心 孔 锥 面 
上 用 润滑 脂 粘 一 颗 钢 球 〈 图 3-74) ， 在 检验 平板 上 再 放置 一 较 重 的 方 箱 ， 将 心 轴 通 过 钢 
球 顶 在 方 箱 的 一 个 平面 上 ， 这 样 就 实现 了 定位 。 然 后 将 杠杆 百 分 表 和 磁性 表 座 安装 在 一 


























起 ， 将 磁性 表 座 吸 在 检验 平板 测量 面 上 ， 调 整 百 分 表 测 头 使 之 与 被 测 面 可 靠 接触 ， 并 且 











要 使 百 分 表 测 头 的 摆动 方向 尽 可 能 与 被 测 面 被 测 头 接触 点 处 的 法 线 同 向 ， 用 手轻 轻 转动 
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标准 心 轴 ， 带 动工 件 一 同 回转 ,为 使 转动 灵活 ， 可 在 心 轴 与 V 形 槽 接触 处 加 润滑 油 ， 
转动 过 程 中 要 保证 工件 不 发 生 轴 向 移动 ， 观 察 千 分 表 表 针 的 摆动 范围 ， 即 可 进行 测量 
读数 。 

采用 同样 的 方法 可 以 测量 $60 0 0omm 
外 圆 面 以 基准 孔 $832'°” mm 轴线 4 为 基准 
的 径 向 圆 跳 动 误差 。 

在 测量 完 两 个 外 圆柱 后 ， 将 杠杆 百 分 
表 测 头 移动 到 被 测 端 面 进行 轴 向 贺 跳 动 误 。 - 情 一 人 一- 一 一 一 一 一 
差 的 检测 。 检 测 方法 : 把 杠杆 百 分 表 测 头 ==| [一 一作 分 上 == 
靠 在 被 测 端面 上 ， 转 动心 轴 ( 轴 向 无 滑 网 束 全 | |m 
动 ) ， 杠 杆 百 分 表 读数 差 即 为 该 单个 圆柱 面 
上 的 轴 向 圆 跳动 误差 ;将 杠杆 百 分 表 沿 被 ”图 3-74 外 圆 面 相对 内 孔 轴 线 圆 跳动 检测 
测 端面 径 向 移动 ， 测 得 若干 个 测量 圆柱 面 
上 的 轴 向 圆 跳动 误差 值 ， 取 其 中 最 大 值 作为 该 零件 的 轴 向 圆 跳 动 误差 。 

3. 表面 粗糙 度 

60 oosomm 和 48 0 wemm 的 表面 粗糙 度 为 Ra0.4hm; 基准 孔 $32'%”mm 的 表面 
粗糙 度 为 Ra0.8um， 其 余 为 Ra6.3hm。 采 用 目测 比 对 表面 粗糙 度 比较 样 块 的 方法 测量 
得 到 各 自 的 表面 粗糙 度 值 。 


。 训练 2 ”偏心 套 的 检验 
检测 图 3-75 所 示 的 磨 前 加 工件 一 一 偏心 套 。 
一 、 图 样 分 析 


1) 材料 40Cr 钢 ， 热 处 理 淳 火 至 60HRC 。 
2) 内 外 形 尺 寸 和 几何 精度 有 要 求 。 


二 、 零 件 几 何 量 精度 分 析 


1. 几何 尺寸 

1) 外 圆 尺 寸 ; 外 径 (485 + 上 0.012 ) mm， 为 基准 4， 公 差 等 级 介 于 IT6 ~ IT7 ， 属 于 
非 标准 公差 ， 使 用 数 显 外 径 千 分 尺 测 量 。 

2) 内 和 孔 尺 寸 : 偏心 孔 $860 9” mm， 公差 等 级 介 于 IT5 ~ IT6 ， 使 用 数 显 内 测 千 分 尺 
测量 。 

3) 偏心 距 : 由 60 和 mm 孔径 轴线 与 (485 + 上 0.012 ) mm 外 径 轴 线 有 偏心 (1.8 十 
0.2) mm 的 要 求 ， 公 差 等 级 属于 粗糙 级 ， 用 打 表 的 方法 检测 。 

4) 轴 向 尺寸 : 34 站 mm， 该 尺寸 公差 等 级 介 于 IT4 ~ IT5 ， 也 属于 非 标准 公差 ， 精 
度 要 求 较 高 ， 用 量 块 、 数 显 高 度 卡尺 和 游标 深度 卡尺 测量 。 
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40Cr 钢 热处理 淳 火 至 60HRC 





图 3-75 磨 削 加 工件 一 一 偏心 套 





2. 几何 公差 


1) 两 端面 平行 度 公差 为 0.01mm， 公 差 等 级 为 II4， 而 且 其 基准 为 任 选 基准 ， 用 打 
表 的 方法 测量 。 


2) $60'%mm 孔径 轴线 与 (由 5 上 0. 012 ) mm 外 圆 基准 轴线 及 右 端 面 的 位 置 度 公 
差 为 $0. 01mm。 


3. 表面 粗糙 度 
460 ”mm 内 圆 表面 粗糙 度 为 Ra0. 4um; 两 平面 表面 粗糙 度 为 Ra0. 8pm。 


三 、 检 测量 具 ( 辅 具 ) 















































1) 使 用 量具 : 25 ~ 50mm、75 ~ 100mm 外 径 千 分 尺 ，50 ~ 100mm 内 径 千 分 表 ， 
150mm 、 分 度 值 为 0.02mm 的 游标 卡尺 ， 千 分 表 及 磁性 表 座 ， 表 面 粗糙 度 比较 样 块 。 
2) 使 用 辅 具 : 100mm x 100mm 方 箱 ，qp60mm 标准 心 轴 ， 检 验 平 板 。 


四 、 零 件 检测 


1. 几何 尺寸 测量 

1) 外 圆 尺 寸 ; 外 径 ($85 +0.012) mm， 用 量程 为 75 ~ 100mm 的 数 显 外 径 千 分 尺 
测量 ， 测 量 方法 采用 比较 测量 ， 即 测量 前 用 尺寸 为 8$mm 的 量 块 组 对 千分尺 校 零 ， 然 后 
直接 测量 ,千分尺 读数 是 与 85mm 的 偏差 ， 计 算 可 得 工件 的 实测 值 。 

2) 内 孔 尺 寸 : 偏心 孔 b607 mm， 使 用 50 ~ 100mm 的 内 径 千 分 表 测 量 ; 测量 前 也 
必须 用 尺寸 为 60mm 的 量 块 及 量 块 附 件 进行 校 零 ， 然 后 测量 得 到 的 读数 是 与 60mm 的 偏 
差 .， 计算 与 60mm 的 代数 差 即 为 实测 孔径 值 。 

3) 偏心 距 ”$60 ”mm 孔径 轴线 与 ($85 + 上 0.012 ) mm 外 径 轴 线 有 偏心 (1.8 = 
0.2) mm 的 要 求 ， 用 分 度 值 为 0. 02mm 的 游标 卡尺 测量 就 可 以 满足 精度 要 求 。 测 量 时 用 















































156 


| 


第 三 章 ， 轴 套 类 零件 的 检验 “大 

















游标 卡尺 反复 测量 工件 上 内 和 孔 与 外 圆 间 壁 厚 ， 寻 找到 最 大 和 最 小 处 ， 取 测量 值 中 最 大 壁 
厚 值 和 最 小 壁 厚 值 ， 两 者 的 差 值 除 以 2， 即 为 偏心 距 的 实际 值 ， 若 在 〈1.8 + 上 0.2)mnm 范 
围 内 即 为 合格 ,否则 不 合格 。 

4) 轴 向 尺寸 : 34 0 omm， 该 尺寸 也 采用 与 测量 外 径 同 样 的 方法 ， 用 外 径 千 分 尺 测 
量 得 到 实测 值 。 

2. 几何 误差 测量 

1) 两 端面 平行 度 误 差 检测 : 用 精密 检验 平板 和 千 分 表 检 测 平 行 度 ， 检 测 方法 如 图 
3-76 所 示 。 

将 零件 的 基准 端面 B 稳定 地 放置 在 检验 平板 测量 面 上 ， 将 千 分 表 安装 在 磁性 表 座 
上 ， 也 放置 在 检验 平板 测量 面 上 ， 千 分 表 的 测 头 与 零件 被 测 端面 可 靠 接触 ， 移 动 表盘 ， 
将 示 值 调 零 ， 轻 轻 在 检验 平板 测量 面 上 移动 磁性 表 座 ， 使 后 分 表 的 测 头 与 被 测 面 的 各 任 
意 测 点 接触 ， 观 察 千 分 表 的 读数 ， 记 录 下 于 分 表 指针 摆动 的 最 大 范围 〈 最 大 读数 与 最 
小 读数 差 值 ) ， 此 数值 即 为 该 被 测 面相 对 
于 基准 面 B 的 平行 度 误 差 。 由 于 图 样 标注 
的 该 平行 度 公差 的 基准 ， 虽 然 在 网 上 是 右 
侧 ， 但 在 查看 零件 时 ， 一 般 分 不 出 是 哪 一 
面 为 图 示 基 准 面 ， 也 就 是 说 图 示 基 准 为 任 
意 基 准 ， 所 以 ， 进 行 完 上 述 操作 后 ， 还 需 
将 零件 翻转 过 来 ， 按 上 述 的 被 测 面 作为 基 
准 面 ， 原 来 假设 的 基准 面 B 作为 测量 面 ， 
































































































































y Dh i - 才 让 人 a 检验 平板 
用 同样 的 方法 测量 该 面 ， 者 该 面 的 平行 度 
误差 也 在 公差 范围 内 ， 说 明 零 件 平行 度 误 图 3-76 端面 平行 度 误 差 检测 








差 合格 。 

2) 偏心 孔 轴 线 位 置 度 误差 检测 : 0 mm 孔径 轴线 与 ($85 +0.012)mm 外 圆 
基准 轴线 及 右 端 面 的 位 置 度 公差 为 $0.01mm; 从 零件 图 样 上 看 ， 该 孔 轴 线 相 对 于 外 圆 
面 轴线 的 位 置 已 由 偏心 距 尺寸 “1. 8 +0.2” 确 定 ， 而 该 位 置 度 公 差 的 基准 要 素 采 用 的 
是 外 圆 面 的 任意 一 条 素 线 ， 而 被 测 轴 线 相 对 于 外 圆 面 素 线 的 理想 位 置 关 系 是 平行 ， 所 以 
该 位 置 度 实际 上 已 转化 成 一 种 任意 方向 均 有 要 求 的 平行 度 公 差 ， 该 公差 的 公差 带 可 在 图 
样 规定 的 偏心 距 公 差 带 内 浮动 ， 其 位 置 并 不 确定 。 具 体 的 检测 方法 如 下 如 图 3-77 所 
示 ， 在 检验 平板 上 平稳 放置 一 小 型 方 箱 ， 在 零件 的 偏心 孔 中 安装 (没有 间 院 的 配合 ) 
一 根 g60mm 的 标准 心 轴 ， 将 工件 连同 配 好 的 心 轴 放置 在 由 上 述 两 种 检测 需 具 组 成 的 相 
互 垂 直 的 检测 基准 面 之 间 ， 工 件 的 外 圆 面 与 两 检 具 的 检测 工作 面 可 靠 接触 ， 为 防止 工件 
滚动 还 可 用 一 V 形 架 将 工件 轻 轻 顶 住 ， 然 后 将 装 好 干 分 表 的 表 架 也 放置 在 检验 平板 上 ，， 
调整 杠杆 千 分 表 的 测 头 ， 使 之 与 露 在 工件 孔 外 的 一 端 心 轴 面 可 靠 接 触 ， 接 触 点 须 是 位 于 
心 轴 表 面 最 高 位 置 素 线 上 的 一 点 ， 记 下 表 针 在 表盘 的 位 置 或 转动 表盘 将 示 值 调 零 ， 男 
外 ， 还 须 记 一 下 此 时 测 头 在 心 轴 上 的 位 置 ， 接 下 来 在 检验 平板 上 移动 表 座 ， 使 千 分 表 测 
头 与 心 轴 男 一 端的 外 圆 面 最 高 位 置 的 素 线 上 一 点 可 靠 接触 ， 观 测 千 分 表 在 两 测 点 的 读数 
差 A (pm)， 并 记 下 此 刻 测 头 在 心 轴 上 的 位 置 ， 用 游标 卡尺 或 金属 直 尺 (测量 精度 要 求 
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不 高 ) 测 出 两 测 点 间 的 轴 向 距离 尺寸 L (mm) ， 那 么 ， 偏 心 孔 轴线 在 该 方向 的 平行 度 误 
差 有 =344A/L( pm) ， 测 完 后 ， 绕 工件 轴线 转动 一 下 工件 ， 使 工件 以 其 外 圆 面 的 其 他 素 线 
新 定位 ， 再 重复 进行 上 述 平行 度 误差 的 测量 ， 可 再 得 到 一 个 平行 度 误差 为 户 ， 依 此 类 
推 ， 多 次 转动 工件 ， 沿 圆周 方向 多 测 几 个 方向 的 平行 度 误 差 户 、A、 上 等 ， 选 其 中 最 大 
值 作为 该 偏心 孔 轴 线 的 位 置 度 误差 ff,w。 
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检验 平板 检验 平板 
图 3-77 ”偏心 套 偏心 轴线 位 置 度 误差 检测 方法 


























3. 表面 粗糙 度 检测 
采用 目测 比 对 表面 粗糙 度 比较 样 块 的 方法 测量 得 到 各 自 的 表面 粗糙 度 值 。 


五 、 重 点 、 难 点 测量 及 讲评 

本 来 偏心 套 检测 重点 是 偏心 距 的 检验 ,但 是 在 该 例 中 由 于 偏心 距 公 差 精度 低 ， 所 以 
问题 简单 了 ， 用 游标 卡尺 直接 多 次 反复 测量 可 以 解决 偏心 距 测 量 问 题 ， 所 以 应 根据 题目 
来 判断 检测 重点 和 难点 ; 该 例 的 重点 和 难点 是 几何 公差 的 测量 ， 因 为 偏心 轴线 位 置 度 误 
差 的 检测 ， 根 据 该 零件 的 特点 将 位 置 度 误差 转化 成 平行 度 问题 进行 检测 ， 可 见 在 零件 的 
检测 过 程 中 ， 有 许多 问题 可 通过 转化 使 用 熟悉 的 方法 或 可 行 的 方法 进行 测量 ， 只 有 多 接 
触 各 种 零件 的 检测 ， 才 能 有 更 多 的 检验 经 验 。 
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人 命令 第 五 节 非 整 圆 孔 零件 的 检验 技能 训 


。 训练 1 双 孔 连 杆 的 检验 

检测 图 3-78 所 示 的 车 前 加 工件 一 一 双 孔 连 杆 。 

一 、 图 样 分 析 

内 外 形 尺 寸 和 几何 精度 有 要 求 。 

二 、 零 件 几 何 量 精 度 分 析 

1. 几何 尺寸 

1) 孔径 尺寸 : $9406 mm 和 $42 ”mm， 公 差 等 级 均 为 TT7， 用 内 测 千分尺 测量 
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完全 可 以 满足 精度 要 求 。 


140 土 0.05 















































图 3-78 车 削 加 工件 一 一 双 孔 连 杆 

2) 外 形 尺 寸 : 厚度 (45 +0.04)mm， 公 差 等 级 介 于 IT9 ~ IT10， 属 于 非 标准 公差 ; 
两 孔 中 心 距 尺寸 (140 +0.05)mm， 公 差 等 级 为 TTr9 ， 精 度 不 高 ， 用 内 测 千 分 尺 测 量 计 
算得 到 两 孔 中 心 距 。 

2. 几何 公差 

两 孔 中心 轴 线 平行 度 公差 为 0.03mm， 公 差 等 级 为 TT6，442' mm 为 基准 孔 ， 用 
打 表 的 方法 测量 。 

3. 表面 粗糙 度 

两 孔 内 表面 粗糙 度 为 Ral.6hm， 两 平面 表面 粗糙 度 值 为 Ral. 6pm。 


三 、 检 测量 具 ( 辅 具 ) 


1) 使 用 量具 : 25 ~50mm 外 径 千 分 尺 ，25 ~50mm 的 内 测 千 分 尺 ， 千 分 表 及 磁性 表 
变 ， 表 面 粗糙 度 比 较 样 块 。 
2) 使 用 辅 具 : V 形 架 一 对 ，p40mm、q42mm 标准 心 轴 各 一 个 ， 检 验 平 板 。 


四 、 零 件 检测 


1. 几何 尺寸 测量 

1) 内 孔 尺 寸 : $840 mm， 使 用 25 ~ 50mm 的 内 径 千 分 表 测 量 ， 用 十 字 测 量 法 测 
量 ， 测 量 前 必须 用 尺寸 为 40mm 的 量 块 及 量 块 附件 进行 校 零 ， 然 后 测量 得 到 的 读数 是 与 
40mm 的 偏差 ， 计 算 与 40mm 的 代数 差 即 为 实测 孔径 值 ， 并 记录 实测 值 ， 本 例 Diaw (十 
字 测 量 法 测 得 垂直 方向 的 直径 值 ) = 40. 022mm 和 Dj (十 字 测 量 法 测 得 水 平方 向 的 直 
径 值 ) =40.016mm;q$42 “mm 使 用 25 ~50mm 的 内 径 千 分 表 测 量 ， 用 同样 的 方法 得 到 
Daw =42.012mm 和 Dr =42.010mm。 

2) 外 形 尺 寸 : 厚度 (45 + 上 0.04) mm， 用 量程 为 25 ~ 50mm 的 外 径 千 分 尺 直接 测量 
得 到 工件 的 实测 值 ， 本 例 为 44. 98mm。 

3) 孔 距 尺寸 ,两 孔 中 心中 尺寸 (140 +0.05)mm， 用 125 ~ 150mm 的 内 测 千分尺 测 
量 两 所 最 远 距离 〈 左 孔 最 左边 ， 右 孔 最 右边 ) ， 本 例 为 工 =181.001mm， 两 孔 中 心 距 7 = 
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-Dixz/2 - DZ2;i 计算 得 到 两 孔 中 心 距 7 = 
L-Dixy/2 - Dy/2 = (181.001 - 40.016/2 - 
42.010/2) mm = 139.988mm。 与 图 样 要 求 (140 + 
0.05 )mm 比较 ,满足 要 求 ， 故 该 尺寸 合格 。 

2. 几何 误差 检测 

两 孔 轴线 平行 度 误差 检测 ， 如 图 3-79 所 示 ( 示 
意图 ， 与 本 例 中 的 零件 有 差异 ) ， 给 出 连 杆 小 头 孔 
dd40mm 对 $42mm 基准 孔 轴 线 间 在 垂直 方向 上 的 平 
行 度 公差 ( 即 通常 所 说 的 弯曲 度 ) 。 检 测 时 ， 在 基 
准 孔 和 被 测 孔 中 分 别 无 间隙 地 插入 $42mm 和 
$40mm 的 心 轴 ， 即 基准 轴线 和 被 测 轴 线 分 别 由 心 轴 












































图 3-79 垂直 方向 上 线 对 线 平 


















































4 和 心 轴 3 模拟 ; 将 模拟 基准 轴线 的 心 轴 4 支承 在 等 行 度 误差 检测 
高 V 形 架 上 ; 调整 两 轴线 位 于 垂直 于 检验 平板 测量 1 一 指示 表 2 一 双 孔 连 杆 3、4 一 心 轴 
面 的 同一 垂直 面 上 ， 用 指示 表 1 测量 相距 位 置 处 I 

















被 测 心 轴 上 端 素 线 ， 分 别 测 得 数值 为 M， 和 M,， 按 下 式 求 得 该 零件 在 给 定 方向 上 的 平行 
度 误差 f， 即 
= 入 M 
J | | | 
式 中 LL 一 一 被 测 轴线 长 度 (或 给 定 长 度 ，mm) ， 本 例 中 工 =44. 98mm; 
一 一 测量 长 度 (mm); 
MM; 、M, 一 一 测量 长 度 两 端 读数 值 (mm ) 。 
3. 表面 粗糙 度 检 测 
采用 目测 比 对 表面 粗糙 度 比 较 样 块 的 方法 测量 得 到 各 自 的 表面 粗糙 度 实际 值 。 
五 、 重 点 、 难 点 测量 及 讲评 
对 于 孔 距 尺寸 的 测量 是 个 重点 ， 孔 距 的 测量 方法 也 是 比较 多 的 ， 应 根据 零件 大 小 、 
结构 情况 来 选择 测量 方法 ; 该 零件 也 可 以 用 搬入 心 轴 外 径 千 分 尺 测 量 两 外 圆柱 最 大 尺寸 
的 方法 进行 测量 ;如 果 和 孔径 合适 ， 可 以 用 孔 距 游标 卡尺 直接 测量 得 到 中 心 距 实际 值 ， 所 
以 检测 的 方法 比较 多 ， 但 适合 于 该 零件 的 方法 就 是 最 科学 合理 的 ， 也 是 最 好 的 方法 ， 在 
实践 中 应 多 练习 ， 不 断 积累 经 验 ， 做 好 每 一 个 尺寸 的 检验 ， 并 得 出 最 接近 真 值 的 结果 ， 
这 是 检验 的 精髓 。 
。 训 | 练 2” 滑 块 件 的 检验 
如 图 3-80 所 示 ， 检 测 工件 为 车 削 加 工件 一 一 滑 块 。 
一 、 图 样 分 析 


1) 该 工件 材料 为 HT200。 
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2) 工件 外 形 是 长 方 体 ， 内 外 形 尺 寸 和 几何 精度 有 要 求 。 





































































































技术 要 求 
GB/T 1804—m 









材料 


图 3-80 ”车 前 加 工件 一 一 滑 块 


二 、 零 件 几 何 量 精度 分 析 


1. 几何 尺寸 

1) 孔径 尺寸 : $25 ”mm 孔 ， 公 差 等 级 介 于 IT6 ~ IT7 ， 属 于 非 标准 公差 ， 精 度 一 
般 ; %307 ”mm 孔 ， 公 差 等 级 为 IT8 ， 精 度 不 高 ; 两 者 均 可 以 用 内 测 千 分 尺 测量 。 

2) 外 形 尺 寸 : 35mm、50mm、100mm 是 未 注 公 差 尺 寸 ， 按 中 等 精度 查 得 : (35 + 
0.3)mm、(50 +0.3)mm、(100 +0.3)mm， 精 度 较 低 ， 用 游标 卡尺 测量 。 

3) 中 心 距 : 孔 $25mm 中 心 到 基准 面 4 的 距离 (17.5 +0.1)mm 和 和 孔 $30mm 中 心 
到 基准 面 B 的 距离 (25 +0.1) mm， 人 公差 等 级 为 IT11 ~ IT12, 属于 非 标准 公差 ， 孔 
$30mm 中 心 到 上 面 的 距离 25mm， 未 注 公 差 ， 按 中 等 精度 查 得 : (25 +0.2) mm， 公 差 等 
级 介 于 IT13 ~ IT14 ， 属 于 非 标准 公差 ; 孔 425mm 中 心 到 孔 $830mm 中 心 的 距离 (50 + 
0.05 )mm， 公 差 等 级 为 IT10， 精 度 较 低 ， 可 以 用 游标 卡尺 测量 计算 得 到 。 

2. 几何 公差 

$30mm 轴线 相对 于 基准 B 的 平行 度 公差 为 0.02mm， 公 差 等 级 介 于 IT6 ~ IT7 ， 属 于 
非 标 准 公差 ， 相 对 于 基准 4 的 垂直 度 公差 为 0. 02mm; 

$25mm 轴线 相对 于 基准 4 的 平行 度 公差 为 0. 02mm。 

50mm 长 度 上 两 端面 的 平行 度 公差 为 0.01mm， 公 差 等 级 介 于 IT4 ~ IT5， 属于 非 标 
准 公差 ， 但 精度 较 高 ; 50mm 长 度 上 左 端面 相对 于 基准 4 的 垂直 度 公 差 为 0.02mm， 公 










































































差 等 级 为 IT6。 
35mm 长 度 上 两 端面 的 平行 度 公 差 为 0.01mm， 公 差 等 级 为 IT5 ， 在 该 零件 几何 公差 
中 精度 属于 最 高 。 





3. 表面 粗糙 度 
两 孔 内 表面 粗糙 度 为 Ral.6um， 其 余 表 面 粗糙 度 值 为 Ra3. 2pm。 
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三 、 检 测量 具 ( 辅 具 ) 


1) 使 用 量具 : 25 ~50mm 内 测 千分尺 ， 测 量 范围 为 130mm 、 分 度 值 为 0.02mm 游标 
卡尺 ， 千 分 表 及 磁性 表 座 ， 表 面 粗 糙 度 比较 样 块 。 
2) 使 用 辅 具 : 100mm x 100mm 方 箱 ，g$60mm 标准 心 轴 ， 检验 平板。 


四 、 零 件 检测 


1. 几何 尺寸 测量 

1) 内 孔 尺 寸 : $25 “mm， 使 用 25 ~ 50mm 的 内 径 千 分 表 测 量 ， 用 十 字 测 量 法 测 
量 , 测量 前 必须 用 尺寸 为 25mm 的 环 规 进行 校 零 ， 然 后 测量 得 到 的 读数 是 与 25mm 的 偏 
差 ， 计 算 与 25mm 的 代数 差 即 为 实测 孔径 值 ， 并 记录 实测 值 ， 本 例 Dsy =25. 010mm 和 
i 水 =25.016mm; $30 mm 使 用 25 ~50mm 的 内 径 千 分 表 测 量 ， 用 同样 的 方法 得 到 
,8 =30. 012mm 和 Dr =30.010mm。 

2) 外 形 尺 寸 : (35 + 上 0.3)mm、(50 +0.3)mm、(100 +0.3)mm， 精 度 较 低 ， 用 游 
标 卡尺 直接 测量 得 到 实际 值 。 

3) 中 心 距 ; 

中 心 距 测 量 方法 一 : 

QD 孔 $25mm 中 心 到 基准 面 4 的 距离 Zp， 用 游标 卡尺 测量 $25mm 孔 到 基准 面 4 
的 最 小 距离 Z,,,， 本 例 为 4.98mm, 则 Zja = Dr/2 +2,, = (25.016/2 + 4.98 ) mm = 
17. 496mm， 在 公差 范围 内 ,该 尺寸 合格 。 

@) 孔 $30mm 中 心 到 基准 面 B 的 距离 Xa， 用 游标 卡尺 测量 830mm 孔 到 基准 面 B 
的 最 小 距离 XX,, ， 本 例 为 10. 02mm; 则 Xu = DrZ2 +X = (30.010/2 +10.02 ) mm = 
25.025mm， 在 公差 范围 内 ,该 尺寸 合格 。 

@@ 孔 $30mm 中 心 到 上 面 的 距离 Zai， 用 游标 卡尺 测量 830mm 孔 到 上 面 的 最 小 中 
离 了 ， 本 例 为 9.98mm,，, 则 YY = D,sw/2 +Y,, = (30.012/2 +9.98)mm =24.986mm, 
在 公差 范围 内 ,该 尺寸 合格 。 

@ 孔 $25mm 中 心 到 下 面 的 距离 Yj ， 用 游标 卡尺 测量 825mm 孔 到 下 面 的 最 小 距 
离 了 , ， 本 例 为 12.48mm, 则 Yn =Diaw/2+Y,, = (25.010/2 +12.48)mm=24.985mm, 
在 公差 范围 内 ,该 尺寸 合格 。 

@@ 孔 p25mm 中 心 到 孔 $30mm 中 心 的 距离 Yn ， 由 于 精度 不 高 ， 可 以 根据 图 样 得 
到 ， 即 













































































Yr =H- (Ya + Yn) 
式 中 右 一 一 零件 的 总 高 度 (图 中 为 100mm， 本 例 实测 100. 02mm); 
Ya 一 一 孔 $30mm 中 心 到 上 面 的 距离 (本 例 计算 得 24. 986mm ) ; 
Yi 一 一 筷 $25mm 中 心 到 下 面 的 距离 (本 例 计算 得 24. 985mm); 
带 和 人 公式 得 
Yina =H- (Ya + Yn) =100.02mm - (24.986 +24. 985)mm =50. 049mm 
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满足 图 样 要 求 ， 合 格 ， 但 是 接近 极限 状态 。 

中 心 距 测量 方法 二 : 该 例 孔 中 心 距 精 度 要 求 不 太 高 ， 如 果 精 度 等 级 高 ， 就 不 能 采用 
上 述 方法 ， 特 别 是 孔 $25mm 中 心 到 孔 $830mm 中 心 的 距离 (50 +0.05)mm， 可 以 采用 打 
表 的 方法 测量 ， 如 图 3-81 所 示 。 

测量 时 ， 将 零件 安装 在 检验 平板 的 角 铁 面 上 ， 装 夹 方 法 如 图 3-82 所 示 。 首 先 用 游 
标 卡 尺 测量 出 $25mm 和 孔 中 心 到 检验 平板 测量 面 的 最 小 距离 了 ,,,， 本 例 为 12. 48mm， 然 
后 选择 量 块 1.48mm、lmm、10mm 组 合成 量 块 组 12. 48mm， 将 安装 好 的 杠杆 百 分 表 在 
量 块 组 上 调 零 ， 移 动 测 头 到 $25mm 孔 ， 寻 找 至 检验 平板 测量 面 的 最 小 值 ， 记 录 读 数 ， 
与 12. 48mm 的 代数 和 即 为 实测 值 ， 其 次 ， 用 游标 卡尺 测量 830mm 孔 中 心 到 检验 平板 测 
量 面 的 最 小 距离 了 ， 本 例 为 60.02mm， 按 上 述 方 法 选择 量 块 组 合 ， 并 测量 出 该 尺寸 
实际 值 ; 则 孔 $25mm 中 心 到 孔 $30mm 中 心 的 距离 Yj 可 以 通过 下 式 计算 得 到 ， 即 
Yn = Ykmin + Ds /2 一 (了 mm + Di 2) 
Yn —— 和 站 $25mm 中 心 到 孔 $30mm 中 心 的 距离 ; 
Da 一 一 孔 $30mm 垂直 方向 的 直径 实际 值 (本 例 D,aw =30.012mm); 
Di 一 一 扎 $825mm 垂直 方向 的 直径 实际 值 (本 例 Diaw =25.010mm ) ; 
一 一 和 $30mm 孔 中 心 到 检验 平板 测量 面 的 最 小 距离 ; 
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7 一 25mm 孔 中 心 到 检验 平板 测量 面 的 最 小 距离 。 
































图 3-81 测量 孔 距 尺寸 示意 图 图 3-82 ”两 平面 垂直 度 误差 检测 
2. 几何 误差 检测 
1) $25mm 轴线 相对 于 基准 4 的 平行 度 误差 的 检测 ， 测 量 方法 如 图 3-83 所 示 (局 














部 示意 图 ) 。 

测量 时 ， 将 零件 基准 面 4 与 检验 平板 测量 面 紧密 接触 ;用 安装 好 的 杠杆 百 分 表 ， 测 
量 25mm 内 孔 上 下 素 线 处 读数 的 平均 值 ; 按 需 要 在 大 干 截面 上 进行 测量 ， 并 记录 每 个 
截面 上 的 读数 差 (MM -M,)， 取 其 中 最 大 值 与 最 小 值 带 入 下 式 计算 得 到 该 项 平行 度 误差 
值 /。 即 

















1 
/= 7 | (CM, -Ca — M,) ,| 

















2) $30mm 轴线 对 基准 B 的 平行 度 公差 为 0.02mm， 按 照 上 述 方法 ， 可 以 测量 计算 
出 该 平行 度 误差 实际 值 。 
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3) $30mm 轴线 对 基准 4 的 垂直 度 误差 检测 ， 测 量 方 法 如 图 3-84 所 示 。 测 量 时 ， 

将 零件 基准 面 4 与 检验 平板 测量 面 紧密 接触 ;为 了 方便 操作 ， 又 能 代表 该 垂直 度 误差 ， 

仅仅 在 相互 垂直 的 两 个 方向 上 测量 ; 将 可 胀 式 心 轴 择 入 $30mm 孔径 中 ， 在 心 轴 轴 向 距 
离 为 L 的 两 个 位 置 ， 测 量 被 测 轮廓 要 素 与 直角 坐标 距离 M, 和 M, 及 相应 的 轴 径 d, 和 4,， 
则 该 测量 方向 上 的 垂直 度 误差 可 根据 下 式 计 算得 到 

di 一 d 
2 













































































1 2 








/= M, — M, + 























图 3-83 ”了 和 孔 对 平面 平行 度 误差 检测 所 3-84 ”了 筷 对 平面 垂直 度 误差 检测 


取 两 测量 方向 上 测 得 误差 中 较 大 值 作为 该 零件 的 该 项 垂直 度 误 差 。 

4) 50mm 长 度 上 两 端面 的 平行 度 公 差 为 0.01mm。 测量 时 ,将 两 端面 任意 端面 与 检 
验 平板 测量 面 紧 密 接触 ， 以 平板 测量 面 为 模拟 基准 ;将 安装 好 的 百 分 表 测 头 接触 被 测 表 
面 ， 并 测量 整个 被 测 面 ， 取 百 分 表 读数 最 大 值 与 最 小 值 之 差 作 为 该 项 平行 度 误 差 值 。 

5) 35mm 长 度 上 两 端面 的 平行 度 误差 检测 ， 按 上 述 测量 方法 可 以 测量 得 出 该 项 了 
行 度 误差 实际 值 。 

6) 50mm 长 度 上 左 端面 相对 于 基准 4 的 垂直 度 误 差 检测 。 用 光 院 法 或 塞 尺 法 测量 。 
测量 时 ， 将 基准 面 4 与 检验 平板 测量 面 紧密 接触 ， 以 平板 测量 面 为 模拟 基准 ; 把 刀口 形 
直角 尺 与 被 测量 面 接触 ， 观 察 光 阶 与 标准 光 孙 比较 得 到 此 处 的 垂直 度 误差 .并 记录 ; 移 
动 刀 口 形 直角 尺 测 量 多 个 位 置 ， 并 记录 ， 取 记录 中 的 最 大 值 即 为 该 项 垂直 度 误 差 值 。 

3. 表面 粗糙 度 

采用 目测 比 对 表面 粗糙 度 比较 样 块 的 方法 测量 得 到 各 自 的 表面 粗糙 度 值 。 


五 、 重 点 、 难 点 测量 及 讲评 


在 该 堆 件 的 检测 过 程 中 ， 难点 仍然 是 几何 误差 的 测量 ,重点 是 中 心 距 的 检测 。 中 心 
距 检 测 要 养 成 好 的 习惯 ,每 一 个 中 心 距 儿 乎 都 要 用 到 孔径 的 实测 值 ， 所 以 在 测量 孔径 时 
应 十 字 测量 ， 并 为 中 心 距 的 测量 计算 打 基础 做 好 每 个 方向 〈 垂 直方 向 、 水 平方 向 和 
前 后 方向 ) 的 标记 ， 计 算 时 会 比较 方便 。 在 测量 几何 公差 时 ， 应 注意 位 置 公 差 有 多 种 
方式 : 线 对 线 、 面 对 面 、 线 对 面 和 面 对 线 的 位 置 误差 的 测量 ， 如 垂直 度 误 差 ， 知 面对面 
的 垂直 度 误 差 ， 直 接 用 间隙 的 数值 就 是 垂直 度 误 差 值 ， 而 线 对 面 或 面 对 线 的 垂直 度 误 差 
用 心 轴 测量 就 不 是 这 样 的 结果 ， 与 测量 方法 也 有 关系 ， 所 以 要 引起 高 度 重视 。 
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复习 思考 题 





按 轴 类 零件 结构 形式 不 同 ， 一 般 可 分 为 哪 三 类 ? 
轴 类 零件 检测 特点 主要 有 哪些 项 目 ? 
在 大 批量 生产 中 ， 常 用 什么 量具 测量 轴 径 ? 
在 检测 轴 套 表面 粗糙 度 时 ， 光 亮度 大 的 工件 是 否 表面 粗糙 度数 值 一 定 小 ?” 为 什么 ? 
用 表面 粗糙 度 仪 测量 被 测 面 轴 径 表面 粗糙 度 时 ， 对 于 纹理 不 均匀 的 表面 ， 如 何 测 量 ? 
表面 粗糙 度 比较 法 中 ， 较 常用 的 有 两 种 操作 方法 的 具体 内 容 有 哪些 ? 
7. 简 述 偏心 距 较 大 的 偏心 轴 检 测 方法 ， 并 画 出 检测 〈 原 理 ) 简 图 。 
8. 内 沟 槽 、 槽 宽 和 槽 的 轴 向 位 置 都 是 套 类 零件 常 有 的 结构 ， 如 果 内 沟 槽 尺寸 大 于 两 端口 部 
孔径 时 ， 如 何 测量 ? 
9. 简 述 一 般 套 类 零件 圆 跳 动 的 测量 方法 ， 并 画 出 简 图 
10. 简 述 薄 壁 套 类 零件 (材料 为 有 色 金 属 ， 即 材料 较 软 ) 孔径 检测 注意 事项 
11. 简 述 轴 套 类 零件 在 V 形 架 & 上 国 跳 动 误差 的 检测 原理 ， 并 画 出 简 图 。 检 测 时 应 特别 注意 的 
是 什么 ? 
12. 在 轴 套 类 零件 几何 误差 测量 时 ， 位 置 误 益 有 哪些 方式 ?” 应 注意 些 什么 ? 
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螺纹 关 零 件 的 检验 


培训 目标 : 掌握 普通 螺纹 (圆柱 外 螺纹 ) 单项 检测 方法 ， 即 外 螺纹 大 径 、 小 径 、 
中 径 、 螺 距 和 牙 型 半角 的 检验 方法 ; 了 解 普通 螺纹 (圆柱 内 螺纹 ) 单项 检测 方法 ， 即 
内 螺纹 小 径 、 中 径 、 螺 距 和 牙 型 半角 的 测量 方法 ; 掌握 普通 螺纹 单一 中 径 测量 及 计算 ; 
了 解 螺纹 的 分 类 及 用 途 ; 熟悉 常用 螺纹 的 术语 ; 掌握 螺纹 合格 判定 原则 ; 了 解 螺 纹 的 基 
本 牙 型 ， 尺 寸 计 算 方法 ， 能 查阅 螺纹 的 基本 尺寸 和 公差 ; 掌握 普通 螺纹 综合 检验 方法 ， 
特别 是 量规 的 使 用 方法 。 





螺纹 是 机 械 工业 中 常用 的 一 类 机 械 零 件 ， 具 有 装 印 容易 和 可 拆 性 ,广泛 应 用 于 机 械 
制造 领域 。 任 何 一 台 机 器 都 离 不 开 螺 纹 ， 它 是 机 械 零件 联接 与 紧 固 、 机 械 传动 不 可 缺少 
的 部 分 ， 为 保证 各 种 螺纹 达到 其 功能 ， 必 须 对 螺纹 各 几何 参数 进行 检测 。 

螺纹 参数 的 测量 方法 比较 多 ， 有 综合 测量 法 、 单 项 测量 法 、 仪 器 测量 法 等 。 




















名 命令 第 一 节 ”螺纹 的 相关 知识 


一 、 螺 纹 术 语 及 定义 和 几何 参数 


螺纹 术语 是 螺纹 技术 领域 规定 的 统一 用 语 。GBZT 14791 一 1993 《螺纹 术语 》 给 出 
了 螺纹 各 要 素 的 术语 定义 ， 是 制定 各 种 螺纹 参数 标准 的 基础 ， 也 是 正确 理解 螺纹 技术 内 
容 的 依据 。 因 此 ， 正 确 掌握 螺纹 术语 有 助 于 对 螺纹 参数 技术 要 求 的 理解 和 执行 。 

但 是 ， 螺 纹 种 类 繁多 ， 有 几 百 种 ， 有 各 自 的 特性 和 使 用 场合 ， 一 个 术语 标准 不 可 能 
也 没 必要 将 所 有 螺纹 的 所 有 要 素 给 出 术语 和 定义 。 因 此 ，GB/T 14791 一 1993 所 规定 的 
术语 仅 包 括 了 各 种 螺纹 的 通用 术语 ， 而 不 包括 那些 使 用 面 太 窗 、 使 用 频率 过 低 的 专业 术 
语 ， 这 些 专门 术语 在 有 关 的 标准 中 给 出 。 

螺纹 术语 国家 标准 按 螺 纹 要 素 的 特性 大 致 可 分 为 一 般 术 语 、 与 牙 型 相关 的 术语 、 与 
直径 相关 的 术语 、 与 螺 距 相关 的 术语 、 与 配合 相关 的 术语 以 及 与 公差 和 检验 相关 的 术语 
六 大 类 ， 共 75 条 。 

1. 圆柱 螺纹 术语 及 定义 和 几何 参数 

(1) 主要 的 圆柱 螺纹 术语 及 定义 ( 见 表 4-1) 包括 了 一 般 术 语 、 与 牙 型 相关 的 术 
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、 与 直径 相关 的 术语 、 与 螺 距 相关 的 术语 、 与 配合 相关 的 术语 以 及 与 公差 和 检验 相关 
人 看 及 定义 。 





表 4-1 圆柱 螺纹 术语 及 定义 



















































































a) 
沿 着 圆柱 或 圆锥 表面 运动 的 展开 面 
螺旋 线 点 的 轨迹 ,该 点 的 轴 向 位 移 和 相 dh 
应 的 角 位 移 成 定 比 < 、、 
A 
0 
b) 











在 圆柱 或 圆锥 表面 上 , 沿 着 螺 
旋 线 所 形成 的 具有 规定 牙 型 的 
螺纹 连续 凸 起 

注 : 凸 起 是 指 螺 纹 两 侧面 间 的 
实体 部 分 ,又 称 牙 


















































在 圆柱 或 圆锥 外 表面 上 所 形 
成 的 螺纹 





外 螺纹 
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术语 代号 定 义 简 ”图 

















在 圆柱 或 圆锥 内 表面 上 所 形 a) 
成 的 螺纹 





内 螺纹 








Ee aas 
ER 
人 

SS 


< 











we 





单线 螺纹 沿 一 条 螺旋 线 所 形成 的 螺纹 Wt 
WW 





2 WW 





















































右 旋 螺纹 顺 时 针 旋转 时 旋 和 的 螺纹 Uy 
Ee | fd 
左旋 螺纹 闫 时 针 旋 转 时 旋 入 的 螺纹 
四 WA 
Pe 代表 螺纹 尺寸 的 直径 
公休 AI 国 扣 = 
注 : 管 螺纹 用 尺寸 代号 表示 
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( 续 ) 
术语 | 代号 定 文 位 图 








和 ” 与 外 娠 纹 牙 顶 或 内 晨 纹 牙 底 
大 径 | 了 或 4 | 相 切 的 假想 圆柱 或 圆锥 的 直径 
与 外 异 纹 牙 底 或 内 崇 纹 牙 顶 
相 切 的 假想 圆柱 或 圆锥 的 直径 
一 个 假想 圆柱 或 圆锥 的 直径 ， 
圆柱 或 圆锥 的 母线 通过 牙 型 
沟 档 和 凸 起 宽度 相等 的 地 方 。 
该 假想 圆柱 或 圆锥 称 为 中 径 加 
柱 或 中 径 圆锥 





























小 径 DI 或 dd 















































上 开 


中 径 D, 或 d， 























一 个 假想 圆柱 或 圆锥 的 直径 ， 中 径 线 
该 圆柱 或 圆锥 的 母线 通过 牙 型 - 

上 沟 槽 宽度 等 于 1/2 基本 螺 距 
的 地 方 











下 

王 

记 

单一 中 径 
径 


(P-AP)/2 (P-AP)/2 





在 规定 的 旋 合 长 度 内 ,恰好 包 
容 实 际 螺纹 的 一 个 假想 螺纹 的 


中 径 ,这 个 假想 螺纹 具有 理想 的 ASASAS 
作用 中 径 螺 距 、 半 角 及 牙 型 高 度 , 并 另 在 


牙 顶 处 和 牙 底 处 留 有 间 际 ,以 保 
证 包容 时 不 与 实际 螺纹 的 大 、 小 
径 发 生 干 涉 












































作用 中 径 
单一 中 径 














在 通过 螺纹 轴线 的 剖面 上 , 螺 
螺纹 牙 型 纹 的 轮廓 形状 (常用 的 有 三 
形 .锯齿 形 和 梯形 ) 


































































































次 
成 螺纹 牙 型 的 三 角形 ,其 底 
原始 三 角形 边 平 行 于 中 径 圆 柱 或 中 径 圆锥 
的 母线 
原始 三 角形 
螺纹 轴线 中 径 圆柱 或 中 径 圆锥 的 轴线 
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( 续 ) 


ly 
< 
也 
名 


术语 | 代号 





削 平 高 度 




















削 去 原始 三 角形 的 顶部 和 底 
部 所 形成 的 内 、 外 螺纹 共有 的 到 
论 牙 型 。 它 是 确定 螺纹 设计 习 
型 的 基础 














hn | 域 



































设计 给 定 的 牙 型 ,该 牙 型 相对 
于 基本 牙 型 规定 出 功能 所 需 的 
各 种 间隙 和 圆 弧 半径 。 它 是 内 、 
外 螺纹 基本 偏差 的 起 点 





设计 牙 弄 






















































































在 螺纹 牙 型 上 ,两 相 邻 牙 侧 间 
牙 型 
的 夹 角 
在 螺纹 牙 型 上 , 牙 侧 与 螺纹 轴 
斤 侧 角 线 的 垂 线 间 的 夹 角 
在 曲 纹 牙 型 上 ,一 个 螺纹 凸 起 
嵌 纹 牙 厚 的 两 牙 侧 间 在 中 径 线 上 的 轴 向 
距离 
在 螺纹 牙 型 上 ,一 个 螺纹 沟 模 
螺纹 模 宽 的 两 牙 侧 间 在 中 径 线 上 的 轴 向 
距离 
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( 续 ) 
不 证 | 代 可 定义 而 网 
相 邻 两 牙 在 中 径 线 上 对 应 两 
人 | 点 间 的 轴 向 距离 
同一 条 螺旋 线 上 的 相 邻 两 牙 
导 程 忆 | 在 中 径 线 上 对 应 两 点 间 的 轴线 
距离 
在 中 径 圆 柱 或 中 径 圆 狼 上 , 曙 
4 | 旋 线 的 切线 牌 直 于 昌 纹 轴线 的 
( 导 程 角 ) 平面 的 均 
螺纹 旋 合 两 个 相互 配合 的 螺纹 沿 螺纹 
长 度 轴线 方向 相互 旋 合 部 分 的 长 度 
让 算 红 市 径 同 柱 或 下 径 同 锥 的 全线 
由 螺纹 公 差 融 和 旋 合 长 度 共 
螺纹 精度 同 组 成 的 衡量 螺纹 质量 的 综合 
指标 
螺 距 的 实际 值 与 其 基本 值 
之 差 
螺 距 侗 关 N 个 螺 距 偏差 是 指 跨 N 个 曙 
距 的 实际 值 与 其 基本 信之 差 
在 规定 的 螺纹 长 度 内 ,任意 两 
嵌 距 累 同名 牙 侧 与 中 径 线 交点 间 的 实 
只 误差 际 轴 向 距离 与 其 基本 值 之 差 的 
最 大 绝对 什 
导 程 仿 基 导 和 的 实际 从 与 其 枯木 信之 关 
在 规定 的 螺纹 长 度 内 ,同一 晶 
导 程 累 旋 面 上 任意 两 牙 侧 与 中 径 线 交 
耻 误 差 点 间 的 实际 轴 向 距离 与 其 基本 
值 之 差 的 最 大 绝对 值 
在 现 定 的 长 度 内 实际 则 旋 颖 
本 
Pod 沿 轴 向 偏离 其 理想 螺 施 线 的 最 
是 大 变动 量 
牙 仙 用 牙 侧 角 的 实际 值 与 其 基本 信 
六 之 差 
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(2) 关于 “ 螺 距 ”“ 导 程 ”“ 牙 厚 ”“ 槽 宽 ” 与 “中 径 线 ”的 关系 ”螺纹 的 “ 螺 
距 ”“ 导 程 ”“ 牙 厚 ” 和 “ 槽 宽 ” 都 定义 在 “中 径 线 ”上 所 测量 的 相应 轴 向 距离 。 如 果 
不 在 “中 径 线 ” 位 置 测量 ， 则 会 造成 测量 误差 。 

个 别 螺纹 标准 〈 例 如 气 瓶 螺纹 ) 则 定义 “ 螺 距 ”“ 导 程 ”“ 牙 厚 ” 和 “ 醒 宽 ”为 测 
量 沿 素 线 方向 的 距离 。 检 验 人 员 要 特别 关注 和 仔细 查看 检验 工艺 、 检 验 卡 片 、 检 验 规 范 
和 相关 标准 。 这 种 螺纹 的 牙 型 角 角 平分 线 与 螺纹 轴线 不 垂直 ， 而 与 “中 径 线 ” 垂 直 ， 
它 属 于 非 对 称 螺 纹 。 

(3) 关于 “ 牙 型 角 ”“ 牙 型 半角 ”和 “ 牙 侧 角 ”的 正确 使 用 “ 牙 型 角 ” 术 语 主 
要 用 于 螺纹 识别 和 称呼 ;“ 牙 侧 角 ”术语 主要 用 于 螺纹 单项 参数 质量 控制 和 螺纹 刀 、 量 
具 设 计 ; “ 牙 型 半角 ”是 老 术 语 ， 目 前 已 被 “ 牙 侧 角 ” 术 语 取 代 。 因 “ 牙 型 角 ” 和 
“ 牙 型 半角 ”与 螺纹 轴线 位 置 不 发 生 关 系 ， 无 法 保证 螺纹 牙 与 轴线 的 垂直 要 求 。“ 牙 型 
角 ” 和 “ 牙 型 半角 ”准确 的 螺纹 ， 有 可 能 它 的 “ 牙 侧 角 ” 误 差 非常 大 。 在 检验 过 程 中 
要 特别 注意 ,“ 牙 型 半角 ”不 能 再 用 。 

2. 普通 螺纹 各 部 尺寸 的 计算 

普通 螺纹 各 几何 参数 及 计算 公式 ， 见 表 4-2。 


表 4-2 普通 螺纹 各 几何 参数 及 计算 公式 
















































































































































































几何 参数 代 号 计算 公式 
外 螺纹 的 基本 大 径 d 设计 时 根据 规定 给 出 
内 螺纹 的 基本 大 径 D 设计 时 根据 规定 给 出 
累 距 P 设计 时 根据 规定 给 出 
外 螺纹 的 基本 中 径 d, d, =d=2 x SH=d-0. 6495P 
内 螺纹 的 基本 中 径 D, D, =D-2 x sH=D-0. 6495P 
外 螺纹 的 基本 小 径 di di =d-2x HH=d-1.0825P 
内 螺纹 的 基本 小 径 Di D,=D -2 x HH=d 1.0825P 
外 螺纹 最 小 的 基本 小 径 dimin dinin =d -1.299P 
最 小 圆 弧 半径 Rin Ron =0. 125P 
H A= Bp=0.866025404P 
BH BH =0. 541265877P 
Wi 这 话 3 3 
原始 三 角形 高 度 BH =0.324759526P 
1 1 
74H HH=0.216506351P 
HH 于 有 =0， 108253175P 








3， 直 径 与 螺 距 系列 
普通 螺纹 直径 与 螺 距 系列 分 为 标准 系列 、 特 殊 系 列 、 优 选 系 列 和 管 路 系列 。 
公称 直径 分 为 几 个 系列 ， 螺 距 分 为 粗 牙 和 细 牙 ， 粗 牙 对 应 的 一 种 螺 距 ， 细 牙 对 应 多 
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种 螺 距 。 应 优先 选用 第 1 系列 直径 ， 其 次 选择 第 2 系列 直径 ， 最 后 选择 第 3 系列 直径 。 
由 于 篇 幅 所 限 ， 有 关 细 牙 普 通 螺 纹 的 螺 距 需要 时 ， 可 详 查 GB/T 193 一 2003 《普通 螺 
纹 ”直径 与 螺 距 系列 》。 


二 、 螺 纹 公 差 


螺纹 联接 要 实现 其 互 换 性 ， 必 须 保 证 良好 的 旋 合 性 和 一 定 的 联接 强度 ， 而 影响 螺纹 
互 换 性 的 主要 有 五 个 几何 参数 : 大 径 、 小 径 、 中 径 、 螺 距 和 牙 型 半角 。 在 加 工 螺 纹 的 过 
程 中 ,由 于 人 、 机 、 料 、 方 法 、 环 境 因 素 的 影响 ， 这 几 个 参数 不 可 避免 地 产生 加 工 误 
差 ， 不 仅 会 影响 螺纹 的 旋 合 性 、 接 触 高 度 、 配 合 性 能 ， 还 会 影响 联接 的 可 靠 性 ， 从 而 影 
响 螺 纹 的 互 换 性 。 

通俗 地 讲 ， 圆 柱 内 、 外 螺纹 加 工 后 ， 外 螺纹 的 大 径 和 小 径 要 分 别 小 于 内 螺纹 的 大 径 
和 人 小径， 才能 保证 旋 合 性 ; 由 于 旋 合 后 主要 是 依 笔 螺 纹 牙 侧面 工作 ， 如 果 内 外 螺纹 的 牙 
侧 接触 不 均匀 ， 就 会 造成 负荷 分 布 不 均 ， 势 必 降 低 螺纹 的 配合 均匀 性 和 联接 强度 。 因 
此 ， 对 螺纹 互 换 性 影响 较 大 的 参数 是 中 径 、 螺 距 和 牙 型 半角 。 由 于 螺 距 误差 和 牙 型 半角 
误差 对 螺纹 互 换 性 的 影响 可 以 折算 为 中 径 当 量 ， 并 与 中 径 尺 寸 偏差 形成 作用 中 径 ， 这 
样 ， 可 以 不 单独 规定 螺 距 公差 和 牙 型 半角 公差 ， 而 仪 规 定 一 项 作用 中 径 公 差 来 控制 本 身 
的 尺寸 偏差 、 螺 距 偏差 和 牙 型 半角 偏差 的 综合 影响 。 

对 于 普通 螺纹 的 公差 与 配合 要 求 主 要 确定 螺纹 的 公差 带 和 公差 精度 ; 螺纹 公差 与 
孔 、 轴 公差 带 类 似 ， 由 螺纹 基本 偏差 和 螺纹 公差 等 级 所 决定 ， 螺 纹 的 公差 精度 取决 于 蝶 
纹 公 差 等 级 和 旋 合 长 度 ， 分 为 精密 、 中 等 和 粗糙 三 种 ， 其 关系 如 图 4-1 所 示 。 


基本 偏差 
(确定 公差 带 位 置 ) 
螺纹 公差 带 
(确定 公差 带 大 小 ) 螺纹 旋 合 长 度 (精密 、 中 等 、 粗 糙 ) 


(SN TD) 
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外 4-1 普通 螺纹 公差 带 和 公差 精度 的 关系 











1. 基本 偏差 

普通 螺纹 的 基本 偏差 随 螺 距 视 内 、 外 螺纹 的 公差 带 位 置 而 定 。 普 通 内 螺纹 的 公差 带 
位 置 有 G、H 两 种 。 普 通 外 螺纹 的 公差 带 位 置 有 e、f、g、bh 四 种 。 

2. 公差 等 级 

(1) 普通 螺纹 各 直径 的 公差 等 级 GB/T 197 一 2003 《普通 螺纹 公差》 中 ， 列 出 
了 普通 螺纹 的 公差 等 级 ,分 别 规定 了 内 、 外 螺纹 的 中 径 和 顶 径 公差 。 普 通 螺 纹 的 公差 等 
级 见 表 4-3。 其 中 ,6 级 是 基本 级 ; 3 级 精度 最 高 ; 9 级 公差 值 最 大 ， 精 度 最 低 。 

(2) 普通 螺纹 的 公差 带 GB/T 197 一 2003 中 规定 了 的 普通 螺纹 的 标准 公差 ， 内 螺 
纹 中 径 公 差 7, 和 外 螺纹 中 径 公 差 7 见 表 4-4; 内 螺纹 顶 (小 径 ) 径 公 差 7, 和 外 螺纹 顶 
径 (大 径 ) 公差 也 见 表 4-5。 
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表 4-3 普通 螺纹 的 公差 等 级 















































直径 公差 等 级 备 注 直径 公差 等 级 备注 

内 螺纹 4.5.6、 、 a 外 螺丝 ee 

小 径 万 i 内 螺纹 大 径 的 最 大 值 fy 4.6.8 外 螺纹 小 径 的 最 小 值 
Sa ~ 日 9 章平 高 度 sa 目 页 的 削 平 高 度 
两 厌 肥 有 高 下 厌 弘 ee 

中 径 D， 7 .8 人 中 径 册 7.8.9 全 































































































表 4-4 普通 螺纹 的 中 径 公 差 (单位 : Lm) 
基本 大 径 巾 距 内 螺纹 中 径 公 差 (7m， ) 外 螺纹 中 径 公 差 (7y ) 
D/mm . 公差 等 级 公差 等 级 
P/mm 
> = 4 5 6 了 8 3 4 3 6 7 8 9 
0.2 42 25 32 40 50 a = 一 
0.25 48 60 二 入 == a 28 36 45 56 se = == 
1.4 2.8 0.35 53 67 85 二 = 32 40 50 63 80 > = 
0.4 56 71 90 一 = 34 42 53 67 85 二 一 
0. 45 60 75 95 四 36 45 56 71 90 四 四 
0. 35 56 71 90 一 -= 34 42 53 67 85 一 一 
0. 5 63 80 100 125 = 38 48 60 75 95 四 四 
本 Si6 0.6 71 90 112 140 四 42 53 67 85 106 一 一 
0.7 75 95 118 150 = 45 56 71 90 112 = 
0. 75 75 95 118 150 = 45 56 71 90 112 二 二 
0. 8 80 100 125 160 | 200 48 60 75 95 118 150 190 
0.75 85 106 132 170 = 50 63 80 100 125 = = 
5 6 11 2 1 95 118 150 190 | 236 56 71 90 112 140 180 224 
1.25 100 125 160 | 200 | 250 60 75 95 118 150 190 236 
He 112 140 180 | 224 | 280 67 85 106 132 170 | 212 265 
1 100 125 160 | 200 | 250 60 75 95 118 150 190 236 
1.25 112 140 180 | 224 | 280 67 85 106 132 170 | 212 265 
ls 118 150 190 | 236 | 300 71 90 112 140 180 | 224 280 
| L723 125 160 | 200 | 250 | 315 73 95 118 150 190 | 236 300 
2 132 170 | 212 | 265 | 335 80 100 125 160 | 200 | 250 315 
2 140 180 | 224 | 280 | 355 85 106 132 170 | 212 | 265 335 
1 106 132 170 | 212 四 63 80 100 125 160 | 200 250 
1.5 125 160 | 200 | 250 | 315 23 95 118 150 190 | 236 300 
2 140 180 | 224 | 280 | 355 85 106 132 170 | 212 | 265 335 
22.4 45 3 170 | 212 | 265 | 335 | 425 100 125 160 | 200 | 250 | 315 400 
3.5 180 | 224 | 280 | 355 | 450 106 132 170 | 212 | 265 | 335 425 
4 190 | 236 | 300 | 375 | 475 112 140 180 | 224 | 280 | 355 450 
4.5 200 | 250 | 315 | 400 | 500 118 150 190 | 236 | 300 | 375 475 
1 132 170 | 212 | 265 | 335 80 100 125 160 | 200 | 250 315 
2 150 190 | 236 | 300 | 375 90 112 140 180 | 224 | 280 335 
3 180 | 224 | 280 | 335 | 450 106 132 170 | 212 | 265 | 335 425 
45 90 4 200 | 250 | 315 | 400 | 500 118 150 190 | 236 | 300 | 375 475 
3 212 | 265 | 335 | 425 | 530 125 160 | 200 | 250 | 315 | 400 500 
333 224 | 280 | 355 | 450 | 560 132 170 | 212 | 265 | 335 | 425 530 
6 236 | 300 | 375 | 475 | 600 140 180 | 224 | 280 | 355 | 450 560 
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( 续 ) 
基本 大 径 媒 虐 内 嵌 纹 中 径 公 差 (7 ) 外 嵌 纹 中 径 公 差 (7 ) 
D/mm 公差 等 级 公差 等 级 
P/mm 
> < 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 9 
2 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 95 | 118 | 150 | 190 | 236 | 300 | 375 
3 190 | 236 | 300 | 375 | 475 | 112 | 140 | 180 | 224 | 280 | 355 | 450 
90 180 4 212 | 265 | 335 | 425 | 530 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 
6 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 150 | 190 | 236 | 300 | 375 | 475 | 600 
8 280 | 355 | 450 | 560 | 710 | 170 | 212 | 265 | 335 | 425 | 530 | 670 
3 212 | 265 | 335 | 425 | 530 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 
ee se 4 236 | 300 | 375 | 475 | 600 | 140 | 180 | 224 | 280 | 355 | 450 | 560 
6 265 | 335 | 425 | 530 | 670 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 
8 300 | 375 | 475 | 600 | 750 | 180 | 224 | 280 | 355 | 450 | 560 | 710 
表 4-5 普通 螺纹 的 基本 偏差 和 项 径 公差 (单位 : pm) 
本 内 螺纹 的 基 外 螺纹 的 内 螺纹 小 径 公 差 (7 ) 外 螺纹 大 径 公差 (7 ) 
i 本 偏差 EI 基本 偏差 es 公差 等 级 公差 等 级 
G H e f g h 4 5 6 7 8 4 6 8 
0. 35 +19 | 0 一 | -34| -19| 0 63 | 80 |100 | 一 1 一 153 |85 | 一 
0.4 +19 | 0 一 | -34| -19| 0 71 | 9%0 |1H2 | 一 1 一 |160 |95 | 一 
0. 45 +20 | 0 一 | -35| -20| 0 80 |1100 | 125 | 一 | 一 16 100 | 一 
0.5 +20| 0 | -50| -36| -20| 0 90 | 112 | 140 | 180 | 一 16 11o6 | 一 
0.6 +21| 0 | -53 | -36| -21| 0 |100 |125 ,160 |1200 | 一 |80 1125 | 一 
0.7 +22| 0 | -56| -38 | -22| 0 |12 |140 ,180 |1224 1 一 | 90 1140 | 一 
0.75 +22| 0 |-56| -38 | -22| 0 |118 |150 | 190 |236 1 一 |90 1140 | 一 
0.8 +24| 0 |-60| -38| -24| 0 |125 |160 | 200 |250 | 315 | 95 | 150 | 236 
1 +26| 0 |-60|-40| -26| 0 |150 | 190 | 236 | 300 | 375 | 112 | 180 | 280 
1.25 +28| 0 |-63|-42 -28| 0 |170 |212 |265 | 335 | 425 | 132 | 212 | 335 
1.5 +32| 0 |-67| -45| -32| 0 |190 | 236 | 300 | 375 | 475 | 150 | 236 | 375 
1.75 +34| 0 | -71| -48| -34| 0 |212 |265 | 335 | 425 | 530 | 170 | 265 | 425 
2 +38 | 0 | -71| -52| -38| 0 |236 | 300 | 375 | 475 | 600 | 180 | 280 | 450 
2.5 +42| 0 |-80| -58| -42| 0 |280 | 355 | 450 | 560 | 710 | 212 | 335 | 530 
3 +48 | 0 |-85| -63 | -48| 0 |315 |400 | 500 | 630 | 800 | 236 | 375 | 600 
3.5 +53| 0 | -9%0| -70|1 -53 | 0 |355 | 450 | 560 | 710 | 900 | 265 | 425 | 670 
4 +60| 0 |-95| -75| -60| 0 |375 |475 | 600 |750 | 950 | 300 | 475 | 750 
4.5 +63| 0 |-100| -80 | -63| 0 |425 | 530 | 670 | 850 | 1060 | 315 | 500 | 800 
5 +71| 0 |-106| -85 | -71| 0 |450 | 560 | 710 | 900 | 1120 | 335 | 530 | 850 
5.5 +75| 0 |-112| -90 | -75| 0 |475 | 600 | 750 | 950 | 1180 | 355 | 560 | 900 
6 +80| 0 |-118| -95 | -80| 0 |500 | 630 | 800 |1000 |1250 | 375 | 600 | 950 
8 +100| 0 |-140|-118| -100| 0 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 450 | 710 |1180 
(3) 普通 螺纹 的 基本 偏差 选择 基本 偏差 主要 依据 螺纹 表面 涂 镀层 的 厚度 及 螺纹 
件 的 装配 间 阶 。 螺 纹 公 差 带 是 以 基本 牙 型 为 零 线 安排 布置 的 ， 螺 纹 的 基本 牙 型 是 计算 螺 








纹 偏差 的 基准 。GB/T 197 一 2003 对 内 螺纹 规定 了 两 种 基本 








EI 宇 0， 如 图 


4-2 所 示 ; 对 外 螺纹 规定 了 四 种 基本 











高 差 G、 昌 ， 其 基本 偏差 为 
局 差 e。 、、 g、b, 其 基本 偏差 为 es 
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0， 如 图 4-3 所 示 。 
普通 螺纹 的 公差 等 级 和 基本 偏差 ( 见 表 4-4、 表 4-5)， 可 以 组 成 许多 不 同 的 公 
带 。 普 通 螺 纹 的 公差 带 代 号 由 公差 等 级 数字 和 基本 偏差 字母 组 成 ， 如 6e、7H、5H、 
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图 4-2 ”内 螺纹 公差 带 位 置 
a) 公差 带 位 置 为 6 b) 公差 带 位 置 为 卫 
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图 4-3 ”外 螺纹 公差 带 位 置 
a) 公差 带 位 置 为 e、f 和 g b) 公差 带 位 置 为 h 
(4) 旋 合 长 度 ” 旋 合 长 度 是 两 个 相互 配合 的 螺纹 沿 螺 纹 轴线 方向 相互 旋 合 部 分 的 
长 度 ， 普 通 螺纹 的 旋 合 长 度 分 为 短 (S)、 中 (N) 和 长 (L) 三 组 。 普 通 螺纹 长 度 的 大 
小 ， 直 接 关 系 到 螺纹 的 加 工 和 装配 。 短 螺纹 容易 加 工 和 装配 ， 长 螺纹 的 加 工 和 装配 难度 
大 。 旋 合 长 度 将 会 影响 螺纹 联接 件 的 配合 精度 和 互 换 性 ， 必 须 选 择 合理 的 旋 合 长 度 ， 通 
常 按 下 式 计 算 。 即 









































了 ， ~2.24Pd”” 
L,,. ~6.7Pd”” 
式 中 qd 一 一 各 螺纹 公称 直径 分 段 内 最 靠近 分 段 下 限 的 ， 并 符合 GBAT 193 一 2003 所 规定 
的 标准 公称 直径 值 (mm); 
性 一 一 螺 距 ( mm); 
L 一 一 旋 合 长 度 (mm)。 





176 
| 


第 四 章 ” 螺 纹 类 零件 的 检验 ”并 














(5) 公差 等 级 和 推荐 公差 带 及 其 选用 原则 ”根据 使 用 场合 ， 螺 纹 的 公差 精度 分 为 
下 面 三 级 : 

1) 精密 : 用 于 精密 螺纹 。 

2) 中 等 : 用 于 一 般 用 途 螺 纹 。 

3) 粗糙 : 用 于 制造 螺纹 有 困难 的 场合 ， 例 如 在 热 轧 棒 料 上 和 深 不 通 孔 内 加 工 
螺纹 。 

内 、 外 螺纹 的 推荐 公差 带 见 GBB/T 197 一 2003 中 的 表 7 和 表 8。 公 差 带 优先 选用 顺序 
为 : 粗 字体 公差 带 、 一 般 字 体 公 差 带 、 括 号 内 公差 带 。 带 方 框 的 粗 字体 公差 带 用 于 大 量 
生产 的 紧 固 件 螺 纹 。 


三 、 螺 纹 的 标记 


完整 的 螺纹 标记 由 螺纹 特征 代号 、 尺 寸 代 号 、 公 差 带 代号 及 其 他 有 必要 做 进一步 说 
明 的 个 别 信息 组 成 。 常 用 的 几 种 螺纹 的 特征 代号 及 用 途 见 表 4-6。 
表 4-6 常用 的 几 种 螺纹 的 特征 代号 及 用 途 



















































































硫 红 种 关 特征 代 避 用 到 
粗 牙 是 最 常用 的 联接 晨 纹 
普通 螺纹 M , -一 
联接 螺纹 | 关于 申 纹 | 顷 牙 用 于 细小 的 精密 或 薄 屋 容 件 
管 媒 弘 6 用 于 水 管 滑 管 气管 罕 靖 晤 管子 上 用 于 管 跌 的 联接 
同人 和 实 形 蜡 纹 用 于 各 种 机 床 的 丝 村 ,个 传动 用 
锯齿 形 坚 弘 B 只 能 传递 单方 向 的 动力 











1. 普通 螺纹 标记 
普通 螺纹 标记 的 基本 形式 如 下 : 


螺纹 代号 螺 距 ( 导 程 / 线 数 ) 


CC aas | [CC] LL wexwrs | [Li | 


中 径 和 项 径 公差 带 代 号 长 : L; 中 等 : N( 可 省 略 ); 短 : S 右 旋 左 旋 


1) 普通 螺纹 特征 代号 用 字母 “M” 表 示 。 例 如 : 














M 20 X 2 - sg 6g- 8S- LH 
0 
大 径 d=20mm 顶 径 公 差 带 代号 
人 中 径 公差 带 代号 左旋 
177 


大 | 机 械 产品 检验 工 〈 基 础 知识 “中 级 ) 





公称 直径 为 20mm 的 外 螺纹 ， 螺 距 为 2mm 的 单线 细 牙 普通 螺纹 ; 中 径 公 差 带 代号 
5g 为 ; 顶 径 公 差 带 代号 6g; 短 旋 合 长 度 ; 左旋 。 

单线 螺纹 的 尺寸 代号 为 “公称 直径 x 螺 距 ”， 公 称 直径 和 螺 距 数值 的 单位 为 毫米 。 
对 粗 牙 普通 螺纹 ， 可 以 省 略 标 注 其 螺 距 项 。 

示例 : 公称 直径 为 8mm， 螺 距 为 Imm 的 单线 细 牙 普通 螺纹 : M8 x1; 

公称 直径 为 8mm， 螺 距 为 1.25mm 的 单线 粗 牙 普通 螺纹 . M8 。 

多 线 螺纹 的 尺寸 代号 为 “公称 直径 x Ph 导 程 P 螺 距 ”， 公称 直径 、 导 程 和 螺 距 数 值 
的 单位 为 毫米 。 

如 果 要 进一步 表明 螺纹 的 线 数 ， 可 在 后 面 增加 括号 说 明 (使 用 英语 进行 说 明 ， 例 
如 双 线 为 two starts; 三 线 为 three starts; 四 线 为 four starts ) 。 

示例 : 公称 直径 为 16mm， 螺 距 为 1. 5mm， 导 程 为 3mm 的 双 线 螺纹 : 

M16 x Ph3P1. 5 或 MI6 x Ph3P1.5 (two starts) 
2) 公差 带 代号 包含 中 径 公 差 带 代号 和 顶 径 公 差 带 代号 。 中 径 公 差 带 代号 在 前 ， 顶 






























































径 公 差 带 代号 在 后 。 各 直径 的 公差 带 代 号 由 表示 公差 等 级 的 数值 和 表示 公差 带 位 置 的 字 
母 (内 螺纹 用 大 写字 母 ， 外 螺纹 用 小 写字 母 ) 组 成 。 如 果 中 径 公 差 带 代号 与 顶 径 公 差 


带 代号 相同 ， 则 应 只 标注 一 个 公差 带 代 号 。 螺 纹 尺 寸 代 号 与 公差 带 间 用 “-” 号 分 开 。 
示例 : 

中 径 公 差 带 为 5g、 顶 径 公 差 带 为 6g 的 普通 外 螺纹 ， 短 旋 合 长 度 : M110 x1-5g6g-S; 

中 径 公 差 带 和 顶 径 公 差 带 为 6g 的 粗 牙 普通 外 螺纹 . M10-6g; 

中 径 公 差 带 为 5H、 顶 径 公 差 带 为 6H 的 普通 内 螺纹 . M10 x1-5H6H; 

中 径 公 差 带 和 顶 径 公 差 带 为 6H 的 粗 牙 普通 内 螺纹 : M10-6H。 

3) 表示 内 、 外 螺纹 配合 时 ， 内 螺纹 公差 带 代号 在 前 ， 外 螺纹 公差 带 代号 在 后 ， 中 
间 用 和 斜 线 分 开 。 

示例 : 公差 带 为 6H 的 内 螺纹 与 公差 带 为 6g 的 外 螺纹 组 成 配合 : M20 x2-6H/6g; 

公差 带 为 6H 的 内 螺纹 与 公差 带 为 6g 的 外 螺纹 组 成 配合 (中 等 公差 精度 、 
粗 牙 ): M6。 

4) 标记 内 有 必要 说 明 的 其 他 信息 包括 螺纹 的 旋 合 长 度 和 旋 向 。 

对 短 旋 合 长 度 组 和 长 旋 合 长 度 组 的 螺纹 ， 宜 在 公差 带 代号 后 分 别 标注 “S” 和 “ 工 ” 
代号 。 旋 合 长 度 代号 与 公差 带 间 用 “-” 号 分 开 。 中 等 旋 合 长 度 组 螺纹 不 标注 旋 合 长 度 
代号 (N) 。 

示例 : 短 旋 合 长 度 的 内 螺纹 : M20 x2-5H-S; 

长 旋 合 长 度 的 内 、 外 螺纹 : M6-7H/7g6g-L; 
中 等 旋 合 长 度 的 外 螺纹 ( 粗 牙 、 中 等 精度 的 6g 公差 带 ) : M6。 

对 左旋 螺纹 ， 应 在 旋 合 长 度 代号 之 后 标注 “LH” 代 号 。 旋 合 长 度 代号 与 旋 向 代号 
间 用 “-” 号 分 开 。 右 旋 螺 纹 不 标注 旋 向 代号 。 

示例 : 

左旋 螺纹 : M8 x1-LH (公差 带 代 号 和 旋 合 长 度 代号 被 省 略 ) ; 
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M6 x0.75-5h6h-S-LH; 

MI4 x Ph6P2-7H-L-LH 或 MI4 x Ph6P2 (three starts)-7H-L-LH。 

右 旋 螺 纹 : M6 ( 螺 距 、 公 差 带 代 号 、 旋 合 长 度 代 号 和 旋 向 代号 被 省 略 ) 。 
2. 梯形 螺纹 的 标记 

梯形 螺纹 的 标记 与 普通 螺纹 标记 基本 相同 ， 梯 形 螺纹 的 代号 为 位 。 
例如 : 





Tr 40 x14(P7) -8H -L 


梯形 螺纹 一 一 一 一 长 旋 合 长 度 
大 径 D = 40mm 
导 程 14mm、 中 径 


螺 距 7mm 、 线 数 2 公差 带 代号 


表示 : 梯形 内 螺纹 ， 公称 直径 为 40mm; 导 程 为 14mm 、 螺 距 为 7mm ， 线 数 为 2; 中 


公差 带 代号 为 8H; 长 旋 合 长 度 ; 右 旋 螺纹 。 
3. 锯齿 形 螺 纹 的 标记 
锯齿 形 螺纹 的 标记 与 普通 螺纹 标记 基本 相同 ， 其 代号 为 B。 
例如 : 


B 32 X6 -8H 二 


饮 齿 形 螺 纹 | 加 长 旋 合 长 度 
基本 大 径 32mm 中 径 
螺 距 6mm 公差 带 代号 


表示 : 锯齿 形 内 螺纹 ， 基 本 大 径 为 32mm; 螺 距 为 6mm; 中 径 公 差 带 代号 为 7H; 长 

















， 外 螺纹 公差 带 代 号 在 后 ， 中 间 用 和 斜 线 分 开 。 
四 、 螺 纹 合格 判定 原则 





判定 螺纹 合格 与 否 ， 是 指 判断 螺纹 大 径 、 中 径 、 小 径 和 螺 距 误差 、 牙 侧 角 误差 是 
允许 的 范围 内 。 








叫 


旋 合 长 度 ; 右 旋 螺 纹 。 与 普通 螺纹 标记 相同 : 内 、 外 螺纹 配合 时 ， 内 螺纹 公差 带 代 号 在 


前 


~ 


由 于 螺 距 累积 误差 和 牙 侧 角 偏差 可 以 折算 到 中 径 上 ， 这 样 ， 中 径 偏 差 和 螺 距 误差 、 
牙 侧 角 偏 差 的 综合 结果 可 按 泰勒 原则 判断 ， 从 而 确定 螺纹 的 作用 中 径 和 单一 中 径 的 合 





性 。 
1. 作用 中 径 





螺纹 的 作用 中 径 是 指 在 规定 的 旋 合 长 度 内 ， 恰 好 包容 实际 螺纹 的 一 个 假想 螺纹 的 中 
径 。 该 假想 螺纹 具有 基本 牙 型 的 螺 距 、 牙 型 半角 和 牙 型 高 度 ， 并 在 牙 硕 和 牙 底 留 有 间 























， 以 保证 包容 时 不 与 实际 螺纹 的 大 、 小 径 发 生 干 涉 。 








作用 中 径 是 螺纹 的 作用 尺寸 ， 它 是 综合 地 包括 了 中 径 、 牙 型 半角 和 螺 距 等 螺纹 各 主 
要 参数 的 影响 。 
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当 实 际 外 螺纹 存在 螺 距 误差 和 牙 型 半角 误差 时 ， 它 不 能 与 相同 中 径 的 理想 内 螺纹 旋 
合 ， 而 只 能 与 一 个 中 径 较 大 的 理想 内 螺纹 旋 合 ， 这 就 相当 于 外 螺纹 的 中 径 增 大 了 ， 如 
图 4-4a 所 示 。 这 个 增 大 的 假想 中 径 称 为 外 螺纹 的 作用 中 径 4,,， 它 等 于 外 螺纹 的 单一 中 
径 qd,, 与 螺 距 误差 的 中 径 当 量 及 牙 型 半角 误差 中 径 当 量 fi, 之 和 ， 即 

d = d,, +f, +f 

同 理 ， 当 内 螺纹 存在 螺 距 误差 和 牙 型 半角 误差 时 ， 只 能 与 一 个 中 径 较 小 的 理想 外 螺 
纹 旋 合 ， 相 当 于 内 螺纹 的 中 径 减 小 了 ， 如 图 4-4b 所 示 。 这 个 减 小 的 假想 中 径 称 为 内 螺 
纹 的 作用 中 径 D,, ， 它 等 于 内 螺纹 的 单一 中 径 D,, 与 螺 距 误差 的 中 径 当 量 Ff 及 牙 型 半角 
误差 中 径 当 量 ,之 差 ， 即 






































D,, =D, -三 下， 

这 种 假想 螺纹 具有 理想 的 螺 距 、 牙 
侧 角 和 牙 型 高 度 ， 并 且 分 别 能 够 在 牙 项 假想 包容 如 人 
处 和 牙 底 处 留 有 间隙 ， 以 保证 它 包容 实 
际 螺纹 时 两 者 的 大 径 、 小 径 处 不 发 生 
干涉 。 

2. 螺纹 中 径 合格 性 判断 原则 

由 于 作用 中 径 的 存在 以 及 螺纹 中 径 
公差 的 综合 性 ， 因 此 中 径 合格 与 否 是 稀 
量 螺纹 互 换 性 的 主要 依据 。 

判断 中 径 的 合格 性 应 遵循 泰勒 原 
则 :实际 螺纹 的 作用 中 径 不 允许 超出 最 
大 实体 牙 型 的 中 径 ， 以 保证 旋 合 性 ， 任 
何 部 位 的 单一 中 径 不 允许 超出 最 小 实体 
牙 型 的 中 径 ， 以 保证 联接 强度 。 

所 谓 最 大 和 最 小 实体 牙 型 是 指 在 曙 
纹 中 径 公差 范围 内 ， 分 别 具 有 材料 量 最 国 44 
多 和 最 少 而 且 具 有 与 基本 牙 型 一 致 的 螺纹 牙 型 。 外 螺纹 的 最 大 和 最 小 实体 牙 型 中 径 分 别 
等 于 其 中 径 的 上 、 下 极限 尺寸 4,、4,。 内 螺纹 的 最 大 和 最 小 实体 牙 型 中 径 分 别 等 于 
其 中 径 的 上 、 下 极限 尺寸 p,。、D,。 

通俗 地 讲 : 外 螺纹 最 大 实体 是 指 其 “ 肉 ” 最 多 或 最 重 的 时 候 ， 即 外 径 尺 寸 最 大 时 
(外 径 尺 寸 最 大 时 ,“ 肉 ”最 多 或 最 重 ) ; 反之 ， 是 尺寸 最 小 时 。 内 螺纹 最 大 实体 也 是 指 
其 “ 肉 ” 最 多 或 最 重 的 时 候 ， 即 内 径 尺 寸 最 小 时 (内径 尺 寸 最 小 、 壁 最 厚 时 ,，“ 肉 ”最 
多 ) ; 反之 ， 是 内 径 尺寸 最 大 时 。 

因此 ， 螺 纹 中 径 合格 性 判断 如 图 4-5 所 示 。 
对 于 外 螺纹 : d,, <d,,.. Ld,¥d,,, 
对 于 内 螺纹 : D,,=D,,,, 有 £8 D,<D,,. 
例 ; 已 知 螺纹 尺寸 和 公差 要 求 为 M24 x 2-6g， 加 工 后 测量 ， 实 际 大 径 d= 
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(内 螺纹 牙 型 )b 















a( 基 本 牙 型 ) 
To2 
0 
如 E | .a 
SS da 
DA 
S 








<( 外 螺纹 牙 型 ) 


图 4-5 螺纹 中 径 合 格 性 判断 示意 图 
23. 850mm， 实 际 中 径 d,, =22. 521mm， 螺 距 累 积 偏差 AP; = +0.05mm， 牙 型 半角 偏差 
分 别 为 : As 大 ) = +20'，As( 右 ) = -25'， 已 知 该 螺纹 理论 中 径 d, = 22. 701mm， 试 判断 
顶 径 和 中 径 是 否 合格 ， 并 查 出 所 需 旋 合 长 度 的 范围 。 
解 : 1) 由 表 4-4 和 表 4-5 可 查 得 : 
中 径 es= -38um,7， =170pm 
大 径 es= -38pm,7T,=280pm 
2) 判断 大 径 的 合格 性 : 
d, .=d+es=24mm -0.038mm =23.962mm 


d =d,. -7T,=23.962mm -0.28mm =23. 682mm 
因 qd, >d, =23. 850mm > qd,,, ， 故 大 径 合 格 。 

3) 判断 中 径 的 合格 性 : 

=d, +es=22.70l1mm -0.038mm =22. 6003mm 
= -7 =22. 663mm -0. 17mm = 22. 493mm 


do 到 d,, + (fo +fo) 
































2max 


d 


2min 2max 


式 中 4q, =22. 521mm 
fo=1.7321 AP; | =1.732 x0.05mm =0.087mm 
fa =0.073P(K As(A£) + KAs(t) ) 
=0.073 x2 x (2 x20 +3 x25) pm 
=16. 8pm =0.017mm 
则 gyn =22. 521 mm + (0. 087 +0.017)mm = 22. 625mm 
按 极限 尺寸 判断 原则 ( 泰勒 原则 ) ， 有 
dy =22. 625mm < 22. 663mm = 地 
d,, =22. 521 mm > 22. 493mm = d 


2max 


2min 


故 中 径 合 格 。 
4) 根据 该 螺纹 尺寸 L=24mm， 螺 距 忆 =2mm， 查 GB/T 197 一 2003 中 表 6 螺纹 的 旋 
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合 长 度 可 得 ， 采 用 中 等 旋 合 长 度 范围 为 8.5 ~25mm。 





命令 倒 第 一 节 螺纹 的 单项 检验 


一 、 圆 柱 螺纹 外 螺纹 的 单项 检验 


前 述 影响 螺纹 互 换 性 的 主要 五 个 几何 参数 包括 : 大 径 、 小 径 、 中 径 、 螺 距 和 牙 型 半 
角 。 因 此 ， 本 节 主 要 讨论 对 这 五 个 几何 参数 的 检验 问题 。 

1. 外 螺纹 小 径 的 测量 

外 螺纹 小 径 的 检验 方法 有 影像 法 和 接触 法 (螺纹 千 分 义 ) 。 

(1) 影像 法 “外 螺纹 的 基本 小 径 d) 可 用 工具 显微镜 或 投影 仪 以 影像 法 测量 。 

影像 法 实际 就 是 光线 透射 的 方法 ， 经 被 测 螺纹 牙 型 在 目镜 视 场 中 正确 成 像 ， 然 后 利 
用 测 角 目镜 米 字 线 的 中 央 虚 线 ， 在 保持 被 测 螺 纹 纵向 位 置 不 变 的 条 件 下 ， 先 后 与 处 于 对 
称 位 置 上 的 螺纹 牙 型 影像 相 压 ， 在 横向 读数 显微镜 上 读 出 两 次 读数 之 差 就 是 实际 中 径 。 

如 图 4-6 所 示 ， 用 大 型 或 万 能 工具 显微镜 测量 外 螺纹 的 基本 小 径 的 方法 如 下 : 

1) 所 净 仪 器 、 被 测 螺纹 ， 把 被 测 工件 装 
夹 在 仪器 两 顶尖 间 ， 拧 紧 顶 尖 的 固 紧 螺钉 
(要 当心 工件 掉 下 砸 坏 玻璃 工作 台 )。 同 时 ， 
检查 工作 台 圆 周 刻 线 是 否 对 准 零 位 。 

2) 由 于 螺纹 面 对 轴 线 是 倾斜 的 ， 为 了 获 
取 清 晰 的 影像 ， 转 动手 轮 使 立柱 倾斜 一 个 螺 
纹 升 角 〈 要 注意 倾斜 方向 ) ， 螺 纹 升 角 中 按 下 
























































式 计算 
tan 中 = 
式 中 nn 一 一 被 测 螺纹 线 数 ，; 


P 一 一 被 测 螺纹 螺 距 (mm); 

d, 一 一 被 测 螺纹 的 基本 中 径 (mm) 。 

3) 调整 目镜 的 调节 环 ， 使 米 字 线 和 分 度 值 刻 线 清晰 。 松 开 螺 钉 ， 旋 转手 柄 ， 调 整 
仪器 的 焦距 ， 使 目镜 中 观察 到 的 牙 型 两 侧 的 影像 都 很 清晰 。 

4) 测量 时 ， 使 测 角 目镜 米 字 线 中 间 横 线 与 小 径 处 的 直线 与 圆 弧 的 连接 点 重合 ， 如 
图 4-7 所 示 ， 并 记 下 横向 读数 。 然 后 横向 移动 工作 台 (或 立柱 ) ,使 米 字 线 中 间 横 线 再 
与 相对 的 男 一 面 小 径 处 的 圆 弧 起 始点 重合 ， 记 下 第 二 次 横向 读数 。 

5) 两 次 读数 之 差 ， 即 为 被 测 螺 纹 的 基本 小 径 尺 寸 。 

(2) 接触 法 ”外 螺纹 的 基本 小 径 d, 也 可 采用 带 有 人 尖 测 头 的 量具 ， 如 在 螺纹 千分尺 
上 装 上 螺纹 小 径 测量 头 进行 测量 。 测 量 方法 如 下 : 
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1) 在 螺纹 千 分 矿 上装 上 螺纹 小 径 测 量 头 ， 并 校 好 零 位 。 
2) 将 测 头 伸 入 牙 四 底部 进行 测量 ， 如 图 4-8 所 示 。 























dl 


























图 4-7 影像 法 测量 小 径 图 4-8 接触 法 测量 小 径 
3) 由 于 测量 线 与 螺纹 轴线 成 一 角度 ， 因 此 测 出 的 读数 必需 用 下 式 换 算 成 小 径 
di， 即 











式 中 4d’ 一 一 测 得 的 读数 (mm ) ; 
PP 一 一 被 测 螺 纹 螺 距 (mm) 。 

4) 在 生产 车 间 ， 常 采用 在 螺纹 千分尺 测 微 杆 一 端 装 上 尖 测 头 ， 在 固定 砧 一 端 装 上 
分 义 测 涉 ， 对 外 螺纹 的 基本 小 径 进行 直接 测量 ， 如 图 4-9 所 示 。 

螺纹 千分尺 上 的 读数 ， 即 为 被 测 螺纹 的 基本 小 径 di。 采 用 这 种 
测量 方法 时 ， 螺 上 距 误差 对 测量 结果 影响 较 大 。 

2. 大 径 的 测量 

外 螺纹 大 径 的 测量 方法 有 影像 法 和 接触 法 〈 外 径 千 分 尺 ) 。 

(1) 影像 法 ”外 螺纹 的 基本 大 径 d 可 用 工具 显微镜 或 投影 仪 以 
影像 法 测量 。 

用 大 型 或 万 能 工具 显微镜 测量 外 螺纹 的 基本 大 径 的 方法 如 下 : 

1) 擦 净 仪 器 、 被 测 螺 纹 ， 把 被 测 工件 装 夹 在 仪器 两 顶尖 间或 安装 在 V 形 架 上 ， 拧 
紧 顶 尖 的 固 紧 螺钉 (要 当心 工件 掉 下 砸 坏 玻 璃 工作 台 )。 同 时 ,检查 工作 台 圆 周 刻 线 是 
否 对 准 零 位 。 

2) 调整 目镜 的 调节 环 ， 使 米 字 线 和 分 度 值 刻 线 清晰 。 松 开 螺 钉 ， 旋 转手 柄 ， 调 整 
仪器 的 焦距 ， 使 其 从 目镜 中 观察 到 的 牙 顶 影像 清晰 为 止 。 

3) 测量 时 ， 应 使 测 角 目 镜 米 字 线 中 间 横 线 与 牙 顶 影像 重合 ， 并 记 下 横向 读数 。 然 
后 ， 横 向 移动 工作 台 (或 立柱 ) 到 相对 的 另 一 面 ， 再 使 米 字 线 中 间 横 线 与 牙 顶 影像 重 
合 ， 记 下 第 二 次 横向 读数 ， 如 图 4-10 所 示 。 

4) 两 次 读数 之 差 ， 即 为 被 测 外 螺纹 的 基本 大 径 d。 

5) 对 于 准确 度 较 高 的 螺纹 ， 如 螺纹 工作 塞 规 和 校对 塞 规 的 大 径 ， 应 在 不 少 于 两 个 
垂直 轴线 截面 上 测量 ， 每 个 截面 上 还 应 在 互 成 90。 的 两 个 方位 上 进行 。 最 后 取 其 算术 平 























图 4-9 分 又 测 头 
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均值 作为 实际 大 径 。 

(2) 接触 法 “外 螺纹 的 基本 大 径 一 般 常 采用 千分尺 测量 。 其 测量 方法 如 下 : 

1) 测量 前 ， 首 先 校对 好 千分尺 的 “ 零 位 ”。 

2) 测量 时 ， 用 外 径 千 分 尺 测量 面 与 外 螺纹 牙 顶 接触 ， 直 接 在 千分尺 上 读 得 被 测 外 
螺纹 的 基本 大 径 4， 如 图 4-11a 所 示 。 















































OXY 中 间 支 志 


图 4-10 影像 法 测量 大 径 图 4-11 接触 法 测量 大 径 
a) 直接 用 千分尺 测量 b) 加 支持 块 测量 

3) 当 被 测 外 螺纹 的 螺 距 大 于 测量 面 的 尺寸 时 ， 应 采用 图 4-11b 所 示 的 方法 进行 测 
量 ， 即 在 一 个 测量 面 和 螺纹 牙 顶 之 间 放 入 一 个 已 知 实际 尺寸 的 中 间 支 块 。 测 量 读数 减 去 
中 间 支 块 的 尺寸 ， 即 为 被 测 外 螺纹 的 基本 大 径 尺 寸 。 

4) 准确 度 较 高 的 外 螺纹 ， 其 大 径 可 在 机 械 比 较 仪 、 测 微 计 或 杠杆 量规 上 进行 测 
量 ， 但 测量 时 ， 应 尽量 避免 过 大 的 测量 力 。 

3. 中 径 的 测量 

外 螺纹 的 基本 中 径 4, 的 测量 ， 可 应 用 大 型 或 万 能 工具 显微镜 以 影像 法 、 轴 切 法 、 
干涉 法 、 圆 球 接触 法 、 轮 廓 法 进行 ， 还 可 用 机 械 接触 法 、 三 针 法 、 两 针 法 和 单 针 法 测 
量 。 机 械 接 触 法 ， 也 就 是 用 螺纹 千分尺 上 装 上 螺纹 小 径 测量 头 ， 并 校 好 零 位 后 直接 进行 
测量 。 

(1) 影像 法 ”测量 方法 如 下 : 

1) 将 被 测 螺纹 安装 在 仪器 的 顶尖 上 ， 并 调整 镜头 使 其 倾斜 一 个 螺纹 升 角 由 

2) 应 用 调 焦 附 件 ， 调 整 好 镜头 的 焦距 。 

3) 根据 被 测 螺纹 的 基本 中 径 尺 寸 ， 按 仪器 说 明 书 的 光圈 选择 表 ， 选 择 最 佳 光栅 尺 
寸 ， 并 调整 好 光圈 。 

4) 移动 显微镜 和 被 测 工件 ， 使 被 测量 的 牙 型 进入 视野 。 此 时 ， 从 目镜 观察 到 的 牙 
型 影像 轮廓 必须 很 清楚 。 如 不 清楚 则 应 重新 调整 光圈 ， 或 检查 镜头 倾斜 的 螺纹 升 角 是 否 
正确 。 

5) 使 测 角 目镜 中 米 字 线 的 中 心 大 约 位 于 牙 型 边 长 的 中 间 位 置 ， 此 时 米 字 线 的 中 心 
虚线 和 牙 型 轮廓 边缘 相 压 ， 记 下 横向 读数 ， 如 图 4-12 所 示 。 

6) 再 将 镜头 沿 横 向 移 至 牙 型 轮廓 另 一 边 ， 并 将 显微镜 向 相反 方向 倾斜 一 个 螺纹 升 
角 。 然 后 同样 使 米 字 线 的 中 心虚 线 与 牙 型 轮廓 边缘 相 压 ， 记 下 第 二 个 横向 读数 。 

7) 两 个 读数 之 差 ， 即 为 被 测 外 螺纹 的 实际 基本 中 径 。 
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为 了 消除 安装 时 螺纹 轴线 与 横向 移动 方向 不 垂直 而 引起 的 测量 误差 (图 4-13)， 应 
对 螺纹 牙 型 左 、 右 两 边 各 测量 一 次 中 径 ， 取 其 算术 平均 值 作为 实际 的 基本 中 径 ， 即 




































































dys + do 
d, = 3 2 右 
| 螺纹 轴线 
| 模 同 | 一 一 
移动 测量 轴线 
AN 
图 4-12 影像 法 测量 中 径 图 4-13 安装 误差 的 消除 




















(2) 轴 切 法 ” 轴 切 法 与 影像 法 不 同 ， 它 是 在 标准 规定 的 螺纹 轴 向 截面 上 测量 各 个 
几何 参数 的 ， 因 此 测量 精度 高 ， 适 用 于 测量 精密 螺纹 。 测 量 方法 如 下 : 

1) 被 测 螺 纹 的 安装 和 仪器 的 调整 ， 基 本 与 影像 法 相同 。 

2) 换 上 与 测 角 目镜 分 划 板 上 平行 虚线 相 适 应 的 3 x 物镜 。 

3) 选择 测量 力 。 根 据 被 测 螺纹 的 螺 距 ， 选 择 合适 的 测量 刀 。 测 量 刀 有 两 种 : 细 线 
距 刀 刃 为 0.3mm 的 测量 刀 ， 主 要 用 于 测量 螺 距 为 0.5 ~3mm 的 螺纹 ; 细 线 距 刀 娘 为 
0. 9mm 的 测量 刀 ， 主 要 用 于 测量 螺 距 为 3 ~6mm 的 螺纹 。 

4) 安装 测量 刀 。 安 装 之 前 ， 应 认真 清洗 测量 刀 ， 特 别 是 刀口 部 分 和 细 刻 线 要 擦洗 
干净 。 装 上 测量 刀 后 ， 应 沿 螺纹 升 角 方 向 倾斜 显微镜 立柱 ， 调 整 焦 距 ， 使 测量 刀刃 及 细 
刻 线 影像 清楚 ， 而 后 进行 对 刀 ， 使 其 刃 口 与 螺纹 牙 型 边缘 密 合 无 光 院 。 

5) 安装 测量 刀 时 ， 不 允许 使 刀刃 在 牙 型 面 上 推移 ， 只 允许 以 头 部 摆动 的 方式 与 牙 
型 侧面 接触 ， 以 减少 刀刃 的 磨损 。 

6) 对 刀 完 成 之 后 ， 应 使 倾斜 的 立柱 恢复 “ 零 位 ”。 如 果 恢 复 零 位 之 后 ， 视 野 和 测 
量 刀 细 刻 线 还 不 够 清楚 ， 可 微调 焦距 ， 使 其 清晰 为 止 。 

7) 测量 时 ,使 目镜 分 划 板 上 的 相应 平行 虚线 与 测量 刀 细 刻 线 重合 ， 记 下 横向 读 
数 ; 而 后 横向 移动 显微镜 到 相对 的 另 一 面 ， 使 其 与 相应 的 平行 虚线 相对 称 的 另 一 虚线 和 
另 一 把 测量 刀 细 刻 线 重合 ， 记 下 第 二 次 读数 ， 两 次 读数 之 差 ， 即 为 实际 的 基本 中 径 ， 如 
图 4-14 所 示 。 

为 了 消除 安装 而 造成 的 轴线 牌 斜 而 引起 的 系统 误差 ， 需 要 测量 牙 型 左 、 右 两 个 面 的 
基本 中 径 ， 取 两 次 测量 结果 的 算术 平均 值 ， 作 为 被 测 螺纹 实际 的 基本 中 径 ， 即 
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(3) 圆 球 接触 法 ” 圆 球 接触 法 的 测量 原理 与 三 针 法 相同 , 但 可 消除 三 针 法 中 测量 
力 的 影响 。 它 是 利用 带 有 球形 测 头 的 “ 量 刀 ”, 在 万 能 工具 显微镜 上 测量 螺纹 中 径 的 ， 
主要 用 于 测量 梯形 螺纹 和 锯齿 形 螺纹 中 径 , 但 也 用 于 测量 普通 螺纹 中 径 。 测 量 方法 
如 下 : 
1) 被 测 螺纹 的 安装 和 仪 吉 的 调整 ， 基 本 与 影像 法 和 轴 切 法 相同 。 
2) 根据 被 测 螺纹 的 螺 距 及 牙 型 角 用 下 式 选择 最 佳 圆 球 直径 d 的 测量 刀 ， 即 
P 


























d, = 
2cos 


2 
式 中 一 一 被 测 螺纹 螺 距 (mm ) ; 

a/2 一 一 被 测 螺纹 牙 型 半角 (°)。 

3) 把 测量 刀 的 圆 球 放 入 螺纹 沟 模 之 内 ,使 其 与 牙 型 两 侧面 保持 接触 。 

4) 试 调 光 圈 后 ， 首 先 用 影像 法 测量 圆 球 直径 w ， 如 测 得 的 du 尺寸 与 在 光学 计 上 用 
接触 法 测 得 的 wd 尺寸 之 差 小 于 2pm， 说 明光 圈 已 调 好 。 否 则 ， 应 继续 调整 光圈 ， 直 至 
达到 要 求 为 止 。 

5) 测量 时 ， 用 米 字 线 分 别 在 两 面 瞄准 圆 球 边缘 的 影像 ， 得 出 两 个 横向 读数 ， 其 两 
次 读数 之 差 ， 即 为 Y， 如 图 4-15 所 示 。 
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We 
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3 二 



























































图 4-14 轴 切 法 测量 中 径 图 4-15 圆 球 接触 法 测量 中 径 
1 
1 + 一 一 一 Pe CQ 
| Wr 


对 于 米 制 螺纹 ，a =60°， 则 
d, =N-d, +0. 866P 

式 中 一 一 两 次 横向 读数 差 (mm); 

d, 一 一 测量 刀 圆 球 直径 (mm); 

P 一 一 被 测 螺 纹 的 螺 距 ( mm); 

a 一 一 被 测 螺纹 牙 型 角 (°)。 

(4) 干涉 法 干涉 法 是 采用 微小 照明 孔径 ， 在 弱 光 照射 条 件 下 ,使 被 测 零件 边缘 
产生 一 系列 干涉 条 纹 ， 然 后 以 干涉 条 纹 代替 被 测 螺纹 的 轮廓 进行 测量 的 一 种 方法 ， 由 于 
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干涉 条 纹 比 零件 影像 边缘 清晰 ， 压 线 准确 ， 从 而 提高 了 对 准 精 度 。 测 量 方法 如 下 : 

1) 利用 仪器 附件 对 光 简 把 光源 的 灯丝 调整 在 聚 光 透 镜 的 焦 平面 内 ， 并 位 于 主 光 轴 之 上 。 

2) 将 专用 的 狭 颖 光圈 或 微小 孔径 光圈 套 在 照明 光 管 上 。 

3) 把 仪器 附件 标准 圆柱 安装 在 顶尖 上 ， 利 用 标准 圆柱 进行 精确 调 焦 ， 把 显微镜 焦 
面 调 到 标准 圆柱 的 最 大 直径 处 ， 调 焦 误 差 应 小 于 10pm。 

4) 将 米 字 线 水 平 虚线 与 标准 圆柱 轮廓 边缘 第 一 条 干涉 带 对 准 ， 记 下 横向 读数 。 然 
后 横向 移动 显微镜 ,使 水 平 虚线 与 标准 圆柱 另 一 面 的 第 一 条 干涉 带 对 准 ， 记 下 第 二 次 横 
向 读数 ， 两 次 横向 读数 之 差 . 减 去 轮廓 影像 到 第 一 条 干涉 带 之 间距 离 的 两 倍 ， 即 为 标准 
凤 柱 直径 尺寸 ， 如 图 4-16 所 示 。 

轮廓 影像 到 第 一 条 干涉 带 之 间 的 距离 ， 可 用 影像 法 经 过 多 次 涡 
作为 最 后 结果 。 

5) 若 测 得 的 斥 二 与 标准 圆柱 标定 的 实际 尺寸 之 差 小 于 10km， 说 明 仪 器 焦距 已 调 好 。 和 否 
则 ， 应 继续 微调 焦距 ， 继 续 测 量 ， 直 至 测 得 结果 与 标定 尺寸 之 差 小 于 10um 为 止 。 

6) 调 好 后 ， 取 下 标准 圆柱 ， 将 被 测 螺 纹 安装 在 顶尖 间 。 测 量 时 ， 将 米 字 线 虚 线 对 
准 距 轮廓 影像 的 第 一 条 干涉 带 ， 记 下 横向 读数 ， 然 后 横向 移动 显微镜 到 相对 另 一 面 ， 使 
虚线 与 这 一 面 的 第 一 条 干涉 带 对 准 ， 记 下 横向 第 二 次 读数 ， 两 次 读数 之 差 减 去 两 倍 的 轮 
廓 影像 到 第 一 条 干涉 带 的 距离 ， 即 为 被 测 螺纹 的 基本 中 径 d;,， 如 图 4-17 所 示 。 
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I 量 ， 取 其 算术 平均 值 







































































图 4-16 ”利用 标准 圆柱 调 焦 图 4-17 干涉 法 测量 中 径 















































为 了 消除 安装 误差 ， 应 分 别 测 出 d 左 和 dd, 右 ， 取 两 次 测量 结果 的 算术 平均 值 作为 
最 终结 果 。 

(5) 轮廓 法 测量 方法 如 下 : 

1) 被 测 螺纹 的 安装 与 仪器 的 调整 ， 基 本 与 影像 法 相同 。 

2) 根据 轮廓 目镜 分 划 板 上 标明 的 物镜 倍数 ， 选 择 好 相应 的 物镜 并 安装 好 。 

3) 将 被 测 螺纹 成 像 在 标准 轮廓 的 螺纹 分 划 板 上 ， 根 据 被 测 螺纹 的 螺 距 ， 使 螺纹 的 
影像 与 相应 的 螺纹 轮廓 线 重 合 ， 记 下 横向 读数 。 而 后 横向 移动 显微镜 到 另 一 面 ， 使 螺纹 
影像 与 螺纹 轮廓 线 相 重 合 ， 记 下 第 二 次 横向 读数 ， 两 次 读数 之 差 ， 即 为 被 测 螺纹 的 基本 
中 径 d;,， 如 图 4-18 所 示 。 

在 测量 过 程 中 ， 为 了 使 螺纹 牙 型 两 侧 清 晰 ， 必 须 将 立柱 向 左 、 右 各 倾斜 一 个 螺纹 
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升 角 。 





(6) 机 械 接 触 法 ”螺纹 千分尺 是 用 接触 法 测量 外 


曝 纹 的 基本 中 径 最 常用 的 一 种 量具 。 它 是 利用 螺旋 副 A 人 人 人， 


原理 ， 对 弧 形 尺 架 
间 分 隔 的 距离 进行 读数 的 测量 器 具 。 它 的 构造 和 千 分 
尺 相 类 似 ， 只 是 在 固定 砧 上 能 装 有 可 换 的 V 形 测 头 ， 
在 活动 测量 杆 上 能 装 有 可 换 的 圆锥 形 测 头 。 每 一 对 测 














上 的 锥 形 测量 面 和 V 形 凹 桶 测量 











qd 








头 ， 只 适用 于 一 定 的 螺 距 和 中 径 范围 。 此 外 ， 螺 纹 干 
分 尺 还 附 有 平 测 头 和 球 测 头 ， 主 要 是 用 来 测量 螺纹 的 ”图 4-18 轮廓 法 测量 中 径 
基本 大 径 和 基本 小 径 的 。 螺 纹 千分尺 及 其 附件 如 图 2-36 所 示 。 

使 用 螺纹 千分尺 测量 螺纹 的 基本 中 径 的 测量 方法 如 下 : 

1) 测量 前 ， 用 硬 棕 刷 或 铜 丝 刷 清洗 被 测 螺 纹 的 污 物 ， 并 用 布控 干净 ， 否 则 会 影响 
测量 准确 度 ， 并 加 快 量具 的 磨损 。 

2) 根据 被 测 螺 纹 的 螺 距 ， 选 择 测量 头 。 测 量 头 装 和 千分尺 时 ， 位 置 要 准确 牢靠 。 

3) 测量 前 ， 应 校对 螺纹 千分尺 的 零 位 。 对 于 0 ~25mm 的 螺纹 千分尺 ， 在 圆锥 形 测 
头 与 V 形 测 头 相 接触 时 ， 通 过 微分 简 或 固定 套 管 来 调整 零 位 ， 对 于 测量 范围 大 于 25mm 
的 螺纹 千分尺 ， 可 用 附件 校对 规 来 调整 零 位 。 

4) 为 了 提高 测量 的 准确 度 ， 最 好 用 被 测 螺纹 公称 尺寸 相同 的 螺纹 塞 规 来 调整 螺纹 


于 分 八 : 






































5) 测量 时 ， 要 端 平 螺纹 千 分 太 ， 使 测量 头 的 中 心 线 与 螺纹 的 中 心 线 相 垂直 。 旋 转 
螺纹 干 分 扩 的 环 轮 ， 使 测 头 与 螺纹 路 合 ， 当 环 轮 发 出 “ 跑 咳 ” 声 后 ， 停 止 旋转 。 测 得 
的 最 大 尺寸 即 为 被 测 螺 纹 的 实际 基本 中 径 ， 如 图 4-19 所 示 。 


6) 测量 螺 距 越 小 的 螺纹 ， 测 量 头 与 螺纹 路 














合 越 容易 发 生 误 差 ， 所 以 要 特别 注意 。 


(7) 三 针 法 





三 针 法 是 间接 测量 外 螺纹 的 











基本 中 径 比 较 准 旭 


要 用 于 测量 精密 的 螺纹 ， 如 螺纹 塞 规 、 传 动 丝 杠 
等 ， 它 是 生产 现场 常用 的 一 种 测量 方法 。 











的 测量 方法 。 这 种 测量 方法 主 








测量 时 ,将 三 根 直 径 相等 的 精密 量 针 ， 分 别 























放 入 被 测 螺纹 两 边 的 沟 槽 内， 然后 用 接触 式 量具 
或 量 仪 ， 如 千分尺 、 测 微 仪 、 立 / 卧 式 光学 计 、 














测 长 仪 或 测 长 机 等 测量 出 三 针 外 表面 之 间 的 尺寸 图 4-19 ”螺纹 千分尺 测量 中 径 
M， 再 根据 量 针 直径 d, ， 被 测 螺纹 的 螺 距 PP， 以 
及 牙 型 半角 a/2， 即 可 计算 出 被 测 螺纹 的 基本 中 径 4,， 如 图 4-20 所 示 。 

三 针 法 测量 螺纹 基本 中 径 的 方法 如 下 : 

1) 首先 选择 最 佳 量 针 直 径 。 可 按 下 式 选择 
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式 中 w 





最 佳 量 针 直 和 


HN 


(mm); 











ul 


PP 一 一 被 测 螺 纹 螺 距 (mm) ; 


Q/2 一 一 被 测 螺纹 牙 型 半角 (°)。 
测量 不 同类 型 的 螺纹 





















































寸 ， 最 佳 量 针 直 径 的 按 表 4-7 进行 选用 。 




















































































































图 4-20 ”三 针 法 测量 中 径 
表 4-7 最 佳 量 针 直 径 
米 制 螺纹 寸 制 螺纹 每 25. 4mm 上 的 牙 数 梯形 螺纹 量 针 直径 doymm 
螺 距 /mm 55° 60° 导 程 /mm 
0.2 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.118 
(0. 225) 
0.25 0.142 
0.3 
一 80 0.185 
0.35 = 72 
0.4 64 
0.250 
0.45 56 
0.5 48 0.291 
0.6 一 加 
44 0.343 
40 40 
0.7 3 
0.75 36 0.433 
0.8 32 32 
一 28 28 0.511 
1.0 = 27 
0.572 
一 26 26 





189 


大 | 机 械 产 品 检验 工 〈 基 础 知识 “中 级 ) 


















































































































































































































































( 续 ) 
米 制 螺纹 寸 制 螺纹 每 25. 4mm 上 的 牙 数 梯形 螺纹 量 针 直径 do/mm 
螺 距 /mm 55° 60° 导 程 /mm 
一 24 24 0. 572 
1 25 22 20 .19 20 0.724 
一 18 18 = 0.796 
.5 16 16 0. 866 
Ta75: 14 14 
1.008 
一 一 一 2 
2.0 12 13 
1.157 
一 12 
一 1 11 二 2” 
1. 302 
11 < 
2.5 10 10 一 1.441 
= 9 9 3 1.553 
3.0 = 3” 1.732 
一 8 8 一 1. 833 
1 
3.5 7 gh 本 4 
2. 050 
二 了 2 
4.0 6 6 4” 2.311 
1 
4.5 一 二 S 2. 595 
2 
5.0 5 和 EE 2. 886 
一 一 6 3. 106 
5 4 4 1 6” 3. 177 
5 7 7 3 
6.0 4 4 和 3.550 
1 
3 8 4. 120 
1 
3 一 和 
4 8 4. 400 
一 3 一 4. 773 
3 
2 可 4 10 5. 150 
5 1 
2 本 本 12 6.212 
注 : 选择 量 针 的 公称 直径 测量 单 头 螺纹 中 径 时 ， 除 标 有 “ * ”符号 的 螺 距 外 ， 由 于 螺纹 牙 型 半角 偏差 而 
产生 的 测量 误差 很 小 可 忽略 不 计 。 当 用 量 针 测量 梯形 螺纹 中 径 出 现 量 针 表面 低 于 螺纹 外 径 和 测量 通 
端 梯形 螺纹 塞 规 中 径 时 ， 按 带 “* ”号 的 相应 螺 距 来 选择 量 针 ;此 时 应 计 入 牙 型 半角 偏差 对 测量 结 
果 的 影响 。 
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在 实际 测量 中 ， 如 果 找 不 到 最 佳 三 针 时 ， 应 该 选择 尺寸 最 接近 最 佳 三 针 直 径 的 三 针 
来 代替 。 但 应 注意 ， 被 选用 的 三 针 直 径 与 牙 型 侧面 的 接触 点 ， 应 在 中 径 与 牙 型 侧面 交点 
的 上 方 或 下 方 的 1/8 牙 面 长 度 范 围 内 ， 如 图 4-21b 所 示 。 
















































































图 4-21 三 针 直 径 的 选择 原则 
a) 量 针 最 佳 直径 分 析 计 算 图 pb) 三 针 直 径 与 牙 型 侧面 的 接触 点 




































































为 了 减少 牙 型 半角 误差 对 测量 结果 的 影响 ， 量 针 在 螺纹 牙 槽 中 的 最 佳 接触 位 置 应 在 
中 径 线 上 ， 如 图 4-21a 所 示 。 由 于 人 C40 =a/2，AC = P/4，04 = dosr/2， 根 据 直 角 三 
角形 余弦 定理 得 















































四 三 
本 a AC 4 P 
2 40 dou 2domt 
2 
Pp 
2domE = a 
COS 7 
当 aw =60" 时 
也 Pp Pp 2P 
2 = = = = =0.577P 
0 最 佳 a 60°% cos30°% 3 DD 
COS 2 COS 2 





当 WM 值 小 于 大 径 时 ， 就 要 选用 较 大 直径 的 三 针 ; 当中 径 和 大 径 很 接近 时 ， 就 要 选 
用 较 小 直径 的 三 针 。 

2) 将 选择 好 的 三 针 ， 分别 放 入 螺纹 的 两 边 沟 模 内 (图 4-20)， 然 后 用 千分尺 等 接 
触 式 量具 或 量 仪 测量 出 尺寸 M， 则 被 测 螺 纹 的 基本 中 径 qd, 可 用 下 式 计算 
































P a 
十 二 Cot 一 


2 区 





fp 
d, =M -do 证 
Se 


式 中 一 一 量 针 外 轮 廊 最 大 距离 (mm ) ; 
d 一 一 三 针 直 径 (mm); 
P 一 一 被 测 螺纹 螺 距 ( mm); 
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a/2 一 一 被 测 螺纹 牙 型 半角 。 
在 实际 计算 过 程 中 ， 也 可 以 简化 如 下 : 
对 于 米 制 螺纹 (a =60°) 








d,=M-A, 
A, =3d, -0. 866P 
对 于 梯形 螺纹 (a =30°) 
d, =M- A; 
A, =4. 8637d, — 1. 866P 
(8) 两 针 法 ”对 牙 数 少 而 直径 大 的 螺纹 ， 特 别 是 由 于 牙 数 少 而 无 法 用 三 针 来 测量 
时 (如 止 端 螺纹 塞 规 )， 可 用 两 针 法 来 测量 外 螺纹 的 基本 
中 径 。 
测量 时 ， 在 被 测 外 螺纹 两 端 相差 半 扣 的 沟 槽 内 各 放 
一 根 量 针 ， 然 后 用 适当 准确 度 的 接触 式 量 具 或 量 仪 ， 测 
量 出 尺寸 姥 ， 而 后 通过 计算 便 可 求 出 被 测 螺 纹 的 基本 中 
径 ， 如 图 4-22 所 示 。 
两 针 法 测量 的 外 螺纹 基本 中 径 的 方法 如 下 : 
1) 首先 选择 最 佳 量 针 直径 ， 最 佳 量 针 直 径 的 选择 方 
法 与 三 针 法 选择 最 佳 量 针 直 径 的 方法 相同 。 图 4.22 ”两 针 法 测量 中 径 
2) 将 被 选用 的 两 根 量 针 ， 分 别 放 和 人 外 螺纹 两 侧 相 差 
半 扣 的 沟 槽 中， 用 千分尺 或 测 长 仪 等 接触 式 量具 或 量 仪 测量 出 尺寸 MM， 则 被 测 螺纹 的 基 
本 中 径 qd, 可 用 下 式 计算 


























































































































式 中 MM 一 — 测 得 尺寸 (mm) ; 
qd, 一 一 量 针 直 径 (mm) ; 
忆 ”被 测 螺纹 的 螺 距 (mm) ; 
a 一 被 测 螺纹 的 牙 型 角 (°)。 

(9) 单 针 法 ”对 于 直径 大 于 100mm 的 外 螺纹 (如 多 头 蜗杆 等 ， 的 基本 中 径 ， 由 于 
体积 大 而 沉重 ， 不 易 在 仪器 上 安装 和 调整 操 
作 ， 因 此 多 采用 单 针 法 测量 中 径 。 

测量 时 ， 用 适当 准确 度 的 接触 式 量具 或 
量 仪 ， 测 量 出 尺寸 M， 而 后 通过 计算 即 可 求 
得 外 螺纹 的 基本 中 径 d,， 如 图 4-23 所 示 。 
单 针 测量 外 螺纹 基本 中 径 的 方法 如 下 : 

1) 将 被 测 螺 纹 放 在 平板 上 ， 使 外 螺纹 大 
径 与 平板 接触 ， 作 为 测量 基准 。 图 4-23 单 针 法 测量 中 径 
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2) 用 三 针 法 选择 最 佳 量 针 直径 的 方法 选择 最 佳 量 针 ， 而 后 放 在 螺纹 上 面 的 沟 
槽 内 。 

3) 用 游标 高 度 卡尺 或 其 他 带 有 平 测 头 的 量具 ， 测 量 出 尺寸 M， 则 被 测 螺 纹 的 基本 
中 径 d, 可 用 下 式 计算 









































Te 


sin 


d, =2M-d-d, 








式 中 MM 一 — 测 得 尺寸 (mm) ; 
d, 一 一 量 针 直径 (mm) ; 
4d 一 外 螺纹 实际 大 径 (mm) ; 
P 一 被 测 螺纹 的 螺 距 (mm) ; 
a 一 被 测 螺纹 的 牙 型 角 (°)。 
(10) 锯齿 形 螺 纹 的 基本 中 径 的 三 针 测量 法 
1) 选择 最 佳 量 针 直 径 。 最 佳 量 针 直 径 w 可 用 下 式 选 择 


CQ 
Pian — 
an 7 


SinQ 

















d = 


0 


式 中 PP 一 一 被 测 螺 纹 的 螺 距 (mm); 
a 一 一 被 测 螺纹 的 牙 型 角 (°)。 

上 式 可 简化 为 当 w=33?" 时 ，du, =0.544P; 当 a=45°? 时 ,dqd, =0.586P。 

但 在 实际 测量 中 ， 因 最 佳 量 针 直 径 往 往 会 陷入 螺纹 齿 模 中 ， 低 于 大 径 而 无 法 测量 ， 
因此 ， 按 上 式 求 出 的 最 佳 量 针 直径 只 作 参 考 。 通 常 为 了 便于 测量 M 值 ， 一 般 选 用 直径 
比 最 佳 量 针 直 径 稍 大 一 些 的 量 针 进行 测量 。 

各 种 锯齿 形 螺 纹 的 最 佳 量 针 直径 wm 和 选用 的 量 针 直径 d，, 见 表 4-8。 

表 4-8 锯齿 形 螺纹 的 最 佳 量 针 直 径 和 选用 量 针 直 径 (单位 : mm) 













































































嵌 距 P 普通 锯齿 形 螺纹 轧钢 机 锯齿 形 螺纹 压力 机 锯齿 形 螺纹 
最 佳 直径 do 选用 直径 dp 最 佳 直径 d。 选用 直径 dp 
2 1. 086 E17 
3 1. 629 1.732 
4 2. 172 2.217 
5 2.716 2. 886 
6 3. 259 3. 287 3.515 3.310 
6 23310 3. 468 
6 3. 580 
8 4. 345 4. 400 4. 686 4.211 
8 4.773 4. 400 
8 4.773 
10 5. 431 5. 493 5. 858 5. 493 
10 6. 212 6. 212 
12 6. 517 6. 585 7. 030 6. 585 
16 8. 690 8. 767 9. 373 8. 767 
20 10. 862 10. 950 11.716 10. 950 
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( 续 ) 
嵌 距 P 普通 锯齿 形 螺纹 轧钢 机 锯齿 形 螺纹 压力 机 锯齿 形 螺纹 

最 佳 直径 wo 选用 直径 由 最 佳 直径 d 选用 直径 
24 13. 034 13. 133 14. 039 12. 423 
24 13. 133 
26 15. 231 13. 133 
32 17. 379 17. 362 
40 21.724 21. 863 
48 26. 069 26.231 



































2) 将 选 好 直径 的 三 针 分 别 放 入 螺纹 的 两 边 沟 槽 内， 然后 用 千分尺 等 接触 式 量具 或 
量 仪 测量 出 尺寸 M， 如 图 4-24 所 示 。 
被 测 锯齿 形 螺纹 的 基本 中 径 d, 可 由 下 式 求 出 | 









































co 人 1 
2 P 
d, =M-d,l1l+ + 
sin 二 tany + tanB 六 | sp 
式 中 一 一 测 得 尺寸 (mm); -= 
d, 一 一 选用 的 量 针 直 径 (mm ) ; 
4 3 和 的 屿 
P_ 被 测 螺纹 的 螺 距 (mm ; 图 4-24 锯齿 形 螺纹 中 径 的 测量 
Qa 一 一 被 测 螺纹 的 牙 型 角 (°); 











y 一 一 牙 型 非 工 作 角 (°); 
B 一 一 牙 型 工作 角 (°)。 
对 于 普通 锯齿 形 螺 纹 和 轧钢 机 锯齿 形 螺 纹 : a =33*, y=30°, B=3°， 则 a, 可 简 
化 为 





d, =M - (4.4237d, -1.5879P) =M-E 
E=4.4237d, -1.5879P 
式 中 一 一 计算 常数 ， 见 表 4-9。 
表 4-9 普通 锯齿 形 螺纹 的 五 值 

































































螺 距 记 普通 锯齿 形 螺纹 轧钢 机 锯齿 形 螺纹 压力 机 锯齿 形 螺纹 

网 选用 直径 ds， E 值 选用 直径 dp 已 值 
1. 157 1. 9423 
EE] 1.732 2. 8980 
4 2. 217 3. 4556 
5 2. 886 4. 8271 
6 3. 287 5.0131 3.310 5. 3010 
6 3.310 5. 1148 3. 468 5. 8404 
6 3. 580 6. 2228 
8 4.4 6. 7608 4.211 6. 3772 
8 4.773 8. 4108 4.4 7. 0225 
8 4.773 8. 2960 
10 5. 493 8. 4200 5. 493 8. 7543 
10 6.212 11. 0006 6. 212 11. 2091 
12 6. 585 10. 0748 6. 585 10. 4826 
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( 续 ) 
嵌 距 P 普通 锯齿 形 螺纹 轧钢 机 锯齿 形 螺纹 压力 机 锯齿 形 螺纹 

选用 直径 dp E 值 选用 直径 dp E 值 
16 8. 767 13. 3756 8. 767 13. 9324 
20 10. 950 16. 6808 10. 950 17. 3856 
24 19.133 19. 9860 12. 423 18. 4147 
24 13. 133 20. 8388 
26 13. 133 18. 8388 
32 17. 362 25. 9903 

40 21. 863 33. 1079 

48 26. 231 39. 8171 














4. 螺 距 的 测量 
螺 距 的 测量 方法 很 多 ， 应 根据 不 同 的 精度 要 求 选 用 合理 的 方式 。 外 螺纹 螺 距 的 测量 
方法 见 表 4-10。 








表 4-10 ”外 螺纹 螺 距 的 测量 方法 
序号 测量 方法 与 计算 公式 简 ”大 

















用 工具 显微镜 以 影像 法 测量 螺 距 : 

两 次 纵向 读数 之 差 , 即 为 螺 中 实际 尺寸 。 为 了 
消除 安装 所 引起 的 误差 ,应 在 牙 型 左右 两 边 各 测 
量 一 次 螺 距 , 取 其 算术 平均 值 作为 螺 距 实 际 尺 
寸 , 即 




















PP; + Pp 布 
; Big = 人 
式 中 世 n 个 螺 距 
影像 法 测 得 的 是 法 向 螺 距 P; ,对 于 螺纹 升 角 
较 大 的 螺纹 ,必须 用 下 列 公 式 换算 成 轴 向 螺 距 , 即 
PP 
革 tang 




















式 中 4$ 一 一 蝶 纹 升 角 




















用 工具 显微镜 以 轴 切 法 测量 螺 距 . 

两 次 纵向 读数 之 差 , 即 为 螺 距 实际 尺寸 

测量 时 ,应 在 牙 型 左右 两 面 各 测量 一 次 螺 距 ， 
取 其 算术 平均 值 作为 最 后 结果 , 即 


Pi( 左 ) 十 已。( 右 ) 
2 












































Pp = 


n 











用 工具 显微镜 以 干涉 法 测量 螺 距 . 
两 次 纵向 读数 之 差 , 即 为 螺 距 实际 尺寸 
测量 时 ,应 在 牙 型 左右 两 面 各 测量 一 次 螺 距 ， 
取 其 算术 平均 值 作为 最 后 结果 , 即 
Pi( 左 ) + Pn( 右 ) 

2 












































PpP = 


n 














序号 | 测量 方 法 与 计算 翁 | 和 图 
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( 续 ) 











用 工具 显微镜 以 轮廓 法 测量 螺 距 ， 
两 次 纵向 读数 之 差 , 即 为 螺 距 实际 尺寸 
安装 时 ,应 尽量 使 测量 轴线 与 螺纹 轴线 重合 























用 工具 显微镜 的 R 目 镜头 以 套 切 法 测量 螺 距 ， 

测量 时 ,选用 最 接近 最 佳 三 针 半径 的 R 轮廓 线 
测量 ,测量 轴线 应 尽量 与 螺纹 轴线 重合 

两 次 纵向 读数 之 差 , 即 为 螺 距 的 实际 尺寸 


U 





















































用 工具 显微镜 和 球形 测量 刀 以 圆 球 法 测量 
累 距 : 

选用 最 接近 最 佳 三 针 球 形 测量 刀 , 调整 测量 轴 
线 尽 量 与 螺纹 轴线 重合 。 用 米 字 线 中 心虚 线 与 圆 
求 同 名 侧面 影像 相 切 , 两 次 纵向 读数 之 差 , 即 为 螺 
距 的 实际 尺寸 












































用 工具 显微镜 及 光学 灵敏 杠杆 以 接触 法 测量 
累 距 ; 
两 次 纵向 读数 之 差 , 即 为 螺 距 实际 尺寸 
测量 时 ,应 在 牙 型 左右 两 面 各 测量 一 次 螺 距 ， 
其 算术 平均 值 作为 最 后 结果 , 即 
Pi( 左 ) + Pn( 丰 ) 

2 



























































P, = 


n 














金属 直 尺 沿 螺纹 轴线 测量 出 n 个 牙 的 长 度 
L, 则 螺 距 P 为 























了 


n 


P= 





用 螺 距 样板 沿 螺纹 轴线 与 螺 牙 密 合 , 则 螺 中 样 
板 上 刻 有 的 尺寸 即 为 被 测 螺 距 
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用 带 有 球形 测 头 的 专用 检 具 测量 螺 距 ; 

测量 前 , 先 用 标准 螺纹 塞 规 或 其 他 量具 进行 
校对 

测量 时 ,将 两 球形 测量 头 放 入 被 测 螺纹 牙 止 中 ， 
从 指示 表 上 读 出 相对 标准 值 的 偏差 , 即 n 个 螺 距 
误差 
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5. 牙 型 角 

















纹 牙 














的 测量 























表 4-11 外 螺纹 牙 型 角 的 测量 方法 
测量 方法 与 计算 公式 


螺纹 牙 型 角 的 测量 一 般 是 指 牙 型 半角 的 测量 。 通 常 是 用 工具 显微镜 进行 测量 。 
型 角 的 测量 方法 见 表 4-11。 


| 


外 螺 








用 工具 显微镜 以 影像 法 测量 牙 型 半角 : 








测量 




















头 , 使 中 央 虚 线 与 某 一 牙 型 侧 边 形成 影像 重合 ,这 时 在 
测 角 目 镜 里 可 直接 读 得 被 测 半角 的 实际 数值 


为 了 消除 由 安装 所 引起 的 误差 ,应 测 出 (CE 


(IT) .5()、 CN), 则 


寺 , 先 将 角度 目镜 对 准 零 线 ,然后 旋转 米 字 线 镜 
































Qa 


2 








Qa a 

3 WN) 
2 

a a 

7 (HI)+ 3 (HL) 





人 
全 ( 左 ) = 
































牙 型 半角 误差 


用 影像 法 测 得 的 牙 型 半角 是 法 向 值 , 当 测 量 螺纹 升 
角 较 大 的 螺纹 半角 时 ,应 将 测 得 的 法 向 值 换算 为 轴 向 
半角 , 即 


式 中 a/2 一 一 轴 向 牙 型 半角 ; 
a 法 [2 一 一 法 向 牙 型 半角 ; 



























































cos 中 


























和 一 一 螺纹 升 角 




















- 具 显 微 镜 以 轴 切 法 测量 牙 型 半角 : 





时 ,旋转 米 字 线 镜 头 ,使 中 心 米 字 线 与 测量 刀 细 
合 ,这 时 从 角度 目镜 内 即 可 读 出 实际 半角 数值 
法 测量 的 是 轴 向 牙 型 半角 
































牙 型 半 
数据 


- 具 显 微 镜 以 干涉 法 测量 牙 型 半角 : 














时 ,旋转 米 字 线 镜头 ,使 中 心虚 线 与 距 牙 型 侧 边 
干涉 带 重合 ,这 时 从 角度 目镜 内 即 可 读 出 实际 
角 数 值 

处 理 同 影像 法 









































用 工 
测量 
与 牙 型 





上 显微镜 以 轮廓 法 测量 牙 型 半角 : 
时 ,根据 被 测 螺 距 选择 相应 的 标准 轮廓 线 ,使 其 
相 重 合 ,如 果 牙 型 角 准 确 , 则 指示 线 对 准 零 线 ; 






































指出 半 
测量 结 





车 有 误差 ,应 使 轮廓 线 与 牙 型 一 侧重 合 ,这 时 指示 线 就 




















角 误 差 
结果 处 理 同 影像 法 
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中 级 ) 





测量 方法 与 计算 公式 


( 续 ) 





针 ( 球 ) 测 得 
选用 两 组 直径 不 同 的 三 针 , 分 别 测 出 较 大 
和 较 小 直径 的 mn 值 , 则 实际 牙 型 角 可 用 下 式 求 出 


式 中 | 一 一 较 大 三 针 和 家 径 ; 








用 己 : 针 或 双 针 ( 球 ) 法 测量 牙 型 角 , 先 后 两 次 用 两 种 
导 两 个 中 径 尺 寸 , 通 过 计算 得 到 牙 型 半角 : 
直径 的 1 值 





















































sa -do -do 
~ M-m-Do+do 


较 小 三 针 直 径 ; 
必用 信人 人 Do 测 得 的 尺寸 ; 
用 较 大 直径 d 测 得 的 尺寸 

















m 








—、 


内 螺纹 的 单项 检测 

















用 牙 型 角 样板 测量 牙 型 
以 光 阶 法 确定 牙 型 角 的 大 小 




















圆柱 螺纹 内 螺纹 的 单项 检验 











ee 


一 般 对 单项 检测 方法 介 


绍 比较 少 ， 


1. 小 径 的 测量 


内 螺纹 小 径 尺 寸 可 用 游标 卡尺 或 光滑 极限 量规 来 测量 。 





2. 中 径 的 测量 
内 螺纹 中 径 的 测量 方法 见 表 4-12。 


表 4-12 内 螺纹 中 径 的 测量 方法 
计算 公式 与 测量 方法 


目前 为 止 尚 无 比较 完善 的 方法 。 生 产 中 采用 的 方法 主要 还 是 综合 


| 








通用 测量 法 : 
用 带 有 球 头 的 外 径 千 分 尺 测量 ,这 是 测量 





内 螺纹 中 径 的 























差不多 ,只 是 结构 上 有 所 不 同 
换 的 球形 插头 。 球 头 千分尺 的 测量 原理 如 下 : 
D =M- (mi +m,) 











设 m =m2 , 则 


经 过 计算 得 





可 由 实际 测量 而 得 ; 
和 一 一 球 头 千分尺 读数 ,可 由 实际 测量 而 
4 一 国际 头 直 径 ; 
一 一 被 测 螺 纹 的 螺 距 
对 于 普通 螺纹 a =60°, 则 公式 可 简化 为 
D, =M-2( -xX0.5do, +0.433P) 
对 于 寸 制 螺纹 a=55° ,公式 可 简化 为 
D, =M -2(X—0.583d, +0.4803P) 
事实 上 ml 和 m, 不 一 









































一 种 较 简单 而 可 靠 的 方法 。 球 头 螺纹 千分尺 与 一 般 千 分 尺 
在 固定 砧 上 装 了 一 个 可 








定 是 完全 相等 的 ,所 以 X 值 应 按 实 





测 读数 代入 公式 运算 ,并 且 至 少 

















> 应 在 两 个 不 同 直径 方向 





























行 测量 ,再 取 其 平均 值 作为 内 螺纹 中 径 的 测量 结果 





运 
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第 四 章 ， 螺纹 类 零件 的 检验 | | 大 
( 续 ) 
序号 计算 公式 与 测量 方法 简 ”图 
量 块 和 圆 球 组 合 测量 法 ; 
计算 公式 为 
， D,=M'+B 
式 中 及 计算 常数 
以 工件 端面 为 基准 ,M' 用 量 块 组 合体 试 量 测 得 (用 量 据 
和 三 个 圆 球 测量 ) 
用 卧 式 光学 计 . 测 长 机 .万 能 测 长 仪 或 类 似 量 仪 以 两 球 法 
测量 : 
仪器 调整 时 ,所 用 量 块 组 尺寸 有 下 述 四 种 计算 方法 ; 
用 被 测 件 基本 牙 型 角 相同 的 专用 测 块 调整 ,在 一 块 专 
用 测 块 下 垫 仓 量 块 , 则 
L=D;, + 人 cot 人 (e+ 有 
式 中 P 一 一 螺 距 ; 
ab 一 常数 (在 专用 测 块 上 已 标明 ) 
加 不 加 垫子 量 抉 , 则 
P a P’ 
i LoD ool Hep Bd) eth) 





式 中 8 一 计算 常数 ; 
4 一 测 球 直径 
加 专用 测 块 的 牙 型 角 与 被 测 件 牙 型 角 不 同时 , 则 
L'=L-A 


_1 __l 
二 sin Ee sin EA 
2 


式 中 一 一 被 测 螺 纹 牙 型 半角 ， 


























2 一 专用 测 块 牙 型 半角 
@ 用 光滑 环 规 或 量 块 附件 调整 校对 ,出 


Pp 
L=(D,-B+d,o) t(D Bid)! do 
































天 | 机 械 产 品 检验 工 〈 基 础 知识 “中 级 ) 





计算 公式 与 测量 方法 





用 三 坐标 万 能 工具 显微镜 、 西 普 万 能 测量 仪 及 类 他 方法 
测量 
计算 公式 为 


D,=M+l th -他 cot 了 


2 
式 中 1 4 一 一 测量 头 固 定常 数 
用 万 能 测 长 仪 的 专用 测 块 确定 1 1, ,有 
li+l=L+(a+b)-d; 
上 式 只 用 于 专用 测 块 角度 与 被 测 螺纹 基本 牙 型 角 相 同时 
用 专用 环形 座 确定 如 .2 ,有 


li+l =m-d; 


1 二 1 
di=mi -do sin 
2 


式 中 4d 一 环形 权 底 径 ， 

检定 环形 座 的 量 

% 环形 模 牙 型 半角 
相同 




































































量 针 直径 ; 
, 与 被 测 件 公 称 牙 型 半 





















































. 螺 距 和 牙 型 角 的 测量 
螺纹 螺 距 和 牙 型 角 的 测量 方法 见 表 4-13。 
表 4-13 ”内 螺纹 螺 距 和 牙 型 角 的 测量 方法 





测 量 方 法 












































RQ 

















平 放 定位 ,可 在 三 坐标 测量 机 或 万 能 工具 显微镜 
及 其 类 似 设备 上 测量 螺 距 
在 普通 万 能 工具 显微镜 上 测量 ,可 专制 测 头 ,也 可 用 万 能 
测 长 仪 的 螺纹 测 头 装 在 光学 灵敏 杠杆 上 ,测量 时 测 球 与 牙 
型 两 边 接触 ,转动 微调 环 , 找 返回 点 






















































































万 能 测量 
仪 测 头 

















以 端 平面 立 放 定 位 , 测 球 与 牙 型 单 边 接触 , 取 平 均值 作为 
测量 结果 

测量 设备 万 能 测 长 仪 测 长 机 应 有 能 使 测 头 进入 和 退出 
牙 模 并 保证 在 牙 槽 内 径 向 定位 相同 的 专用 装置 

用 三 坐标 测 长 机 、 万 能 工具 显微镜 灵敏 杠杆 测量 ,方法 同 
平 放 的 测量 方法 
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第 四 章 ”螺纹 类 零件 的 检验 节 





序号 测 量 方 法 简 图 

内 螺纹 牙 型 角 的 测量 使 用 印 模 法 。 浇 注 前 被 测 件 应 清洗 
干净 ,并 涂 上 一 层 薄 而 均匀 的 锭 子 油 或 变压器 油 。 浇 注 时 
3 将 被 测 件 两 端面 夹 固 ,应 浇 满 至 两 端面 高 度 约 为 直径 的 1/3。 
检测 印 模 时 ,以 其 端面 为 测量 基准 。 此 方法 可 测量 螺 距 和 


























































































































命令 人 @ 第 三 节 螺纹 的 综合 检验 





综合 检验 是 指 用 螺纹 极限 量规 检验 螺纹 的 旋 合 性 (作用 中 径 ) 与 可 靠 性 (单一 中 
径 ) 。 综 合 检验 的 特点 : 只 能 评定 内 、 外 螺纹 的 合格 性 ， 不 能 测 出 实际 参数 的 具体 数 
值 ; 操作 简便 ， 检 测 效 率 高 ， 能 控制 螺纹 极限 尺寸 和 可 靠 地 保证 互 换 ， 故 被 广泛 应 用 于 
生产 现场 检测 ， 以 及 批量 生产 的 中 等 精度 螺纹 的 检测 。 

螺纹 与 制 件 旋 合 ， 可 出 现 四 种 典型 情况 : 

1) 量规 与 制 件 半角 相等 ， 但 其 中 有 一 个 偏 任 ， 只 要 中 径 部 分 一 样 ， 它 们 能 旋 合 ， 
但 牙 面 是 点 接触 。 

2) 螺 距 不 同 , 但 只 要 内 螺纹 中 径 比 外 螺纹 中 径 足 够 大 ， 同 样 也 可 能 出 现 点 接触 。 

3) 中 径 一 样 大 ， 半 角 不 同 ， 此 时 不 能 旋 合 。 

4) 羊角 不 同 ， 但 中 径 有 足够 差别 ， 它 们 也 可 以 旋 合 。 

因此 ， 只 要 采用 通 端 和 止 端的 两 种 量规 ， 就 可 以 对 螺纹 制 件 的 全 部 尺寸 (螺纹 内 
径 、 中 径 、 外 径 、 牙 型 角 和 螺 距 ) 进行 综合 测量 。 


一 、 圆 柱 螺纹 量规 


通 、 止 量规 的 主要 作用 : 对 紧 固 和 传动 螺纹 ， 它 主要 保证 了 可 装配 性 ， 对 管 螺纹 ， 
它 保 证 了 装配 位 置 。 

1. 螺纹 检验 的 公差 带 原 则 

在 螺纹 标准 中 ， 有 沿 螺 纹 牙 型 分 布 的 公差 带 图 和 各 直径 公差 数值 表 ， 如 图 4-3 所 
示 。 我 国 绝 大 多 数 的 技术 人 员 认 为 螺纹 量规 检验 合格 的 产品 ， 其 螺纹 牙 型 应 该 落 在 螺纹 
标准 所 规定 的 公差 带 范 围 内 ， 螺 纹 质量 应 该 没有 问题 。 当 发 现 合格 产品 的 螺纹 质量 非常 
差 时 ， 他 们 不 知 所 措 ， 不 知道 问题 出 在 哪里 。 实 际 上 ， 螺 纹 是 一 个 复杂 的 几何 体 ， 它 有 
许多 技术 参数 。 如 果 要 完全 控制 螺纹 的 质量 (采用 公差 带 原 则 ) ， 则 需要 对 螺纹 的 所 有 
参数 进行 测量 ， 这 要 花费 大 量 的 时 间 和 高 额 的 检测 成 本 ， 这 样 做 在 实际 生产 中 是 行 不 通 
的 。 而 且 在 不 同 的 场合 ， 螺 纹 的 各 个 参数 作用 不 同 ， 要 求 也 不 同 ， 某 些 参数 可 以 利用 生 
产 工艺 进行 保障 ， 而 无 需 单独 检验 。 目 前 ， 我 国 使 用 的 螺纹 通 、 止 量规 来 源 于 1905 年 
英国 人 发 明 的 泰勒 原则 。 它 的 优点 是 经 济 性 好 ， 可 以 保证 装配 ; 缺点 是 螺纹 的 质量 保证 
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是 机 械 产品 检验 工 〈 基 础 知识 “中 级 ) 





水 平 俩 低 ， 存 在 许多 技术 漏洞 。 


2. 密封 螺纹 的 量规 检验 与 密封 保证 间 的 关系 

















大 多 数 的 技术 人 员 认 为 螺纹 量规 检验 合格 的 螺纹 ， 其 螺纹 牙 型 应 该 落 在 螺纹 标准 所 


规定 的 公差 带 范 





生 


， 这 些 严 重地 





美洲 普遍 增加 了 密 3 





是 /人 
宗 2 


围 内 ， 螺 纹 的 密 
验 与 保障 螺纹 的 密 











时 人 














国 密封 管 螺纹 的 密封 能 力 。 


网 桂 








螺纹 量规 的 名 称 、 代 号 及 使 用 规则 见 表 4-14。 





应 该 没有 问题 。 可 实际 上 ， 用 量规 所 进行 的 螺纹 检 
时 性 基本 没有 多 大 关系 ， 螺 纹 检验 仅仅 保证 了 内 、 外 螺纹 间 的 装配 位 
置 关 系 。 为 保证 螺纹 的 密封 性 ， 企 业 必 须 采取 一 定 的 内 控 措施 。 

由 于 许多 人 没有 认识 到 这 点 ， 机 械 产 品 经 
啊 了 我 国产 品 在 国际 


常 出 现 泄露 现象 ， 出 口 产品 经 常 有 退货 发 
6 场 的 竞争 能 力 。 进 入 21 世纪 ，ISO 、 欧 洲 和 北 








表 4-14 圆柱 螺纹 量规 的 名 称 、 代 号 及 使 用 规则 





里 管 螺纹 的 检测 量规 数量 ,我们 也 应 该 跟 上 国际 的 最 新 变化 ， 提 高 我 










































































名 称 代号 使 用 规则 
通 端 螺纹 塞 规 T 应 与 工件 内 螺纹 旋 合 通过 
允许 与 工件 内 螺纹 两 端的 螺纹 部 分 旋 合 , 旋 合 量 应 不 超过 两 个 
止 端 螺 纹 塞 规 Z | 螺 距 ( 退出 量规 时 测定 ) 。 若 工件 内 螺纹 的 螺 距 少 于 或 等 于 三 个 ， 
不 应 完全 旋 合 通过 
通 端 螺纹 环 规 T 应 与 工件 外 螺纹 旋 合 通过 
允许 与 工件 外 螺纹 两 端的 螺纹 部 分 旋 合 , 旋 合 量 应 不 超过 两 个 
止 端 螺纹 环 规 Z | 螺 距 ( 退出 量规 时 测定 ) 。 若 工件 内 螺纹 的 螺 距 少 于 或 等 于 三 个 ， 
不 应 完全 旋 合 通过 
校 通 - 通 "螺纹 塞 规 TT 应 与 通 端 螺纹 环 规 旋 合 通 过 
校 通 - 止 " 螺纹 塞 规 TZ 允许 与 通 端 螺 纹 环 规 两 端的 螺纹 部 分 旋 合 , 旋 合 量 应 不 超过 一 
“ 校 通 - 损 "螺纹 塞 规 TS “| 个 螺 距 (退出 量规 时 测定 ) 
“ 校 止 - 通 ” 螺 纹 塞 规 ZT 应 与 止 端 螺纹 环 规 旋 合 通过 
“ 校 止 - 止 "螺纹 塞 规 和 允许 与 止 端 螺纹 环 规 两 端的 螺纹 部 分 旋 合 , 旋 合 量 应 不 超过 一 
“ 校 止 - 损 ”" 螺 纹 塞 规 ZS “| 个 螺 距 (退出 量规 时 测定 ) 




















注 : 本 表 摘 自 GB/T 3934 一 2003 《普通 螺纹 量规 ”技术 条 件 》。 








主 螺纹 量规 计量 特性 校准 组 合 及 可 选用 测量 仪器 见 表 4-15。 


表 4-15 圆柱 螺纹 量规 计量 特性 校准 组 合 及 可 选用 测量 仪器 






































































































































































































































雪 准 项 页 期 
组 合 | 计量 特性 | 符号 | 目下 二 |。 核准 方法 说 明 名 称 被 测 参数 
中 径 dD, 测量 m 值 ,利用 螺 距 P 测 长 仪 + 三 
1 | 牙 型 a 和 牙 型 角 a 的 标 称 值 , 计 Be 单一 中 径 
累 距 P 单 -. | 算 单一 中 径 人 
中 径 d,.D，| 中 径 测量 m 值 和 牙 型 角 a，| 螺纹 量 
2 | 牙 开 利用 螺 距 P 的 名 义 值 , 计 | 规 的 复 ”轮廓 仪 螺 距 , 牙 型 角 
四 P 算 单一 中 径 校准 
中 径 | dD 测量 m 值 和 螺 距 P, 利 mum | 螺 距 ,大 径 / 
3 | 牙 划 a | 中 径 | 用 牙 型 角 a 的 标 称 值 , 计 ie 小 径 , 牙 侧 角 ， 
累 耻 P 算 中 径 中 径 ,作用 中 径 
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( 续 ) 
准 项 页 期 
组 合 | 计量 特性 | 符号 | 目下 二 |。 核准 方法 说 明 名 称 被 测 参数 
中 径 | 心态 
牙 侧 角 | ai a 测量 mn 值 . 螺 距 P. 牙 侧 ey 
4 | 吏 需 大 径 | 4 | 中 径 | 角 m 和 ww、 大 径 4d 或 小 | 坐标 测量 机 | 牙 ,人 杀人 
环 规 小 径 | DD， 径 D ,计算 中 径 螺纹 量 a . 
昧 中 P 规 的 首 企 
市 径 a 次 和 修 
a 测量 mm 值 , 螺 距 己 . 牙 侧 | 理 后 的 单一 中 径 , 螺 
5 [ 带 现 大公 | 了 | 作用 | 角 o 和 om、\ 大 径 4 或 小 校准 一 维 螺 纹 量规 | 距 , 大 径 /小 径 ， 
A 中 径 | 径 力 ,利用 螺 距 累积 误差 扫描 仪 牙 侧 角 , 作 
环 规 小 径 Di i 友 会 
ep 计算 作用 中 径 中 径 
注 : 本 表 摘自 JIF 1345 一 2012《 圆 柱 螺纹 量规 校准 规范 》 。 符 号 m 是 测量 螺纹 中 径 时 ， 与 螺纹 两 牙 侧 良好 























接触 的 探 针 或 三 针 的 中 心间 距离 。 

3. 螺纹 量规 的 使 用 和 养护 

螺纹 量规 使 用 和 保养 的 注意 事项 如 下 : 

1) 使 用 前 ， 应 将 螺纹 量规 擦洗 干净 ， 再 将 被 测 螺纹 擦 净 后 ， 即 可 进行 检验 。 否 
则 ， 不 但 会 给 检验 结果 带 来 误差 ， 而 且 还 会 引起 量规 的 严重 磨损 。 

2) 检验 时 ， 应 注意 使 用 量规 和 被 检 螺 纹 工 件 温 度 尽量 一 致 ， 特 别 是 当 螺纹 制 件 是 
用 轻金属 材料 制造 时 ， 尤 其 要 注意 温度 的 一 致 性 。 

3) 在 检验 中 ， 应 尽量 避免 长 期 用 手 握 着 量规 进行 工作 。 最 好 采用 隔 热 板 ， 以 减少 
温度 变化 引起 的 测量 误差 。 

4) 使 用 后 的 量规 应 及 时 擦洗 干净 ， 并 用 放大 镜 检查 是 否 有 碰 伤 、 划 痕 等 外 伤 。 用 
后 的 量规 应 在 工作 表面 上 涂 上 一 层 防 锈 油 ， 以 防 锈蚀 。 
5) 暂时 不 用 的 量规 ， 涂 防 锈 油 后 应 单独 放 在 洁净 的 木 箱 内 ， 以 避免 由 于 相互 碰撞 
而 使 量规 损坏 。 


二 、 综 合 检验 


综合 检验 是 指 按 泰勒 原则 使 用 螺纹 量规 检测 被 测 螺 纹 各 几何 参数 及 其 误差 的 综合 结 
果 ， 用 该 量规 的 通 规 检测 被 测 螺纹 的 作用 中 径 ( 含 底 径 )， 用 止 规 检测 被 测 螺纹 的 单一 
中 径 ， 有 时 还 需 用 光滑 极限 量规 检测 被 测 螺纹 顶 径 的 实际 尺寸 。 如 图 4-25 和 图 4-26 所 

















































































































止 端 螺纹 塞 规 通 端 螺纹 塞 规 止 端 螺纹 环 规 通 端 螺纹 环 规 

















dymax 














图 4-25 塞 规 和 光滑 极限 量规 检测 内 螺纹 图 4-26 环 规 和 光滑 极限 量规 检测 外 螺纹 
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示 ， 螺 纹 量 规 通 规模 拟 体现 被 测 螺纹 的 最 大 实体 牙 型 ， 检 测 被 测 螺纹 的 作用 中 径 是 否 超 
出 其 最 大 实体 牙 型 的 中 径 ， 并 同时 根据 被 测 螺 纹 底 径 的 实际 尺寸 找 出 其 最 大 实体 尺寸 ， 
并 且 其 螺纹 的 长 度 应 等 于 被 测 螺纹 的 旋 合 长 度 。 
止 规 用 来 检验 被 测 螺纹 的 单一 中 径 是 否 超出 其 最 小 实体 牙 型 的 中 径 。 因 此 ， 止 规 采 
用 截 短 牙 型 ， 并 且 只 有 2 个 或 3 个 螺 距 的 螺纹 长 度 ， 即 常 说 的 2 扣 或 3 扣 长 度 的 止 规 。 
目的 是 减少 牙 侧 角 偏差 和 螺 距 累积 误差 对 检验 结果 的 影响 。 

工件 合 规 性 判断 :用 螺纹 量规 检验 时 ， 如 果 其 通 规 外 
为 旋 合 性 合格 ， 否 则 不 合格 ; 如 果 其 止 规 不 能 旋 入 或 不 外 
接 强度 合格 ， 否 则 不 合格 。 
























































旋 合 通过 整个 被 测 螺纹 ， 则 认 
完全 旋 和 被 测 螺纹 ， 则 认为 联 





EC CC 


信人 兮 合 第 四 节 螺纹 的 检验 技能 训 





练 实例 


e 训练 1 螺杆 轴 的 检验 
如 图 4-27 所 示 ， 螺 杆 轴 的 毛坯 为 45 热 轧 圆 钢 ， 每 次 车 削 6 ~ 10 件 。 
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10 3X0.5 3X0.5 4X1.25 电 
CN bm 
A Ra 3.2 E 入 
二 站 民 
区 划 三 二 
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DO 
三 1 B 
Ql10| .20 
© 20.0314 /ET A 
二 | 0.02 | 4 a 
CI 
20.2h13(-033) 技术 要 求 
1. 热处理 调 质 235HBW 
2. GB/T 1804-m 
图 4-27 螺杆 轴 
一 、 图 样 分 析 











1) 阶梯 轴 ， 两 处 外 螺纹 其 余 为 光 轴 
2) 轴 向 尺寸 均 为 未 注 公 差 尺寸 。 
3) 几何 公差 有 两 处 : 同 轴 度 和 垂直 度 公差 。 

4) 表面 粗糙 度 Ra3.2km、Ra6.3um 和 Ral2. 5pm。 
5) 热处理 后 的 硬度 值 235HBW。 
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第 四 章 “螺纹 类 零件 的 检验 “ 甫 
二 、 零 件 几何 量 精度 分 析 
1. 几何 尺寸 
1) 外 径 : 07(-2) 、d247(-) 精度 要 求 较 高 ， 其 中 前 者 为 基准 外 圆 ; 用 
外 径 千 分 尺 测量 。 














2) 轴 向 尺寸 用 游标 高 度 卡 尺 和 游标 卡尺 测量 ; 退 刀 槽 和 未 注 公 差 直接 用 游标 卡尺 
测量 。 

3) 键 槽 尺寸 ; 深度 20.2h13( 5 ) 和 6H9 (- 9) ， 后 者 精度 较 高 ， 用 游标 卡尺 和 
内 测 千 分 尺 测量 。 

4) 螺纹 尺寸 : 

Q) M30 x1.5-6g-LH 为 细 牙 左旋 螺纹 ， 查 得 M30-6g 偏差 为 : 大 径 $830 70%mm， 中 
径 $29.026 702mm， 采取 单 项 检验 方法 ; 用 牙 型 角 尺 、 金 属 直 尺 和 螺 距 规 、 螺 纹 干 分 
尺 、 游 标 卡尺 、 量 针 和 外 径 千 分 尺 测 量 。 

ne 用 螺纹 量规 检验 。 

2. 几何 公 

OE 
为 $0. 03mm。 

2) 外 圆 $46mm 右 端 面 对 $30f7 轴线 垂直 度 公差 为 0.02mm。 

3. 表面 粗糙 度 

430f7 、‰46mm 右 端 面 为 Ra3. 2um， 键 槽 侧面 为 Ra6.3um， 其 余 为 Ral2.5khm， 用 
表面 粗糙 度 比 较 样 块 比 对 目测 法 检验 。 

4. 力学 性 能 

热处理 后 的 硬度 值 235HBW ， 如 果 成 品 上 人 允许 有 硬 痕 存在 ， 可 以 在 成 品 上 用 硬度 仪 
检测 ; 若 不 允许 ， 则 在 粗 加 工 后 进行 。 

三 、 检 测量 具 ( 辅 具 ) 

1) 使 用 量具 : 0 ~ 150mm 卡尺 ，30° 牙 型 角 尺 ，150mm 金属 直 尺 ，25 ~ 50mm 螺纹 
千分尺 ，0. 866 量 针 一 副 ，0 ~ 25mm、25 ~ 50mm 外 径 千 分 尺 各 一 个 ，5 ~25mm 内 测 千 


分 尺 ，0 ~300mm 游标 高 度 卡尺 ; 布 氏 硬度 计 ; 杠杆 百 分 表 。 
2) 使 用 辅 具 : 表面 粗糙 度 比较 样 块 ，400mm x 630mm 平板 ，V 形 架 ， 表 架 。 


四 、 零 件 检测 
1. 几何 尺寸 测量 
1) 外 径 : $30f7 (加)、$24 人 7( 加) 精度 要 求 较 高 ， 左 侧 $27mm 也 可 一 并 用 


25 ~50mm、0 ~25mm 外 径 千 分 尺 分 别 测量 ， 均 采用 十 字 测 量 ，‰24f7 错开 键 槽 位 置 ， 
直接 取 千 分 尺 读数 为 测量 值 ， 本 例 分 别 为 29. 964mm、23. 968mm 和 26. 96mm。 
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2) 轴 向 尺寸 : 


量 (可 以 多 次 在 不 同位 置 复 零 位 ) 得 到 ; $46mm x 10mm、 
测量 得 到 ; 两 处 3mm x0.5mm 和 4mm x 1.25mm 用 游标 卡尺 和 目测 条 
3) 键 槽 尺寸 : 深度 20.2h13( "，) 和 6H9( -92 ) ， 





17mm、39mm、38mm 、 


120mm、235mm 可 以 用 数 显 高 度 卡 尺 直 接 测 





中 27mm x 10mm 用 游标 卡尺 
导 到 。 
后 者 精度 较 高 ， 


用 内 测 千分尺 





测量 得 到 ， 本 例 为 5. 98mm; 深度 尺寸 如 图 5-27 所 示 ， 将 半圆 键 块 换 成 长 方 体 键 块 ， 用 
外 径 和 干 分 尺 测量 后 减 去 键 的 尺寸 ， 即 为 键 槽 的 深度 ， 本 例 为 20.02mm; 轴 间 尺寸 10mm 


和 20mm 用 游标 卡尺 测量 得 到 。 

4) 螺纹 尺寸 M30 x1.5-6g-LH。 

Q 判断 螺纹 的 旋 向 : 螺纹 的 旋 向 是 
指 螺 纹 在 圆柱 面 或 圆锥 面 上 的 绕 行 方向 ， 
有 左旋 和 右 旋 两 种 ， 顺 时 针 旋 转 时 旋 和 人 
的 螺纹 称 为 右 旋 螺纹 ， 道 时 针 旋 转 时 旋 
入 的 螺纹 称 为 左旋 螺纹 。 

通常 ， 螺 纹 旋 合 一 般 用 左右 手 定 则 
来 判别 如 图 4-28 所 示 。 方 法 一 : 伸 出 右 
手 ， 螺 纹 向 上 盘旋 的 方向 指向 大 拇指 ， 
则 为 右 旋 ; 反之 ， 则 为 左旋 。 方 法 二 ; 
伸 出 左手 ， 螺 纹 向 上 盘旋 的 方向 指向 大 
拇指 ， 则 为 左旋 旋 ; 反之 ， 则 为 右 旋 。 
本 例 判 断 为 左旋 。 

@) 螺 距 的 检测 ， 有 两 种 方法 检测 ， 

方法 一 : 用 金属 直 尺 测量 。 
因为 该 螺纹 螺 距 为 1.5mm， 比 
较 小 ,测量 时 如 图 4-29a 所 示 ， 
一 般 测 量 10 个 螺 距 的 长 度 ， 















































读 出 金属 直 尺 的 读数 然后 除 
于 10， 即 为 一 个 实际 螺 距 





值 ; 如 果 螺 距 大 ， 可 以 量 几 

个 螺 距 的 长 度 ， 再 计算 它 的 

螺 距 (图 示 为 5 个 螺 距 长 度 

为 38mm， 则 一 个 螺 距 值 为 7. 6mm)， 
距 为 1. 51mm。 














a) 


本 例 测 得 


右 旋 
螺纹 
@ 





图 4-28 螺纹 旋 向 判断 示意 图 


如 图 4-29 所 示 。 











图 4-29 ” 螺 距 检测 方法 
金属 直 尺 测量 b) 用 螺纹 样板 测量 









































10 个 螺 距 长 度 15. 1mm， 则 一 个 螺 


方法 二 : 用 螺纹 样板 ( 螺 距 规 ) 测量 。 如 图 4-29b 所 示 ， 将 螺纹 样板 沿 与 轴线 平行 


方向 藤 入 齿 形 中 ， 


1. 5mm 螺 距 的 样板 测量 ,将 符合 














如 果 完 全 符合 ， 则 被 测 螺 距 是 合格 的 ; 若 不 符合 再 选择 其 他 接近 
的 样板 尺寸 值 记录 ， 


该 值 即 为 实测 螺 距 值 。 


图 4-30 所 示 为 6mm 长 的 4 个 1.5mm 螺 距 的 检测 示意 图 。 


(3) 牙 型 角 : 用 螺纹 样板 或 牙 型 角 样 
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板 检 测 牙 














型 角 ， 如 图 4-31 所 示 ， 将 螺纹 样板 或 


第 四 章 “螺纹 类 零件 的 检验 硬 

















|_6_| 4x 螺 距 P- 








图 4-30 螺 距 检测 示意 图 图 4-31 牙 型 角 检测 示意 图 


牙 型 角 样 板 沿 轴线 平行 方向 能 入 此 形 中 ， 完 全 符合 为 合格 ， 本 例 检 测 合格 。 
@ 螺纹 大 径 、 小 径 测量 : 大 径 可 以 用 外 径 千 分 尺 直接 测量 得 到 ，M30 的 用 25 ~ 
50mm 千分尺 测量 ; 小 径 用 第 二 章 图 2-36 所 示 的 尖 头 螺纹 千分尺 按 图 4-8 所 示 测 量 方法 
得 到 。 
@) 中 径 测量 : M30 螺纹 中 径 采 用 三 针 测量 法 ， 根 据 螺 距 为 1. Smm 查 表 4-17 得 三 针 
直径 为 0.866mm; 先 校 核 三 针 尺 寸 是 否 为 0.866mm， 看 有 无 误差 ; 将 三 根 量 针 涂 以 黄 














一 




















油 (初学 者 或 初 操作 者 为 防止 三 针 滑 落 为 之 ) 按 图 4-20 所 示 位 置 放 人 三 针 ， 外 径 千 分 
尺 进行 测量 ,得 到 M 值 ， 本 例 测 得 M 值 为 30. 320mm， 根 据 公式 计算 出 d, 值 ， 即 d, = 
M -3d, +0. 866P = (30. 320 -3 x0. 866 +0. 866 x 1.5)mm =29. 021mm, 

5) M12-6g 为 右 旋 螺 纹 ， 用 螺纹 量规 ( 通 、 止 ) 检验 : 通 端 螺纹 环 规 本 例 与 工件 
外 螺纹 旋 合 能 顺利 通过 ; 止 端 螺纹 环 规 本 例 与 工件 外 螺纹 螺纹 部 分 旋 合 ， 旋 合 量 未 超过 
两 个 螺 距 ， 由 此 判断 该 螺纹 尺寸 合格 。 

2. 几何 误差 测量 

1) M30 x1.5-6g-LH 螺纹 ， 其 轴线 与 外 圆 $30f7 轴线 的 同 轴 度 公差 为 $0. 03mm。 

将 $30f7 外 圆 架 到 V 形 架 上 作为 基准 轴线 ; 把 百 分 表 装 好 表 头 放 和 人 和 M30 螺纹 槽 内 ; 
转动 螺纹 轴 ， 测 头 在 螺纹 槽 内 移动 ， 指 示 表 的 读数 差 中 最 大 值 即 为 工件 的 同 轴 度 误 差 ， 
本 例 为 0.03mm。 

2) 外 圆 446mm 右 端面 对 $30f7 轴线 垂 
直 度 公差 为 0.02mm。 

将 $30f7 圆柱 装 夹 在 V 形 架 上 ( 固 
定 ) ， 并 放 在 测量 平板 上 ， 如 图 4-32 所 示 ， 
以 $30f7 圆柱 为 测量 基准 ， 用 杠杆 百 分 表 测 
量 整个 外 圆 $46mm 右 端 面 (被 测 面 ) ， 并 
记录 读数 ， 指 示 表 读数 的 最 大 差 值 即 为 外 
圆 $46mm 右 端面 对 $30f7 轴线 垂直 度 误差 
值 ， 本 例 为 0. 01mm。 

3. 表面 粗糙 度 和 力学 性 能 测量 

1) 表面 粗糙 度 : $30f7 、446mm 右 端 图 4-32 螺杆 轴 端 面 垂直 度 误差 检测 示意 图 
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面 为 Ra3. 2pm， 键 槽 侧面 为 Ra6. 3um， 其 余 为 Ra12. 5um， 用 表面 粗糙 度 比较 样 块 比 对 
目测 法 检验 。 


2) 力学 性 能 测量 ,热处理 后 的 硬度 值 235HBW， 在 成 品 上 用 硬度 仪 检测 。 
五 、 重 点 、 难 点 测量 及 讲评 


本 例 在 垂直 度 误 差 检验 时 ， 对 基准 圆柱 的 固定 为 关键 ， 应 在 操作 时 注意 固定 牢固 ， 
不 得 松动 ; 同 轴 度 误差 检验 时 ， 应 注意 转动 时 ，%30f7 基准 圆柱 要 始终 与 V 形 架 贴 合 ; 
螺纹 槽 内 应 清理 干净 ， 不 得 有 影响 测量 的 杂质 等 。 


e 训练 2 ”螺纹 套 的 检验 
图 4-33 所 示 为 螺纹 套 加 工 检验 用 图 。 
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技术 要 求 
1. 热处理 : 调 质 235HBW 


2. 锐角 倒 钝 | 名称 | 螺纹 套 
3. GB/T 1804-m 材料 


图 4-33 ”螺纹 套 








一 、 图 样 分 析 


1) 材料 45 钢 ， 热 处 理 后 的 硬度 值 为 235HBW 。 

2) M30 x1.5-6H 为 内 螺纹 。 

3) M30 x 1.5 和 $52mm、q444mm 对 外 圆 $56mm 基准 的 同 轴 度 公差 分 别 为 
$0. 08mm、q0.02mm 和 0. 02mm。 

4) 网 纹 为 m0.4 要 求 。 


二 、 零 件 几 何 量 精度 分 析 


1. 几何 尺寸 
(1) 内 外 径 尺 寸 
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1) 外 径 : $52 06mm、 中 56 owemm 均 为 基准 ， 精 度 较 高 ， 用 千分尺 测量 ;网 纹 
g56mm 未 注 公 差 ， 查 得 偏差 为 +0. 3mm， 用 卡尺 测量 。 

2) 内 径 : $44 ”mm 精度 较 高 ， 用 内 测 千 分 尺 测量 ，442 '6'mm 精度 一 般 ， 用 游 
标 卡 尺 测 量 。 

(2) 轴 疝 尺寸 

1) 内 轴 向 尺寸 ， 10mm、5mm 未 注 公 差 ， 按 中 等 精度 查 得 . (10 +0.2)mm、(5 土 
0. 1)mm， 用 游标 深度 卡尺 测量 。 

2) 外 轴 向 尺寸 : 102“Smm、 (10 + 上 0.045)mm、10mm、10mm、 (55 +0.1)mm; 
10mm 未 注 公差 ， 按 中 等 精度 查 得 (10 +0.2)mm; 均 可 以 用 数 显 高 度 卡尺 测量 和 游标 
卡尺 测量 。 

(3) 螺纹 尺寸 

1) 小 径 : M30 x1.5-6H 查 GB/T 197 一 2003 得 ， 小 径 为 $28. 376 0 mm。 

2) 牙 型 角 和 螺 距 ， 测量 时 使 用 印 模 法 。 

3) 中 径 M30 x1.5-6H 查 GB/T 197 一 2003 得 ， 中 径 为 $829. 026 ”mm， 用 表 4-12 
内 螺纹 中 径 测量 方法 中 的 量 块 和 圆 球 组 合 测量 法 测量 中 径 。 

(4) 网 纹 m0.4 标准 规定 : 
滚 花 花纹 的 心 轴 是 假定 工作 直径 
是 无 穷 大 时 花纹 的 垂直 截面 ， 如 
图 4-34 所 示 。 

网 纹 m0. 4 表示 模 数 m =0. 4mm 
网 纹 滚 花 。 即 节 距 P = 1.257mm、 
有 =0.264mm、r=0.12mm。 为 了 方 
便 使 用 将 标准 规定 的 滚 花 尺 寸 规格 列 出 ， 见 表 4-16。 滚 花 的 型 式 如 图 4-35 所 示 。 







































































图 4-34 滚 花 花纹 垂直 截面 示意 图 



























































表 4-16 滚 花 的 尺寸 规格 直 纹 滚 花 
(单位 : mm) 

模 数 m 有 r 节 距 P 三 二 -= 

0.2 0., 132 0.06 0. 628 = 

0.3 0. 198 0. 09 0. 946 上 一 一 

0. 4 0. 264 0, 12 1.257 FE 一 一 一 

0. 0.326 0.16 1.571 下 
注 ; 表 中 hh=0.785m -0.4147。 图 4-35 滚 花 的 型 式 示意 图 




















网 纹 用 游标 卡尺 测量 并 计算 。 

2. 几何 公差 

1) M30 x 1.5 和 52mm 对 外 圆 $56mm 基准 的 同 轴 度 公 差分 别 为 $0.08mm 和 
0. 02mm， 用 M30 x1. 5 螺纹 量规 、V 形 架 、 平 板 和 百 分 表 测量 。 

2) $44mm 对 外 圆 $56mm 基准 的 同 轴 度 公差 为 $80.02mm， 用 $44mm 标准 心 轴 、V 
形 架 、 平 板 和 百 分 表 测量 。 
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3. 表面 粗糙 度 和 力学 性 能 要 求 

1) $56mm 基准 为 Ral.6um; $52mm、4$44mm、M30 x 1.5 为 Ra3.2hmi 其 余 为 
Ra6.3um， 用 表面 粗糙 度 比较 样 块 比 对 目测 法 检验 。 

2) 热处理 后 的 硬度 值 为 235HBW， 用 硬度 仪 检测 。 

4. 重点 难点 

对 内 孔 444mm 和 M30 x1.5 同 轴 度 误差 的 检验 是 重点 ; 网 纹 的 检测 是 难点 。 


三 、 检 测量 具 ( 辅 具 ) 


1) 使 用 量具 : 0 ~ 150mm 游标 卡尺 ，30° 牙 型 角 尺 ，150mm 金属 直 尺 ，0 ~ 25mm、 
50 ~75mm 外 径 千 分 尺 各 一 个 ，1mm 钢 球 三 个 ，5 ~25mm、25 ~ 50mm 内 测 千分尺 ，0 ~ 
300mm 游标 高 度 卡 尺 ， 布 氏 硬 度 计 ， 杠 杆 百 分 表 ， 量 块 一 套 。 

2) 使 用 辅 具 : 表面 粗糙 度 比 较 样 块 ，400mm x 630mm 平板 ，V 形 架 ， 表 架 。 


四 、 零 件 检测 


1. 几何 尺寸 测量 

(1) 内 外 径 尺寸 

1) 外 径 : $52 6 mm、4g56 0 wemm 均 为 基准 ， 精 度 较 高 ， 用 外 径 千 分 尺 直 接 测量 
得 到 ， 本 例 分 别 为 51. 932mm 、55. 968mm; $56mm 未 注 公 差 ， 查 得 偏差 为 +0.3mm， 用 
游标 卡尺 测量 得 到 ， 本 例 为 55. 86mm。 

2) 内 径 : 44%”mm 精度 较 高 ， 用 内 测 千 分 尺 测 量 得 到 ， 本 例 为 44.026mm; 
442 "1mm 精度 一 般 ， 用 游标 卡尺 测量 得 到 ， 本 例 为 42. 06mm。 

(2) 轴 疝 尺寸 

1) 内 轴 向 尺寸 10mm、5mm 未 注 公差 ， 按 中 等 精度 查 得 : (10 +0.2)mm、(5 圭 
0. 1) mm， 用 游标 深度 卡尺 测量 得 到 ， 本 例 为 10. 12mm、4. 98mm。 

2) 外 轴 向 尺寸 : 1095mm、 (10 + 上 0.045)mm、10mm、10mm、 (55 +0.1)mm; 
10mm 未 注 公差 ， 按 中 等 精度 查 得 (10 +0.2)mm; 均 可 以 用 数 显 高 度 卡尺 测量 和 游标 
卡尺 测量 得 到 ; 以 左 侧 面 与 平板 平面 贴 合 ， 高 度 尺 测 量 爪 与 平板 平面 接触 归 零 ， 高 度 尺 
测量 不 移动 到 10%*mm 台阶 ,测量 得 到 10. 02mm; 然后 测量 爪 移动 到 最 高 处 (总 高 ) 
得 55.06mm; 用 内 测 千分尺 测量 外 沟 档 (10 +0.045)mm 尺寸 得 到 10. 040mm; 又 测 得 
(10 + 上 0.2)mnm 沟 柳 尺寸 为 9.98mm; 用 游标 卡尺 测量 $56mm x 10mm 基准 的 10mm 尺寸 
得 到 10. 06mm。 

(3) 螺纹 尺寸 

1) 小 径 : M30 x1.5-6H 查 GB/T 197 一 2003 得 ， 小 径 为 $28.376' mm; 用 内 测 千 
分 尺 直 接 测量 得 小 径 值 ， 本 例 为 28. 392mm。 

2) 牙 型 角 和 螺 距 . 检测 印 模 时 ， 以 其 端面 为 测量 基准 。 此 方法 可 测量 螺 距 和 牙 型 
角 ， 测 量 方法 与 训练 1 测量 外 螺纹 的 方法 相同 。 

3) 中 径 M30 x1.5-6H 查 GB/T 197 一 2003 得 ， 中 径 为 829. 026 ”mm， 用 表 4-12 
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内 螺纹 中 径 测量 方法 中 的 量 块 和 圆 球 组 合 测量 法 ， 如 可 
4-36 所 示 。 本 例 为 29. 023mm。 

(4) 网 纹 m0.4 网 纹 m0.4 从 表 4-16 中 查 到 节 距 为 
1. 237mm。 检 测 方法 可 以 采用 螺纹 螺 距 的 检测 方法 ， 在 
10mm 内 数 出 有 多 少 网 格 ( 直 纹 的 数 出 有 多 少 条 沟 模 ) ， 
假如 是 n 格 ; 然后 10mm/n 就 是 节 距 。 也 就 是 说 m0.4 的 
网 纹 在 10mm 长 度 内 大 约 有 7.955 = 8 个 方 格 或 8 条 沟 酸 


























xm 





2. 几何 误差 测量 





图 4-36 ”螺纹 中 径 量 块 和 


圆 球 组 合 测量 法 


直 纹 滚 花 ) 。 实 测 本 例 为 7. 8 个 方 格 ， 近 似 7. 955 ， 应 该 是 合格 的 。 





1) M30 x1.5 和 4$52mm 对 外 圆 $56mm 基准 的 同 轴 度 公 差分 别 为 $0.08mm 和 


纹 同 轴 ) 、V 形 架 、 平 板 和 百 分 表 测量 。 





0.02mm; 用 M30 x1.5 螺纹 塞 规 ( 手 抓 部 位 靠近 螺纹 处 含 一 测量 圆柱 光 面 ， 该 面 与 螺 


测量 方法 : 将 螺纹 塞 规 拧 入 内 螺纹 并 到 位 ， 把 螺纹 套 1 基准 $56mm 架 在 V 形 架 4 


上 (为 避免 非 基 准 面 $56mm 接触 V 形 架 ， 在 V 形 架 基 
准 处 垫 等 高 垫 片 ) ， 放 在 平板 3 上 ; 架 好 百 分 表 2， 测 
头 放 在 螺纹 塞 规 测量 圆柱 光 面 上 ， 轴 的 一 端 用 方 箱 5 项 
住 ， 简 化 后 如 图 4-37 所 示 。 使 螺纹 套 在 V 形 架 模 的 热 
块 上 转动 ， 用 百 分 表 2 分 别 测量 被 测 圆 柱 表面 若干 个 截 
面 的 径 向 圆 跳 动量 ， 测 得 各 截面 上 最 大 与 最 小 示 值 之 
差 ， 取 其 中 最 大 值 即 为 M30 x 1.5 对 外 圆 $56mm 基准 
的 同 轴 度 误差 ; 本 例 为 0.06mm。 

把 螺纹 塞 规 取 下 ， 用 同样 的 方法 可 以 测量 得 到 
g52mm 对 外 圆 $56mm 基准 的 同 轴 度 误差 ， 本 例 
为 0.01mm。 

2) $44mm 对 外 圆 $56mm 基准 的 同 轴 度 公 差 为 
$0.02mm。 用 $44mm 标准 心 轴 、V 形 架 、 平 板 和 百 分 
表 测 量 ; 取 下 螺纹 塞 规 ， 在 444mm 和 孔 内 插入 $44mm 标 





















































图 4-37 ”指示 器 法 测 








同 轴 度 误差 示意 图 


二 
里 








1 一 螺纹 套 2 一 

















4 一 V 形 架 





分 表 3 一 平板 


5 一 方 箱 





准 心 轴 (无 间隙 插入 ) 。 这 样 就 与 上 述 方法 一 致 ， 按 上 述 方法 可 以 检测 得 到 $44mm 对 


外 圆 $56mm 基准 的 同 轴 度 误差 ， 本 例 为 0.01mm。 
3. 表面 粗糙 度 和 力学 性 能 要 求 


1) $56mm 基准 为 Ral.6um; 52mm、dd44mm、M30 x1.5 为 Ra3.2pm; 其 余 为 








Ra6.3km， 用 表面 粗糙 度 比 较 样 块 比 对 目测 法 检验 。 











2) 热处理 后 的 硬度 值 为 235HBW， 用 硬度 仪 检测 ; 在 左 侧 456mm 表面 上 进行 检 








测 ， 测 量 结果 符合 要 求 。 


五 、 重 点 、 难 点 测量 





在 儿 何 误差 检测 过 程 中 ,保证 螺纹 套 无 轴 向 窜 动 ; V 形 架 所 用 垫 片 每 一 个 的 两 面 3 
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面 度 都 非常 好 ， 否 则 会 将 误差 加 入 测量 过 程 


十 o 





复习 思考 题 
























































1. 螺纹 的 分 类 方法 比较 多 ， 按 牙 型 可 分 为 哪 几 种 ? 
2. 目前 我 国 的 螺纹 标准 基本 上 是 按 什么 分 类 的 ? 具体 分 哪 几 类 ? 
3. 螺纹 术语 中 按 螺纹 要 素 的 特性 大 致 可 分 为 哪 几 类 ? 
4. 常用 的 四 种 螺纹 的 特征 代号 及 用 途 具体 内 容 是 什么 ? 
5. 什么 是 螺纹 合格 判定 原则 ? 
6. 单项 检验 哪 五 个 几何 参数 ? 
7. 简 述 如 何 测量 外 螺纹 大 径 ， 并 作 检 测 图 。 
8. 简 述 如 何 测量 外 螺纹 小 径 ， 并 作 检 测 图 。 
9. 简 述 外 螺纹 螺 距 在 车 间 中 的 常规 检测 方法 ， 并 作 检 测 简 图 。 
10. 外 螺纹 牙 型 角 在 车 间 中 的 常规 检测 方法 是 什么 ? 
11. 三 针 测 量 是 间接 测量 外 螺纹 的 单一 中 径 ， 其 具体 内 容 是 什么 ? 
12. 什么 是 综合 检验 ? 
13. 工件 合 规 性 判断 指 的 是 什么 ? 
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次、 
早已 实现 标准 化 。 我 国 目 前 已 经 标准 化 的 键 联接 有 : 平 键 、 半 圆 键 和 槐 键 三 种 。 由 于 键 


第 五 章 








键 与 花 键 类 零件 的 检验 


培训 目标 : 了解 键 与 花 键 的 种 类 、 特 点 和 用 途 ; 熟悉 键 楷 的 标记 和 几何 尺寸 要 求 ; 
掌握 键 模 的 几何 尺寸 和 几何 误差 的 检验 方法 ; 熟悉 键 槽 几何 误差 不 同 检 验方 法 的 误差 ， 
针对 不 同 结构 和 公差 要 求 合理 选择 检验 方法 ; 掌握 花 键 的 定 心 方式 和 几何 误差 的 检测 方 
法 ， 熟 悉 花 键 量规 的 种 类 、 功 能 、 特 征 和 使 用 规则 。 


在 机 械 传 动 的 孔 与 轴 的 联接 中 ， 键 与 花 键 应 月 








十 分 广泛 。 键 联接 具有 结构 简单 、 紧 


可 靠 、 装 御 方 便 和 成 本 低廉 等 优点 ， 很 早 就 在 机 械 传动 中 普遍 应 用 ， 并 且 在 国内 外 



































联接 需 在 传动 轴 和 轮 载 上 加 工 键 槽 ， 所 以 降低 了 联接 件 的 承载 能 力 ， 尤 其 是 容易 引起 应 
力 集中 。 因 此 ， 随 着 机 械 传动 功率 、 定 心 精度 和 结构 要 求 的 提高 ， 键 联接 在 很 多 场合 下 
被 花 键 联接 所 代替 。 


仿 邻 今 第 一 节 





槽 内 ， 轴 上 零件 党 


对 


键 。 

















一 、 键 的 术语 、 
1. 键 的 类 别 


键 分 为 平 键 、 半 圆 键 和 横 键 三 种 类 型 。 平 键 包 括 普 通 型 平 键 、 导 向 型 平 键 和 注 型 习 











键 与 化 键 的 术语 、 代 号 和 定义 


代号 和 定义 












































模 键 包括 普通 型 攀 键 、 钧 头 型 枫 键 和 切 向 键 。 





2. 键 的 特点 














1) 普通 平 键 联接 对 中 性 好 ， 装 拆 方 便 ， 应 用 最 为 广泛 。 




















2) 导向 平 键 用 于 



























































3) 洲 型 平 键 主 要 用 于 轮 载 较 薄 、 不 能 过 于 前 弱 轴 和 轮 载 强度 的 场合 。 























与 轮 载 之 间 有 相对 轴 疝 移动 的 联接 。 导 向 平 键 用 螺钉 固定 在 轴 
上 作 轴 向 移动 ， 键 的 中 部 设 有 起 键 螺 钉 孔 ， 便 于 键 的 装 拆 。 


4) 半圆 键 具 有 定 心 性 好 ， 能 在 轴 槽 中 摆动 ， 装 配方 便 等 特点 。 但 它 的 键 槽 较 深 ， 


3. 普通 型 平 键 
(1) 结构 型 式 如 





的 强度 前 弱 较 大 ， 常 用 于 轻 载 葵 锥 形 轴 端的 联接 。 








图 5-1 所 示 ， 其 中 ys,,、(s 为 倒 角 或 倒 圆 ) 。 
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4 一 4 
四 4A 
L L 
b/2 y 》 5b/2 y 
崩 汪 
A 型 B 型 C 型 
图 5-1 普通 型 平 键 的 结构 型 式 和 尺寸 
(2) 几何 参数 ”主要 结构 尺寸 为 键 宽 b、 刍 长 L、 键 高 h。 平 键 联接 是 通过 键 的 侧 






































面 分 别 与 轴 槽 和 轮 纺 的 侧面 相互 接触 来 传递 转 矩 和 运动 的 ， 其 主要 太 才 为 键 宽 上 ， 平 键 
联接 的 剖面 尺寸 如 图 5-2 所 示 。 
































图 5-2 平 键 联接 的 剖面 尺寸 














(3) 标记 标记 示例 : 

宽度 5=16mm、 高 度 h=10mm、 长 度 L=100mm 普通 A 型 平 键 的 标记 为 
GB/AT 1096 键 16 x10 x100 
宽度 b=16mm、 高 度 h=10mm、 长 度 L=100mm 普通 B 型 平 键 的 标记 为 
CB/T 1096 键 B16 x10 x100 
宽度 b=16mm、 高 度 h=10mm、 长 度 L=100mm 普通 C 型 平 键 的 标记 为 
GB/AT 1096 键 C16 x10 x100 














214 
和 | 


第 五 章 ，“ 键 与 花 键 类 零件 的 检验 | | 大 





4. 导向 型 平 键 

(1) 结构 型 式 ” 如 图 5-3 所 示 。 

(2) 几何 参数 ”主要 结构 尺寸 < 
为 键 宽 5、 键 长 L、 键 高 h。 导 向 型 ; 
平 键 联接 的 剖面 太 寸 如 图 5-2 所 示 。 -| €©® + © 

(3) 标记 标记 示例 : 

宽度 5=16mm、 高 度 h=10mm、 
长 度 工 = 100mm 导向 A 型 平 键 的 标 
记 为 

GB/AT 1097 键 16 x100 

宽度 5=16mm、 高 度 h=10mm、 
长 度 工 =100mm 导向 B 型 平 键 的 标记 为 

GB/AT 1097 键 B16 x100 

5. 薄型 平 键 

(1) 结构 型 式 ”如 图 5-1 所 示 ， 只 是 高 度 比 普通 平 键 小 。 

(2) 几何 参数 ”主要 结构 尺寸 为 键 宽 b5、 键 长 L、 键 高 h。 

(3) 标记 标记 示例 : 

宽度 5=16mm、 高 度 h=7mm、 长 度 上 =100mm 薄 A 型 平 键 的 标记 为 

GBAT1567 键 16 x7 x100 

宽度 5=16mm、 高 度 h=7mm、 长 度 上 =100mm 薄 B 型 平 键 的 标记 为 

GB/AT1567 键 B16 x7 x100 

宽度 = 16mm、 高 度 有 =7mm、 长 
度 工 =100mm 薄 C 型 平 键 的 标记 为 

GB/T 1567 键 C16 x7 x100 

6. 半圆 键 

(1) 结构 型 式 ”如 图 5$-4 所 示 。 

(2) 几何 参数 ”主要 结构 尺寸 为 键 
宽 b、 键 长 L、 键 直径 D。 半 圆 键 联接 的 
剖面 尺寸 如 图 5-5 所 示 。 标 准 规定 了 键 
宽 b5=1 ~10mm 的 普通 型 半圆 键 。 图 5-4 普通 型 半圆 键 的 结构 型 式 和 尺寸 

(3) 标记 标记 示例 : 

宽度 b=6mm、 高 度 h=10mm、 直 径 D=25mm 普通 型 半圆 键 的 标记 为 

GB/T 1099.1 键 6x10x25 

7. 普通 型 模 键 

(1) 结构 型 式 ”如 图 5$-6 所 示 。 

(2) 几何 参数 ”主要 结构 尺寸 为 键 宽 b、 键 长 L、 键 高 h。 普 通 型 棉 键 联接 的 剖面 
尺寸 如 图 5-7 所 示 。 
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图 5-3 ”导向 型 平 键 的 结构 型 式 和 尺寸 
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R 


图 5-5 半圆 键 联接 的 剖面 尺寸 





(3) 标记 标记 示例 : 
宽度 = 16mm、 高 度 几 = 
10mm、 长 度 L=100mm 普通 A 型 
枫 键 的 标记 为 

GBXT 1564 键 16 x100 
宽度 = 16mm、 高 度 几 = 
10mm、 长 度 世 =100mm 普通 B 型 
横 键 的 标记 为 

GB/AT 1564 键 B16 x100 

宽度 5 = 16mm、 高 度 h = 
10mm、 长 度 L=100mm 普通 C 型 棉 键 的 标记 为 

GB/AT 1564 键 C16 x 100 























图 5-6 普通 型 棉 键 的 结构 型 式 和 尺寸 
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图 5-7 模 键 联接 的 剖面 太 才 
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8. 钩 头 型 模 键 

(1) 结构 型 式 如 图 5$-8 所 示 。 

(2) 几何 参数 ”主要 结构 尺寸 
为 键 宽 5、 键 长 L、 键 高 h。 钩 头 型 
横 键 联接 的 剖面 尺寸 如 图 5-7 所 示 。 

(3) 标记 标记 示例 : 

宽度 5b5=16mm、 高 度 h=10mm、 
长 度 工 =100mm 钩 头 型 模 键 的 标记 为 

GB/T1565 键 16 x100 

9. 切 向 键 

(1) 结构 型 式 ”如 图 5$-9 所 示 。 












































和 5-8 钩 头 型 枫 键 的 结构 型 式 和 尺寸 









































图 5-9 切 向 键 及 键 权 的 型 式 尺 十 














(2) 几何 参数 ”主要 结构 尺寸 为 计算 宽度 5b、 长 度 1、 厚 度 1。 切 向 键 及 键 槽 的 型 式 
尺寸 如 图 5-9 所 示 。 

(3) 标记 标记 示例 : 

计算 宽度 5b5=24mm、 厚 度 1=8mm、 长 度 1=100mm 的 普通 型 切 向 键 的 标记 为 

GB/AT 1974 ” 切 向 键 24 x 8 x100 

计算 宽度 b=60 mm、 厚 度 1=20mm、 长 度 1=250mm 的 强力 型 切 向 键 的 标记 为 

GB/T 1974 ”强力 切 向 键 60 x20 x250 


二 、 花 键 


1. 花 键 联接 的 特点 

花 键 联接 是 指 两 零件 上 等 距 分 布 且 齿 数 相同 的 键 齿 相互 联接 ， 并 传递 转 矩 或 运动 的 
同 轴 偶 件 ; 在 内 圆柱 表面 上 的 花 键 为 内 花 键 ， 在 外 圆柱 表面 上 的 花 键 为 外 花 键 。 

与 键 联接 相 比较 ， 花 键 联 接 有 很 多 优点 ， 主 要 有 : 

1) 键 齿 沿 圆周 均 布 在 传动 轴 和 轮 载 上 ， 受 力 均 匀 。 

2) 键 齿 与 传动 轴 或 轮 载 成 一 体 ， 联 接 刚 性 好 、 强 度 高 。 

3) 键 具 多 ， 总 承载 面积 大 ， 耐 磨损 、 耐 剪 切 ， 承 载 能 力 大 。 
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4) 定 心 精度 高 ， 导 向 性 好 。 

5) 使 用 寿命 长 ， 互 换 性 好 。 

由 于 花 键 联接 有 上 述 优 点 ， 因 此 被 广泛 应 用 于 机 械 传动 中 ， 如 机 床 、 汽 车 、 拖 拉 
机 、 工 程 机 械 、 机 车 车 辆 、 兵 器 、 航 空 、 航 天 等 行业 ， 在 上 述 行业 的 产品 中 常用 的 花 键 
有 和 矩形 花 键 和 渐 开 线 花 键 两 种 。 此 外 ， 还 有 锐 键 式 深 珠 花 键 等 结构 型 式 。 

2. 花 键 的 类 别 

花 键 联接 是 由 内 花 键 ( 花 键 孔 ) 和 外 花 键 〈 花 键 轴 ) 两 个 零件 组 成 的 。 花 键 联接 
的 结构 型 式 主要 有 三 种 : 矩形 花 键 、 渐 开 线 花 键 和 三 角 花 键 ， 如 图 5-10 所 示 。 


图 5-10” 花 键 联 接 的 结构 形式 
a) 矩形 花 键 ”b) 渐 开 线 花 键 ec) 三 角 花 键 



































SS 
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C 














3. 撼 形 花 键 

渐 开 线 花 键 与 矩形 花 键 相 比 较 ， 有 自动 定 心 、 强 度 高 、 寿 命 长 、 适 用 于 盘 式 结构 联 
接 、 刀 具 经 济 (种 类 少 ) 等 优点 。 但 矩形 花 键 有 其 独特 的 优点 ， 目 前 还 不 可 能 被 渐 开 
线 花 键 所 取代 。 这 些 优 点 突出 表现 为 : 

1) 矩形 花 键 比 渐 开 线 花 键 更 适用 于 轻 、 中 等 负荷 传动 机 构 。 例 如 : 在 机 床 设计 
时 ， 着 重 考虑 满足 传动 轴 的 定 心 精度 和 刚度 要 求 ， 应 用 和 矩形 花 键 ， 可 实现 键 具 少 ， 键 槽 
截面 简单 ， 热 处 理 后 精 加 工效 率 高 ， 定 心 尺寸 精度 高 。 

2) 定 心 精度 高 、 耐 磨 性 能 好 。 为 了 提高 花 键 零件 的 耐 磨 性 和 强度 ， 内 、 外 花 键 均 
需 进行 热处理 或 表面 化 学 处 理 (如 调 质 、 高 频 滩 火 、 渗 碳 滩 火 等 )， 为 消除 上 述 处 理 后 
的 变形 ， 获 得 所 要 求 的 高 精度 ， 通 常 内 、 外 花 键 均 进行 精 加 工 〈 精 拉 、 推 削 、 磨 削 
等 ) ， 和 矩形 花 键 能 较 好 地 适应 这 些 要 求 。 

3) 适用 于 滑动 联接 。 与 渐 开 线 花 键 相 比较 ， 和 矩形 花 键 更 适用 于 沿 轴线 滑动 的 联 
接 。 为 了 内 、 外 花 键 可 以 相对 滑动 ， 其 键 侧 配合 必须 有 较 大 间隙 ， 此 时 知 采用 渐 开 线 花 
键 会 影响 定 心 精度 。 而 和 矩形 花 键 其 定 心 精度 与 键 侧 配合 性 质 无 关 ， 对 于 滑动 联接 的 花 
键 ， 仍 可 保证 较 高 的 定 心 精度 。 这 种 特点 ， B 
对 于 有 径 向 力 的 联接 尤为 突出 。 

(1) 几何 参数 ”和 矩形 花 键 尺寸 规定 了 
轻 、 中 两 个 系列 ， 内 花 键 和 外 花 键 的 基本 < 
尺寸 有 大 径 D、 小 径 4 和 键 宽 ( 键 槽 宽 ) 
B， 如 图 5-11 所 示 。 键 数 N 规定 为 偶数 ， 、 
有 6、8 、10 三 种 ， 以 便于 加 工 和 检验 ; 按 图 5-11 内 花 键 和 外 花 键 的 基本 尺寸 
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承载 能 力 ， 对 公称 尺寸 分 为 轻 系 列 
和 中 系列 两 种 规格 。 

(2) 定 心 方式 ”和 矩形 花 键 的 定 
心 方式 是 由 其 尺寸 和 内 、 外 花 键 联 
接 要 求 所 决定 的 。 要 保证 内 、 外 花 
键 的 同 轴 度 、 联 接 强 度 和 传递 转 矩 
的 可 靠 性 和 稳定 性 ; 对 要 求 轴 向 滑 
动 的 联接 ， 还 应 保证 导向 精度 。 因 
此 和 矩 形 花 键 可 以 有 三 种 定 心 方式 : 
小 径 d 定 心 、 大 径 D 定 心 和 键 侧 B 定 心 ， 如 图 5-12 所 示 。 

在 国际 标准 ISO14: 1982《 圆 柱 轴 用 小 径 定 心 矩 形 花 键 ” 尺 寸 、 公 差 和 检验 》 颁布 
以 前 ， 只 有 日 本 标准 、 英 国标 准 规定 一 种 定 心 方式 (小径 定 心 )。 国 际 标准 颁布 后 ， 法 
国 、 德 国 、 中 国 、 英 国都 相继 修订 了 各 自 国家 的 标准 ， 从 定 心 方式 上 向 国际 标准 靠拢 ， 
统一 采用 小 径 定 心 。 

(3) 和 抑 形 花 键 的 标记 “矩形 花 键 的 标记 代号 应 按 次 序 包括 下 列 内 容 : 键 数 W、 人 小 径 
d、 大 径 D、 键 宽 B、 基 本 尺寸 、 配 合 公 差 带 代号 和 标准 编号 。 标 记 示 例 : 




















图 5-12 算 形 花 键 联接 的 定 心 方式 
a) 小 径 d 定 心 b) 大 径 D 定 心 ec) 键 侧 B 定 心 






































Se H7 HIl0 1 
花 键 N=6; d=23 万 ; D=26 下 了 B=6 0 的 标记 为 
花 键 规格 . NxdxDxB 

6x23 x26x06 
花 键 副 : 6x23 志 x26 出 0 x6 型! GpyTr 1144_2001 








他 all d10 

内 花 键 : 6 x23H7 x26H10 x6H11 GB/T 1144 一 2001 

外 花 键 : 6 x23f7 x26all x6d10 GB/T 1144 一 2001 

4. 圆柱 直上 次 渐 开 线 花 键 

(1) 术语 和 定义 

1) 花 键 联接 : 两 零件 上 等 距 分 布 且 齿 数 相同 的 键 齿 相 互联 接 ， 并 传递 转 和 矩 或 运动 
的 同 轴 偶 件 ; 在 内 圆柱 表面 上 的 花 键 为 内 花 键 ， 在 外 圆柱 表面 上 的 花 键 为 外 花 键 。 

2) 渐 开 线 花 键 : 具有 渐 开 线 齿 形 的 花 键 。 

因 花 键 基本 概念 与 直 齿 渐 开 线 圆 柱 齿 轮 相同 ， 在 此 不 再 详 述 ， 更 多 的 术语 和 定义 详 见 
GB/T 3478. 1 一 2008 《圆柱 直 齿 渐 开 线 花 键 ( 米 制 模 数 ” 齿 侧 配合 ) 第 1 部 分 : 总 论 》。 

(2) 几何 参数 ” 渐 开 线 花 键 联 接 相 当 于 模 数 、 齿 数 和 标准 压力 角 分 别 相同 而 且 变 
位 系数 为 零 的 内 、 外 直上 再 渐 开 线 圆柱 此 轮 路 合 。 两 者 有 关 模 数 和 压力 角 的 基本 概念 相 
同 ， 分 度 圆 直径 、 基 圆 直 径 、 分 度 圆 齿 距 、 齿 厚 、 雌 槽 宽 和 公法 线 长 度 公 称 值 等 计算 公 
式 分 别 相 同 ， 相 互联 接 的 内 、 外 花 键 齿 顶 圆 与 齿 根 圆 和 此 根 圆 直径 也 有 足够 的 径 向 间 
际 。 差 异 仅 在 于 花 键 的 齿 顶 高 和 齿 根 高 分 别 比 上 耸 轮 的 短 ， 因 此 花 键 齿 顶 圆 与 齿 根 圆 直入 
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的 计算 公式 分 别 与 齿轮 有 所 不 同 。 














圆柱 直 齿 浙 开 线 花 键 的 几何 尺寸 。 和 a( 实 隐 ，Ross2。 ， 内 花 健 Ce (了) 
如 图 5-13 所 示 ， 由 模 数 、 齿 数 和 标准 
压力 角 确定 。 

(3) 定 心 方式 “ 渐 开 线 花 键 联接 
采用 花 键 齿 侧面 ( 齿 形 表面 ) 作 为 定 








选用 


















































心 表 面 ， 即 采用 齿 侧 定 心 。 因 此 ， 内 、 图 5$-13 ”圆柱 直上 亏 渐 开 线 花 键 的 几何 尺寸 





外 花 键 齿 的 侧面 是 配合 表面 ， 内 花 键 (37.5° 圆 齿 根 ) 
































齿 槽 宽 和 外 花 键 齿 厚 是 配合 尺寸 ， 内 、 
外 花 键 的 配合 是 齿 侧 配合 。 内 、 外 花 键 的 大 径 表 面 之 间 和 小 径 表 面 之 间 ， 即 内 花 键 齿 项 
同 与 外 花 键 齿 根 圆 之 间 、 内 花 键 齿 根 圆 与 外 花 键 齿 顶 圆 之 间 都 有 较 大 的 间 际 ,这 两 个 表 
面 属 于 非 配合 表面 ， 均 不 起 定 心 作 用 ， 大 径 和 小 径 缘 为 非 配合 斥 才 。 

浙 开 线 花 键 联 接 采 用 了 人 齿 侧 定 心 ， 则 花 键 齿 的 侧面 起 驱动 作用 ， 又 起 自动 定 心 的 








作用 





(4) 标记 在 有 关 图 样 和 技术 文件 中 ， 需 要 标记 时 ， 应 符合 如 下 规定 : 内 花 键 用 



























































INT 表示 (以 下 同 理 ); 外 花 键 为 EXT; 花 键 副 为 INT/EXT; 齿 数 为 z (前 面 加 齿 数 
值 ); 模 数 为 m (前 面 加 模 数 值 ); 30° 平 从 根 为 30P; 30° 圆 从 根 为 30R; 37.5° 圆 齿 根 为 
37.5; 45° 圆 齿 根 为 45; 公差 等 级 为 4、5、6 或 7; 配合 类 别 为 再 (内 花 键 ) ; k、js、h、 
f、e 或 d (外 花 键 ) ; 标准 编号 为 GB/T 3478. 1 一 2008。 

标记 示例 : 


示例 1: 
HAh。 





花 键 副 : 
内 花 键 : 
外 花 键 : 





示例 2: 




















花 键 副 ， 齿 数 24、 模 数 2.5、30° 圆 齿 根 、 公 差 等 级 为 5 级 、 配 合 类 别 为 


INT/EXT 24z x2.5mx30R x5H/5Sh GB/T 3478. 1 一 2008 

INT 24zx2.5mx30Rx5H GB/T 3478. 1 一 2008 

EXT 24z x2.5mx30R x5h GB/T 3478. 1 一 2008 

花 键 副 ， 齿 数 24、 模 数 2. 5、 内 花 键 为 30° 平 上 耸 根 、 公 差 等 级 为 6 级 外 





花 键 为 30° 圆 齿 根 、 其 公差 等 级 为 5 级 、 配 合 类 别 为 H/h。 





花 键 副 : 
内 花 键 : 
外 花 键 : 





示例 3 : 
HAh。 





花 键 副 : 
内 花 键 : 
外 花 键 : 
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INT/EXT 24z x2.5mx30P/Rx6H/5h GB/T 3478. 1 一 2008 

INT 24zx2.5mx30Px6H GBZT3478. 1 一 2008 

EXT 24z x2.5m x30Rx5h GB/T 3478.1—2008 

花 键 副 ， 齿 数 24、 模 数 2.5、37.5° 圆 齿 根 、 公 差 等 级 为 6 级、 配合 类 别 为 








INT/EXT 24z x2.5mx37.5 x6H/6h GB/T 3478. 1 一 2008 
INT 24z x2.5mx37.5 x6H GB/T 3478. 1 一 2008 
EXT 24z x2.5mx37.5x6h GB/AT 3478. 1 一 2008 
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人 全 人命 第 二 节 键 与 键 槽 的 检验 





、 键 与 键 槽 尺寸 的 检验 


键 槽 的 加 工大 多 采用 铣削 和 磨 削 加 工 ， 磨 削 的 加 工 精 度 一 般 比 铣削 加 工 精度 高 。 根 
据 产 品 的 加 工 方法 和 精度 要 求 选择 检验 方法 。 

键 槽 尺寸 的 检验 比较 简单 ， 在 单 件 、 小 批量 生产 中 ， 键 、 键 槽 宽度 和 深度 一 般 采 用 
游标 卡 太 、 外 径 千 分 扩 和 内 测 千 分 斥 等 通用 量具 检验 即 可 ; 在 大 批量 生产 中 ， 键 、 键 模 
宽度 可 以 使 用 光滑 极限 量规 进行 检验 。 

测量 方法 如 下 : 

1) 用 覃 宽 极 限量 规 的 通 端 横向 插入 键 槽 并 沿 长 度 方向 滑行 ， 如 能 顺利 通过 为 合 
格 ， 否则 为 不 合格 ; 再 用 止 端 横向 插入 键 槽 ， 多 选 几 个 位 置 ， 如 果 都 插 不 进去 为 合格 ， 
否则 为 不 合格 。 

2) 用 轮 载 槽 深 极限 量规 测量 孔 槽 时， 如 果 通 端 能 通过 ， 而 止 端 不 能 通过 为 合格 ， 
否则 为 不 合格 。 

3) 用 轴 槽 深度 极限 量规 测量 轴 键 槽 深度 时 ， 如 果 通 端 能 通过 ， 而 止 端 不 能 通过 为 
合格 ， 和 否则 为 不 合格 。 


二 、 对 称 度 的 检验 


1. 大 批量 生产 的 零件 

在 大 批量 生产 时 ， 可 采用 专用 的 对 称 度 综合 量规 进行 检验 。 

1) 用 轮 载 槽 对 称 度 塞 规 检 验 。 其 塞 规 按 最 大 实体 要 求 制造 ， 检 验 时 若 塞 规 能 同时 
通过 轮 载 孔 和 键 槽 则 为 合格 ， 如 图 5-14 所 示 。 

2) 用 轴 键 槽 对 称 度 量规 检验 。 其 V 形 表面 体现 基准 轴线 ， 当 V 形 表面 与 轴 接 触 
寸 ， 量 柱 能 插 和 人 键 槽 中 即 为 合格 ， 如 图 5-15 所 示 。 
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图 5-14 ” 轮 载 柳 对 称 度 塞 规 示意 图 图 5-15 轴 键 覃 对称 度量 规 检 验 示意 图 


2. 单 件 、 小 批量 生产 的 零件 
单 件 、 小 批量 生产 的 零件 可 按 下 述 方法 进行 检验 。 





























有 由 机 械 产 品 检验 工 (基础 知识 ”中 级 ) 





铀 键 村 
独立 原则 。 
这 时 键 
方法 是 以 平 

















中 心平 面 对 基准 轴线 的 对 称 度 公 差 采用 




















槽 对 称 度 可 按 图 5-16 所 示 方 法 检验 。 该 
板 作为 测量 基准 ， 用 V 形 架 体现 被 测 轴 











的 基准 轴线 ， 它 平行 于 平板 ， 用 量 块 (或 定位 块 ) 


模拟 体现 键 
把 轴 放 在 V 
的 指示 表 的 
示 表 沿 轴 的 
指示 表 的 读 
整 量 块 男 一 











槽 中 心平 面 ; 将 量 块 组 合体 塞 入 键 档 中 ， 
形 架 上 或 项 在 两 顶尖 间 ; 将 置 于 平板 上 
测 头 与 定位 量 块 组 合 的 顶 面 接触 用 指 
径 向 调整 量 块 工作 面 与 平板 平行 ， 记 下 























六 然后 将 费 杜 、 a 图 5$-16， 轴 键 覃 对 称 度 误 差 
数 a, 然后 将 轴 转 过 180。， 用 同样 方法 调 oi 


工作 面 与 平板 平行 ， 记 下 指示 表 第 二 个 








读数  ， 则 





Q 二 |o -a, | 
轴 键 槽 对 称 度 误 差 /为 
at 
Ue 
式 中 4 的 直径 (mm); 
































1 一 一 键 槽 深度 (mm) 。 


检验 应 
因为 对 











在 键 槽 全 长 三 个 位 置 上 进行 ， 取 其 最 大 值 作为 最 终 测量 结果 。 
称 度 误差 的 检测 是 难点 ， 所 以 将 上 述 方法 的 操作 步骤 详 述 如 下 : 














(1) 准备 工作 
1) 量 块 或 定位 块 〈 键 ) 的 选择 : 根据 键 槽 的 加 工 精度 选择 量 块 或 定位 块 ( 键 ) ， 





如 果 精 度 比 
的 定位 块 或 




















较 高 ， 选 择 与 键 槽 扩 寸 相同 的 量 块 ;如果 精度 一 般 ， 可 以 选择 与 键 槽 同 斥 二 
键 块 ， 以 量 块 为 例 ， 然 后 将 量 块 无 间 际 〈 如 果 不 合适 可 以 更 换 其 他 斥 才 的 





























量 块 ) 地 舱 入 键 槽 内 。 
2) 测量 器 具 准备 : 用 不 低 于 2 级 精度 的 平板 和 尺寸 与 被 测 轴 匹 配 的 V 形 架 ， 将 一 


副 (对 ) V 
部 位 为 轴承 


应 注意 ， 





架 起 被 测 




















形 架 放置 在 平板 上 ， 并 把 被 测 轴 放 置 在 V 形 架 上 ，YV 形 架 与 被 测 轴 的 接触 
挡 〈 相 同 直径 ) 。 
对 于 两 端 轴承 挡 的 直径 不 相同 的 转轴 ， 须 选用 不 同 高 度 的 V 形 架 ， 保 证 






































后 ， 转 轴 的 轴线 与 平板 的 工作 面 平行 ， 如 图 5-17a 所 示 。 


(2) 截面 的 测量 和 计算 





1) 调 平 : 轻 轻 旋 转 被 测 轴 ， 使 量 块 的 平面 与 测量 平板 平面 大 体 平行 ， 然后 用 带 表 


座 的 千 分 表 
使 其 达到 真 
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(一 般 利用 可 安装 千 分 表 的 游标 高 度 卡 斥 作为 表 座 ) 进一步 仔细 地 调整 ， 
正 的 平行 (此 时 千 分 表 在 量 块 边缘 和 靠近 键 槽 位 置 的 测量 值 是 相等 的 ) ， 如 





























图 5-17b 所 示 (4B// CD)。 
2) 量 块 距 平 板 高 度 测量 ， 在 距 轴 伸 出 键 槽 两 端 5mm 左右 处 ， 测 量 量 块 上 平面 到 平 
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板 平面 的 高 度 ， 如 图 5-17c 中 所 示 a 
和 a,。 

3) 将 轴 转 动 180。 后 (即将 量 块 翻 
到 另 一 面 ) ， 重 复 上 述 “1) 调 平 "， 使 
4'B'N4B; 重复 “步骤 2)” 的 操作 ， 得 
到 另 一 个 方向 的 两 个 高 度 值 a 和 a,， 如 
图 $-17d 所 示 。 

4) 设 同一 位 置 (对 于 轴 伸 为 同一 截 
面 ) 两 个 方向 所 测 高 度 之 差 为 a,， 即 a = 
wo -Q; 或 a=a, -a; 如 按 图 示 4B 截面 
测量 高 度 为 a, ， 轴 转动 180° 后 ， 对 应 该 
截面 测量 高 度 为 a; ， 则 高 度 差 应 a =a, - 
a;。 并 测 得 轴 伸 尺寸 G 和 直径 D， 键 横 b) 9) 
深度 为 h (hh=D -6G)。 则 该 截面 的 键 横 
对 称 度 误差 刻 用 下 式 求 得 




























































































(3) 轴 向 测量 和 计算 “在 上 述 截面 
测量 的 一 个 方向 中 ， 用 千 分 表 沿 轴 向 讽 
量 量 块 上 平面 两 端 到 平板 高 度 的 差 值 5,， 图 5-17” 轴 伸 键 槽 对 称 度 误差 测量 步骤 示意 图 
































即 2=ow， -a, 或 b=a， — Qo a) 器 具 、 工 件 准备 b) 截面 测量 
(4) 最 终结 果 的 选取 取 以 上 两 次 c) 、d) 轴 向 测量 




















(如 果 键 槽 较 宽 须 测量 三 个 或 三 个 以 上 截 
面 ) 所 得 差 值 中 的 较 大 (最大) 者 作为 键 槽 对 称 度 误差 的 最 终结 果 。 











今 仿 令 第 三 节 算 形 花 键 的 检验 


一 般 情况 下 ， 只 要 图 样 上 规定 了 花 键 的 位 置 度 公差 并 遵守 最 大 实体 要 求 ， 就 应 该 采 
用 综合 检验 法 。 采 用 综合 检验 法 时 ， 若 内 、 外 花 键 用 综合 通 规 检验 能 通过 ， 而 用 单项 止 
规 检 验 不 通过 时 ， 则 该 零件 为 合格 品 ， 若 综合 通 规 不 通过 或 单项 止 规 通过 ， 则 该 零件 为 
不 合格 品 。GB/T 1144 一 2001 中 提出 的 检验 规则 ， 是 检验 工件 的 一 般 要 求 ， 检 验 人 员 可 
根据 产品 特点 增加 附加 的 检验 要 求 。 

当 花 键 需要 用 单项 检验 法 进行 检验 时 ， 除 了 需要 检验 尺寸 误差 外 ， 还 应 根据 图 
样 要 求 检 验 花 键 的 对 称 度 误差 和 等 分 度 误差 .也 允许 根据 产品 性 能 增加 其 他 检验 
项 目 。 
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大 | 机 械 产 品 检验 工 (基础 知识 ”中 级 ) 





一 、 尺 寸 检验 


和 矩形 花 键 检验 一 般 用 综合 检验 和 单项 检验 两 种 方法 ， 具 体内 容 见 表 5-1 和 表 5-2。 
表 5-1 内 花 键 的 尺寸 检验 























































































































检验 方法 检验 项 目 控制 条 件 量具 合格 判定 
小 径 大 径 、 键 槽 宽大 径 对 小 径 
综合 检验 | 的 同 轴 度 、 键 槽 的 位 置 度 ( 包 括 等 实效 边界 花 键 综合 量规 通过 
分 度 ,对称 度 ) 
、 a 止 端 塞 规 i 
单项 检验 小 径 大 径 、 键 槽 宽 上 极限 尺寸 (或 其 他 量具 ) 不 通过 
表 5-2 外 花 键 的 尺寸 检验 
检验 方法 检验 项 目 控制 条 件 量具 合格 判定 
小 径 大 径 、 键 槽 宽大 径 对 小 径 
综合 检验 | 的 同 轴 度 、 键 槽 的 位 置 度 ( 包 括 等 实效 边界 花 键 综合 量规 通过 
分 度 ,对称 度 ) 
A 4 me , 止 端 卡 板 a 
单项 检验 小 径 大 径 . 键 槽 宽 上 极限 尺寸 (或 其 他 量具 ) 不 通过 
.综合 检验 法 





ee 
判断 花 键 的 各 个 要 素 是 否 超越 所 规定 的 最 大 理论 边界 。 同 时 ， 用 检验 各 单项 要 素 的 止 规 
(也 可 用 其 他 测量 方法 ) ， 分 别 检测 、 判 断 花 键 的 各 个 单项 要 素 是 否 超 越 所 规定 的 最 小 
实体 尺寸 。 

2. 单项 检验 法 

用 常规 测量 方法 分 别 检测 花 键 的 各 单项 要 素 的 实体 尺寸 、 几 何 误差 ， 并 用 误差 值 是 
否 均 合格 来 间接 判断 花 键 各 要 素 是 否 超 越 所 规定 的 最 大 理论 边界 ， 用 测 得 的 各 项 要 素 的 
实际 尺寸 来 判断 花 键 各 单项 要 素 是 否 超 越 所 规定 的 最 小 实体 尺寸 (最 小 实际 尺寸 ) 是 
否 合格 。 

目前 ， 在 批量 生产 的 花 键 产品 中 ， 比 较 广泛 地 采用 综合 检验 法 ( 尽管 综合 通 规 币 
造 比较 困难 )。 因 为 这 种 方法 操作 简便 、 效 率 高 ， 能 确保 花 键 装配 时 的 互 换 性 ， 不 会 发 
生 误 判 现象 。 

单项 检验 法 用 于 无 综合 通 规 的 花 键 产品 ( 如 单 件 生产 或 研制 阶段 的 产品 )， 以 及 进 
行 工 艺 分 析 和 质量 分 析 的 产品 。 
具体 检验 方法 与 常用 量规 检验 法 相同 ， 在 此 不 再 详 述 


二 、 等 分 累积 误差 检验 
花 键 的 对 称 度 和 等 分 度 公差 遵守 独立 原则 。GCBZT 1144 一 2001 规定 了 花 键 的 对 称 度 
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和 等 分 度 公 差 : 花 键 的 等 分 度 公差 值 等 于 键 槽 宽 〈 或 键 宽 ) 的 对 称 度 公差 值 ; 花 键 的 
对 称 度 公差 和 等 分 度 公差 ， 只 有 在 没有 综合 量规 的 情况 下 应 用 。 它 一 般 适 用 于 单项 检验 
法 ， 遵 守 独 立 原则 。 

由 于 花 键 的 对 称 度 公差 与 花 键 的 等 分 度 公 差 等 值 ， 所 以 在 检验 过 程 中 可 以 用 检验 等 
分 度 误差 代替 检验 对 称 度 误 差 。 

等 分 累积 误差 可 用 光学 分 度 头 、 干 分 表 及 平板 检测 。 

将 花 键 顶 在 光学 分 度 头 两 顶尖 间 ， 用 拨 盘 将 花 键 与 光学 分 度 头 联接 成 一 体 ， 并 能 
同步 回转 。 

将 光学 分 度 头 读数 调整 至 零 位 ， 然 后 调整 花 键 某 一 侧面 与 平板 平行 ， 再 将 千 分 表 测 
头 垂直 接触 齿 侧 面 靠 近 外 同 处 ， 调 整 千 分 表 零 位 ， 记 下 第 一 个 读数 ， 提 起 千 分 表 测 杆 ， 
转动 光学 分 度 尖 a 角 ，a = 了 (z 为 花 键 贞 数 ) ， 放 下 千 分 表 测 杆 ， 使 测 头 与 第 二 个 刍 
齿 侧面 接触 ， 记 下 第 二 个 读数 。 如 此 ， 依 次 测 完全 部 键 齿 ， 得 到 z 个 读数 。 其 干 分 表 读 
数 的 最 大 变动 量 ( 正 、 负 读数 绝对 值 之 和 ) ， 即 为 花 键 等 分 累积 误差 。 

三 、 对 称 度 的 检验 

键 齿 两 侧面 的 对 称 度 误差 可 用 光学 分 度 头 、 千 分 表 及 平板 检测 。 

将 花 键 顶 在 光学 分 度 头 两 顶尖 间 ， 并 将 两 者 联接 成 一 体 ， 用 千 分 表 测 头 接 触 键 齿 侧 
面 并 沿 径 向 移动 ， 利 用 光学 分 度 头 微 转 ， 调 花 键 齿 侧面 ， 记 录 光 学 分 度 头 读 数 和 千 分 表 
读数 a, ; 回转 光学 分 度 头 180* ， 再 用 千 分 表 测 量 键 齿 男 一 侧面 ， 记 录 读 数 a,， 得 出 键 
齿 两 侧面 对 应 点 两 次 读数 差 值 nc， 则 键 齿 两 侧面 的 对 称 度 误差 /为 
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式 中 DD 一 一 花 键 大 加 直径 (mm); 
有 一 一 键 齿 高 (mm); 
两 次 读数 之 差 (mm)。 











全 命令 第 四 节 渐 开 线 花 键 的 检验 


一 、 检 验方 法 


GB/AT 3478. 1 一 2008 规定 圆柱 直 齿 渐 开 线 花 键 共 有 四 种 检验 方法 : 三 种 综合 检验 方 
法 和 一 种 单项 检验 方法 ， 检 验方 法 见 表 5$-3。 该 四 种 检验 方法 用 来 检验 齿 槽 宽 和 齿 厚 的 
四 个 极限 尺寸 ， 如 图 5-18 所 示 ， 以 及 渐 开 线 终止 圆 直径 最 小 值 D,,, 和 起 始 圆 直径 最 大 
值 Di 
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表 5-3 圆柱 直 齿 渐 开 线 花 键 检验 方法 
检验 方法 量规 及 控制 边界 适用 范围 

用 综合 通 端 花 键 量规 ( 塞 规 或 环 规 ) 控制 内 花 键 
作用 齿 槽 宽 最 小 值 或 外 花 健 作用 齿 厚 最 大 值 ,从 而 
控制 作用 侧 际 的 最 小 值 

同时 ,用 非 全 齿 止 端 花 键 量规 ( 塞 规 或 环 规 ) 或 测 
量 以 值 ( 棒 间 距 Mi 或 跨 棒 距 Mi ) ,对 外 花 键 可 用 
测量 公法 线 平均 长 度 焉 值 ,控制 内 花 键 实际 齿 模 宽 
最 大 值 或 外 花 键 实际 齿 厚 最 小 值 ,从 而 控制 内 、 外 花 
键 的 最 小 实体 尺寸 

在 基本 方法 的 基础 上 增加 用 综合 止 端 花 键 量规 
方法 A ( 塞 规 或 环 规 ) 控制 内 花 键 作用 齿 模 宽 最 大 值 或 外 
花 刍 作 用 具 厚 最 小 值 ,从 而 控制 作用 侧 隙 的 最 大 值 







































































是 批量 生产 的 常用 检验 方法 ， 
该 方法 允许 加 工 误差 和 综合 误 
差 相 互补 偿 














基本 方法 


























这 种 方法 适用 于 双向 转动 并 
有 回程 要 求 的 传动 机 构 












































这 种 方法 须 在 采用 方法 A 时 ， 
用 综合 通 端 花 键 量规 和 综合 止 端 花 键 量规 ( 塞 规 E dn 
Ty 里 十 星人 忆 ' 


或 环 规 ) 分 别 控制 内 花 键 作 用 齿 槽 宽 最 小 值 和 最 大 ee 

值 或 外 花 键 作用 齿 厚 的 最 大 值 和 最 小 值 ,从 而 控制 | 

作用 侧 隙 的 最 小 值 和 最 大 值 现 波动 ,可 能 影响 产品 质量 时 ， 
还 应 采用 方法 A 

1) 用 于 零件 的 验收 :适用 于 无 

综合 量规 或 无 法 制造 综合 量规 

的 花 键 产品 ( 如 单 件 生产 、 小 批 


























方法 B 
























































用 非 全 齿 通 规 和 非 全 齿 止 规 ,或 测量 梯 间 距 ,控制 | 全 

内 花 键 实际 齿 档 宽 最 大 值 和 最 小 值 ;用 非 全 齿 通 规 SS i 

和 非 全 具 止 规 ,或 测量 跨 棒 距 或 公法 线 平均 长 度 WW| .和 下 入 台 由 由 有 :一 

i 零件 被 量规 拒 收 或 一 对 花 键 工 
,二 市 E 尖 水 从 夺取 ly i , kK 

同时 ,用 测量 耸 距 累积 误差 . 齿 形 误差 和 苍 向 误差 | 作 状况 不 良 时 ,可 用 分 析 性 检验 

be 找 出 零件 拒 收 及 工作 状态 不 良 
a 的 原因 ,以便 提高 7 品质 量 。 任 

进行 分 析 性 检验 时 ,建议 用 分 度 

误差 代替 此 距 累积 误差 
















































































以 上 四 种 检验 方法 ， 可 根据 产品 特点 使 用 和 制造 要 求 选择 其 一 ; 当 不 能 满足 要 求 
时 ， 人 允许 同时 选用 其 他 检验 方法 中 的 项 目 。 


二 、 检 验 内 容 


1. 内 花 键 实际 槽 宽 和 外 花 键 实 际 齿 厚 的 检验 

应 用 量 棒 测量 时 ， 对 偶数 齿 的 内 花 键 和 外 花 键 ， 是 将 两 个 直径 相等 的 量 棒 分 别 置 于 
相对 180。 的 对 称 两 齿 槽 中 ， 如 图 5-19a 所 示 ; 对 奇数 齿 的 内 花 键 和 外 花 键 ， 是 将 两 个 直 
径 相等 的 量 棱 分 别 置 于 接近 180° 的 对 称 两 具 模 中， 如 图 5-19b 所 示 ， 然 后 用 内 测量 具 测 
量 内 花 键 的 棒 间 距 Wi ， 用 外 测量 具 测量 外 花 键 的 棒 间 距 MX 。 

外 花 键 的 公法 线 长 度 可 用 公法 线 千分尺 、 公 法 线 指示 量规 以 及 公法 线 长 度 极限 
量规 测量 。 用 这 些 测量 方法 ， 将 测 得 的 实际 值 与 规定 的 极限 值 相 比 较 ， 以 判断 是 否 
合格 。 
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此 模 宽 和 此 厚 综合 检验 法 


项 检验 法 
作用 尺寸 和 实际 尺寸 基本 方法 方法 A 单项 检验 
或 棒 间 距 或 棱 间 距 





或 棒 间 距 


非 全 齿 止 规 非 全 齿 止 规 非 全 齿 止 规 


Evmax 














辅助 尺寸 











辅助 尺寸 




















综合 止 规 


















































辅助 尺寸 




































































非 全 齿 通 规 
+ EE EC 可 
Evmin 下 Y 
0 


或 棒 间 路 
二 
齿 距 累积 误差 、 齿 
EE 或 S(0.5nm) : 综合 j 合 ) 形 误 齿 、 齿 向 误差 





此 距 累积 误差 、 齿 
形 误 齿 、 具 向 误差 

















或 跨 棱 距 或 W 值 











综合 通 规 


EE 了 
辅助 尺寸 


非 全 齿 通 规 
















































































综合 止 规 综合 止 规 



































Smin ¥ Y 
sa 


短 | 作用 尺寸 公差 带 
几 耻 实际 尺寸 公差 带 














非 全 齿 止 规 非 全 齿 止 规 非 全 齿 止 规 
或 跨 棒 距 或 丈 值 | | 或 跨 棒 距 或 值 或 跨 棒 距 或 矿 值 
































图 $-18 ” 齿 横 宽 




















图 5-19 ” 棱 间 距 的 测量 示意 图 
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(1) 计算 公式 ” 渐 开 线 花 键 测量 尺寸 计算 公式 及 计算 示意 图 见 表 5-4。 
表 5-4” 渐 开 线 花 键 测量 尺寸 计算 公式 及 计算 示意 图 













































































































































项 目 名 称 计算 示意 图 计算 公式 
1 
加 D 
偶数 此 :Mimas 皇 2 一 DRi 
COSOQimax 
D, 
内 花 键 棒 1 DRi Mimin = 一 Di 
更 invawi 汪汪 COSQimin 
间距 Mn; 极 癌 Du 六 i 
二 | b 
限 值 | 已 invwp 公 所 奇数 次 :Mis 一 COSQLimax z DR 
oi 1 至 D, 90° 
Sy» 次 号 Rit ee ee 
CD 名 “OSQimin 
¥ = 
i Ds 
偶数 齿 ;Mr = + Dae 
COSQ emin 
外 花 键 跨 | 所 | 倪 M DD 
化 给 流 东 Remax Cosa + DRe 
棒 距 Ms, 极 加 间 S 
限 值 加 奇数 上 .MR 二 COS 20 二 DR 
号 emin 一 COSQ e 
D, 90° 
Monn = mm eos ~ De 
Whax 
0.5nmtesy—(T+4 ) Wi = cosap[ (K -0.5)mm+ Dinvap + 
外 花 键 公 es,— (T+A)] 
法 线 平均 长 Wis = Win + Teosap 
度 玉 极限 值 加 | 
TICOSCD K~ 80 +0.5 取 整 数 
DD cosap[0.5nm+Dinvapt 
es,—(7+4)] 
Dae; =D [ne 一 tan (< 一 
内 花 键 用 
量 棒 直 径 Pi Bu ，， 
也 + inva.; ~- invap 
rp 
(Qeitinveae)—( py) +invap) 
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第 五 章 “ 键 与 花 键 类 零件 的 检验 “省 
( 续 ) 
项 目 名 称 计算 示意 图 计算 公式 
工 
2 
Smin 
D 
0» 
T 
外 花 键 用 Dr. =D, | (< +inva + a 
量 棒 直 径 Dn 1 Pr ) | 
DD 一 InVQD — tana.。 
一 invwee 
Cce 
CD Vs 
InVCD od 09 

















(2) 量 棱 直径 的 选择 ” 量 棒 直 径 可 以 从 表 5-5 中 选用 ， 允 许 用 相应 尺寸 的 钢 球 代 






































替 ， 也 可 以 从 GB/T 3478. 9 一 2008 《圆柱 直 齿 渐 开 线 花 健 ( 米 制 模 数 齿 侧 配合 ) 第 9 


部 分 : 量 棒 》 中 查 出 。 
















































































































































































































































































表 5-5 量 棒 直径 尺寸 及 极限 偏差 (单位 : mm) 
量 棒 直径 DE 量 棒 直径 Dh 量 棒 直 径 DE 量 棒 直 径 Dk 
公称 尺寸 极限 偏差 公称 尺寸 极限 偏差 公称 尺寸 极限 偏差 公称 尺寸 | 极限 偏差 

0.56 1.50 4.00 10. 60 

0.60 1.60 4.25 11. 20 

0. 63 1.70 4.50 11. 80 

0.67 1. 80 4.75 12. 50 

0.71 1.90 5.00 13. 20 

0. 75 2. 00 5.30 14. 00 

0. 80 2..]2 5.60 15. 00 

0. 85 2. 24 6.00 16. 00 

0.90 +0. 01 2.36 +0.01 6.30 +0.01 17. 00 +0.01 
0.95 2.50 6.70 18. 00 

1.00 2.65 7.10 19. 00 

1. 06 2. 80 7.50 20. 00 

1;12 3.00 8.00 21. 20 

1. 18 3.15 8.50 22. 40 

1.23 25439 9. 00 23. 60 

1.32 3.55 9.50 25. 00 

1.40 3.75 10. 00 

在 单 件 、 小 批量 生产 中 ， 当 缺乏 相应 直径 的 量 棒 时 ， 还 可 应 用 测量 螺纹 中 径 用 的 三 
针 或 新 制造 的 直 柄 麻花 钻头 的 直 柄 部 分 作为 量 棒 。 但 对 直 柄 麻花 钻头 的 直 柄 直径 必须 经 
























































严格 检测 后 使 用 ， 也 就 是 常 说 的 要 在 测量 
和 量 棒 属 于 量具 ， 所 以 要 矿 












































前 对 量具 进行 “ 校 零 "， 确 认 量 具有 效 ， 三 针 
定 它 的 实际 值 。 必 要 时 在 量 棒 上 磨 出 平面 ， 以 避免 量 棒 同 花 
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键 底部 接触 。 Ne 
2、 贞 距 的 检验 es 
齿 距 累积 误差 AF, 是 在 分 度 圆 上 任意 两 再 侧面 间 
的 实际 弧 长 与 理论 弧 长 之 差 的 最 大 绝对 值 ， 如 图 5-20 将 
所 示 。 
花 键 齿 距 累积 误差 AP, 可 用 光学 分 度 头 和 干 分 表 | 
等 量 仪 测量 。 先 将 花 键 顶 在 光学 分 度 头 两 顶尖 之 间 ， pf 
用 拨 盘 将 花 键 与 光学 分 度 头 联 成 一 体 ， 并 能 够 同步 四 人、 7 
转 。 测 量 时 ， 在 花 键 长 度 中 部 ， 使 千 分 表 测 头 与 革 


大 致 水 平 的 键 齿 侧 面 接近 分 度 圆 处 相 接触 。 将 光学 分 
度 头 和 干 分 表 调 至 零 位 ， 记 录 千 分 表 下 第 一 个 读数 ; 


提起 千 分 表 测 杆 ， 转 动 光学 分 度 头 a 角 ,， a = 2 


(z 为 花 键 齿 数 ) ， 放 下 千 分 表 测 杆 ， 使 测 头 与 第 二 个 键 元 侧面 接触 ， 记 下 于 分 表 第 二 个 
读数 。 依 次 测 完全 部 键 齿 。 

(1) 齿 距 累积 误差 的 计算 ” 按 齿 序 测 得 的 分 度 误差 + AF，。 (以 um 为 单位 ) 中 ， 最 
大 正 、 负 读数 绝对 值 之 和 即 为 从 距 累 积 误 差 ， 也 可 描绘 成 具 距 累积 误差 曲线 图 ， 以 序号 
为 横 坐 标 ， 各 齿 齿 序 的 误差 + AF', 为 纵 坐 标 ， 描 绘 出 各 齿 齿 序 点 的 误差 并 连 成 误差 


图 5-20” 花 键 具 距 累 积 
误差 A 示意 图 


















































曲线 。 
(2) 分 度 误差 的 确定 “分 度 误 差 用 光学 分 度 头 测 出 齿 距 累积 误差 后 ， 按 下 述 方法 
分 离 出 来 。 








当 花 键 轴线 偏离 其 理想 轴线 时 ， 由 于 不 同 轴 ( 径 向 偏心 量 ) 引起 的 附加 误差 为 
Ecos(ie, +B) 























式 中 五 一 一 径 向 偏心 量 ; 
被 测量 花 键 齿 的 齿 序 号 ， 数 值 为 0，1，…，z 一 1; 
2, 一 一 理论 规 距 角 ，e, =360°/z; 
6 一 一 与 偏心 量 E, 的 偏 斜 方向 和 第 一 个 被 测 齿 位 置 有 关 的 相位 角 。 
E, 和 B 最 大 概率 的 值 可 由 对 被 测 花 键 的 误差 曲线 通过 谐 波 分 析 来 确定 。 
3. 齿 形 误差 的 检验 
齿 形 误差 Af 是 在 齿 形 工 作 部 分 (包括 齿 形 裕 度 部 分 ,不 包括 齿 顶 倒 棱 ) 包容 实际 
齿 形 的 两 条 理论 齿 形 线 之 间 的 法 向 距离 ， 如 图 5-21 所 示 。 
齿 形 误差 Ah 即 是 在 渐 开 线 起 始 圆 直 径 最 大 值 D;,,, 与 大 径 之 间或 渐 开 线 终止 加 直 
径 最 小 值 D;,,, 与 小 经 之 间 进 行 的 检验 。 其 检验 所 用 仪器 与 方法 ， 齿 形 误 差 Af 的 确定 与 
渐 开 线 齿 轮 的 齿 形 检验 相同 ， 将 测 得 的 齿 形 误差 Af 与 对 应 精度 的 齿 形 公差 相 比 较 以 
判定 是 否 合格 。 
4. 齿 向 的 检验 
齿 向 误差 AP 是 在 花 键 长 度 范围 内 ,包括 实 际 齿 线 的 两 条 理论 齿 线 之 间 的 弧 长 ， 
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如 图 5-22 所 示 。 


齿 向 误差 AF, 可 应 用 光学 分 度 头 基 座 平行 于 两 顶尖 轴 线 的 导轨 和 千 分 表 进 行 检 验 。 
将 花 键 项 在 光学 分 度 头 两 顶尖 之 间 ， 并 用 拨 盘 靠 向 一 侧 固 定 ， 使 键 齿 侧面 大 致 处 于 平 
行 ; 将 千 分 表 测 头 在 齿 面 分 度 圆 处 相 接 触 ， 使 千 分 表 的 表 架 靠 紧 导轨 移动 ， 在 花 键 长 度 
内 的 左右 两 齿 面 上 检验 ， 千 分 表 指 示 的 最 大 变动 量 即 为 齿 向 误差 AP。 
齿 向 误差 AP 也 可 应 用 齿轮 齿 向 检查 仪 进行 检验 。 将 测 得 值 与 对 应 花 键 长 度 公 差 
和 公差 等 级 的 上 向 公差 如 相 比 较 以 判定 是 否 合格 〈 符 合 规定 ) 。 
5. 次 圈 径 向 跳动 的 检验 


齿 圈 径 向 跳动 误差 AF, 是 花 键 在 
面 接触 ， 测 头 相 对 于 回转 





图 5-21 
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齿 形 误差 Ah 示意 图 


其 测量 方法 为 ， 将 花 键 顶 在 两 顶尖 之 间 ， 月 




































































图 5-22 ”此 向 误差 AFp 示意 区 





和 线 的 最 大 变量 ， 如 图 5-23 所 示 。 
理论 齿 线 实际 齿 线 

/ | 

[1 

< 

花 键 长 度 着 

了 蕉 

KE 

扳 





名 





图 5-23 




















转 范围 内 ， 测 头 在 齿 覃 内 键 雳 上 与 分 度 圆 附近 双 





齿 圈 径 向 跳 


动 误差 AF, 示意 图 


日 千 分 表 球 形 测 头 检验 。 将 千 分 表 球 形 测 


头 放 入 花 键 齿 档 内 ， 使 球 侧 头 与 两 齿 面 在 分 度 圆 附近 接触 ， 调 整 千 分 表 零 位 ; 提起 千 分 
表 ， 每 转 一 个 从 5 放 下 测 头 测 一 次 ， 按 齿 序号 记录 干 分 表 读数 ， 一 次 测 完全 齿 ， 千 分 表 读 




















数 最 大 变动 量 即 为 齿 圈 径 向 跳动 误差 AF,。 将 测 得 值 与 公差 比较 以 判定 是 否 合格 。 





三 、 花 键 量规 


花 键 量规 的 名 称 、 代 号 、 功 能 、 特 征 和 使 用 规则 见 表 5-6。 
表 5-6， 花 键 量规 的 名 称 、 代 号 、 








功能 、 特 征 和 使 用 规则 









































































































































量规 名 称 代号 功 能 特征 使 用 规则 
控制 工件 外 花 键 的 作用 具 厚 l 
ee 二 2 四 4 | 齿 权 数 与 工件 花 键 的 键 齿 数 | ”完全 通过 整 
综合 通 端 环 规 | T， | 最 大 值 Sv 和 浙 开 线 起 始 圆 | 六 完全 通 
” | 直径 最 大 值 D 相同 , 见 表 5-7 中 图 1 个 被 测 花 键 
检验 综合 通 端 环 规 的 作用 齿 | ” 键 此 数 与 综合 通 端 环 规 的 齿 
综合 通 端 环 规 |。 | “| 档 宽 最 小 值 和 最 大 值 . 磨 损 极 | 档 数 相同 , 键 具 两 侧面 沿 齿 长 ” 见 表 5-7 中 
校对 塞 规 7 | 限 , 以 及 渐 开 线 终止 圆 直径 最 | 方向 有 不 小 于 0.02% 的 锥 度 ，| 图 2 
小 值 见 表 5-7 中 图 2 
控制 工件 外 花 键 的 实际 此 厚 
te 在 相对 180° 的 两 个 扇形 面 | ”完全 通过 整 
4 请 站 环 S 折 开 纪 台风 
非 全 齿 通 兹 环 规 | Tr | 最 六 值 5ow 和 浙 开 线 起 始 国 直 | 上 有 等 档 , 见 表 5-7 中 图 3 。 “| 个 被 测 花 键 
径 最 大 值 D5、 
23] 
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( 续 ) 
量规 名 称 代号 功 ”能 特征 使 用 规则 
0 o 的 个 扇形 西 
检验 非 全 共通 端 环 规 的 实际 | | 大 二 着 帮 外 由 个 忆 闻 晤 
oR Ee 泌 i 上苍 , 键 齿 数 与 非 全 人 齿 通 : 
非 全 齿 通 端 环 ， 1 齿 档 宽 最 小 值 和 最 大 值 磨损 “二 规 具 权 数 相同 _ 键 基 两 从 见 表 5-7 中 
和 > TE 证 六 沪 线 终 页 径 2 机- 个 I 但 司 , 颖 从 \ 有 
规 用 校对 塞 规 A 线 终止 国 直 各 | 站 发廊 向 帮 不 小 于 | 图 4 
党 0.02% 的 锥 度 , 见 表 5-7 中 图 4 
本 控制 工件 外 花 键 的 作用 齿 厚 | ” 具 权 数 与 工件 外 花 键 的 键 上 | ”不 应 进入 被 
综合 止 端 环 
综合 止 端 环 规 | 各 | 最小 值 Sv 数 相同 , 见 表 5-7 中 图 5 测 花 键 
检验 综合 止 端 环 规 的 作用 齿 | ” 键 齿 数 与 综合 止 端 环 规 的 齿 
综合 止 端 环 规 | | “| 档 宽 最 小 值 和 最 大 值 .磨损 极 | 档 数 相同 , 键 齿 两 侧面 沿 此 长 | 见 表 5-7 中 
校对 塞 规 * | 限 ,以 及 渐 开 线 终止 圆 直径 最 | 方向 有 不 小 于 0.02% 的 锥 度 ，| 图 6 
小 值 见 表 5-7 中 图 6 
控制 工件 外 花 键 的 实际 齿 厚 | ”在 相对 180° 的 两 个 扇形 面 。 不 应 进入 被 
非 全 货 目 端 环 妮 Zn， | 最 小 值 5 上 有 齿 档 , 见 表 5-7 中 图 7 “| 测 花 键 
| o 的 两 个 扇形 
检验 非 全 苍 止 端 环 规 的 实际 | | 真品 天 10 的 虽 个 忆 天 硬 
E 1 上 村 全 且 Ea 口 三 上 从, 键 齿 数 与 非 全 齿 止 
非 全 齿 止 端 环 J 齿 槽 宽 最 小 值 和 最 大 值 、. 磨 损 端 环 规 寺 槽 数 相同 键 此 两 人 见 表 5-7 中 
见 用 校对 塞 规 2 以 及 渐 开 线 终止 圆 直 径 A de a 
规 用 校对 塞 规 ee 线 终止 圆 直 和 面 沿 齿 长 方向 有 不 小 于 图 8 
到 0.02% 的 锥 度 , 见 表 5-7 中 图 8 
控制 工件 内 花 键 的 作用 齿 档 了 RE 
综合 通 端 寨 宽 最 小 值 he。， 和 渐 开 线 终 键 具 数 与 工件 内 花 键 的 齿 模 | ”完全 通过 整 
和 个 被 测 花 刍 
到 直径 最 小 值 Dj, 
控制 工件 内 花 键 的 实际 齿 模 。 本 
周 涌 总 塞 宽 最 小 值 玉 “和 渐 开 线 终止 贺 在 相对 180。 的 两 个 刷 形 画 完全 通过 整 
非 全 趣 通 端 塞 规 | Tr。 | 宽 最 小 值 局 mo 和 人 
直径 最 小 值 DDFimin 
| 控制 工件 内 花 键 的 作用 齿 槽 | ” 键 齿 数 与 工件 内 花 键 的 此 槽 | 不 应 进入 被 
全 二 网 可 *。 | 宽 最 大 值 Ey、 数 相同 , 见 表 5-7 中 图 11 测 花 键 
a 控制 工件 内 花 键 的 实际 齿 权 | ”在 相对 180° 的 两 个 扇形 面 。 不 应 进入 被 
非 全 此 止 消 塞 规 | Zr。 | 帘 最 大 值 上 有 键 齿 , 见 表 5-7 中 图 12 | 测 花 键 


为 了 方便 大 家 对 量规 的 直观 印象 ， 并 且 便 于 型 














LE 解 ， 表 5-7 给 出 了 花 键 量规 的 名 称 及 





部 分 图 示 说 明 。 
表 5-7 花 键 量规 的 名 称 、 代 号 及 部 分 图 示 说 明 
量规 名 称 代 且 图 示 说 本 
4 一 量 棒 直径 
0 4 一 棒 间 距 
祭 合 通 端 环 规 ™ 。_ 环 规 长 度 
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( 续 ) 
量规 名 称 代号 图 示 说 明 
综合 通 端 环 规 用 校对 塞 规 J 
图 2 
b 一 引导 长 度 ”c 一 环 规 的 制造 公差 qd 一 环 规 的 磨损 公差 
e 一 允许 的 超过 量 /一 齿 两 侧面 有 锥 度 ”g 一 量 棒 直径 
h 一 跨 棱 距 i 一 新 环 规 的 前 端 “标志 线 
eg Ee 
| | 一 量 棒 直 径 
六 人 1 一 棒 间 上 距 
非 全 齿 通 端 环 规 To Xl 中。 环 规 长 度 
d 一 齿 侧 减 落 (4 处 ) 
图 3 
非 全 齿 通 端 环 规 用 校对 J 
塞 规 人 
图 4 
b 一 引导 长 度 ”c 一 环 规 的 制造 公差 qd 一 环 规 的 磨损 公差 
e 一 允许 的 超过 量 /一 齿 两 侧面 有 锥 度 ”g 一 量 棒 直径 
h 一 蜂 棱 距 i 一 新 环 规 的 前 端 “标志 线 
a 一 量 棒 直 径 
综合 止 端 环 规 2 es 








< 一 环 规 长 度 
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( 续 ) 




















综合 止 端 环 规 用 校对 塞 规 | jz 














图 6 

5 一 引导 长 度 “一 环 规 的 制造 公差 ”4 一 环 规 的 磨损 公差 

e 一 允许 的 超过 量 /一 齿 两 侧面 有 锥 度 ”g 一 量 棒 直径 
h 一 蜂 棒 距 “i 一 新 环 规 的 前 端 “标志 线 





























a 一 量 棒 直径 

bo 一 棒 间 距 

c 一 环 规 长 度 

d 一 齿 侧 减 薄 (4 处 ) 


非 全 齿 止 端 环 规 Zi 


























非 全 齿 止 端 环 规 用 校对 
























































塞 规 J 
图 8 
5 一 引导 长 度 “c 一 环 规 的 制造 公差 qd 一 环 规 的 磨损 公差 
e 一 允许 的 超过 量 /一 具 两 侧面 有 锥 度 ”g 一 量 棒 直 径 
h 一 跨 棒 距 i 一 新 环 规 的 前 端 “标志 线 
b 
a 
综合 通 端 塞 规 T 
图 9 
ao 一 塞 规 花 键 长 度 “一 量 棒 直 径 ”一 跨 棒 距 
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( 续 ) 
最 规 名 裕 代 配 两 示 说 朋 
pb 
d 
非 全 齿 通 端 赛 规 入 





图 10 
a 一 塞 规 花 键 长 度 “一 量 棒 直 径 ”一 跨 棒 距 ”4d 一 具 侧 减 落 (4 处 ) 


a 
图 11 


一 塞 规 花 键 长 度 5 一 量 棒 直径 ”oc 一 跨 棒 距 


他 
da 
非 全 齿 止 端 塞 规 Zr 


图 12 
一 塞 规 花 键 长 度 4 一 量 棒 直径 一 跨 棒 距 ”dd 一 齿 侧 减 薄 (4 处 ) 
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中 
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四 、 注 意 事项 


1. 总则 

1) 量规 应 该 用 在 对 被 测 花 键 不 产生 任何 外 力 破坏 的 情况 下 。 

2) 在 工件 花 键 检验 中 发 生 争 议 时 ， 如 果 判 断 工件 花 键 为 合格 的 量规 是 符合 GB/T 
5106 一 2012《 圆柱 直 齿 渐 开 线 花 键 量规 》( 简称 本 标准 ， 下 同 ) 规定 的 ， 则 该 工件 花 键 


应 作为 合格 处 理 。 
3) 如 果 同 类 别 有 两 个 或 多 个 符合 本 标准 规定 的 量规 ， 那 么 判断 工件 合格 的 量规 应 
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该 被 优先 接受 。 

4) 由 于 具 距 累积 误差 包括 了 分 度 误差 和 花 键 实际 轴线 相对 于 加 工 基准 或 测量 基准 
的 偏心 两 部 分 ， 该 偏心 对 用 于 检测 花 键 配 合 形 式 为 齿 侧 配合 的 量规 是 没有 影响 的 ， 因 此 
应 将 分 度 误差 同 花 键 的 偏心 分 离开 来 ， 即 量规 的 从 距 累积 误差 判定 应 该 是 在 偏心 量 为 零 
的 情况 下 。 

2. 综合 通 规 

1) 综合 通 端 塞 规 T. 或 综合 通 端 环 规 T, ， 应 进入 并 完全 通过 整个 被 测 花 键 长 度 。 被 
综合 通 规 通过 的 ， 说 明 工 件 花 键 的 总 公差 (了 T+A) 符合 极限 要 求 ， 满 足 花 键 配 合 。 但 
量规 不 能 判断 工件 的 制造 公差 7、 综合 公差 A 各 自 的 符合 性 ， 需 要 通过 用 量 棒 、 量 球 或 
花 键 量 仪 来 测量 工件 的 实际 齿 厚 或 齿 槽 宽 ， 或 者 对 工件 的 齿 距 累积 误差 、 齿 形 误 差 、 齿 
向 误差 的 分 析 观 察 来 确认 。 

2) 如 果 被 综合 通 规 止 住 的 ， 量 规 不 能 提供 这 个 被 拒绝 的 具体 缘由 ， 这 同样 需要 通 
过 用 量 棒 、 量 球 或 花 键 量 仪 来 测量 工件 的 实际 齿 厚 或 齿 槽 宽 ， 或 者 对 工件 的 齿 距 累积 误 
差 、 具 形 误 差 、 齿 向 误差 的 分 析 观 察 来 确认 。 

3. 综合 止 规 

1) 综合 止 端 塞 规 Z. 或 综合 止 端 环 规 Z  ， 不 应 进入 被 测 花 键 。 被 综合 止 规 止 住 的 ， 
说 明 工 件 花 键 的 总 公差 (T+ 和 A) 符合 极限 要 求 。 但 量规 不 能 判断 工件 的 制造 公差 了 、 
综合 公差 A 各 自 的 符合 性 ， 需 要 通过 用 量 棒 、 量 球 或 花 键 量 仪 来 测量 工件 的 实际 齿 厚 
或 模 宽 ,或 者 对 工件 的 齿 距 累积 误差 、 具 形 误 差 、 齿 向 误差 的 分 析 观 察 来 确认 。 
如 果 被 综合 止 规 通过 的 ， 说 明 工件 花 键 的 总 公差 (T+ 和 A) 超过 了 极限 要 求 ， 但 
量规 不 能 判断 是 工件 的 制造 公差 了 还 是 综合 公差 A 的 不 符合 性 ， 同 样 需要 通过 用 量 棒 、 
量 球 或 花 键 量 仪 来 测量 工件 的 实际 上 从 厚 或 槽 宽 ， 或 者 对 工件 的 齿 距 累 积 误 差 、 齿 形 误 
差 、 具 向 误差 的 分 析 观 察 来 确认 。 

4. 非 全 齿 通 规 

非 全 齿 通 端 塞 规 T, 或 非 全 齿 通 端 环 规 Tu 应 进入 并 完全 通过 整个 被 测 花 键 长 度 ， 检 
验 应 该 至 少 分 布 在 三 个 尽 可 能 等 分 的 位 置 。 

5. 非 全 静止 规 

非 全 齿 止 端 塞 规 Z, 或 非 全 齿 止 端 环 规 Zi 不 应 进入 被 测 花 键 ， 检验 应 该 至 少 分 布 在 
三 个 尽 可 能 等 分 的 位 置 。 其 中 对 于 非 全 齿 止 端 塞 规 Z,。， 如 果 进 入 被 测 花 键 不 超过 工件 
花 键 长 度 的 1/3 时 ， 考 虑 工件 花 键 孔 加 工 刀 有 具 的 耐用 性 与 成 本 ， 也 应 被 接受 。 

6. 花 键 有 效 长 度 和 配合 长 度 对 量规 检测 使 用 的 影响 

1) 如 果 花 键 配合 长 度 小 于 或 等 于 分 度 圆 半径 ， 并 且 有 效 长 度 等 于 配合 长 度 ， 除 特 
殊 情 况 外 ， 花 键 分 度 误差 被 包含 在 总 公差 (T+A) 里 ， 被 量规 同时 检测 。 

2) 如 果 配 合 长 度 大 于 分 度 圆 半径 ， 并 且 有 效 长 度 是 大 于 或 等 于 配合 长 度 ， 则 有 必 
要 独立 在 总 公差 (T+A) 外 ， 独 立 描 述 花 键 分 度 误差 ， 通 过 分 析 观 察 ， 这 些 误差 应 该 
被 独立 检查 。 
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GG 第 五 节 键 与 键 档 的 检验 技能 训 





练 实例 





。 训练 1 半 封 闭 键 槽 的 检验 
半 封 闭 键 槽 零件 图 如 图 5-24 所 示 。 材 料 为 45 钢 ， 热 处 理 。 









































图 5-24 半 封 闭 键 槽 零件 图 


一 、 图 样 分 析 


1) 键 槽 宽度 8 "0 ”mm， 深 度 扩 二 标注 为 槽 底 至 工件 外 圆 的 尺寸 ,为 26 amm， 键 
槽 的 有 效 长 度 为 50mm， 槽 端 收尾 形式 是 卧 弧 形状 ， 圆 弧 半 径 为 31. Smm。 
2) 几何 公差 为 键 槽 对 工件 轴线 的 对 称 度 误差 不 大 于 0. 15mm。 


二 、 零 件 几何 量 精度 分 析 


1. 几何 尺寸 

1) 轴 向 尺寸 ; 键 槽 的 有 效 长 度 为 5S0mm 和 总 长 80mm 未 注 公 差 ， 查 表 得 (50 + 
0.3)mm、(80+ 上 0.3)mm， 可 以 用 游标 卡尺 测量 ; 圆 跌 半径 为 31. 5mm， 为 刀具 尺寸 , 在 
此 不 做 测量 。 

2) 键 本 宽度 为 8" 9 mm， 公 差 值 为 0.09mm; 深度 尺寸 的 尺寸 基准 显示 在 外 圆 和 村 
底 ， 公 差 值 为 0.21mm。 

3) 外 圆 830mm 未 注 公 差 ， 查 得 ($30 +0.3)mm， 可 以 用 游标 卡尺 测量 。 

2. 几何 公差 

几何 公差 为 键 槽 对 工件 轴线 的 对 称 度 ， 公 差 值 为 0.15mm，, 借助 V 形 架 、 杠 杆 百 分 
进行 测量 。 

3. 表面 粗糙 度 

键 槽 两 侧 表面 粗糙 度 值 为 Ra3.2nm， 其 余 为 Ra6.3hm， 采 用 表面 粗糙 度 比较 样 块 
比 对 目测 法 检验 。 
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4. 难点 
难点 为 对 称 度 的 测量 操作 。 


三 、 检 测量 具 ( 辅 具 ) 





1) 使 用 量具 : 0 ~200mm 游标 卡尺 ，0 ~ 200mm 游标 高 度 卡尺 ， 杠 杆 千 分 表 ，5 ~ 
30mm 内 测 千分尺 ， 表 面 粗糙 度 比 较 样 块 (车 、 铣 用 ) 。 

2) 使 用 辅 具 : 400mm x400mm 平板 ，V 形 架 ， 表 座 。 

四 、 零 件 检测 

1. 几何 尺寸 测量 

1) 总 长 (80 +0.3)mm。 用 校 零 后 的 游标 卡尺 直接 测量 得 到 。 

2) 键 槽 的 有 效 长 度 为 Somm。 如 果 键 槽 是 由 盘 式 铣 刀 直接 加 工 而 成 的 ， 槽 底 在 圆 
弧 部 位 往 右 会 出 现 由 平面 息 升 的 现象 ， 利 用 这 一 特点 ,该 尺寸 用 带 有 测量 深度 的 游标 卡 
尺 可 以 这 样 测量 : 将 游标 卡尺 “深度 测量 面 ” 与 被 测 深度 轴 左 端面 相 接 触 ( 紧密 接 
触 ) ， 然 后 移动 深度 尺 (测量 爪 前 端 沿 权 底 ) 缓慢 接近 圆 弧 与 底 相 交 处 ， 当 感觉 假 坡 时 
(此 时 紧密 接触 会 出 现 颖 际 ); 此 时 将 深度 尺 缓 慢 退 回 ， 使 游标 卡尺 深度 测量 面 与 被 测 

面 紧密 贴 合 无 颖 除 时 ， 此 时 的 读数 就 是 有 效 长 度 的 值 ， 并 做 记录 。 


3) 键 档 宽 度 8' ”mm 用 游标 卡尺 刀口 内 测量 面 测 量 键 槽 宽度 ， 读 数 即 为 被 测 宽 




































































































































































深度 尺 才 26 mm: 用 游标 卡尺 直接 测量 ， 注 意 应 找到 圆柱 最 高 点 〈 垂 直 于 醒 
ee 即 为 深度 尺寸 。 
5) 外 圆 830mm: 由 于 公差 值 较 大 ， 即 精度 不 高 ， 直 接 用 游标 卡尺 测量 得 出 该 值 。 
2. 几何 公差 测量 
键 槽 对 工件 轴线 的 对 称 度 误差 测量 : 在 平板 上 借助 V 形 架 进行 测量 ， 如 图 5-25 
所 示 。 



































图 5-25 ”对 称 度 误差 测量 示意 图 























(1) 测量 准备 ”将 工件 固定 在 V 形 架 上 ， 要求 键 槽 轴线 与 平板 平面 平行 ， 把 杠杆 
百 分 表 固定 在 表 架 上 (或 固定 在 游标 高 度 卡尺 上 )。 
(2) 检测 方法 及 实施 


1) 方法 一 。 平 行 于 键 槽 中 心平 面 ， 测量 有 醒 侧 的 直径 (以 下 测量 数据 为 了 解释 
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测量 方法 而 假定 的 数据 ) 为 29.94mm， 用 高 度 尺 测量 图 5-25a 所 示 圆 柱 最 高 点 的 尺 
寸 为 67. 5mm; 计算 作为 基准 轴 中 心平 面 到 平板 的 距离 为 (67.5 - 29. 947]2 ) mm = 
52. 53mm。 用 内 测 千分尺 测量 槽 宽 为 8. 04mm， 用 高 度 尺 测量 键 模 下 侧面 距 平板 的 距 
离 为 48. Smm， 计 算 键 槽 中 心平 面 至 平板 的 距离 为 (48.5 +8.04/2)mm =52.52mm,， 
键 槽 中 心平 面 与 轴 中 心平 面 的 差 值 为 (52. 53 - 52.52 ) mm = 0. 01mm， 则 对 称 度 误差 
值 为 0.01 x2mm =0.02mm。 

2) 方法 二 。 如 图 5-25a 所 示 ， 用 千 分 表 测 量 键 槽 [侧面 ， 千 分 表 左 右 、 前 后 移动 
记录 表 的 i 个 测量 值 61,; 将 V 形 架 反 转 180。， 如 图 5-25b 所 示 ， 原 来 的 工 侧面 现在 成 
了 本 侧面 ， 同 样 左右 、 前 后 移动 的 方法 测量 该 侧面 ， 得 出 i 个 读数 值 61,。 取 相同 测量 
截面 的 对 应 测 点 最 大 差 值 作为 键 槽 对 工件 轴线 的 对 称 度 误差 。 

两 种 方法 均 存在 测量 误差 ,使 用 时 根据 不 同情 况 选 择 不 同方 法 ， 以 减 小 误差 。 
3. 表面 粗糙 度 测 量 
用 目测 法 与 表面 粗糙 度 比较 样 块 进行 比 对 ， 给 出 结果 。 


五 、 重 点 与 难点 
重点 掌握 键 模 有效 长 度 尺寸 的 测量 方法 ， 难 点 为 对 称 度 的 测量 方法 。 
。 训 练 2 ”半圆 键 槽 的 检验 

半圆 键 槽 零件 图 如 图 5-26 所 示 。 材 料 为 45 钢 ， 热 处 理 。 

一 、 图 样 分 析 


1) 阶梯 轴 外 圆 尺 寸 ,两 个 
420mm x 15mm 是 未 注 公 差 尺寸 ， 
精度 不 高 ; $30_0 wmm 精度 较 高 ， 
而 且 作 为 基准 。 

2) 轴 向 尺寸 两 个 15mm 和 
100mm 均 是 未 注 公 差 尺寸 ， 半 圆 键 
槽 中 心 距 (20 + 0.26)mm 的 公 
也 比较 大 ， 精 度 都 不 高 ; 倒 角 尺寸 
1 Smm x 45°, 图 5-26 半圆 键 槽 零件 图 

3) 醒 宽 6 ,wmnm 精度 较 高 ， 需 要 用 千分尺 测量 ; 覃 深 22. 5 。, mm 精度 不 高 。 

二 、 零 件 几 何 量 精 度 分 析 


1) 外 圆 尺寸 ; 中 30 0 0 mm 用 外 径 千 分 尺 测 量 ，4$20mm (两 处 ) 可 以 用 卡尺 
测量 。 

2) 轴 向 尺寸 : 15mm (两 处 ) 、100mm 和 槽 深 22. 5 0 ,mm 用 游标 卡尺 测量 ; 倒 角 用 
目测 的 方法 。 
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3) 覃 宽 6.， mm 用 内 测 千分尺 测量 。 
4) 对 称 度 检验 : 辅 以 键 块 用 千 分 表 测量 。 
5) 表面 粗 烟 度 . 除 基准 面 是 Ra3.2um 外 ， 其 余 都 是 Ra6. 3pm。 


三 、 检 测量 具 ( 辅 具 ) 


1) 使 用 量具 : 0 ~25mm、25 ~ 50mm 外 径 千 分 尺 ，0 ~ 200mm 游标 卡尺 ，0 ~ 200mm 
游标 高 度 卡 尺 ， 杠 杆 千 分 表 ，5 ~ 30mm 内 测 千 分 尺 ， 表 面 粗糙 度 比 较 样 块 (车 、 铣 用 ) 。 
2) 使 用 辅 具 : 400mm x400mm 平板 ，V 形 架 ， 表 座 。 


四 、 零 件 检测 


1. 几何 尺寸 

常规 测量 不 在 此 叙述 。 

(1) 键 模 深度 测量 ”如 图 5$-27 所 示 ， 键 覃 深度 可 以 采用 比 铣 刀 直径 $25mm 小 的 键 
块 进行 测量 ， 如 图 5-27a、c 所 示 ， 测量 
时 ， 如 果 测 得 键 块 直径 d 和 五 ， 就 可 以 计 
算得 到 键 槽 深度 值 。 如 果 用 $23mm 的 键 块 
测 得 d=22.96mm, H, =45.42mm， 则 万 = 
H, -d=22.46mm。 

(2) 轴 向 尺寸 测量 半圆 键 槽 中 心 距 
(20+ 上 0.26)mm， 由 于 精度 比较 低 ， 可 以 采 
用 近似 的 方法 给 出 结果 ， 即 如 图 5-27b 所 
示 ， 用 游标 卡尺 测量 出 S, 、5, 的 值 (该 两 
值 是 近似 值 ， 因 为 不 便 准 确 地 测量 出 该 两 
值 ， 精 度 高 时 该 方法 不 能 使 用 , 误差 较 
大 ) ; 可 以 通过 计算 得 出 半圆 键 槽 中 心 距 


S 
值 , 即 $= 二 +S,。 


















































































































































图 5-27 键 档 深 度 测量 及 计算 示意 图 





2. 几何 误差 

半圆 键 覃 的 对 称 度 检验 与 普通 键 槽 对 称 度 检 验方 法 相同 。 
3. 表面 粗糙 度 

与 上 述 方法 相同 。 


五 、 重 点 与 难点 

重点 掌握 半圆 键 酸 轴 向 斥 才 的 测量 方法 ; 难点 是 键 槽 次 度 测 量 及 计算 。 
。 训练 3 花 键 轴 的 检验 

花 键 轴 零 件 图 如 图 5-28 所 示 。 材 料 为 40Cr， 热 处 理 滩 火 硬度 48HRC。 
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图 5-28 ” 花 键 轴 零 件 图 


一 、 图 样 分 析 


1) 小 径 定 心 的 矩形 花 键 轴 为 8 x $42g7 x $48all x 8 得， 小 径 的 公差 等 级 为 IT7。 
2) 与 花 键 孔 的 配合 为 间隙 配合 。 
3) 几何 误差 为 花 键 位 置 度 误差 的 检测 。 


二 、 零 件 几 何 量 精度 分 析 


1. 几何 尺寸 

1) 轴 向 尺寸 5mm、12mm、30mm、159mm 为 未 注 公 差 尺 寸 ， 可 以 采用 通用 量具 进 
行 测 量 。 

2) 台阶 轴 $20h7( om ) 、425g6( -oo )、q442g7( -004) 公差 值 小 ， 精 度 较 
用 外 径 干 分 尺 测 量 ，448all( -03%) 可 以 用 游标 卡尺 测量 。 

2. 几何 公差 

几何 公差 基准 为 $42mm 直径 ， 位 置 度 公差 为 0.015mm。 

3. 表面 粗糙 度 和 有 关 特 性 要 求 

花 键 $20mm 表面 粗糙 度 值 为 Ra0.4um， 右 端 台 阶 轴 $25mm 表面 粗糙 度 值 为 
Ra0.8khm， 采 用 目测 和 触摸 的 方法 。 


三 、 检 测量 具 ( 辅 具 ) 


1) 使 用 量具 : 0 ~200mm 游标 卡尺 、 游 标 深度 卡尺 和 高 度 卡 尺 ( 数 显 并 可 以 装 指 
示 表 ) ，0 ~25mm 外 径 千 分 尺 ，25 ~ 50mm 尖 头 外 径 千 分 尺 ， 表 面 粗糙 度 比 较 样 块 (车 
工 或 磨床 用 ) ， 光 学 分 度 头 。 

2) 使 用 辅 具 : 400mm x 400mm 的 平板 ，V 形 架 等 。 
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四 、 零 件 检测 


1. 几何 尺寸 测量 

(1) 外 圆 尺寸 用 0 ~25mm 千分尺 测量 键 的 8mm 宽度 ; 用 25 ~ 50mm 尖 头 外 径 干 
分 尺 测量 $842g7 ( 避 吕 ) 小 径 ; 用 25 ~50mm 的 外 径 千 分 尺 测量 $48all (2 宫 ) ， 在 距 
左右 两 端 各 约 Smm 两 个 截面 测量 ， 均 为 十 字 测 量 ， 记 录 最 大 、 最 小 值 。 

(2) 轴 向 尺寸 测量 轴 向 尺寸 Smm ( 查 未 注 公 差 中 等 精度 偏差 为 +0.01mm， 下 
同 ) 、(159 +0.05 ) mm 为 例 : 用 数 显 高 度 尺 测量 ， 将 工件 擦 干净 ， 左 端面 放置 在 平板 上 
(已 清理 干净 )， 高 度 尺 在 放置 工件 平板 位 置 校 零 ， 将 高 度 尺 测量 爪 移动 到 小 端 ， 显示 
器 清 零 ， 测量 爪 移动 到 $20mm (图 右 侧 ) 处 ， 记 录 显 示 器 读数 ， 将 高 度 尺 滑动 到 该 测 
量 点 对 面 (180°) 测量 记录 显示 器 读数 。 将 测量 爪 直接 移动 到 平板 平面 (工件 附近 ) ， 
记录 显示 器 读数 ， 即 为 花 键 全 长 。 

2. 几何 误差 测量 

由 于 花 键 的 对 称 度 公 差 与 花 键 的 位 置 度 公 差 等 值 ， 所 以 在 检验 过 程 中 可 以 用 等 分 度 
误差 代替 位 置 度 误差 。 可 以 看 作 是 花 键 齿 等 分 情况 如 何 ， 即 等 分 度 误差 .测量 方法 
如 下 : 

将 花 键 顶 在 光学 分 度 头 两 顶尖 间 ， 用 拨 盘 将 花 键 与 光学 分 度 头 联接 成 一 体 ， 并 能 
同步 回转 。 将 光学 分 度 头 读数 调整 至 零 位 ， 然 后 调整 花 键 某 一 侧面 与 平板 平行 ， 再 将 千 
分 表 测 头 垂 直接 触 齿 侧 面 靠近 外 圆 处 ， 调 整 千 分 表 零 位 ， 记 下 第 一 个 读数 ;提起 千 分 表 
测 杆 ， 转 动 光学 分 度 头 45* 角 ，[ a = = 3 -45* }， 放 下 测 杆 ， 使 测 头 与 第 二 个 键 
齿 侧面 接触 ， 记 下 第 二 个 读数 。 如 此 依次 测 完全 部 键 齿 ， 得 到 8 个 读数 。 其 千 分 表 读 数 
的 最 大 变动 量 ( 正 、 负 读数 绝对 值 之 和 )， 即 为 花 键 等 分 度 误差 。 如 果 该 值 不 大 于 
0. 015mm， 说 明 几 何 误差 没有 超 差 ,合格 。 

3. 表面 粗糙 度 的 测量 

在 光线 比较 充足 的 地 方 ， 查 看 花 键 被 测 部 位 表面 ， 然 后 比 对 表面 粗糙 度 比较 样 块 初 
步 判 断 该 被 测 面 的 表面 粗糙 度 值 ， 再 用 手 触摸 最 后 确定 表面 粗糙 度 值 ; 用 同样 方法 对 其 
他 被 测 面 进行 检验 ， 给 出 测量 结果 。 


五 、 重 点 与 难点 
重点 掌握 花 键 位 置 度 测量 方法 ;难点 是 位 置 度 的 测量 操作 。 





































































































































































































复习 思考 题 


1. 键 一 般 分 为 哪 几 种 ? 普通 型 键 有 什么 特点 ? 
2. 普通 型 键 主要 结构 参数 有 哪些 ? 如何 标记 ? 
3. 键 与 键 槽 尺寸 的 检验 一 般 使 用 何 种 量具 ? 
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半圆 键 槽 中 心 距 测量 的 注意 事项 有 哪些 ? 

键 槽 几何 误差 的 测量 方法 有 哪些 ? 

和 矩形 花 键 的 特点 有 哪些 ?” 定 心 方式 有 几 种 ? 目前 主要 采用 的 定 心 方式 是 什么 ? 
和 矩形 花 键 几何 尺寸 是 如 何 标 记 的 ? 

和 矩 形 花 键 检验 一 般 采用 哪 两 种 检验 方法 ? 

圆柱 直 齿 渐 开 线 花 键 有 哪 四 种 检验 方法 ? 

渐 开 线 花 键 的 检验 内 容 有 哪些 ? 



































. 检验 过 程 中 为 什么 用 检验 等 分 度 误差 代替 检验 位 置 度 误差 ? 
. 花 键 量规 有 多 少 种 ?综合 通 止 规 的 功能 和 使 用 规则 是 什么 ? 
. 校对 规 〈( 塞 规 、 环 规 ) 有 什么 特征 ? 有 哪些 使 用 规则 ? 
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角度 和 和 锥 度 类 堆 件 的 检验 


培训 目标 ， 熟 力 主要 几何 参数 ， 如 圆锥 角 、 圆 锥 直径 D、d 和 圆锥 长 度 等 ;掌握 角 
度 的 单位 和 换算 ; 掌握 锥 度 和 角度 检测 的 内 容 及 方法 (直接 测量 法 、 间 接 测量 法 和 综 
合 量规 检验 法 ); 熟练 掌握 工 型 游标 万 能 角度 尺 对 各 种 角度 零件 测量 的 装配 和 变换 形 
式 ; 掌握 用 正弦 规 测量 轴 锥 角 的 原理 ; 熟悉 用 间接 测量 法 测量 孔 锥 角 ; 熟悉 圆锥 配合 、 
圆锥 公差 相关 知识 ; 掌握 用 测量 角度 的 量具 和 量 仪 直接 测量 被 测 角 的 方法 ; 了 解 圆锥 分 
内 圆锥 (圆锥 孔 ) 和 外 圆锥 (圆锥 轴 ) 两 种 。 








仿 邻 今 第 一 节 角度 基本 知识 及 角度 类 零件 的 检验 


一 、 角 度 的 单位 与 换算 


角度 单位 的 表现 形式 常用 的 主要 有 两 种 : 一 种 是 以 度 (*) 分 (') 秒 (”) 表示 
面 角 度 的 六 十 分 制 ， 即 秒 角度 制 ， 男 一 种 是 以 弧度 作为 平面 角度 单位 的 弧度 制 。 
1. 六 十 分 制 
将 一 个 圆周 分 成 360 等 份 ， 每 一 份 为 1 度 ， 记 作 1°; 每 1 度 又 分 成 60 等 份 ， 每 一 
份 为 1 分 ， 记 作 1'; 每 1 分 再 分 成 60 等 份 ， 每 一 份 为 1 秒 ， 记 作 1”; 一 个 圆周 =360° = 
21600' = 1296000"。 
2. 陶 度 制 
圆周 上 等 于 半径 的 一 段 弧 长 所 对 的 圆心 角 为 1rad。1 个 圆周 =2mR/LR =2m rad。 
3. 弧度 制 和 六 十 分 制 的 换算 
1 个 圆周 所 对 应 的 圆心 角 为 2m rad; 1 个 圆周 所 对 应 的 圆心 角 为 360°。 
lrad =360°/2m =57. 29577951° 
=57°17'44. 8062” 
=3437. 746771’ 
=206264. 8062” 
1° =27/360 =0.017453292rad 
1' =2TmX(360 x60) =0.0002908882087rad 


六 
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第 六 章 “角度 和 锥 度 类 零件 的 检验 | 骨 
1"=2m/X(360 x60 x60) =4. 84813688 x 10 rad ~0. 000005rad 
对 于 某 一 平面 角 ， 若 以 弧度 表示 为 9 (rad) ， 以 度 表 示 为 w (") ， 则 两 种 平面 角 单 
位 之 间 的 基本 关系 为 
360。 ea 
2T 0 
例如 ,已 知 平面 角 为 mw/4， 问 其 为 多 少 度 的 平面 角 ? 
由 上 式 得 
360° Qa Qa 
2T 0 
4 
360。x 工 


4 90°x7T 8 
27 27 人 
同 理 可 以 已 知 平面 角度 ， 求 出 平面 弧度 角 。 


二 、 角 度 的 概念 








1. 棱 体 、 棱 体 角 的 定义 














(1) 棱 体 的 定义 ”由 两 个 相交 平面 与 一 定 尺 十 所 限定 的 几何 体 称 为 棱 体 。 这 两 个 
相交 平面 称 为 棱 面 ， 楼 面 的 交 线 称 为 棱 。 棱 体 如 图 6-1 所 示 。 
(2) 校 体 角 




















的 定义 ”由 几 对 相交 平面 与 一 定 尺 十 所 限定 的 几何 体 称 为 多 棱 体 。 多 
(两 ) 棱 体 如 图 6-2 所 示 。 两 相交 楼 面 形成 的 二 面 角 称 为 棱 体 角 ， 简 称 角度 ， 也 就 是 人 
们 经 常 所 说 的 角度 。 








图 6-1 棱 体 图 6-2 
2. 比率 、 棱 体 厚 





多 (两) 楼 体 











1) 楼 体 中 心平 面 : 平分 棱 体 角 的 平面 ， 如 图 6-3 所 示 。 
2) 棱 体 厚 (7 或 1) : 平行 于 棱 并 垂直 于 楼 体 中 心平 面 的 截面 与 两 棱 面 交 线 之 间 的 
距离 O 

















3) 比率 C,: 楼 体 厚 之 差 与 平行 于 棱 并 垂直 校 体 中 心平 面 的 两 截面 之 间 的 距离 之 
比 ， 即 : 
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4) 比率 C, 与 角度 B 的 关系 为 
C, =2tan(B/2) =1: [1/2c0t(B/2)] 


3. 他 度 





C,=(T-t)/L 








斜 度 $ 是 指 棱 体 高 之 差 与 平行 于 棱 并 垂直 一 个 棱 面 的 两 个 截面 之 间 的 距离 之 比 ， 即 
S=(H-h)/L 


斜 度 5 与 角度 B 的 关系 为 





4. 棱 体 高 





S=tanB =1: cotB 





楼 体高 (万 或 h) 是 指 平行 于 棱 并 垂直 于 一 个 棱 面 的 截面 与 两 楼 面 交 线 之 间 的 距 


， 如 图 6-4 所 示 。 


王 

















图 6-3 ”楼 体 中 心平 面 (楼 体 厚 ) 





5. 角度 和 斜 度 系 列 





一 般 用 途 棱 体 的 角度 与 斜 度 系列 见 表 6-1。 选 用 棱 体 角 时 ， 应 优先 选用 系列 1， 
次 选用 系列 2。 为 便于 棱 体 的 设计 、 生 产 和 控制 ， 表 6-1 中 给 
对 应 的 棱 体 比率 、 斜 度 和 角度 的 推 

















图 6-4 楼 体高 





其 


从 出 了 棱 体 角 和 楼 体 斜 度 所 
算 值 ， 其 有 效 位 数 可 按 需 要 确定 。 






































表 6-1 一 般 用 途 棱 体 的 角度 与 斜 度 系 列 
基 本 值 

系列 1 系列 2 es we 

B B/2 B B/2 Cu Ce 5 

120° 60° 一 一 一 1:0. 288675 一 

90° 45 一 一 1:0. 500000 一 
一 一 5° 37°30’ 一 1:0.651613 | 1:0. 267949 
60 30 = 一 1:0. 866025 | 1:0.577350 
A 22°30 一 一 1:1. 207107 | 1:1.000000 
一 一 40° 20 一 1:1.373739 | 1:1.191754 
人 15 一 一 1:1.866025 | 1:1.732051 
20° 10 一 一 1:2. 835641 | 1:2.747477 
Ls 7°30 一 一 1:3. 797877 | 1:3.732051 
一 一 10° 5 一 1:5.715026 | 1:5.671282 
一 一 8° 4° 一 了 了 150333 | 127., 115370 
一 一 J 32?30 一 1:8. 174928 | 1:8. 144346 
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第 六 章 “角度 和 锥 度 类 零件 的 检验 | 大 

















































































































( 续 ) 
基 本 值 
一 推 算 值 
系列 1 系列 2 ge 
B B/2 B B/2 ee Cp 5S B 
= = 6° 3° 一 1:9. 540568 | 1:9. 514364 = 
三 EE 三 1: 10 至 至 5o42'38. 1 
5 2530' 本 = = 1:11. 451883 |1: 11. 430052 三 
一 a 4° 2° = 1:14. 318127 |1: 14. 300666 = 
= 一 3。 1°30’ 1: 19. 094230 |1: 19. 081137 一 
= > 3 1:20 一 一 2°51'44.7” 
= a 2° 1 至 1:28. 644981 |1: 28. 636253 至 
到 = 1:50 = S 1°8'44.7" 
= 1° 0°30’ 三 1:57. 294325 |1: 57. 289962 二 
到 至 本 二 1: 100 三 二 34'22. 6" 
二 和 0s30' 0°15 1: 114. 5908321: 114. 588650 = 
二 区 三 > 三 1:200 三 17'11.37 
至 至 至 = 1: 500 = 至 6'52.57 
寺 定 用 途 楼 体 的 角度 与 斜 度 系列 见 表 6-2， 表 中 提供 的 棱 体 参数 只 用 于 表 中 右边 一 
栏 所 指定 的 用 途 。 
表 6-2 “特定 用 途 棱 体 的 角度 与 斜 度 系列 
楼 体 角 推 算 值 
二 用 途 
B B/2 从 S 
108° 54° 1: 0. 363271 二 
V 形体 
72。 36° 1:0. 688191 = 区 体 
55 27°30 1: 0. 960491 1: 0. 700207 二 
50。 25。 1:1. 072253 1: 0. 089100 











三 、 角 度 类 零件 的 检验 
1. 直接 测量 法 



































Me 











直接 测量 法 是 


上 直接 读 出 。 对 于 精度 不 高 的 被 测 和 零件 ， 常 用 游标 万 能 角度 尺 进行 测 
的 被 测 零件 ， 就 需要 用 光学 分 度 头 和 测 角 仪 进行 测量 。 























直接 测量 法 包括 平面 角度 和 圆锥 锥 度 的 测量 。 






































测量 角度 的 量具 和 量 仪 直接 测量 ， 被 测 角 度 的 数值 可 在 量具 和 量 仪 


量 ， 对 于 精度 较 高 





第 二 章 中 介绍 了 游标 万 能 角度 尺 的 结构 、 用 途 、 读 数 原理 和 使 用 方法 。 为 了 更 好 地 


掌握 和 使 用 I 型 游标 万 能 角度 尺 ， 将 进一步 讨论 游标 万 能 角度 尺 的 结构 及 应 用 。 

(1) 游标 万 能 角度 尺 的 结构 ”游标 万 能 角度 尺 是 利用 游标 读数 原理 来 直接 测量 工 
角度 或 进行 划 线 的 一 种 角度 量具 。 I 能 角度 尺 的 外 形 和 结构 如 图 6-5 所 示 。 
在 游标 万 能 角度 尺 上 ， 基 尺 固定 在 主 尺 座 上 ; 松 开 制 动 右 ， 游 标尺 可 以 在 主 尺 上 滑 


件 


动 。 
尺 拆 下 来 ， 也 可 把 直 尺 




































































能 角度 尺 可 以 测量 0° ~320° 范 围 内 的 任何 角度 。 





直角 尺 用 夹 块 固定 在 扇形 板 上 ， 可 移动 的 直 尺 用 卡 块 固定 在 直角 尺 上 。 如 果 把 直角 
国定 在 扇形 板 上 。 由 于 直角 尺 和 直 尺 可 以 移动 和 拆 换 ， 故 游标 万 
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一 
处 用 天 
在 扇形 板 上 ， 公开 制动器 加 
也 可 以 把 直角 尺 上 的 螺母 后 ， | -直角 尺 “ 主 尺 游标 尺 
拆 下 来 ， 把 直 尺 。 游标 尺 可 在 a 
固定 在 扇形 板 上 国 RE 全 











图 6-5 ”1 型 万 能 角度 尺 的 外 形 和 结 术 

(2) 校 零 方 法 “测量 时 应 先 校准 零 位 ， 一 般 有 以 下 两 种 校 零 方 法 : 

1) 利用 自身 条 件 校 零 : 当 直角 尺 与 直 太 均 装 上 ， 而 直角 尺 的 底 边 与 直 太 无 间隙 接 
触 ， 此 时 主 尺 与 游标 的 零 线 对 准 ， 如 图 6-6 所 示 。 

2) 利用 测量 用 1 级 检验 平板 进行 校 零 : 将 图 6-6 中 直 尺 取 下 ,利用 直角 尺 短 边 和 
扇形 的 基 尺 与 平板 平面 紧密 巾 合 ， 观 察 贴 合 处 有 无 缝隙 来 进行 校 零 ， 如 图 6-7 所 示 。 注 
意 平 板 平面 一 定 清洁 干净 。 



















































































底 边 
与 直 尺 无 间隙 接触 
图 6-6 ”游标 万 能 角度 尺 图 6-7 游标 万 能 角度 尺 
零 位 对 齐 的 方法 (一 ) 人 


(3) 测量 范围 ”调整 好 零 位 ， 通 过 改变 基 尺 、 直 角 尺 、 直 尺 的 相互 位 置 可 以 测量 
0° ~320° 范 围 内 的 任何 角 ， 如 图 6-8 所 示 。 测 量 前 应 根据 工件 所 测 角度 大 小 、 形 状 适当 
组 合 尺 子 。 

在 游标 万 能 角度 尺 的 尺 座 上 ， 基 本 角度 的 刻 线 只 有 0° ~ 90"， 如 图 6-9 所 示 。 

如 果 测 量 零件 的 角度 大 于 90"， 则 在 读数 时 应 该 加 上 一 个 基数 (90°、180° 
或 270°)。 

当 被 测 零件 的 角度 在 90° ~180。( 包 括 180。) 时 ,被 测 角 度 = 90° + 游标 万 能 角度 
尺 的 读数 ， 当 被 测 零 件 的 角度 在 180。 ~ 270。 (包括 270") 时 ， 被 测 角度 = 180。 + 游标 
万 能 角度 尺 的 读数 ， 当 被 测 零 件 的 角度 在 270° ~ 320。 (包括 320°*) 时 ,被 测 角 度 = 
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安装 直角 尺 和 直 尺 , 测 
量 0"~350 "的 角度 范围 






























































拆 下 直 尺 , 安 
装 直角 尺 , 测 
量 140*~230° 
的 角度 范围 


























本 
< 


180°+35"30 下 
=215°30" 















图 6-8 测量 范围 和 尺子 组 合 方式 
a) 测量 0° ~50° 的 角度 范围 b) 测量 50。~ 140° 的 角度 范 目 
c) 测量 140° ~230° 的 角度 范围 d) 测量 230° ~320° 的 角度 范围 


270° + 游标 万 能 角度 尺 的 读数 。 

(4) 直接 测量 法 的 应 用 

1) 0° ~ 50° 的 测量 示例 。 给 定 一 个 圆锥 
(或 角度 形 ) 零件 ， 首 先 判断 一 下 该 零件 角度 
属于 上 述 测量 范围 中 的 哪 一 类 ， 如 果 确 定 为 0? 
~50° 范 围 的 ， 应 结合 零件 实际 形状 ， 选 择 游标 
万 能 角度 尺 的 组 合 方式 。 如 图 6-10b 所 示 ， 圆 2 
锥 形 零件 的 角度 在 0° ~ 50° 范 围 。 由 于 该 件 是 图 6-9 ”基本 角度 的 刻 线 
圆锥 体 ， 与 书 中 所 给 的 例子 都 不 一 样 ， 怎 么 
办 ? 应 该 将 它 简 化 为 一 个 锐角 的 零件 ， 如 图 6-10a 所 示 。 按 书 中 介绍 的 0° ~ 50° 范 围 游 











项 















































基本 角度 的 刻 线 
只 有 0* 一 90* 














图 6-10 0° ~50° 圆 锥 形 零件 和 铣工 角度 件 的 检测 








a) 用 游标 万 能 角度 尺 测 量 铣 工 角度 零件 示意 图 b) 用 游标 万 能 角度 尺 测 量 圆 锥 零件 示意 图 
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标 万 能 角度 尺 为 全 部 零件 的 组 合 ， 从 图 2-61 和 图 6-8 看 ， 如 何 将 该 零件 放 入 游标 万 能 
角度 尺 中 。 开 拓 一 下 思维 ,把 直角 尺 下 推 ， 中间 留 出 的 位 置 就 可 以 把 零件 放 进去 了 。 本 
例 中 实测 值 为 24°10'。 

2) 50° ~140° 的 测量 示例 。 如 果 给 出 一 个 六 方 体 ， 要求 测量 每 一 个 角 的 角度 值 。 首 
先 想 到 六 方 体 的 每 一 个 角度 为 120*， 应 该 按 50° ~ 140° 范 围 组 合 游标 万 能 角度 尺 。 
图 6-8b 所 示 尺 子 组 合 方式 有 两 种 方法 。 一 种 方法 是 把 直 尺 从 图 6-8a 所 示 组 合 方式 中 直 
接 拿 掉 ， 将 直角 尺 下 移 可 以 直接 测量 50° ~ 140° 范 围 的 零件 角度 。 图 6-11 所 示 为 铣工 加 
工 的 零件 50。 ~140° 角 度 的 测量 。 男 一 种 方法 是 把 直角 尺 和 直 尺 都 拆 下 来 ， 把 直 尺 安装 
在 原 直 角 尺 位 置 ， 一 定 要 注意 刀口 朝 右 与 基 尺 配合 测量 。 图 6-12 所 示 为 小 六 方 体 角度 
的 测量 ,测量 结果 119°30'。 

3) 140° ~230° 的 测量 示例 。 如 果 给 出 一 个 零件 ， 接 近 150° 方 向 的 角度 ， 就 可 以 选 
择 140° ~230° 的 组 合 方式 。 因 为 检验 人 员 检 验 依据 是 图 样 和 技术 文件 (检验 工艺 )， 一 
般 都 知道 角度 值 及 公差 ， 然 后 选择 量具 检验 ; 如 果 是 检验 人 员 考 试 或 技能 比赛 就 不 一 样 
了 ， 可 能 只 给 出 图 样 上 标注 要 检测 的 角度 符号 和 公差 ， 要 求 选择 量具 检验 。 所 以 有 时 只 
能 通过 开始 (或 技能 比赛 ) 实物 中 看 个 大 概 ， 这 里 教 一 个 简单 的 识别 方法 ， 可 以 利用 
游标 万 能 角度 尺 用 直角 尺 的 90° 角 和 直 尺 的 180。 角 的 条 件 去 大 致 判别 一 下 ， 然 后 再 选择 
游标 万 能 角度 尺 的 组 合 方式 。 

如 图 6-13 所 示 ， 铣 工件 的 被 测 角 度 大 约 为 1600。， 直 接 选 择 图 6-8c 所 示 的 组 合 方式 
进行 测量 。 




































































图 6-11 铣工 加 工 的 零件 图 6-12 小 六 方 体 图 6-13 140° ~230° 
50° ~ 140° 角 度 的 测量 角度 的 测量 角度 的 测量 





本 例 测量 结果 为 145°30'。 

4) 230° ~320° 的 测量 示例 。 作 为 230° ~ 320° 范 围 的 被 测 角度 ,往往 是 用 最 少 的 组 
合 方法 进行 测量 ， 相 对 比较 容易 ， 对 初学 者 ， 也 应 引起 注意 ， 特 别 是 角度 的 换算 。 所 谓 
读数 值 +270° = 被 测 值 。 在 实际 测量 过 程 中 读数 值 的 确定 有 时 容易 弄 错 ， 需 要 提醒 的 
是 ， 要 保持 清醒 的 头脑 ， 在 测量 过 程 中 ， 可 以 移动 扇形 板 来 判定 一 个 基数 (90°、180° 或 
270°) 是 加 正 ( 读 数 ) 还 是 负 (读数 ); 可 以 在 学 习 过 程 中 反复 练习 ， 做 到 熟 能 生 巧 。 

图 6-14 所 示 为 230° ~320° 角 度 的 测量 实例 。 通 过 该 实例 解释 如 何 读数 以 及 读数 与 
基数 的 关系 问题 。 
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Q 从 道 时 针 方向 读数 ， 由 图 6-14 可 以 看 出 ， 
测量 时 基 尺 与 被 测 角 一 个 面相 对 固定 ， 书 形 板 和 
游标 转动 到 被 测 角 另 一 面 ， 贴 合 后 查看 无 颖 险 时 
制动器 锁 紧 ， 就 可 以 读数 ， 逆 时 针 转 动 扇形 板 读 
数 ， 即 扇形 板 游 标 上 零 位 从 主 尺 的 零 位 (90° 角 ) 
逆 时 针 旋转 到 读数 位 置 ， 转 过 了 多 少 刻度 ? 仔细 
观察 是 26"30'， 那 么 现在 所 测 的 角度 值 应 该 是 
90° + 26?"30' =116°30'; 实际 要 求 测 量 的 是 其 对 
角 ， 所 以 被 测 角 应 该 是 360。- 116*30' =243°30'。 在 这 里 要 说 的 是 目前 图 示 测 量 的 角度 ， 
应 能 判断 是 从 90。 逆 时 针 转 过 26°30'， 否 则 就 无 法 得 到 正确 的 测量 结果 。 

@ 从 顺 时 针 方向 读数 : 如 果 是 以 顺 时 针 读 数 的 话 ， 应 该 判断 读数 的 起 始 位 置 ， 顺 
时 针 转 动 扇形 板 ， 是 指 被 测 角 向 角度 增 大 方向 旋转 ， 即 顺 时 针 转 动 扇 形 板 转动 越 
多 被 测 角 越 大 ， 读 数位 置 是 从 230° 角 增加 了 13°30'， 所 以 被 测 角 应 该 是 230° + 
13°30' =243°30'。 需 要 判断 的 是 能 否 大 致知 道 被 测 角 是 顺 时 针 从 230° 往 大 增加 ， 
230° 起 始 是 关键 。 

2. 比较 测量 法 

比较 测量 法 是 指 用 角度 的 定 值 量具 与 被 测 的 角度 相 比 较 ， 用 光 隙 法 估计 被 测 角 度 的 
偏差 。 同 样 比较 测量 法 也 包括 平面 角度 和 圆锥 锥 度 的 测量 。 

比较 测量 法 多 用 于 生产 车 间 的 零件 检验 。 检 验 时 ， 常 用 一 个 角度 量 块 或 角度 样板 与 
被 测 零件 进行 比较 ， 用 观察 被 测 零 件 与 样板 之 间 的 光 辽 状态 来 判断 零件 是 否 合格 ， 如 
图 6-15 所 示 ; 测量 精度 的 高 低 与 测量 者 的 经 验 有 关 。 

当 被 测 工件 批量 较 大 时 ， 用 光 隙 法 测量 人 的 身体 特别 是 眼睛 容易 疲劳 。 因 此 可 按 
零件 的 公差 值 将 样板 制 成 极限 样板 来 进行 检验 。 例 如 ， 设 零件 的 公称 角度 为 a， 偏差 
为 +5， 则 分 别 以 角度 a +6 和 a -5 制作 成 通 端 和 止 端 两 个 极限 样板 。 检 验 时 ， 若 用 通 端 


wk 
名 2 








图 6-14 230° ~320° 角 度 的 测量 实例 






















































































极限 样板 时 ， 小 端 接 触 ; 用 止 端 极限 样板 时 ， 大 端 接触 ， 则 表示 零件 合格 ， 如 图 6-16 
所 示 。 
角度 量 块 
被 测 件 
图 6-15 角度 量 块 测 角度 图 6-16 角度 极限 样板 测 角度 














有 关 角 度量 块 (或 角度 样板 ) 自身 的 比较 测量 ,一 般 用 比 它 高 一 级 的 量具 或 在 仪 
器 上 进行 比 对 校准 ; 仪器 主要 是 自 准 直 仪 。 
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3. 平台 测量 法 

平台 测量 常用 于 车 间 测 量 。 其 测量 方法 是 在 平台 (测量 平板 ) 上 附加 某 些 距离 器 
具 和 辅助 工具 用 间接 测量 的 方法 来 实现 角度 测量 。 同 样 它 也 包括 平面 角度 和 圆锥 角度 的 
测量 。 下 面 用 几 个 例子 说 明和 平台 测量 法 的 应 用 。 

(1) 用 直径 相等 圆柱 测量 两 内 表面 夹 角 、V 形 块 角度 和 内 锥 角 
1) 用 两 个 直径 相同 的 圆柱 和 量 块 测量 内 表面 夹 角 。 将 两 直径 相等 (半径 为 R) 的 
柱 如 图 6-17 所 示 放 置 ， 实 现 两 内 表面 夹 角 的 测量 。 用 量 块 组 合体 测 出 4C 的 尺寸 :， 若 
0,、0, 的 半径 为 R， 在 人 0,0,B 中 ,根据 直角 三 角形 性 质 定理 得 

sing = 0,B/0,0, 













































































P= 





团团 





























= (BC +R)/2R 
=1t/2R 
Q = arcsin(1/2R) 
式 中 RR 一 一 圆柱 半径 ; 
a 一 一 被 测 角度 ; 
:一 一 量 块 组 合 尺 寸 。 























量 块 组 
图 6-17 两 直径 相等 的 圆柱 图 6-18 直径 相同 的 三 个 
测量 V 形 块 角度 圆柱 测量 V 形 块 角度 











2) 用 三 个 直径 相同 的 圆柱 测量 V 形 块 角度 (大 于 90")。 若 被 测 零 件 是 V 形 块 ， 
可 用 三 个 直径 相同 ( 均 为 4) 的 圆柱 测量 ， 如 图 6-18 所 示 。 用 三 个 直径 相同 的 圆柱 ， 
再 加 上 量 块 和 刀口 形 直 尺 〈 或 用 量 块 和 带 表 架 的 千 分 表 来 测量 圆 0, 、0, 的 高 点 ) 来 
实现 。 

@ 若 V 形 块 是 对 称 的 ， 则 在 V 形 块 中 放 上 三 个 圆柱 ， 并 用 量 块 测 出 尺寸 1， 在 
人 0,01,P 中 ,根据 直角 三 角形 性 质 定理 得 
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@ 若 V 形 块 是 不 对 称 的 ， 可 用 量 块 和 刀口 形 直 尺 分 别 测 出 尺寸 几 、 万 、 玉 ,在 
A0,01P 中， 设 刀 口 形 直 尺 与 槽 底 圆柱 在 测量 万 时 的 切 点 为 4， 根 据 直角 三 角形 性 质 定 
理 得 
































— dd bh 1 d 
OP 014 +A 2 十 |] 2 2 h, -h 









































QA 
COS 二 二 至 = 
2 00, 00 d a 
a h,—h 
三 arCCOS a 
Qj =2arccos 本 
在 人 和 0,0,P 中 ,根据 直角 三 角形 性 质 定理 得 
i 
a OP OA+AP F132) hh 
2 00 00 | d dd 
QF hs—h 
2 三 arCCOS 
h; —h, 





Q =2arccos 


3) 用 两 个 直径 不 同 的 圆柱 测量 较 小 V 形 块 ( 槽 ) 角度 (小 于 90°)。 由 于 V 形 块 
( 槽 ) 角度 a 较 小 ， 可 用 量 块 、 圆 柱 、 刀 口 形 直 尺 以 及 光 院 法 或 用 打 表 法 测量 。 

QD 用 量 块 、 圆 柱 、 刃 口 形 直 尺 以 及 光 辽 法 测量 。 如 图 6-19a 所 示 ， 把 被 测 工件 放 
在 测量 平板 上 ， 然 后 将 直径 分 别 为 D, 、D, 的 两 个 圆柱 放 入 V 形 槽 内 ， 用 光 隙 法 测 出 尺 
才 豆 、 函 的 值 ,在 直角 三 角形 A40,0, 中 












































D, D, 
sin 一 和 2 
2 010, H 上 一 | 区 ,0 
0 “9 
D, —D, D, —D, 





(28 -D,)-(2H,-D,) 2(H,-H,)-(D,-D,) 
D,-D, 

2(H,-H,)-(D,-D,) 

@) 用 打 表 法 测量 。 光 隙 法 判断 尺寸 应 是 有 经 验 的 检验 人 员 操 作 ， 如 果 不 具备 这 样 
的 条 件 ， 可 以 采用 图 6-19b 所 示 的 打 表 法 测量 。 将 V 形 块 放 在 平板 测量 面 上 ， 将 已 知 直 
径 为 刀 的 圆柱 放 入 V 形 槽 内 ， 并 初 测 一 下 也 ; 再 将 已 知 直径 D, 的 圆柱 放 入 V 形 覃 内， 
并 初 测 一 下 瓦 ; 以 初 测 的 已 、 也 分别 按 第 二 章 介绍 的 方法 组 合 量 块 组 ;用 千 分 表 分 别 
按 HH 、 石 , 量 块 组 为 震 位 的 千 分 表 精确 地 再 测量 ， 获 得 两 次 不 同 直径 圆柱 的 高 度 值 Hw、 
Hy; 则 





Q =2arcsin 
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~ a 40, D,/2-D,/2 
2 00, (Hm-D/2)- (Hm -D72) 
D,-D, Dp,-D, 
~ QHn -Di) (2m Ds) 2(Hw -Hm) -(D,-D,) 
Q =2arcsin 0 


2(Hig — Hs) (D, -D,) 














图 6-19 ”两 个 直径 不 同 的 圆柱 测量 V 形 档 角度 
a) 光 际 法 b) 打 表 法 








(2) 用 两 直径 相等 的 圆柱 测量 内 外 燕尾 

1) 内 燕尾 的 测量 。 

@ 燕尾 槽 倾斜 角 及 宽度 测量 
(一 )。 如 图 6-20 所 示 ， 当 攻 尾 槽 两 角 
相等 时 ， 测 量 其 倾斜 角 w、 上 底面 宽度 
b 和 下 底面 宽度 B。 所 用 的 量具 和 辅 具 
有 游标 卡尺 、 游 标 深度 卡尺 、 标 准 棒 


IY 
(圆柱 、 检 验 棒 ) 、 量 块 和 刀口 形 吉 尺 ; ti 
根据 燕尾 模 的 上 下 底面 宽度 选择 合适 


| 

的 圆柱 ; 将 半径 为 r,、r, 的 圆柱 置 于 
内 熬 尾 模 中 ， 放 在 燕尾 尖 角 处 两 面 接 图 6-20 内 燕尾 横 角 度 和 上 下 底面 宽度 测量 (一 ) 
触 ; 分 别 用 游标 卡尺 初 测 Mi 、M,， 然 
后 选择 量 块 组 合 ， 再 进行 精 测 得 到 准确 的 M,、M,; 用 游标 深度 卡尺 测量 出 深度 ;用 
下 面 的 公式 计算 得 出 倾斜 角 a、 上 底面 宽度 b 和 下 底面 宽度 B。 

作 直 角 三 角形 和 人 0,40,， 设 测量 圆柱 7 的 M, 时 与 圆柱 m 切 点 为 P (图 中 未 标 
出 ) 得 






































































































































sy ek 
2 2 
0,4A 0,4 7 = 72 一 六 
tan <0,0,4 = 一 一 = = 一 = : 
? AO, OP+PA r,+PA We 
天 -Fs 
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90° -a Tr» 一方 2(r, -ri) 
tan = 三 
2 MM, 2(r,-r,) +M,-M 
谷 一 访 
在 直角 三 角形 和 0,DC 中 
eA 
2 
cot ZODC= 2 
OC 
B-M 
其 中 ， OC=r; DC = 一 站， 则 
B-M, 
90° -a DC 2 1! B-M,-2r, 
cot 过 = = 
2 OC 疗 27) 
90° -a 





B-M,—2r,=2rcot 





B=M, +2n (1 reor ee] 


小 端 宽度 可 以 直接 测量 ， 因 为 是 两 条 线 的 距离 ， 直 接 测 量 误差 大 ， 所 以 按 以 下 方法 
计算 : 

在 直角 三 角形 人 GDF 中， 档 底 角度 LGDF =a, GF=(B-5)/2,， GD = 万 则 
8B-6b 
GF 2 B-b 
cp HH 2H 

b=B -2Htana 

@ 燕尾 槽 倾斜 角 及 宽度 测量 (二 )。 如 图 6-21 所 示 ， 当 燕尾 覃 两 角 相 等 时 ， 可 以 
测量 计算 出 燕尾 槽 倾斜 角 w 和 上 、 下 底面 的 宽度 尺寸 2 和 了 。 

所 用 的 量具 和 辅 具 有 工 型 游标 万 能 角度 尺 或 正弦 规 、 游 标 卡尺 、 游 标 深 度 卡尺 、 标 
准 棒 (圆柱 、 检 验 棒 ) 、 量 块 、 刀 口 形 直 尺 和 测量 平板 ; 用 工 、 开 型 游标 万 能 角度 尺 直 
接 测量 出 燕尾 醒 倾 斜 角 ， 如 图 2-61 和 图 2-62 所 示 。 

上 下 底面 宽度 的 测量 方法 同上 述 测量 方法 。 

@) 内 蕊 尾 槽 角度 的 测量 。 如 图 6-22 所 示 ， 
当 两 燕尾 角 相 等 时 ， 测 量 燕尾 角 。 

使 用 的 量具 和 辅 具有 游标 卡尺 、 游 标 深度 
卡尺 、 标 准 棒 (圆柱 、 检 验 棒 ) 、 量 块 、 刀 口 形 
直 尺 和 测量 平板 ; 把 两 个 直径 相等 的 精密 圆柱 ， 
如 图 6-22 所 示 分 别 放 在 a 的 地 方 ， 即 放 在 燕尾 
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尖 角 处 两 面 接触 先 用 量 块 量 出 尺寸 M ， 然 后 村 
用 同样 高 度 的 量 块 (高 度 为 h) 分 别 垫 在 两 圆柱 图 6-21 内 燕尾 槽 角度 和 
下 面 ， 量 出 尺寸 M,， 根据 图 6-22b 进行 计算 . 上 下 底面 宽度 测量 (二 ) 
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在 图 中 所 示 的 直角 三 角形 中 ， 
a 角 的 对 边 为 垫 在 两 圆柱 下 
面 量 块 组 的 高 度 h; a 角 的 邻 
边 由 图 6-22a 可 以 看 出 为 两 
次 测量 值 差 值 的 一 半 ，a 角 





















































按 下 式 计算 
人 hh 2h 
M-M, M,-M, a) b) 
2 图 6-22 ”内 燕尾 槽 角度 测量 示意 图 
Q = arctan 2 
M, M, 


2) 外 燕尾 覃 的 测量 。 

Q@ 外 燕尾 模 上 、 下 底 宽度 测量 (一 )。 如 图 6-23 所 示 ， 当 两 燕尾 角 相 等 时 ， 测 量 
燕尾 角 和 外 燕尾 模 上 、 下 底 宽度 。 

使 用 的 量具 和 辅 具 有 游标 卡尺 、 深 度 千 分 尺 、 
标准 棒 (圆柱 、 检 验 棒 ) 、 量 块 和 测量 平板 ; 把 两 
个 直径 相等 的 精密 圆柱 ， 分 别 放置 于 燕尾 覃 的 两 
侧 ， 量 出 尺寸 M; 再 用 深度 千分尺 测量 出 深度 值 万 ; 
角度 a 依据 图 2-62 图 ， 用 开 型 游标 万 能 角度 尺 检 测 
























































得 到 。 
a | 6-2 燕尾 槽 上 、 
同 理 ， 参 照 内 燕尾 模 上 、 下 底 宽度 测量 计算 方 ge 
法 可 以 得 到 宽度 测量 


b=M-2r 1+eot 人] 


B=b+2Hcota 

@ 外 燕尾 槽 上 、 下 底 宽 测量 (二 ) 。 如 图 6-24 所 示 ， 当 两 燕尾 角 相 等 时 ， 测 量 燕 
尾 角 和 外 燕尾 槽 上 、 下 底 宽 度 。 

使 用 的 量具 和 辅 具 有 游标 卡尺 、 深 度 千 
分 尺 、 圆 柱 、 刃 口 形 直 尺 、 量 块 和 测量 平板 ; 
用 深度 千分尺 测量 尺寸 五 值 ; 角度 按 上 述 方 
法 测量 ;然后 以 燕尾 槽 一 侧面 作为 测量 基准 
面 ， 置 于 测量 平板 平面 上 ;将 一 半径 为 > 的 圆 
柱 置 于 燕尾 柳 上 ， 如 图 6-24 所 示 ; 用 量 块 和 
刀口 形 直 尺 测 出 距离 h; 按照 下 列 推导 公式 
计算 。 

过 0 点 作 直 线 OF 垂直 于 基准 面 ; 将 4B 
线 (4B// CD) 延长 ， 与 下 底线 交点 为 P。 作 
直角 三 角形 A4DC， 则 图 6-24 ”外 燕尾 槽 上 、 下 底 宽度 测量 (二 ) 
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其 中 ，4D =h-r-0B (因为 48/CD， 所 以 4B = DE); 要 想 求 得 6，， 从 上 式 可 知 ， 
就 必须 求解 0B。 





? 


在 直角 三 角形 AO4B 中 ，Z0BA =90*，404B = LOAP + LKAF, sinL04B= 


故 0B = O4sin 404B。 
在 人 KAF 中 ,因为 4B/CD， 所 以 人 KFA =a (同位 角 )， 而 本 例 中 假设 两 屯 尾 角 相 
等 ， 所 以 LFKA =a; 则 人 KAF =180° -2a=m-2a (三 角形 内 角 和 等 于 180°)。 


在 直角 人 和 OPA 中 ，04 平分 线 平分 燕尾 角 ， 即 04P = a/2，sin 子 0P_ 故 





























A 04 
04 = 一 一 。 
sin 本 
LO0AB= LOAP+ AKAF =a/2+T -2a=T -3a/2 
0B = OAsin L 04B = 一 sn 人 3 
CQ 
SE 
r 3 wT r 3a-7T 
三 cos| 了 7 /= mos 
SI = Sin 
要 
二 a sine ” 1 3a -三 
人 
SImC sinNQ SINQ SIN 7 


(3) 藻 尾 导轨 的 检测 “燕尾 导轨 与 上 述 的 外 敬 尾 相似 ， 和 内 燕尾 的 检测 方法 也 是 
大 同 小 异 ， 如 图 6-25 所 示 ， 当 两 燕尾 角 相 等 时 ,测量 燕尾 角 。 

所 用 的 量具 有 外 径 千 分 尺 、 量 块 和 深度 千分尺 ; 使 用 的 辅 具 有 直径 为 4 的 精密 
罚 柱 。 






































图 6-25 ”燕尾 导轨 的 检测 
a) 外 燕尾 导轨 测量 示意 图 b) 内 燕尾 检测 示意 图 
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把 两 个 直径 相等 的 精密 圆柱 ， 如 图 6-25a 所 示 分 别 放 在 a 的 地 方 ， 即 放 在 燕尾 尖 角 
处 两 面 接触 ; 先 用 外 径 千 分 尺 测量 出 尺寸 M,; 然后 用 同样 高 度 的 两 组 量 块 (高 度 为 h) 
分 别 垫 在 两 圆柱 下 面 ， 用 外 径 千 分 尺 测 量 出 尺寸 M,， 然 后 进行 计算 ， 有 
































2h 
a 
4. 用 除 游 标 万 能 角度 尺 以 外 的 通用 量具 测量 角度 
(1) 用 直角 尺 和 圆柱 角 尺 测量 直角 ”第 二 章 已 经 介绍 过 直角 尺 可 分 为 圆柱 角 尺 、 
刀口 形 直 角 尺 、 和 矩形 角 尺 、 和 铸铁 角 尺 和 宽 座 角 尺 。 
用 直角 尺 测 量 角 度 主要 根据 角 尺 工作 面 与 
被 测 工件 之 间 的 光 孙 大 小 进行 判断 ， 光 际 大 小 
用 目测 估计 或 用 塞 尺 确定 : 当 缝 际 小 于 0. Sum 
时 ， 看 不 见 透 光 ; 缝隙 大 于 3pm 时 ， 可 看 见 
白光 ; 当 缝 际 在 0.5 ~3km 之 间 时 ， 可 看 到 蓝 
光 。 熟练 掌握 这 种 方法 ,测量 精度 可 达 
1 ~3hm。 图 6-26 圆柱 角 尺 测量 
用 光 院 和 塞 尺 检 验 角度 的 精度 取决 于 工件 
表面 质量 和 被 测 角 两 边 的 边 长 及 确定 光 院 的 方法 。 
1) 用 圆柱 角 尺 测量 直角 
例题 : 如 图 6-26 所 示 , 设 圆柱 角 尺 的 高 =400mm， 用 塞 尺 测 得 间 际 A，= 
0. 04mm， 求 工件 实际 角度 与 90° 的 偏差 Aa。 
解 : 由 图 6-26 知 
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tanAa = 0. 04/400 = 0. 0001 
Aa = arctan0. 0001 = 20’ 

为 了 避免 圆柱 角 尺 轴线 对 其 底面 垂直 度 误差 的 影响 ， 可 将 圆柱 角 尺 转 180° 角 后 再 
进行 测量 ， 取 两 次 测量 值 的 平均 值 进行 计算 。 若 圆柱 角 尺 转 180° 后 测 得 A，= 
0.035mm， 则 

Aa =arctan{[ (A, +A,)/2 1/400)} 
=arctan| [ (0.04 +0.035)/2 1/400| = arctan 0. 00009375 = 19” 

实际 角度 为 90° - 19” =89°59'41”。 

2) 用 直角 尺 测 量 直 角 。 直 角 的 测量 时 以 标准 直角 尺 与 被 测 角 相 比 较 。 图 6-27 所 示 
为 用 光 院 法 检测 直角 ， 偏 差 的 大 小 可 按 下 式 
估算 




































































Ax2x10; 
h 
式 中 ”Aa 一 一 被 测 直 角 偏 差 〈”) ; 
A 一 一 光 隙 的 大 小 (mm); 
一 一 光 际 的 测量 高 度 (mm)。 图 6-27” 光 隙 法 检测 直角 


Aa = 
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当 间 院 大 于 0.02mm 时 ,可 用 塞 尺 测量 出 间 际 大 小 的 数值 ， 然 后 计算 出 被 测 角 度 
偏差 。 
当 间 隙 小 于 0.02mm 时 ， 可 和 凭 经 验 (上 述 缝 际 大 小 光 际 判断 的 经 验 值 ) 观测 间隙 大 
小 ， 求 得 被 测 角 的 偏差 .例如 图 中 直角 尺 高 为 400mm， 用 塞 尺 测量 出 8C =0.46mm， 由 
此 计算 出 被 测 角 偏差 Aa 为 
Ax2x10” 0.48 x2x10’ 


Aa = 万 400 =240 =4 


从 图 中 可 以 看 出 Aa 分 两 种 情况 : 一 种 是 图 6-26a 所 示 上 面 有 颖 际 ， 说 明 被 测 角度 
小 了 ; 男 一 种 是 图 6-26b 所 示 下 面 有 颖 际 ， 说 明 被 测 角度 大 了 。 由 此 判断 被 测 角 实际 角 
度 是 加 还 是 减 偏差 。 本 例 为 被 测 角 小 了 ， 要 减 偏差 ， 即 被 测 直角 的 实际 角度 为 90° - 
4' =89°56’, 

当 被 测 要 素 为 直线 时 ， 应 用 平面 的 直角 尺 ; 当 被 测 要 素 为 直线 时 ， 应 用 圆柱 的 直角 
尺 ， 也 可 以 用 平 样板 角 尺 或 刀口 形 直 角 尺 进行 测量 。 

(2) 用 水 平 仪 、 倾 斜 仪 测量 角度 ”水平仪 是 一 种 测量 小 角度 的 通用 量具 。 水 平 仪 
常用 于 设备 安装 时 的 调 水 平和 检验 机 床 导轨 的 直线 度 和 设备 的 垂直 度 ; 水 平 仪 上 标志 的 
刻度 值 是 以 lm 为 基 长 的 倾斜 值 ， 常 用 的 刻度 值 为 0.02mm/m (或 0.02mm/1000mm ) ， 
水 平 仪 一 般 没 有 做 成 Im 长 的 ， 常 用 的 框 式 水 平 仪 外 形 尺 寸 为 200mm x200mm， 对 这 种 
200mm x200mm 的 水 平 仪 ， 若 刻度 值 为 0.02mm/1000mm， 那 么 气泡 偏 移 一 格 ， 在 测量 
长 度 L=200mm 长 度 内 实际 倾斜 量 和 倾斜 角 按 下 式 计算 

实际 倾斜 量 (mm) = 水平 仪 刻度 值 xL x 气泡 偏 移 格 数 
倾斜 角 (") = (倾斜 量 /L) x2 x10 
倾斜 量 = (0.02/1000) x200 x 1mm =0. 004mm 
倾斜 角 = (0. 004/200) x2” x105 =4” 

为 了 减少 测量 次 数 ， 提 高 测量 精度 ， 通 常 将 水 平 仪 放 在 桥 板 上 进行 测量 。 桥 板 的 尺 
寸 有 固定 不 变 的 ， 也 有 做 成 可 调 的 ， 可 根据 需要 调 成 所 需要 的 尺寸 。 

例 : 将 分 度 值 为 0.02mm/1000mm 的 200mm x 200mm 的 水 平 仪 放 在 跨 距 为 500mm 
的 桥 板 上 ， 若 气泡 偏 移 1.5 格 ， 求 倾斜 量 和 倾斜 角 。 

解 : 









































































































































































































































倾斜 量 = (0. 02/1000) x500 x1. Smm =0. 015mm 
倾斜 角 = (0.015/500) x27x 105 =6” 
(3) 用 正弦 规 测量 角度 如  c 8 


图 6-28 所 示 ， 以 底面 4 为 基准 4 人 习 
面 ， 将 工件 的 4 面 放 在 正弦 规 上 ， 


在 正弦 规 一 端 垫 选择 好 的 量 块 ， 






































| 
使 工件 BC 面 与 正弦 规 所 在 平面 
平行 ， 即 的 大 小 应 使 千 分 表 在 a) 
工件 BC 上 各 点 示 值 相同 。 图 6-28 ”正弦 规 测量 
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由 正 弱 规 两 圆柱 中 心 距 工 和 所 垫 量 块 尺 寸 刀 可 算得 w 角 ， 即 
Q = arcsin( h/L) 











式 中 /一 一 正弦 规 两 圆柱 中 心 距 ，; 
/一 一 选择 量 块 值 。 
则 





B=180° -a 
命令 合 第 二 节 锥 度 类 零件 的 检验 


一 、 圆 锥 概述 7 

圆锥 配合 是 机 器 、 仪 A | 
器 及 工具 结构 中 常用 的 典 NNN RN 
型 配合 。 = 


圆锥 配合 与 圆柱 配合 a) 
相 比 较 ， 如 图 6-29 所 示 ， 
前 者 具有 同 轴 度 精度 高 ， 
紧密 性 好 ， 间 际 或 过 一 可 
以 调整 ， 可 利用 摩擦 力 来 传递 转 矩 等 优点 。 


二 、 圆 锥 的 配合 与 公差 


1. 圆锥 公差 与 配合 基本 参数 

(1) 术语 与 定义 

1) 圆锥 表面 : 与 轴线 成 一 定 角度 ， 且 一 端 相 交 于 轴线 的 一 条 直线 段 (母线 ) ， 围 
绕 着 该 轴线 旋转 形成 的 表面 ， 如 图 6-30 所 示 。 

2) 圆锥 : 由 圆锥 表面 与 一 定 尺寸 所 限定 的 几何 体 。 外 圆锥 是 外 表面 为 圆锥 表面 的 
几何 体 ; 内 圆锥 是 内 表面 为 圆锥 表面 的 几何 体 。 

3) 圆锥 角 w: 在 通过 圆锥 轴线 的 截面 内 ， 两 条 素 线 间 的 夹 角 ， 如 岁 6-31 所 示 。 锥 
角 的 一 半 也 称 为 斜 角 a/2。 



































图 6-29 ”圆锥 配合 和 圆柱 配合 示意 图 


















































母线 
轴线 
圆锥 表面 
图 6-30 ”圆锥 表面 示意 图 图 6-31 圆锥 及 其 参数 示意 图 
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4) 锥 度 C: 两 个 垂直 圆锥 轴线 截面 的 圆锥 直径 D 和 d 之 差 与 该 两 截面 之 间 的 轴 向 
距离 工 之 比 ， 如 图 6-31 所 示 。 圆 锥 直径 D 和 也 称 为 圆锥 最 大 和 最 小 直径 , 工 也 称 圆 
锥 长 度 。 
































锥 度 C 与 圆锥 角 a 的 关系 为 





C =2tan 三 二 : Lt a 


2 2 2 
锥 度 一 般 用 比例 或 分 式 形式 表示 。 
最 大 圆锥 直径 D 和 最 小 圆锥 直径 4d 计算 公式 为 


D=d+2tan 7 =d+CL 
































d=D-2tan =D-CL 


上 式 反 映 了 圆锥 体 四 个 基本 参数 之 间 的 相互 关系 ， 即 圆锥 大 小 端 直径 D、d、 锥 体 
长 度 工 、 圆 锥 角 a 和 锥 度 C 之 间 的 相互 关系 ; 由 锥 度 C 可 以 算出 锥 角 a， 由 锥 角 @a 可 以 
算出 锥 度 C; 锥 度 C 表现 形式 的 含义 如 下 : 

车 设 D-d=1mm, 上 =16 mm， 则 C=1:16 或 C=1/16。 这 就 是 说 ， 对 1:16 的 锥 体 ， 
锥 体 长 度 每 差 16mm， 则 两 端 直径 就 差 Imm; 若 该 锥 体 小 头 直 径 d=20mm， 锥 体 长 L= 
48mm， 则 大 头 直径 D =20mm +48mm/16 =23mm。 

显然 ， 对 1:10 的 锥 体 ， 锥 体 长 度 每 差 
10mm， 则 大 小 头 直径 就 差 1mm。 

5) 圆锥 配合 直径 : 对 圆锥 配合 ， 内 、 
外 圆锥 的 最 大 直径 分 别 用 D,、D. 表示 ， 内 、 
外 圆锥 的 最 小 直径 分 别 用 d;、d. 表示 ， 如 
图 6-32 所 示 。 

6) 圆锥 配合 长 度 : 内 、 外 圆锥 配合 面 
闻 的 轴 向 距离 ， 如 图 6-32 所 示 。 

7) 圆锥 长 度 工 ， 最 大 圆锥 直径 截面 与 图 6-32 ”圆锥 配合 几何 参数 示意 图 
最 小 圆锥 直径 截面 之 间 的 轴 向 距离 。 ae 

8) 圆锥 直径 圆锥 在 垂直 于 其 轴线 的 截面 上 的 直径 ， 常 用 的 圆锥 直径 有 最 大 圆锥 
直径 D 和 最 小 圆锥 直径 d。 

例题 1: 求 锥 度 C = 1:4 的 锥 体 的 锥 角 a。 

解 : 由 C=2tan(a/2) =1/4 

得 tan(a/2) =1/8 =0. 125 

由 三 角 函 数 表 或 计算 器 可 知 . 






























































































































































Qa/2 =7°7'30” 
所 以 w =14?15'/ 
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例题 2: 知 图 








解 : C =2tan(a/2) =2tan1°47’23. 67" 
=0. 06249992 =1/16 
例题 3: 锥 度 和 和 斜 度 的 有 无 关系 。 














样 上 标 出 锥 体 斜 角 a/2 = 1*47'23. 67"， 求 工件 锥 度 C。 





斜 度 $ 是 指 棱 体 高 之 差 与 平行 于 棱 并 垂直 一 个 棱 面 的 两 个 截面 之 间 的 距离 之 比 ， 即 


斜 度 $ 与 角度 B 的 关系 为 





锥 度 C 为 





关系 。 


C = 1:[ (1/2)cot(@a/2)] 
锥 度 和 和 斜 度 从 定义 就 可 看 出 前 者 是 指 圆锥 体 ， 后 者 是 棱 体 ， 可 见 两 者 根本 没有 


(2) 锥 角 与 锥 度 系列 


1) 一 般 用 途 





圆锥 。 一 般 用 途 圆 





S=(H-h)/L 


S=tanB =1:cotB 


锥 的 锥 度 与 锥 角 系列 见 表 6-3， 选 月 











时， 应 优先 选 


用 系列 1， 当 不 能 满足 需要 时 ， 应 优先 选用 系列 2， 为 便于 圆锥 件 的 设计 、 生 产 、 检 验 








和 控制 ， 表 6-3 中 给 出 了 圆锥 角 或 勿 











E 度 的 推算 值 ， 其 有 效 位 数 可 按 需 要 确定 。 













































































表 6-3 一 般 用 途 圆锥 的 锥 度 与 锥 角 系 列 
推算 值 
基本 值 
圆锥 角 wa 
锥 度 C 

系列 1 系列 2 86405606， Ce rad 
120° 一 一 2. 09439510 1:0. 2886751 
90° 一 一 1. 57079633 1:0. 5000000 

75° 一 一 1. 30899694 1:0. 6516127 
60。 一 一 1. 04719755 1:0. 8660254 
45° 一 一 0. 78539816 1:1.2071068 
30。 一 一 0. 52359878 1:1. 8660254 
1:3 18°55'28. 7199”" 18. 92464442° 0. 33029735 一 

1:4 14°15'0. 1177" 14. 25003270° 0. 24870999 一 
1:5 11°25'16. 2706" 11. 42118627° 0. 19933730 一 

1:6 9°31'38. 2202” 9. 52728338° 0. 16628246 一 

TH 8°10’16. 4408” 8. 17123356° 0. 14261493 一 

1:8 7°9'9. 6075” 7. 15266875° 0. 12483762 一 
1:10 5°43'29. 3176" 5. 72481045° 0. 09991679 一 

1:12 4°46'18. 7970”" 4. 77188806。 0. 08328516 一 

1:15 3°49'5. 8975”" 3. 81830487° 0. 06664199 一 
1:20 2°51'51. 0925" 2. 86419237。 0. 04998959 一 
1:30 1°54'34. 8570" 1. 90968251。 0. 03333025 一 
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( 续 ) 
推算 值 
基本 值 
圆锥 角 a 
锥 度 C 
系列 1 系列 2 COD (© rad 
1:50 1°8'45. 1586" 1. 14587740° 0. 01999933 一 
1:100 34'22. 63097 0. 57295302° 0. 00999992 一 
1:200 17'11. 3219” 0. 28647830。 0. 00499999 一 
1:500 6'52. 5295” 0. 11459152° 0. 00200000 过 
注 : 系列 1 中 120° ~1:3 的 数值 近似 按 R10/2 优先 数 系列 ，1:5 ~ 1:500 按 R10/3 优先 数 系列 ( 见 GB/T 
321 一 2005 ) 。 


2) 特定 用 途 的 圆锥 。 为 方便 检验 特 提 供 表 6-4 所 示 的 圆锥 参数 ， 主 要 用 于 表 中 最 
后 一 栏 所 指定 的 用 途 。 
表 6-4 特定 用 途 的 圆锥 

























































































推算 值 
- 标准 号 GB/T 
基本 值 圆锥 角 wa ] 途 
锥 度 C 《ISO) 
(°)(')(") (°) rad 
(5237) 
11°54’ 一 二 0. 20769418 | 1:4.7974511 
(8489-5) 
(8489-3) 
8°40’ 一 一 0. 15126187 | 1:6. 5984415 (8489-4) 
方 2 局 
7° 一 一 0. 12217305 | 1:8. 1749277 (8489-2) 
1:38 1°30'27. 7080" | 1. 50769667。 | 0.02631427 一 (368 ) 
1:64 | 0"53'42. 8220" | 0. 89522834。 | 0.01562468 一 (368 ) 

7:24 “|116"35'39. 4443"| 16. 59429008。 | 0. 28962500 | 1:3.4285714 机 床 主轴 
(297 ) 工具 配合 
1:12. 262 | 4"40'12. 1514” | 4. 67004205。 | 0. 08150761 有 (239) 机 各 锥 度 No. 2 
1:12. 972 | 4°24'52. 9039” | 4. 41469552。 | 0. 07705097 2 (239 ) 机 各 锥 度 No. 1 
1:15.748 | 3"38'13. 4429" | 3. 63706747。 | 0. 06347880 一 (239) 机 各 锥 度 No. 33 

1962 
(594-1) ee 
6:100 | 3"26'12. 1776" | 3.43671600° | 0.05998201 | 1:16.6666667 (503.1) 医疗 设备 
(595-2) 

1:18.779 | 3°3’1.2070” | 3.05033527。 | 0.05323839 (239) 机 各 锥 度 No. 3 
1:19. 002 | 3°0'52.3956” | 3.01455434° | 0. 05261390 一 1443(296) 莫 氏 锥 度 No. 5 
1:19. 180 | 2°59'11.7258” | 2. 98659050。 | 0. 05212584 一 1443(296) 莫 氏 锥 度 No. 6 
1:19.212 | 2°58’'53. 8255” | 2. 98161820。 | 0. 05203905 一 1443(296 ) 莫 氏 锥 度 No. 0 
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推算 值 





基本 值 圆锥 角 a 
(SC (°) rad 





标准 号 GB/T 
锥 度 C (IS0) 




















1:19.254 | 2°58'30.4217” | 2.97511713° 0.05192559 


一 1443(296 ) 英 氏 锥 度 No. 4 





1:19. 264 | 2°58'24. 8644” | 2.97357343° 0. 05189865 


(239) 机 各 锥 度 No. 6 





1:19.922 | 2°52'31.4463” | 2.87540176° 0.05018523 


一 1443 (296) 英 氏 锥 度 No. 3 





1:20. 020 | 2°51'40.7960” | 2. 86133223° 0. 04993967 


一 1443(296 ) 莫 氏 锥 度 No. 2 





1:20. 047 | 2°51'26. 9283” | 2. 85748008° 0. 04987244 


一 1443(296) 英 氏 锥 度 No. 1 




















1:20. 288 | 2°49'24.7802” | 2. 82355006。 | 0.04928025 一 (239) 要 各 锥 度 No. 0 

朗 夏 普 锥 度 

1:23. 904 | 2°23'47.6244” | 2. 39656232。 | 0. 04182790 一 1443(296) 布朗 夏普 锥 度 

No.1 至 No.3 

1:28 2°2'45. 8174” | 2. 04606038。 | 0.03571049 一 (8382) 复苏 器 (医用 ) 
1:36 1°35'29. 2096” | 1. 59144711。 | 0. 02777599 一 

(5356-1) 麻醉 絮 具 














1:40 1°25'56. 3516” | 1.43231989° 0. 02499870 


2. 圆锥 配合 的 分 类 与 特点 





























圆锥 面 是 组 成 机 械 零 件 的 一 种 常用 的 典型 几何 要 素 ， 圆 锥 配合 是 机 器 设备 、 仪 器 仪 
表 和 工具 结构 中 常用 的 连接 与 配合 形式 。 基 本 圆锥 相同 的 内 、 外 圆锥 直径 之 间 ， 由 于 连 
接 不 同 所 形成 的 相互 关系 称 为 圆锥 配合 。GBZMT 12360 一 2005 《产品 几何 量 技术 规范 
(GPS) 圆锥 配合 》 适 用 于 锥 度 C 从 1:3 至 1:500， 基 本 圆锥 长 度 工 从 6 ~630 mm， 直 径 



































至 500 mm 光滑 圆锥 的 配合 。 









































(1) 配合 的 分 类 圆锥 配合 与 圆柱 配合 类 似 ， 有 三 类 : 间隙 配合 、 紧 密 配合 和 过 
盘 配 合 。 圆 锥 配合 的 基准 制 分 为 基 孔 制 和 基 轴 制 两 种 ， 标 准 推荐 优先 采用 基 妃 制 。 
1) 间隙 配合 : 具有 间隙 ， 间 隙 大 小 可 以 调整 ， 零 件 易 拆 开 ， 相 互 配 合 的 内 、 外 圆 





























锥 能 相对 运动 。 例 如， 机 床 项 尖 、 车 床 主轴 的 圆锥 轴 须 与 滑动 轴承 配合 等 。 


2) 过 渡 配 合 : 过 渡 配 合 很 严密 ， 可 以 防止 漏 气 、 漏 水 。 例 如 ， 内 燃 机 中 阀门 与 阀 














门 座 的 配合 等 。 为 了 使 配合 的 圆锥 面 有 良好 的 密 3 
类 圆锥 不 具有 互 换 性 。 














时 性 ， 内 、 外 圆锥 要 成 对 研磨 ， 所 以 这 














3) 过 般配 合 : 过 和 鳃 配合 具有 自 锁 性 ， 过 一 量 大 小 可 以 调 ， 用 于 传递 转 矩 ， 而 且 装 
他方 便 。 例 如 ， 机 床 主轴 锥 孔 与 刀具 〈 销 头 、 立 铣 刀 等 ) 锥 柄 的 配合 。 
(2) 配合 的 特点 “与 圆柱 配合 相 比 ， 圆 锥 配合 有 如 下 特点 : 

















1) 圆锥 接合 具有 较 高 的 同 轴 度 ， 对 中 性 好 。 
的 作用 下 间 队 可 以 调整 ， 因 而 可 以 消除 间隙 ， 实 











在 轴 向 力 的 作用 下 自动 对 中 ， 以 保证 内 外 圆锥 体 的 轴线 具有 较 高 精度 的 同 轴 度 ) ， 而 且 


























在 圆锥 配合 中 ， 内 、 外 圆锥 在 轴 向 力 
现 内 外 圆锥 轴线 的 对 中 ( 内、 外 圆锥 




















经 多 次 拆 装 不 降低 同 轴 度 ; 而 圆柱 间隙 配合 中 ， 孔 与 轴 的 轴线 不 重合 ， 如 图 6-33 所 示 。 
2) 圆锥 接合 的 配合 性 质 可 以 调整 。 圆 锥 配合 中 ， 间 辽 或 过 盘 的 大 小 可 以 通过 内 、 
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外 圆锥 的 轴 向 相对 位 移 来 调整 ， 能 补偿 磨损 ， 延 长 使 用 寿命 ; 但 在 圆柱 配合 中 ， 间 院 、 
过 盘 的 大 小 不 能 调整 。 

3) 圆锥 接合 密封 性 好 ， 内 、 外 圆锥 的 表面 经 过 配对 研磨 后 ， 虽 无 互 换 性 ， 但 配合 
起 来 具有 良好 的 自 锁 性 和 密封 性 ， 常 被 用 在 防止 漏 气 、 漏 水 等 场合 。 

4) 不 足 之 处 是 圆锥 配合 结构 复杂 ， 影 响 互 换 性 的 参数 比较 多 ， 加 工 和 检验 都 比较 
困难 ， 不 适合 于 孔 轴 轴 向 相对 位 置 要 求 较 高 的 场合 。 




































































a) 


图 6-33 ”圆柱 间隙 配合 和 圆锥 间 际 配合 的 比较 
a) 圆柱 间 除 配合 b) 圆锥 间 除 配合 














(3) 配合 的 形成 方法 ”因为 圆锥 配合 的 间 际 或 过 盘 可 由 内 、 外 圆锥 的 相对 轴 向 位 




















置 进行 调整 得 到 不 同 的 配合 性 质 ， 所 以 ， 对 于 圆锥 配合 不 但 要 给 出 相配 合 件 的 直径 ， 还 


























要 给 出 内 、 外 圆锥 的 相对 轴 向 位 置 。 按 确定 相配 的 内 、 外 圆锥 的 轴 向 位 置 的 方法 ， 圆 锥 


的 配合 形成 方式 可 分 为 两 类 : 结构 型 圆锥 配合 和 位 移 型 圆锥 配合 。 
1) 结构 型 圆锥 
























































配合 : 由 圆锥 结构 确定 装配 位 置 ， 内 、 外 圆锥 公差 区 之 间 的 相互 关 




















系 。 结 构 型 圆锥 配合 可 以 是 间 际 配合 、 过 渡 配 合 或 过 天 配合 。 
图 6-34 所 示 为 由 轴 肩 接触 得 到 间 院 配合 的 结构 型 圆锥 配合 示例 ; 图 6-35 所 示 为 由 
结构 尺寸 a 得 到 过 盘 配 合 的 结构 型 圆锥 配合 示例 。 





外 






































内 
基准 平面 
图 6-34 轴 肩 接触 得 到 的 图 6-35 ”结构 尺寸 a 得 到 的 
结构 型 圆锥 配合 结构 型 圆锥 配合 





2) 位 移 型 圆锥 








配合 : 内 、 外 圆锥 在 装配 时 作 一 定 相 对 轴 向 位 移 (E,) 确定 的 相互 

















关系 。 位 移 型 圆锥 配合 可 以 是 间 阶 配合 或 过 僵 配 合 。 























图 6-36 所 示 为 给 定 轴 向 位 移 E, 得 到 间 院 配合 的 位 移 型 圆锥 配合 示例 ; 图 6-37 所 
示 为 给 定 装配 力 FF 得 到 过 般配 合 的 位 移 型 圆锥 配合 示例 。 











265 


大 | 机 械 产 品 检验 工 (基础 知识 ”中 级 ) 

















图 6-36 给 定 轴 向 位 移 E, 的 圆锥 配合 





3. 圆锥 公差 
(1) 圆锥 公差 术语 








1) 公称 圆锥 : 设计 时 给 定 的 理想 形状 的 圆锥 。 公 称 圆 勿 
QD 以 一 个 公称 圆锥 直径 (最 大 圆锥 直径 D 或 最 小 圆 名 


实际 初始 位 置 终止 位 置 
7 















GHA 


图 6-37 给 定 装配 力 的 圆锥 配合 


可 用 两 种 形式 确定 : 


























公称 圆 银 
@) 以 两 个 公称 圆锥 直径 (D 和 4) 和 公称 圆 银 
































E 角 a (或 公称 圆锥 锥 度 一 般 用 比例 或 分 式 形 式 表 示 
长 度 工 确定 。 
且 圆 锥 角 相 等 ， 直 径 分 别 为 上 极限 直径 (DD.、 





2) 极限 圆锥 : 与 公称 圆锥 共 轴 





d，) 和 下 极限 直径 (D,,、d,,,) 的 两 个 圆锥 ， 如 图 6-38 所 示 。 在 垂直 圆 锁 


一 截面 上 ， 这 两 个 圆锥 的 直径 差 都 相等 。 

















度 C) 来 确定 。 








轴线 




















图 6-38 极限 圆锥 与 圆锥 直径 公差 区 








3) 实际 圆锥 角 a,: 实际 圆锥 的 任 一 轴 
平行 直线 之 间 的 夹 角 ， 如 图 6-39 所 示 。 
4) 极限 





实际 圆锥 角 











圆锥 素 线 4 
图 6-39 实际 圆锥 角 和 实际 圆锥 直径 
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圆锥 角 : 允许 的 上 极限 或 下 极限 圆锥 角 ， 如 








向 截面 内 ,包容 其 素 线 且 距离 为 最 小 


图 6-40 中 a 和 a&,,,。 











直径 4d)、 公 称 圆 锥 长 度 工 、 


的 任 


的 两 对 








图 6-40 极限 圆锥 角 与 圆锥 角 





公差 区 
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(2) 公差 项 目 ”为 了 保证 内 、 外 圆锥 的 互 换 性 和 使 用 要 求 ，GBZXT 12360 一 2005 规 
定 公 差 项 目 如 下 : 

1) 圆锥 直径 公差 7,: 圆锥 直径 的 变动 量 。 其 数值 等 于 允许 的 上 极限 圆锥 直径 与 下 
极限 圆锥 直径 之 差 ， 即 
































7 = DD, 3 D,, 一 d,s di, 
圆锥 直径 公差 区 ( 带 ) : 两 个 极限 圆锥 所 限定 的 区 域 ， 如 图 6-38 所 示 。 
圆锥 直径 公差 一 般 以 最 大 圆锥 直径 也 作为 公称 尺寸 ， 基 本 偏差 和 标准 公差 采用 光 
滑 圆 柱 公 差 配 合 的 相应 内 容 ， 详 见 GBAT 1800. 1 一 2009。 

2) 圆锥 角 公 差 A47 (AT 或 47,): 圆锥 角 的 变动 量 ， 其 数值 为 上 限 与 下 限 圆锥 角 之 
差 ， 即 







































































AT= | a, —Q,, | 
圆锥 角 公 差 可 以 用 两 种 形式 表示 : 以 角度 值 表示 的 圆锥 角 公 差 47. 和 用 线性 值 表示 
的 圆锥 角 公差 47, 。 两 者 的 换算 关系 为 
41 =AT.Lx10™ 
式 中 4 用 一 一 圆锥 角 公 差 (pm); 
A7, 一 一 圆锥 角 公差 (jm); 
[一 一 圆锥 长 度 (mm)。 
圆锥 角 公 差 区 ( 带 ) : 两 个 极限 圆锥 角 所 限定 的 区 域 ， 如 图 6-40 所 示 。 
GBZT 12360 一 2005 规定 圆锥 角 公 差 47 共有 12 个 公差 等 级 ， 用 符号 AT, 、47 、…、 
A7T', 表 示 ， 其 中 47, 级 精度 最 高 ，47, 级 精度 最 低 。 
一 般 情况 下 ， 可 不 单独 规定 圆锥 角 公 差 ， 而 是 用 圆锥 直径 公差 来 控制 圆锥 角 ; 对 于 
圆锥 角 公 差 有 更 高 要 求 的 零件 时 ， 除 规定 其 直径 公差 7 外， 还 应 给 定 圆 锥 角 公差 47。 
圆锥 角 极 限 偏 差 可 按 单 向 (a +47 或 w-47) 或 双向 取 值 。 取 双向 值 时 可 以 对 称 
(a+ 上 47) ， 也 可 以 是 不 对 称 的 ， 如 图 6-41 所 示 标 准 内 、 外 圆锥 的 接触 均匀 ， 多 采用 双 
向 对 称 取 值 。 








































































































a) b) 9) 


图 6-41 圆锥 角度 偏差 给 定形 式 
a) a+AT b) a-AT ec) a+A7T/2 


3) 圆锥 的 形状 公差 7 : 包括 素 线 直 线 度 公 差 和 截面 圆 度 公差 等 。 对 于 精度 要 求 不 
高 的 圆锥 零件 ， 其 形状 公差 由 直径 公差 (7,) 控制 ;对 于 精度 要 求 较 高 的 圆锥 零件 ， 
应 按 要 求 单 独 规定 形状 公差 7;。7; 的 数值 从 GBAT 1182 一 2008 中 选取 ， 但 应 不 大 于 圆 
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直径 ， 其 公差 
圆 所 限定 的 区 


锥 直径 公差 值 的 一 半 。 

4) 给 定 截 面 圆 锥 直径 公差 7,,: 在 垂 
直 圆 锥 轴线 的 给 定 截 面 内 ， 圆 锥 直径 允许 
的 变动 量 。 它 仅 适 用 于 该 给 的 截面 的 圆锥 























带 是 在 给 定 的 截面 内 两 同心 
域 ， 如 图 6-42 所 示 。 该 公 




















可 以 保证 两 个 相互 配合 的 圆锥 在 规定 的 截 
面 上 具有 良好 的 密封 性 图 6-42 ”给 定 截面 加 锥 直径 公差 与 公差 区 


7 公差 带 所 限定 的 是 平面 区 域 ， 而 
























































公差 带 限 定 的 是 空间 区 域 ， 两 者 是 不 同 的 。7Ts 的 数值 以 给 定 截 面 的 直径 d, 为 公称 直 


径 ， 从 GB/T 

















1800. 1 一 2009 中 选取 ; 给 定 截 面 圆锥 直径 公差 是 一 个 没有 符号 的 绝对 值 。 

















(3) 圆锥 公差 的 给 定 方法 “不 是 每 一 个 圆锥 零件 都 给 出 上 述 四 项 公差 ， 而 是 按 已 


知 圆锥 零件 的 








功能 要 求 和 工艺 特点 选取 公差 项 目 。 





国家 标准 


规定 了 两 种 圆锥 公差 的 给 定 方法 。 


1) 给 定 圆锥 的 公称 圆锥 角 a 〈 或 锥 度 C) 和 圆锥 直径 公差 7,。 由 7 确定 两 个 极限 


圆锥 ， 所 给 出 
































的 圆锥 直径 公差 具有 综合 性 。 


2) 同时 给 出 给 定 截面 圆锥 直径 公差 ,和 圆锥 角 公 差 47。7T 和 47T 分 别 规定 公差 


并 需要 分 别 满 









































足 ， 而 7ws 仅 控制 给 定 截 面 圆 锥 直径 公差 。 











(4) 未 注 公差 角 度 尺 寸 的 极限 偏差 未 注 公 差 角度 尺寸 的 极限 偏差 数值 见 表 6-5。 























表 6-5 未 注 公 差 角 度 尺寸 的 极限 偏差 数值 

















ee 长 度 分 段 /mm 了 
公差 等 级 
<10 >10~50 >50 ~120 >120 ~400 >400 
精密 
+l1 +30 士 20 +10 +5 
中 等 m 
粗糙 ec +1°30’ +1° +30’ +15’ +10’ 
最 粗 v +3° +2° +1° 土 30' 土 20/ 






































QD 对 角度 ， 指 短 边 长 度 ; 对 圆锥 角 ， 指 圆锥 素 线 长 度 。 











三 、 锥 度 的 检测 


锥 度 的 测量 方法 主要 有 : 直接 测量 、 间 接 测量 、 量 规 单项 检验 和 量规 综合 检验 。 


直接 测量 
的 数值 。 











到 锥 角 是 指 采 用 游标 万 能 角度 尺 、 光 学 测 角 仪 的 计量 带 具 测量 实际 


























间接 测量 


示 器 、 量 块 、 正 弦 规 、 钢 球 (圆柱 ) 及 辅助 工具 等 常用 测量 器 具 组 合 ， 测 量 锥 度 或 角 


度 有 关 的 尺寸 


到 锥 角 是 指 测量 与 被 测 圆锥 角 有 一 定 的 函数 关系 的 否 干 线性 尺寸 ， 通过 指 
































， 按 几何 关系 换算 出 被 测 的 锥 度 或 角度 。 




















用 量规 检测 圆锥 角 偏 差 : 大 批量 生产 条 件 下 ， 圆 锥 的 检测 多 用 圆锥 量规 ， 内 、 外 加 
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锥 的 圆锥 角 实 际 偏差 可 分 别 用 圆锥 量规 检测 。 

用 量规 检测 圆锥 锥 角 、 大 小 端 直 径 : 对 于 圆锥 几何 尺寸 ,包括 锥 角 、 大 小 端 直径 
(形状 误差 ) 和 基 面 距 进 行 综合 检验 ， 保 证 各 项 尺寸 满足 使 用 要 求 。 下 面 介绍 一 些 生产 
车 间 常 用 的 测量 方法 。 

1. 着 色 法 

用 标准 圆锥 量规 (检验 外 锥 体 的 量规 称 为 圆锥 环 规 或 套 规 ， 检 验 内 锥 体 的 量规 称 
为 圆锥 塞 规 ) 检验 工件 锥 度 时 在 量规 表面 素 线 方向 的 全 长 上 涂 三 条 极 薄 的 (0. 002 ~ 
0.015mm) 一 层 红 月 或 印 油 ， 使 量规 与 被 测 锥 面 接触 稍 加 压力 ， 转 动量 规 ， 转 角 不 大 于 
60° ， 取 出 量规 ， 根 据 量规 上 颜色 被 擦 掉 或 工件 上 着 色 面 积 及 均匀 程度 来 判断 工件 锥 度 
的 正确 性 。 

用 着 色 法 ,要求 工 件 锥 体 表面 接触 靠近 大 端 。 对 高 精度 工件 ， 要 求 接触 长 度 为 工作 
长 度 的 85% ; 较 高 精度 工件 为 工作 长 度 的 80% ; 一 般 精 度 为 工作 长 度 的 60% ~75% ; 
用 校对 量规 检验 工作 量规 接触 长 度 不 小 于 90% ; 当 着 色 涂 层 厚 度 在 0.003mm 以 内 时 ， 
可 以 达到 较 高 的 检验 精度 。 

(1) 内 锥 体 综 合 测 量 法 

1) 形状 误差 和 基 面 距 的 偏差 。 在 塞 规 测量 面 的 
较 粗 端 (大 端 )， 有 一 台阶 形 的 缺口 (或 刻 有 两 条 环 
形 线 ) ， 台 阶 或 刻 线 之 间 的 距离 为 m, m= (7T,/C) x 
10” (7 为 工件 圆锥 直径 公差 ， 单 位 为 am; C 工件 
圆锥 锥 度 ; m 为 允许 的 轴 向 位 移 量 ， 单 位 为 mm )。 
即 m 值 就 是 工件 因 加 工 误差 引起 的 基 面 距 (用 于 帮 
定 相 互 配合 的 内 、 外 圆锥 轴 向 的 相互 距离 》 变动 的 允许 值 ， 如 图 6-43 所 示 。 
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图 6-43 ”圆锥 塞 规 刻 线 示意 














































































































| 圆锥 孔 大 
加 | 
| 


HAFA ” 国 锥 孔 小 















元 





图 6-44 ”圆锥 塞 规 的 使 用 方法 


将 被 测 的 锥 孔 和 塞 规 的 工作 面 用 清洗 剂 ( 汽 油 ) 清洗 ， 并 用 干净 的 棉纱 擦 干 ， 然 
后 将 塞 规 轻 轻 塞 人 被 测 件 锥 孔 内 使 其 紧密 贴 合 ， 如 果 锥 形 孔 的 大 端面 刚好 处 于 塞 规 缺 口 
或 两 条 刻 线 之 间 ， 并 且 塞 规 在 孔 内 不 能 晃动 ， 则 表示 被 测 锥 孔 的 孔径 、 锥 度 及 长 度 都 是 
合格 的 ; 否则 不 合格 ， 说 明 孔 径 大 或 者 小 ， 如 图 6-44 所 示 。 
2) 锥 度 和 内 表面 的 检验 。 为 了 准确 地 检验 锥 度 和 内 表面 的 加 工 情 况 ， 常 用 涂 色 法 。 
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用 红 丹 或 印 油 (或 其 他 等 效 的 材料 ) 在 圆锥 塞 规 的 工作 表面 上 将 圆周 三 等 分 ， 沿 
圆周 轴线 方向 均匀 涂 三 条 线 ， 其 涂 层 厚度 0. 002 ~ 0. 015mm; 然后 将 塞 规 轻 轻 放 入 被 测 
锥 孔 内 ， 紧 密 贴 合 ; 正 反 向 旋转 塞 规 ， 每 次 转角 为 30° 左 右 (不 超 60") ， 抽 出 塞 规 ， 观 
看 涂 色 被 抹 掉 的 部 位 和 长 度 ， 如 图 6-45 所 示 ; 根据 上 述 不 同 精度 零件 要 求 ， 或 按 图 样 
具体 规定 进行 合格 与 否 的 判定 。 















































图 6-45 用 涂 色 法 检验 锥 孔 加 工 情 况 图 6-46 ”圆锥 环 规 





(2) 外 锥 体 综合 测量 法 

1) 形状 误差 和 基 面 距 的 偏差 。 检 验 圆锥 直径 和 锥 度 用 的 光滑 套 规 称 为 环 规 ， 在 其 
测量 面孔 径 较 小 的 一 端 ， 有 半 个 端面 缩 进去 一 段 ， 形 成 一 个 台阶 形 的 缺口 ， 缺 口 的 长 度 
为 m 值 ，m 值 与 上 述 塞 规 道 理 基 本 相同 ， 如 图 6-46 所 示 。 

将 被 测 的 锥 形 轴 (工件 ) 和 塞 规 的 工作 面 用 清洗 剂 (汽油 ) 清洗 ， 并 用 干净 的 棉 
纱 擦 干 ;然后 将 环 规 轻 轻 套 入 被 测 件 锥 面 使 其 紧密 贴 合 ， 如 有 果 锥 形 轴 的 小 端面 刚好 人 处 于 
环 规 缺 口 或 两 条 刻 线 之 间 ， 并 且 环 规 不 感觉 晃动 ， 则 表示 被 测 锥 轴 的 轴 径 、 锥 度 及 长 度 
都 是 合格 的 ， 否 则 不 合格 ,说 明 轴 径 大 或 者 小 ， 如 图 6-47 所 示 。 
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工件 圆锥 套 规 工件 












4 圆锥 直径 小 





圆锥 直径 大 





图 6-47 ”圆锥 环 规 检验 锥 形 轴 的 方法 
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角度 和 锥 度 类 零件 的 检验 | | 朋 
2) 锥 度 和 内 表面 的 检验 。 为 了 准确 地 检验 轴 锥 度 和 表面 的 加 工 情况 ， 也 用 
法 ， 具 体操 作 和 判定 方法 和 用 圆锥 塞 规 检验 锥 形 孔 方法 基本 相同 ， 只 是 此 时 要 将 涂料 涂 
在 被 检查 的 锥 形 轴 上 。 























j 涂 色 
到 锥 环 规 一 般 用 涂 色 法 检验 成 批 生产 的 外 圆锥 的 锥 角 、 形 状 误差 和 基 面 距 的 偏差 。 
2. 平台 测量 法 
(1) 测量 内 锥 角 
































1) 用 两 个 不 同 直 径 钢 球 测量 内 勿 











E 角 。 如 图 6-48 所 示 ， 将 两 个 大 小 不 同 ， 直 径 分 别 
为 D,、D, 的 钢 球 先后 放置 于 被 测 内 锥 孔 中 ， 用 计量 融 具 一 一 深度 百 分 表 或 这 度 千 分 斥 


先 测 出 尺寸 厂 ， 然 后 再 测 出 五 ， 根 据 下 列 公式 推导 即 可 算出 内 锥 角 a。 
































图 6-48 ”用 钢 球 测量 内 锥 角 
在 直角 三 角形 0, KO, 中 











图 6-49 ”用 钢 球 和 量 块 测量 内 锥 
































KO, =(D, - D,)/2 
00, = (tb— HH)-D,/2+D,/2 
=(H—H)-(D,-D,)/2 








a Ko 





刀 -D, 
2(H,-H)-(D,-D,) 
。 D, -D, 
Sn JH ) -0D 2D,) 
两 个 不 同 直径 钢 球 与 量 块 测量 内 锥 角 。 如 图 6-49 所 示 ， 将 直径 为 p, 的 钢 球 
先 放置 于 被 测 内 锥 孔 中 ; 然后 放置 直径 为 D, 的 钢 球 和 尺寸 为 1 
球 正 好 与 量 块 及 内 锥 孔 相 接触 ; 根据 下 列 公 式 推 导 即 可 算出 内 银 











2) 用 





























的 量 块 ， 使 得 大 直径 钢 
在 直角 三 角形 OKO, 中 


E 角 a。 
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D, D, 

010, = 本 + +! 
D, -Db, 

sin Ca OK pp D-DD, 
2 0.0, DD , 2+D,+D, 
2 2 
。 太一 几 
Q =2arcsin H+D +D, 


(2) 测量 外 锥 角 测量 外 锥 角 的 方法 也 可 用 于 
测量 零件 上 两 外 表面 间 的 夹 角 。 

1) 量 块 圆柱 法 。 图 6-50 所 示 为 在 平台 上 用 两 
直径 相等 的 圆柱 和 量 块 等 测量 外 圆锥 。 将 圆锥 的 小 
端 明 下 放置 在 平台 上 ， 然 后 在 平台 上 在 锥 体 两 侧 放 
上 圆柱 4、B， 用 外 径 千 分 尺 或 游标 卡尺 测量 出 尺寸 
1'; 再 将 圆柱 用 两 等 高 块 h 垫 高 ， 并 用 外 径 千 分 尺 或 
游标 卡尺 测量 出 信 寸 4; 根据 下 列 推导 计算 出 锥 
Hos 图 6-50 量 块 圆柱 法 测量 锥 度 

在 直角 三 角形 人 44'C 中 














































































































Q =2arctan md 
2h 
2) 两 组 不 同 直径 圆柱 法 。 图 6-51 所 示 为 两 组 不 同 直径 圆柱 测量 锥 度 的 示例 。 将 圆 
锥 的 小 端 朝 下 放置 在 平台 上 ， 然 后 在 平台 上 在 锥 体 两 侧 分 别 放 置 两 组 直径 为 Dp, 、D, 的 


圆柱 ; 用 外 径 千 分 义 或 游标 卡 太 分 别 测量 出 大 小 圆柱 外 侧 距 离 矿 M、NV; 根据 下 列 推导 




































































| 





2 





a) 
图 6-51 两 组 不 同 直径 圆柱 测量 锥 度 
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计算 出 锥 角 a。 
由 图 6-51 可 知 





AT= M/2 - N/2 - D,/2 
0,4 =AT+D,/2 
在 直角 三 角形 人 0,0,4 中 ， 因 为 fF0, 是 角 平 分 线 , 而 0,.4/FK， 所 以 40,014 = 
LO,FK= (90° -a/2)/2 














o CQ D, -D, 
Wd 0,A 7 Dp,-D, 
"m2 OA MN-D, DM-N-D,+D, 
J 
2 2 
180° -4 md 
CQ 二 arclan 1 NW-D, +D, 


3. 正弦 规 测量 外 圆锥 零件 锥 角 

(1) 正弦 规 测 量 外 圆锥 零件 锥 角 (一 ) 如 图 6-52 所 示 ， 将 外 锥 体 工件 放 在 正弦 
规 上 ， 用 量 块 和 平 尺 在 测量 平板 上 测量 。 根 据 
正弦 定理 a = Zsina (a 为 整个 锥 角 ) ， 使 外 锥 体 
工件 素 线 与 测量 平板 平面 平行 ， 用 一 组 适当 的 
量 块 组 垫 起 平 直 尺 ， 观 察 其 光 院 情况 ， 如 有 漏 
光 ， 可 增 减 量 块 使 光 际 无 ， 量 块 增加 则 a 大 ; 
量 块 减少 则 a 小。 


















































AH 
Aa = arcsin —— 
Q = arcsin I 


式 中 Au 锥 角 实 际 误差 ; 

A 一 一 量 块 增 减 量 ，; 

[一 一 正弦 规 两 圆柱 中 心 距 。 

(2) 正弦 规 测量 外 圆锥 零件 锥 角 (二 ) ”如 图 6-53 所 示 ， 将 外 锥 体 工件 放 在 正弦 
规 上 ， 大 端 用 心 轴 定 位 (减少 端面 接触 面积 ) ， 正 弦 规 圆柱 下 面 执 一 量 块 组 (根据 被 测 
锥 角 计 算出 的 理论 值 ) ， 然 后 用 千 分 表 将 锥 体 零件 的 上 素 线 调整 到 与 平板 测量 平面 平 
行 ， 一 边 打 表 一 边 调整 所 垫 量 块 组 尺寸 九 ， 直 至 锥 体 的 上 素 线 (测量 长 度 范围 内 ) 完全 
与 平板 测量 平面 平行 为 止 。 按 下 式 计 算 锥 角 w， 即 








图 6-52 ”正弦 规 测量 外 圆锥 零件 锥 角 方 法 一 









































h 
sina = 一 


L 
式 中 /一 一 正弦 规 两 圆柱 中 心 距 ; 

hh 一 一 量 块 组 高 度 。 

(3) 正弦 规 测量 外 圆锥 零件 锥 角 (三 ) 事先 按 锥 角 a 公称 值 算出 量 块 组 尺寸 h 为 


h = Lsina 
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式 中 一 一 正弦 规 两 圆柱 中 心 距 ; 
a 一 一 外 圆锥 锥 角 公 称 值 。 

按 h 值 组 合 量 块 ， 放 在 平板 上 ,将 
正弦 规 的 一 个 圆柱 个 放 在 量 块 上 ， 男 一 
个 圆柱 放 在 平板 测量 平面 上 ; 然后 将 被 
测 外 圆锥 体 放 在 正弦 规 上 ， 使 圆锥 素 线 
与 平板 测量 平面 平行 ， 用 支架 上 的 千 分 
表 测 出 距离 1 的 两 点 a、Vb 读数 差 ， 如 图 
6-53 所 示 ; 计算 得 到 与 公称 角度 a 的 
偏差 Aa。 即 


























图 6-53 正弦 规 测量 外 圆锥 零件 锥 角 方法 二 





1—M, M. —M, 
x206265(") 二 一 一 一 x2Xx10 (7”) 


M, —M, -3 
Aua = 一 一 x10 (rad) = 7 7 


I 

式 中 Mi 一 一 a 点 和 二 分 表 读 数 ; 

加 一 一 b 点 千 分 表 读数 ; 
一 一 a 点 至 5 点 的 距离 。 

当 MM > MM 时 ，Aa 为 正 值 ， 若 MM, < MM 时 ，Aa 为 负 值 ， 则 圆锥 角 实际 值 为 
Qs = QW + Aa 

由 上 述 正 弦 规 测量 外 圆锥 零件 锥 角 的 三 种 方法 比较 来 看 ， 生 产 车 间 用 得 更 多 的 是 第 
三 种 方法 。 因 为 在 实际 检测 过 程 中 要 求 量 块 组 达到 完全 打 表 为 零 时 ， 需 要 较 长 时 间 ， 而 

且 选 择 量 块 组 组 合 多 次 是 有 难度 的 ， 所 以 采用 第 三 种 方法 比较 快捷 方便 ， 实 用 性 更 强 。 





















































令 令 令 第 三 节 角度 和 锥 度 类 零件 的 检验 技能 训 





练 实例 


。 训练 1 角度 块 的 检验 
角度 块 零 件 如 图 6-54 所 示 。 





A 












































Ra 0.8 +0.013 
” ”0200 







1. 尖 角 导 钝 C0.3 。 


/ Ral.6 ( A ) 
2. 未 注 公差 的 线性 尺寸 和 角度 的 精度 按 GB/T 1804 一 mY 
图 6-54 角度 块 零件 
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一 、 图 样 分 析 


1) 主要 要 求 测量 两 个 角度 。 

2) 斜 孔 孔径 和 位 置 尺寸 。 

3) 有 平行 度 的 几何 公差 要 求 。 

4) 其 余 线性 尺寸 均 未 注 尺寸 公差 要 求 。 


二 、 零 件 几 何 量 精度 分 析 


1. 几何 尺寸 

1) 本 例 零 件 主要 测量 75。 +30' 和 90° +30’， 两 个 角度 均 比 较 大 ， 公 差 为 +30'， 其 
中 一 个 可 以 用 直角 尺 比 较 测 量 ， 另 一 个 可 以 用 圆柱 测量 法 。 

2) 斜 孔 $20””mm 的 精度 最 高 ， 公 差 等 级 为 TT6， 不 能 使 用 内 测 千 分 尺 ， 而 应 
用 内 径 指 示 表 测量 ; nl 
mm， 公 差 为 0.052mm， 公 差 等 级 为 IT9。 

3) 图 样 上 未 注 公差 的 线性 尺寸 和 角度 的 精度 要 求 ， 按 技术 要 求 规定 取 m 级 ， 即 中 
等 精度 ; 具体 查 表 得 到 : 

@ (16+0.2)mm、 (24 +40.2)mm、 (50+0.3)mm、 (71 +0.3)mm、 (101 +0.3) 
mm、(135 +0.5)mm， 用 游标 卡尺 和 游标 深度 卡尺 测量 。 

@) 角度 15° + 上 30'， 用 游标 万 能 角度 尺 测量 。 

2. 几何 公差 

对 基准 面 4 的 平行 度 要 求 ， 公 差 值 为 0.03mm， 用 打 表 的 方法 。 

3. 表面 粗糙 度 

4 向 视图 中 ，%20 ”mm 斜 孔 及 其 左 侧面 和 基准 4 及 其 平行 面 、 垂 直面 的 表 
度 为 Ra0.8um， 其 余 为 Ral.6um， 该 零件 表面 粗糙 度 值 小 ， 精 度 高 。 

4. 重点 、 难 点 
重点 是 75。 £30' 角 度 的 测量 方法 ， 难点 是 20”mm 斜 孔 的 交点 距离 (23 + 
0.026) mm 的 测量 。 

三 、 检 测量 具 ( 辅 具 ) 

1) 使 用 量具 : 量程 为 18 ~35mm、 分 度 值 为 0.001mm 的 内 径 指 示 表 ，200mm 游标 
( 数 显 ) 卡尺 ，150mm 游标 深度 卡尺 ， 工 型 游标 万 能 角度 尺 ， 刀 口 形 直角 尺 ， 成 套 量 


块 ， 千 分 表 ， 刀 口 形 直 尺 ， 塞 尺 ，100mm 正 弦 规 ， 磨 工 用 表面 粗糙 度 比较 样 块 等 。 
2) 使 用 辅 具 : 干 分 表 表 座 ， 方 箱 ， 标 准 圆柱 检验 棒 ，0 级 检验 平板 。 


四 、 零 件 检测 


1. 几何 尺寸 测量 
(1) 75° +30' 和 90° +30' 测 量 
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1) 角度 90。+30' 的 检测 ， 采 用 0 级 刀口 形 直 角 尺 结合 光 际 法 测 
所 示 。 

前 面 已 经 讲 过 ， 用 光 际 法 检测 角度 需要 经 验 丰 富 的 检验 人 员 测 量 ， 因 为 测量 精度 取决 于 
仿 验 操作 人 员 的 经 验 ; 测量 中 对 误差 的 测量 、 读 数 主 要 是 观测 被 测 面 与 刀口 形 直 角 尺 刀口 
之 间 的 缝隙 宽度 来 进行 判断 的 。 若 缝隙 较 大 时 ， 可 采用 塞 塞 尺 测量 出 间隙 的 大 小 数值 ， 青 
测量 缝隙 顶点 到 刀口 形 直 角 尺 底面 的 距离 ， 通 过 计算 可 以 得 到 90° 的 实际 值 。 本 例 塞 入 塞 
尺 的 厚度 为 0.02mm， 颖 隙 顶点 到 刀口 形 直 角 尺 底面 的 距离 为 45mm (实际 高 度 (71 -24) 
mm =47mm， 去 掉 2mm 的 倒 钝 ) ， 则 缝隙 的 角度 偏差 为 Aa = arctan (0.02/45) =0. 02546rad 
x180*/T =1.459。， 显 然 是 不 合格 的 。 


， 如 图 6-55 


后 






























































































圆柱 检验 棒 2 


角度 块 工件 












































图 6-55 ”刀口 形 直角 尺 测量 90° +30' 图 6-56 零件 75° +30" 
角度 示意 图 的 检测 示意 图 








2) 角度 75° +30' 的 检测 ， 如 图 6-56 所 示 。 将 工件 75° +30' 的 长 边 工 作 面 放 在 检验 平 
板 的 测量 平面 上 ， 工 件 的 非 检 验 端 部 顶 靠 在 一 精密 方 箱 的 工作 面 上 ， 先 将 以 直径 为 的 
较 小 圆柱 检验 棒 1 放 入 工件 与 检验 平板 形成 的 75° +30' 角 内 ， 测 量 出 距离 乙 〈 用 外 径 千 分 
尺 或 用 量 块 结合 干 分 表 进 行 测量 )， 然 后 ， 再 换 上 一 直径 为 d, 的 较 大 圆柱 检验 棒 2， 重 复 
上 述 检测 过 程 ， 测 出 尺寸 到 ， 则 根据 前 述 两 不 同 直径 圆柱 测量 锥 角 的 方法 得 到 

d, -d, 
2L, -2L, -d, +d, 






























































Q =2arctan 


(2) 斜 孔 
1) $820 mm 的 检测 ， 采 用 内 径 指示 表 直 接 测量 得 到 孔径 的 值 。 
2) 420 ”mm 斜 孔 中 心 距离 (23 + 千 分 表 


0. 026) mm 的 测量 ， 由 于 精度 较 高 ， 而 且 
该 尺寸 角 特殊 ， 不 能 直接 测量 ， 一 般 采 用 
间接 测量 方法 ， 如 图 6-57 所 示 。 

在 $20mm 孔 中 无 间隙 地 搬入 心 轴 ; 
在 检验 心 轴 和 被 测 工件 直角 边 所 形成 的 角 
度 之 间 放 入 直径 为 d, 的 标准 圆柱 (检验 



























j 准 圆柱 





检验 用 心 轴 



































棒 ); 用 量 块 组 和 千 分 表 测量 出 万 值 ( 标 衣 诬 关于 作 

准 圆柱 面 的 最 远 素 线 到 平板 测量 平面 的 距 图 6-57 斜 孔 中 心 距离 
离 )， 则 被 测 的 佟 孔 中 心 距离 尺寸 h 可 按 (23 +0.026) mm 的 测量 
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下 列 公 式 计 算得 到 





























d; d 
d, 2 最 ， d, d, d 
h=H =H 
2 tan 全 cosy 2 2itan 全 2cosy 
式 中 B86 一 一 检验 心 轴 素 线 和 被 测 工件 直角 边 所 形成 的 锐角 ,该 角 可 以 通过 实测 的 直角 
和 角 换 算得 到 ; 


7 一 一 15° 角 的 实际 角度 ， 可 以 直接 测量 得 到 ; 
qd 一 一 检验 心 轴 直 径 ; 
一 一 标准 圆柱 直径 。 

(3) 图 样 上 未 注 公 差 的 线性 尺寸 和 角度 ”这 些 尺 寸 的 精度 要 求 按 技术 要 求 规定 取 
m 级 ， 即 中 等 精度 ; 具体 查 表 得 到 : 

1) (16+0.2)mm、(24+0.2)mm、(50+0.3)mm、(71+0.3)mm、(135 £0.5) 
mm， 用 游标 卡尺 直接 测量 得 到 ; (16 +0.2)mm 和 (135+0.5)mm， 测 量 时 应 注意 ， 多 
测 几 次 ; (101 +0.3)mm， 用 游标 深度 卡尺 直接 测量 得 到 。 

2) 角度 15° +30' 用 游标 万 能 角度 尺 
测量 外 角 ， 与 180° 的 差 值 即 为 15° 角 的 
实测 值 。 

2. 几何 误差 测量 

对 基准 面 4 的 平行 度 误差 检测 如 图 
6-58 所 示 。 

将 工作 基准 面 4 放置 在 0 级 检验 平板 。 图 6-58 对 基准 面 4 的 平行 度 误差 检测 
测量 面 上 ; 调整 好 的 千 分 表 及 表 座 放 在 检 
验 平板 测量 面 上 ; 将 千 分 表 测 头 与 被 测 面 接触 ， 沿 检验 平板 测量 面 移动 表 座 ， 带 动 测 头 在 被 
测 平面 上 移动 ; 观测 记录 千 分 表 表 盘 指针 的 摆动 范围 ， 并 记录 ; 摆动 的 最 大 范围 〈 即 最 大 与 
最 小 读数 差 ) ， 就 是 被 测 面相 对 于 基准 面 4 的 平行 度 误差 ， 本 例 为 0.03mm， 合格 。 

3. 表面 粗糙 度 

该 工件 表面 粗糙 度 精 度 比较 高 ， 应 该 是 用 磨床 加 工 而 成 的 ， 对照 磨 工 用 表面 粗糙 度 
比较 样 块 对 被 检测 面 进行 比 对 目测 得 出 检测 结果 。 


五 、 重 点 、 难 点 测量 及 讲评 


在 该 零件 的 检测 过 程 中 ， 斜 孔 中 心 位 置 的 检测 方法 ， 特 别 是 公式 计算 是 有 难度 的 ; 
再 则 75"* 30 “的 检验 方法 ， 由 于 角度 公差 比较 大 ， 也 可 以 直接 用 游标 万 能 角度 尺 进行 测 
， 不 过 会 产生 误差 ， 本 例 给 出 的 方法 是 精度 测量 比较 高 的 方法 ， 用 此 方法 检验 应 该 是 
最 有 效 和 最 准确 的 方法 。 
。 训 练 2 六角 螺母 的 检验 


六 角 螺 母 如 图 6-59 所 示 。 
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6-59 ”六角 螺母 








一 、 图 样 分 析 


1) 六 角 螺 母 技术 要 求 : 材料 45 钢 ; 钳工 加 工件 ; 各 铁 削 面 平面 度 公差 为 0.05mm; 
锐 边 倒 圆 RO. 3mm。 

2) 尺寸 标注 : 角度 、 外 形 尺寸 、 中 心 距 和 螺纹 尺寸 。 

3) 几何 公差 有 平行 度 和 垂直 度 要 求 及 表面 粗糙 度 要 求 。 


二 、 零 件 几 何 量 精度 分 析 


1. 几何 尺寸 

1) 角度 120° +6' 六 处 ， 精 度 中 等 ， 可 以 用 游标 万 能 角度 尺 直 接 测量 。 

2) 外 形 尺寸 

@ (35 +0.10)mm (三 处 ) ， 用 游标 卡尺 测量 。 

@) 30 ，, mm 精度 高 ， 采 用 千 分 表 配 量 块 打 表 的 方法 测量 。 

3) 中 心 距 (17.5 +0.2)mm， 公差 等 级 接近 于 IT14， 即 中 等 精度 ， 可 以 用 游标 卡 
尺 测 量 计 算得 到 ， 也 可 以 采用 打 表 的 方法 。 

4) 螺纹 尺寸 : M10-7H， 用 螺纹 通 、 止 规 直 接 测量 。 

2. 几何 公差 

1) 平行 度 公差 0.08mm (三 处 )， 精 度 不 高 ， 用 百 分 表 测量 。 

2) 垂直 度 公 差 0. 08mm (六 个 面 )， 精 度 不 高 ， 用 直角 尺 和 塞 尺 测量 。 

3. 表面 粗糙 度 

除 螺纹 表面 粗糙 度 为 Ra6. 3pm 外 ， 其 余 全 部 是 Ra3.2um。 


三 、 检 测量 具 ( 辅 具 ) 


1) 使 用 量具 : 0 ~25mm 外 径 千 分 斥 ，200mm 游标 ( 数 显 ) 卡尺 ，150mm 游标 深 
度 卡 尺 ， 工 型 游标 万 能 角度 尺 ， 刀 口 形 直角 尺 ， 成 套 量 块 ， 千 分 表 ， 刀 口 尺 ， 塞 尺 ， 
100mm 正弦 规 ， 磨 工 用 表面 粗糙 度 比 较 样 块 等 。 
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2) 使 用 辅 具 : 千 分 表 表 座 ; 标准 圆柱 检验 棒 ，2 级 检验 平板 。 

四 、 零 件 检 测 

1. 几何 尺寸 测量 

1) 角度 120° +6'， 可 以 用 游标 万 能 角度 尺 直 接 测 量 ， 如 图 6-60 所 示 ， 并 直接 读 


数 ; 从 第 一 个 角度 做 标记 〈 这 点 非常 重要 ) ， 按 顺 时 针 方 向 依次 测量 六 个 角度 ; 如 果 有 
标记 或 者 是 有 特征 可 以 以 它 为 检测 第 一 个 角度 为 起 始 测量 点 ， 并 记录 。 























图 6-60 游标 万 能 角度 尺 测量 图 6-61 六 角 螺 母 平行 度 
角度 120° +6' 示 意 医 检测 示意 图 


2) 外 形 尺 寸 : 

QD (35 +0.10)mm (三 处 ) ， 用 游标 卡尺 直接 测量 得 到 。 

@ 30，, mm 精度 高 ， 采 用 千 分 表 配 量 块 打 表 的 方法 。 将 基准 面 4 放置 在 检验 平板 
测量 面 上 ; 安装 调整 好 千 分 表 及 表 座 ; 选择 Smm 和 30mm 量 块 组 合 后 放置 在 被 测 六 角 
螺母 旁 ; 首先 将 千 分 表 测 头 放 置 在 量 块 组 上 ， 多 次 移动 (移出 量 块 组 再 回 到 量 块 组 上 ) 
调整 到 零 位 ; 然后 移动 测 头 到 六 角 螺 母 被 测 面 上 ， 读 取 千 分 表 读 数 ， 判 断 量 块 组 尺寸 大 
小 后 ， 计 算得 到 实测 值 ， 或 者 查看 千 分 表 的 摆动 最 大 范围 是 否 小 于 0.20mm。 按 上 述 方 
法 ,测量 男 外 两 处 。 

3) 中 心 距 (17.5 +0.2)mm， 公差 等 级 接近 于 IT14， 即 中 等 精度 ， 可 以 用 游标 卡 
尺 测 量 内 孔 直 径 4d; 然后 测量 孔 最 低 处 到 基 面 的 距离 hn， 中 心 距 由 a = d/2 +h 计算 得 到 。 
也 可 以 采用 打 表 的 方法 : 将 心 轴 无 间隙 地 插入 螺 孔 中 ， 千 分 表 (或 百 分 表 ) 与 量 块 组 
配合 测量 心 轴 上 素 线 最 高 点 瓦 ， 测 量 心 轴 直 径 刀 ， 则 中 心 距 c = 8-D/2。 

4) 螺纹 尺寸 ， M10-7H， 用 螺纹 通 、 止 规 直 接 测 量 ， 通 规 通过 、 止 规 不 通过 为 合格 。 

2. 几何 误差 测量 

1) 平行 度 公差 0.08mm (三 处 ) ， 精 度 不 高 ， 用 百 分 表 测量 。 将 六 角 零 件 的 基准 面 
放置 在 平板 测量 平面 上 ;把 百 分 表 固定 在 高 度 尺 上 (有 可 固定 百 分 表 的 装置 ); 将 百 分 
表 测 头 置 于 六 角 零 件 被 测 表面 上 ， 如 图 6-61 所 示 。 将 表盘 转 至 大 指针 指向 零 位 ， 然 后 
轻 轻 提起 测 杆 三 次 ， 查 看 零 位 是 否 有 变化 ， 若 未 变化 ， 说 明 零 位 调整 正确 ( 表 及 安装 
合适 ) ， 可 以 测量 ; 移动 测 头 从 左 到 右 〈 图 示 为 六 角 零 件 ， 本 例 六 角 螺 母 应 沿 轴线 方法 
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测量 ， 而 且 沿 轴线 多 测量 几 条 线 取 最 大 差 值 ) ， 记 录 表 的 读数 ， 读 数 的 最 大 值 与 最 小 什 
之 差 即 为 该 测量 面 与 基准 面 的 平行 度 误差 ; 另外 两 个 面 的 平行 度 误差 测量 方法 与 此 相 

同 ， 可 以 得 到 其 平行 度 误差 值 。 
2) 垂直 度 公差 0.08mm (六 个 面 )， 精 度 不 高 ， 用 直角 尺 和 塞 尺 测量 。 
六 三 ” | | 


















图 6-62 六 角 有 零件 垂直 度 测量 示意 


测量 方法 如 图 6-62 所 示 。 将 六 角 零 件 基准 面 4 放置 于 检验 平板 测量 平面 上 ; 将 刀 
口 形 直角 尺 置 于 被 测 平面 旁 ， 紧 密 贴 合 ， 如 图 6-62 所 示 (六 角 块 零件 ， 本 例 是 六 角 螺 
母 比 该 零件 高 ) 。 查 看 贴 合 处 的 缝 除 ， 若 有 缝隙 用 塞 尺 进行 检测 ， 检 测 时 一 定 要 注意 不 
能 使 工件 和 刀口 形 直角 尺 移动 ;检测 的 缝隙 尺寸 、 颖 隙 顶点 到 平板 的 高 度 值 按 上 述 方法 
计算 得 到 被 测 面 的 垂直 度 误 差 值 ， 同 理 可 以 测量 出 其 他 五 个 面 的 垂直 度 误 差 值 。 

3. 表面 粗糙 度 测 量 

除 螺 纹 表面 粗糙 度 为 Ra6. 3pm 外 ， 其 余 全 部 是 Ra3. 2km。 用 铣工 表面 粗糙 度 比较 
样 块 和 目测 的 方法 查看 比较 得 出 被 测 面 的 表面 粗糙 度 值 。 


五 、 重 点 、 难 点 测量 及 讲评 

本 例 均 为 常规 测量 ， 重 点 是 注意 测量 垂直 度 误差 时 ， 防 止 在 塞 塞 尽 时 ， 零 件 和 直角 
尺 移动 。 

。 训 练 3 ”铣工 角度 零件 的 检验 


铣工 角度 零件 如 图 6-63 所 示 。 

该 例 是 机 械 产品 检验 工 〈 等 级 工 ) 技能 鉴定 的 一 个 实例 〈 鉴 定 是 三 个 零件 ， 这 是 
其 中 之 一 ) ， 鉴 定 现场 提供 的 有 : 该 图 样 及 其 零件 、 检 测 记录 表格 〈 提 前 提供 的 需要 准 
备 的 量具 辅 具 清 单 ) 、 平 板 等 。 

一 、 图 样 分 析 

1) 从 图 中 知道 要 检测 两 个 角度 和 几 个 长 度 尺寸 。 

2) 尺寸 标注 : 标注 出 被 测 尺 寸 的 代号 和 公差 ， 为 了 选择 量具 给 出 了 偏差 。 

二 、 零 件 几何 量 精度 分 析 


1. 几何 尺寸 
1) 角度 测量 4 +3' (两 处 )， 公 差 值 为 6， 可 以 用 游标 万 能 角度 尺 测 量 ; B + 4 
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第 六 章 ， 角 度 和 锥 度 类 零件 的 检验 由 




















| 


图 6-63 ”铣工 件 检 测 用 图 
差 值 为 8"， 同 样 用 游标 万 能 角度 尺 测量 。 

2) 外 形 尺 寸 , 万 ~ 无 公差 值 为 0.02mm; 工件 实际 尺寸 在 100mm 以 内 ， 可 见 精度 不 低 ; 
Ls ~L 公差 值 为 0.04mm， 精 度 中 等 ， 针 对 不 同 精度 尺寸 采用 打 表 法 和 外 径 和 干 分 尺 测 量 。 

2. 几何 公差 和 表面 粗糙 度 

未 给 定 几 何 公差 要 求 和 表面 粗糙 度 要 求 。 


三 、 检 测量 具 ( 辅 具 ) 


1) 使 用 量具 : I 型 游标 万 能 角度 尺 , 0 ~25mm、25 ~ 50mm、50 ~75mm、75 ~ 
100mm 外 径 千 分 尺 ， 深 度 千 分 尺 ， 量 块 ， 千 分 表 。 
2) 使 用 辅 具 : 平板 。 


四 、 零 件 检测 





1) 角度 测量 4 +3' (两 处 )， 用 游标 万 能 角度 尺 测 量 ， 角 度 尺 组 合 测量 方法 如 图 
6-64 所 示 。 


2) 角度 B+4' 公 差 值 为 8'"， 同 样 用 游标 万 能 角度 尺 测量 ， 和 角度 尺 组 合 测 量 方法 如 
图 6-65 所 示 。 











Bs. .A EA、 


铣工 件 角度 B 测量 方法 





图 6-64 ”铣工 件 角度 4 测量 方法 图 6-65 
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见 机 械 产品 检验 工 〈 基 础 知识 “中 级 ) 国 


3) 外 形 尺 寸 , 万 、L, 用 0~25mm 外 径 千 分 尺 测 量 ; L 用 25 ~ 50mm 外 径 千 分 尺 测 
量 ; L 用 深度 千分尺 测量 ; L, 用 50 ~75mm 外 径 千 分 尺 测 量 ; L, 用 25 ~50mm 外 径 千 分 
尺 测 量 ; 详情 如 图 6-66 所 示 。 








= 





五 、 重 点 、 难 点 测量 及 讲评 
游标 万 能 角度 尺 组 合 方式 是 重点 ;深度 千分尺 测量 一 端 接触 如 何 保证 紧密 贴 合 是 难点 。 











图 6-66 钳工 件 长 度 尺寸 测量 实 操 


复习 思考 题 





锥 配合 有 哪些 特点 ? 








六 沼 











锥 配合 有 哪儿 类 ? 各 适用 于 什么 场合 ? 

锥 配合 的 基本 参数 有 哪些 ? 锥 度 、 圆 锥 角 、 圆 锥 长 度 的 含义 各 是 什么 ? 

岗 锥 公差 包括 哪 三 个 方面 ? 

到 锥 的 直径 公差 与 给 定 截面 的 圆锥 直径 公差 有 什么 不 同 ? 

. 锥 度 和 和 斜 度 的 概念 是 什么 ? 两 者 有 何 关系 ? 

. 工 型 游标 万 能 角度 尺 有 哪 四 种 不 同 角度 范围 的 组 合 方式 ? 

. 用 角度 的 定 值 量具 与 被 测 平 面 角度 的 比较 法 测量 有 哪 两 种 方式 ? 画 出 检测 简 图 。 
. 试用 两 直径 相等 的 圆柱 测量 V 形 块 角 度 ， 并 画 出 检测 简 图 。 
10. 简 述 用 两 个 直径 不 同 的 圆柱 测量 V 形 槽 角度 的 方法 ， 并 画 出 测量 简 图 。 

11. 简 述 内 锥 体 综合 测量 法 检测 内 锥 形状 误差 和 基 面 距 偏差 的 方法 ， 并 画 出 测量 简 图 。 
12. 简 述 正弦 规 测量 外 圆锥 零件 锥 角 的 常用 方法 ， 并 画 出 测量 简 图 。 
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直 齿 圆柱 齿轮 及 蜗杆 的 检验 


培训 目标 : 了解 直 齿 园 柱 齿 轮 的 几何 学 术语 及 标准 定义 ; 熟悉 齿轮 参数 的 几何 代号 
由 主 代号 和 下 标 两 部 分 组 成 ; 掌握 直 齿 圆柱 齿轮 常用 的 参数 和 代号 ; 熟悉 直 齿 圆柱 齿轮 
的 精度 等 级 ;熟悉 直 齿 圆柱 齿轮 测量 项 目 和 测量 元 件 代号 ;掌握 主要 检测 项 目 一 一 具 距 
偏差 、 齿 廓 偏差 、 螺 旋 线 偏差 、 切 向 综合 偏差 、 径 向 综合 偏差 和 径 向 跳动 等 的 测量 原 
理 、 检 测 方法 熟悉 公法 线 、 此 轮 副 接触 斑点 和 此 轮 副 侧 阶 检 测 原 理 和 检测 方法 ; 掌握 
齿 厚 检测 原理 和 检测 方法 ; 了 解 基 节 偏差 、 接 触 线 偏差 检测 原理 和 检测 方法 。 





只 有 熟悉 齿轮 嘴 合 原理 ， 才 能 科学 合理 地 对 齿轮 进行 检测 。 齿 轮 的 路 合 原理 是 分 析 齿 轮 
加 工 误差 与 拟定 测量 方法 的 主要 依据 ， 为 了 科学 地 分 析 、 合 理 地 评定 齿轮 的 制造 质量 和 测量 
精度 ， 必 须 对 齿轮 的 路 合 原理 以 及 齿轮 定义 、 各 参数 和 尺寸 之 间 的 关系 有 全 面 的 了 解 ， 只 有 
这 样 才 能 保证 齿轮 的 测量 精度 ， 有 效 控制 齿轮 的 加 工 质量 和 掌握 齿轮 的 使 用 性 能 。 

齿轮 检测 的 目的 : 一 是 齿轮 加 工 完成 后 ， 鉴 定 齿 轮 的 使 用 性 能 ， 以 判定 齿轮 各 项 误 
差 是 否 符合 齿轮 传动 公差 标准 ， 是 否 达 到 了 齿轮 使 用 质量 要 求 ;二 是 在 齿轮 加 工 过程 
中 ,根据 检测 结果 ， 调 整 机 床 和 刀具 ,使 其 达到 加 工 精 度 要 求 的 几何 参数 值 ， 以 便 预防 
超 差 品 的 产生 ， 通 过 对 齿轮 各 项 误差 的 检测 及 对 齿轮 加 工 过 程 的 工艺 分 析 ， 进 一 步 找 出 
形成 齿轮 误差 的 原因 ， 并 提出 改进 措施 ， 以 便 保证 齿轮 的 加 工 质 量 。 



















































































仿 令 全 第 一 节 齿轮 术语 与 定义 、 几 何 要 素 和 偏差 


一 、 术 语 与 定义 
表 7-1 为 齿轮 的 几何 学 术语 及 定义 。 
表 7-1 齿轮 的 几何 学 术语 及 定义 


序号 术 语 定 义 简 ”图 








一 个 有 具 构 件 与 男 一 个 有 人 齿 构件 通过 其 
共 扼 齿 面 的 相继 哨 合 从 而 传递 或 接受 运动 
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到 机 械 产品 检验 工 〈 基 础 知识 “中 级 ) 





序号 | 术 语 定义 简 加 














可 赎 绕 其 轴线 转动 的 
两 齿轮 组 成 的 机 构 , 其 轴 
线 的 相对 位 置 是 固定 的 ， 
通过 轮 齿 的 相继 接触 作 
用 由 一 个 齿轮 带动 另 一 
个 齿轮 转动 


























若干 齿轮 副 的 任意 组 





3 齿轮 系 


阔 





两 轴线 相互 平行 的 齿 
轮 副 














5 锥 齿轮 副 两 轴线 相交 的 齿轮 副 





6 ”上 交错 轴 齿 轮 副 ”两 轴线 交错 的 齿轮 副 








齿轮 副 的 两 轴线 之 间 


7 中 心田 a 
中 心中 | 的 最 短 距离 

















时 


在 齿轮 副 中 使 两 轴线 
合 ( 锥 齿轮 副 ) ,或 使 两 
生平 行 ( 交 错 轴 齿轮 

8 轴 交 角 副 ) ,从 而 两 齿轮 的 旋转 

方向 得 以 相反 时 ,两 轴线 

之 一 所 必须 旋转 的 最 小 

角度 





II 只 
辐 





在 
人 入 
乡 


le 


太 





普 








江 
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( 续 ) 





若干 同 轴 构 件 组 成 的 
齿轮 机 构 , 其 中 有 一 个 或 
多 个 内 齿 圈 和 绕 公 共 轴 
线 旋转 的 一 个 或 多 个 行 
星 架 ,行星 架 上 装 有 一 个 
或 多 个 与 内 齿轮 和 一 个 
或 多 个 太阳 轮 嘴 合 的 行 
星 轮 




































TN 






两 而 而 


加 

















齿轮 副 中 齿 数 较 多 的 
那个 齿轮 

注 : 大 齿轮 是 “小 齿轮 
的 共 恩 齿轮” 的 简称 , 相 
对 于 小 齿轮 时 ,要 明确 使 
扩大 齿轮 "这 一 术语 
































在 行星 齿轮 传动 中 ,处 
于 中 心 位 置 的 外 齿轮 





























在 行星 齿轮 传动 中 , 安 
装 在 行星 架 上 的 惰 轮 




















在 行星 肯 轮 传动 中 , 支 
承 一 个 或 多 个 行星 齿轮 
的 与 太阳 轮 同 轴线 的 构 
件 











同 侧 齿 面 

















在 一 个 齿轮 上 ,各 右 侧 
齿 面 称 为 同 侧 齿 面 ,各 左 
侧 齿 面 也 称 为 同 侧 齿 面 












































在 一 个 齿轮 上 , 右 侧 齿 








异 侧 齿 












































面 与 左 侧 齿 面 互 称 异 侧 
具 面 





























轮 齿 上 的 一 个 齿 面 , 它 









































工作 齿 





与 配对 齿轮 的 齿 面 相 哮 
合并 传递 或 接受 运动 
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大 | 机 械 产 品 检验 工 (基础 知识 ”中 级 ) 





( 续 ) 
序号 | 术 语 定 义 简 ”图 





18 | 非 工 作 齿 面 工作 齿 面 的 异 侧 齿 面 








与 蜗轮 嘴 合 的 分 度 
19 蜗杆 面 为 圆柱 形 或 圆 环 形 的 
齿轮 




























































































齿 面 和 蜗杆 齿 面 旦 共 
由 和 IAI 
29 员 纶 | 大 接触 的 齿轮 
由 蜗杆 及 其 配对 蜗轮 
| 组 成 的 交错 轴 齿 轮 副 。 
21 蜗杆 珊 
有 村 天 | 入 此 旦 交错 轴 咕 合 的 师 








杆 与 蜗轮 




















革 切 线 是 与 圆柱 面 轴 
22 | 螺旋 线 | 线 成 恒定 角 的 倾斜 方向 

















































































































































































































的 回转 圆柱 曲面 的 曲线 
累 旋 线 的 切线 与 通过 
23 | 螺旋 切 点 的 圆柱 面 直 母线 
间 所 夹 的 锐 
螺旋 线 的 切线 与 垂 
24 导 程 角 于 圆柱 面 轴线 的 平面 之 
间 所 夹 的 锐 
到 柱 面 上 的 一 条 螺旋 
线 与 该 圆柱 面 的 一 条 
25 导 程 
时 程 | 母线 的 两 个 相 邻 交点 之 
间 的 距离 
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( 续 ) 
字号 | 术 语 定义 简 图 
司 柱 齿轮 和 齿轮 副 
齿 顶 圆柱 面 | ” 同 柱 齿轮 的 齿 顶 曲面 
齿 根 圆柱 面 | ”圆柱 齿轮 的 齿 根 曲 面 
分 度 圆柱 面 与 垂直 于 
分 度 贺 ”| 其 轴线 的 一 个 平面 的 交 
线 
节 圆 柱 面 被 得 直 于 其 
节 圆 | 轴线 的 一 个 平面 所 截 的 
截 线 
肯 顶 圆柱 面 被 垂直 于 其 
齿 顶 区 
于 村。 | 轴线 的 平面 所 截 的 截 线 
各。 而 下 了 
轴线 的 平面 所 截 的 稚 线 
齿轮 的 有 齿 部 位 沿 分 3 
贞 宽 | 度 贺 柱 面 的 母线 方向 度 TV 
量 的 宽度 
在 一 个 面 上 具有 一 系 
齿 条 ”| 列 相 同等 距离 齿 的 平板 
或 直 杆 
,大 办 | 车 廓 为 准确 的 或 近似 
” | 摆 线 曲线 的 圆柱 齿轮 
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天 | 机 械 产 品 检验 工 〈 基 础 知识 “中 级 ) 





( 续 ) 


术语 定义 简 ”图 





35 





轮 齿 为 若干 个 圆柱 销 DA 


， 站 
针 轮 ”| (包括 销 套 ) ,其 轴线 平行 | ~ ce 
于 齿轮 轴线 的 圆柱 齿轮 人 | 

















位 于 两 相 吵 合 齿 轮 齿 



































36 | 哨 合 线 长 度 | 顶 圆 之 间 的 作用 线 的 长 
度 
| “ 沿 存 在 哮 人 的 那 一 部 
37 | 星人 长 度 | 分 哮 合 线 的 长 度 
| 沿 存在 吐出 的 那 一 部 
出 长 度 
38 | 哮 几 长 度 | 分 哮 合 线 的 长 度 
需要 其 他 术语 和 定义 可 查阅 标准 GBMT 3374. 1 一 2010《 具 轮 术语 和 定义 ”第 1 部 
分 : 几何 学 定义 》 O 


二 、 齿 轮 传动 的 特点 、 作 用 和 基本 要 求 


1. 齿轮 传动 
在 两 个 圆柱 面 (或 圆锥 面 ) 上 切 出 轮 齿 ， 使 它们 相互 路 合 ， 并 使 一 个 轮 的 齿 将 压 








力 加 到 另 一 个 轮 的 齿 上 ， 从 而 使 男 一 个 轮 跟着 转动 ， 这 种 利用 齿轮 传递 运动 的 传动 方式 
就 是 齿轮 传动 。 


2. 主要 特点 

1) 适用 的 圆周 速度 和 传动 功率 范围 广 。 
2) 传动 效率 较 高 。 

3) 传动 比 稳定 。 

4) 寿命 较 长 。 

5) 工作 可 靠 性 较 高 。 
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6) 可 实现 平行 轴 、 任 意 角 相交 轴 和 任意 角 交 错 轴 之 间 的 传动 。 

7) 要 求 较 高 的 制造 和 安装 精度 ， 成 本 较 高 。 

8) 不 适 于 两 轴 之 间 远 距离 的 传动 。 

3. 齿轮 传动 的 作用 

1) 传递 转速 : 用 来 传递 功率 ， 而 且 传递 均匀 、 平 稳 、 噪 声 小 、 效 率 高 。 

2) 传递 力矩 : 用 于 传递 动力 ， 传 力 大 ， 速 度 低 。 

3) 分 度 读 数 : 用 于 测量 仪表 分 度 结构 精密 传动 。 

4. 基本 要 求 

1) 传递 运动 准确 性 : 要 求 齿 轮 在 一 转 内 传动 比 变 化 小 ,使 主动 轮 和 从 动 轮 协 调 
运转 。 

2) 传动 平稳 性 : 要 求 具 轮 在 转 过 一 个 从 时 瞬时 传动 比 变 化 小 ， 使 齿轮 工作 时 冲 
击 、 振 动 及 噪声 要 小 。 

3) 载荷 分 布 均匀 性 : 要 求 在 受 载 情况 下 工作 面 接触 良好 ， 以 保证 足够 的 承载 能 
和 使 用 寿命 。 

4) 适当 的 侧 院 : 非 工 作 齿 面 间 有 间 际 ， 以 补偿 齿轮 因 温 度 和 受 力 产 生 的 变形 ， 并 
可 储存 润滑 油 ， 保 证 齿轮 正常 运转 。 


三 、 几 何 要 素 


用 于 标记 齿轮 参数 的 几何 代号 由 主 代 号 和 下 标 两 部 分 组 成 ， 主 代号 ， 由 单个 基本 字 
母 组 成 ( 见 表 7-2) ; 下 标 ， 用 来 限定 主 代号 ( 见 表 7-3、 表 7-4)。 
表 7-2 主要 几何 代号 


















































































































































































































































代号 意 义 代号 意 义 

a 中 心 距 u 齿 数 比 

b 齿 宽 0 跨 上 个 齿 的 公法 线 长 度 

c 顶 际 和 根 际 x 径 向 变 位 系数 

d 径 , 分 度 圆 直径 y 中 心 距 变 动 系 数 

e 齿 槽 宽 z 齿 数 

和 接触 轨迹 长 度 a 压力 

h 齿 高 (全 齿 高 . 齿 顶 高 . 齿 根 高 ) B 螺旋 

i 总 传动 比 y 导 程 

7 侧 际 6 锥 

M 量 柱 或 量 球 的 测量 距 £ 重合 度 

m 模 数 7 槽 宽 半 

p 齿 距 , 导 程 0 锥 齿轮 的 齿 形 角 

4 蜗轮 的 直径 系数 p 曲率 半径 
锥 距 5 轴 交 

r 半径 y 齿 厚 半角 

s 齿 厚 
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几何 代号 的 组 合 规则 如 下 : 
1) 代号 由 一 个 主 代号 或 一 个 主 代号 加 上 一 个 或 多 个 下 标 、 或 一 个 上 标 组 成 。 
2) 主 代号 可 以 是 单独 的 大 写字 母 或 小 写字 母 。 字 母 应 是 斜体 的 拉丁 文字 母 或 斜体 














的 希腊 字母 。 

3) 数字 下 标 为 整数 、 小 数 或 由 罗马 体 印刷 的 罗马 数字 。 一 个 代号 仅 能 有 一 个 数字 
下 标 。 

4) 所 有 下 标 均 应 标 在 同一 条 线 上 ， 并 低 于 主 代号 。 

5) 划 线 条 的 符号 (上面 或 下 面 划 了 线条 ) 、 除 指数 外 的 上 标 、 前 置 下 标 、 前 置 上 














、 二 次 下 标 、 二 次 上 标 以 及 破 折 号 均 应 避免 使 用 。 
当 使 用 一 个 以 上 的 下 标 代 号 时 ， 推 荐 用 表 7-5 给 出 的 顺序 。 代 号 示例 见 表 7-6。 
表 7-3 主要 下 标 

































































代号 意 义 代号 意 义 
a 顶 t 端 平面 
b 基 圆 u 有 效 的 
e 外 W 嘴 合 状态 
f 根 x 轴 向 
i 内 y 任意 点 
k 跨 齿 数 z 导 程 
m 平均 a 齿 廓 
法 向 B 螺旋 方向 上 ( 齿 向 ) 
p 基本 齿 条 齿 廓 Yy 总 的 
r 半径 的 














表 7-4 缩写 下 标 和 数字 下 标 

















缩写 下 标 
下 标 act max min pr 
意 义 实际 的 最 大 的 最 小 的 突 台 
数字 下 标 
下 标 0 1 2 3 
意 义 刀具 小 轮 大 轮 标准 齿轮 











表 7-5 下 标 顺序 








a,b,m,f 











表 7-6 代号 示例 


d 


dw 























小 轮 的 分 度 圆 





























大 轮 的 节 圆 直径 
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四 、 轮 齿 同 侧 

1. 齿 距 偏差 

1) 单个 齿 距 偏差 
上 ， 在 接近 齿 高 中 部 的 一 





心 的 加 上 ， 实 际 齿 距 与 理论 齿 距 的 代数 


差 ， 如 图 7-1 所 示 。 
2) 齿 距 累积 偏差 
齿 距 的 实际 弧 长 与 理论 























齿 面 偏差 的 定义 和 人 允许 值 Hh 


GD) : 在 端 平 面 











个 与 齿轮 轴线 同 
-一 一 一 - 理论 齿 廓 
(RD): 任意 天 个 实际 齿 廊 
弧 长 的 代数 差 图 7-1 齿 距 偏 差 与 齿 距 累积 偏差 





(图 7-1)， 理论 上 等 于 个 齿 距 的 各 单个 


齿 距 偏差 的 代数 和 。 








3) 齿 距 累积 总 偏差 () : 齿轮 同 侧 齿 面 任意 弧 段 (k=1 ~z) 内 的 最 大 齿 距 累积 


偏差 。 它 表现 为 具 距 累积 
2. 齿 廓 偏差 














局 差 曲线 的 总 幅 值 。 








1) 齿 廓 偏差 : 实际 齿 廓 偏离 设计 齿 廓 的 量 ， 该 量 在 端 平面 内 且 垂 直 于 渐 开 线 齿 廓 


的 方向 计 值 。 


@D 可 用 长 度 (Du ): 




















等 于 两 条 端面 基 圆 切线 长 度 之 差 。 其 中 一 条 是 从 基 圆 延伸 到 








可 用 齿 廓 的 外 界限 点 ， 另 一 条 是 从 基 圆 到 可 用 齿 廓 的 内 界限 点 。 
依据 设计 ， 可 用 长 度 被 齿 项 、 齿 项 倒 棱 或 齿 顶 倒 圆 的 起 始点 (4 点 ) 限定 。 对 于 齿 
根 ， 可 用 长 度 被 齿 根 圆 角 或 挖 根 的 起 始点 (点) 所 限定 。 




















用 长 度 对 应 于 有 效 齿 廊 的 那 部 分 。 对 于 齿 项 ， 有 效 长 度 的 








界限 点 与 可 用 长 度 的 界限 点 (4 点 ) 相同 。 对 于 齿 根 ， 有 效 长 度 延伸 到 与 之 配对 齿轮 有 
效 哮 合 的 终点 ( 即 有 效 齿 廓 的 起 始点 )。 如 不 知道 配对 齿轮 ， 则 点 为 与 基本 齿 条 相 
路 合 的 有 效 齿 廊 的 起 始点 。 

@) 齿 廊 计 值 范围 (ZL) : 可 用 长 度 中 的 一 部 分 ， 在 L 内 应 遵照 规定 精度 等 级 的 公 
差 。 除 男 有 规定 外 ， 其 长 度 等 于 从 E 点 开始 的 有 效 长 度 工 :的 92%， 如 图 7-2 所 示 。 








对 于 Zns 剩 下 的 89 ， 











即 靠 近 齿 顶 处 ,Ls 与 L 之 差 这 一 区 段 ， 在 评定 齿 廊 总 偏差 和 

















齿 廊 形 状 偏差 时 ， 按 以 下 规则 计 值 : 
a. 使 偏差 量 增加 的 偏向 齿 体外 的 正 偏差 必须 计 入 偏差 值 。 





b. 除 男 有 规定 外 ， 
































对 于 负 侦 差 ， 其 公差 为 计 值 范围 L, 规定 公差 的 3 倍 。 








在 分 析 具 廓 形状 偏差 时 ， 规 则 a 和 b. 以 @@ 中 定义 的 平均 齿 廓 迹 线 为 基准 。 


@ 设计 齿 廓 : 符合 

















设计 规定 的 齿 廓 ， 当 无 其 他 限定 时 ， 是 指 端 面具 廊 。 在 齿 廓 曲 


线 图 中 ， 未 经 修 形 的 渐 开 线 齿 廊 迹 线 一 般 为 直线 。 在 图 7-2 中 设计 齿 廓 用 点 画 线 表示 。 

(9 被 测 齿 面 的 平均 齿 廊 :设计 齿 廊 迹 线 的 纵 坐 标 减 去 一 条 斜 直线 的 相应 纵 坐 标 后 
得 到 的 一 条 迹 线 。 使 得 在 计 值 范 围 内 ， 实 际 齿 廊 迹 线 偏离 平均 齿 廓 迹 线 之 偏差 的 平方 和 
最 小 ， 因 此 ,平均 具 廓 迹 线 的 位 置 和 倾斜 度 可 以 用 “最 小 二 乘法 ”确定 。 平 均 齿 廓 是 











用 来 确定 f。( 图 7-2b) 



































和 fi。( 图 7-2c) 的 一 条 辅助 具 廊 迹 线 。 
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2) 齿 廓 总 偏差 (Ff) : 在 计算 范围 7 内， 包容 实际 齿 廊 迹 线 的 两 条 设计 齿 廓 迹 线 
间 的 距离 (图 7-2a)。 

3) 齿 廊 形状 偏差 (f, ) : 在 计算 范围 二 内 ， 包容 实 际 齿 廓 迹 线 的 ， 与 平均 齿 廓 迹 线 
完全 相同 的 两 条 迹 线 间 的 距离 ， 且 两 条 曲线 与 平均 具 廊 迹 线 的 距离 为 常数 (图 7-2b) 。 

4) 齿 廓 倾斜 偏差 (fi, ) : 在 计算 范围 L, 内 ， 两 端 与 平均 齿 廓 迹 线 相 交 的 两 条 设计 
齿 廊 迹 线 间 的 距离 (图 7-2c) 。 













































































LAE LAE 














LAF LAF 





























a) b) c) 





一 -一 一 -一 :设计 兴亡 。 介入 八 作 : 实 际 沁 亡 一 -一 一 一- 一 :平均 其 记 


i) 设计 齿 廓 : 未 修 形 的 渐 开 线 实际 齿 廓 : 在 减 薄 区 偏向 体内 ; 
ii) 设计 齿 廓 : 修 形 的 渐 开 线 (举例 ) ”实际 齿 廓 : 在 减 薄 区 偏向 体内 ; 
iii) 设计 齿 廓 : 修 形 的 渐 开 线 (举例 ) ”实际 齿 廓 : 在 减 薄 区 偏向 体外 。 


3. 螺旋 线 偏差 


1) 螺旋 线 














到 7-2 ” 齿 廊 偏差 
a) 齿 廊 总 偏差 b) 齿 廊 形 状 偏差 ec) 齿 廓 倾斜 偏差 

















凯 差 : 在 端面 基 圆 切线 方向 上 测 得 的 实际 螺旋 线 偏离 设计 螺旋 线 的 量 。 














QD 迹 线 长 度 : 与 齿 宽 成 正比 而 不 包括 齿 端 倒 角 或 修 缘 在 内 的 长 度 。 
@) 螺旋 线 计 值 范 围 (ZL ) : 除 另 有 规定 外 ， 在 轮 齿 两 端 处 各 减 去 下 面 两 个 数值 中 较 
小 的 一 个 后 的 “ 迹 线 长 度 ” ， 即 5% 的 齿 宽 或 等 于 一 个 模 数 的 长 度 。 
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在 两 端 缩减 的 区 域 中 ， 螺 旋 线 总 偏差 和 螺旋 线形 状 偏差 ， 按 以 下 规则 计 值 : 
a. 使 偏差 量 增加 的 偏向 齿 体外 的 正 偏差 ， 必须 计 入 偏差 值 。 

b. 除 另 有 规定 外 ， 对 于 负 偏差 ， 其 公差 值 为 计 值 范围 L, 规定 公差 的 3 倍 。 
@) 设计 螺旋 线 : 符合 设计 规定 的 螺旋 线 。 
































注 : 在 螺旋 线 曲 线 图 中 ， 未 经 修 形 的 螺旋 线 的 迹 线 一 般 为 直线 。 在 图 7-3 中 ,设计 








螺旋 线 迹 线 用 点 画 线 表 示 。 





( 被 测 齿 面 的 平均 螺旋 线 : 设计 螺旋 线 迹 线 的 纵 坐 标 减 去 一 条 斜 直线 的 相应 纵 坐 





了 





标 后 得 到 的 一 条 迹 线 。 使 得 在 计 值 范围 内 ， 实 际 螺旋 线 迹 线 对 平均 螺旋 线 迹 线 偏差 的 
方 和 最 小 。 因 此 ， 平 均 螺 旋 线 的 位 置 和 倾斜 度 可 以 用 “最 小 二 乘法 ” 求 得 。 
注 : 平均 螺旋 线 是 用 来 确定 ;，( 图 7-3b) 和 _f,。( 图 7-3c) 的 一 条 辅助 螺旋 线 。 
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I I [I [I 
十 
- 一 一 一 -一 | + 
[一 一 -一 一 = 
| sz 
过) 上 2 >| - 2 一 | ~ 4 ”| 
a) b) 9) 
一 -一 一 -一 :设计 螺旋 线 “~ 八 / 人 VJ: 实际 螺旋 线 。 一- 一- 一 -一 一 : 平均 螺旋 线 





让) 设计 螺旋 线 : 未 修 形 的 螺旋 线 。 ”实际 螺旋 线 : 在 减 薄 区 偏向 体内 ; 

让 设计 螺旋 线 : 修 形 的 螺旋 线 (举例 ) 实际 螺旋 线 : 在 城 薄 区 偏向 体内 ; 

iii) 设计 螺旋 线 : 修 形 的 螺旋 线 (举例 ) ”实际 螺旋 线 : 在 减 薄 区 偏向 体外 。 

图 7-3 ”螺旋 线 偏差 

a) 螺旋 线 总 偏差 b) 螺旋 线形 状 偏差 ec) 螺旋 线 倾斜 偏差 




















2) 螺旋 线 总 偏差 (FF,): 在 计 值 范围 7, 内 ， 包容 实际 螺旋 线 的 两 条 设计 螺旋 线 迹 








线 间 的 距离 (图 7-3a)。 
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3) 螺旋 线形 状 偏差 (fs) : 在 计 值 范 围 1, 内 ， 包 容 实 际 螺 旋 线 迹 线 的 ， 与 平均 螺 
旋 线 迹 线 完 全 相同 的 两 条 曲线 间 的 距离 ， 且 两 条 曲线 与 平均 螺旋 线 迹 线 的 距离 为 常数 
(图 7-3b)。 

4) 螺旋 线 倾斜 偏差 (fis) : 在 计 值 范围 局 的 两 端 与 平均 螺旋 线 迹 线 相交 的 两 条 设 
计 螺 旋 线 迹 线 间 的 距离 (图 7-3c)。 

4. 切 向 综合 偏差 

1) 切 癌 综合 总 偏差 (7!) : 被 测 齿 轮 与 测量 齿轮 单 面 吵 合 检验 时 ， 被 测 齿轮 一 转 
内 ， 齿 轮 分 度 贺 上 实际 圆周 位 移 与 理论 圆周 位 移 的 最 大 差 值 ， 如 图 7-4 所 示 。 

注 : 在 检测 过 程 中 ， 只 有 同 侧 齿 面 单 面 接触 。 

2) 一 齿 切 向 综合 偏差 (f!) : 在 一 个 齿 距 内 的 切 向 综合 偏差 值 (图 7-4)。 


径 向 综合 偏差 与 径 向 跳动 的 定义 和 人 允许 值 

1. 产品 齿轮 

“产品 齿轮 ”是 指正 在 被 测量 或 评定 的 齿轮 。 

2. 径 向 综合 偏差 

径 向 综 Ge 齿轮 与 测量 齿轮 的 总 重合 度 的 影响 。 

总 偏差 (下?) 

公 向 综合 丛 验 时 ， 产 品 齿 轮 的 左右 齿 面 同时 与 测量 

后 办 接 航 ， 并 转 过 一 歼 图 时 出 现 的 中 心中 最 大 值 和 最 小 值 之 关 ， 如 图 7.5 所 示 。 
















































































































































































































































































_ 被 检验 齿轮 的 一 转 四 
| 
让 
125 23 217 19 17 15 13 11 9 7 5 3 125 
齿轮 编号 1 0 360 
图 7-4 切 向 综合 偏差 图 7-5 径 向 综合 偏差 


4. 一 此 径 向 综合 偏差 (f?) 

一 此 径 向 综合 偏差 是 当 产 品 齿轮 路 合 一 整 圈 时 ， 对 应 一 个 齿 距 (360°/z) 的 径 向 综 

遍 差 值 。 产 品 齿 轮 所 有 轮 齿 的 了 "的 最 大 值 不 应 超过 规定 的 允许 值 (图 7-5) 。 

5. 测量 齿轮 

检验 径 向 综合 偏差 时 ， 测 量 齿轮 应 在 “有 效 长 度 Le” 上 与 产品 齿轮 嘴 合 。 

对 于 直 齿 轮 可 按 规定 的 公差 确定 其 精度 等 级 。 对 于 和 斜 齿 轮 因 纵 向 重合 度 es 会 影响 

其 径 向 综合 测量 的 结果 ， 应 按 供需 双方 的 协议 来 使 用 ， 当 用 于 斜 齿轮 时 ， 其 测量 齿轮 的 
齿 宽 应 使 与 产品 货轮 吵 合 时 的 se。 小 于 或 等 于 0.5。 
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| 





6、 径 向 跳动 ,的 值 


齿轮 径 向 跳动 为 测 头 (球形 、 
圆柱 形 、 砧 形 ) 相继 置 于 每 个 齿 村 
内 时 ， 从 它 到 齿轮 轴线 的 最 大 和 最 
小 径 向 距离 之 差 。 检 查 中 ， 测 头 在 




































































近似 齿 高 中 部 与 左右 齿 面 接 触 。 





图 


7-6 所 示 为 径 向 跳动 的 图 例 ， 图 中 
偏心 量 是 径 向 跳动 的 一 部 分 。 





命 @@ 人 @ 第 二 节 


一 、 精 度 等 级 
GB/AT 10095. 1 一 2008 对 齿轮 规定 了 13 个 精度 等 级 〈 仅 适用 于 单个 齿轮 的 每 个 要 素 
规定 不 包括 齿轮 副 ) ，0 级 的 精度 最 高 ，12 级 的 精度 最 低 。 

例如 ， 对 径 向 综合 


和 精度 等 级 ， 上 明太 


10095. 1 一 2008 中 的 要 素 
径 向 综合 偏差 的 公差 仅 适 月 


轮 嘴 合 的 测 


GBZT 10095. 1 一 2008 对 过 去 常用 的 一 些 名 词 术语 
大 家 使 用 ， 简 单 介 绍 几 个 更 改 前 后 的 术语 : 如 “极限 





[a 
里 o 


























户 
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图 7-6 














四 





齿轮 的 精 育 等 级 与 测量 项 目 








局 差 测 量 结果 








所 确定 的 精度 
差 (如 齿 距 、 齿 廊 、 螺 旋 线 等 ) 将 遵守 同样 的 等 级 。 男 外 ， 
有 子 产品 齿轮 与 测量 齿轮 的 哺 合 检查 ， 而 不 适用 于 两 个 产品 齿 


等 级 ， 并 不 意 


























一 个 齿轮 (16 齿 ) 的 径 向 跳 3 








味 着 与 GB/T 





的 部 分 术语 进行 了 修改 ， 为 方便 
认 差 ” 均 改 为 “偏差 ”; 


“中 连续 











































































































































































































的 齿 距 数 ” 改 为 “相继 齿 距 数 ”; “总 公差 ” 均 改 为 “总 偏差 "， 如 “ 齿 距 累 积 总 公 
差 ” 改 为 “ 具 距 累积 总 偏差 ",，“ 齿 廊 总 公差 ” 改 为 “ 齿 廊 总 偏差 *,， “螺旋 线 总 公差 ” 
改 为 “螺旋 线 总 偏差 ”,“ 切 向 综合 总 公差 ” 改 为 “ 切 向 综合 总 偏差 . “ 径 向 综合 总 公 
差 ” 改 为 “ 径 疝 综合 总 偏差 ”等 。 
二 、 人 齿轮 的 测量 项 目 和 测量 元 件 代号 
1. 术语 和 定义 ( 表 7-7) 
表 7-7 术语 和 定义 
名 词 术语 定义 
齿轮 浙 开 线 样板 一 种 性 能 稳定 可 靠 的 标准 计量 器 具 。 它 的 渐 开 线 齿 面 是 检定 各 种 渐 开 线 仪 器 
mie 和 的 标准 。 用 于 传递 齿轮 渐 开 线 参 数量 值 , 修 正 仪 器 示 值 ,确定 仪器 示 值 误差 
齿轮 螺旋 线 样板 一 种 性 能 稳定 可 靠 的 标准 计量 器 具 。 它 的 螺旋 线 上 耸 面 是 检定 各 种 螺旋 线 仪器 
Te 的 标准 ,用 于 传递 齿轮 螺旋 线 参 数量 值 ,修正 仪器 示 值 ,确定 仪器 示 值 误差 
测量 齿轮 单 面 或 双 面 综合 检查 仪 的 测量 元 件 。 齿 廓 符合 GB/T 1356 要 求 ,用 于 测量 
ot GB/T 10095. 1 .GB/AT 10095.2 中 4 ~9 级 的 产品 齿轮 
测量 一 个 齿轮 全 部 工作 齿 面 上 的 各 点 偏差 , 按 被 测 齿 轮 齿 面 上 各 点 的 实际 哮 
齿轮 整体 偏差 测量 合 顺 序 ,排列 各 齿 的 测量 图 形 ,在 测量 图 形 上 按 规定 要 求 取 出 截面 切 向 综合 总 偏 
差 和 截面 一 具 § 切 向 综合 偏差 以 及 多 项 单 参 数 偏差 
295 
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大 | 机 械 产 品 检验 工 (基础 知识 中 级 ) 




























































































( 续 ) 
名 词 术语 定义 
公法 线 平均 长 度 偏差 ”已 | ”在 齿轮 一 周 内 ,公法 线 平均 值 与 设计 值 之 差 
公法 线 变动 量 国 。 在 齿轮 一 周 范围 内 ,实际 公法 线 最 大 值 与 最 小 值 之 差 
基 节 偏差 / 实际 基 节 与 公称 基 节 之 差 。 实 际 基 节 指 基 同 柱 切 平面 所 截 两 相 邻 同 侧 齿 面 的 
现 交 线 之 间 的 法 向 距离 
:圆柱 切 平面 内 平行 于 设 线 并 名 容 实际 线 的 两 条 直线 间 的 ; 
接 甬 线 偏差 在 基 圆柱 切 平面 内 ,平行 于 设计 接触 线 并 包容 实际 接触 线 的 两 条 直线 间 的 法 
向 距离 
在 与 齿轮 轴线 平行 而 大 约 位 于 齿 高 中 部 的 一 条 直线 上 ,任意 两 个 同 侧 齿 面 间 


轴 向 齿 距 偏差 ” 亚 。 











的 实际 距离 与 设计 值 之 差 , 沿 齿 面 法 线 方向 计 值 

















螺旋 线 波 度 偏差 An 


宽 斜 具 轮 齿 高 中 部 实际 齿 线 波纹 的 最 大 波幅 , 沿 齿 面 法 线 方向 计 值 


2. 测量 项 目 和 测量 元 件 名 称 及 代号 ( 表 7-8) 

























































































































































































表 7-8 ”测量 项 目 和 测量 元 件 名 称 及 代号 
测量 项 目 名称 或 测量 元 件 名 称 符号 或 代号 测量 项 目 名 称 或 测量 元 件 名 称 符号 或 代号 

齿 距 累 积 总 偏差 a 连续 的 齿 距 数 k 
齿 距 累积 偏差 Phx 渐 开 线 有 效 长 度 LA 
单个 齿 距 偏差 页 渐 开 线 可 用 长 度 Lar 
齿 廊 总 偏差 pe 齿 廊 计 值 范 围 Lu 
齿 廓 形状 偏差 fia 螺旋 线 计 值 范围 Lp 
齿 廓 倾斜 偏差 fua 螺旋 角 偏 差 fe 
螺旋 线 总 偏差 Fe 跨 具 测量 组 数 S 
螺旋 线形 状 偏差 fip 跨 具 具 距 累积 偏差 La 
螺旋 线 倾斜 偏差 fup 螺旋 线 波 度 波长 Ap 
切 向 综合 总 偏差 F 公法 线 上 极限 偏差 Ebns 
一 齿 切 向 综合 偏差 fi 公法 线 下 极限 偏差 Epi 
径 向 综合 总 偏差 FY 公法 线 平均 长 度 偏差 Bs 
一 齿 径 向 综合 偏差 fi 公法 线 平均 长 度 上 极限 偏差 Ev 
径 向 跳动 已 公法 线 平均 长 度 下 极限 偏差 Biri 
公法 线 长 度 Wk 齿 厚 允许 的 上 极限 偏差 Ess 
公法 线 变 动量 Bi 齿 厚 允许 的 下 极限 偏差 Ei 
具 厚 偏差 Bs 基本 齿 廓 位 移 上 极限 偏差 PH 

基 节 偏差 fip 基本 齿 廓 位 移 下 极限 偏差 En 
接触 线 偏 差 Ph, 跨 棒 测 量 距 上 极限 偏差 Ms 
轴 向 从 距 偏差 Es: 跨 棒 测量 距 下 极限 偏差 Mi 
螺旋 线 波 度 fp 小 齿轮 下 标 1 
基本 齿 廓 位 移 En 大 齿轮 下 标 2 
跨 棒 测量 距 M, 测量 齿轮 下 标 3 
圆周 侧 际 \ 法 向 侧 际 Td 工具 或 测量 元 件 ( 量 块 . 基 节 块 .蜗杆 等 ) 下 标 0 
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从 表 7-8 中 可 以 看 到 有 20 多 个 测量 项 目 ， 通 常 是 技术 或 工艺 部 门 选择 测量 项 目 ， 如 
果 该 部 门 没有 确定 测量 项 目 ， 检 验 人 员 选 定 齿轮 测量 项 目 时 要 考虑 以 下 五 个 方面 的 因素 : 

(1) 测量 目的 ”为 了 鉴定 齿轮 使 用 质量 ， 由 于 齿轮 测量 参数 多 ,误差 可 相互 补偿 ， 
应 采用 综合 测量 项 目 ; 为 了 调整 机 床 、 刀 具 、 工 件 ， 找 出 加 工 误差 产生 的 原因 ， 改 进 工 
艺 ， 应 采用 单项 测量 项 目 。 

(2) 齿轮 精度 ”测量 高 精度 齿轮 ， 选 择 能 确切 反映 齿轮 质量 项 目 及 相应 精度 的 仪 
器 ; 测量 低 精度 人 齿轮， 选择 代 用 测量 项 目 及 相应 精度 的 仪器 。 

(3) 齿轮 大 小 ”测量 小 齿轮 ， 选用 可 在 固定 式 仪器 上 测量 的 项 目 ; 测量 大 齿轮 ， 
则 选用 上 置式 或 手提 式 仪 器 测量 项 目 。 

(4) 生产 条 件 ”根据 产量 大 小 及 现 有 设备 选择 测量 项 目 。 产 量 大 时 选用 综合 测量 
项 目 ， 产量 小 时 则 选用 单项 测量 项 目 。 

(5) 检测 手段 ”根据 手中 现 有 检测 设备 选择 测量 项 目 。 一 般 只 有 通用 量具 则 选 
单项 测量 项 目 ， 如 有 齿轮 专用 检测 仪器 ， 则 选择 综合 测量 项 目 。 





















































惜 








仿 令 令 第 三 节 圆柱 齿轮 的 单项 测量 和 综合 测量 

















本 书 讨论 的 检测 方法 ， 主 要 用 于 渐 开 线 圆柱 型 产品 齿轮 精度 的 评价 ; 适用 于 其 法 向 
模 数 为 0 .5 ~70mm、 齿 宽 为 4~1000mm、 分 度 圆 直径 为 5 ~ 10000mm 的 平行 轴 传 动 的 
单个 浙 开 线 圆 柱 齿轮 。 其 基本 齿 廓 为 CB/T 1356 一 2001 《通用 机 械 和 重型 机 械 用 圆柱 齿 
轮 标准 基本 齿 条 齿 廊 》 规 定 的 齿 廊 。 

检测 的 项 目 主要 是 GB/T 10095 中 规定 的 齿 距 偏差 、 齿 廓 偏差 、 螺 旋 线 偏差 、 切 向 
综合 偏差 、 径 向 综合 偏差 和 径 向 跳动 等 。 但 是 工作 中 常用 的 公法 线 平均 长 度 偏差 及 公法 
线 变 动量 、 基 节 偏差 、 接 触 线 偏差 、 轴 向 齿 距 偏差 、 螺 旋 线 波 度 偏差 、 齿 厚 偏差 、 齿 轮 
副 接触 斑 点 和 齿轮 副 侧 际 项 目 ， 虽 然 GBAT 10095 中 没有 规定 ,但 在 生产 实践 中 是 常用 
的 替代 项 目 或 是 设计 中 用 到 的 项 目 ， 在 此 一 并 介绍 。 


一 、 齿 距 偏 差 检验 


齿 距 偏差 的 测量 方法 有 直接 法 和 
相对 法 。 具 距 偏 差 的 检验 包括 单个 齿 
距 偏差 f,、 齿 距 累 积 偏差 和 齿 距 累 
积 总 偏差 ,的 检验 。 

1. 测量 方法 和 测量 仪器 ( 表 7-9) 

2. 直接 法 

直接 法 测量 原理 如 图 7-7 所 示 。 

直接 测量 法 以 被 测 齿 轮回 转轴 线 图 7-7 人 具 距 偏差 直接 法 测量 原理 图 
为 基准 ， 测 头 的 径 向 位 置 在 齿 高 中 部 1 一 测 头 读数 系统 2 一 测 头 ”3 一 被 测 齿轮 4 一 分 度 装 置 
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到 机 械 产品 检验 工 〈 基 础 知识 “中 级 ) 





与 齿 面 接触 ， 应 保证 测 头 定位 系统 径 向 和 切 向 定位 的 重复 性 。 被 测 齿 轮 一 次 安 六 10 次 





重复 测量 ， 其 重复 性 应 不 大 于 允许 值 (公差 值 ) 的 1435。 圆 分 度 装置 











(如 圆 光 棚 、 分 度 


盘 等 ) 对 被 测 齿 轮 按理 论 齿 距 角 进行 分 度 ， 由 测 头 读数 系统 得 到 测 得 值 (圆周 方向 的 


























角度 值 或 线 值 ) ， 按 偏差 定义 进行 处 理 ， 求 得 /,、F, 和 F,。 


表 7-9 人 齿 距 偏差 的 测量 方法 和 测量 仪器 













































































































































































































































































测量 方法 测量 仪器 对 测量 仪器 及 应 用 的 要 求 
齿 距 测 量 仪 1. 测量 仪器 应 按 相应 标准 、 检 定 规程 或 其 他 有 关 技 术 文件 的 规定 进行 检 
元 各 于 检测 下 机 | 定 或 校准 ,经 计量 部 门 检定 或 校准 合格 后 方 准 使 
2. 测 头 的 选择 :在 保证 不 发 生 干 涉 和 磁 撞 的 情况 下 , 宜 选择 直径 较 大 的 
齿轮 测量 中 心 测 头 
直接 法 ee 3. 测量 基准 的 要 求 :测量 基准 的 要 求 见 GBAT 13924 一 2008 的 附录 B 
坐标 测量 机 4. 测量 位 置 的 确定 : 齿 距 偏 差 应 在 接近 齿 高 中 部 . 齿 宽 的 中 间 截 面 对 左 、 
分 度 头 右 侧 齿 面 进行 测量 。 齿 宽大 于 250 mm 的 齿轮 应 至 少 测量 齿 宽 方向 的 上 、 
中 、 下 三 个 截面 , 上、 下 截面 各 距 端面 约 15% 齿 宽 。 单 侧 齿 面 工 作 的 齿轮 允 
万 能 工具 显微镜 | 许 只 测 工作 齿 面 
廊 角 出众 羽 5. 测量 方式 :用 相对 法 测量 齿 数 少 于 60 的 齿轮 时 ,采用 逐 齿 测量 方式 ， 
Re 齿 数 等 于 或 多 于 60 的 齿轮 ,对 /, 仍 应 采用 逐 齿 测量 ,对 Fi 和 ,一 般 应 采用 
| 半自动 齿 距 仪 跨 齿 和 逐 齿 补 点 测量 方式 , 允许 在 保证 测量 不 确定 度 符合 相关 规定 的 前 提 
相对 法 ee 下 ,采用 逐 此 测量 ;四 有 必要 测量 此 下 累积 偏差 ,时 ,应 按 设 计 图 样 规定 的 
要 求 进行 测量 
旁 置式 齿 距 仪 6. 测量 不 确定 度 要 求 及 分 析 测量 温度 要 求 详 见 GB/T 13924 一 2008 


1) 测量 设备 的 计算 机 系统 自动 进行 数据 处 理 时 ， 由 输出 打印 结果 中 
































直接 获得 。 


2) 人 工 计算 法 。 逐 齿 测 得 值 按 表 7-10 所 示 方 法 计算 , 求 出 f,、F 和 F, 值 。 表 


7-10 以 z=12 齿轮 为 例 。 






























































表 7-10 直接 法 测量 数据 处 理 (单位 : pm) 
齿 距 累 积 偏差 

相对 0 号 齿 的 齿 距 单个 齿 距 偏 差 入 

齿 序 i | 公称 上 从 距 角 /(°) i a Fp = 1Fp; — Fpci-s) | 
累积 总 偏差 局 ,;( 读数 值 ) foi = Fpi — Fpci-1) 
(Ch=2) 
0(12) 0 0 5 
+2 

1 30 +2 4 

2 60 +5 +3 5 

3 90 +7 +2 5 

4 120 +10 +3 号 

5 150 +5 -5 2 

6 180 +2 一 3 8 

7 210 一 2 一 4 党 

8 240 -4 -2 6 

9 270 -7 -3 5 

10 300 -5 +2 1 

11 330 2 +3 

12 360 0 二 5 
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表 7-10 中 ,单个 齿 距 偏差 六 为 
下 ,= -5pm( 取 绝对 值 最 大 的 偏差 值 作为 测量 结果 ) 
个 齿 距 累积 偏差 下, 为 


























Fi sm 


FP 








具 距 累积 总 偏差 为 
有 = Fa -Pn = +1l0pm-( -7)umn=17km 
当 读 数值 为 角度 值 时 ， 也 按 表 7-10 所 示 方 法 处 理 ， 所 得 偏差 的 单位 为 角度 值 ， 需 
要 时 按 下 式 换 算 成 线 值 。 即 

















FE 
? 206.264 
式 中 太一 一 齿 距 累积 总 偏差 的 角度 值 (”) ; 
一 具 距 累积 总 偏差 (pm) ; 


被 测 齿 轮 分 度 圆 半径 (mm) 。 








3. 相对 法 

(1) 测量 方法 ”相对 法 测量 原理 如 图 7-8 
所 示 。 

以 被 测 齿 轮回 转轴 线 为 基准 (或 以 齿 顶 圆 为 
基准 ) ，A、B 两 个 测 头 在 接近 齿 高 中 部 分 别 与 相 
邻 同 侧 齿 面 (或 相 邻 的 几 个 齿 面 ) 接触 ， 并 处 于 
齿轮 轴线 同心 圆 及 同一 端 截面 上 测量 时 ， 以 任 一 
齿 距 (或 个 齿 距 ) 作为 相对 标准 。A、B 测 头 依 
次 测量 每 个 齿 距 (或 天 个 齿 距 ) 的 相对 差 值 ， 按 
规定 的 齿 距 偏差 的 定义 ， 对 数据 进行 处 理 ， 求 得 
单个 齿 距 偏差 f,、 齿 距 累 积 偏差 下 ,和 齿 距 累 积 总 
偏差 让。 定义 中 “理论 齿 距 ”在 采用 相对 法 测量 
时 为 所 有 实际 齿 距 的 平均 值 。 

(2) 测量 结果 人 处理 

1) 逐 齿 测量 人 工 计 算法 。 逐 齿 测量 人 工 计算 A、F 和 下, 的 方法 列 于 表 7-11， 以 
z=12 齿轮 为 例 ， 组 内 跨 齿 数 大 =2。 

表 7-11 相对 法 逐 齿 测 量 人 工 计 算法 (单位 : pm) 





























图 7-8 齿 距 偏差 相对 法 测量 原理 图 
1 一 被 测 齿轮 。”2 一 定位 测 头 A 
3 一 活动 测 头 B 4 一 传感器 




































































相对 0 号 齿 的 齿 距 累积 
风 序 i | 相对 齿 距 偏差 单个 齿 距 偏差 Et 齿 距 累积 偏差 (4=2) 
(读数 值 ) P; f= Pi=Pa 总 偏差 ;= 2 fs Fas= IF = Foy ! 
ta 
0(12) 0 5 
0 +2 

1 -2 4 

pS +1 +3 = 5 

3 0 +2 -7 5 

















大 机 械 产品 检验 工 〈 基 础 知识 “中 级 ) 



































( 续 ) 
”| 相对 仑 距 偏差 单个 齿 距 偏差 | gie 
傣 订 并 a 、 
(读数 值 )P， fou = Pi — Pn 总 偏差 Fi = Ds Fori = 1Fpi — Poi | 
二 位 
4 +1 -10 5 
5 -7 -5 -5 2 
6 -5 -3 -2 5 
7 -6 一 4 一 2 学 
8 -4 -2 -4 6 
9 -5 -3 -7 5 
10 0 +2 -5 1 
11 +1 +3 38 5 
12 0 +2 0 5 


表 7-11 中 ， 以 读数 值 P, 的 累加 值 求 相 对 齿 距 




















高 差 P, ，P, 计算 式 为 











> 
0 
从 表 7-11 求 得 单个 齿 距 极 限 偏 差 /为 
大 = 已 -PP =(-7um)-(-2um)= -5pm 
齿 距 累积 偏差 ,为 


PF = Ps =8hm 


pk 




















具 距 累积 总 偏差 ,为 


PF, = Fw — Fiwin = 10um — (=-7hm) =17hm 





2) 逐 齿 测量 作 图 法 。 作 图 法 如 图 7-9 所 示 。 
图 7-9 上 的 横 坐 标 代表 齿 序号 





= ， 纵 坐标 代表 偏差 〈 以 分 度 圆 弧 ”六 
长 计算 ) ， 将 测 得 值 按 齿 序号 ; 依 “| 裤 


次 累积 ， 标 在 坐标 图 上 。 过 坐标 原 











点 和 最 后 一 个 偏差 点 作 一 直线 ， 该 
直线 即 为 计算 f;、 和 的 基准 
线 。 相 对 基准 线 其 纵 坐 标 最 大 值 


1 


为 齿 距 累积 总 偏差 ;相隔 记 个 齿 








图 7-9 














齿 距 偏 差 相 对 法 逐 齿 测量 作 图 法 





距 的 偏差 点 ， 相 对 基准 线 其 纵 坐 标 最 大 值 ,与 最 小 值 下,,, 绝 对 值 之 和 为 齿 距 累积 偏 
差 局 ,; 相对 基准 线 的 纵 坐 标 ， 相 邻 两 个 具 距 各 偏差 点 ， 其 中 最 大 的 差 值 作为 单个 齿 距 


偏差 的 测量 结 
二 、 齿 廓 偏差 检验 
齿 廓 偏差 检验 指 齿 廓 总 








遍 差 下 ,的 检验 。 
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齿 廊 总 偏差 包括 齿 廊 形状 偏差 f 和 齿 廊 倾 斜 








忆 差 fi。。 当 测量 仪器 带 有 自动 数据 处 








理 系 统 时 ， 可 采用 最 小 二 乘法 确定 其 平均 齿 廓 迹 线 ， 从 中 分 离 出 大 入 。。 





肯 廓 总 偏差 忆 _ 、 涯 廓 展 状 偏差 矿 和 语 廓 倾 人 

















测量 方法 相同 ， 在 以 下 内 容 中 均 不 专 述 。 


对 于 设计 齿 廓 ， 可 使 用 设计 齿 廓 样板 套 被 测 齿 











局 差 , 记 . 可 在 一 次 测量 中 得 到 ， 三 者 的 














轮 测量 曲线 ， 以 确定 齿 廓 偏差， 也 可 











用 测量 设备 自动 处 理 系统 设置 的 设计 齿 廓 公差 带 ， 确定 齿 廊 偏 差 。 








1. 测量 方法 和 测量 仪器 








齿 廊 偏差 的 测量 方法 有 坐标 法 和 展 成 法 。 具 廊 偏 差 测 量 方法 和 测量 仪器 见 表 7-12。 
表 7-12 齿 廊 偏差 测量 方法 和 测量 仪器 


















































































































































测量 方法 测量 仪器 对 测量 仪器 及 应 用 的 要 求 
齿轮 测量 中 心 1. 测 i 应 标准 、 检 定 规程 或 其 他 有 关 技 术 文 件 的 规定 进行 
pr 检定 或 校准 ,经 计量 部 门 检定 或 校准 合格 后 方 准 使 用 
i CAR 2. 测 头 的 选择 ,在 保证 不 发 生 王 涉 和 碰撞 的 情况 下 , 宜 选择 直径 较 大 的 
测 头 。 展 成 法 和 旋转 坐标 法 测量 时 , 测 头 的 安装 位 置 应 使 其 工作 点 位 于 
坐标 法 万 能 齿轮 测量 机 | 被 测 齿轮 基 圆 柱 切 平 面 上 ,其 偏离 量 不 应 大 于 +0. 02mm 
3. 仪器 最 大 允许 误差 :对 于 3 ~8 级 精度 的 齿轮 ,测量 前 必须 先 用 经 法 
上 置式 直角 坐标 

































































万 能 渐 开 线 检查 仪 


定 计量 部 门 检定 的 符合 JG 332 一 2003 要 求 的 渐 开 线 样 板 (以 下 简称 样 
F 误 差 ,并 应 对 仪器 最 大 允许 误差 的 倾斜 分 量 进行 修 
入 的 误差 分 量 。 测 量 3 ~4 级 精度 的 齿轮 时 ,应 使 用 
等 渐 开 线 样板 ;测量 5 ~8 级 精度 的 齿轮 时 ,应 使 用 二 等 渐 开 线 样板 。 一 

可 称 为 标准 样板 。 所 使 用 标准 样板 应 符合 GBMT 
要 求 。 仪 器 最 大 允许 误差 的 修正 方法 见 GB/T 


测量 仪 板 ) 确定 仪器 最 大 允许 
三 坐标 测量 机 正 , 以 消除 系统 因素 引 


单 盘 式 渐 开 线 检 | 等 样板 和 二 等 样板 均 
查 仪 6467 一 2001 的 规定 和 
13924 一 2008 的 附 志 




































































| (国生 杠杆 式 ,正弦 杠 
展 成 法 | 杆 式 靠 模式 等 ) 


4. 测量 基准 的 确定 : 涡 
5. 测量 位 置 的 确 


i 量 基准 的 确定 方法 见 CBXT 13924 一 2008 的 附录 B 
; 具 § 廓 总 偏差 应 在 齿 宽 中 部 对 沿 圆周 均 布 的 不 少 于 











三 个 齿 的 左右 侧 齿 











进行 测量 。 被 测量 的 齿 高 应 大 于 或 等 于 图 样 规定 


























的 工作 齿 高 , 当 图 
浙 开 线 螺旋 线 检 | 的 工作 上 这 


查 仪 (万 能 式 、 单 盘 
式 、 分 级 圆 盘 式 ) 




















高 。 齿 宽大 于 160 mm 四 
上 .下 截面 各 距 端面 








6. 测量 不 确定 


2. 坐标 法 
坐标 法 分 为 旋转 坐标 法 和 直角 坐标 法 。 























(1) 旋转 坐标 法 测量 原理 ”旋转 坐标 法 测量 





原理 如 图 7-10 所 示 。 


以 被 测 齿 轮回 转轴 线 为 基准 ， 通 过 测 角 装 】 
(如 圆 光栅 、 分 度 装 置 )、 测 长 装置 〈 如 长 光栅 、 
激光 、 刻 尺 ) 和 测 微 系统 ， 对 齿轮 的 角 位 移 和 渐 
开 线 展开 长 度 进行 测量 。 通 过 数据 采集 和 处 理 系 
统 ， 将 被 测 齿 廓 的 实际 坐标 位 置 与 理论 坐标 位 3 
进行 比较 ， 按 偏差 定义 计算 出 、 太 与 有 。， 由 
























































记录 系统 和 打印 系统 输出 测量 参数 及 偏差 曲 











羊 未 作 规 定时 , 按 被 测 齿 轮 与 基本 齿 条 哨 合 计算 工作 齿 
齿轮 应 至 少 测量 齿 宽 方向 的 上 .中 、 下 三 个 截面 ， 
j 约 15% 齿 宽 。 单 侧 齿 面 工作 的 齿轮 只 测 工作 齿 面 




















度 要 求 及 分 析 测量 温度 要 求 详 见 GB/T 13924 一 2008 














图 7-10 齿 廊 偏差 旋转 坐标 法 测量 原理 
1 一 被 测 齿 轮 2 一 测 角 装置 ”3 一 测 长 装置 
4 一 数据 处 理 系统 5 一 输出 设备 
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天 | 机 械 产 品 检验 工 (基础 知识 ”中 级 ) 























(2) 直角 坐标 法 测量 原理 ”直角 坐标 法 测量 原理 如 图 7-11 所 示 。 

以 被 测 齿 轮轴 线 为 基准 ， 测 量 时 被 测 齿 轮 固定 不 动 ， 测 头 在 垂直 轴线 的 平面 内 对 齿 
廊 作 x 一 y 直角 坐标 测量 。 测 得 值 x,、y, 与 相应 点 理论 值 进行 比较 ， 将 各 点 的 差 值 绘 成 齿 
廊 偏 差 曲 线 。 在 该 曲线 上 按 偏差 定义 取出 、fi 与 有 i,。 

3. 展 成 法 测量 原理 
展 成 法 测量 原理 如 图 7-12 所 示 。 

以 被 测 齿轮 回转 轴线 为 基准 ， 通 过 与 被 测 齿 轮 同 轴 安 装 的 基 圆 盘 在 直 尺 上 纯 滚 动 ， 
形成 理论 的 渐 开 线 轨迹 。 实 际 渐 开 线 与 理论 渐 开 线 轨迹 进行 比较 ， 其 差 值 由 传感器 探 
测 ， 记 录 系 统 画 出 齿 廊 偏 差 曲 线 ， 在 曲线 上 按 偏差 定义 取出 F、/. 与 i。 

带 有 计算 机 数据 处 理 系 统 的 测量 仪 可 自动 处 理 偏 差 曲 线 ， 自 动 输出 、f. 与 有 i. 值 。 























































































































图 7-11 人 齿 廓 偏差 直角 坐标 法 测量 原理 图 7-12” 展 成 法 测量 原理 
1 一 被 测 齿 轮 2 一 传感器 ”3 一 径 向 导轨 1 一 记录 系统 2 一 直 尺 “3 一 基 圆 盘 
4 一 切 向 导 表 4 一 被 测 齿轮 ”5 一 传感器 


4. 测量 结果 的 处 理 

(1) 齿 廊 总 偏差 评价 原则 

1) 理论 渐 开 线 齿 廓 长 度 : 在 齿 廓 总 偏差 曲线 有 效 测量 长 度 内 评价 齿 廓 总 偏差 。 从 
有 效 长 度 起 始点 开始 应 具有 人 齿 廊 偏差 曲线 ， 齿 顶部 可 扣除 有 效 长 度 的 8% 作为 计 值 范 
围 ， 以 L 表示 。 齿 顶部 扣除 部 分 偏向 齿 体外 的 正 偏差 必须 计 入 齿 廓 总 偏差 .， 负 偏差 不 
应 超过 规定 允许 值 的 3 倍 ; 有 效 测 量 长 度 范围 以 外 的 齿 根部 分 应 偏向 齿 体内 。 

2) 设计 齿 廊 ; 设计 齿 廓 的 齿 廓 偏差 应 依据 设计 图 样 的 要 求 或 规定 的 公差 带 进行 
评价 。 

(2) 齿 廓 总 偏差 评价 范围 的 相关 计算 

1) 按 与 配对 齿轮 路 合计 算 评价 范围 。 

(D 有 效 测量 长 度 Zi 及 有 效 展开 角 和 s 计 算 公 式 如 下 
































































































































加 2 / ， 
Ls =2 Vr +r 二 Ar -ry 一 0 Sinal +c 


L:180° 
Cn = 一 一 


rT 和 
b 
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第 七 章 ， 直 齿 圆柱 齿轮 及 蜗杆 的 检验 三 
式 中 me、 ma 大 、 小 齿轮 的 齿 顶 圆 半 径 (mm ) ; 














igs Th 大 、 小 齿轮 的 基 圆 半径 (mm) ; 
Q 嘴 合 中 心 距 (mm) ; 

















i 
裔 差 和 齿 顶 圆 径 向 跳动 引起 的 齿 根 起 始点 展开 长 度 的 变化 量 

















(mm); 
Ep 一 一 有 效 渐 开 线 展开 角 (°)。 
@) 有 效 起 始点 展开 长 度 L; 计算 公式 及 有 效 起 始点 展开 角 所 计算 公式 如 下 
L; =Q’'sinag! — Vr, i 一 C 


L:180° 
6 = 


Le 
2) 按 与 基本 齿 条 嘴 合 计算 评价 范围 。 
GD 有 效 测量 长 度 ， 展开 角 计算 公式 如 下 
























































和 7 7 (h, Tm, 
Le = VT r,” Tr T+ sina, 
Ls180° 
Ep = 二 
@) 有 效 起 始点 展开 长 度 L, 及 有 效 起 始点 展开 角 所 计算 公式 如 下 
RI rE (h, — x ) m, 
! sinQ, 
L180° 
和 
式 中 一 一 齿轮 分 度 圆 半径 (mm); 
于 半径 (mm); 
(°°); 
[三 系 妆 
可 变 位 系数 。 





5. 测量 方向 
应 在 齿轮 的 端 截面 基 圆 切线 方向 测量 。 以 其 他 方向 测量 时 ， 应 对 测 得 值 进行 换算 ， 
换算 公式 见 GB/AT 13924 一 2008 的 附 yjum 
录 C。 4 
6. 齿 廓 总 偏差 曲线 取 值 
齿 廓 总 偏差 曲线 如 图 7-13 所 示 。 必 
1) 从 齿 廓 偏差 曲线 上 取 值 ， 取 各 
值 方向 应 与 坐标 纸 y 方 向 平行 。 rn 
2) 对 于 非 修 形 齿 廊 ， 允 许 用 指 Lo 
示 表 读 出 齿 廊 总 偏差 。 











寻 



























































图 7-13 齿 廊 总 偏差 曲线 


大 | 机械 产 品 检验 工 (基础 知识 


中 级 ) 

















3) 对 于 设计 齿 廊 ， 所 夯 齿 廊 偏 
4) 














三 、 螺 旋 线 偏差 检验 


螺旋 线 偏差 的 检验 指 螺旋 线 总 
螺旋 线 总 俩 差 包 括 螺旋 线形 状 偶 


























差 | 
局 差 曲线 由 计算 机 自动 数据 处 型 
5) 以 表 7-12 规定 的 各 测量 位 置 中 测 得 的 最 大 齿 廓 总 











由 线 应 位 于 设计 齿 廓 公差 带 范围 内 。 
系统 画 出 时 ， 应 对 其 计算 程序 进行 验证 。 





户 








让 差 ,的 检验 。 
差 / 和 螺旋 线 倾斜 偏差 fs。 当 测量 仪器 有 自动 数 














据 处 理 系统 时 ， 可 采用 最 小 二 乘法 确 
螺旋 线 总 偏差 、 螺 旋 线 形状 仿 





























定 其 平均 螺旋 线 迹 线 


差 /和 螺旋 线 倾斜 


三 者 的 测量 方法 相同 ， 本 文 以 下 内 容 均 不 专 述 。 
对 于 设计 螺旋 线 ， 可 使 用 设计 螺旋 线 样板 套 被 测 齿 轮 测量 曲线 ， 以 确定 螺旋 线 偏 
差 ; 也 可 用 测量 设备 数据 自动 处 理 系统 设置 的 设计 螺旋 线 公 差 带 ， 确 定 螺旋 线 偏差 。 











差 作为 测量 结果 。 

















， 从 中 分 离 出 和 fi,。 
高 差 fi 可 在 一 次 测量 中 得 到 ， 









































































































































































































































1. 测量 方法 和 测量 仪器 
螺旋 线 偏 差 的 测量 方法 有 坐标 法 和 展 成 法 。 螺 旋 线 偏差 测量 方法 和 测量 仪器 见 表 
7-13。 
表 7-13 ”螺旋 线 偏差 测量 方法 和 测量 仪器 
测量 方法 测量 仪器 对 测量 仪器 及 应 用 的 要 求 
齿轮 测量 中 心 
| 齿轮 螺旋 线 测 量 1 测量 仪 如 要 求 测 头 的 选择 ,测量 基准 的 确定 同 表 7-12 | 
六 标 湛 | 最 全 2. 仪器 最 大 允许 误差 ,对 于 3 ~ 8 级 精度 的 齿轮 ,测量 前 必须 先 用 经 
- 法 定 计量 部 门 检定 的 符合 JG 408 一 2000 要 求 的 螺旋 线 样板 确定 仪器 
三 坐标 测量 机 最 大 允许 误差 ,并 对 仪器 最 大 允许 误差 的 倾斜 分 量 进行 修正 ,以 消除 系 
单 盘 式 渐 开 线 螺 旋 | 统 因素 引入 的 测量 误差 分 量 。 测 量 3 ~4 级 齿轮 时 应 使 用 一 等 螺旋 线 样 
线 检 查 似 板 ;测量 5 ~8 级 齿轮 时 ,应 使 用 二 等 螺旋 线 样板 。 一 等 螺旋 线 样板 和 二 
一 一 一 一 一 一 | 等 螺旋 线 样板 均 称 为 标准 样板 。 所 使 用 标准 样板 应 符合 GB/T 6467 一 
分 极 圆 盘 式 渐 开 线 2001 的 规定 和 要 求 。 修 正方 法 见 GB/T 13924 一 2008 的 附录 D 
展 成 法 | 蝎 旋 线 检查 仪 3. 测量 位 置 的 确定 :螺旋 线 偏差 应 在 齿 高 中 部 对 齿轮 沿 圆周 均 布 的 
杜 杆 圆 盆 式 万 能 渐 | 不 少 于 三 个 齿 的 左右 侧 齿 面 进行 测量 。 单 侧 齿 面 工 作 的 齿轮 只 测 工 
线 螺旋 线 检查 仪 | 作 侧 再 而 
4. 测量 不 确定 度 要 求 及 分 析 ,测量 温度 要 求 详 见 GB/T 13924 一 2008 
导 程 仪 








2. 坐标 法 测量 原理 





螺旋 线 坐 标 法 测量 原理 如 图 7-14 所 示 。 


以 被 测 齿 轮回 转轴 线 为 基准 ， 通 过 测 角 装 置 〈( 如 圆 光 顶 、 分 度 盘 ) 和 测 长 装置 





(如 长 光栅 、 激 光 ) 测量 螺旋 线 的 实际 坐标 位 置 ， 将 其 与 理论 坐标 位 置 进行 比较 ， 记 录 








户 


系统 绘 出 螺旋 线 偏差 上 
3. 展 成 法 测量 原理 
螺旋 线 





























i 线 ， 按 偏差 定义 取得 刻 、 刀 与 己 。 


展 成 法 测量 原理 如 图 7-15 所 示 。 











以 被 测 齿轮 回转 轴线 为 基准 ， 通 过 精密 传动 机 构 包 括 : 直 斥 、 基 圆 盘 和 放大 机 构 以 
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图 7-14 ”螺旋 线 坐 标 法 测量 原理 图 7-15 ”螺旋 线 展 成 法 测量 原理 
1 一 被 测 齿轮 ”2 一 测 角 装 置 1 一 螺旋 线 分 度 机 构 2 一 轴 向 导轨 3 一 测 头 
3 一 测 头 “4 一 测 长 装置 4 一 放大 机 构 “5 一 直 尺 ”6 一 基 圆 盘 
7 一 被 测 齿轮 





及 螺旋 线 分 度 机 构 实 现 理论 螺旋 线 。 测 量 时 ， 被 测 齿轮 与 主轴 同步 回转 ， 测 头 沿 轴 向 导 
轨 移 动 ， 描 绘 被 测 齿轮 实际 螺旋 线 。 实 际 螺旋 线 与 理论 螺旋 线 轨 迹 进行 比较 ， 其 差 值 由 
记录 器 记录 并 夯 出 螺旋 线 总 偏差 曲线 ， 按 偏差 定义 取得 fi,、fiw 与 下 ,。 

4. 测量 结果 处 理 

(1) 螺旋 线 总 偏差 评价 原则 ” 按 设 计 图 样 规定 的 齿 宽 工作 部 分 评价 。 

齿 宽 两 端 5% 的 长 度 或 一 个 模 数 的 长 度 ， 扣 除 其 中 数值 较 小 的 一 个 长 度 后 作为 评价 
范围 ， 以 L, 表示 。 对 于 扣除 部 分 偏向 齿 体外 的 正 偏差 必须 计 入 螺旋 线 总 偏差 ， 负 偏差 
不 应 超过 规定 公差 的 3 倍 。 

(2) 螺旋 线 偏差 曲线 取 值 ”螺旋 线 总 偏差 曲线 如 图 7-16 所 示 。 

1) 从 螺旋 线 测量 曲线 上 取 值 ， 取 值 方向 应 与 坐标 纸 y 方向 平行 。 

2) 对 于 非 修 型 螺旋 线 ， 人 允许 用 指示 表 读 出 螺旋 线 总 偏差 。 

3) 对 于 设计 螺旋 线 ， 所 画 螺 旋 线 偏差 曲线 应 位 于 设计 螺旋 线 公 差 带 范围 内 。 

4) 偏差 曲线 由 计算 机 自动 数据 处 理 系统 画 出 时 ， 应 对 其 计算 程序 进行 验证 。 

5) 以 表 7-12 规定 的 各 测量 位 置 中 测 得 的 最 大 螺旋 线 总 偏差 作为 测量 结果 。 

(3) 螺旋 线 测量 方向 应 在 齿轮 端 截面 基 圆 切 线 方向 测量 。 以 其 他 方向 测量 时 应 对 
测 得 值 进行 换算 ， 换 算 公 式 见 GBZT 13924 一 2008 的 附录 C。 


四 、 切 向 综合 偏差 检验 el 


切 向 综合 偏差 的 检验 包括 切 向 综合 
偏差 和 一 齿 切 向 综合 偏差 六 的 检验 。 

1. 测量 方法 和 测量 仪器 

切 向 综合 偏差 的 测量 方法 为 嘴 合 法 。 村 | 
切 向 综合 偏差 测量 方法 和 测量 仪器 见 表 - B 
ls 图 7-16 ”螺旋 线 总 偏差 曲线 
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是 机 械 产品 检验 工 〈 基 础 知识 “中 级 ) 





测量 方法 


表 7-14 切 向 综合 偏差 测量 方法 和 测量 仪器 
对 测量 仪器 及 应 用 的 要 求 


测量 仪器 





路 合法 齿轮 单 面 路 合 检查 仪 





2. 喘 合 法 测量 原理 


嘴 合 法 测量 原理 如 











1. 测量 
件 的 规定 


























计量 部 门 ; 








使 用 涡 
4. 
5. 























精度 等 级 。 
3. 测量 
则 量 基 准 


行 测量 。 被 测 具 高 应 大 习 
工作 的 齿轮 只 测 工 作 侧 齿 面 





义 器 的 检定 :仪器 应 按 检定 规程 或 其 他 有 关 技 术 文 
行 检定 ,经 计量 部 门 检定 合格 方 准 使 
2. 测量 元 件 :中 测量 元 件 为 测量 齿轮 ;@@ 测 量具 
行 检定 ; @@ 测 量 齿轮 的 精度 应 高 于 被 测 齿 轮 四 个 
否则 应 对 测量 齿轮 和 被 测 齿轮 的 误差 进行 分 离 ， 
以 消除 测量 齿轮 的 影响 
义 器 的 校准 :被 测 齿轮 精度 为 5 级 或 高 于 5 级 时 ,应 


























轮 需 经 法 定 




















量 齿轮 对 仪器 的 最 大 允许 误差 进 
的 确定 : 同 表 7-12 


则 量 位 置 的 确定 :应 分 别 对 左右 


出 表面 整 周 的 每 个 齿 





行 校准 
































图 7-17 所 示 。 


以 被 测 齿轮 回转 轴线 为 基准 ， 被 测 
齿轮 与 测量 齿轮 作 有 间 际 的 单 面 路 合 传 
动 ， 被 测 齿轮 每 元 的 实际 转角 与 测量 此 
轮 的 转角 进行 比较 ， 其 差 值 通过 计算 机 
偏差 处 理 系 统 得 到 ， 由 输出 设备 将 其 记 








录 成 切 向 综合 偏差 曲线 ， 在 该 


偏差 定义 取出 五 "和 . 矿 。 
3. 测量 结果 处 理 

















由 线 上 按 


1 一 测量 齿轮 2 


F' 和 /应 在 切 向 综合 偏差 曲线 上 取 


值 ， 如 图 7-18 所 示 。 


JVamt 
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图 7-17 嘴 合 法 测量 原理 图 
度 传 感 吉 及 驱动 装置 ”3 一 被 测 齿轮 
传感器 ”5 一 计算 机 “6 一 输出 设备 




















4 一 圆 























F 或 等 于 图 样 


























图 7-18 切 向 综合 偏差 
图 7-18 中 x% 坐标 代表 被 测 齿 轮回 转角 ，y 坐标 代表 被 测 齿 轮回 转角 
规定 的 各 测量 位 置 中 测 得 的 最 大 偏差 作为 测 直 








由 线 取 值 方法 




















4 狂 














上 Ho 





规定 的 工作 齿 高 。 单 








富 涯 





量 温 度 要 求 详 见 GB/T 











遍 差 。 以 表 7-14 


第 七 章 ” 直 齿 圆柱 齿轮 及 蜗杆 的 检验 “并 





五 、 径 向 综合 偏差 检验 


径 向 综合 偏差 的 检验 包括 径 向 综合 总 偏差 "和 一 齿 径 向 综合 偏差 "的 检验 。 
edna 
径 向 综合 偏差 的 测量 方法 为 直接 测量 法 。 径 向 综合 偏差 测量 方法 和 测量 仪器 见 
人 














表 7-15 径 向 综合 偏差 测量 方法 和 测量 仪器 
测量 方法 测量 仪器 对 测量 仪器 及 应 用 的 要 求 


1. 测量 仪器 的 检定 及 测量 基准 的 确定 : 同 表 7-14 

2. 测量 元 件 与 测量 元 件 的 使 用 :测量 元 件 为 测量 齿轮 , 推 
荐 的 测量 齿轮 与 被 测 齿 轮 精度 等 级 对 照 表 见 表 7-16;@ 测 量 
齿轮 需 经 法 定 计量 部 门 进行 检定 ;@ 被 测 齿 轮 精 度 为 5 级 或 高 
于 5 级 时 ,考虑 到 测量 齿轮 本 身 误差 的 影响 ,可 进行 多 圈 测 量 ， 
将 测量 齿轮 与 被 测 齿 轮 的 误差 进行 分 离 ;对 于 斜 齿 轮 ,测量 

齿轮 与 被 测 产 品 齿轮 的 纵向 重合 度 sp 应 0.5, 否则 应 重新 
设计 测量 齿轮 ;®) 测 量 齿 轮 齿 厚 和 齿 高 的 确定 ,应 保证 被 测 
齿轮 的 工作 齿 高 全 被 测 到 , 且 测 量 时 无 齿 顶 、 齿 根 干涉 现 
象 ;@ 测 量 齿 轮 的 齿 宽 应 大 于 被 测 齿轮 的 齿 宽 

3. 测量 位 置 的 确定 : 径 向 综合 偏差 应 在 齿 高 工作 范围 内 对 
所 有 人 具 的 全 齿 宽 进 行 测量 

4. 测量 不 确定 度 要 求 及 分 析 、 测 量 温度 要 求 详 见 GB/T 
13924 一 2008 



























































接 测量 法 齿轮 双 面 咕 合 检查 仪 等 












































表 7-16 测量 齿轮 与 被 测 齿轮 精度 等 级 对 照 表 











测量 齿轮 精度 等 级 被 测 齿 轮 精 度 等 级 
2 4 
3 5~6 
4 8 ~8 
5 9 级 及 9 级 以 下 








2. 测量 原理 

直接 法 测量 原理 如 图 7-19 所 示 。 

以 被 测 齿轮 回转 轴线 为 基准 ， 通 过 径 向 
拉力 弹簧 使 被 测 齿轮 与 测量 齿轮 作 无 侧 隙 的 
双 面 哺 合 传动 ， 哨 合 中 心 距 的 连续 变动 通过 
测量 滑 架 和 测 微 装置 反映 出 未 ， 其 变形 量 即 
为 径 向 综合 偏差 。 将 这 种 变动 按 被 测 齿轮 回 
转 一 周 (360°) 排列 ， 记 录 成 径 向 综合 偏差 
曲线 ， 在 该 曲线 上 按 偏 差 定 义 取 出 fF" 和 ff”"。 图 7-19 齿轮 双 面 哺 合 检查 仪 测量 原理 图 

3. 测量 结果 的 处 理 1 一 被 测 齿 轮 2 一 径 向 拉力 弹簧 3 一 测量 齿轮 

Fr 和 "应 从 径 向 综合 偏差 曲线 上 取 值 。 4 测量 滑 架 5 一 测 微 装置 
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对 8 级 和 低 于 8 级 精度 的 齿轮 允许 直接 用 指示 表 读 数 。 




















(1) 偏差 曲线 取 值 图 
示 为 径 癌 综合 偏差 曲线 ， 
代表 被 测 齿轮 的 回转 角 ，y 坐标 代表 





径 癌 综合 偏差 。 











径 向 综合 偏差 曲线 在 x 坐标 360。 
范围 内 ，y 坐标 的 最 大 变化 量 为 "; 
在 x 坐标 360°/z 范围 内 ，y 坐标 的 最 





大 变化 量 为 /"。 





7-20 所 yuml 
图 中 * 坐标 














图 7-20 径 向 综合 偏差 曲线 
FF" 和 "应 在 被 测 齿 轮 和 测量 齿轮 的 中 心 距 方 向 (被 测 齿 轮 双 侧 齿 面 的 径 向 ) 测量 


三 








以 其 他 方向 测量 时 ， 应 对 测 得 值 进 行 换算 ， 换 算 公 式 见 GBAT 13924 一 2008 的 附录 C。 





(2) 指示 表 读 数 五 "和 .及 双 














面 嘴 合 测量 时 ， 被 测 齿轮 旋转 一 周 内 指示 表示 值 最 大 








变化 量 为 f”"， 被 测 齿 轮转 动 一 个 齿 距 角 内 ， 指 示 表 示 值 的 最 大 变化 量 为 /”。 
六 、 径 向 跳动 检验 


1. 测量 方法 和 测量 仪器 





径 向 跳动 的 测量 方法 为 直接 法 











。 其 测量 方法 和 测量 仪器 见 表 7-17。 
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表 7-17 径 向 跳动 测量 方法 和 测量 仪器 
测量 方法 测量 仪器 对 测量 仪器 及 应 用 的 要 求 
1 测量 仪器 的 检定 及 测量 基准 的 确定 : 同 表 7-14 
,| 2. 测 头 的 选择 :可 选用 球形 . 辆 角形 和 销 形 测 头 。 测 量 时 ， 
答 向 跑 动 检查 仪 。 | 测 球 直径 应 经 计算 和 选择 ,使 测 头 处 于 被 测 齿 档 齿 高 中 部 并 
与 左右 齿 面 接触 
直接 法 3. 测量 位 置 的 确定 : 齿 团 径 向 跳动 应 在 齿 宽 中 部 ,对 齿轮 每 
个 齿 权 进 行 测量 。 对 于 具 宽 大 于 160 mm 的 齿轮 ,应 至 少 测量 
万 能 测 从 仪 等 。 | 上 中、 下 三 个 截面 ,上 下 截面 各 距 端面 约 15% 此 宽 





2. 测量 原理 
































4. 测量 不 确定 度 要 求 及 分 析 、 测 量 温度 要 求 详 见 GBMT 
13924 一 2008 





径 向 跳动 测量 原理 如 图 7-21 所 示 。 
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图 7-21 径 向 跳动 测量 原理 图 








第 七 章 ” 直 齿 圆柱 齿轮 及 蜗杆 的 检验 “并 





以 被 测 齿 轮回 转轴 线 为 基准 ， 将 测 头 依 次 与 齿轮 各 齿 槽 齿 高 中 部 双 面 接触 ， 测 头 相 
对 于 齿轮 回转 基准 轴线 的 最 大 径 向 变动 量 为 Ff。 

3. 测量 结果 处 理 

1) 测 头 与 被 测 齿 轮作 双 面 接触 逐 齿 测量 , 测 头 相对 于 被 测 轮 回转 中 心 径 向 嚼 
最 大 变动 量 为 F。 

2) 对 于 由 测量 设备 计算 机 系统 自动 处 理 数 据 时 ， 应 输出 径 向 跳动 曲线 和 测量 


Iul 





离 的 


结 





3) 测量 结果 可 直接 在 指示 表 上 读 出 。 

4) 以 表 7-17 所 规定 的 各 测量 位 置 中 测 得 的 最 大 径 向 跳动 作为 测量 结果 。 

5) 应 在 被 测 齿 轮 双 侧 齿 面 的 径 向 方向 测量 ， 以 其 他 方向 测量 时 ， 应 对 测 得 值 进行 
换算 ,换算 公式 见 GBAT 13924 一 2008 的 附录 C。 

以 下 介绍 齿轮 替代 项 目的 检验 。 

齿轮 替代 检验 项 目的 设立 ， 目 的 是 为 使 用 者 提供 检验 依据 ， 有 利于 GB/T 
10095. 1 一 2008 、GB/AT 10095. 2 一 2008 的 贯彻 执行 。 在 齿轮 量 仪 由 机 械 式 向 坐标 式 自 动 
控制 方向 发 展 的 过 渡 时 期 ， 这 些 测量 项 目 仍 具有 十 分 重要 的 实际 意义 。 


七 、 公 法 线 检验 


1. 测量 仪器 
公法 线 检验 用 测量 仪器 及 要 求 见 表 7-18。 
表 7-18 公法 线 检验 用 测量 仪器 及 要 求 








































































































测量 公法 线 内 的 仅 吉 对 测量 仪器 及 应 用 的 要 求 
八 法 线 千 攻 
一 1 测量 仪器 的 检定 及 测量 基准 的 确定 : 同 表 7-14 
0 2. 测量 位 置 的 确定 :两 平行 量 爪 应 跨 一 定 齿 数 ,保证 两 测量 面 大 约 位 于 
Ne AES 不 星 区 
了 齿 高 中 部 与 两 异 侧 齿 面相 切 ;应 在 齿 宽 中 部 进行 测量 
已 
3. 测量 不 确定 度 要 求 及 求 详 见 GB/T 13924 一 2008 
ee 测量 不 确定 度 要 求 及 分 析 要 求 详 见 


2. 测量 原理 

公法 线 的 测量 原理 参见 图 7-22。 

测量 时 ， 两 个 跨 一 定 齿 数 的 具有 平行 量 面 的 
量 爪 ， 大 约 在 被 测 齿 轮 的 齿 高 中 部 与 两 异 侧 齿 面 
相 切 ， 逐 齿 测 量 ， 其 最 大 差 值 即 为 公法 线 变动 量 
E,,: 沿 圆周 均匀 分 布 的 四 个 位 置 上 进行 测量 ， 

































































其 平均 值 与 设计 值 之 差 为 公法 线 平均 长 度 仿 
差 忆 ,，。 
3. 测量 结果 处 理 
1) 逐 齿 测 得 的 公法 线 中 最 大 值 与 最 小 值 之 ， :” ” 
差 为 公法 线 变动 量 6 。 图 7-22 公法 线 的 测量 原理 图 
2) 沿 圆周 均匀 分 布 的 四 个 位 置 测 得 值 的 平 1 一 被 测 齿轮 2、3 一 测量 扑 
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到 机 械 产品 检验 工 〈 基 础 知识 “中 级 ) 














均值 与 设计 值 之 差 为 公法 线 平均 长 度 偏差 ,,。 














3) 应 在 被 测 齿 面 法 


线 方向 计 值 。 以 其 他 方向 测量 时 ， 应 对 测 得 值 进行 换算 ， 换 算 


公式 见 GBXMT 13924 一 2008 的 附录 C。 
八 、 基 节 偏 差 的 检验 


1. 测量 方法 和 测量 仪器 
基 节 偏差 的 测量 方法 有 坐标 法 和 展 成 法 。 其 测量 方法 和 测量 仪器 见 表 7-19。 











接 测量 法 

















表 7-19 基 节 偏差 测量 方法 和 测量 仪器 
测量 仪器 对 测量 仪器 及 应 用 的 要 求 











1， 测 量 仪器 应 按 相应 标准 ,检定 规程 或 其 他 有 关 技 术 文件 
的 规定 进行 检定 或 校准 ,经 计量 部 门 检定 或 校准 合格 后 方 准 
使 用 

2. 测量 仪器 的 校准 :采用 比较 法 测量 时 ,测量 前 .后 应 使 用 
标准 基 节 块 . 量 块 或 标准 齿轮 校准 仪器 测量 5 级 和 高 于 5 级 精 









































度 的 齿轮 时 ,选用 4 等 量 块 或 3 级 精度 标准 齿轮 ;测量 6 级 和 
低 于 6 级 精度 的 齿轮 时 ,选用 5 等 量 块 或 4 级 精度 标准 齿轮 





比较 法 和 绝对 法 万 能 测 齿 仪 3. 测量 位 置 的 确定 ; 基 节 偏差 应 在 齿 宽 中 部 对 圆周 均 布 的 

















不 少 于 4 个 齿 的 左右 侧 齿 面 在 图 样 规定 的 工作 齿 高 内 ( 齿 廊 
修 形 部 分 除外 ) 进行 测量 ; 当 图 样 未 作 规定 时 , 按 被 测 齿 轮 与 

















2. 测量 原理 
(1) 比较 法 测量 原 





万 能 工具 显微镜 单 侧 齿 面 工 作 的 齿轮 只 测 工作 侧 齿 面 








基本 此 条 嘴 合 计算 工作 此 高 ;对 于 齿 宽 > 160mm 的 齿轮 应 至 
少 测量 上 .中 、 下 三 个 截面 , 上、 下 截面 各 距 端面 约 15% 齿 宽 ; 



















































































4. 测量 不 确定 度 要 求 及 分 析 、 测 量 温度 要 求 详 见 GBMT 
13924 一 2008 





理 ”比较 法 的 测量 原理 如 图 7-23 所 示 。 














图 7-23a 中 ，2、4 为 两 个 平面 测 头 ， 其 测量 面 互 相 平行 。 测 量 前 用 基 节 块 〈 标 准 
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图 7-23 ” 基 节 偏差 比较 法 测量 原理 图 
1 一 指示 表 ”2 一 活动 球 测 头 “3 一 定位 支撑 爪 “4 一 固定 平 测 头 











第 七 章 ” 直 齿 圆柱 齿轮 及 蜗杆 的 检验 “并 














齿轮 或 量 块 ) 将 两 测 头 测量 面 间 的 距离 调整 至 等 于 被 测 齿轮 的 公称 基 节 值 ， 同 时 使 指 


示 表 指 零 。 测 量 时 将 两 测 头 同时 靠 向 被 测 齿轮 的 两 个 相 邻 的 同 侧 齿 面 ， 在 齿 廓 工作 范围 
内 与 齿 面 相 接 触 ， 此 时 指示 表 所 指示 的 相对 零点 的 变化 量 即 为 基 节 偏差 了,。 








pbo 





图 7-23b 中 的 活动 测 头 2 为 球形 测 头 ，3 为 定位 支撑 爪 ， 测 量 时 通过 平面 测 头 4 在 
所 靠 具 面 上 转动 ， 得 到 球 与 平面 的 最 短 距离 即 被 测 基 节 的 实际 值 ， 此 时 指示 表 所 指示 的 
相对 于 零点 的 变化 量 即 为 基 节 





(2) 绝对 法 测量 原理 


廓 工作 范围 内 ， 在 基 圆 切线 方向 测量 




















届 差 记 。 





绝对 法 测量 可 在 一 般 测 长 仪 〈 如 万 能 工具 显微镜 ) 上 实现 。 
测量 时 ， 平 面 测 头 与 测 长 系统 中 的 长 度 标 准 量 垂直 ， 测 头 (或 仪器 十 字 刻 线 ) 处 于 齿 



































两 相 邻 同 侧 齿 廊 面 的 设计 长 度 ， 由 仪 絮 测 长 系统 直 





接 指 示 测 头 的 实际 移动 距离 ， 此 距离 即 为 实际 基 节 。 实 际 基 节 与 设计 值 之 差 为 基 节 侦 


状态 
3. 测量 结果 处 理 
1) 基 节 偏差 / 


pb 


可 在 指示 表 上 直接 读 出 ( 齿 廓 修 形 部 分 不 计 值 ) 。 





2) 以 在 规定 的 各 测量 位 置 中 测 得 的 绝对 值 最 大 的 偏差 值 作为 测量 结果 。 
3) 应 在 被 测 齿 面 的 法 线 方向 计 值 ， 以 其 他 方向 测量 时 ， 应 对 测 得 值 进行 换算 ， 换 





算 公 式 见 GBAT 13924 一 2008 的 附录 C。 


九 、 接 触 线 偏差 的 检验 


1. 测量 方法 和 测量 仪器 























接触 线 偏差 的 测量 方法 为 直接 测量 法 。 其 测量 方法 和 测量 仪器 见 表 7-20。 


表 7-20 
测量 方法 测量 仪器 

















接触 线 偏差 测量 方法 和 测量 仪器 


对 测量 仪器 及 应 用 的 要 求 








接触 线 偏 差 检查 仪 






































1. 测量 仪器 的 检定 及 测量 基准 的 确定 : 同 表 7-14 

2. 测 头 的 选择 :在 保证 不 发 生 干 涉 和 碰撞 的 情况 下 , 宜 选用 
直径 较 大 的 测 头 

3. 测量 位 置 的 确定 :接触 线 偏差 应 对 齿轮 沿 圆周 均 布 的 不 
少 于 四 个 齿 的 左右 侧 齿 面 在 工作 齿 高 范 困 内 进行 测量 。 接 







































































2. 测量 原理 
接触 线 直接 法 测量 原 到 





如 



































具有 测量 接触 线 
高 差 功能 的 渐 开 线 触 线 长 度 Li,( mm) 和 所 对 应 的 齿 宽 baAp (mrn) 按 1 下 式 计 算 : 
螺旋 线 检查 仪 1 -Pa p= 
吉 接 法 ” sinB 和 tanBh 
式 中 ,LE 为 渐 开 线 有 效 长 度 ( mm) 
万 能 工具 显微镜 当 齿 宽 b5<3b4 时 ,所 测 的 接触 线 应 大 致 通过 齿 高 和 齿 宽 
的 中 部 ; 当 齿 宽 5 三 35b4g 时 , 沿 齿 宽 应 至 少 测量 上 、 中 、 下 三 个 
部 位 ;上 、 下 部 位 被 测 接 触 线 的 最 上 一 点 或 最 下 一 点 距 端 面 约 
1/10 齿 宽 ; 单 侧 齿 面 工 作 的 齿轮 ,只 测 工作 侧 齿 面 ; 当 采 用 设 
三 坐标 测量 机 





计 齿 廊 和 设计 螺旋 线 时 , 修 形 部 分 不 检测 玉 
4. 测量 不 确定 度 要 求 及 分 析 详 见 GB/T 13924 一 2008 


图 7-24 所 示 。 
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大 机 械 产品 检验 工 〈 基 础 知识 “中 级 ) 














以 被 测 齿 轮回 转轴 线 为 基准 ， 齿 轮 固定 不 转 ， 
使 传感器 测 头 在 齿轮 基 圆 柱 的 切 平面 上 沿 与 基 圆 柱 
母线 成 基 圆 螺 旋 角 的 和 斜 直线 方向 移动 ， 以 形成 接触 
轨迹 即 理论 接触 线 ， 实 际 接触 线 与 理论 接触 线 进行 
比较 ， 其 最 大 差 值 即 为 接触 线 偏差 。 也 可 使 测 头 
沿 齿 面 接触 线 逐 点 与 具 面 接触 ， 测 量 点 的 实际 坐标 
位 置 与 理论 坐标 位 置 之 最 大 差 值 即 为 F。 

3. 测量 结果 处 理 

(1) 取 值 范围 的 确定 ”接触 线 偏差 的 取 值 范围 图 7-24 ”接触 线 直接 法 测量 原理 图 
/应 按 设计 图 样 给 定 的 接触 线 长 度 范围 确定 。 当 未 1 其 圆柱 2 一 基 圆 切 平面 
给 定时 ， 齿 顶部 接触 线 Al 长 度 范围 内 偏向 具体 的 3 一 接触 线 4 一 传感器 测 头 
负 偏 差 可 不 计 入 接触 线 偏 差 .但 负 偏 差 值 不 应 大 于 
3 ，Al, 长 度 应 等 于 1 长 度 的 8% 。4, 按 下 式 计算 . 







































































D4 FF L, 
1) 当 齿 宽 5>6b. 时 ee 
2) 当 齿 宽 5<6b, 时 1, = y 
cosB, 

式 中 5 一 一 在 测量 齿 宽 范围 内 ， 被 测 齿 轮 齿 根 至 具 顶 的 展开 长 度 (mm) 。 











(2) 接触 线 偏 差 的 取 值 ”应 从 接触 线 
偏差 曲线 上 取 值 ， 对 齿 廊 和 螺旋 线 均 不 修 。 zr 
形 的 齿轮 也 允许 直接 用 指示 表 读 出 接触 线 
偏差 ， 接 触 线 偏差 曲线 的 * 坐标 代表 被 4 























测 齿轮 接触 线 长 度 ，y 坐标 代表 接触 线 偏 
差 玉 (图 7-25); 接触 线 偏差 曲线 沿 x 坐 
标 ， 在 规定 的 取 值 范围 内 取 值 ，y 坐标 的 ] 而 
最 大 变化 量 为 Ff; 接触 线 偏差 应 在 法 线 方 
向 测量 ， 以 其 他 方向 测量 时 ， 应 对 测量 结 图 7.25 “接触 线 偏差 曲线 图 
果 进 行 换算 ， 换 算 公 式 见 CBMT 13924 一 
2008 的 附录 C。 
以 在 表 7-20 所 规定 的 各 测量 位 置 中 测 得 的 最 大 接触 线 偏 差 作为 测量 结果 。 
十 、 轴 向 齿 距 偏差 的 检验 
1. 测量 方法 和 测量 仪器 
轴 向 齿 距 偏差 的 测量 方法 有 坐标 法 和 展 成 法 。 其 测量 方法 和 测量 仪器 见 表 7-21。 
2. 测量 原理 
测量 原理 分 为 比较 法 和 直接 法 。 
(1) 比较 法 ”比较 法 测量 原理 如 图 7-26 所 示 。 
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第 七 章 ” 直 齿 圆 柱 齿 轮 及 蜗杆 的 检验 





直接 法 





表 7-21 轴 向 齿 距 偏 差 测量 方法 和 测量 仪器 
测量 仪器 对 测量 仪器 及 应 用 的 要 求 





比较 法 和 直接 法 





图 7-26 轴 向 齿 距 比 较 法 测 
1 一 传感器 2、3 一 测 头 
4 一 被 测 齿轮 


1. 疯 也 有 关 技 术 文 件 


使 


里 






































上 量 仪器 检定 :仪器 应 按 检定 规程 或 其 人 

的 规定 进行 检定 ,经 计量 部 门 检定 合格 后 方 准 
2. 测量 仪器 的 校准 ;比较 法 测量 前 、 后 应 

校准 仪器 

















上 置式 轴 向 齿 距 仪 








使 用 量 块 和 专用 检 




















3. 测量 位 置 的 确定 : 轴 向 齿 距 偏差 应 在 齿 高 中 部 对 圆周 均 
布 的 不 少 于 四 个 位 置 的 左 \ 右 侧 齿 面 沿 轴 向 逐 齿 进行 测量 ; 单 
侧 齿 面 工 作 的 齿轮 ,只 测 工作 侧 齿 面 

比较 法 测量 时 ,应 逐个 测量 各 单个 轴 向 齿 距 
高 于 5 级 精度 的 齿轮 应 加 测 跨 距 最 大 的 和 


















































劳 置式 轴 向 齿 距 仪 














局 差 ,对 
向 齿 距 


4. 采 
于 5 级 和 




















偏差 
5. 采用 绝对 法 测量 时 ,应 以 工作 齿 宽 内 最 靠 某 端的 
始 位 置 , 依 次 沿 轴 向 逐 齿 测量 对 该 齿 的 轴 向 从 距 偏差 
6. 测量 不 确定 度 要 求 及 分 析 .测量 基准 的 确定 ,测量 温度 要 
求 详 见 GB/T 13924 一 2008 
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图 7-27 轴 向 齿 距 绝 对 法 测 
1 一 长 度 测量 系统 ”2 一 测 头 
3 一 被 测 齿轮 


里 











以 被 测 齿 轮轴 线 为 基准 ， 两 侧 球 中 心 连 线 与 被 测 齿 轮 项 尖 连 线 平行 。 测 量 前 ， 先 用 


具有 公称 轴 问 齿 距 
示 表 调 零 ， 测 量 时 


的 基准 块 (或 量 块 ) 校准 2、3 两 个 球 测 头 间 的 轴 向 距离 ， 传 感 絮 指 
两 个 测 头 同 时 靠 向 被 测 齿 轮 的 同 侧 齿 面 ， 并 在 齿 面 的 分 度 圆 附近 接 




















触 ， 从 指示 表 直 接 读 出 示 值 ， 取 示 值 最 大 绝对 值 作为 轴 疝 齿 距 


























(2) 直接 法 
以 被 测 齿轮 轴 
同 侧 齿 面 上 ， 通 

















线 为 基准 ， 在 与 轴线 平行 的 直线 上 ， 用 





户 差 玉 


px° 


直接 法 测量 原理 如 图 7-27 所 示 。 

















个 球 测 头 分 别 徘 向 不 同 齿 的 


























过 洒 


I 长 装置 (如 光栅 、 激 光 、 刻 线 尺 ) 直接 测 出 被 测 齿 轮 的 实际 轴 向 





齿 距 ， 所 测 的 实际 











向 齿 距 与 公称 轴 向 齿 距 的 最 大 差 值 即 为 F 











3. 测量 结果 的 处 理 


px 9 


























轴 向 具 距 偏差 的 测量 结果 可 在 指示 表 上 读 出 ;应 在 齿 面 法 线 方向 测量 ， 以 其 他 方向 
测量 时 ， 应 对 测量 结果 进行 换算 ,换算 公式 见 GB/T 13924 一 2008 的 附录 C。 以 在 表 7-21 
所 规定 的 各 测量 位 置 中 绝对 值 最 大 者 作为 测量 结果 。 
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(1) 比较 法 测量 结果 的 人 处理 ”由 指示 表 读 出 的 逐 齿 轴 疝 齿 距 偏差 AP. 经 计算 得 到 
玉 、( 见 表 7-22) 。 


pxX 






























































表 7-22 四 向 齿 距 逐 齿 测量 数据 处 理 (单位 : jm) 
具 。 序 
遍 差 代号 
0 1 a 3 4 5 
Ps 下 相 2 下 一 这 -3.0 -5.0 
AP = >》 Pu 0 +4.2 +7.5 +5.0 +2.0 -3.0 
人 
| |= | = tii |= |(+7.5hm) -( -3.0pm) |=10.5hm 





式 中 ,第 i 齿 相 对 0 号 齿 的 轴 向 齿 距 累积 偏差 
注 : ,的 符号 与 上 两 项 中 序号 较 大 者 一 致 ， 即 此 序 5 的 符号 ， 则 下, 应 为 -10.5hm。 
当 加 测 跨 人 齿 距 最 大 的 轴 向 齿 距 偏差 AP,, ;时 ， 可 用 测 得 的 AP,,_;,， 对 表 7-22 所 









































































































































列 偏 差 值 进行 修正 ， 按 表 7-23 的 计算 顺序 算出 较 精 确 的 Fr 值 。 
表 7-23 轴 向 齿 距 偏差 跨 齿 测量 法 数据 处 理 (单位 : pm) 
齿 序 
偏差 代号 
0 1 2 3 4 5 
AP, +4.2 +3.3 =2.5 -3.0 -5.0 
AP = DAP, 0 站 水 久 +7.5 +5.0 +2.0 二 9 
站 二 他 
AP.o-5) 一 1.5 
AP = (02s) — Pps +0.3 
| n 
AP,; = AP,; + AP,, +4.5 +3.6 二 2 =2.7 -4.7 
AP = 2 AP,, 0 +4.5 +8.1 +5.9 +3.2 -1.5 
二 相 
| Pe |= | Pm max — Pp min |= |(+8.1hm)-(-1.5um)|=9.6hm 
式 中 |, | 一 一 最 后 计算 结果 的 符号 取 ( -1. 5) 的 符号 , 即 FP、= -9.6pm 








注 : A 为 轴 向 齿 距 偏差 修正 量 ，AP,; 为 修正 后 逐 齿 单个 轴 向 齿 距 偏差 ,Fi 为 修正 后 第 i 齿 相 对 于 0 
号 齿 面 的 轴 向 齿 距 偏差 。 


(2) 绝对 法 测量 结果 的 处 理 ” 用 单 测 头 在 轴 向 上 第 一 个 齿 面 对 零 ， 逐 此 测 出 各 齿 
面相 对 于 第 一 个 齿 面 的 轴 向 齿 距 偏差 ， 所 测 得 的 各 齿 轴 向 齿 距 偏差 中 最 大 和 最 小 偏差 之 
差 值 即 为 


十 一 、 齿 厚 检验 


齿 厚 的 检验 包括 齿 厚 偏差 5,,、 公 法 线 平均 长 度 偏差 5,、 基 本 齿 廊 位 移 E，( 固定 
弦 齿 厚 偏 差 )、 蜂 棒 测 量 距 M ,偏差 的 检验 。 

1. 测量 方法 和 测量 仪器 

齿 厚 的 测量 方法 有 直接 法 和 相对 法 。 其 测量 方法 和 测量 仪器 见 表 7-24。 
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表 7-24 齿 厚 的 测量 方法 和 测量 仪器 











































































































































































































































































































































































































测量 方法 测量 仪器 对 测量 仪器 及 应 用 的 要 求 
二 RE 1. 测量 仪器 应 按 相 应 标准 .检定 规程 或 其 他 有 关 技 术 文 件 的 
ee 规定 进行 检定 或 校准 ,经 计量 部 门 检定 或 校准 合格 后 方 准 使 用 
2. 测量 基准 的 要 求 ; 直接 法 测量 齿 厚 及 间接 法 测量 跨 棒 测 
量 距 平 均 长 度 偏差 ,应 选择 被 测 齿 轮 的 设计 基准 作为 测量 基 
准 ;由 测量 时 的 定位 偏差 造成 的 被 测 齿 轮 的 径 向 跳动 不 应 大 
直接 法 光学 测 齿 卡尺 于 齿 厚 偏差 规定 值 的 1/8; 当 以 顶 贺 作 测量 基准 时 , 齿 顶 圆 的 
径 向 跳动 应 符合 GBAT 13924 一 2008 中 附录 B 的 规定 
3. 测 球 的 选择 ;外 直接 法 齿 厚 测量 , 测 头 可 以 是 具有 标准 基 
本 齿 廓 的 齿 槽 测 头 ,也 可 以 是 具有 标准 基本 齿 廓 的 齿 体 测 头 
或 具有 标准 压力 角 的 圆锥 测 头 ; 测 头 所 具有 的 标准 基本 齿 廓 
万 能 工具 显微镜 。 | 的 模 数 和 压力 角 应 与 被 测 齿 轮 一 致 ;基本 齿 廊 相对 被 测 齿 轮 
回转 轴线 ( 或 有 外 圆 代替 ) 的 理论 径 向 位 置 在 测量 前 应 先 用 标 
准 齿 轮 ,标准 圆 棒 或 其 他 标准 件 校准 ;四 间接 法 MM 值 测量 , 测 
,wi zw,。| 公法 线 干 分 尺 ， | 量 圆 棒 ( 或 网球) 的 直径 按 被 测 齿 轮 的 模 数 来 选择 ,应 保证 能 
se 也 可 用 游标 卡尺 、 | 与 被 测 货 柳 的 左右 齿 面 在 分 度 圆 附近 接触 
度 偏差 的 测量 | 万 能 工具 显微镜 4. 测量 位 置 的 确定 :GD 直接 法 测量 齿 厚 以 及 间接 法 测量 路 
汪 棒 测 量 距 平 均 长 度 偏差 ,应 对 沿 圆周 均 布 的 至 少 四 个 轮 齿 进 
接 | 基本 此 廓 位 移 仪器 有 正切 行 测量 ,可 在 被 测 齿轮 分 度 贺 上 测量 分 度 圆 弧 齿 厚 ( 或 弦 齿 
许 在 端面 测量 ;@ 对 于 间接 法 1 值 测量 ,至 少 测量 圆周 均 布 的 
本 ”| 两 对 齿 的 M 什 
蜂 棒 测量 距 偏差 。 用 千分尺 和 标准 5. 测量 不 确定 度 要 求 及 分 析 详 见 CB/T 13924 一 2008 
(MM 值 ) 的 测量 圆 棒 组 合 使 
2. 测量 原理 
(1) 直接 法 ”人 齿 厚 偏差 直接 法 测量 原理 如 图 7-28 所 示 。 
以 被 测 具 轮回 转轴 线 为 基准 (一 般 用 齿轮 
外 圆 代替 )， 测 量 齿 轮 分 度 圆 柱 上 同一 齿 左 右 齿 
面 之 间 的 弧 长 或 弦 长 ， 实 测 值 与 公称 值 之 差 即 为 
齿 厚 偏差 。 各 齿 中 最 大 具 厚 与 公称 齿 厚 之 差 为 齿 
厚 上 偏差 ,， 最 小 齿 厚 与 公称 齿 厚 之 差 为 具 厚 
下 偏差 已 ,。 











平均 长 度 
理 ， 按 各 齿 实测 长 度 ， 通 过 计算 求 得 平均 值 ， 此 平均 值 和 公称 值 之 差 即 为 B,,。 





(2) 间接 法 测量 原理 
1) 公法 线 平均 长 度 偏差 测量 原理 。 公 法 线 





wm 


衣 差 ,的 测量 原理 参见 公法 线 测量 原 。 。 图 7728 闸 悍 信 差 测量 原理 





























由 于 公法 线 测量 不 以 齿轮 回转 轴 为 基准 ， 它 不 反映 人 齿轮 径 向 偏心 对 齿 厚 偏 差 的 影响 





余 了 压缩 齿 厚 


具 厚 偏差 包括 径 向 偏心 
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忆 差 的 影响 ) 。 因 此 用 公法 线 平均 长 度 偏差 来 代替 齿 厚 侦 差 
遍 差 的 规定 值 外 ， 还 应 保证 径 向 跳动 在 允许 值 范围 内 。 
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2) 基本 具 廓 位移 测量 原理 。 基 本 齿 廓 位 移 测量 原理 如 图 7-29 所 示 。 

以 被 测 齿 轮回 转轴 线 为 基准 (一般 用 齿轮 外 圆 代 蔡 )， 测 量 被 测 齿 轮 齿 体 或 齿 模 固 
定 弦 相对 于 回转 轴线 的 径 向 距离 。 实 际 距 离 与 公称 距离 之 差 即 为 基本 齿 廓 位 移 E,。 其 
最 大 距离 与 公称 中 离 之 差 为 基本 齿 廊 位 移 上 偏差 及, ， 最 小 距离 与 公称 距离 之 差 为 基本 
齿 廊 位 移 下 偏差 E,;。 基 本 齿 廊 位 移 反 映 齿 轮 径 向 从 5 厚 变 化 。 

3) 跨 棒 测量 距 偏 差 测量 原理 。 跨 棒 测 量 距 偏差 要, 测量 原理 如 图 7-30 所 示 。 




























































































图 7-29 ”基本 具 廊 位 移 测量 原理 图 图 7-30” 跨 棱 测量 中 偏差 测量 原理 
跨 棒 测量 距 的 测量 不 需 以 齿轮 回转 轴线 为 基准 ， 而 是 将 两 个 与 左右 齿 面具 高 中 部 接 
触 的 精密 圆 棒 (或 圆 球 ) 放 于 被 测 齿轮 沿 圆周 相隔 180。 (偶数 齿 ) 或 (1 -1/z) 180° 
(奇数 齿 ) 的 两 个 齿 槽 内 。 用 千分尺 或 其 他 通用 长 度量 仪 测量 两 圆 棒 外 尺寸 ( 内 齿轮 为 
内 尺寸 ) 之 间 的 距离 两 量 棒 中 心 距 称 为 M 值 。 实 测 值 的 平均 值 与 公称 值 之 差 为 跨 棒 测 
量 距 偏差 M,。 
由 于 跨 棱 测量 距 偏 差 不 反映 齿轮 径 向 偏心 偏差 的 影响 (但 齿 厚 偏差 包括 齿轮 径 向 
偏心 偏差 的 影响 ) ， 除 了 应 按 设计 的 规定 压缩 齿 厚 偏差 的 规定 值 外 ， 还 应 保证 径 疝 跳动 
在 允许 值 范 围 内 。 

3. 测量 结果 处 理 

(1) 齿 厚 偏差 测量 结果 处 理 ”以 表 7-25 所 规定 的 各 测量 位 置 中 测 得 的 最 大 齿 厚 偏 
差 和 最 小 齿 厚 偏差 作为 测量 结果 。 具 厚 偏 差 ,。 应 在 被 测 齿 轮 双 侧 齿 面 分 度 圆 螺旋 线 
的 法 线 方向 测量 ， 以 其 他 方向 测量 时 ， 应 对 测量 结果 进行 换算 ,换算 公式 见 GB/T 
13924 一 2008 的 附录 C。 

(2) 公法 线 平均 长 度 偏差 测量 结果 处 理 ”以 表 7-25 所 规定 的 各 测量 位 置 中 测 得 的 
各 公法 线 长 度 偏差 的 算术 平均 值 作为 测量 结果 。 

公法 线 平均 长 度 偏差 ,应 在 被 测 齿 面 法 线 方向 测量 ， 以 其 他 方向 测量 时 ， 应 对 测 
量 结果 进行 换算 ， 换 算 公 式 见 GBAT 13924 一 2008 的 附录 C。 

已, 应 使 用 设计 图 样 规定 的 公法 线 平 均 长 度 极限 偏差 ,,,、E,,; 对 其 进行 评定 。 当 设 
计 图 样 未 作 规 定时 ， 应 将 图 样 规定 的 齿 厚 极限 偏差 E,、E,, 按 如 下 公式 换算 为 E,,、 
已 ,; 也 可 将 平均 长 度 偏差 测 得 值 AE,, 按 下 面 公式 换 算 ， 变 为 从 厚 最 大 测 得 值 AE, 和 
最 小 测 得 值 AE,。 计 算 公式 如 下 

EE,,. =E,.cosQ, -0.72F sinag, 
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EE, =E,,cosa, +0.72F ,sing, 








AF,. =— +Ftana, 
™ cosa, 
AE,, 

AE. = 一 人 tana， 
™ cosa, 


应 用 上 述 公式 时 ， 应 保证 被 测 齿轮 径 向 跳动 实际 值 在 Ff 允许 值 范 围 内 。 














(3) 基本 具 廊 位移 测量 结果 处 理 ” 以 表 7-25 所 规定 的 各 测量 位 置 中 测 得 的 最 大 基 


本 齿 廊 位 移 AE,. 和 最 小 基本 齿 廊 位 移 AE, 作 为 测量 结果 。 





基本 此 廊 位 移 上 偏差 EB,_ 和 下 偏差 ,应 在 被 测 从 轮 的 双 侧 齿 面 径 向 方向 测量 。 以 其 









































他 方向 测量 时 ， 应 对 测量 结果 进行 换算 ,换算 公式 见 GBAT 13924 一 2008 的 附录 C。 


2 














基本 人 具 廊 位 移 的 测量 结果 AE,,、AEi,， 应 按 设计 图 样 规定 的 基本 具 廊 位移 极限 


偏差 对 其 进行 评定 。 当 设计 图 样 未 作 规定 时 ， 应 将 图 样 规定 的 齿 厚 极限 偏差 、E, 按 
下 列 公式 换算 成 .和 E,; 也 可 将 测 得 的 AB 和 AE,, 按 下 面 公式 换算 为 AE,、AE,， 





用 设计 图 样 规定 的 、E,, 对 其 进行 评定 。 计 算 公 式 如 下 
| EE, 
四 2tana， 


bE, 





Hs 





1 2tana, 


AE.. =2AE, tana, 
AE., =2Ab,tana, 

















(4) 跨 棒 测 量 距 偏差 测量 结果 处 理 ”以 表 7-25 所 规定 的 各 测量 位 置 中 涡 





























WW 值 的 算术 平均 值 Mu, 作为 测量 结果 
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的 各 个 




















应 在 被 测 齿 轮 的 双 侧 雌 面 径 向 方向 测量 ， 以 其 他 方向 测量 时 ， 应 对 测量 结果 进行 








对 跨 棒 测 量 距 偏差 M, 应 使 用 设计 图 样 规定 的 跨 棒 测量 距 极 限 偏差 M、M,, 对 其 进 
行 评定 。 当 设计 图 样 未 作 规 定时 ， 应 将 图 样 规定 的 齿 厚 极限 偏差 5,.、E,, 按 如 下 公式 换 
算 为 MM 、M; 也 可 以 将 测 得 的 MM,, 按 下 面 公 式 换 算 为 AR, 、AE,, 对 其 进行 评定 。 











将 、E,, 换 算 成 M，、M, 的 计算 公式 如 下 : 
被 测 齿轮 为 偶数 齿 时 
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当 使 用 上 述 公 式 时 ， 应 保证 被 测 齿 轮 的 径 向 跳动 在 F 允 许 值 范围 内 。 将 ,换算 成 
AE,、AE,;， 计算 公式 如 下 : 
被 测 齿 轮 为 偶数 齿 时 





M, simna cosB 
AE. = 一 Ftana, 
0 COSQL， 
Misinag ,cosC 
AF, = 一 ”一 村 Ftana, 
: cosQa, 
被 测 齿 轮 为 奇数 齿 时 
有 simna ,cosC 
AE. = 一 一 于 十 Etana， 
CosQ, cos 
Msinag, cosB 
AE =— oe -Ftano, 





COSQCOS 





应 用 上 述 换算 公式 时 ， 应 保证 被 测 齿 轮 实际 径 向 跳动 在 F. 允 许 值 范围 内 。 
若 被 测 齿轮 的 书 在 允许 值 范围 内 ， 可 用 0.72 忆 代替 AE.,、AE.。 
以 上 公式 中 a 为 量 棒 接触 点 的 端面 压力 角 。 


pt 


十 二 、 人 齿轮 副 接 触 斑点 的 检验 


1. 测量 方法 和 测量 仪器 
齿轮 副 接触 斑点 的 测量 方法 有 光泽 法 和 着 色 法 。 其 测量 方法 和 测量 仪器 见 表 7-25。 
表 7-25 齿轮 副 接触 斑点 的 测量 方法 和 测量 仪器 
测量 方法 测量 仪器 对 测量 仪器 及 应 用 的 要 求 
1. 测量 仪器 的 检定 :仪器 应 按 检 定 规程 或 其 他 有 关 技 术 文 
件 的 规定 进行 检定 ,经 计量 部 门 检定 合格 后 方 准 使 
2. 测量 基准 的 确定 :测量 基准 的 确定 见 GB/T 13924 一 2008 
光泽 法 的 附录 了 B 
齿轮 副 接触 斑点 3. 测量 位 置 的 确定 :应 在 设计 中 心 距 和 使 用 时 中 心 距 相 同 
的 检验 应 安装 在 箱 | 的 情况 下 对 左右 齿 面 进行 测量 ; 单 侧 齿 面 工作 的 齿轮 允许 只 
体 中 进行 ,也 可 以 在 | 测 工作 侧 齿 面 
齿轮 副 滚动 试验 机 着 色 法 的 涂 层 : 涂 层 应 涂 于 小 齿轮 的 不 少 于 五 个 上 耸 的 工 
上 或 齿轮 式 单 面 路 | 作 F ; 涂 层 应 均匀 ,其 厚度 不 应 大 于 6pm 
合 检 查 仪 上 进行 测量 力 和 嘴 合 转 数 :在 轻微 制 动 的 条 件 下 进行 测量 
人 光泽 法 需 进 行 连续 回转 ,直至 齿 面 上 的 接触 控 亮 痕迹 充 
分 呈现 出 来 
@ 着 色 法 测量 时 ,小 齿轮 可 正 反 反复 转动 也 可 作 连 续 回转 ， 
直至 具 面 上 接触 斑点 充分 呈现 出 来 


































































































































































































着 色 法 







































































2. 测量 原理 
(1) 光泽 法 测量 原理 ”光泽 法 是 在 被 测 齿 轮 副 齿 面 上 不 涂 涂 料 进行 测量 ， 经 足够 
时 间 的 嘴 合 运转 ， 使 齿 面 能 见 到 清晰 的 控 亮 痕迹 。 
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(2) 着 色 法 的 测量 原理 ” 先 在 被 测 齿 轮 副 中 的 小 齿轮 部 分 齿 具 面 上 涂 以 适当 厚度 
的 涂料 ， 转 动 小 齿轮 轴 使 齿轮 副 作 工 作 齿 面 的 哮 合 ， 直 至 齿 面 上 出 现 清晰 的 涂料 被 擦 掉 
的 痕迹 。 
3. 测量 结果 处 理 
齿轮 副 的 接触 斑点 应 以 小 齿轮 齿 面 上 的 斑点 为 准 ， 并 以 小 齿轮 齿 面 上 接触 斑点 面积 
最 小 的 齿 面 所 计算 的 接触 斑点 的 大 小 ， 作 为 测量 结果 。 
接触 斑点 的 大 小 是 以 在 具 面 上 接触 痕迹 沿 齿 长 方 
向 的 长 度 (扣除 超过 模 数值 的 断 开 部 分 ) 和 沿 齿 高 方 
向 的 平均 高 度 分 别 相对 于 工作 长 度 和 工作 高 度 之 比 的 
百分比 来 确定 的 ， 如 图 7-31 所 示 。 
1) 沿 齿 长 方向 接触 痕迹 的 百分比 为 
人 x 100% 图 7-31 接触 斑点 图 
式 中 46" 一 一 接触 痕迹 的 总 长 度 (包括 断 开 部 分 ) (mm); 
过 模 数 值 的 断 开 部 分 的 长 度 (mm); 
5 一 一 工作 长 度 (mm) 。 
2) 沿 齿 高 方向 接触 痕迹 的 百分比 为 
h” -ec 
育 
式 中 一 一 接触 痕迹 的 平均 高 度 (mm) ; 
过 模 数 值 的 断 开 部 分 的 长 度 (mm); 
一 一 工作 高 度 (mm)。 


十 三 、 齿 轮 副 侧 孙 的 检验 


1. 测量 方法 和 测量 仪器 

齿轮 副 侧 际 的 检验 包括 齿轮 副 辆 周 侧 际 和 法 向 侧 际 霹 , 的 检验 。 齿 轮 副 侧 际 的 测 
量 方 法 为 单 点 法 。 其 测量 方法 和 测量 仪器 见 表 7-26。 

表 7-26 齿轮 副 侧 隙 的 测量 方法 和 测量 仪器 

测量 方法 测量 仪器 对 测量 仪器 及 应 用 的 要 求 
1. 测量 仪器 的 检定 :仪器 应 按 检定 规程 或 其 他 有 关 技 术 文 
在 箱 体 上 对 安装 | 件 的 规定 进行 检定 ,经 计量 部 门 检 定 合格 后 方 准 使 
好 的 齿轮 副 进行 测 2. 测量 基准 的 确定 :测量 基准 的 确定 见 GB/T 13924 一 2008 
量 ,也 可 在 滚动 试验 | 的 附录 了 B 
机 上 进行 测量 3. 单 点 法 测量 位 置 的 确定 :应 对 大 齿轮 每 转 过 大 约 60° 的 位 
置 进行 齿轮 副 侧 际 的 测量 






























































x100% 










































































单 点 法 




















2. 单 点 法 测量 原理 
单 点 法 测量 圆周 侧 院 的 原理 如 图 7-32 所 示 。 
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单 点 测量 圆周 侧 际 时 ， 在 中 心 距 和 
使 用 时 中 心 距 相同 的 情况 下 ， 将 齿轮 副 
的 一 个 齿轮 园 定 ， 在 男 一 个 齿轮 的 分 
到 切线 方向 上 放置 一 指示 表 ， 然 后 晃动 
此 齿轮 ， 其 晃动 量 由 指示 表 读 出 ， 即 为 


4 一 4 展开 
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昼 周 侧 隙 值 / 。 
单 点 法 测量 法 向 侧 际 的 原理 如 图 
7-33 所 示 、 0 
图 7-32 圆周 侧 险 单 点 测量 示意 图 
单 点 测量 法 向 侧 际 时 ， 在 中 心中 和 














使 用 时 中 心 距 相同 的 情况 下 ， 可 用 测 片 或 塞 片 进行 测量 ， 也 可 和 测量 圆周 侧 阶 相似 使 用 
指示 表 ， 但 要 将 指示 表 测 头 置 于 与 齿 面 重 直 的 方向 上 ， 此 时 从 指示 表 上 读 出 的 晃动 量 即 
为 法 向 侧 阶 值 。 

3. 测量 结果 的 处 理 

单 点 法 测量 侧 辽 时， 可 直接 在 指示 表 
上 读 出 或 根据 测 片 或 塞 片 的 厚度 定 值 ， 以 
在 规定 的 各 测量 位 置 中 ， 测 得 的 最 大 侧 院 
和 最 小 侧 除 作为 测量 结果 。 

记 . 在 被 测 具 轮 齿 面 法 线 方向 计 值 ， 
在 被 测 齿 轮 分 度 圆 切线 方向 计 值 ， 以 其 他 
方向 测量 时 应 对 测 得 值 进行 换算 。 图 7-33 法 向 侧 辽 单 点 测量 示意 赂 


十 四 、 测 量 基准 的 要 求 


公式 和 测量 方法 中 提 到 测量 基准 比较 多 ， 为 方便 起 见 将 测量 基准 规定 叙述 如 下 : 

应 选择 被 测 此 轮 的 设计 基准 作为 测量 定位 基准 。 已 、 方 、 玉 、 必 、 忆 等 测量 项 
目 ， 对 于 5 级 及 5 级 以 上 精度 的 齿轮， 由 定位 偏差 造成 的 被 测 齿 轮 的 径 向 圆 跳动 ， 
应 不 大 于 相应 偏差 允许 值 的 1/5; 对 于 6 级 及 6 级 以 下 精度 的 齿轮 ， 由 定位 偏差 造 
成 的 被 测 齿 轮 的 径 向 圆 跳 动 ， 应 不 大 于 相应 偏差 允许 值 的 1/8。 当 选用 端面 定位 
时 ， 除 上 述 定位 精度 的 要 求 外 ， 定 位 端面 的 轴 疝 圆 跳 动 不 得 大 于 相应 偏差 允许 值 
的 1/5。 其 余 测 量 项 目 ， 由 定位 偏差 造成 的 被 测 齿 轮 的 径 向 圆 跳动 ， 应 不 大 于 相应 
偏差 允许 值 的 1/8。 









































































































































人 OG 第 四 节 直 齿 圆柱 齿轮 的 检验 训练 实例 


。 训练 ”检验 铣削 加 工 的 直 齿 齿轮 


一 、 图 样 分 析 
1) 图 7-34 所 示 为 狗 前 加 工 的 直 具 圆柱 齿轮 图 样 及 技术 要 求 。 
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图 7-34” 钳 前 加 工 的 直 齿 圆柱 齿轮 

2) 图 样 给 定 了 模 数 、 具 5 数 、 压 力 角 、 公 法 线 长 度 、 跨 越 上 从 数 和 精度 等 级 ， 内 径 、 
大 径 、 厚 度 和 基 同 直径 尺寸 及 公差 。 

3) 几何 公差 也 给 出 三 项 。 


二 、 零 件 几 何 量 精度 分 析 


1. 几何 尺寸 

图 中 齿 顶 圆 直 径 $100 5 0mm， 公差 等 级 为 TT9， 可 以 用 外 径 千 分 尺 测 量 ， 内径 
$925 和 ”mm， 公 差 等 级 为 IT8， 可 以 用 内 测 千分尺 测量 。 

从 图 样 右 上 角 的 表格 中 可 以 看 到 : 该 直 齿 轮 的 模 数 为 2. 5mm; 齿 数 为 38; 压力 
角 为 20°; 跨 齿 数 为 5; 精度 等 级 为 10 级 ; 公法 线 长 度 34. 54 037mm， 公 差 等 级 介 于 
IT11 ~IT12， 属 于 非 标 准 公 差 ， 用 公法 线 千 分 尺 测 量 ; 齿轮 宽度 25mm 和 分 度 圆 直径 
95mm 未 注 公 差 ， 按 中 等 公差 等 级 查 表 得 极限 偏差 分 别 为 上 0.2mm、+ 上 0.3mm， 可 
以 用 卡尺 测量 。 

2. 几何 公差 

1) 左 端面 对 基准 有 的 平行 度 公差 为 0.025mm， 公 差 等 级 介 于 IT7 ~ IT8 ， 用 百 分 表 
打 表 的 方法 测量 。 

2) 右 端 面 对 基 准 4 的 轴 疝 圆 跳 动 公差 为 0.028mm， 公 差 等 级 介 于 IT7 ~ IT8。 

3) g100mm 外 圆 对 基准 4 的 径 向 圆 跳动 公差 为 0.028mm， 公 差 等 级 介 于 IT7 ~ IT8。 

3. 表面 粗糙 度 

两 端面 和 大 径 外 表面 表面 粗糙 度 值 要 求 为 Ra3.2pm; 齿 形 表面 粗糙 度 值 要 求 为 
Rzl2.5hm; 内 孔 表 面 表面 粗糙 度 值 要 求 为 Ral.6hm; 其 余 表 面 表面 粗糙 度 值 要 求 
为 Ra6.3um。 
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三 、 检 测量 具 ( 辅 具 ) 


1) 使 用 量具 ， 量程 为 75 ~ 100mm、100 ~ 125mm 的 外 径 千 分 尺 ，4$5 ~ $30mm 的 内 
测 千分尺 ，25 ~50mm 的 公法 线 千分尺 ，150mm 的 卡尺 ， 百 分 表 及 磁性 表 座 ， 量 块 ， 直 






































2) 使 用 辅 具 : 带 前 后 项 尖 支 架 的 检验 平台 ， 表 架 ， 一 对 V 形 架 ,小 钢 球 ,检验 





四 、 零 件 检测 


1. 几何 尺寸 测量 

枪 顶 圆 8100 0 6mm， 用 75 ~ 100mm 外 径 干 分 尺 测量 ， 内径 $255”mm,， 用 $5 ~ 
$30mm 内 测 千 分 尺 测量 ;公法 线 长 度 34. 54 mm， 用 25 ~ 50mm 公法 线 千分尺 测量 ， 
即将 公法 线 干 分 尺 两 盘 形 测量 面 卡 和 人 相应 的 齿 槽 中， 与 两 异 名 齿 亡 在 分 度 圆 附近 接触 
( 按 图 样 要 求 跨 齿 数 为 5) ， 如 图 7-35 所 示 ， 如 同 使 用 外 径 千 分 尺 一 样 进行 测量 和 读数 ， 
记录 各 数据 。 


















































图 7-35 公法 线 千 分 义 测 量 和 公法 线 千分尺 与 齿轮 齿 面 接触 状态 示意 图 

如 果 没 有 给 出 跨 齿 数 ， 应 该 特别 注意 : 齿轮 公法 线 测量 时 必须 选择 合适 的 跨 齿 数 ， 
如 果 跨 齿 数 太 多 ， 公 法 线 千分尺 两 测量 面 平面 会 与 齿轮 轮 齿 的 齿 顶 部 接触 ， 如 果 跨 齿 数 
太 少 ,公法 线 干 分 尺 两 测量 面 平面 会 在 齿轮 分 度 圆 附近 与 轮 齿 齿 面 接触 。 这 是 齿轮 公法 
线 测量 时 的 关键 所 在 ， 可 以 根据 公式 计算 跨 齿 数 。 

25mm 和 $95mm 未 注 公 差 ， 可 用 卡尺 测量 得 到 。 

齿 厚 检测 测量 方法 如 图 7-36 所 示 ， 用 游标 齿 
厚 卡 尺 测量 。 测 量 时 先 将 垂直 主 尺 按 分 度 圆 弦 齿 高 
调整 ， 然 后 以 齿 顶 为 基准 ,使 垂直 主 尺 的 量 扑 和 齿 
顶 圆 接触 ， 接 着 调整 水 平 主 尺 ， 使 两 爪 分 别 和 两 齿 
面 接触 ， 此 时 水 平 主 尺 的 读数 即 为 实际 分 度 圆 弦 齿 
厚 ; 按 上 述 方 法 测量 若干 个 分 度 圆 弦 齿 厚 ， 记 录 其 
最 大 、 最 小 值 ， 如 果 都 满足 公差 要 求 ， 该 项 目 合格 。 

2. 几何 误差 测量 

1) 左 端 面 对 基 准 B 的 平行 度 公 差 为 0.025mm， 图 7-36 游标 齿 厚 卡尺 测量 齿 厚 
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用 百 分 表 打 表 的 方法 测量 : 将 任 一 齿轮 端面 放置 在 检验 平板 测量 面 上 ， 与 测量 面 紧密 贴 
合 ， 以 平板 测量 面 作为 模拟 基准 ; 用 百 分 表 测量 整个 被 测 表面 ， 记 录 百 分 表 读 数 ， 取 百 
分 表 最 大 读数 值 和 最 小 读数 值 之 差 作为 该 零件 的 平行 度 误差 。 

2) $100mm 外 圆 对 基准 4 的 径 向 圆 跳 动 误差 检测 ， 一 般 在 切 齿 前 进行 。 因 为 切 齿 
后 由 于 外 圆 面 变 得 不 连续 ， 测 量变 得 很 困难 ， 不 容易 得 到 准确 的 测量 值 。 测量 时 ， 先 把 
制造 好 的 齿 坯 上 无 间隙 地 穿 人 心 轴 ， 然 后 将 心 轴 和 零件 一 并 定位 在 带 前 后 顶尖 支架 的 检 
验 平台 上 ， 以 心 轴 轴 线 作 为 测量 基准 。 即 通过 心 轴 两 端的 中 心 孔 与 顶尖 架 顶 尖 的 配合 实 
现 心 轴 连 同 其 上 齿 坯 的 准确 定位 ， 将 一 干 分 表 安 装 在 表 架 上 ， 放 置 并 吸附 在 顶尖 平台 
上 ; 调整 千分尺 测 头 使 之 与 齿轮 的 外 圆 面 (未 切 具 前 ) 可 靠 接触 ， 如 图 7-37 所 示 。 绥 
慢 转动 心 轴 ， 使 心 轴 上 的 齿轮 作 无 轴 向 移动 
的 连续 回转 运动 ， 同 时 观察 干 分 表 的 读数 ， 
记录 表 针 示 值 的 最 大 值 和 最 小 值 的 差 值 ， 此 
数值 就 是 齿轮 外 圆 面 相对 于 基准 孔 轴线 的 径 
向 圆 跳动 误差 值 ， 该 值 小 于 0.028mm 为 
合格 。 

3) 齿轮 右 端面 圆 跳 动 误差 的 检测 ， 可 
在 切 具 前 也 可 在 切 耸 后 进行 ， 测量 安装 方法 
与 上 述 方法 相同 ,不 同 的 是 千 分 表 测 头 与 齿 













































































轮 端面 可 靠 接 触 ， 如 图 7-37 所 示 。 图 7-37 齿轮 径 向 圆 跳 动 和 轴 向 圆 
3. 表面 粗糙 度 跳动 误差 检测 





两 端面 和 齿 顶 圆 外 表面 、 齿 形 、 内 孔 表 
面 及 其 余 表 面 表 面 粗糙 度 的 测量 方法 ， 均 采用 对 照 表面 粗糙 度 比 较 样 块 ， 用 目测 方法 进 
行 检测 可 得 到 相应 的 测量 结果 。 


五 、 重 点 、 难 点 测量 及 讲评 


在 齿轮 的 各 项 检测 中 ,重点 是 公法 线 尺寸 的 检测 ， 应 该 注意 的 是 如 何 把 握 跨 齿 数 是 
关键 所 在 ; 难点 是 成 品 齿 轮 径 向 圆 跳 动 误差 的 检测 ， 如 果 不 能 在 齿 坯 的 状况 下 检测 ， 就 
需要 在 成 品 下 检测 ， 如 同上 述 安装 后 ， 旋 转 测量 会 比较 麻烦 ， 表 的 移动 会 很 频 紧 ， 所 以 
应 该 在 测量 时 注意 。 

由 于 齿轮 的 参数 检测 方法 比较 多 ， 特 别 是 专业 的 测量 仪器 也 非常 多 ,但 是 常规 量具 
的 检测 基本 是 相同 的 ， 因 此 就 不 多 举 实例 了 。 
























































复习 思考 题 


1. 什么 是 齿轮 ? 什么 是 齿轮 副 ? 
2. 齿轮 检测 的 目的 是 什么 ? 
3. 直 齿 圆柱 齿轮 的 精度 等 级 是 如 何 规定 的 ? 
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. 何谓 齿轮 误差 ? 

. 齿轮 误差 检验 项 
. 齿轮 偏差 包括 哪 
. 齿轮 检测 的 方式 
. 综合 测量 与 单项 
. 齿轮 的 综合 测量 


. 什么 是 轴线 的 








目 有 哪些 ? 

些 项 目 ? 主要 区 别 是 什么 ? 
有 了 哪 几 种 ? 

测量 比较 有 何 优点 ? 
分 哪 几 种 ? 











. 什么 是 齿轮 副 自 





F 行 度 误差 ? 
4 中 心 距 偏差 











第 八 章 


箱 体 关 零 件 的 检验 





培训 目标 : 了 解 箱 体 类 零件 的 类 别 和 功能 ; 熟悉 箱 体 类 零件 图 ， 明 确 检 测 项 目 ; 熟 
练 掌 握 孔 径 、 平 面 度 检测 的 基础 知识 ， 会 根据 不 同 零件 和 检测 要 求 选择 合理 的 检测 方 
案 ; 掌握 内 孔 和 平面 的 检测 原理 ; 熟悉 直线 度 误差 检测 方法 ; 了 解 箱 体 类 零件 倾斜 孔 几 
何 尺 寸 的 检测 方法 ; 熟悉 箱 体 类 零件 孔 轴线 垂直 度 误 差 检测 方法 ; 掌握 箱 体 类 零件 同 轴 
度 误差 检测 方法 ， 能 够 选择 合适 的 检测 仪器 ， 并 熟练 实施 检测 及 判断 。 





命令 令 第 一 节 箱 体 类 零件 检验 基础 知识 


一 、 箱 体 类 零件 的 类 别 

根据 箱 体 类 零件 结构 不 同 可 分 为 整体 式 箱 体 和 分 离 式 箱 体 。 

箱 体 类 零件 主要 包括 诸如 上 曲轴 箱 、 下 曲轴 箱 、 机 体 、 减 速 器 箱 体 、 泵 体 、 阀 体 、 
运动 设备 (机 床 、 汽 车 等 ) 主轴 箱 、 变 速 器 箱 体 、 燃 烧 室 支 撑 环 、 动 力 箱 和 机 座 等 。 

图 8-1 所 示 为 四 种 箱 体 的 结构 简 图 。 
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9) 
图 8-1 四 种 箱 体 的 结构 简 图 
a) 组 合 机 床 主轴 箱 b) 车 床 进 给 箱 
c) 分 离 式 减 速 器 箱 体 d) 泵 壳 
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二 、 箱 体 类 零件 的 结构 和 作用 


箱 体 是 机 器 的 基础 零件 ， 它 将 机 器 中 有 关 部 件 的 轴 、 套 、 人 齿轮 等 相关 零件 连接 成 一 
个 整体 ， 并 使 之 保持 正确 的 相互 位 置 ， 以 传递 转 矩 或 改变 转速 来 完成 规定 的 运动 。 故 箱 
体 的 加 工 质量 、 检 验 质 量 ， 直 接 影 响 机 器 的 性 能 、 精 度 和 寿命 。 

箱 体 类 零件 主要 起 包容 、 支 承 、 定 位 和 密封 的 作用 ， 并 使 各 零件 之 间 保 持 正 确 的 相 
对 位 置 和 运动 轨迹 。 它 是 设置 油 路 通道 、 容 纳 油 液 的 容器 ， 以 及 保护 机 器 的 壳 体 ， 又 是 
机 器 和 部 件 的 基础 件 。 一 个 完整 的 减速 右 ， 包括 轴 、 套 、 齿 轮 、 轴 承 等 ， 如 图 8-2 
所 示 。 

箱 体 类 零件 的 结构 按 其 不 同 的 作用 常 分 为 下 列 四 个 部 分 : 

(1) 支承 部 分 “该 部 分 结构 形状 比较 复杂 ， 下 部 通常 做 成 带 有 加 强 肋 的 空 腔 : 壁 
上 设 有 支 装 轴承 用 的 轴承 孔 。 图 8-3 所 示 为 齿轮 减速 右 的 箱 座 外 形 。 其 支承 部 分 为 一 定 
厚度 的 空 腔 ， 上 部 左右 两 个 圆 孔 为 支承 主动 齿轮 轴 和 从 动 齿轮 轴 轴 承 的 轴承 孔 。 





























图 8-2 减速 器 外 形 图 8-3 齿轮 减速 器 的 箱 座 外 形 

(2) 润滑 部 分 为 了 使 运动 件 得 到 良好 的 润滑 ， 箱 体 类 零件 常设 有 储 油 池 、 注 油 
孔 、 排 油 孔 、 油 标 孔 及 各 种 油槽 。 

(3) 安装 部 分 为 使 箱 体 设计 成 一 封闭 结构 和 使 润滑 油 不 致 泄漏 ， 常 在 箱 体 零件 
上 装 上 项 盖 、 侧 盖 及 轴承 盖 。 因 此 在 连接 处 要 加 工 出 连接 配合 孔 、 螺 钉 孔 及 安装 平面 。 

(4) 加 强 部 分 “ 箱 体 受 力 较 菏 弱 的 部 分 常用 加 强 肋 以 增加 甚 强度， 如 箱 体 的 轴承 
孔 除 安装 轴承 外 还 要 安装 轴承 盖 ， 因 此 对 于 较 长 的 轴承 孔 ， 可 在 轴承 孔 外 部 设置 加 强 
肋 ， 以 增加 其 强度 ， 如 图 8-3 所 示 箱 座 有 四 个 加 强 肋 。 为 了 减少 加 工 面积 ， 可 将 箱 体 底 
板 下 部 作成 空 腔 。 为 使 空 腔 具 有 足够 的 强度 ， 可 在 中 间 部 分 设置 加 强 肋 。 


三 、 箱 体 类 零件 的 结构 特点 


箱 体 的 种 类 很 多 ， 如 图 8-4 所 示 ， 其 尺寸 大 小 和 结构 形式 随 着 机 咒 的 结构 和 箱 体 在 
机 器 中 作用 的 不 同 有 着 较 大 的 差异 。 

但 从 工艺 上 分 析 它 们 仍 有 许多 共同 之 处 ， 其 结构 特点 是 : 

1) 外 形 基本 上 是 由 六 个 或 五 个 平面 组 成 的 封闭 式 多 面体 ， 又 分 成 整体 式 和 组 合式 
两 种 。 
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图 8-4 各 种 箱 体 类 零 部 件 和 整 机 氏 











2) 结构 形状 比较 复杂 。 内 部 常 为 空 腔 形 ， 某 些 部 位 有 “ 隔 墙 ” ， 箱 体 壁 薄 且 厚薄 
不 均 。 

3) 箱 壁 上 通常 都 布置 有 平行 孔 系 或 垂直 孔 系 。 

4) 箱 体 上 的 加 工 面 ， 主 要 是 大 量 的 平面 ， 此 外 还 有 许多 精度 要 求 较 高 的 轴承 支承 
孔 和 精度 要 求 较 低 的 紧 固 用 孔 。 

总 之 ， 箱 体 类 零件 的 结构 复杂 ， 壁 薄 且 不 均匀 ， 内 部 为 腔 形 ; 常 有 内 腔 、 轴 承 孔 、 
光 孔 、 凸 台 、 安 装 板 、 螺 纹 孔 等 结构 ; 有 许多 精度 要 求 高 的 轴承 支承 孔 和 平面 ， 加 工 面 
多 ， 加 工 部 位 多 ， 加 工 难度 大 。 据 统计 资料 表明 ， 一 般 中 型 机 床 制造 三 花 在 箱 体 类 零件 
的 机 械 加 工 工时 占 整个 产品 加 工 工时 的 15% ~ 20% ， 同 样 花 在 检验 上 的 时 间 也 占有 很 
大 的 比重 。 


四 、 箱 体 类 零件 的 主要 技术 要 求 
箱 体 类 零件 的 主要 技术 要 求 包 括 轴承 支承 孔 的 尺 十 精度、 几何 精度 、 表 面 粗糙 
































度 等 。 
几何 精度 包括 孔 系 轴线 之 间 的 距离 太 才 精度 和 平行 度 ， 同 一 轴线 上 各 和 孔 的 同 轴 度 ， 
以 及 孔 端面 对 孔 轴 线 的 垂直 度 、 孔 轴线 对 安装 面 的 平行 度 或 垂直 度 等 。 图 8-5 所 示 为 某 
箱 体 的 零件 图 样 及 技术 要 求 。 

此 外 ， 为 满足 箱 体 加 工 中 的 定位 需要 及 箱 体 与 机 器 设备 总 装 要 求 ， 箱 体 的 装配 基准 
面 与 加 工 中 的 定位 基准 面 应 有 一 定 的 平面 度 和 表面 粗糙 度 要 求 ; 各 支承 孔 与 装配 基准 面 
之 间 应 有 一 定 距 离 太 十 精度 的 要 求 。 箱 体 的 技术 要 求 根据 箱 体 的 工作 条 件 和 使 用 性 能 的 
不 同 而 有 所 不 同 。 
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1. 未 注 铸 造 圆 角 均 为 R10。 
2. 未 注 倒 角 均 为 C2。 











图 8-5 





某 箱 体 的 零件 图 样 及 技术 要 求 




















1) 支承 孔 : 尺寸 公差 等 级 为 IT6 ~ IT7,， 形状 精度 为 了 筷 尺 寸 公差 的 一 半 ， 


Ra0.4~1.6pum。 


2) 同 轴 度 公差 为 $0.01 ~ $0.03mm， 平行 度 公差 为 0.03 ~0.06mm， 中 心 距 


差 为 + (0. 02 ~0.08)mm。 





Ezlly 


3) 装配 、 定 位 基 面 : 平面 度 公 差 为 0.02 ~0. lmm，Ra0.8 ~3.2pm。 


4) 平行 度 、 垂 直 度 公差 为 〈 


0. 02 ~0.1) mm/300mm。 


5) 了 筷 与 面 平行 度 公差 为 0.03 ~ 0. 1mm。 


五 、 材 料 





常 选 用 各 种 牌号 的 灰 铸 铁 ， 常 用 的 牌号 有 HT100、H150、HT200 等 。 因 为 灰 铸 铁 具 
有 较 好 的 耐 磨 性 、 铸 造 性 和 可 加 工 性 ， 而 且 吸 振 性 好 ， 成 本 又 低 。 











某 些 负荷 较 大 的 箱 体 采用 铸 匀 





由 件 ; 某 些 简易 箱 体 为 了 缩短 毛坯 


板 焊接 结构 ; 铝 镁 合金 或 其 他 铝 合金 材料 适用 于 特定 条 件 。 


六 、 毛 坯 




















剖 造 的 周期 而 采用 钢 


1) 单 件 小 批 生产 多 用 木 模 手工 造型 ， 毛 未 精度 低 ， 加 工 余 量 大 。 


2) 大 批 生 产 常 用 金属 模 机 器 造型 ， 毛 坯 精度 较 高 ， 加 




















- 余 量 可 适当 减 小 。 


3) 毛 坏 铸造 时 ， 应 防止 砂 眼 和 气孔 的 产生 。 为 了 消除 铸造 时 形成 的 内 应 力 ， 减 少 
变形 ,保证 其 加 工 精度 的 稳定 性 ， 应 使 箱 体 壁 厚 尽量 均匀 ， 毛 坯 铸 造 后 要 安排 人 工时 效 


处 理 。 


4) 精度 要 求 高 或 形状 复杂 的 箱 体 还 应 在 粗 加 工 后 多 加 一 次 人 工时 效 处 理 ， 以 消除 
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粗 加 工 造 成 的 内 应 力 ， 进 一 步 提 高 加 工 精度 的 稳定 性 。 

5) 特定 条 件 下 使 用 铝 合金 箱 体 ， 特 点 是 采用 压铸 工艺 ， 毛 坯 精度 很 高 ， 加 工 余 量 
很 小 。 

6) 毛坯 的 加 工 余 量 与 生产 批量 、 毛 坏 尺 寸 、 结 构 、 精 度 和 铸造 方法 等 因素 有 关 ， 
具体 数值 可 从 有 关 手 册 中 查 到 。 








今 邻 今 第 二 节 ” 箱 体 类 零件 的 加 工 


在 拟定 箱 体 零件 机 械 加 工 工艺 规程 时 ， 有 一 些 基本 原则 应 该 遵循 。 
一 、 工 艺 路 线 的 安排 


工艺 特点 : 要 求 加 工 的 表面 很 多 。 在 这 些 加 工 表面 中 ,平面 加 工 精 度 比 孔 的 加 工 精 
度 容 易 保证 。 
工艺 关键 问题 : 箱 体 中 主要 孔 及 孔 系 的 加 工 精度 。 

在 工艺 路 线 的 安排 中 应 注意 几 个 问题 : 

(1) 先 面 后 孔 ” 先 加 工 平面 、 后 加 工 孔 是 箱 体 加 工 的 一 般 规律 。 平 面 面 积 大 ， 用 

其 定位 稳定 可 靠 ; 从 加 工 难度 来 看 ， 平 面 比 孔 加 工 容 易 。 支 承 孔 大 多 分 布 在 箱 体 外 壁 平 
面 上 ， 先 加 工 外 壁 平面 可 切 去 铸件 表面 的 凹凸 不 平 及 夹 砂 等 缺陷 ， 这 样 可 减少 钻头 引 
偏 ， 防 止 刀 具 骨 刃 等 ， 对 孔 加 工 有 利 。 
(2) 粗 精 分 开 、 先 粗 后 精 “ 箱 体 均 为 铸件 ， 加 工 余 量 较 大 ， 在 粗 加 工 中 切除 的 金 
属 较 多 ， 因 而 夹 紧 力 、 切 削 力 都 较 大 ， 切 削 热 也 较 多 。 加 之 粗 加 工 后 ， 工 件 内 应 力 重 新 
分 布 也 会 引起 工件 变形 ， 因 此 ， 对 加 工 精度 影响 较 大 。 为 此 ， 把 粗 精 加 工分 开 进 行 ， 有 
利于 把 已 加 工 后 由 于 各 种 原因 引起 的 工件 变形 充分 暴露 出 来 ， 然 后 在 精 加 工 中 将 其 
消除 。 

粗 、 精 加 工分 开 的 原则 : 对 于 刚性 差 、 批 量 较 大 、 要 求 精度 较 高 的 箱 体 ， 一 般 要 
粗 、 精 加 工分 开 进 行 ， 即 在 主要 平面 和 各 支承 孔 的 粗 加 工 之 后 再 进行 主要 平面 和 各 支承 
孔 的 精 加 工 。 这 样 ， 可 以 消除 由 粗 加 工 所 造成 的 内 应 力 、 切 削 力 、 切 削 热 、 夹 紧 力 对 加 
工 精 度 的 影响 ， 并 且 有 利于 合理 地 选用 设备 等 。 

粗 、 精 加 工分 开 进 行 ， 会 使 机 床 、 夹 具 的 数量 及 工件 安装 次 数 增加 ， 从 而 使 成 本 
提高 ， 所 以 对 单 件 、 小 批量 生产 及 精度 要 求 不 高 的 箱 体 ， 常 常 将 粗 、 精 加 工 合 并 在 
一 道 工 序 进行 ， 但 必须 采取 相应 措施 ， 以 减少 加 工 过 程 中 的 变形 。 例 如 粗 加 工 后 松 
开工 件 ， 证 工件 充分 冷却 ， 然 后 用 较 小 的 夹 紧 力 ， 以 较 小 的 切削 用 量 ， 多 次 进 给 进 
行 精 加 工 。 

(3) 工序 集中 、 先 主 后 次 ” 箱 体 零件 上 相互 位 置 要 求 较 高 的 孔 系 和 平面 ,一 般 尽 
量 集中 在 同一 工序 中 加 工 ， 以 保证 其 相互 位 置 要 求 和 减少 装 夹 次 数 。 紧 固 螺纹 孔 、 油 孔 
等 次 要 工序 的 安排 ， 一 般 在 平面 和 支承 孔 等 主要 加 工 表面 精 加 工 之 后 再 进行 加 工 。 
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(4) 工序 间 合 理 安排 热处理 ” 箱 体 零件 的 结构 复杂 ， 壁 厚 也 不 均匀 ， 因 此 ,在 
铸造 时 会 产生 较 大 的 残余 应 力 。 为 了 消除 残余 应 力 ， 减少 加 工 后 的 变形 和 保证 精度 
的 稳定 ， 所 以 ， 在 铸造 之 后 必须 安排 人 工时 效 处 理 。 人 工时 效 的 工艺 规范 为 : 加 热 
到 500 ~ 550% ， 保 温 4 ~6h, 冷却 速度 小 于 或 等 于 30C/h， 出 炉 温度 小 于 或 等 
于 200%C。 

普通 精度 的 箱 体 零件 ， 一 般 在 铸造 之 后 安排 一 次 人 工时 效 处 理 。 

对 一 些 高 精度 或 形状 特别 复杂 的 箱 体 零 件 ， 在 粗 加 工 之 后 还 要 安排 一 次 人 工时 效 处 
理 ， 以 消除 粗 加 工 所 造成 的 残余 应 力 。 

有 些 精 度 要 求 不 高 的 箱 体 零件 毛坯 ， 有 时 不 安排 时 效 处 理 ， 而 是 利用 粗 、 精 加 工 工 
序 间 的 停放 和 运输 时 间 ， 使 之 得 到 自然 时 效 。 

箱 体 零件 人 工时 效 的 方法 ， 除 了 加 热 保 温 法 外 ， 也 可 采用 振动 时 效 来 达到 消除 残余 
应 力 的 目的 。 

二 、 基 准 的 选择 

箱 体 定位 基准 的 选择 ， 直 接 关 系 到 箱 体 上 各 个 平面 与 平面 之 间 ， 和 孔 与 平面 之 间 ， 和 孔 
与 孔 之 间 的 尺寸 精度 和 几何 精度 要 求 是 否 能 够 保证 。 

在 选择 基准 时 ， 首 先 要 遵守 “基准 重合 ”和 “基准 统一 ”的 原则 ， 同 时 必须 考虑 
生产 批量 的 大 小 ， 生 产 设备 ， 特 别 是 夹具 的 选用 等 因素 。 

1. 粗 基 准 的 选择 

粗 基 准 的 作用 主要 是 决定 不 加 工 面 与 加 工 面 的 位 置 关系 ， 以 及 保证 加 工 面 的 余 量 均 
名。 在 选择 粗 基 准时 ， 通 常 应 满足 以 下 几 点 要 求 : 

1) 在 保证 各 加 工 面 均 有 余 量 的 前 提 下 ， 应 使 重要 孔 的 加 工 余 量 均匀 ， 孔 壁 的 厚薄 
尽量 均匀 ， 其 余部 位 均 有 适当 的 壁 厚 。 

2) 装 和 信箱 体内 的 回转 零件 (如 齿轮 、 轴 套 等 ) 应 与 箱 壁 有 足够 的 间 际 。 

3) 注意 保持 箱 体 必 要 的 外 形 尺寸 。 此 外 ， 还 应 保证 定位 稳定 ， 夹 紧 可 靠 。 

箱 体 零件 的 粗 基 准 一 般 都 用 它 上 面 的 重要 孔 和 另 一 个 相距 较 远 的 孔 作 粗 基 准 ， 
以 保证 孔 加 工时 余 量 均匀 。 根据 生产 类 型 不 同 ， 实 现 以 主轴 孔 为 粗 基 准 的 工件 安装 
方式 也 不 一 样 。 大 批 大 量 生 产 时 ， 由 于 毛坯 精度 高 ， 可 以 直接 用 箱 体 上 的 重要 孔 在 
专用 夹具 上 定位 ， 工 件 安装 迅速 ， 生 产 率 高 。 在 单 件 、 小 批 及 中 批 生 产 时 ,一 般 毛 
坯 精度 较 低 ， 按 上 述 办 法 选择 粗 基 准 ， 往 往 会 造成 箱 体 外 形 偏 斜 ， 甚 至 局 部 加 工 余 
量 不 够 ， 因 此 通常 采用 划 线 找 正 的 办 法 进行 第 一 道 工 序 的 加 工 ， 即 以 主轴 孔 及 其 中 
心 线 为 粗 基 准 对 毛坯 进行 划 线 和 检查 ， 必 要 时 予以 纠正 ， 纠 正 后 孔 的 余 量 应 足够 ， 
但 不 一 定 均 匀 。 

2. 精 基 准 的 选择 

精 基 准 选 择 一 般 采 用 基准 统一 的 方案 ， 常 以 箱 体 零件 的 装配 基准 或 专门 加 工 的 一 面 
两 孔 为 定位 基准 ， 使 整个 加 工 工 艺 过 程 基准 统一 ， 夹 具 结构 简单 ， 基 准 不 重合 误差 降 至 
最 小 甚至 为 零 ( 当 基 准 重合 时 ) 。 
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加 工 各 平面 一 粗 、 半 精 加 工 各 主要 孔 一 精 加 工 主要 
孔 一 粗 、 精 加 工 各 次 要 孔 一 加 工 各 螺 孔 、 紧 固 孔 、 
油 孔 等 一 去 毛刺 一 清洗 一 检验 。 

2. 大 批量 生产 





第 八 章 ” 箱 体 类 零件 的 检验 ” 古 





粗 、 
工 精 基准 一 粗 、 半 精 加 工 主要 孔 一 精 加 工 主 要 了 筷 一 
粗 、 
等 ) 一 精 加 工 各 平面 一 去 毛刺 一 清洗 一 检验 。 


三 、 一 般 加 工 工艺 路 线 


1. 中 小 批量 生产 
加 工 工艺 路 线 一 般 为 : 铸造 毛坯 一 时 效 一 涂 装 














工艺 路 线 一 般 为 : 毛坯 铸造 一 时 效 一 涂 装 一 
半 精 加 工 精 基准 一 粗 、 半 精 加 工 各 平面 一 精 加 























精 加 工 各 次 要 孔 〈 螺 孔 、 紧 固 孔 、 油 孔 、 过 妃 





图 8-6 箱 体 精 加 工 定位 孔 工序 示意 图 





图 8-6 所 示 为 箱 体 精 加 工 定位 孔 工序 示意 图 。 


命令 仿 第 三 节 箱 体 类 零件 的 检测 基础 及 检验 方法 

















箱 体 轴承 孔 的 尺 二 精度、 几何 精度 和 表面 粗糙 度 直接 影响 与 轴承 的 配合 精度 和 轴 的 

















回转 精度 。 箱 体 类 零件 的 主要 技术 要 求 为 : 轴承 孔 的 尺寸 、 几 何 精度 要 求 ， 轴 承 孔 的 方 


问 、 


孔 系 的 方向 、 位 置 精度 ， 即 孔 的 轴线 与 基 面 的 平行 度 ， 孔 轴线 的 相互 平行 度 及 垂直 











位 置 精度 要 求 ， 箱 体 主要 平面 的 精度 要 求 。 
箱 体 零件 加 工 完 成 后 的 最 终 检 验 包括 : 主要 孔 的 太 才 精度 ; 孔 和 平面 的 几何 精 





酒 油 


















































和 孔 的 同 轴 度 及 孔 距 尺寸 精度 ， 主 轴 孔 与 端面 的 垂直 度 。 


公差 等 级 为 IT6， 几 何 误差 小 于 孔径 公差 的 1/2， 表 面 粗 烟 度 Ra 值 为 1.6 ~0.8um;， 其 
承 孔 的 尺寸 公差 等 级 为 IT7， 几 何 误 差 小 于 孔径 公差 的 1/3 ~1/2 ， 表 面 粗 糙 度 Ra 


他 




















一 、 轴 承 孔 的 尺寸 、 几 何 精度 要 求 
箱 体 零件 上 轴承 孔 的 尺寸 精度 和 几何 精度 要 求 较 高 。 一 般 来 说 ， 主 轴 轴 承 孔 的 尺寸 


























值 为 0.8 ~1.6um。 


二 、 轴 承 孔 的 方向 、 位 置 精 度 要 求 
1) 各 轴 和 孔 的 中 心 距 和 轴线 的 平行 度 误差 。 一 般 机 床 箱 体 轴 孔 的 中 心 距 偏差 为 


(+0.01 ~ +0.025)mm。 轴 线 的 平行 度 公差 为 (0.03 ~ 0. 1 ) mmZX300mm。 

















2) 同 轴 线 轴 孔 的 同 轴 度 误差 。 机 床 主轴 轴承 孔 的 同 轴 度 误差 一 般 小 于 $0. 008mm， 























一 般 同 轴 孔 系 的 同 轴 度 误差 不 超过 最 小 孔径 尺寸 公差 的 1/2。 

















3) 轴承 孔 的 轴线 对 装配 基准 面 的 平行 度 和 对 端面 的 垂直 度 误 差 。 一 般 机 床 主轴 轴 
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承 孔 的 轴线 对 装配 基准 面 的 平行 度 公差 为 0.03mm/650mm; 对 端面 的 垂直 度 公 差 为 
0. 015 ~ 0. 02mm 。 


三 、 箱 体 主要 平面 的 精度 要 求 

箱 体 零件 上 的 主要 平面 有 底 平 面 、 导 向 面 ， 多 作为 装配 基准 面 和 加 工 基 准 面 。 

一 般 机 床 箱 体 装配 基准 面 和 定位 基准 面 的 平面 度 公差 在 0.03 ~ 0. 10mm 范围 内 ， 表 
面 粗 糙 度 Ra 值 为 0.8 ~1.6um。 箱 体 上 其 他 平面 对 装配 基准 面 的 平面 度 公差 ， 一 般 在 全 
长 范围 内 为 0.05 ~0.2mm， 垂 直 度 公差 为 〈0. 06 ~0.10)mm/300mm。 其 他 非 主要 面 的 
表面 粗糙 度 Ra 值 为 3.2 ~6.3pm。 


四 、 箱 体 零件 的 检验 


箱 体 零件 的 最 终 检验 包括 : 主要 孔 的 尺寸 精度 ， 了 和 孔 和 平面 的 几何 精度 ， 孔 系 的 方 
向 、 位 置 精度 ， 即 孔 的 轴线 与 基 面 的 平行 度 ， 孔 轴线 的 相互 平行 度 及 垂直 度 ， 孔 的 同 轴 
度 及 孔 距 尺寸 精度， 主轴 和 孔 与 端面 的 垂直 度 等 。 

1. 表面 粗糙 度 

表面 粗糙 度 检验 通常 用 目测 或 样 块 比较 法 ， 只 有 当 Ra 值 很 小 时 ， 才 考虑 使 用 光学 
量 仪 或 用 表面 粗糙 度 检测 仪 。 

根据 被 测 对 象 表面 特征 ， 由 第 二 章 所 列 不 同 表 面 粗糙 度 比 较 样 块 ， 选 择 磨 、 车 、 
铂 、 铣 、 插 及 人 刨 加 工 表面 粗糙 度 比 较 样 块 或 电 火花 、 抛 〈 喷 ) 丸 、 喷 砂 、 研 磨 、 刍 、 
抛光 加 工 表面 粗糙 度 比较 样 块 中 合适 的 比较 样 块 ， 依 据 使 用 原则 和 方法 ， 即 采用 目测 和 
触摸 的 感官 检验 方法 进行 比 对 检验 。 如 果 Ra 值 不 大 于 1.6um 时 ， 选 择 使 用 光学 量 仪 或 
用 表面 粗糙 度 检测 仪 进 行 检测 。 

2. 孔 的 尺寸 精度 

一 般 用 塞 规 检 验 ， 单 件 小 批 生产 时 可 用 内 径 千 
分 尺 、 内 测 千分尺 或 内 径 千 分 表 检 验 ， 若 精度 要 求 
很 高 可 用 气动 量 仪 检验 。 

图 8-7 所 示 为 用 内 径 指示 表 ( 千 分 表 ) 检测 孔 
的 直径 。 测 量 时 必须 摆动 内 径 指 示 表 ( 千 分 表 ) ， 



























































































































































于 分 表 的 最 小 读数 即 为 被 测 孔 的 实际 尺寸 。 图 8-7 内径 指 示 表 ( 千 分 表 ) 
孔 的 几何 精度 (表面 的 圆 度 、 圆 柱 度 误差 ) 也 检测 孔 的 直径 示意 图 














可 用 内 径 指示 〈 千 分 表 ) 检测 。 测 量 孔 的 圆 度 误差 
时 ， 只 要 在 孔径 圆周 上 变换 方向 ， 比 较 其 测量 值 即 可 。 测 量 孔 的 圆柱 度 误 差 时 ， 只 要 在 
孔 的 全 长 上 取 前 、 后 、 中 几 点 ， 比 较 其 测量 值 ， 其 最 大 值 与 最 小 值 之 差 的 1/2 即 为 全 长 
上 的 圆柱 度 误差 。 

3. 平面 的 直线 度 

可 用 刀口 形 直 尺 、 平 尺 和 塞 尺 或 水 平 仪 与 桥 板 检 验 。 

(1) 刀口 形 直 尺 、 平 尺 和 塞 尺 检测 法 如 图 8-8 所 示 ， 用 刀口 形 直 尺 进行 测量 ,在 
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箱 体 被 测 平 面 上 多 测量 几 处 ， 可 以 通过 使 用 塞 太 得 到 刀口 形 直 太 与 平面 的 间隙 斥 寸 ， 取 
最 大 值 即 为 箱 体 被 测 平面 的 直线 度 误差 。 


























刀口 形 直 尺 





图 8-8 刀口 形 直 尺 、 平 尺 和 塞 尺 间隙 检测 直线 度 误差 图 8-9 标准 光 际 

(2) 刀口 形 直 尺 、 平 尺 和 量 块 检测 法 ”如 果 精 度 较 高 ， 直 接 用 目测 方法 。 标 准 光 
隙 可 以 这 样 得 到 ， 如 图 8 -9 所 示 ， 在 平面 平 唱 上 研 合 1.002mm、1.003mm、1. 004mm 
和 1.005mm 的 量 块 ， 再 在 上 面 放 一 刀口 形 直 尺 ， 则 可 以 得 到 0.001mm、0.002mm 和 
0. 003mm 的 标准 光 隙 。 然 后 再 将 刀口 形 直 尺 放 在 箱 体 被 测 平面 中 ， 查 看 光 院 并 与 标准 
光 隙 比较 得 到 被 测 光 隙 值 ， 取 最 大 值 即 为 箱 体 被 测 平面 的 直线 度 误差 。 

(3) 水 平 仪 与 桥 板 检 验 法 ”将 固定 有 水 平 仪 的 桥 板 放 在 被 测 平面 的 被 测 线 上 ， 等 
跨 距 首尾 衔接 拖 动 桥 板 ， 测 出 被 测 直 线 各 相 邻 两 点 连 线 相对 水 平面 的 (或 垂直 面 ) 的 
倾斜 角 ， 通 过 数据 处 理 求 出 该 被 测 直 线 范 围 的 直线 度 误差 ， 用 同样 的 方法 检验 在 多 条 被 
测 直 线段 内 的 直线 度 误差 .， 取 其 中 最 大 值 ， 就 是 被 测 平面 的 直线 度 误差 。 

4. 同 轴 度 误差 检验 

(1) 用 检验 棒 检 测 同 轴 度 误差 ”用 检验 棒 检测 的 方法 大 多 用 在 大 批 大 量 生 产 中 。 
检测 孔 的 精度 要 求 高 时 ， 可 用 专用 检验 棒 。 检 验 精 度 要 求 较 低 ， 可 用 通用 检验 棒 配 外 径 
不 同 的 检验 套 ， 如 图 8 - 10 所 示 。 如 果 检 验 棒 能 顺利 通过 同一 轴线 上 的 两 个 以 上 的 和 孔 
时 ， 说 明 这 些 孔 的 同 轴 度 误差 在 规定 的 允许 范围 内 。 




























































































































































































图 8-10 ”用 通用 检验 棒 配 专用 检验 套 图 8-11 用 检验 棒 和 千 分 表 检 验 
检验 同 轴 度 误差 同 轴 度 误差 

(2) 用 检验 棒 和 千 分 表 检验 同 轴 度 误差 ”如 图 8-11 所 示 ， 先 在 箱 体 两 端 基 准 孔 中 
压 人 专用 的 检验 套 ， 再 将 标准 的 检验 棒 推 人 两 端 检验 套 中 ， 然 后 将 千 分 表 固 定 在 检验 棒 
上 ， 校 准 千 分 表 的 零 位 ， 使 千 分 表 测 头 伸 和 人 被 测 孔 内 。 检 测 时 ， 先 从 一 端 转动 检验 棒 ， 
记 下 于 分 表 转 一 圈 后 的 读数 差 ， 再 按 此 方法 检测 孔 的 另 一 端 ， 其 检测 结果 : 哪 一 个 横 剖 
面 内 的 读数 差 最 大 则 为 同 轴 度 误差 。 

(3) 用 杠杆 百 分 表 检测 同 轴 度 误差 ”如 图 8-12 所 示 ， 先 在 其 中 一 基准 孔 中 装 和 人 衬 
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套 ， 再 将 标准 的 检验 棒 推 人 检验 套 中 ， 然 
后 在 检验 棒 靠 近 被 测 孔 的 一 出 吸附 一 杠杆 
百 分 表 ， 百 分 表 测 头 与 被 测 孔 壁 接触 并 产 
生 约 0. 5mm 的 压缩 量 ， 转 动 检验 棒 ， 观 察 水 作 一 
表 针 摆动 范围 ， 表 头 读数 即 为 被 测 孔 相 对 ZS 
于 基准 孔 的 同 轴 度 误差 。 、 
es 图 8-12 用 杠杆 百 分 表 检测 同 轴 度 误差 
差 和 孔 对 孔 的 同 轴 度 公差 ， 是 指 基准 要 素 
eo 其 误差 测量 时 ， 通 常 以 心 轴 来 体现 基准 孔 和 被 测 孔 的 轴线 。 
如 图 8-13 所 示 ， 给 出 被 测 零件 右 端 孔 的 轴线 同 轴 度 公差 (图 8-13a) 。 检 测 时 ， 将 
被 测 零件 2 支承 到 平板 6 上。 把 基准 心 轴 1 和 被 测 心 轴 4 插入 孔 内 ， 并 与 孔 成 无 间隙 配 
合 ， 调 整 被 测 零件 使 其 基准 轴线 与 检验 平板 平面 平行 。 
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图 8-13 用 百 分 表 和 检验 棒 检 测 同 轴 度 误差 





1 一 基准 心 轴 ”2 一 被 测 零件 3 一 百 分 表 4 一 被 测 心 轴 5 一 支承 装置 ”6 一 平板 

















I ， 并 通过 基准 心 轴 上 端 素 线 到 平板 工作 面 
的 距离 + ， 求 得 其 中 心 高 L。 以 L+ 全 为 高 度 尺寸 ， 调 整 指示 器 的 零 位 。 然 后 在 被 
erg es 在 靠近 被 测 孔 端 4、B 两 点 处 测量 ) ， 并 求 出 








d 
该 两 点 分 别 与 高 度 L+ 字 的 差 值 /. 和 太 .。 然 后 把 被 测 零 件 翻转 90"， 按 上 述 方法 测 得 在 
垂直 方向 上 的 高 度 差 值 /, 和 /。 
按 下 式 分 别 求 得 4、B 点 处 同 轴 度 误差 。 
4 点 的 同 轴 度 误差 























A 
8 点 的 同 轴 度 误差 
Po 
取 其 中 较 大 值 作为 该 被 测 要 素 的 同 轴 度 误差。 
当 被 测 心 轴 与 基准 心 轴 直 径 相 等 时 ， 即 & = d,， 可 直接 以 基准 心 轴 高 度 为 准将 指示 
器 调 至 零 位 ， 以 测量 4、B 两 点 示 值 /,,、f 和 _/,、f;,， 按 上 式 直 接 求 得 同 轴 度 误差 值 。 
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如 果 测 点 不 能 取 在 孔 端 处 ， 则 同 轴 度 误差 可 以 
按 比例 折算 。 了 

(5) 用 综合 量规 检测 同 轴 度 误差 ”如 图 8-14 所 一 
示 ， 量 规 的 直径 为 孔 的 实效 尺寸 ,检测 时 ， 综 合 量 
规 应 通过 工件 的 孔 ， 则 认为 工件 的 同 轴 度 合格 ， 否 
则 就 不 合格 。 

5. 孔 间 距 

根据 孔 距 精度 的 高 低 ， 可 分 别 使 用 游标 卡尺 或 
千分尺， 也 可 用 量 块 测量 ， 可 以 用 游标 中 心 距 卡尺 直接 测量 两 孔 中 心 距 ， 还 可 以 用 内 测 
千分尺 进行 测量 两 孔 中 心 距 。 

(1) 在 同一 水 平 线 或 垂直 线 上 的 孔 距 “首先 用 内 测 千 分 尺 测 量 孔径 九 、D, ， 然 后 
用 内 测 千 分 尺 测量 两 孔 最 远 的 距离 [， 两 孔 之 间 的 距离 为 4; 或 者 精度 不 高 时 ， 可 以 用 
游标 卡尺 直接 测量 两 孔 最 近 的 距离 K， 两 孔 之 间 的 距离 为 B。 即 


PE a RN 
2 “2 2 2 


(2) 不 在 水 平 或 垂直 线 上 的 孔 距 ”可 以 直接 用 游标 孔 中 卡尺 测量 孔 距 。 游 标 孔 距 
卡尺 为 可 调整 高 度 方向 的 游标 卡尺 ， 如 人 台阶 孔 ， 均 可 以 测量 。 图 8-15 所 示 为 其 测量 示 
意图 。 

















图 8-14 用 综合 量规 检测 同 轴 度 误差 

























































































图 8-15 不 同 大 小 孔 距 及 不 在 水 平 或 垂直 线 上 的 孔 距 测量 示意 图 











(3) 两 平行 孔 中 心 距 检测 方法 一 “” 当 两 平行 孔 中 心 距 的 精度 要 求 较 高 时 ， 可 将 被 
测 工件 固定 在 检验 平板 上 的 角 铁 上 ， 用 百 分 表 找 正 工件 ， 使 两 个 被 测 孔 中 心 连 线 与 检验 
平板 垂直 ， 在 被 测 孔 中 分 别 推 入 与 孔径 大 小 相对 应 的 检验 棒 ， 然 后 用 高 度 尺 、 百 分 表 、 
量 块 和 可 调 测量 座 等 检测 工具 ， 使 下 孔 内 检验 棒 的 最 低 点 与 可 调 测量 座 上 平面 等 高 ， 再 
在 可 调 测量 座 上 平面 上 放置 量 块 ， 使 量 块 上 平面 与 上 孔 内 检验 棒 的 最 高 点 在 同一 平面 
上 。 设 两 检验 棒 的 直径 分 别 为 D, 和 D,， 量 块 的 高 度 尺寸 之 和 为 厂 ， 则 两 平行 孔 中 心 距 
1 为 













































































有 D, +D, 
人 


(4) 两 平行 孔 中 心 距 检测 方法 二 ” 若 两 平行 孔 中 心 距 的 精度 较 高 时 ， 用 检验 棒 检 
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测 孔 距 ， 如 图 8 - 16 所 示 。 首 先 在 两 组 孔 内 分 别 推 人 与 孔径 斥 才 相对 应 的 检验 棒 ， 然 后 
用 游标 卡 太 或 千 分 太 分 别 测量 检验 棒 两 端 尺 十 方 、 疡 ， 知 检验 棒 直 径 分 别 为 由 和 d,， 
则 两 孔 中 心 距离 C 为 
































Li+L, d+td, 
”2 2 
(5) 两 平行 孔 中 心 距 检测 方法 三 ”用 游标 卡尺 检测 孔 距 ， 如 图 8-17 所 示 。 用 游标 
卡尺 测量 孔 壁 的 最 小 尺寸 工 及 两 筷 直 径 d, 和 qd,， 则 两 孔 的 中 心 距 工 ' 为 
di +d, 
罗 











L’'=L+ 





千分尺 检验 棒 工件 








-- 














ZHIN 








图 8-16 ”两 平行 孔 中 心 距 检 测 方 法 二 图 8-17 用 游标 卡尺 检测 孔 距 示意 图 
也 可 用 游标 卡尺 或 外 径 千 分 尺 分 别 测量 孔 的 最 大 尺寸 L 和 最 小 尺寸 L, ， 则 两 孔 
的 中 心 距 工 ' 为 

















La + Loin 
2 


检测 精度 : 当 两 孔 端 面 同 在 一 个 平面 时 约 为 0.08mm， 当 两 孔 端面 不 在 一 个 平面 时 
约 为 0. 10mm， 选 择 检测 方法 时 应 注意 。 

6. 孔 轴 线 平 行 度 误差 检验 

(1) 用 千分尺 和 游标 卡尺 检测 孔 与 孔 中 心 线 的 平行 度 误差 ”如 图 8-18 所 示 ，, 将 检 
验 棒 分 别 推 入 两 孔 中 ， 用 千分尺 或 游标 卡尺 检测 出 两 端的 孔 距 L, 和 L,， 其 差 值 即 是 在 
被 测 长 度 上 的 平行 度 误差 。 


了 = 


























图 8-18 用 千分尺 和 游标 卡尺 检测 平行 度 误差 
(2) 和 孔 到 基准 平面 的 距离 与 平行 度 误差 检验 ”如 图 8-19 所 示 ， 将 箱 体 放 置 在 平板 
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测量 面 上 ， 在 孔 中 配 和 人 检验 套 ， 再 插入 检验 棒 ( 心 
轴 ) ， 用 游标 卡尺 或 百 分 表 测 出 心 轴 两 端的 尺寸 久 
和 h,。 了 筷 到 基准 平面 的 距离 尺寸 为 

hi+h, 4d 














2 和 

式 中 /一 孔 到 基准 平面 的 距离 ; 

刀 、]， 心 轴 素 线 左 右 两 端 至 基准 平面 最 大 
距离 ， 

人 图 8- 


a 
4= 字 | -| 


式 中 AA 一 一 孔 与 茜 准 平面 的 平行 度 误差 ，; 
L 一 一 箱 体 件 外 轮廓 ( 沿 心 轴 方 向 ) 尺寸 ; 
L, 心 轴 左 右 测 量 点 之 间 的 距离 。 
7. 垂直 孔 的 垂直 度 误 差 及 偏离 量 的 检验 






























































Fs 


画 护 





19 筷 到 基准 平面 的 距离 与 
平行 度 误差 检验 


当 垂 直 孔 的 轴线 在 同一 平面 时 ， 如 图 8-20a 所 示 ， 分 别 在 垂直 孔 中 配 检 验 套 ， 并 插 





入 检验 心 轴 1 、2， ne 转动 心 轴 1， 














百 分 表 在 180° 两 个 位 置 的 读 





数 差 5 即 为 两 孔 在 长 度 ! 上 的 垂直 度 误 差 ， 箱 壁 长 度 上 的 垂直 度 误差 为 








4= 了 了 


在 心 轴 1 的 端 部 加 工 一 测量 平 
面 ， 如 图 8-20b 所 示 ， 用 塞 尺 测 出 心 
轴 2 与 心 轴 1 测量 平面 间 的 间隙 和 A,， 
把 心 轴 1 转 过 180。,， 测 出 两 者 在 另 一 
侧 的 间 际 A,， 两 孔 轴 线 的 偏 移 量 为 

_ |4, -A, | 
2 



















































GN RE 
| 











当 两 垂直 孔 的 轴线 不 在 同一 平面 
上 时 ， 如 图 8-20c 所 示 ， 将 箱 体 用 活 
头 千斤 项 ( 常 说 的 可 调 支 承 ) 支承 在 
仿 验 平板 上 。 在 孔 中 插入 检验 心 轴 ， 
将 直角 尺 沿 心 轴 1 的 轴线 方向 放置 在 














仿 验 平板 上， 调整 千斤 项， 使 心 轴 2 图 8-20 垂直 孔 垂直 度 误 差 和 偏离 量 的 检验 示意 图 























与 直角 尺 切 平 。 用 百 分 表 测量 心 轴 1 1、 2 一心 轴 3 一 


活 头 千斤 项 4 一 直角 尺 




















对 平板 的 平行 度 误差 即 为 两 孔 轴 线 在 长 度 ! 上 的 垂直 度 误差 。 
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8. 孔 与 端面 重 直 度 误 差 检验 

如 图 8-21a 所 示 ， 将 带 检 验 盘 的 检 
验 心 轴 插 入 孔 中 ， 用 塞 尺 测 出 检验 圆 盘 
与 端面 间 的 间 院 ， 即 可 得 出 孔 与 端 平面 
间 的 垂直 度 误 差 。 如 图 8-21b 所 示 ， 在 
孔 中 配 和 人 检验 套 ， 再 插入 检验 棒 (检验 
心 轴 ) ， 并 用 方 箱 防 止 检 验 棱 轴 向 移动 。 、 
将 百 分 表 固 定 在 检验 棒 上 ， 转 动心 轴 
180"， 读 取 读数 差 ， 测量 多 个 直径 方向 图 8-21 ”和 孔 与 端面 垂直 度 误差 检验 
上 的 读数 差 ， 其 中 最 大 的 读数 差 即 为 端 
面 的 垂直 度 误 差 。 
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命令 令 第 四 节 箱 体 类 零件 的 检验 训练 实例 


。 训 练 1 平面 多 孔 箱 体 的 检验 


一 、 图 样 分 析 


图 8-22 所 示 为 平面 多 孔 箱 体 。 
1) 该 图 相当 于 减速 器 箱 体 的 一 个 侧面 ， 属 于 孔 系 位 于 同一 平面 上 ， 即 平面 孔 系 的 检验 。 











180 



































30 士 0.165 
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25 士 0.165， 








图 8-22 平面 多 孔 箱 体 





2) 尺寸 标注 : 有 水 平方 向 和 垂直 方法 的 孔 距 。 
3) 有 几何 公差 要 求 和 表面 粗糙 度 要 求 。 


二 、 零 件 几 何 量 精度 分 析 


1. 几何 尺寸 
孔径 要 求 : $820 ”mm 孔 ，$30 ”mm 和 孔 ， 精 度 较 高 ， 可 用 内 测 千分尺 测量 ; 孔 
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距 (25 + 上 0. 165)mm、(60 + 上 0. 23 )mm 和 中 心 距 底 及 侧 ( 底 ) 面 的 距离 (30 +0. 165 ) mm、 
(50 +0.195 )mm， 精 度 要 求 不 高 ， 可 以 用 游标 卡尺 测量 。 

2. 几何 公差 

$930 ”mm 孔 对 基准 4 的 垂直 度 公 差 不 大 于 0.03mm， 两 孔 轴 线 平行 度 公差 不 大 于 
0. 015mm， 可 以 用 千分尺 测量 平行 度 误差 ， 可 以 用 带 检 验 盘 的 检验 心 轴 和 塞 尺 测 量 垂直 
度 误 差 。 

3. 表面 粗糙 度 

两 孔 表 面 粗 糙 度 Ra 值 为 1.6hm， 其 余 表面 粗糙 度 Ra 值 均 为 3.2km， 可 以 目测 结 
合 表 面 粗糙 度 比较 样 块 进行 检验 。 


三 、 检 测量 具 ( 辅 具 ) 


1) 使 用 量 器 具 : 5 ~30mm 内 测 千分尺 ，75 ~ 100mm 外 径 千 分 尺 ，0 ~ 150mm 游标 
卡尺 ， 塞 尺 ， 表 面 粗糙 度 比较 样 块 。 
2) 使 用 辅 具 : $420mm、q430mm 的 检验 棒 ， 人 合适 的 检验 盘 。 


四 、 零 件 检测 


1. 几何 尺寸 测量 

1) 用 5 ~30mm 内 测 千分尺 测量 820 六 mm 孔 尺 寸 ， 因 为 孔 深 50mm， 所 以 正面 和 
背面 都 要 测量 ， 每 一 面 都 采用 十 字 测 量 ; 如 果 两 个 值 一 致 ， 则 记录 一 个 读数 ; 若 大 小 不 
一 ， 将 最 大 、 最 小 读数 记录 用 于 评判 合格 与 否 ， 本 例 为 20. 020mm; 用 0 ~ 150mm 游标 
卡尺 测量 $30 mm 尺寸 ,本 例 若 为 30.020mm， 同 样 要 十 字 测 量 ， 记 录 同 上 。 

2) 用 游标 卡尺 测量 工 孔 距 底面 之 间 的 距离 二 时 ， 用 叉 口 形 量 爪 测量 孔 的 壁面 与 零 
件 底面 之 间 的 最 短 距离 ， 如 图 8-23 所 示 。 此 时 ， 游 标 卡 尺 应 垂直 于 底面 ， 而 且 要 找到 
它 的 最 小 尺寸 ， 读 出 游标 卡尺 的 读数 4， 本 例 若 为 10. 10mm (B)， 则 工 孔 中 心 与 底面 
的 距离 二 为 



























































































































































D 
A 
“2 了 


3) 用 游标 卡尺 测量 工 孔 与 下 孔 的 中 心 距 。 如 果 两 孔 在 同一 水 平面 或 同一 垂直 面 
上 ， 有 两 种 测量 方法 ; 

Q 在 上 述 测 得 两 孔 直径 六 、D, 的 情况 下 ， 测 量 出 两 孔 内 表面 之 间 的 最 大 距离 4， 
如 图 8-24 所 示 ， 两 孔 的 中 心 距 工 为 


L=4-3(D, +D,) 


@) 在 测 得 两 孔 内 径 D, 、D, 的 情况 下 ， 用 为 口 形 量 扑 量 出 两 也 内 表面 之 间 的 最 小 距 
离 ， 则 两 孔 的 中 心 距 工 为 






































L=B+3(D, +D,) 
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图 8-23 测量 工 孔 与 底面 的 距离 图 8-24 测量 两 孔 的 中 心 距 


本 例 中 两 孔 不 属于 上 述 情况 ， 即 两 孔 不 在 同一 水 平面 或 同一 垂直 面 上 。 则 采用 如 下 
方法 测量 : 用 刃 口 形 量 爪 测量 工 孔 的 壁面 与 零件 底面 之 间 的 最 短 距离 B， 然 后 计算 出 I 


孔 中 心 距 底面 的 距离 轧 ， 如 图 8-22 所 示 ， 本 例 为 B=B +=10. 10mm +30.020 


25. 11mm。 用 同样 的 方法 可 以 测量 计算 得 出 卫 孔 中 心 距 底 面 的 距离 ， 如 果 用 B' 表 示 ， 本 
20. 020 
2 







































































mm = 





D, 
例 若 为 45. 08mm， 则 肪 = 有 + =45.08mm + mm = 55. 09mm， 那 么 工 孔 与 工 孔 








在 垂直 方向 的 中 心 距 为 B, - B, = (55.09 -25. 11) mm =29. 98mm。 

工 孔 与 下 孔 在 水 平方 向 的 中 心 距 与 垂直 方向 的 中 心 距 测量 方法 相同 。 

2. 几何 误差 测量 

1) $30'” ”mm 孔 对 基准 4 的 垂直 度 公 差 不 大 于 0.03mm。 将 带 检验 盘 的 检验 心 轴 
插入 孔 中 ， 用 塞 尺 测 出 检验 圆 盘 与 端面 间 的 间 险 ， 如 图 8-21a 所 示 ， 即 可 测 得 $8300 
mm 孔 对 基准 4 的 垂直 度 误 差 。 

2) 两 孔 轴 线 平行 度 公差 不 大 于 0.015mm。 如 图 8-19 所 示 ， 将 $830mm 和 $20mm 的 
检验 棒 分 别 推 人 人 工 孔 和 开 孔 中 , 用 75 ~ 100mm 的 千分尺 检测 出 两 端的 孔 距 L 和 五 ， 其 
差 值 即 是 在 被 测 长 度 上 的 平行 度 误差 值 。 

3. 表面 粗糙 度 

两 孔 表面 粗糙 度 值 Ra 值 为 1. 6um， 要 在 光线 较 好 的 情况 下 ， 对 比 观察 得 出 两 孔 实 
际 表面 粗糙 度 值 ， 同 理 可 以 查看 其 余 表 面 Ra 的 实际 值 并 记录 。 


五 、 重 点 与 难点 
重点 是 几何 误差 测量 ， 难 点 是 中 心 距 的 测量 与 计算 。 


。 训练 2 ” 箱 体 上 两 孔 轴线 垂直 度 误差 的 检验 










































































一 、 图 样 分 析 


如 图 8-25 所 示 ， 箱 体 上 两 孔 轴线 间 有 垂直 度 公差 要 求 。 
1) 给 出 了 箱 体 上 两 孔 轴线 间 垂 直 度 公差 要 求 。 
2) 未 标注 其 他 尺寸 。 
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二 、 零 件 几何 量 精 度 分 析 
两 孔 轴 线 间 垂直 度 公 差 不 大 于 0. 05mm。 


三 、 检 测量 具 ( 辅 具 ) 




















1) 使 用 量具 : 
2) 使 用 辅 具 : 








四 、 零 件 检 ; 


垂直 度 误差 测量 .: 
1) 检测 时 先 将 两 孔 内 分 别 装 和 人 被 
测 心 轴 1 和 基准 心 轴 4， 其 中 被 测 心 轴 
应 选用 可 转动 但 配合 间 际 小 的 心 轴 ， 
够 转动 。 基 准 心 轴 
的 一 端 装 有 指示 器 2， 另 一 端 支 承 在 定 

















以 使 心 轴 在 孔 内 能 





指示 兹 。 


定位 球 支 承 ， 检验 心 轴 (检验 棒 ) ，400mm x630mm 平板 。 


则 








位 球 文 承 3 上 ， 以 限制 其 轴 向 位 移 。 


2) 用 指示 器 闹 













































































1 一 被 测 心 轴 























I 得 被 测 心 轴 一 端 ” 图 8-25 箱 体 两 孔 轴 线 间 垂直 度 误 差 检测 示意 图 
素 线 位 置 处 读数  ， 再 将 基准 心 轴 
转 过 180。， 测 得 另 一 端 读数 M,， 两 

测量 点 的 距离 为 L,， 测 量 过 程 中 应 保持 基准 心 





2 一 指示 器 ”3 一 定位 球 支 承 





4 一 基准 心 轴 5 一 被 测 零 件 
上 不 产生 轴 向 移动 。 


3) 根据 测 得 数据 值 按 下 式 计 算 求 得 该 零件 的 垂直 度 误 差 


x 





L 
= 元 | 和 —M, 


式 中 一 一 被 测 要 素 长 度 (或 给 定 长 度 ) ; 
L, 一 一 测量 距离 ; 


M, 、M, 一 一 测量 遇 





五 、 重 点 与 难点 
在 测量 过 程 中 ， 重 点 是 保持 基准 心 轴 不 产生 轴 向 移动 。 难 点 是 空间 几何 精度 要 求 的 


测量 。 


E 离 两 端点 处 读数 。 











。 训练 3 孔 距 标注 方向 与 基准 不 平行 的 多 孔 的 检验 
箱 体 零件 局 部 示意 图 。 
一 、 图 样 分 析 


1) 箱 体 类 零件 的 简单 图 例 ， 孔 昌 
2) 尺 才 标 注 : 孔径 和 孔 中 心 的 位 置 尺寸 均 有 要 求 ， 而 且 精 度 较 高 。 
3) 几何 公差 : 亚 孔 对 基准 面 C 有 垂直 度 公差 要 求 。 


图 8-26 所 示 为 











E 标 注 方向 与 基准 不 了 




















F 行 的 多 孔 。 
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R(48+0.05) 
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GB/T 1804—m 
图 8-26 箱 体 零 件 局 部 示意 图 


二 、 零 件 几 何 量 精度 分 析 


1. 几何 尺寸 

1) 孔径 要 求 : 三 个 孔 的 尺寸 要 求 分 别 是 307 mm、42570 ”mm 和 $25 mm 
用 千分尺 测量 。 

2) 工 孔 的 孔 中 心 至 底面 和 左 侧面 的 距离 为 常见 标注 方法 ， (26 +0.042) mm 和 
(30 + 上 0. 042) mm， 精 度 较 高 ; 下 孔 、 亚 孔 分 别 是 以 圆 弧 半径 的 形式 标注 分 别 为 尺 (51 + 
0.06)mm、24mm 和 RR (48 +0.05)mm、65mm， 精 度 一 般 ， 有 些 可 以 用 游标 卡尺 测量 ， 
大 多 采用 量 块 配 以 杠杆 百 分 表 测量 ， 有 些 需 要 计算 。 

3) 未 注 公 差 的 总 高 度 100mm， 总 宽度 100mm， 按 中 等 精度 查 得 极限 偏差 为 + 
0. 3mm， 厚 度 为 (25 +0.2)mm; 均 用 游标 卡尺 测量 。 

4) 三 个 孔 倒 角 均 为 Cl,， 用 目测 方法 。 

2. 几何 公差 

亚 孔 对 基准 面 C 有 垂直 度 公 差 要 求 ， 为 不 小 于 $0.02mm， 用 心 轴 (检验 棒 ) 、 直 角 
尺 和 塞 尺 检测 。 

3. 表面 粗糙 度 

除 三 个 孔 Ra 值 是 1.6um 外 ， 其 余 Ra 值 是 3. 2pm， 用 目测 方法 。 


三 、 检 测量 具 ( 辅 具 ) 

1) 使 用 量具 : 5 ~ 30mm 和 25 ~ 50mm 内 测 千 分 尺 ，0 ~ 150mm 游标 卡尺 ， 塞 尺 ， 
200mm x 125mm 宽 座 刀口 形 直 角 尺 ， 杠 杆 千 分 表 和 表面 粗糙 度 比 较 样 块 。 

2) 使 用 辅 具 : $25mm、q30mm 的 检验 棒 ( 心 轴 )，83 块 1 级 量 块 一 套 ， 表 架 ， 
400mm x 400mm 平板 。 

四 、 零 件 检 测 


1. 几何 尺寸 测量 
1) 孔径 测量 : 用 内 测 千 分 尺 十 字 (x、y 方 向 ,下 同 ) 测量 三 个 孔 的 直径 分 别 为 : 
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D, =25.018mm，D, =25. 024mm，D, =30.028mm; 由 于 该 零件 厚度 为 25mm， 需 要 在 图 





样 所 示 正 面 和 背面 (基准 面 C) 均 进行 十 字 测 量 ， 
寸 ， 以 备 后 续 计 算 时 一 一 对 应 地 代入 计算 公式 。 











记录 每 一 个 位 置 (x、y 方 向 ) 的 尺 








2) 在 孔径 测量 后 ， 工 孔 的 孔 中 心 至 底面 和 左 侧 面 的 距离 采用 150mm 游标 卡尺 

















测量 。 





QD 使 用 量 块 测量 : 量 块 组 合 块 数 尽量 少 〈 不 多 于 4 块 ); 指示 表 安 装 要 牢固 ; 指示 











表 与 量 块 (工件) 接触 量 应 适度 ， 即 用 游标 卡尺 先 预测 被 测 位 置 ， 再 选择 合适 尺寸 的 











量 块 ， 确 保 被 测 位 置 尺寸 和 量 块 尺寸 两 者 接近 (过 多 过 少 的 接触 量 可 能 会 因 指示 需 的 


复位 精度 影响 移 距 的 精度 ) ， 以 减 小 误差 。 


@) 先 用 游标 卡尺 测 出 工 孔 素 线 至 基准 4 的 最 小 距离 为 17.45mm; 按照 第 二 章 所 介 
绍 量 块 的 选择 与 组 合 方法 ， 取 1.45mm、6. 0mm、10mm 三 块 组 合 ， 放 在 平板 平面 上 ; 将 
杠杆 千 分 表 测 头 接触 量 块 组 上 表面 ， 并 有 0. 05mm 左右 的 压缩 量 ， 然 后 将 表盘 归 零 位 ; 
连续 将 测 头 移 开 量 块 表 面 和 重 回 量 块 表 面 几 次 ， 确 定 表 上 有 零 位 不 变 ( 即 校 零 )。 移 动 测 


























头 到 工 孔 素 线 寻 找到 基准 4 的 最 小 点 ， 即 为 最 小 昌 





























E 离 ， 本 例 为 y =17. 522mm， 然 后 经 


D 
过 计算 求 得 工 孔 的 中 心 至 底面 的 距离 为 Y= y+ 元 = 17.522mm + mm . 


30.031mm; 将 工件 左 转 90°*， 即 基准 B 与 平板 平面 贴 合 ， 用 同样 方法 可 以 测 得 X， 本 








例 并 =26. 028mm。 

@ 从 图 8-26 看 出 ， 开 、 亚 孔 的 x、7 方向 中 
心 距 是 以 圆 弧 的 形式 间接 标注 出 的 ， 需 要 先 将 其 
进行 转换 ， 以 便于 检测 。 

@ 以 工 孔 中 心 为 坐标 原点 ， 坐 标 与 侧面 基准 
平行 ; 开 孔 的 坐标 尺寸 y=24 -30= -6，x = 
VS51 +67 =50.65; 如 图 8-27 所 示 。 

@ 亚 孔 的 坐标 尺寸 y=65 -30 =35, x = 
50. 65 - V48’ -41? =50. 65 -24. 96 =25. 69 。 

3) 中 心 距 测 量 计算 : 通过 上 述 计算 可 以 大 致 
知道 中 心 距 坐 标 和 圆 弧 的 换算 方法 ， 如 果 在 加 工 
前 ， 可 以 采用 上 述 方法 得 到 下 、 亚 孔 的 *、7 方向 
































中 心 距 ， 以 便于 加 工 ; 检测 也 是 先 用 量 块 组 合 测量 








yh 25.69 

















图 8-27 了 筷 距 计算 坐标 示意 图 





出 x、y 方 向 的 值 ， 然 后 利用 公式 计 


算得 到 圆 弧 的 值 ， 与 图 示 公 差 比较 判定 工件 的 合格 情况 。 

@) 按照 上 述 测 量 方法 ,测量 出 下 孔 的 坐标 尺寸 : X, =76. 673 (到 基准 B 的 距离 )， 
x 坐标 为 50. 645; 7 =24. 019 (到 基准 4 的 距离 ) ，x 坐标 为 -6.012; 计算 与 图 中 对 应 
的 尺寸 为 : R = V50.645 + ( -6.012)” =50.9807=50.981。 

@) 同 理 可 以 测量 和 计算 出 亚 孔 的 坐标 尺寸 ， 本 例 R =48. 032。 

4) (100+ 上 0.30)mmx(100+ 上 0.30)mm x(25 + 上 0.20)mm: 用 游标 卡尺 在 100mm 长 
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度 方向 上 距 两 端 10mm 人 处 测量 得 到 ， 厚 度 在 距 上 下 两 端 5mm 处 测量 得 到 结果 。 





2. 几何 误差 测量 





亚 孔 对 基准 面 C 有 垂直 度 公差 要 求 ， 为 不 大 
于 0.02mm， 用 直角 尺 法 测量 亚 孔 对 基准 面 C 的 







































































与 测量 平板 贴 合 ， 然 后 将 $30mm 心 轴 











垂直 度 误 差 。 直 角 尺 法 检测 线 对 面 垂 直 度 误差 如 
图 8-28 所 示 : 先 把 被 测 零 件 2 的 基准 面 C 的 对 面 
(检验 棒 ) 
1 无 间隙 地 插入 亚 孔 中， 用 心 轴 模拟 被 测 轴 线 ; 用 





宽 座 直角 尺 3 在 基准 面 C 上 与 心 轴 人 靠近 ,使 其 在 























给 定 方向 上 与 心 轴 素 线 接触 ， 在 相距 万 








长 度 范围 


内 测 得 两 者 之 间 最 大 间隙 值 六 ， 按 下 式 求 得 该 零 





件 在 给 定 方向 上 的 垂直 度 误 差 /， 即 
7 元 





式 中 /一 一 在 实测 长 度 上 的 最 大 间 际 值 ; 


L 一 一 实测 长 度 ; 
[一 一 被 测 要 素 全 长 。 

























名 | 








图 8-28 ”直角 尺 法 检测 线 对 面 垂 直 度 误差 
1 一 心 轴 (检验 棒 ) ”2 一 被 测 零件 
3 一 宽 座 尺 
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本 例 ; L = 120mm, 工 =25mm, fi = 0.03mm， 故 上 = 上 = 0.05 x mm = 


0. 0104mm 一 0. 01mm 








用 相同 的 方法 可 以 测量 计算 出 其 他 孔 的 垂 





3. 表面 粗糙 度 
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直 度 误差 值 ， 在 此 不 详 述 。 


除 三 个 孔 Ra 值 是 1.6um 外 ， 其 余 Ra 值 是 3.2um， 用 表面 粗糙 度 比 较 样 块 ， 在 光 
线 充足 的 情况 下 ， 目 测 对 比 得 出 各 孔 和 其 他 面 的 表面 粗糙 度 值 。 


五 、 重 点 、 难 点 测量 及 讲评 





孔 距 标注 方向 与 基准 不 平行 ， 需 要 将 孔 距 的 标注 换算 成 与 基准 平行 的 数值 。 
本 例 主 要 是 对 于 孔 中 心 距 以 圆 弧 形式 标注 的 方式 如 何 进行 检测 计算 ， 关 键 是 利用 直 














置 的 测量 方法 进行 了 介绍 。 


角 三 角形 中 勾 股 玄 定 理解 决 坐 标 换算 ; 同时 对 于 借助 量 块 和 杠杆 千 分 表 对 孔 中 心 坐标 位 


。 训练 4 有 倾斜 孔 的 箱 体 类 零件 的 检验 
图 8-29 所 示 为 有 倾斜 孔 的 箱 体 类 零件 局 部 示意 图 。 


、 图 样 分 析 


1) 箱 体 零件 中 倾斜 孔 的 检测 。 
2) 尺寸 标注 : 有 孔径 、 中 心 距 、 





344 
| 





第 八 章 ” 箱 体 类 零件 的 检验 ” 古 





3) 有 几何 公差 和 表面 粗糙 度 要 求 。 
二 、 零 件 几何 量 精 度 分 析 





























1. 几何 尺寸 

1) 孔径 : $12'%“mm， 精 度 低 ， 但 测量 困难 ， 
用 千分尺 测量 。 

2) 角度 : 70° + 上 30'， 采 用 正弦 规 加 辅 具 进行 








测量 。 





























3) 中 心 距 : 50 + 0. lmm， 精 度 低 ， 可 以 用 游 技术 要 求 4 
标 卡尺 加 辅 具 测 量 。 ee 
(25 +0.2)mm， 精 度 低 ， 采 用 游标 卡尺 测量 。 局 部 示意 图 

2. 几何 公差 





筷 对 (50 0.1)mm 中 心平 面 的 对 称 度 公 差 为 0.10mm， 采 用 指示 需 加 辅 具 进行 
检测 。 

3. 表面 粗糙 度 

用 目测 方法 。 


三 、 检 测量 具 ( 辅 具 ) 


1) 使 用 量具 : 5 ~ 30mm 内 测 千 分 尺 ，25 ~ 50mm 深度 千分尺 ，0 ~ 200mm 游标 卡 
尺 ， 杠 杆 千 分 表 ， 表 面 粗糙 度 比 较 样 块 。 

2) 使 用 辅 具 : $6mm 心 轴 ， 中 12mnm 标准 心 轴 ，46 块 1 级 量 块 一 套 ，300mm 高 度 
尺 ，200mm x 80mm 正弦 规 ，200mm x200mm 方 箱 ，400mm x 630mm 平板 。 


四 、 零 件 检测 


1. 几何 尺寸 测量 

1) 孔径 : $12 "mm 倾斜 孔 的 测量 方法 与 不 倾斜 的 孔 的 测量 方法 有 区 别 ， 一 般 
用 千分尺 测量 。 如 果 孔 径 比 较 小 ($10mm 以 下 )， 倾斜 角度 值 小 ， 用 游标 卡尺 就 不 合 
适 , 测量 误差 会 比较 大 。 测 量 斜 孔 时 ， 最 好 用 塞 规 检 测 。 本 例 由 于 倾斜 角度 值 大 ， 从 投 

影 到 水 平面 看 是 椭圆 孔 ， 长 轴 和 短 轴 相 差 不 太 大 ， 用 千分尺 测量 应 避 开 长 轴 ， 在 短 轴 方 

向 量 比较 准确 ; 也 可 以 采用 外 径 千 分 尺 测 量 与 $812" mm 对 应 的 标准 心 轴 (无 间隙 
插入 ) 的 方法 。 

2) 角度 : 70。+ 上 30'， 采 用 游标 万 能 角度 尺 或 正弦 规 加 辅 具 进 行 测量 。 

We 
标准 心 轴 (本 例 为 $12mm)， 用 游标 万 能 角度 尺 直 接 测 量 角度 9 值 ， 本 例 测 得 : 0 = 
70°18'。 

@) 若 需 要 精确 位 置 (精度 较 高 ) 时 ， 可 以 采用 正弦 规 加 辅 具 进行 测量 (条 件 
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是 箱 体 不 能 太 大 ， 和 否则 正 弦 规 装 不 下 )。 正 弦 规 测量 斜 孔 角 度 示 意图 如 图 8-31 
所 示 。 

先 根据 图 示 角 度 70" + 30'， 结 合 零 件 情况 将 测量 70° 转 化 为 测量 90° -70° =20° 比 较 
合理 ， 根 据 20° 选择 量 块 组 ， 即 有 = Lsina = 200mm x sin20。 = 68. 404mm; 将 量 块 
1. 004mm、1. 4mm、6mm 和 60mm 组 合 起 来 ; 把 正弦 规 的 一 侧 圆柱 架 在 量 块 组 上 ; 将 上 
述 插 有 标准 心 轴 2 (标准 心 轴 一 端 在 孔 内 ， 另 一 端 伸 出 孔 外 ) 的 箱 体 放 在 正弦 规 上 ( 保 
持 稳 定 )。 将 杠杆 百 分 表 固定 在 高 度 尺 上 ， 为 保证 测量 时 以 直线 方向 (圆柱 素 线 均 能 处 
于 最 高 点 ) ， 高 度 尺 贴 靠 方 箱 进行 测量 。 






































图 8-30” 斜 孔 距 与 角度 测量 示意 图 图 8-31 正弦 规 测量 斜 孔 角度 示意 图 
1 、2 一 心 轴 1 一 百 分 表 2 一 心 轴 3 一 工件 


4 一 量 块 ”5 一 正弦 规 
杠杆 百 分 表 沿 标准 心 轴 2 素 线 移动 长 度 1， 如 果 示 值 没有 变化 ， 则 测量 角度 wa 为 
20°; 如 果 示 值 有 变化 ， 可 以 调整 量 块 组 尺寸 ， 直 到 没 变化 为 止 ， 此 时 把 量 块 组 的 尺寸 
代入 式 玉 = Lsina 中 ， 可 以 得 到 a 角度 值 ， 则 90° - a = 9; 若 有 变化 ， 又 不 想 调整 量 块 ， 
可 用 示 值 差 值 A 根据 下 式 计算 角度 偏差 ， 即 
A=/lsinA0 
式 中 Ab 一 一 角度 偏差 ; 
/一 一 指示 表 沿 标准 心 轴 素 线 测量 移动 的 距离 ; 
A 一 一 在 测量 长 度 1 上 指示 表 最 大 最 小 差 值 。 
3) 中 心 距 : (50 + 上 0.1)mm， 可 以 用 深度 千分尺 加 
标准 心 轴 测 量 ， 测 量 方法 如 图 8-32 所 示 。 
测量 时 ， 把 直径 与 斜 孔 孔径 相同 的 检验 用 标准 心 轴 
1 (本 例 为 $12mm) 无 间隙 地 搬入 斜 孔 ， 再 将 $6mm 心 
轴 2 能 人 夹 角 中 ; 用 深度 二 分 尺 测 量 左 端面 至 $6mm 心 ”图 8-32 用 标准 心 轴 检 测 斜 孔 









































测量 点 



































轴 素 线 的 最 小 距离 nh， 此 时 ， 应 将 深度 尺 测 杆 端面 中 心 孔 距 示 意图 
对 准 两 心 轴 的 交点 ,测量 位 置 如 图 8-32 所 示 ; 根据 图 














8-30 及 下 式 计算 出 孔 距 万 ， 即 
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式 中 一 一 被 测 件 斜 孔 至 端面 基准 的 孔 距 (mm); 
/一 一 心 轴 2 素 线 至 基准 端面 的 最 小 距离 (mm); 
d 一 一 心 轴 2 的 直径 (mm) ; 
D 心 轴 1 的 直径 (mm) ; 
6 一 一 斜 孔 轴线 与 基准 顶 面 的 夹 角 (°)。 
本 例 实 测 灵 =36.50mm，0=70"18' =70.3。, DD=12.02mm,， d=6mm， 代 入 公式 得 
























































D 
2sin0 


1 
1 
+ 


tan 一 一 


2 





H =h+3 











eh 

tan 本 

=50. 1444mm~50. 144mm 

4) 外 形 尺 寸 ，(150 +0.5)mm x (50 +0.1)mm x (25 +0.2)mm， 用 游标 卡尺 直接 
测量 ， 可 以 得 到 三 个 尺寸 值 。 

2. 几何 误差 测量 

孔 对 (50 + 上 0. 1) mm 中 心平 面 的 对 称 度 公 差 为 0.10mm， 因 为 该 公差 值 较 大 ， 即 精 
度 不 高 ， 可 以 用 游标 卡尺 测量 。 用 游标 卡尺 直接 测量 孔 到 (50 +0.1)mm 两 侧面 的 距离 
5b, 、b;,， 则 对 称 度 误差 8 为 



































6=16b,-0,1 
本 例 测 得 5b, =18.96mm、b,=19.02mm, 则 6=|1 6-b,| =| 18.96-19.021 mm=0.06mm。 
3. 表面 粗糙 度 
用 Ral.6um 的 表面 粗 烟 度 比较 样 块 目测 比照 检验 ， 给 出 结果 值 。 


五 、 重 点 、 难 点 讲评 


重点 是 中 心 距 的 测量 ; 难点 是 角度 和 对 称 度 的 检测 。 

孔 对 (50+0.1) mm 中 心平 面 的 对 称 度 误差 检测 ， 用 游标 卡尺 测量 孔 到 两 侧面 尺 
寸 ， 不 好 测量 ， 应 多 测 几 次 取 平 均值 ， 孔 距 尺寸 测量 时 ,hh 的 测量 位 置 一 定 要 保证 深度 
千分尺 测量 杆 端面 中 心 对 准 两 标准 心 轴 的 交点 。 


复习 思考 题 



































1. 箱 体 类 零件 主要 包括 哪些 ? 
2. 箱 体 类 零件 主要 起 什么 作用 ? 
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3. 箱 体 类 零件 的 结构 按 其 不 同 的 作用 常 分 哪 四 个 部 分 ? 
4. 从 工艺 上 分 析 箱 体 类 零件 的 共同 之 处 ， 其 结构 特点 是 什么 ? 
5. 箱 体 类 零件 的 主要 技术 要 求 有 哪些 ? 

6. 箱 体 类 零件 加 工 完成 后 的 最 终 检验 包括 哪些 内 容 ? 
gf 

8 

9 














. 平面 的 直线 度 检 测 ， 可 以 采用 光 隙 比较 法 ， 标 准 光 隙 如 何 得 到 ? 

. 两 孔 大 小 不 同 ， 又 不 在 水 平 或 垂直 线 上 的 孔 距 可 以 直接 用 什么 量具 测量 孔 距 ? 

. 活 头 千斤 项 ( 即 可 调 支 承 ) 的 主要 作用 有 哪些 ? 

10. 试 述 箱 体 类 零件 上 孔 到 基准 平面 距离 的 检测 方法 ， 并 画 出 检测 简 图 。 

11. 试 述 箱 体 类 零件 上 平行 孔 系 平行 度 的 检测 方法 ， 并 画 出 检测 简 氏 

12. 试 述 箱 体 类 零件 上 垂直 孔 系 垂直 度 的 检测 方法 ， 并 画 出 检测 简 氏 

13. 试 述 斜 孔 的 测量 方法 ， 并 画 出 测量 简 图 。 

14. 除 直接 用 游标 孔 距 卡 尺 测量 孔 距 外 ， 试 述 箱 体 类 零件 上 和 孔 距 的 其 他 测量 方法 ， 并 画 出 检 
测 简 图 。 

15. 试 述 箱 体 类 零件 用 百 分 表 和 心 轴 检测 同 轴 度 误差 的 方法 ， 并 画 出 简 图 。 

16. 试 述 箱 体 类 零件 用 量规 检测 同 轴 度 误差 的 方法 ， 并 画 出 简 图 。 
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仿 令 令 知识 要求 试题 


一 、 判 断 题 (对 打 “V”, 错 打 “ x”) 
1. 机 械 产 品 检验 工 是 从 事 普通 机 械 、 专 用 机 械 的 成 品 、 半 成 品 、 原 材料 、 外 购 件 























及 零 部 件 检验 、 试 验 其 专业 知识 、 技 能 符合 该 职业 标准 规定 的 人 员 。 ( ) 
2. 机 械 产品 检验 工 是 一 个 工种 。 ( ) 
3. 及 时 制止 不 合格 品 的 流转 和 交付 是 检验 人 员 的 职责 。 ( ) 
4. 在 有 效 期 内 正确 使 用 检验 量具 和 辅 具 ， 并 按 规定 维护 保养 检验 絮 具 是 生产 操作 
人 员 的 岗位 职责 。 ( ) 


5. 职业 道德 ， 就 是 同人 们 的 职业 活动 紧密 联系 的 符合 职业 特点 所 要 求 的 道德 准则 、 
道德 情操 与 道德 品质 的 总 和 。 ( ) 
6. 检测 ， 顾 名 ; ee 量 的 总 称 。 ( ) 
7. 测量 是 通过 观察 和 判断 ， 适 当时 结合 测量 、 试 验 或 估量 所 进行 的 符合 性 评价 
活动 。 ( ) 
8. 真 值 是 指 与 给 定 的 特定 量 的 定义 一 致 的 值 。 ( ) 
9. 国际 单位 制 是 由 国际 计量 大 会 采纳 和 推荐 的 一 种 一 贯 单位 制 。 其 中 质量 ( 干 
殉 )、 时 间 ( 秒 )、 长 度 ( 米 )、 速 度 ( 米 / 秒 ) 等 是 国际 单位 的 基本 单位 。 ( ) 
10. 测量 是 指 通过 试验 获得 并 可 合理 赋予 某 量 一 个 或 多 个 量 值 的 过 程 。 ( ) 
11. 复 现 性 是 指 在 相同 测量 条 件 下 ， 对 同一 被 测量 进行 连续 多 次 测量 所 得 结果 之 间 
































































































































的 一 致 性 。 这 些 条 件 称 为 复 现 性 条 件 。 ( ) 
12. 重复 性 是 指 在 改变 了 的 测量 条 件 下 ， 同 一 被 测量 的 测量 结果 之 间 的 一 致 性 。 

( ) 

13. 测量 误差 是 指 测量 结果 减 去 被 测量 的 真 值 。 ( ) 

14. 偏差 是 指 一 个 值 减 去 其 参考 值 。 ( ) 

15. 随机 误差 是 指 在 重复 性 条 件 下 ， 对 同一 被 测量 进行 无 限 多 次 测量 所 得 结果 的 平 

均值 与 被 测量 的 真 值 之 差 。 ( ) 

16. 系统 误差 是 指 测量 结果 与 在 重复 性 条 件 下 ， 对 同一 被 测量 进行 无 限 多 次 测量 所 

得 结果 的 平均 值 之 差 。 随 机 误差 等 于 误差 减 去 系统 误差 。 ( ) 
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17. 标 称 范围 ， 测 量 仪 器 的 操纵 器 件 调 到 特定 位 置 时 可 得 到 的 示 值 范围 。 标 称 范围 
通常 用 它 的 上 限 和 下 限 表明 ， 例 如 100 ~200%C 。 

18. 量程 : 标 称 范围 两 极限 之 差 的 模 。 例 如 ， 对 从 -10 ~ +10V 的 标 称 范围 ， 其 
程 为 20V。 ( 

19. 分 辨 力 是 指 显 示 装 置 能 有 效 辨 别 的 最 小 的 示 值 差 。 对 于 数字 式 显示 装置 ， 就 
de en 此 概念 也 适用 于 记录 式 装 置 。 

20. 漂移 是 指 测量 仪器 保持 其 计量 特性 随时 间 恒 定 的 能 

21. 校准 : 在 规定 条 件 下 ， 为 确定 测量 仪器 或 测量 系统 所 指示 的 量 值 ， 或 实物 量具 
或 参考 物质 所 代表 的 量 值 ， 与 对 应 的 由 标准 所 复 现 的 量 值 之 间 关 系 的 一 组 操作 。 


ek 
Wa 
































































































































( ) 

22. 溯源 性 是 指 查 明和 确认 计量 器 具 是否 符 合法 定 要 求 的 程序 ， 它 包括 检查 、 加 标 

记 和 (或 ) 出 具 检 定 证 书 。 ( ) 
23. 在 机 械 产品 制造 企业 中 ， 产 品 图 样 一 般 包括 : 图 样 、 验 收 技术 条 件 。 ( ) 
24. 检验 管理 文件 包括 工艺 路 线 、 J ( ) 
25. 工艺 流程 是 指 生 产 对 象 由 投入 到 产 出 ， 经 过 一 定 顺 序 排列 的 加 工 、 搬 运 、 检 
验 、 停 放 、 储 存 的 过 程 ， 将 这 一 0 ( ) 
26. 工艺 流程 图 中 的 符号 “V”， 名 称 为 搬运 ， 表 示 对 生产 对 象 进 行 搬运 、 运 输 、 

输 运 等 ， 或 作业 人 员 作 业 位 置 的 变 化。 ( ) 
27. 工艺 流程 图 中 的 符号 “ 令 ”， 名 称 为 质量 检验 ， 表 示 对 生产 对 象 进行 质量 检验 。 

( ) 

28. 工艺 流程 图 中 的 符号 “ 口 ” ， 名 称 为 数据 检验 ， 表 示 对 生产 对 象 进 行 数量 检验 。 

( ) 

29. 国家 标准 是 指 对 全 国 经 济 技术 发 展 有 重大 意义 ， 需 要 在 全 国 范围 内 统一 的 技术 

要 求 所 制定 的 标准 。 ( ) 
30. 企业 标准 是 指 企业 所 制定 的 产品 标准 和 在 企业 内 需要 协调 、 统 一 的 技术 要 求 和 
管理 、 工 作 要 求 所 制定 的 标准 。 企 业 标准 是 四 级 标准 体系 中 的 主体 。 ( ) 


31. 强制 性 标准 是 国家 通过 法 律 的 形式 明确 要 求 对 于 一 些 标准 所 规定 的 技术 内 容 和 
要 求 必 须 执行 ,不 允许 以 任何 理由 或 方式 以 违反 、 变 更 的 标准 。 只 有 强制 性 的 国家 标 
准 。 ( ) 
32. 四 级 标准 中 ,国家 标准 包括 国标 (GB)、 国 军 标 (GJB)、 国 家 计量 标准 
(JJB)、 国 家 药品 标准 。 ( ) 
33. 法 律 、 法 规 是 不 断 修改 的 ， 在 执行 中 除 执行 有 效 版 本 外 ， 要 不 折 不 扣 地 执行 与 
产品 质量 有 关 的 法 律 、 法 规 ， 以 维护 国家 、 企 业 和 消费 者 的 合法 权益 。 ( ) 
34. 按 产 品 生产 过 程 划 分 有 : 进货 检验 、 过 程 检 验 、 最 终 (成 品 ) 检验。 ( ) 
35. 百分比 检验 是 按 预先 确定 的 抽样 方案 ， 从 交 验 批 中 抽取 规定 数量 的 样品 构成 一 
个 样本 ， 通 过 对 样本 的 检验 推 类 产品 批 合格 或 产品 批 不 合格。 ( ) 
36. 机 械 制 造 企 业 常 说 的 “三 检 制 ”是 指 操作 者 自 检 ， 再 由 班组 长 或 质量 员 复 检 ， 































































































最 后 由 检验 员 专 检 。 ( ) 
37. 测量 不 确定 度 的 定义 是 指 与 测量 结果 相关 联 的 参数 ， 表 征 合 理 地 赋予 被 测量 值 
的 分 散 性 。 ( ) 
38. 选择 测量 器 具 时 要 主要 考虑 其 技术 指标 能 否 达 到 要 求 ， 其 他 (经济 指 标 ) 一 概 
不 予 考虑 ， 这 样 才能 达到 综合 效果 最 佳 。 ( ) 
39. 根据 工件 加 工 批量 考虑 计量 器 具 的 选择 : 对 批量 大 的 工件 ， 多 用 专用 计量 器 
具 、 检 验 夹 具 ， 以 提高 检测 效率 ; 对 单 件 小 批 ， 则 多 用 通用 计量 器 具 。 ( ) 
40. 所 谓 计 量 絮 具 使 用 的 最 佳 原则 是 指 所 用 验收 方法 应 只 接收 位 于 规定 的 尺寸 极限 
之 内 的 工件 。 ( ) 











41. 安全 裕 度 4 相当 于 测量 中 总 的 不 确定 度 ， 包括 测量 器 具 的 不 确定 度 ( 约 为 
0. 94) 和 由 于 温度 、 压 陷 效 应 及 零件 形状 误差 等 引起 的 不 确定 度 ( 约 为 0.454)。 



















































































( ) 

42. 误 瞩 是 指 把 尺寸 超出 规定 尺寸 极限 的 工件 判 为 合格 ， 即 不 合格 产品 中 有 合格 
品 。 误 废 造 成 经 济 损失 。 ( ) 
43. 误 收 是 指 把 处 在 规定 尺寸 极限 之 内 的 工件 判 为 废品 ， 即 废品 中 有 合格 品 。 误 收 
影响 产品 质量 。 ( ) 
44. 测量 准确 度 是 指 测量 结果 与 真 值 的 一 致 (接近 ) 程度 。 ( ) 
45. 作为 测量 过 程 四 要 素 之 一 的 测量 方法 是 指 对 测量 过 程 中 使 用 的 操作 所 给 出 的 逻 

辑 性 安排 的 一 般 性 描述 。 ( ) 
46. 一 般 由 一 个 数 乘 以 测量 单位 所 表示 的 特定 量 的 大 小 称 为 量 值 。 ( ) 
47. 间接 测量 法 是 指 不 必 测 量 与 被 测量 有 函数 关系 的 其 他 量 ， 而 能 直接 得 到 被 测量 
值 的 测量 方法 。 例 如 ， 用 刻度 尺 测量 长 度 ， 用 等 辟 天 平 测量 质量 。 ( ) 











48. 通过 省 略 原 数值 的 最 后 若干 位 数字 ， 调 整 所 保留 的 末 位 数字 ， 使 最 后 所 得 到 的 
值 最 接近 原 数值 的 过 程 。 经 数值 修 约 后 的 数值 称 为 〈 原 数值 的 ) 修 约 值 。 ( ) 














49. 数值 修 约 规则 中 ， 为 了 计算 方便 允许 连续 修 约 。 ( ) 
50. 装配 配合 精度 〈 简 称 装配 精度 ) ， 是 指 产品 装配 时 应 达到 的 最 低 精度 ， 是 确定 
零件 加 工 精度 、 选 择 装配 方法 和 制订 装配 工艺 规程 的 主要 依据 。 ( ) 











51. 量 块 是 用 优质 材料 如 铬 锰 钢 等 精细 制作 的 高 精度 标准 量具 ， 用 途 非 常 广泛 ; 量 
块 的 种 类 很 多 ， 有 圆柱 形 的 和 矩形 的 ， 在 机 械 制 造 中 最 常用 的 是 矩形 量 块 。 ( ) 
52. 量 块 的 一 个 测量 面 与 男 一 量 块 测量 面 或 与 男 一 经 精 加 工 的 类 似 量 块 测量 面 的 表 
面 ， 通 过 分 子 力 的 作用 而 相互 粘 合 的 性 能 称 为 研 合 性 。 ( ) 
53. 我 国 规定 将 量 块 分 为 0、1、2、3 和 共 5 级 ， 按 级 使 用 时 是 用 量 块 的 标 称 长 







































































度 ; 我 国 规定 将 量 块 分 为 1、2、3、4、5 共 5 等 ， 按 等 使 用 时 是 用 量 块 的 实际 检测 值 作 
为 该 量 块 的 长 度 。 ( ) 

54. 按 给 定 尺寸 选取 量 块 时 ， 先 按 首 位 数 选 ， 再 依次 后 推 ; 组 合 量 块 时 ， 块 数 越 
少 ， 组 合 后 误差 也 越 小 ， 一 般 微 米 级 尺寸 不 超过 4 块 。 ( ) 

















55. 先 研 合 大 尺寸 量 块 ， 再 与 中 等 尺寸 的 量 块 研 合 ， 最 后 与 小 尺寸 的 量 块 研 合 。 尺 
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寸 小 于 5mm 的 量 块 直接 与 大 尺寸 量 块 研 合 时 ， 宜 将 小 尺寸 量 块 放 在 下 边 。 ( ) 
56. 尽量 避免 用 手 直 接 接触 量 块 工作 面 ， 接 触 后 应 仔细 清洗 以 免 生 锈 ， 手 持 量 块 的 




















































































































时 间 不 宜 过 长 ， 以 减 小 手 温 的 影响 。 ( ) 
57. 简易 类 量具 (有 时 称 简单 类 ) 一 般 是 指 精度 不 高 、 结 构 简 单 的 量具 。 机 械 加 工 
中 常用 的 有 人 金属 直 尺 、 钢 卷 必 、 塞 尺 、m 尺 等 。 ( ) 
58. 金属 直 尺 的 主要 构件 为 一 具有 一 定 弹 性 的 整 条 钢 带 ， 卷 于 金属 或 塑料 等 材料 网 
成 的 尺 盒 或 框架 内 ; 自 卷 式 钢 卷 尺 内 有 弹 先 ， 拉 伸 后 可 以 自 卷 。 ( ) 
59. 塞 尺 是 用 于 测量 两 个 平面 之 间隙 缝 大 小 的 片 状 定 值 量具 。 塞 尺 有 单 片 塞 尺 和 成 
组 塞 太 两 种 形式 。 ( ) 


60. 用 塞 尺 测量 间隙 时 ， 应 先 用 较 薄 的 塞 尺 插 入 被 测 间 际 ， 如 还 有 间隙， 则 依次 换 
用 较 厚 的 塞 尺 片 插入 ， 直 到 恰好 塞 入 间隙 后 不 过 松 也 不 过 紧 为 止 ， 这 时 该 片 塞 尺 的 厚度 
即 为 被 测 间隙 值 大 小 。 ( ) 
61. 半径 样板 是 一 种 具有 不 同 半径 的 标准 圆 弧 薄片 ， 主 要 以 比较 法 检验 被 检 圆 弧 的 
半径 。 成 组 的 半径 样板 应 由 凸 形 和 四 形 的 样板 组 成 。 ( ) 
62. 7 尺 又 称 派 尺 、 直 径 尺 ， 是 直径 测量 工具 。 测 量 时 ,将 5 尺 绕 工 件 一 周 ， 主 尺 
和 副 尺 组 成 游标 原理 ， 能 从 游标 上 读 出 被 测 圆 柱 的 直径 尺寸 ， 一 般 来 说 ， 其 测量 精度 不 
高 ， 低 于 同 规 格 的 游标 卡尺 的 测量 精度 。 ( ) 
63. 用 7 尺 测量 钢铁 件 时 不 受 工件 温度 的 影响 。 这 是 因为 4 尺 很 薄 ， 测量 时 将 在 很 

短 的 时 间 内 与 被 测 件 等 温 ， 又 因 它 们 的 线 胀 系数 极为 接近 ， 基 本 可 克服 温度 的 影响 。 
( ) 
64. 游标 量具 是 利用 游标 尺 和 主 标 尺 相互 配合 进行 测量 和 读数 的 量具 。 其 应 用 很 广 
泛 ， 可 测 各 种 工件 的 内 外 尺寸 、 高 度 和 深度 ， 还 可 测 角 度 和 齿轮 的 齿 厚 等 。 ( ) 
65. 检查 游标 卡尺 零 位 ， 使 卡尺 两 量 扑 紧密 贴 合 ， 用 眼睛 观察 时 应 无 明显 光 际 ， 同 
时 观察 游标 尺 零 刻 线 与 主 标尺 零 刻 线 是 否 对 准 ， 游 标尺 的 尾 刻 线 与 主 标尺 相应 刻 线 是 否 
对 准 。 ( ) 
66. 用 游标 卡尺 测 深度 时 ， 必 须 使 卡尺 端面 与 被 测 件 上 的 基准 平面 贴 合 ， 与 此 同时 
深度 尺 无 需 与 该 平面 垂直 。 ( ) 
67. 游标 卡尺 (包括 其 他 游标 量具 ) 设 有 控制 测量 力 的 机 构 ， 测 力 无 需 人 靠 测量 者 的 
手感 来 掌握 。 不 过 测量 时 不 要 用 力 过 大 ， 和 否则 会 使 尺 框 倾斜 而 产生 测量 误差 。 ( ) 
68. 游标 、 数 显 和 带 表 深 度 卡 尺 用 以 测量 阶梯 表面 、 不 通 孔 和 止 槽 等 的 深度 及 孔 
口 、 凸 缘 等 的 厚度 ， 外 形 结构 由 I 、 于 、 本 型 三 种 型 式 。 ( ) 
69. 在 使 用 游标 深度 卡尺 的 过 程 中 ， 切 不 可 用 力 过 度 ， 以 免 带 来 测量 误差 。 用 游标 
深度 卡尺 测量 时 ， 先 把 测量 基 座 轻 轻 压 在 工件 的 基准 面 上 ， 两 个 端面 必须 接触 工件 的 基 
准 面 ; 再 移动 尺 身 ， 直 到 尺 身 的 端面 接触 到 工件 的 量 面 (台阶 面 ) 上 ， 然 后 用 紧 固 螺 
钉 固定 尺 框 ， 提 起 卡尺 ， 读 出 深度 尺寸 。 ( ) 
70. 用 游标 齿 厚 卡尺 测量 蜗杆 时 ， 把 卡尺 读数 调整 到 等 于 齿 顶 高 ， 法 向 卡 入 齿 廓 ， 
测 得 的 读数 是 蜗杆 中 径 的 法 向 齿 厚 。 但 图 样 上 一 般 注 明 的 是 轴 向 齿 厚 ， 两 者 差不多 无 需 
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进行 换算 。 ( ) 
71. 光学 测 齿 卡尺 的 用 途 和 游标 齿 厚 卡尺 相同 ,但 它 主要 在 计量 室 中 用 于 测量 中 等 
精度 的 直 齿 和 和 斜 众 浙 开 线 圆柱 齿轮 的 分 度 圆 弦 齿 厚 ， 在 生产 现场 中 很 少 使 用 ， 也 可 测 固 
定 弱 齿 厚 。 ( ) 
72. 微分 类 量具 是 机 械 制 造 中 最 常用 的 量具 ， 其 结构 设计 基本 上 符合 阿 贝 原则 ， 阿 
贝 误差 很 微小 ; 还 有 控制 测量 力 的 机 构 ， 因 此 其 测量 精度 比 游标 卡尺 高 。 ( ) 
73. 千分尺 的 测量 准确 度 主要 取决 于 精密 螺旋 副 的 传动 精度 ， 考 虑 到 工艺 加 工 的 难 
度 和 成 本 ， 精 密 螺 杆 的 测量 行程 一 般 都 是 25mm。 ( ) 
74. 测量 前 ， 应 把 零件 的 被 测量 表面 擦 干 净 ， 以 免 有 脏 物 存在 时 影响 测量 精度 。 允 
许 用 千分尺 测量 带 有 研磨 剂 的 表面 ， 因 为 它 不 影响 测量 精度 。 ( ) 
75. 用 千分尺 测量 表面 粗糙 的 零件 也 是 允许 的 。 ( ) 
76. 用 千分尺 测量 零件 时 ， 应 当 手 握 测 力 装 置 的 转 帽 来 转动 测 微 螺杆 ， 使 测 砧 表面 
保持 标准 的 测量 压力 ， 即 听 到 “嘎嘎 ”的 声音 ， 表 示 压 力 合适 ， 并 可 开始 读数 。 
( ) 
77. 用 二 分 义 测量 零件 时 ， 绝 对 不 允许 用 力 旋 转 微 分 简 来 增加 测量 压力 ， 使 测 微 螺 
杆 过 分 压 紧 零件 表面 ， 致 使 精密 螺纹 因 受 力 过 大 而 发 生变 形 ， 损 坏 千 分 尺 的 精度 。 

















































































































( ) 

78. 用 千分尺 测量 零件 时 ， 最 好 在 零件 上 进行 读数 ， 如 果 这 样 读数 后 放松 取出 千 分 
尺 ， 可 减少 测 砧 面 的 磨损 。 ( ) 
79. 用 千分尺 测量 旋转 运动 中 的 工件 ， 效 率 高 ,不 影响 使 用 寿命 。 ( ) 
80. 电子 数 显 外 径 干 分 尺 的 用 途 与 使 用 注意 事项 与 外 径 干 分 尺 基 本 相同 ， 在 高 电压 

或 强 磁场 的 环境 中 使 用 数 显 千 分 尺 不 影响 使 用 性 能 。 ( ) 








81. 大 千分尺 是 指 测量 范围 为 1000 ~ 3000mm 的 外 径 千 分 尺 ， 与 普通 外 径 千 分 尺 基 
本 相同 ， 不 同 之 处 只 是 尺 架 尺寸 较 大 ， 其 测 砧 可 以 置换 和 调整 ， 还 可 换 装 指示 表 当 量规 


























使 用 。 ( 
82. 两 点 内 径 千 分 尺 是 一 种 可 换 接 长 杆 的 内 测量 具 ， 其 读数 方法 与 外 径 千 分 尺 相 
同 。 接 长 杆 可 以 一 个 接 一 个 地 连接 起 来 ,测量 范围 最 大 可 达到 8000mm。 ( ) 





83. 两 点 内 径 干 分 尺 上 ， 没 有 测 力 装置 ， 测 量 压力 的 大 小 完全 靠 手中 的 感觉 








( ) 
84. 正常 情况 下 使 用 两 点 内 径 千 分 尺 时 ， 当 测量 下 限 为 70 (或 150)mm 的 两 点 内 径 
千分尺 时 ， 被 测量 面 的 曲率 半径 不 得 小 于 20 (或 60)mm， 否 则 可 能 产生 内 径 千 分 尺 的 



































测 头 球面 边缘 接触 被 测 件 ， 造 成 测量 误差 。 ( ) 
85. 三 爪 千分尺 适用 于 测量 中 小 直径 的 精密 内 孔 ， 尤 其 适 于 测量 深 孔 的 直径 。 

( ) 

86. 内 测 千分尺 是 一 种 带 有 固定 量 扑 和 活动 量 不 的 特种 千分尺 ， 主 要 是 测量 浅 孔 中 

大 尺寸 内 径 和 内 侧面 柳 的 宽度 。 ( ) 


87. 内 测 千分尺 的 读数 方法 与 外 径 千分尺 相同 ， 只 是 套 简 上 的 刻 线 尺寸 与 外 径 千 分 


353 
IE 


肌 | 机 械 产 品 检验 工 (基础 知识 ”中 级 ) 














尺 相反 ， 男 外 它 的 测量 方向 和 读数 方向 也 都 与 外 径 千 分 尺 相 反 。 
88. 深度 干 分 尺 微 分 简 和 固定 套 管 上 刻 线 数字 的 排列 方向 与 外 径 千 分 尺 相 反 ， 其 他 








部 分 结构 与 外 径 千分尺 没有 区 别 。 


89. 深度 千分尺 在 车 间 用 校对 量 


90. 杠杆 千分尺 是 利用 杠 
指示 表 指 针 的 回转 运动 ， 


91. 内 测 千分尺 不 仅 读 数 精 度 较 高 ， 而 且 因 
比 普通 千 分 扩 的 环 轮 装置 所 产生 的 测 





























时 具 对 零 位 时 ， 











由 指示 表 读 取 两 测量 























马 形 架 


的 刚度 较 大 ， 


( ) 


( ) 


可 在 擦洗 干净 的 0 级 平板 上 进行 。 


( ) 





杆 传 动机 构 ， 将 尺 架 上 两 测量 面 间 的 相对 轴 向 运动 转变 为 
面 间 的 微小 位 移 量 的 微米 级 外 径 千 分 尺 。 


( ) 
测量 力 由 小 弹簧 产 








量力 稳定 ， 因 此 它 的 实际 测量 精 


92. 杠杆 千分尺 测量 尺寸 可 以 用 直接 比较 法 和 微 差 比较 法 。 


93. 杠杆 千分尺 不 仅 读 数 精度 较 高 ， 而 且 因 马 形 架 
， 比 普通 千 分 扩 的 环 轮 装置 所 产生 的 测 





























RR 的 刚度 较 大 ， 
量力 稳定 ， 因 此 ， 它 的 实际 测 





度 也 较 高 。 
( ) 
( ) 
测量 力 由 小 弹簧 产 
量 精度 也 较 高 。 
( ) 














94. 带 表 千 分 尺 是 由 指示 表 、 尺 染 和 测 微 头等 部 分 组 成 的 一 种 千分尺 ， 主 要 用 于 外 


尺寸 比 


95. 壁 厚 千分尺 具 有 球形 测量 面 和 平 测量 


较 测量 。 





度 的 外 径 千 分 尺 。 


96. 板 厚 千分尺 是 利用 螺旋 副 原 理 ， 对 弧 形 














面 及 特殊 形状 的 尺 架 














的 距离 进行 读数 的 


97. 尖 头 千分尺 是 利用 螺旋 副 原 理 ， 对 弧 形 
E 离 进行 读 
98. 螺纹 千分尺 是 利用 螺旋 副 原 理 ， 对 弧 形 尺 架 上 的 锥 


面 间 分 隔 的 晶 





间 分 隔 的 距离 进行 刘 


99. 螺纹 千分尺 测量 前 ， 


插头 。 














ss 








数 的 一 种 测量 器 具 。 














卖 数 的 测量 螺纹 中 径 的 测量 虽 











应 按 被 测 螺纹 的 螺 距 和 牙 


上 的 球形 测量 面 和 平 测 量 面 


架 上 两 锥 形 球 测量 


( ) 
， 适 用 于 测量 板材 厚 
( ) 
j 间 分 隔 
( ) 
形 平 测 

















时 面 或 两 锥 














形 测 








二 具 。 














量 
) 
量 面 和 V 形 凹 槽 测量 面 
) 
纹 
) 


( 


( 


型 角 ， 选 择 相 应 规格 的 一 对 螺 


( 


100. 螺纹 千分尺 测量 螺 距 较 小 的 螺纹 ， 两 测 头 与 螺纹 牙 硕 和 牙 底 不 易 对 准 ， 这 点 















































ee \ 是 测 得 螺纹 中 径 尺寸 小 于 实际 中 径 尺寸 。 ( ) 
. 三 爪 内 径 千 分 尺 是 利用 螺旋 副 原 理 ， 对 弧 形 尺 架 上 两 盘 形 测量 面 间 分 隔 的 距 
读数 的 齿轮 公法 线 测量 器 具 。 ( ) 
Ts. 
表 、 千 分 表 、 杠 杆 百 分 表 和 内 径 百 分 表 等 。 ( 2 








103. 指示 表 中 的 百 分 表 、 千 分 表 和 大 量程 百 分 表 ， 都 是 用 来 找 正 零 件 或 夹具 的 装 
夹 位 置 ， 检 验 零 件 的 形状 精度 或 相互 位 置 精度 的 。 
104. 于 分 表 在 表盘 上 刻 有 100 个 等 分 格 ， 
转 数 指 针 即 转动 一 小 格 ， 转 数 指示 盘 的 分 度 值 为 Imm。 
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( ) 


其 分 度 值 为 0 01mm。 当 指针 转 一 圈 时 ， 


( ) 
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105. 百 分 表 测 杆 与 被 测 工件 表面 无 须 垂 直 ， 因 为 不 会 产生 较 大 的 测量 误差 。 测 量 


























圆柱 形 工件 时 ， 测 杆 轴线 应 与 圆柱 形 工件 直径 方向 一 致 。 ( ) 
106. 使 用 百 分 表 测量 过 程 中 ， 在 测 头 与 工件 表面 接触 时 ， 测 杆 应 有 0. 3 ~ Imm 的 压 
缩 量 ( 千 分 表 应 小 些 ， 有 0. 1mm 即 可 ) ， 以 保持 一 定 的 起 始 测量 力 。 ( ) 








107. 根据 工件 的 不 同形 状 ， 可 自制 各 种 形状 百 分 表 测 头 进行 测量 : 如 可 用 平面 测 
头 测量 球形 工件 ， 可 用 球面 测 头 测量 圆柱 形 或 平 表面 工件 ， 可 用 尖 测 头 或 曲率 半径 很 小 
的 球面 测 头 测量 凹面 或 形状 复杂 的 表面 。 ( ) 

108. 当 百 分 表 指 针 顺 时 针 摆动 时 ,说 明 工 件 偏 低 。 ( ) 

109. 把 被 测 轴 装 在 两 顶尖 之 间 ， 使 百 分 表 的 测 头 接 触 在 偏心 部 位 上 (最 高 点 )， 用 
手 转动 轴 ， 百 分 表 上 指示 出 的 最 大 数字 和 最 小 数字 (最 低 点 ) 之 差 的 1/2 就 等 于 偏心 

) 





























































































































































































































距 的 实际 尺寸 。 ( 
110. 内 径 指示 表 是 利用 机 械 传动 系统 ， 将 活动 测 头 的 直线 位 移 转 变 为 指针 在 圆 刻 
度 盘 上 的 角 位 移 ， 并 由 刻度 盘 进 行 读数 的 内 尺寸 测量 器 具 。 ( ) 
111. 电子 数 显 杠杆 指示 表 是 利用 机 械 传动 系统 ， 将 杠杆 测 头 的 摆动 位 移 量 转变 为 
指针 在 刻度 盘 上 的 角 位 移 ， 并 由 刻度 盘 上 的 标尺 进行 读数 的 测量 器 具 。 ( ) 
112. 指针 式 杠 杆 指 示 表 是 利用 机 械 传 动 系统 ， 将 杠杆 测 头 的 摆动 位 移 量 通 过 位 移 
传感器 转化 为 电子 数字 显示 的 测量 器 具 。 ( ) 
113. 使 用 杠杆 指示 表 ， 必 须 尽 可 能 使 测 杆 的 轴线 垂直 于 工件 尺寸 ,杠杆 千 分 表 的 
测量 杆 轴线 与 被 测 工件 表面 的 夹 角 越 小 ， 误 差 就 越 小 。 ( ) 
114. 角度 量 块 是 形状 为 三 角形 或 四 角形 ， 以 相 邻 平面 的 夹 角 为 测量 角 ， 并 具有 准 
确 角 度 值 的 角度 测量 器 具 。 ( ) 
115. 角度 量 块 可 以 单 块 使 用 ， 也 可 以 借助 夹具 附件 (包括 夹子 、 销 钉 、 直 尺 等 )， 
由 两 块 或 多 块 组 合成 所 需 的 角度 后 使 用 。 ( ) 
116. 水 平 仪 主要 用 来 检测 平面 相对 于 水 平 或 垂直 位 置 的 较 大 倾斜 角度 的 量具 。 
( ) 
117. 游标 、 带 表 和 数 显 万 能 角度 尺 是 测量 各 种 工件 角度 的 量具 ， 是 车 间 最 常用 的 
角度 量具 之 一 。 ( ) 
118. 型 游标 万 能 角度 尺 读数 方法 与 游标 卡尺 相同 ， 可 以 测 0° ~320° 任 意 角 度 。 
( ) 
119. 直角 尺 是 测量 面 和 基 面 相互 垂直 ， 用 于 检验 直角 、 垂 直 度 和 平行 度 误差 的 测 
量 右 具 。 ( ) 
120. 直角 尺 分 为 00、0 和 1 级 三 个 级 别 ; 00 级 精度 最 高 ，1 级 精度 最 低 。 ( ) 
























































121. 正 艾 规 是 根据 正弦 函数 原理 ， 利 用 量 块 的 组 合 尺 寸 ， 以 间接 方法 测量 角度 的 
测量 器 具 。 其 精度 分 为 00 级 、0 级 和 1 级 三 种 。 ( ) 
122. 刀口 形 直 尺 是 测量 面 旦 为 口 状 ， 用 于 测量 工件 平面 形状 误差 的 测量 如 有 具 。 

( ) 





123. 平 尺 是 检测 和 划 线 时 作为 基准 平面 使 用 的 计量 器 具 ， 广 泛 用 于 生产 车 间 和 计 


355 


BE 


大 | 机 械 产品 检验 工 〈 基 础 知识 “中 级 ) 















































量 室 。 ( ) 

124. 内 测 千分尺 使 用 时 ， 应 先 校对 零 位 。 校 对 时 应 用 经 检定 合格 的 标准 环 规 ， 或 

量 块 和 量 块 附件 组 合体 ， 可 以 用 外 径 千 分 尺 校对 。 ( ) 

125. 用 表面 粗糙 度 比较 样 块 按 触觉 法 检验 工件 表面 ， 是 用 手指 加 以 适当 速度 分 别 

沿 样 块 和 工件 表面 划 过 时 ， 和 赁 主观 触 党 比较 评估 工件 的 表面 粗糙 度 。 ( ) 

126. 计量 右 具 选择 的 基本 原则 是 精度 原则 和 经 济 原则 。 ( ) 
127. 为 保证 测量 精度 ， 不 论 测量 什么 样 的 零件 ， 测 量 右 具 的 精度 应 越 高 越 好 。 

( ) 

128. 角度 单位 的 表现 形式 常用 的 主要 有 两 种 : 一 种 是 以 度 (*) 分 (') 秒 (") 表 


























示 平 面 角度 的 六 十 分 制 ， 即 秒 角 度 制 ， 男 一 种 是 以 弧度 作为 平面 角度 单位 的 弧度 制 。 








































































































( 2 

129. 棱 体高 之 差 与 平行 于 楼 并 垂直 于 一 个 棱 面 的 两 个 截面 之 间 的 距离 之 比 称 为 锥 

度 。 ( ) 
130. 角度 的 直接 测量 法 是 指 用 角度 的 定 值 量具 与 被 测 的 角度 相 比 较 ， 用 涂 色 法 或 
光 际 法 估计 被 测 角 度 的 偏差 。 ( ) 
131. 常规 的 测量 角度 的 方法 有 : 用 两 个 不 同 直径 的 圆柱 测 V 形 架 角度 ， 用 三 个 相 

同 直径 的 圆柱 测 V 形 架 角度 。 ( ) 
132. 用 直角 尺 测量 角度 主要 根据 直角 尺 工作 面 与 被 测 工件 之 间 的 光 际 大 小 进行 判 
断 ， 光 隙 大 小 用 目 力 估计 或 用 塞 尺 确定 。 ( ) 
133. 水 平 仪 上 标志 的 分 度 值 是 以 lm 为 基 长 的 倾斜 值 ， 常 用 的 分 度 值 为 0. 02mm/m 
(或 0.02mm/1000mm)， 水 平 仪 一 般 没 有 做 成 1m 长 的 。 ( ) 
134. 人 们 经 常 使 用 锥 度 和 和 斜 度 的 概念 ， 从 定义 就 可 看 出 前 者 是 指 圆锥 体 ， 后 者 是 
棱 体 ， 两 者 根本 没有 任何 关系 。 ( ) 





135. 检验 工件 锥 度 时 在 量规 表面 素 线 方向 的 全 长 上 涂 三 到 四 条 极 薄 (0.002 ~ 
0. 010mm) 的 一 层 红 丹 或 印 油 ， 使 量规 与 被 测 锥 面 接触 稍 加 压力 ， 转 动量 规 ， 转 角 不 小 
于 60°; 取出 量规 ,根据 量规 上 颜色 被 擦 挥 或 工件 上 着 色 面 积 及 均匀 程度 来 判断 工件 锥 
度 的 正确 性 。 ( ) 
136. 螺纹 按 牙 型 可 分 为 三 角形 、 和 窍 形 、 梯 形 、 句 齿 形 和 圆 弧 形 五 种 。 ( ) 
137. “ 牙 侧 角 ”术语 主要 用 于 螺纹 识别 和 称呼 ;“ 牙 型 角 ” 术 语 主要 用 于 螺纹 单项 
参数 质量 控制 和 螺纹 刀 、 量 具 设 计 ;“ 牙 型 半角 ”是 老 术 语 ， 目 前 已 被 “ 牙 侧 角 ” 术 语 
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取代 。 ( ) 
138. 对 螺纹 的 检测 就 是 为 了 判定 螺纹 合格 与 否 ， 是 指 判断 螺纹 大 径 、 中 径 、 小 径 
和 螺 距 误差 、 牙 侧 角 误差 是 否 在 允许 的 范围 内 。 ( ) 





139. 判断 中 径 的 合格 性 应 遵循 阿 贝 原则 :实际 螺纹 的 作用 中 径 不 允许 超出 最 大 实 
体 牙 型 的 中 径 ， 以 保证 旋 合 性 ; 任何 部 位 的 单一 中 径 不 允许 超出 最 小 实体 牙 型 的 中 径 ， 
以 保证 联接 强度 。 ( ) 

140. 外 螺纹 的 基本 中 径 d, 的 测量 ， 可 应 用 大 型 工具 显微镜 或 万 能 工具 显微镜 以 影 
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像 法 、 轴 切 法 、 干 涉 法 、 圆 球 法 、 轮 廓 法 进行 ， 还 可 用 机 械 接触 法 、 三 针 法 、 两 针 法 和 
单 针 法 测量 。 ( ) 
141. 外 径 和 干 分 尺 是 用 接触 法 测量 外 螺纹 的 基本 中 径 最 常用 的 一 种 量具 。 它 是 利用 
螺旋 副 原 理 ， 对 弧 形 尺 架 上 的 锥 形 测量 面 和 V 形 媚 槽 测量 面 间 分 隔 的 距离 进行 读数 的 
测量 占有 具 。 ( ) 
142. 内 螺纹 的 单项 检测 目前 为 止 尚 无 比较 完善 的 方法 。 生 产 中 采用 的 方法 主要 还 
是 综合 检测 的 螺纹 塞 规 ， 以 实现 互 换 性 的 要 求 。 ( ) 
143. 螺纹 单项 检验 是 指 用 螺纹 极限 量规 检验 螺纹 的 旋 合 性 (作用 中 径 ) 与 可 靠 性 
(单一 中 径 ) 。 其 检验 的 特点 是 : 只 能 评定 内 、 外 螺纹 的 合格 性 ， 不 能 测 出 实际 参数 的 
























































具体 数值 。 ( ) 
144. 通 、 止 量规 的 主要 作用 : 对 管 螺 纹 ， 它 主要 保证 了 可 装配 性 ; 对 紧 固 螺纹 和 
传动 螺纹 ， 它 保证 了 装配 位 置 。 ( ) 











145. 螺纹 是 一 个 复杂 的 几何 体 ， 它 有 许多 技术 参数 。 如 果 要 完全 控制 螺纹 的 质量 
(采用 公差 带 原则 ) ， 则 需要 对 螺纹 的 所 有 参数 进行 测量 ， 这 要 花费 大 量 的 时 间 和 高 额 
的 检测 成 本 ， 这 样 做 在 实际 生产 中 是 行 不 通 的 。 ( ) 

146. 我 国 使 用 的 螺纹 通 、 止 量规 来 源 于 1905 年 英国 人 发 明 的 泰勒 原则 。 它 的 优点 
是 经 济 性 好 、 可 以 保证 装配 ; 缺点 是 螺纹 的 质量 保证 水 平 偏 低 ， 存 在 许多 技术 漏洞 。 

( ) 

147. 用 螺纹 量规 检验 时 ， 如 果 其 通 规 能 旋 合 通过 整个 被 测 螺纹 ， 则 认为 旋 合 性 合 
格 ， 和 否则 不 合格 ; 如 果 其 止 规 不 能 旋 入 或 不 能 完全 旋 入 被 测 螺纹 ， 则 认为 联接 强度 合 



















































































格 ， 否则 不 合格 。 ( ) 
148. 花 键 联接 是 由 内 花 键 ( 花 键 孔 ) 和 外 花 键 ( 花 键 轴 ) 两 个 零件 组 成 的 。 花 键 
联接 的 结构 形式 主要 有 三 种 ,矩形 花 键 、 渐 开 线 花 键 和 同形 花 键 。 ( ) 
149. 渐 开 线 花 键 比 矩 形 花 键 更 适用 于 轻 、 中 等 负荷 传动 机 构 。 ( ) 
150. 矩形 花 键 档 尺 寸 的 检验 比较 简单 ， 在 单 件 、 小 批量 生产 中 ， 键 、 键 档 宽 度 和 












































深度 一 般 采 用 游标 卡尺 、 外 径 千分尺 和 内 测 千分尺 等 通用 量具 测量 即 可 。 ( ) 
151. 用 轴 档 深度 极限 量规 测量 轴 键 槽 深度 时 ， 如 果 通 端 能 通过 ， 而 止 端 不 能 通过 
为 合格 ， 否 则 为 不 合格 。 ( ) 
152. 在 大 批量 生产 时 ， 可 采用 专用 的 对 称 度 综合 量规 对 键 槽 对 称 度 误差 进行 检验 。 

( ) 

153. 一 般 情况 下 ， 只 要 图 样 上 规定 了 花 键 的 位 置 度 公差 并 遵守 最 大 实体 要 求 ， 就 

应 该 采用 综合 检验 法 。 ( ) 





154. 标准 规定 了 花 键 的 对 称 度 和 等 分 度 公差 : 花 键 的 等 分 度 公差 值 等 于 键 槽 宽 
(或 键 宽 ) 的 对 称 度 公 差 值 ; 但 是 不 可 以 用 花 键 对 称 度 误差 检测 代替 等 分 度 误差 检测 。 
( ) 

155. 国家 标准 规定 了 圆柱 直 齿 渐 开 线 花 键 共有 四 种 检验 方法 。 其 中 有 三 种 是 综合 
检验 方法 ， 男 外 一 种 是 单项 检验 方法 。 ) 
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156. 两 点 内 径 千 分 尺 与 外 径 千 分 尺 有 相同 的 测 力 装 置 。 测 量 时 ， 是 把 它 调整 到 所 
测量 的 尺寸 后 ， 轻 轻 放 入 孔 内 试 测 其 接触 的 松紧 程度 是 否 合适 。 ( ) 
157. 对 于 单 件 、 小 批量 生产 的 渐 开 线 花 键 尺寸 检测 ， 缺 乏 相 应 直径 的 量 棒 ， 还 可 

应 用 测量 螺纹 中 径 用 的 三 针 或 新 制造 的 直 柄 麻花 钻头 的 直 柄 部 分 作为 量 棒 。 ( ) 
158. 如 在 测量 过 程 中 大 千分尺 要 改变 位 置 ， 例 如 要 在 两 个 垂直 方向 上 测量 固定 不 
动 的 轴 径 ， 测 量 结果 不 应 加 上 千分尺 因 自 重 产 生 的 尺 架 弯曲 的 修正 值 。 ( ) 
159. 1 个 圆周 所 对 应 的 圆心 角 为 2m rad， 即 360°。 ( ) 
160. 圆柱 直 齿 渐 开 线 花 键 量规 使 用 要 求 之 一 非 全 齿 通 端 塞 规 或 非 全 齿 通 端 环 规 
应 进入 并 完全 通过 整个 被 测 花 键 长 度 ， 检 验 应 至 少 分 布 在 三 个 尽 可 能 等 分 的 位 置 。 
( ) 

161. 游标 万 能 角度 尺 的 校 零 方式 有 多 种 ， 其 中 之 一 是 利用 自身 条 件 校 零 ， 当 直角 
尺 与 直 尺 均 装 上 ， 而 直角 尺 的 底 边 与 直 尺 无 间 际 接触 ， 此 时 主 标 尺 与 游标 尺 的 零 线 对 




































































































































































准 。 ( ) 
162. 两 个 垂直 圆锥 轴线 截面 的 圆锥 直径 差 与 该 两 截面 的 轴 向 距离 之 比 称 为 斜 度 。 

( ) 

163. 用 着 色 法 ， 要 求 工件 锥 体 表面 接触 靠近 大 端 : 一 般 精度 为 工作 长 度 的 60% ~ 














75% ; 较 高 精度 工件 为 工作 长 度 的 80% ; 对 高 精度 工件 ， 要 求 接触 长 度 为 工作 长 度 的 























85% 。 ( ) 

164. 齿轮 系 是 指 可 围绕 其 轴线 转动 的 两 齿轮 组 成 的 机 构 ， 其 轴线 的 相对 位 置 是 固 

定 的 ， 通 过 轮 齿 的 相继 接触 作用 由 一 个 齿轮 带动 男 一 个 齿轮 转动 。 ( ) 

165. 齿轮 副 中 齿 数 较 小 的 那个 齿轮 称 为 小 齿轮 。 ( ) 
166. 螺旋 线 的 切线 与 通过 切 点 的 圆柱 面 垂 直 母 线 之 间 所 夹 的 锐角 称 为 导 程 角 。 

( ) 


167. GBAT 10095. 1 一 2008 标准 对 齿轮 规定 了 8 个 精度 等 级 ( 仅 适用 于 单个 齿轮 的 

每 个 要 素 和 精度 等 级 ， 明 确 规定 不 包括 齿轮 副 ) ，0 级 的 精度 最 高 ，8 级 的 精度 最 低 。 
( ) 
168. 圆柱 齿轮 检测 的 项 目 主要 是 CB/T 10095. 1 一 2008 和 GB/AT 10095. 2 一 2008 中 规 

定 的 齿 距 偏差 、 齿 廓 偏差 、 螺 旋 线 偏 差 、 切 向 综合 偏差 、 径 向 综合 偏差 和 径 向 跳动 等 。 
( 2 
169. 箱 体 类 零件 根据 结构 不 同 可 分 为 : 整体 式 箱 体 和 分 离 式 箱 体 。 ( 2 
170. 箱 体 是 机 器 的 基础 零件 ， 它 将 机 器 中 有 关 部 件 的 轴 、 套 、 齿 轮 等 相关 零件 连 
接 成 一 个 整体 ， 并 使 之 保持 正确 的 相互 位 置 ， 以 传递 转 矩 或 改变 转速 来 完成 规定 的 运 
动 。 故 箱 体 的 加 工 质量 、 检 验 质 量 ， 直 接 影响 到 机 器 的 性 能 、 精 度 和 寿命 。 ( ) 
171. 箱 体 零件 加 工 完 成 后 的 最 终 检验 包括 : 主要 孔 的 尺寸 精度 ， 孔 和 平面 的 几何 
精度 ， 孔 系 的 相互 方向 、 位 置 精度 ， 即 孔 的 轴线 与 基 面 的 平行 度 等 。 ( ) 
172. 表面 粗糙 度 检 验 通常 用 目测 或 样板 比较 法 ， 只 有 当 Ra 值 很 大 时 ， 才 考虑 使 用 
光学 量 仪 或 用 表面 粗糙 度 检测 仪 。 ( ) 




























































































358 
本 | 





173. 不 在 水 平 或 垂直 线 上 的 孔 距 ， 可 以 直接 用 孔 距 游标 卡尺 测量 。 ( ) 
174. 内 测 千分尺 的 读数 方法 与 外 径 千分尺 相同 ， 只 是 套 简 上 的 刻 线 尺寸 与 外 径 干 
分 尺 相 反 ， 男 外 它 的 测量 方向 和 读数 方向 也 都 与 外 径 千 分 尺 相反 ; 不 过 它们 都 符合 阿 贝 





























































































































原则 。 ( ) 
175. 网 纹 m0. 4 表示 的 节 距 为 1.571mm,， 一 般 用 卡尺 测量 。 ( ) 
176. 滚 花 的 型 式 有 两 种 : 直 纹 滚 花 和 网 纹 滚 花 。 ( ) 
177. 内 螺纹 小 径 尺寸 可 用 游标 卡尺 或 光滑 极限 量规 来 测量 。 ( ) 
178. 用 牙 型 角 样板 测量 牙 型 角 ， 以 光 际 法 确定 牙 型 角 的 大 小 。 ( ) 
179. 可 以 用 三 针 或 双 针 ( 球 ) 法 测量 牙 型 角 ， 先 后 两 次 用 两 种 针 ( 球 ) 测 得 两 个 
中 径 尺寸 ， 通 过 计算 得 到 牙 型 半角 。 ( ) 
180. 可 以 用 带 有 球形 测 头 的 专用 检 具 测量 牙 型 角 。 ( ) 
181. 用 螺 距 样板 沿 螺 纹 轴 线 与 螺 牙 密 合 ， 则 螺 距 样板 上 刻 有 的 尺寸 即 为 被 测 螺 距 。 
( ) 
182. 螺纹 牙 型 角 的 测量 一 般 是 指 牙 型 半角 的 测量 。 通 常用 工具 显微镜 进行 测量 。 
( ) 
183. 用 带 有 球 头 的 外 径 千 分 尺 测量 外 螺纹 中 径 是 一 种 较 简 单 而 可 靠 的 方法 。 
( ) 
184. 三 针 测 螺纹 中 径 是 常用 的 一 种 方法 ， 内 外 螺纹 中 径 检测 都 可 以 用 此 方法 。 
( ) 





185. 测量 内 螺纹 牙 型 角 使 用 印 模 法 。 浇 注 时 将 被 测 件 两 端面 来回， 应 浇 满 至 两 
端面 高 度 约 为 直径 的 1/3; 检测 印 模 时 ， 以 其 端面 为 测量 基准 ， 此 方法 可 测量 螺 距 和 
牙 型 角 。 ( ) 

186. 螺纹 与 制 件 旋 合 ， 中 径 一 样 大 ， 牙 型 半角 不 同 ， 此 时 能 够 旋 合 。 ( ) 

187. 螺纹 与 制 件 旋 合 ， 牙 型 半角 不 同 ， 但 中 径 有 足够 差别 ， 它 们 也 可 以 旋 合 。 


































































































( ) 

188. 止 端 螺纹 塞 规 使 用 规则 : 允许 与 工件 内 螺纹 两 端的 螺纹 部 分 旋 合 ， 旋 合 量 应 

不 超过 三 个 螺 距 〈 退 出 量规 时 测定 ) 。 大 工件 内 螺纹 的 螺 距 少 于 或 等 于 三 个 ， 不 应 完全 

旋 合 通过 。 ( ) 

189. 通 端 螺纹 塞 规 使 用 规则 : 应 与 工件 内 螺纹 旋 合 通过 。 ( ) 

190. 通 端 螺纹 环 规 使 用 规则 : 应 与 工件 外 螺纹 旋 合 通过 。 ( ) 

191. 止 端 螺纹 环 规 使 用 规则 : 允许 与 工件 外 螺纹 两 端的 螺纹 部 分 旋 合 ， 旋 合 量 应 

不 超过 两 个 螺 距 (退出 量规 时 测定 )。 寿 工件 内 螺纹 的 螺 距 少 于 或 等 于 三 个 ,不 应 完全 

旋 合 通过 。 ( ) 
192. 使 用 前 ， 应 将 螺纹 量规 擦洗 和 干净， 再 将 被 测 螺纹 擦 净 后 ， 即 可 进行 检验 。 

( ) 

193. 使 用 后 的 量规 应 及 时 擦洗 干净 ， 并 用 放大 镜 检 查 是 否 有 碰 伤 、 划 六 等 外 伤 。 

用 后 的 量规 应 在 工作 表面 上 涂 上 一 层 防 锈 油 ， 以 防 锈蚀 。 ( ) 
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194. 螺纹 通 规 用 来 检验 被 测 螺纹 的 单一 中 径 是 否 超出 其 最 小 实体 牙 型 的 中 径 。 
因此 ， 采 用 截 短 牙 型 ,并且 只 有 2 或 3 个 螺 距 的 螺纹 长 度 ， 即 常 说 的 2 扣 或 3 扣 长 度 
的 通 规 。 ( ) 

195. 测量 时 要 有 两 位 检测 人 员 来 测量 ， 测 直径 时 ,一 位 检测 员 将 千分尺 测 砧 (或 
指示 表 测 头 ) 压 向 被 测 件 表面 ， 男 一 位 将 测 微 关 的 测 砧 引 向 被 测 件 的 男 一 对 径 表 面 。 

( ) 























二 、 选 择 题 (将 正确 答案 的 序号 填 入 括号 内 ) 


1. 机 械 产 品 检验 工 是 一 个 ( ) 。 
A. 岗位 B. 工种 C. 职位 D. 职业 
2. 机 械 产 品 ( ) 是 从 事 普通 机 械 、 专 用 机 械 的 成 品 、 半 成 品 、 原 材料 、 外 购 





























件 及 零 部 件 检验 、 试 验 其 专业 知识 、 技 能 符合 该 职业 标准 规定 的 人 员 。 

A. 操作 工 B. 检验 工 C. 机 加 工 D. 运输 入 员 

3. 机 械 产品 检验 工 的 职责 之 一 是 ， 按 时 完成 检验 任务 ， 防 止 错 检 、( ) ， 确 保 
生产 顺利 进行 。 

A. 超 差 B. 废品 C. 漏 检 D. 浪费 





4. 发 现 ( ) 及 时 报告 ， 并 按 规 定 填写 相关 记录 报 有 关 人 员 进 行 处 理 ， 不 得 擅 
自 处 理 ， 这 是 机 械 产品 检验 工 的 岗位 职责 。 











A. 技术 问题 B. 管理 问题 C. 竺 处理 品 D. 不 合格 品 
5. ( ) 做 到 专人 专用 ， 在 检验 后 按 规定 打印 检验 印记 。 
A. 检验 记录 B. 检验 表格 C. 检验 印章 D. 检验 文件 





6. ( ) 是 职业 品德 、 职 业 纪律 、 专 业 胜 任 能 力 及 职业 责任 等 的 总 称 ， 属 于 自 
律 范围 ， 它 通过 公约 、 守 则 等 对 职业 生活 中 的 某 些 方面 加 以 规范 。 














A. 职业 道德 B. 素质 修养 C. 爱 岗 敬业 D. 诚实 守信 
7. 现象 、 物 体 或 物质 可 定性 区 别 和 定量 确定 的 一 种 属性 称 为 ) 。 
A. 量 值 B. 可 测 得 量 C. 真 值 D. 约定 真 值 


8. ( ) 是 指 一 般 由 一 个 数 乘 以 测量 单位 所 表示 的 特定 量 的 大 小 。 例 如 ，5. 34m 
或 534cm，15kg，10s，-40%C 。 

A. 量 值 B. 可 测 得 量 C. 真 值 D. 约定 真 值 

9. 与 给 定 的 特定 量 的 定义 一 致 的 值 。 也 就 是 说 量 的 ) 只 有 通过 完善 的 测 
量 才 有 可 能 获得 ; 按 其 本 性 是 不 确定 的 ; 与 给 定 的 特定 量 定义 一 致 的 值 不 一 定 只 有 





天 个 
A. 量 值 B. 可 测 得 量 C. 真 值 D. 约定 真 值 
10. ( ) 是 指 通过 试验 获得 并 可 合理 赋予 某 量 一 个 或 多 个 量 值 的 过 程 。 
A. 测量 B. 测试 C. 试验 D. 测量 原理 











11. 在 相同 测量 条 件 下 ， 对 同一 被 测量 进行 连续 多 次 测量 所 得 结果 之 间 的 一 致 性 ， 
其 中 的 条 件 称 为 重复 性 条 件 。 重 复 性 条 件 包括 : 相同 的 测量 程序 ， 相 同 的 观测 者 ， 在 相 
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试题 库 ,| 胡 





























同 的 条 件 下 使 用 相同 的 测量 仪器 ， 相 同 地 点 ， 在 短 时 间 内 重复 测量 。( ) 可 以 用 测 
量 结果 的 分 散 性 定量 地 表示 。 

A. 复 现 性 B. 重复 性 C. 正确 性 D. 准确 性 

12. 测量 结果 的 ( ) 是 指 在 改变 测量 条 件 下 ， 同 一 被 测量 的 测量 结果 之 间 的 一 
致 性 。 

A. 复 现 性 B. 重复 性 C. 正确 性 D. 准确 性 








13. 测量 ( ) 由 多 个 分 量 组 成 。 其 中 一 些 分 量 可 用 测量 列 结果 的 统计 分 布 佑 
算 ， 并 用 实验 标准 偏差 表征 。 另 一 些 分 量 则 可 用 基于 经 验 或 其 他 信息 的 假定 概率 分 布 估 
算 ， 也 可 用 标准 偏差 表征 。 

A. 误差 B. 结果 C. 方法 D. 不 确定 度 

14. 它 是 指 在 重复 性 条 件 下 ， 对 同一 被 测量 进行 无 限 多 次 测量 所 得 结果 的 平均 值 与 
被 测量 的 真 值 之 差 。 如 真 值 一 样 ，( ) 及 其 原因 不 能 完全 获知 。 

A. 随机 误差 B. 系统 误差 C. 偏差 D. 测量 不 确定 度 

15. ( ) 是 指 测量 结果 与 在 重复 性 条 件 下 ， 对 同一 被 测量 进行 无 限 多 次 测量 所 
得 结果 的 平均 值 之 差 。 随 机 误差 等 于 误差 减 去 系统 误差 。 因 为 测量 只 能 进行 有 限 次 ， 故 
可 能 确定 的 只 是 随机 误差 的 估计 值 。 

A. 随机 误差 B. 系统 误差 C. 偏差 D. 测量 不 确定 度 

16. 国际 单位 制 是 由 国际 计量 大 会 采纳 和 推荐 的 一 种 一 贯 单位 制 。SI 是 国际 单位 制 
的 国际 通用 符号 。 目 前 ，( ) 不 属于 国际 单位 制 的 基本 单位 。 
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A. 热力 学 温度 B. 电压 C. 质量 D. 物质 的 量 
17:.( ) 不 属于 国际 单位 制 的 基本 单位 。 

A. 长 度 B. 时 间 C. 质量 D. 力 

18. ( ) 不 是 量 值 。 

A. 15kg B. -40°%C C. 28 D. 10s 

19. ( ) 不 属于 国际 单位 制 的 基本 单位 。 

A. 米 B. 上 毫米 C. 公斤 D. 千克 


20. 测量 仪 咒 、 测 量 标准 、 参 考 物质 、 辅 助 设备 以 及 进行 测量 所 必需 的 资料 的 总 
称 ， 称 为 〈 ) 。 

A. 实物 量具 B. 测量 设备 C. 指示 式 量 具 D. 记录 式 量 具 

21. ( ) 是 指 测量 仪器 所 给 出 的 量 的 值 。 由 显示 器 读 出 的 值 可 称 为 直接 示 值 ， 
将 它 乘 以 仪器 常数 即 为 示 值 ; 这 个 量 可 以 是 被 测量 、 测 量 信 号 或 用 于 计算 被 测量 之 值 的 





































































































其 他 量 ; 对 于 实物 量具 ， 示 值 就 是 它 所 标 出 的 值 。 
A. 示 值 B. 标 称 值 C. 标 称 范围 D. 量程 
22. 国际 单位 制 有 七 个 基本 单位 ，( ) 是 其 中 之 一 。 
A. 频率 B. 电阻 C. 公斤 D. 光照 度 
23. ( ) 是 国际 单位 制 的 基本 单位 。 
A. 电感 B. 摄氏 温度 C. 电容 D. 电流 
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24. 确定 计量 器 具 的 性 能 ， 并 签发 关于 该 计量 器 具 法 定 地 位 的 官方 文件 称 为 
( ) 。 这 种 控制 可 包括 对 该 计量 器 具 的 下 列 运作 中 的 一 项 、 两 项 或 三 项 : 型 式 
批准 ， 检 定 ， 检验。 

A. 计量 监督 B. 周期 检定 C. 计量 器 具 的 检验 ”D. 计量 器 具 控制 

25; 攻 ) 是 指 显 示 装 置 的 固定 的 或 可 动 的 部 件 ， 根 据 它 相 对 于 标尺 标记 的 位 置 
即 可 确定 示 值 。 例 如 ， 指 针 、 光 点 、 液 面 、 记 录 笔 。 


















































A. 指示 器 B. 测量 C. 试验 D. 天 平 
26. 测量 仪器 的 操纵 器 件 调 到 特定 位 置 时 可 得 到 的 示 值 范围 称 为 ( ja 
A. 示 值 B. 标 称 值 C. 标 称 范围 D. 量程 














27. ( ) 是 指 测量 仪器 上 表明 其 特性 或 指导 其 使 用 的 量 值 ， 该 值 为 圆 整 值 或 近 
似 值 。 例 如 ， 标 在 标准 电阻 上 的 量 值 1000 。 




















A. 量程 B. 标 称 值 C. 标 称 范围 D. 示 值 

28. 测量 仪器 所 给 出 的 量 的 值 称 为 〈 后 

A. 示 值 B. 标 称 范围 C. 标 称 值 D. 量程 

29. ( ) 是 指标 称 范 围 两 极限 之 差 的 模 。 例 如 ， 对 从 - 10V ~ +10V 的 标 称 范 








围 ， 其 量程 为 20V。 在 有 些 知识 领域 中 ， 最 大 值 与 最 小 值 之 差 称 为 范围 。 
A. 示 值 B. 标 称 范围 C. 标 称 值 D. 量程 
30. 通过 一 条 具有 规定 不 确定 度 的 不 间断 的 比较 链 ， 使 测量 结果 或 测量 标准 的 值 能 
够 与 规定 的 参考 标准 ， 通 常 是 与 国家 测量 标准 或 国际 测量 标准 联系 起 来 的 特性 称 为 



















































































( ) 
A. 标准 B. 溯源 性 C. 基准 D. 校准 
31. 由 国家 法 律 承认 、 具 有 法 定 地 位 的 计量 单位 指 的 是 ( je 
A. 法 定单 位 B. 标准 C. 检定 D. 校准 





32. ( ) 是 指 查 明和 确认 计量 器 具 是 否 符合 法 定 要 求 的 程序 ， 它 包括 检查 、 加 
标记 和 (或 ) 出 具 检 定 证 书 。 

A. 法 定单 位 B. 标准 C. 检定 D. 校准 

33. ( ) 是 指 在 规定 条 件 下 ， 为 确定 测量 仪器 或 测量 系统 所 指示 的 量 值 ， 或 实 
物 量具 或 参考 物质 所 代表 的 量 值 ， 与 对 应 的 由 标准 所 复 现 的 量 值 之 间 关系 的 一 组 操作 。 





















































A. 法 定单 位 B. 基准 C. 检定 D. 校准 

34. 检验 是 符合 性 评价 或 判断 。 检 验 评价 或 判断 需要 有 依据 ， ( ) 不 是 检验 
依据 。 

A. 产品 图 样 B. 样品 C. 合同 D. 工资 管理 制度 

35. 工艺 流程 是 指 生产 对 象 由 投入 到 产 出 ， 经 过 一 定 顺序 排列 的 加 工 、 搬 运 、 检 
验 、 停 放 、 储 存 的 过 程 ， 将 这 一 过 程 用 图 示 方 法 表示 ， 称 为 工艺 流程 图 。“ 口 ”的 符号 
名 称 是 ( a 

A. 数据 检验 B. 分 区 C. 搬运 D. 质量 检验 








36. 国家 标准 规定 了 工艺 流程 图 的 符号 ,“ 令 ”的 符号 名 称 是 ( ) 。 
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本 B. 加 工 C. 搬运 D. 质量 检验 
. 工艺 流程 图 的 符号 是 国家 标准 规定 的 ,“@O” 的 符号 名 称 为 ( ) 。 
A. i B. 加 工 C. 搬运 D. 储存 
38. 工艺 流程 图 中 符号 ( ) 的 含义 是 : 表示 生产 对 象 在 保管 场地 有 计划 地 
存放 。 
A. “VV” B. “DD” GC D. “O” 











39. 在 工艺 流程 图 中 表示 对 生产 对 象 进行 搬运 、 运 输 、 输 运 等 ， 或 作业 人 员 作 业 位 
置 变化 的 符号 是 〈 ) 。 

A. “Oi” B. “O” CG “Ey” D. “A 信 ” 

40. 到 目前 为 止 , 以 ( ) 为 基本 法 ， 辅 以 其 他 配套 法 律 、 产 品 特 殊 立 法 等 ， 形 
成 了 产品 质量 立法 体系 ， 为 产品 质量 检验 工作 提供 了 丰富 和 有 力 的 依据 。 

A. 《中 华人 民 共 和 国产 品质 量 法 》 

B. 《中 华人 民 共 和 国 消费 者 权益 保护 法 》 

C. 《中 华人 民 共 和 国 合同 法 》 

D. 《中 华人 民 共 和 国 进出 口 商 品 检验 法 》 

41. 我 国标 准 按 涉及 范围 分 : 〈 ) 、 行 业 标 准 、 地 方 标准 、 企 业 标 准 和 标准 化 指 
导 性 技术 文件 (GB/Z)。 




































































A. 国际 标准 B. 国家 标准 C. 区 域 标准 D. 地 域 标准 
42. ( ) 是 四 级 标准 体系 中 的 主体 。 
A. 行业 标准 B. 企业 标准 C. 地 方 标准 D. 国家 标准 




















43. ( ) 是 国家 通过 法 律 的 形式 明确 要 求 对 于 一 些 标准 所 规定 的 技术 内 容 和 要 
求 必 须 执行 ， 不 允许 以 任何 理由 或 方式 以 违反 、 变 更 。 对 违反 该 标准 的 ， 国 家 将 依法 追 
究 当 事 人 法 律 责任 。 

A. 推荐 性 标准 B. 指导 性 标准 C. 强制 性 标准 D. 学 习 型 标准 

44. ( ) 不 属于 行业 标准 。 

A. 机 械 标准 (JB) B. 兵器 标准 (WJ) ”C. 船舶 标准 (CB) ”D. 国家 计量 标准 
(JJB) 

45. 在 检验 工作 中 用 的 标准 ， 主 要 是 对 产品 质量 、( ) 、 工 艺 及 检验 方法 等 所 作 
的 技术 规定 。 

A. 品质 规格 B. 工艺 纪律 C. 检验 内 容 D. 材料 要 求 

46. 对 产品 结构 、 规 格 、 质 量 和 检验 方法 所 做 的 技术 规定 称 为 ) ， 即 指 规定 

一 个 产品 或 一 类 产品 应 满足 的 要 求 以 确保 其 适用 性 的 标准 。 

A. 质量 标准 B. 环保 标准 C. 工艺 标准 D. 产品 标准 

47. 为 保护 人 和 物 的 安全 制定 的 标准 称 为 〈 ) 。 安 全 标准 一 般 有 两 种 形式 : 一 
种 为 专门 的 安全 标准 ， 另 一 种 是 在 产品 标准 或 工艺 标准 中 列 出 有 关 安 全 的 要 求 和 指标 。 

A. 质量 标准 B. 环保 标准 C. 安全 标准 D. 产品 标准 

48. 安全 系统 工程 有 关 事 故 形成 的 理论 认为 ， 事故 是 由 人 、( )、 环 境 、 管 理 四 
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要 素 引 起 的 ， 事故 预防 应 从 影响 系统 的 四 个 因素 出 发 进行 综合 治理 。 

A. 物 B. 方法 C. 材料 D. 检测 

49. 劳动 安全 卫生 应 用 标准 用 来 防止 事故 和 职业 病 的 发 生 ， 因 此 它 必须 包含 针对 人 
的 不 安全 行为 、 物 的 不 安全 状态 、( ) 、 管 理 因素 四 方面 的 标准 。 

A. 方法 因素 B. 环境 因素 C. 材料 因素 D. 设备 因素 

50. GJB 1442A 一 2006《 检 验 工 作 要 求 》、GBXT 6315 一 2008 《游标 、 带 表 和 数 显 万 
6 角 度 尺 》 和 JBAT 7421. 1 一 2006《 铣 钻床 ”第 1 部 分 : 精度 检验 》 属 于 ( jo 























A. 法 律 B. 法 规 C. 企业 标准 D. 国际 标准 
51. ( ) 不 是 检验 的 重要 依据 之 一 。 

A. 合格 证 明文 件 B. 合同 和 (或) 技术 协议 书 

C. 样品 ( 样 件 、 色 板 ) D. 生产 人 员 操 作 守 则 

52. 检验 按 生产 过 程 的 顺序 分 为 : 进货 检验 、 过 程 检 验 和 ( J 

A. 就 地 检验 B. 集中 检验 

C. 最 终 (成 品 ) 检验 D. 抽样 检验 

53. 按 检 验 地 点 划分 检验 方式 : 巡回 检验 、( ) 、 固 定 检 验 、 派 出 检验 。 
A. 就 地 检验 B. 过 程 检验 C. 进货 检验 D. 抽样 检验 
54. 按 检 验 数 量 划 分 为 : 全 数 检验 、( ) 、 免 除 检验 。 

A. 就 地 检验 B. 巡回 检验 C. 集中 检验 D. 抽样 检验 


55. 从 投入 原材料 开始 到 零 部 件 总 装 成 成 品 为 止 的 生产 中 ， 对 制品 的 质量 进行 的 检 
验 称 为 (  )。 
A. 过 程 检验 B. 巡回 检验 C. 集中 检验 D. 最 终 检验 
56.( ”) 制度 是 一 项 较 早 发 现 问题 ,防止 系统 性 质量 因素 导致 产品 成 批 报废 的 
有 效 措施 ， 即 预防 措施 。 











A. 进货 检验 B. 过 程 检验 C. 首 件 检验 D. 最 终 检 验 

57. ( ) 是 指 按 检 验 文件 规定 的 检验 路 线 、 工 位 、 项 目 、 时 间 来 回流 动 进 行 
检验 。 

A. 就 地 检验 B. 巡回 检验 C. 集中 检验 D. 抽样 检验 








58. ( ) 的 含义 : 对 待 检 产 品 批 次 100% 地 逐一 进行 检验 ， 就 是 对 全 部 产品 逐 
个 地 进行 测定 ， 从 而 判定 每 个 产品 合格 与 否 的 检验 。 

A. 集中 检验 B. 免除 检验 C. 全 数 检 验 D. 抽样 检验 

59. ( ) 的 含义 : 抽样 检验 是 按 预先 确定 的 抽样 方案 ， 从 交 验 批 中 抽取 规定 数 
量 的 样品 构成 一 个 样本 ,通过 对 样本 的 检验 推断 产品 批 合格 或 产品 批 不 合格 。 

A. 集中 检验 B. 进货 检验 C. 全 数 检 验 D. 抽样 检验 

60. ( ) 适用 范围 : 量 多 值 低 且 允许 有 不 合格 品 混 入 的 检验 、 检 验 项 目 较 多 
时 、 和 希望 检验 费用 较 少 时 、 生 产 批量 大 而 且 产品 质量 比较 稳定 的 情况 、 不 易 划 分 单位 产 
品 的 连续 产品 (例如 钢水 、 粉 状 产品 、 钢 卷 、 胶 片 、 纸 张 等 卷 状 物 或 流程 性 材料 
等 ) 等 。 
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A. 抽样 检验 B. 免除 检验 C. 巡回 检验 D. 集中 检验 

61. ( ) 只 是 免除 政府 部 门 实施 的 质量 监督 检查 ; 企业 内 部 的 质量 监督 检查 工 
作 和 用 户 的 验收 检查 不 能 免除 ; 进行 内 部 产品 质量 检验 、 控 制 和 出 三 检 验 ， 既 是 企业 履 
行 产品 质量 责任 和 义务 的 具体 体现 ， 也 是 确保 出 广 产 品质 量 的 必要 条 件 。 

A. 抽检 B. 免检 C. 随 检 D. 定 检 

62. 由 于 加 工 设备 ( 车床、 刀具 、 辅 具 )、 加 工 方法 、 原 材料 、 环 境 (温度 、 振 
动 )、 人 员 (加 工 、 检 测 )、 检 测 (方法 和 手段 ) 等 原因 ， 产 品 精度 不 可 能 完全 符合 理 
想 要 求 ， 总 是 存在 着 一 定 的 人 ) 。 

A. 废品 B. 偏差 C. 误差 D. 失 稳 

63. 选择 测量 器 具 时 要 综合 考虑 其 技术 指标 和 经 济 指标 ， 以 ( ) 效果 最 佳 为 
原则 。 

A. 技术 B. 经 济 C. 检验 D. 综合 

64. 根据 工件 加 工 批量 考虑 计量 器 具 的 选择 : 对 批量 大 的 工件 ， 多 用 ( ) 计量 
髓 具 、 检 验 夹具 ， 以 提高 检测 效率 ; 对 单 件 小 批 ， 则 多 用 通用 计量 器 具 。 

A. 专用 B. 复杂 C. 高 精 D. 通用 

65. 验收 极限 是 从 规定 的 最 大 实体 尺寸 (MMS) 和 最 小 实体 尺寸 (LMS) 分 别 向 工 
件 公 差 带 内 移动 一 个 ( ) 来 确定 。 






































和 



































A. 公差 (7) 值 一 半 B. 安全 裕 度 (4) 
C. 测量 误差 D. 不 确定 度 








66. ( ) 相当 于 测量 中 总 的 不 确定 度 ， 包 括 测量 器 具 的 不 确定 度 ( 约 为 0.94) 
和 由 于 温度 、 压 陷 效 应 及 零件 形状 误差 等 引起 的 不 确定 度 ( 约 为 0.454) 。 





A. 随机 误差 B. 系统 误差 C. 测量 误差 D. 安全 裕 度 
67. ( ) 发 生 的 误 判 有 两 类 : 误 收 与 误 废 。 
A. 加 工 工 件 B. 验收 工件 C. 产品 质量 D. 审理 产品 












































68. 按照 ( ) 所 导致 的 测量 不 确定 度 (简称 计量 器 具 的 测量 不 确定 度 ) 的 允 
许 值 (wu,) 选择 计量 器 具 。 选 择 时 ， 应 使 所 选用 的 计量 器 具 的 测量 不 确定 度数 值 等 于 
或 小 于 选 定 的 岂 值 。 

A. 加 工 工件 B. 验收 工件 C. 计量 器 具 D. 产品 质量 

69. 测量 ( ) 是 指 测量 结果 与 真 值 的 一 致 (接近 ) 程度 。 由 于 在 测量 过 程 中 
不 可 避免 地 总 会 存在 量 误差 ， 使 测量 结果 的 可 靠 程度 受到 一 定 的 影响 ,测量 误差 大 ， 则 
测量 结果 的 可 靠 性 低 ， 测 量 误 差 小 ， 则 测量 结果 的 可 靠 性 高 。 

A. 精密 度 B. 准确 度 C. 正确 度 D. 精细 度 

70. ( ) 是 指 不 必 测 量 与 被 测量 有 隐 数 关系 的 其 他 量 ， 而 能 直接 得 到 被 测量 值 
的 测量 方法 。 例 如 ， 用 刻度 尺 测量 长 度 ， 用 等 臂 天 平 测 量 质量 。 






































































































































A. 直接 测量 法 B. 间接 测量 法 C. 单项 测量 法 D. 综合 测量 法 

71. 量具 量 仪 的 测 头 与 被 测 件 表面 直接 接触 并 有 机 械 作 用 的 测 力 存在 的 测量 为 ( )s 

A. 动态 测量 B. 相对 测量 C. 单项 测量 D. 接触 测量 
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72. 工件 在 加 工 过 程 中 进行 测量 为 ( ) 。 其 测量 结果 直接 用 来 控制 工件 的 加 工 
过 程 ， 及 时 防止 和 消灭 废品 。 

A. 动态 测量 B. 静态 测量 C. 间接 测量 D. 接触 测量 

73. 将 被 测量 与 一 个 标准 量 值 进行 比较 得 到 被 测量 与 标准 量 的 差 值 的 测量 称 为 
( )。 例 如 ， 在 立 式 光学 计 或 接触 式 干 涉 仪 上 检定 量 块 的 测量 。 

A. 绝对 测量 B. 相对 测量 C. 综合 测量 D. 定义 测量 

74. 测量 条 件 主要 是 指 测量 时 的 温度 、 湿 度 、 振 动 、 灰 侍 、 腐 蚀 性 气体 等 客观 条 
件 ， 其 中 ( ) 条 件 对 测量 精度 影响 最 大 ， 特 别 是 绝对 测量 。 

A. 灰尘 B. 湿度 C. 温度 D. 振动 

75. GB/AT 19765 一 2005 《产品 几何 量 技术 规范 (GPS ) ”产品 几何 量 技术 规范 和 检 
验 的 标准 参考 温度 》 规 定 : 产品 几何 量 技术 规范 和 检验 的 标准 参考 温度 为 js 

A. 15°C B. 18% C. 20%C D. 30°C 

76. 在 测量 中 ， 由 于 存在 测量 误差 ， 测 得 值 只 能 是 被 测量 的 真 值 的 近似 值 ， 因 此 在 
一 般 情况 下 ， 对 于 一 个 正确 的 测量 数值 ， 只 允许 其 ( ) 是 可 疑 的 或 不 可 靠 的 。 

A. 左 第 一 位 数字 B. 右 第 二 位 数字 C. 最 前 一 位 数字 D. 最 后 一 位 数字 

77. 通过 省 略 原 数 值 的 最 后 若干 位 数字 ， 调 整 所 保留 的 末 位 数字 ,使 最 后 所 得 到 的 
值 最 接近 原 数 值 的 过 程 称 为 ( ) 。 

A. 指导 测量 B. 数值 修 约 C. 粗略 计算 D. 测量 准备 

78. 数值 修 约 规则 之 一 : 拟 修 约 数 字 应 在 确定 修 约 间隔 或 指定 修 约 数位 后 一 次 修 约 
获得 结果 ， 不 得 ( ) 按 上 述 规则 连续 修 约 。 

A. 两 次 B. 三 次 C. 四 次 D. 多 次 

79. 在 加 减 运 算 中 ， 参 与 运算 的 数据 保留 的 小 数位 数 ， 要 比 小 数位 数 ( ) 的 那 
个 数 多 保留 一 位 。 在 计算 结果 里 ， 应 保留 的 小 数位 数 和 小 数位 数 最 少 的 那个 数 的 位 数 































































































相同 。 

A. 最 少 B. 最 多 C. 相同 D. 不 同 

80. 当 检 测 由 一 人 测量 读数 一 人 记录 时 ， 记 录 的 人 员 要 复 念 ( ) 所 记 的 数字 ， 
以 避免 数字 传递 发 生 差错 。 

A. 四 次 B. 三 次 C. 二 次 D. 一 次 


81. ( ) 是 指 按 规定 的 技术 要 求 ， 将 零件 、 组 件 或 部 件 等 进行 配合 连接 ， 使 之 
成 为 半成品 或 成 品 的 过 程 。 

A. 加 工 B. 检验 C. 装配 D. 联接 

82. ( ) 是 由 相关 零件 、 组 件 和 部 件 中 的 相关 尺寸 所 形成 的 封闭 尺寸 组 合 。 即 
在 机 器 装配 或 零件 加 工 过 程 中 ， 由 相互 联系 的 尺寸 按 一 定 顺 序 连接 成 一 个 封闭 的 尺 
寸 组 。 

A. 工艺 尺寸 链 -、”B. 产品 尺寸 链 、”C. 加 工 尺 寸 链 、 ”D. 装配 尺寸 链 

83. 装配 尺寸 链表 达 的 是 产品 或 部 (组) 件 装 配 尺 寸 间 的 关系 ， 故 其 尺寸 链 中 的 
( ) 都 不 是 在 同一 零件 (组 件 ) 的 表面 之 间 、 轴 线 之 间 的 距离 尺寸 或 相互 位 置 
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关系 。 

A. 任意 两 环 B. 相 邻 三 环 C. 相隔 三 环 D. 任意 一 环 

84. 用 耐 磨 材料 制造 ， 横 截面 为 矩形 ， 并 具有 一 对 相互 平行 测量 面 的 实物 量具 称 为 
( ) 。 

A. 卡尺 B. 量 块 C. 样品 D. 表面 粗糙 度 比 较 样 块 

85. 量 块 的 一 个 测量 面 与 另 一 量 块 测量 面 或 与 另 一 经 精 加 工 的 类 似 量 块 测量 面 的 表 
面 ， 通 过 分 子 力 的 作用 而 相互 粘 合 的 性 能 称 为 ( )s 

A. 耐 热 性 B. 耐 磨 性 C. 研 合 性 D. 一 致 性 

86. 量 块 按 制造 精度 分 级 ， 我 国 规定 将 量 块 分 为 1、2、3、( ) 和 开 共 5 级 ， 按 
级 使 用 时 是 用 量 块 的 标 称 长 度 。 

A. 00 B. 0 .4 D. 5 

87. 量 块 按 检测 精度 分 等 ， 我 国 规定 将 量 块 分 为 1、2、3、( )、5 共 5 等 ， 按 
等 使 用 时 是 用 量 块 的 实际 检测 值 作为 该 量 块 的 长 度 。 
A. 00 B. 0 C. 4 D. 5 
88. 组 合 量 块 时 ， 块 数 越 少 ， 组 合 后 误差 也 越 小 ， 一 般 微 米 级 尺寸 不 超过 ( ) 
同时 应 避免 多 次 重复 使 用 某 些 量 块 ， 以 免 部 分 量 块 磨损 过 多 。 
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 
89. 人 ) 是 用 于 测量 两 个 平面 之 间 际 缝 大 小 的 片 状 定 值 量具 。 
;未 尽 B. 塞 尺 C. 量 块 D.7 尺 
90. 人 ) 可 单 片 使 用 ， 也 可 多 片 玛 起 来 使 用 。 为 了 减少 误差 ， 要 和 使 用 量 块 一 
样 ， 在 满足 所 需 尺 寸 的 前 提 下 ， 遵 守 片 数 越 少 越 好 的 原则 。 

A.7T 尺 B. 卡尺 C. 样板 D. 塞 尺 

91. ( ) 是 直径 测量 工具 。 由 一 根 弹 性 钢 带 构成 ， 在 钢 带 的 两 端 分 别 刻 有 主 尺 
刻度 和 副 尺 刻度 ， 主 尺 刻 度 的 最 小 值 为 0. 5mm; 副 尺 分 度 值 有 0.02mm、0. 05mm、 
0.01mm、0. 1mm 等 。 

A.T 尺 B. 卡尺 C. 样板 D. 塞 尺 

92. ( ) 是 利用 游标 尺 和 主 标尺 相互 配合 进行 测量 和 读数 的 量具 。 其 应 用 很 广 
泛 ， 可 测 各 种 工件 的 内 外 尺寸 、 高 度 和 深度 ， 还 可 测 角 度 和 齿轮 的 齿 厚 等 。 

A. 简易 类 量具 ” ”B 微分 类 量具 C. 指示 式 量具 ”DD. 游标 类 量具 

93. 检查 游标 卡尺 零 位 ， 最 好 把 量 爪 闭合 三 次 ， 观 察 各 次 读数 是 否 一 致 。 如 果 三 次 
读数 虽然 不 是 “ 零 ”， 但 却 一 样 ， 可 把 这 一 数值 记 下 来 ， 在 测量 时 ( )3 

A. 删除 该 值 B. 读数 加 其 C. 读数 减 其 D. 加 以 修正 

94. 在 游标 卡尺 读数 时 ， 应 把 卡尺 ( ) 拿 着 朝 光 亮 方 向 ， 使 视线 尽 可 能 地 和 尺 
上 所 读 的 刻 线 垂 直 ， 以 免 由 于 视线 的 牌 斜 而 引起 读数 误差 〈 即 视差 ) 。 

A. 倾斜 B. 垂直 C. 水 平 D. 副 尺 

95. 游标 齿 厚 卡尺 用 以 测量 圆柱 齿轮 (或 蜗杆 ) 弦 齿 厚 和 弦 齿 顶 ， 游 标 齿 厚 卡尺 有 
( ) 和 水 平 两 个 游标 尺 ， 都 带 有 微 动 装置 。 
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A. 游标 B. C. 倾斜 D. 副 尺 
96. 光学 测 齿 卡尺 不 是 用 ( ) 读数 的 ， 实 际 上 不 属于 游标 类 量具 ， 但 它 与 游标 
齿 厚 卡尺 作用 相同 (测量 精度 要 高 一 些 ) ， 结 构 上 也 有 类 似 之 处 。 


垂直 


EE 












































A. 游标 尺 B. 主 标 C. 副 尺 D. 基 尺 
97. ( ) 是 机 械 制 造 中 最 常用 的 量具 ， 其 结构 设计 基本 上 符合 阿 贝 原则 ， 阿 贝 


误差 很 微小 ,还 有 控制 测量 力 的 机 构 。 
A. 简易 类 量具 ””B. 微分 类 量具 


已 一 








C. 指示 式 量具  D. 游标 类 量具 






































98. 千分尺 的 测量 准确 度 主 要 取决 于 精密 螺旋 副 的 ( ) 精度 ， 考 虑 到 工艺 加 工 
的 难度 和 成 本 ， 精 密 螺 杆 的 测量 行程 一 般 都 是 25mm。 

A. 螺杆 B. 主 标 尺 C. 传动 D. 副 尺 

99. 利用 螺旋 副 原 理 ， 对 尺 架 上 两 测量 面 间 分 隔 的 距离 进行 读数 的 外 尺寸 测量 器 具 
称 为 ( J) 

A. 外 径 千 分 尺 ””B. 深度 千分尺 C. 内 测 千分尺 ” D. 两 点 内 径 千分尺 


[sl 
= 





100. 有 时 用 力 旋 转 微分 简 后 ， 


因 微分 简 与 测 微 螺 杆 间 的 连接 不 牢固 ， 对 精密 螺 








纹 的 损坏 不 严重 ,但 是 微分 简 打 滑 后 ,千分尺 的 ( 





) 走动 了 ， 就 会 造成 质量 事故 。 


A. 螺杆 B. 主 标尺 C. 零 位 D. 副 尺 
101. 用 外 径 千分尺 测量 零件 时 ， 应 当 手 握 测 力 装置 的 转 帽 来 转动 测 微 螺杆 ， 使 测 
砧 表 面 保持 ( ) 的 测量 压力 ， 即 听 到 “嘎嘎 ”的 声音 ， 表 示 压 力 合适 ， 并 可 开 


























台 读 数 。 
A. 持续 B. 一 定 C. 轻微 D. 标准 
102. 使 用 外 径 千 分 尺 测量 零件 时 ， 要 使 测 微 螺 杆 与 零件 被 测量 的 尺寸 方向 ( ) 5 
A. 一 致 B. 倾斜 C. 垂直 D. 平行 
103. 在 读 取 千分尺 上 的 测量 数值 时 ， 要 特别 留心 不 要 读 错 ( ) mmo。 
A. 0.01 B. 0. 02 C. 0.5 D. 0.1 








104. 为 了 获得 正确 的 测量 结果 ， 可 在 同一 位 置 上 再 测量 一 次 。 尤 其 是 测量 圆柱 形 


零件 时 ， 应 在 同一 圆周 的 不 同方 向 测量 几 次 ， 检 查 零 件 外 圆 有 没有 ( 


) 误差 。 


A. 圆柱 度 B. 圆 度 





105. 用 千分尺 测量 圆柱 零件 时 ， 可 在 同一 位 置 上 是 


C. 垂直 度 








D. 平行 度 


了 测量 一 次 ;同时 应 在 同一 圆周 


的 不 同方 向 测量 几 次 ;再 在 全 长 的 各 个 部 位 测量 几 次 ,检查 零件 外 圆 有 没有 ( ) 
误差 等 。 
A. 圆柱 度 B. 圆 度 C. 垂直 度 D. 平行 度 








106. 大 千分尺 是 指 测量 范围 为 〈 














) mm 的 外 径 千 分 尺 ， 与 普通 外 径 千 分 尺 基 本 











相同 ， 不 同 之 处 只 是 尺 架 尺寸 较 大 ， 其 测 砧 可 以 置换 和 调整 ， 还 可 换 疲 指示 表 当 量规 

使 用 。 
A. 400 ~ 1000 B. 500 ~ 1000 C. 800 ~ 1500 D. 1000 ~ 3000 
107. 使 用 大 千分尺 测量 前 ， 被 测 工 件 要 放 在 温度 基本 稳定 的 场所 定 温 ( 

上 ， 如 工件 在 加 工 后 很 快 测量 或 定 温 不 充分 ， 会 对 测量 结果 带 来 较 大 误差 。 


日 
里 妆 不 


























) 以 
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A. 6h B. 8h C. 12h D. 24h 

108. 两 点 内 径 二 分 尺 是 一 种 可 换 接 长 杆 的 内 测量 具 ， 其 读数 方法 与 外 径 干 分 尺 相 
同 ; 接 长 杆 可 以 一 个 接 一 个 地 连接 起 来 ， 测 量 范围 最 大 可 达到 (。 ) mm。 

A. 2000 B. 4000 C. 6000 D. 8000 

109. 当 被 测 尺 寸 较 大 时 ,使 用 两 点 内 径 干 分 尺 要 选用 多 节 接 长 杆 ， 接 长 杆 的 数目 
越 少 越 好 ， 以 减少 ( ” ”)。 

A. 粗大 误差 B. 累计 误差 C. 系统 误差 D. 随机 误差 























110. 三 爪 千分尺 适用 于 测量 ( ) 直径 的 精密 内 孔 ， 尤 其 适 于 测量 深 孔 的 直径 。 
A. 大 中 B. 中 小 C. 较 大 D. 较 小 


111. 使 用 三 爪 千分尺 测量 零件 孔径 时 ， 要 求 被 测 工件 内 孔 的 表面 粗糙 度 值 不 应 低 
人 ) ， 否 则 不 允许 使 用 。 

A. Ra0. 4hm B，Rc0.8hm C. Ral.6hm D. Kac3.2hm 

112. 深度 千分尺 分 度 值 分 为 0.01mm、0. 001mm 、0. 002mm 和 0. 005mm， 测 头 的 量 
程 为 25mm。 更 换 不 同 长 度 的 测 杆 ， 测 量 范围 最 大 可 达 ( ) mm, 

A. 200 B. 300 C. 400 D. 500 

113. ( ) 是 利用 杠杆 传动 机 构 ， 将 尺 架 上 两 测量 面 间 的 相对 轴 向 运动 转变 为 
指示 表 指 针 的 回转 运动 ， 由 指示 表 读 取 两 测量 面 间 的 微小 位 移 量 的 微米 级 外 径 千 分 尺 。 

A. 外 径 千 分 尺 B. 深度 千分尺 C. 内 测 千分尺 D. 杠杆 千分尺 

114. ( ) 表盘 上 除 指针 外 ， 还 有 两 个 极限 偏差 指示 片 ， 可 以 按 所 测 尺寸 的 极 
限 偏差 调整 两 个 指示 片 的 位 置 ， 这 对 批量 工件 尺寸 的 检验 判定 很 方便 。 

A. 杠杆 千分尺 B. 深度 千分尺 C. 内 测 千分尺 D. 外 径 千 分 尺 

115. ( ) 其 有 球形 测量 面 和 平 测量 面 及 特殊 形状 的 尺 架 ,适用 于 测量 板材 
厚度 的 外 径 千 分 尺 。 

A. 杠杆 千分尺 B. 板 厚 千分尺 C. 内 测 千分尺 D. 深度 千分尺 

116. ( ) 是 利用 螺旋 副 原 理 ， 对 弧 形 尺 架 上 的 锥 形 测 量 面 和 V 形 凹 槽 测量 面 
间 分 隔 的 距离 进行 读数 的 测量 螺纹 中 径 的 测量 器 具 。 

A. 奇数 沟 千 分 尺 “B. 螺纹 千分尺 C. 尖 头 千分尺 D. 壁 厚 千分尺 

117. ( ) 是 利用 螺旋 副 原理 ， 对 弧 形 尺 架 上 两 锥 形 球 测量 面 或 两 锥 形 平 测量 
面 间 分 隔 的 距离 进行 读数 的 一 种 测量 器 具 。 

A. 奇数 沟 千 分 尺 “B. 杠杆 千分尺 C. 尖 头 千分尺 D. 深度 千分尺 

118. 测量 时 ，( ) 应 放 平 ， 让 测 头 的 中 心 线 和 螺纹 的 中 心 线 垂直 。 使 V 形 测 头 
与 螺纹 的 齿 峰 部 分 相 接触 ， 并 使 圆锥 形 测 头 与 被 测 螺 纹 直 径 方向 上 的 相对 齿 根 部 分 相 
接触 。 

A. 杠杆 千分尺 B. 板 厚 千分尺 C. 内 测 千分尺 D. 螺纹 千分尺 

119. ( ) 是 利用 螺旋 副 原 理 ， 对 弧 形 尺 架 上 两 盘 形 测量 面 间 分 隔 的 距离 进行 
读数 的 齿轮 公法 线 测量 器 具 。 

A. 公法 线 千 分 尺 ”B. 螺纹 千分尺 C. 尖 头 千分尺 D. 壁 厚 千 分 尺 
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120. 指示 表 包 括 分 度 值 为 0.0l1mm、0. lmm， 量 程 不 超过 100mm; 分 度 值 为 
0. 002mm ， 量 程 不 超过 10mm; 分 度 值 为 0.001mm， 量 程 不 超过 ( ) 三 类 。 

A. 3mm B. 4mm C. Smm D. 6mm 

121. ( ) 在 表盘 上 刻 有 100 个 等 分 格 ， 其 分 度 值 为 0. 01mm。 当 指针 转 一 圈 
时 ， 转 数 指针 即 转动 一 小 格 ， 转 数 指示 盘 的 分 度 值 为 1mm。 

A. 千 分 表 B. 百 分 表 C. 指示 表 D. 大 量程 百 分 表 

122. 用 百 分 表 找 正 或 测量 零件 时 ， 应 轻 轻 提起 测 杆 ; 在 测 头 与 工件 表面 接触 时 ， 
测 杆 应 有 ( ) 的 压缩 量 〈 千 分 表 应 小 些 ) ， 以 保持 一 定 的 起 始 测量 力 。 

A. 0.1~0.3mm B.0.3~0.5mm C. 0.1~0.8mm  D. 0.3~1mm 

123. 把 被 测 轴 装 在 两 顶尖 之 间 ， 使 百 分 表 的 测 头 接触 在 偏心 部 位 上 (最 高 点 )， 用 
手 转动 轴 ， 百 分 表 上 指示 出 的 最 大 数字 和 最 小 数字 (最 低 点 ) ( ) 就 等 于 偏心 距 的 
实际 尺寸 。 

A. 之 差 B. 之 差 的 1/2 C. 之 差 的 1 倍  D. 之 差 的 2 售 

124. 内 径 指 示 表 活动 测 头 的 移动 量 ， 小 尺寸 的 只 有 0 ~ lmm， 大 尺寸 的 有 ( 
它 的 测量 范围 是 由 更 换 或 调整 可 换 测 头 的 长 度 来 达到 的 。 

A. 0 ~1. Smm B. 0 ~2mm C. 0 ~2.Smm D. 0 ~3mm 

125. ( ) 是 利用 机 械 传动 系统 ， 将 杠杆 测 头 的 摆动 位 移 量 转变 为 指针 在 度 盘 
上 的 角 位 移 ， 并 由 度 盘 上 的 标尺 进行 读数 的 测量 器 具 。 分 度 值 为 0.01mm 的 称 为 杠杆 百 
分 表 ， 分 度 值 为 0.001mm 、0. 002mm 的 称 为 杠杆 千 分 表 。 

A. 指针 式 杠杆 指示 表 B. 电子 数 显 杠杆 指示 表 

C. 杠杆 千 分 表 D. 杠杆 百 分 表 

126. 杠杆 指示 表 使 用 时 必须 尽 可 能 使 测 杆 的 轴线 垂直 于 工件 尺寸 ， 杠 杆 千 分 表 的 
测 杆 轴 线 与 被 测 工 件 表面 的 夹 角 越 小 ， 误 差 就 越 小 ， 一 般 夹 角 ( ) 

A. >15° B. <15° C. >30° D. <30° 

127. 角度 量 块 是 形状 为 ( ) 或 四 和 角形， 以 相 邻 平面 的 夹 角 为 测量 和 角 ， 并 具有 
准确 角度 值 的 角度 测量 器 具 。 






























































































































































A. 五 角形 B. 多 边 形 C. 三 角形 D. 六 角形 

128. 水 平 仪 主要 用 来 检测 平面 相对 于 水 平 或 垂直 位 置 的 ( ) 倾斜 角度 的 量具 。 
A. 大 的 B. 较 大 C. 小 的 D. 微小 

129. I 型 游标 万 能 角度 尺 的 测量 范围 为 ( )a 

A. 0° ~180° B. 0° ~270° C. 0° ~320° D. 0° ~360° 























130. I 型 游标 万 能 角度 尺 的 尺 座 上 ， 基 本 角度 的 刻 线 只 有 ( ) ， 如 果 测 量 的 零 
件 角度 大 于 此 范围 ， 则 在 读数 时 ， 应 加 上 一 个 基数 (90°、180° 或 270°)。 

A. 0° ~40° B. 0° ~50° C. 0° ~90° D. 0° ~120° 

131. 直角 尺 有 多 种 结构 型 式 ， 在 机 械 加 工 生产 现场 中 ， 常 用 ( )'s 

A. 圆柱 角 尺 B. 宽 座 角 尺 C. 三 角形 角 尺 D. 矩形 角 尺 

132. 平 唱 使 用 性 能 稳定 的 光学 玻璃 制造 ， 使 用 平 晶 时 ， 被 测 表面 的 表面 粗糙 度 值 
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不 得 大 于 Ra ( ，) km， 因 为 被 测 表 面 太 粗糙 ， 不 仅 会 把 平 晶 的 工作 面 划 伤 ， 而 且 光 
线 透 过 平 唱 照射 到 被 测 面 后 产生 漫 反 射 ， 不 能 形成 干涉 条 纹 。 

A. 0.04 B. 0.08 C. 0.16 D. 0.32 

133. ( ””) 是 测量 面 呈 为 口 状 , 用 于 测量 工件 平面 形状 误差 的 测量 器 具 。 

A. 矩形 角 尺 B. 刀口 形 直 角 尺 ”C. 三 角形 角 尺  D. 刀口 形 直 尺 

134. 平 尺 是 用 以 检测 工件 的 直线 度 和 平面 度 的 量具 。 平 发 的 主要 参数 是 长 L， 和 铸铁 
平 尺 长 度 可 达 6300mm， 钢 平 尺 和 岩石 平 尺 长 度 一 般 不 超过 (。”)。 

A. 2500mm B. 3000mm C. 3500mm D. 4000mm 

135. 由 于 表面 局 部 的 ( 。””) ,平板 不 允许 点 接触 (使 用 )。 接 触 宜 通过 起 媒介 作 
用 的 精密 量 块 ， 其 厚度 最 好 不 超过 10mm， 或 具有 相同 精度 的 垫 块 。 













































































A. 凸 起 B. 四 下 C. 不 平 D. 平整 
136. 平板 宜 使 用 整个 有 效 面积 ， 而 不 宜 总 是 集中 在 ( ) 面积 内 使 用 。 
A. 三 个 B. 两 个 C. 一 个 D. 半 个 





137. 为 了 使 评定 时 判断 准确 ， 表 面 粗 糙 度 比较 样 块 和 被 评定 的 表面 应 具有 相同 
的 材料 、 相 同 的 加 工 方法 ， 相 同 或 相近 的 表面 ( ) (如 表面 加 工 纹 理 、 色 泽 、 形 
状 等 ) 。 

A. 化 学 特性 B. 物理 特性 C. 机 加 特性 D. 机 械 特性 

138. 用 表面 粗糙 度 比较 样 块 按 视觉 法 检验 工件 表面 ， 最 简单 的 方法 是 将 样 块 被 检 
面 放 在 一 起 ， 在 相同 的 照明 条 件 下 ， 用 人 了 眼 直接 观察 评定 。 这 种 方法 的 评定 范围 大 约 
是 Ra ( ) kmo。 

A. 1~30 B. 2 ~30 C. 3 ~30 D. 2~60 

139. 对 Ra 值 小 于 ( ” ”) 的 表面 ,不宜 用 样 块 检验 。 要 注意 评估 表面 粗糙 度 是 根 
据 表 面 加 工 痕迹 的 深浅 ， 而 不 考虑 加 工 痕迹 的 宽 罕 程度 。 
















































































A. 0. 1um B. 1.6um C. 2hm D. 3.2pm 

140. 检测 基准 的 选择 必须 遵守 ( ) 原则 。 

A. 设计 统一 B. 工艺 一 臻 C. 装配 一 致 D. 基准 统一 

141. 量 块 按 “ 等 ”使 用 比 按 “ 级 ”使 用 可 得 到 ( ) 的 测量 精度 。 

A. 更 高 B. 更 低 C. 相同 D. 一 臻 

142. 测量 外 斥 寸 时， 为 减少 阿 贝 误差 ， 被 测 件 在 游标 卡尺 测量 面 的 位 置 在 ( ) 
最 佳 。 

A. 刀口 部 分 B. 靠近 主 标尺 远离 主 标尺 D. 任意 位 置 














A. 上 极限 偏差 ” B. 极限 偏差 实际 偏差 D. 下 极限 偏差 

144. 内 径 百 分 表 与 内 径 千 分 尺 相 比 其 ) 。 

A. 测量 精度 相当 ”B. 工作 原理 相似 ”C. 使 用 范围 相同 D. 使 用 方法 相同 

145. 用 内 径 百 分 表 测量 孔径 时 在 径 向 要 ( )s 

A. 找 最 小 值 B. 找 最 大 值 C. 任意 位 置 D. 找 最 小 值 或 找 最 大 值 






































C. 

143. 从 内 径 百 分 表 上 读 出 的 读数 值 是 ( ) 。 
C. 
( 
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大 | 机 械 产 品 检验 工 (基础 知识 ”中 级 ) 











146. 若 外 径 千 分 尺 校 对 零 位 时 其 读数 为 + 0.005mm， 测 量 


21. 003mm， 则 轴 径 的 实际 尺寸 为 ( ) mm。 
A. 21. 003 B. 21. 008 C. 21. 013 
147. ( 























上 径 时 的 读数 为 


D. 20. 998 


) 是 指 在 规定 的 旋 合 长 度 内 ， 恰 好 包容 实际 螺纹 的 一 个 假想 螺纹 的 中 





径 ， 这 个 假想 螺纹 具有 理想 的 螺 距 、 牙 型 半角 以 及 牙 型 高 度 ， 并 男 在 牙 项 处 和 牙 底 处 留 


有 间 际 ， 以 保证 包容 时 不 与 实际 螺纹 的 大 、 小 径 发 生 干 涉 。 


A. 螺纹 大 径 

148. ( 
槽 宽度 等 于 /2 基本 螺 距 的 地 方 。 

A. 螺纹 大 径 B. 作用 中 径 


B. 作用 中 径 

















C. 螺纹 小 径 


) 是 一 个 假想 圆柱 或 圆锥 的 直径 ， 该 圆柱 或 圆锥 的 母线 通过 牙 型 上 沟 


C. 螺纹 小 径 





D. 单一 中 径 























D. 单一 中 径 









































149. ( ) 是 一 个 假想 圆柱 或 圆锥 的 直径 ， 该 圆柱 或 圆锥 的 母线 通过 牙 型 上 沟 
槽 和 凸 起 宽度 相等 的 地 方 。 

A. 大 径 B. 小 径 C. 中 径 D. 单一 中 径 

150. 与 外 螺纹 牙 顶 或 内 螺纹 牙 底 相 切 的 假想 圆柱 或 圆锥 的 直径 称 为 ( 和 

A. 大 径 B. 小 径 C. 中 径 D. 单一 中 径 

151. 与 外 螺纹 牙 底 或 内 螺纹 牙 顶 相 切 的 假想 圆柱 或 圆锥 的 直径 称 为 ( js 

A. 大 径 B. 小 径 C. 作用 中 径 D. 单一 中 径 

152. ( ) 术语 主要 用 于 螺纹 单项 参数 质量 控制 和 螺纹 刀具 、 量 具 设 计 。 

A. 螺旋 角 B. 牙 型 半角 C. 牙 型 角 D. 牙 侧 角 

153. ( ) 术语 主要 用 于 螺纹 识别 和 称呼 。 

A. 螺旋 角 B. 牙 型 半角 C. 牙 型 角 D. 牙 侧 角 





154. 螺纹 联接 要 实现 其 互 换 性 ， 必 须 保证 良好 的 旋 合 性 和 一 定 的 联接 强度 ， 而 影 


响 螺 纹 互 换 性 主要 有 ( 


A. 三 个 


) 几何 参数 。 
B. 四 个 





C. 五 个 


D. 六 个 











155. 螺纹 公差 带 是 以 基本 牙 型 为 零 线 安排 布置 的 ， 螺 纹 的 基本 牙 型 是 计算 螺纹 偏 


差 的 基准 。 国 家 标准 对 内 螺纹 规定 了 两 种 基本 


螺纹 规定 了 ( 











) 基本 偏差 ， 
B. 三 种 























A. 两 种 























C. 四 种 


156. 根据 使 用 场合 ， 螺 纹 的 公差 等 级 分 为 ( ”)。 


A. 四 级 B. 三 级 
157. 判定 螺纹 合格 与 否 ， 

差 是 否 在 允许 的 范围 内 。 
A. 螺旋 角 








B. 牙 型 半角 


158. 外 螺纹 的 基本 小 径 di 可 采用 带 有 人 尖 测 头 的 量具 ， 如 在 ( 


径 测 头 进行 测量 。 
A. 公法 线 千分尺 ”B. 螺纹 千分尺 
159. 外 螺纹 的 基本 大 径 一 般 常 采 用 ( 
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C. 二 级 


是 指 判断 螺纹 大 径 、 中 径 、 小 径 和 螺 距 误差 、( 


C. 牙 型 角 





C. 外 径 千 分 尺 
) 测量 





O 











局 差 G、 理 ， 其 基本 偏差 为 EI>0; 对 外 
其 基本 偏差 为 es<0。 


D. 五 种 


D. 一 级 





) 误 


D. 牙 侧 角 
) 上 安装 螺纹 小 





D. 壁 厚 千 分 尺 





公法 线 千 分 尺 ”B. 螺纹 千分尺 ” C. 尖 头 千分尺 ” D. 外 径 千 分 尺 

160. 当 被 测 外 螺纹 的 螺 距 大 于 测量 面 的 尺寸 时 ， 在 一 个 测量 面 和 螺纹 牙 顶 之 间 放 
入 一 个 已 知 实际 尺寸 的 〈 ) 。 测 量 读数 减 去 ( ) 的 尺寸 ， 即 为 被 测 外 螺纹 的 基 
本 大 径 尺 寸 。 

A. 中 间 支 块 B. 检验 棒 C. 标准 圆柱 D. 标准 钢 球 

161. 外 螺纹 的 基本 中 径 d 的 测量 方法 比较 多 ， 其 中 机 械 接触 法 ， 也 就 是 用 螺纹 在 
千分尺 上 安装 螺纹 ( ) 测 头 ， 并 校 好 零 位 后 直接 进行 测量 。 

A. 大 径 B. 小 径 C. 中 径 D. 尖 头 

162. 螺纹 中 径 测 量 前 ， 应 校对 螺纹 千分尺 的 零 位 。 对 于 0 ~ 25mm 的 螺纹 千分尺 ， 
在 ( ) 与 V 形 测 头 相 接触 时 ， 通 过 微分 简 或 固定 套 管 来 调整 零 位 。 

A. 平 测 头 B. 三 角形 测 头 。 C. 球形 测 头 D. 圆锥 形 测 头 

163. 三 针 测 量 是 是 这 种 测量 方法 
主要 用 于 测量 ( ) 螺纹 ， 如 螺纹 塞 规 、 传 动 丝 杠 等 ， 它 是 生产 现场 常用 的 一 种 测 
量 方法 。 

A. 粗糙 的 B. 精密 的 C. 普通 的 D. 三 角形 的 

164. 三 针 法 测量 螺纹 中 径 时 ， 为 了 减少 牙 型 半角 误差 对 测量 结果 的 影响 ， 量 针 在 
螺纹 牙 槽 中 的 最 佳 接触 位 置 应 在 ( ) 。 

A. 中 径 线 上 B. 大 径 线 上 C. 小 径 线 下 D. 大 径 线 下 

165. 在 实际 测量 中 ， 如 果 找 不 到 最 佳 三 针 时 ， 应 该 选择 尺寸 ( ) 最 佳 三 针 直 




























































































径 的 三 针 来 代替 。 但 应 注意 ， 被 选用 的 三 针 直 径 与 牙 型 侧面 的 接触 点 ， 应 在 中 径 与 牙 型 
侧面 交点 的 上 方 或 下 方 的 178 牙 面 长 度 范围 内 。 
A. 大 于 B. 小 于 C. 最 接近 D. 任意 的 


166. 两 针 法 测量 螺纹 中 径 时 ， 在 被 测 外 螺纹 两 端 相 差 ( ) 的 沟 模 内 各 放 一 根 
量 针 ， 然 后 用 适当 准确 度 的 接触 式 量 具 或 量 仪 ， 测 量 出 尺寸 W ， 而 后 通过 计算 便 可 求 
出 被 测 螺纹 的 基本 中 径 。 

A. 两 牙 B. 一 牙 半 C. 一 牙 D. 半 牙 

167. 对 于 直径 大 于 ( ) 的 外 螺纹 〈( 如 多 头 蜗 杆 等 ) 的 基本 中 径 ， 由 于 体积 
而 沉重 ,不 易 在 仪器 上 安装 和 调整 操作 ， 因 此 多 采用 单 针 法 测量 中 径 。 















































A. 200mm B. 100mm C. 150mm D. 50mm 

168. 用 金属 直 尺 沿 螺 纹 轴 线 测量 出 个 牙 的 长 度 K， 则 螺 距 PP 为 ( je 
A. IL/n B. L/(n+1) C. L/(n-1) D. In 

169. 内 螺纹 小 径 尺 寸 可 用 ( ) 或 光滑 极限 量规 来 测量 。 

A. 公法 线 千分尺 ”B. 游标 卡尺 C. 外 径 千 分 尺 ” ”D. 壁 厚 千 分 尺 


170. 只 要 采用 通 ee 就 可 以 对 螺纹 制 件 的 ( ) 进行 综合 
测量 。 

A. 螺纹 内 径 B. 中 径 和 外 径 。” C. 全 部 尺寸 D. 牙 型 角 和 螺 距 

71. 目前 ， 我 国 使 用 的 螺纹 通 、 止 量规 来 源 于 1905 年 英国 人 发 明 的 〈 ja 巧 



































二 机 械 产品 检验 工 〈 基 础 知识 “中 级 ) 














的 优点 是 经 济 性 好 ， 可 以 保证 装配 ; 缺点 是 螺纹 的 质量 保证 水 平 偏 低 ， 存 在 许多 技术 
漏洞 。 

A. 阿 贝 原则 B. 泰勒 原则 C. 圆周 原则 D. 基准 原则 

172. ( ) 是 指 允 许 与 工件 内 螺纹 两 端的 螺纹 部 分 旋 合 ， 旋 合 量 应 不 超过 两 个 
螺 距 (退出 量规 时 测定 ) 。 若 工件 内 螺纹 的 螺 距 少 于 或 等 于 三 个 ， 不 应 完全 旋 合 通过 。 

A. 止 端 螺 纹 塞 规 B. 通 端 螺纹 塞 规 C. 止 端 螺纹 环 规 D. 通 端 螺纹 环 规 

173. ( ) 允许 与 工件 外 螺纹 两 端的 螺纹 部 分 旋 合 ， 旋 合 量 应 不 超过 两 个 螺 距 
(退出 量规 时 测定 )。 若 工件 外 螺纹 的 螺 距 少 于 或 等 于 三 个 ， 不 应 完全 旋 合 通 过 。 

A. 止 端 螺纹 塞 规 B. 通 端 螺纹 塞 规 C. 止 端 螺纹 环 规 D. 通 端 螺纹 环 规 

174. 使 用 前 ， 应 将 螺纹 量规 擦洗 干净 ， 再 将 被 测 螺 纹 擦 净 后 ， 即 可 进行 检验 。 否 
则 ， 不 但 会 给 检验 结果 带 来 误差 ， 而 且 还 会 引起 量规 ( )o 

A. 不 能 旋 入 B. 接触 不 好 C. 不 会 磨损 D. 严重 磨损 

175. 综合 检验 是 指 按 泰勒 原则 使 用 螺纹 量规 检测 被 测 螺纹 各 几何 参数 及 其 误差 的 
综合 结果 ， 用 该 量规 的 通 规 检测 被 测 螺纹 的 ( 二 

A. 螺纹 大 径 B. 作用 中 径 C. 螺纹 小 径 D. 单一 中 径 

176. 综合 检验 是 指 按 泰勒 原则 使 用 螺纹 量规 检测 被 测 螺 纹 各 几何 参数 及 其 误差 的 
综合 结果 ， 用 该 止 规 检测 被 测 螺 纹 的 ( 和 

A. 螺纹 大 径 B. 作用 中 径 C. 螺纹 小 径 D. 单一 中 径 

177. 综合 检验 是 指 按 泰勒 原则 使 用 螺纹 量规 检测 被 测 螺 纹 各 几何 参数 及 其 误差 的 
综合 结果 ， 用 光滑 极限 量规 检测 被 测 ( ) 的 实际 尺寸 。 

A. 螺纹 顶 径 B. 作用 中 径 C. 螺纹 直径 D. 单一 中 径 

178. 止 规 采 用 截 短 牙 型 ， 并 且 只 有 2 个 或 3 个 螺 距 的 螺纹 长 度 ， 即 常 说 的 ( ) 
长 度 的 止 规 。 目 的 是 减少 牙 侧 角 偏 差 和 螺 距 累积 误差 对 检验 结果 的 影响 。 

A. 1 扣 或 2 扣 B. 2 扣 或 3 扣 C. 3 扣 或 4 扣 D. 4 扣 或 5 扣 

179. 和 矩 形 花 键 的 定 心 方式 是 由 它 的 尺寸 和 内 外 花 键 联接 要 求 所 决定 的 。 要 保证 内 、 
外 花 键 的 同 轴 度 、 联 接 强度 和 传递 转 抢 的 可 靠 性 和 稳定 性 ; 对 要 求 轴 向 滑动 的 联接 ， 还 
应 保证 导向 精度 。 因 此 抢 形 花 键 可 以 有 ( ) 定 心 方式 。 

A. 五 种 B. 四 种 C. 三 种 D. 两 种 

180. 普通 键 模 尺 才 的 检验 比较 简单 ， 在 单 件 、 小 批量 生产 中 ， 键 、 键 槽 宽度 和 次 
度 一 般 采 用 游标 卡尺 、( ) 和 内 测 千 分 尺 等 通用 量具 。 

A. 公法 线 千分尺 ”B. 深度 千分尺 ” ”C. 外 径 千 分 尺 ” D. 壁 厚 千分尺 

181. 一 般 情况 下 ， 只 要 图 样 上 规定 了 花 键 的 位 置 度 公 差 并 遵守 ( ) ， 就 应 该 采 
用 综合 检验 法 。 

A. 阿 贝 原则 B. 泰勒 原则 C. 最 小 实体 要 求 ”D. 最 大 实体 要 求 

182. 采用 综合 检验 法 检验 和 矩形 花 键 时 ， 若 内 、 外 键 用 综合 通 规 检验 能 通过 ， 而 用 
单项 止 规 检验 不 通过 时 ， 则 该 零件 为 ( J 6 

A. 合格 品 B. 不 合格 品 
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C. 合格 品 或 不 合格 品 D. 不 一 定 

183. 目前 ， 在 批量 生产 的 花 键 产品 中 ， 比 较 广 泛 地 采用 ( ) 。 因 为 ， 这 种 方法 
操作 简便 、 效 率 高 ， 能 确保 花 键 装配 时 的 互 换 性 ， 不 会 发 生 误 判 现象 。 

A. 单项 检验 法  B. 综合 检验 法 C. 尺寸 检验 法 D. 几何 误差 检验 

184. 单项 检验 法 用 于 ( ) 的 花 键 产 品 ， 以 及 进行 工艺 分 析 和 质量 分 析 的 产品 。 

A. 无 综合 通 规 。 B. 批量 生产 C. 生产 需要 D. 质量 管理 

185. 花 键 的 对 称 度 和 等 分 度 公差 遵守 ( ) 。 标 准 规定 了 花 键 的 对 称 度 和 等 分 度 
公差 花 键 的 等 分 度 公差 值 等 于 键 槽 宽 (或 键 宽 ) 的 对 称 度 公差 值 。 

A. 阿 贝 原则 B. 泰勒 原则 C. 独立 原则 D. 基准 原则 

186. 由 于 花 键 的 对 称 度 公差 与 花 键 的 等 分 度 公 差 ( ) ， 所 以 在 检验 过 程 中 可 以 
用 检验 等 分 度 误 差 代 替 检 验 对 称 度 误 差 。 

A. 相近 B. 相似 C. 不 等 D. 等 值 

187. 应 用 量 棒 测量 花 键 尺寸 时 ， 对 偶数 齿 的 内 花 键 和 外 花 键 是 将 两 个 直径 相等 的 
量 棒 分 别 置 于 相对 ( ) 的 对 称 两 齿 模 中。 
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A. 接近 90。 B. 接近 180。 C. 120° D. 180° 

188. 已 知 平面 角 为 mr/3 ， 其 为 ( ) 的 平面 角 。 

A. 90° B. 60° C. 45° D. 30° 

189. 棱 体 高 之 差 与 平行 于 楼 并 垂直 于 一 个 棱 面 的 两 个 截面 之 间 的 距离 之 比 称 为 
( ) 。 

A. 斜 度 B. 锥 度 C. 斜率 D. 比例 





190. 对 于 精度 不 高 的 被 测 零件 角度 ， 常 用 ( ) 进行 测量 ， 对 于 精度 较 高 的 被 
测 零件 ， 就 需要 用 光学 分 度 头 和 测 角 仪 进行 测量 。 

A. 正弦 规 B. 角度 量规 C. 宽 座 直角 尺 。 ”D. 游标 万 能 角度 尺 

191. 由 于 游标 万 能 角度 尺 上 直角 尺 和 直 尺 可 以 移动 和 拆 换 ， 使 游标 万 能 角度 尺 可 
以 测量 ( ) 范围 内 的 任何 角 。 









































A. 0° ~90° B. 0° ~120° C. 0° ~180° D. 0° ~320° 
192. 在 游标 万 能 角度 尺 的 尺 座 上 ， 基 本 角度 的 刻 线 只 有 (  ”)。 
A. 0° ~40° B. 0° ~50° C. 0° ~90° D. 0° ~120° 


193. 在 使 用 游标 万 能 角度 尺 测 量 角 度 时 ， 当 被 测 零件 的 角度 在 90° ~ 180。 (包括 
180°) 时 ， 被 测 角度 = ( ) + 游标 万 能 角度 尺 的 读数 。 

A. 90° B. 120° C. 160° D. 180° 

194. 用 游标 万 能 角度 尺 测量 零件 角度 时 ， 当 被 测 零件 的 角度 在 180° ~270° (包括 
270°) 时 ， 被 测 角度 = ( ) + 游标 万 能 角度 尺 的 读数 。 

A. 270° B. 245° C. 235° D. 180° 

195. 使 用 游标 万 能 角度 尺 测 量 被 测 零件 角度 时 ， 当 被 测 零件 的 角度 在 270° ~ 320° 
(包括 320°*) 时 ， 被 测 角 度 = ( ) + 游标 万 能 角度 尺 的 读数 。 

A. 360° B. 320° C. 270° D. 180° 
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有 由 机械 产品 检验 工 〈 基 础 知识 “中 级 ) 





196. 当 颖 隙 小 于 0.5pm 时 ， 看 不 见 透 光 ; 缝隙 大 于 3pm 时 ， 可 看 见 白光 ; 当 缝 际 
在 0.5 ~3pm 之 间 时 ， 可 看 到 蓝光 。 熟 练 掌握 这 种 方法 ， 测 量 精度 可 达 ( ) 。 

A. 0.5 ~1um B. 1~3hpm C. 2 ~4hm D. 3 ~SHhm 

197. 圆柱 角 尺 测量 角度 ， 设 圆柱 角 尺 的 高 娓 =400mm， 用 塞 尺 测 得 间隙 A， = 
0. 04mm， 求 得 工件 实际 角度 与 90? 的 偏差 为 〈 ) 。 

A. 10” B. 15” C. 19” D. 25” 

198. 常用 的 框 式 水 平 仪 外 形 尺 寸 为 ( )， 对 这 种 水 平 仪 ， 否 分 度 值 为 
0. 02mm/1000mm。 

A. 100mm x 100mm B. 150mm x 150mm 

C. 200mm x 200mm D. 300mm x 300mm 

199. 将 分 度 值 为 0.02mm/1000mm 的 200mm x 200mm 的 水 平 仪 放 在 跨 距 为 500mm 
的 桥 板 上 ， 若 气泡 偏 移 1.5 格 ， 求 得 倾斜 角 为 ( ) 6 

A. 6” B. 8” C. 10” D. 12” 

200. ( ) 是 指 两 个 垂直 圆锥 轴线 截面 的 圆锥 直径 D 和 4 之 差 与 该 两 截面 之 间 
的 轴 癌 距离 工 之 比 。 


































































































A. 和 斜 度 B. 锥 度 C. 斜率 D. 比例 
201. 锥 度 一 般 用 比例 或 分 式 形式 表示 。1: 6 的 锥 角 比 1: 500 的 锥 角 ( ) 。 
A. 小 B. 大 C. 大 或 小 D. 无 法 比 
202. 经 常见 到 或 听 到 的 Morse No.6 圆锥 ， 其 圆锥 角 大 约 是 ( )s 
A. 2°30!’ B. 2°40’ C. 2°50’ D. 2°59’ 
203. 经 常见 到 或 听 到 的 Morse No. 1 圆锥 ， 其 圆锥 角 大 约 是 ( ) 。 














A. 2°45’ B. 2°51’ C. 2°54’ D. 2°59’ 

204. GBAT 12360 一 2005 规定 圆锥 角 公差 47 共 有 ( ) 公差 等 级 ， 用 符号 AT1 、 
AT2、 eee 表示 ， 其 中 数字 小 的 精度 最 高 ， 数 字 大 的 精度 最 低 。 

A. 12 个 B. 10 个 C. 8 个 D. 6 个 

205. 用 标准 圆锥 量规 检验 工件 锥 度 时 在 量规 表面 素 线 方向 的 全 长 上 涂 三 条 极 薄 的 
一 层 红 丹 或 印 油 ， 使 量规 与 被 测 锥 面 接触 稍 加 压力 ， 转 动量 规 ， 转 角 不 大 于 ( 3 
取出 量规 ,根据 量规 上 颜色 被 擦 掉 或 工件 上 着 色 面 积 及 均匀 程度 来 判断 工件 锥 度 的 正 
确 性 。 

A. 30° B. 40° C. 50° D. 60° 

206. 用 量规 着 色 法 检验 锥 度 ， 要 求 工件 锥 体 表面 接触 靠近 大 端 。 对 高 精度 工件 ， 
要 求 接触 长 度 为 工作 长 度 的 ( ) 。 

A. 75% B. 80% C. 85% D. 90% 

207. 用 量规 着 色 法 检验 锥 度 ， 要 求 工 件 锥 体 表面 接触 靠近 大 端 。 对 较 高 精度 工件 ， 
要 求 接触 长 度 为 工作 长 度 的 ( ) ; 一 般 精度 为 工作 长 度 的 60% ~75% 。 





























A. 80% B. 85% C. 90% D. 95% 
208. GB/T10095. 1 一 2008 标准 对 齿轮 规定 了 ( ) 精度 等 级 ， 同 时 强调 文件 
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需要 叙述 精度 等 级 时 ， 应 注 明 是 依据 GB/T 10095. 1 一 2008 或 GB/T 10095. 2 一 2008 。 
A. 15 个 B. 13 个 C. 10 个 D. 8 个 


今 今 邻 技 能 要 求 试题 





检验 人 员 的 技能 检测 考核 与 其 他 工种 的 考核 要 求 有 较 大 的 区 别 : 中 检验 人 员 在 考场 
得 到 的 检测 网 样 ， 无 公称 太 寸 ， 它 是 用 字母 代替 的 ， 为 了 考核 检验 人 员 选 择 量具 的 正确 
性 ， 提 供 了 公差 要 求 ， 由 检验 人 员 根 据 公 差 判断 选择 量具 ; @ 在 检测 量具 的 提供 中 ， 有 
些 量具 可 能 不 用 ， 只 是 供 检验 人 员 挑 选 使 用 ; (3 为 了 使 承担 考试 的 单位 好 备料 ， 提 供 两 
套图 样 ， 一 套 是 加 工 用 图 样 ， 一 套 是 检测 人 员 用 图 样 ，@ 检 验 人 员 考 试 (考核 ) 结束 
后 ， 由 高 级 技师 对 考核 件 进行 检测 提供 参考 标准 ， 再 由 考评 员 (评审 员 ) 最 终 确 定 标 






























































考核 前 ， 将 考核 用 件 进行 编号 ， 并 要 求 考 核 人 员 在 答卷 上 记录 考 件 号 ， 以 便 今 后 评 
分 用 。 配 分 情况 : 对 于 不 同 级 别 的 检验 工 有 不 同 的 要 求 ， 中 级 工 一 般 考 核 两 个 工件 ， 几 
何 尺 寸 和 几何 公差 项 目 大 约 30 项 ， 考 试 时 间 2.5 ~3h; 高 级 工 考核 三 个 工件 ， 几 何 尺 
寸 和 几何 公差 项 目 大 约 40 项 ， 考 核 项 目 涉及 面 比 中 级 要 多 ， 考 试 时 间 3.5 ~4h; 技师 
考核 三 个 工件 或 四 个 工件 ， 几 何 尺 寸 和 几何 公差 项 目 大 约 45 项 ， 考 核 项 目 涉及 面 比 高 
级 要 多 ， 考 试 时 间 4 ~4.5h; 高 级 技师 考核 四 个 工件 ， 几 何 尺 寸 和 几何 公差 项 目 大 约 50 
项 ， 考 核 项 目 涉 及 面 比 技师 要 多 ， 考 试 时 间 4.5 ~5h; 配 分 不 论 几 个 工件 ， 总 分 为 100 
分 。 下 面 提供 的 考核 题 ， 因 限于 篇 幅 要 求 ， 只 提供 一 种 加 工 试 件 用 图 样 ， 检 测 用 图 就 是 
将 提供 图 样 中 的 实际 尺寸 标注 ， 改 为 “检测 项 目 及 评分 要 求 ” 中 的 “检测 项 目 。” 根 据 
考试 对 象 级 别 (中 级 、 高 级 等 ) 选择 试 件 和 项 目 特此 说 明 。 


一 、 检 测 台阶 轴 


1. 图 样 技术 要 求 


















































B 
Ra 04 /Ra 04 
























































图 1 台阶 轴 


图 1 所 示 为 磨 前 加 工 的 台阶 轴 ， 材 料 45 钢 ， 热 处 理 滩 火 硬度 为 49HRC。 外 径 用 d、 
内 径 用 D、 长 度 用 工 加 角 标 表示 ， 下 同 。 
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大 | 机 械 产 品 检验 工 (基础 知识 中 级 ) 





2. 检测 项 目 及 评分 要 求 ( 表 1) 
表 1 检测 项 目 及 评分 要 求 


检测 项 目 | 中 评定 标准 实测 结果 使 用 量具 及 检测 方法 











炎 二 
站 
半 以 








在 公差 范围 内 得 满分 ， 
1 di +0.01 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 








2 d, +0.018 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 





在 公差 范围 内 得 满分 ， 
3 ds +0.018 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 

















4 


导 满 分 ， 
得 1/2 


在 公差 范围 内 
4 | do 超 差 未 过 1 信 
分 值 








在 公差 范围 内 得 满分 ， 
5 ds +0.2 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 












































在 公差 范围 内 得 满分 ， 
7 d; +0.2 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 

















倍 得 1/2 











得 满分 ， 
从 得 1/2 








任 
六 
产 
全 于 











在 公差 范围 内 得 满分 ， 
11 Ly +0.5 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 





























$26 对 4 一 B 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
入 基准 的 圆 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
跳动 56) 分 值 
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试 | 
( 续 ) 
| 
号 检测 项 目 分 评定 标准 实测 结果 使 用 量具 及 检测 方法 分 
918 对 4 一 B 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
13 基准 的 圆 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
跳动 6， 分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 
基准 4 
14 J 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
和 分 值 
甘 准 玉江 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
15 | 面 粗糙 度 。 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
入 加 分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
16 |ui8 Re04 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
17 |d26 R08 超 差 未 过 1 信 得 1/2 
分 值 
扣 分 理由 分 值 合计 总 分 
































































































































3. 检测 量具 准备 ( 表 2) 
表 2 检测 量具 准备 
序号 名 称 规 格 分 度 值 数量 
1 数 显 外 径 千 分 尺 0 ~25mm 0. 002mm 一 把 
2 外 径 千分尺 25 ~ 50mm 0. 01 mm 一 把 
3 游标 卡尺 0 ~ 150mm 0. 02 mm 一 把 
4 游标 卡尺 0 ~300mm 0. 02 mm 一 把 
5 游标 深度 卡尺 0 ~200mm 0. 02 mm 一 把 
6 平板 500mm x 500mm 一 块 
7 V 形 架 1 级 一 对 
8 百 分 表 及 表 座 . 表 架 百 分 表 1 ~3mm 0. 01 mm 一 套 
9 杠杆 百 分 圭 0~0.8 0. 01 mm 一 块 
10 游标 高 度 卡尺 0 ~300mm( 可 装 杠杆 百 分 表 ) 0. 02mm 一 件 
11 量 块 83 一 套 
12 带 前 后 顶尖 支架 的 检验 平台 一 个 
13 表面 粗糙 度 比 较 样 块 磨 工 一 套 
辅 件 棉纱 等 
379 











大 | 机 械 产 品 检验 工 (基础 知识 ”中 级 ) 





二 、 检 测 偏 心 轴 


1. 图 样 技术 要 求 
考核 工件 为 车 削 加 工 俩 心 轴 (图 2)， 材 料 为 45 钢 ， 螺 纹 和 内 孔 有 要 求 。 
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—A3.15/6.7 


























Tr36X6-—8e 
































150 
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锐 边 去 毛刺 。 材料 二 





图 2 偏心 轴 


2. 检测 项 目 及 评分 要 求 ( 表 3) 


表 3 检测 项 目 及 评分 要 求 



















































































序 ee L 
类 检测 项 目 > 评定 标准 实测 结果 使 用 量具 及 检测 方法 得 分 
号 

在 公差 范围 内 得 满分 ， 
1 中 0.025 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 

分 值 

在 公差 范围 内 得 满分 ， 
2 d, 9.084 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 

分 值 

在 公差 范围 内 得 满分 ， 
3 ds -0.034 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 

分 值 

在 公差 范围 内 得 满分 ， 
4 | 螺纹 中 径 ds 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 

分 值 

在 公差 范围 内 得 满分 ， 
5 | 蝎 纹 项 径 ds 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 

分 值 
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序 
号 检测 项 目 配 | 
翼 纹 顶 在 公差 范 轩 使 用 量具 及 检测 方法 
吕 纹 顶 径 di 公差 范围 内 得 满分 得 分 
超 差 未 过 1 倍 得 ， 
分 值 首 得 1/2 
内 虹 弘 st | 
人 在 公差 范围 内 得 满分 
超 差 未 过 1 倍 得 ， 
分 值 守 1/2 
en 在 公差 范围 内 得 满分 
超 差 未 过 1 倍 得 ， 
分 值 音 待 1/2 
L, +0.031 在 公差 范围 内 得 满分 
超 差 未 过 1 倍 得 ， 
分 值 音 待 1/2 
ER 在 公差 范围 内 得 满分 
La +0.5 在 公差 范围 内 得 满分 
超 差 未 过 1 倍 7 ， 
分 值 音 得 1/2 
we pa 在 公差 范 
E 
度 误差 8， 和 从 未 过 1 倍 得 172 
$32 员 主 度 2 #4 EE 
2 Be 得 满分 
流 ee 
人 在 公差 
”基准 4 的 a 
平行 度 误差 6， 信人 未 过 1 倍 得 172 
偏心 距 误 差 在 公差 范围 内 得 满 
6 误差 8， a 下 围 内 得 满分 
超 差 未 过 1 倍 得 ， 
分 值 首 得 1/2 
基准 4 表面 在 公差 范围 内 得 满分 
粗 糖度 未 过 1 倍 得 
17 和 在 人 亲本 内 得 六 分 


























天 | 机 械 产 品 检验 工 (基础 知识 ”中 级 ) 





















































( 续 ) 
序 | 配 了 和 ， 
号 检测 项 目 分 评定 标准 实测 结果 使 用 量具 及 检测 方法 得 分 
12 槽 宽 两 侧 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
18 /WE 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
dl. 分 值 
432 外 径 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
19 A 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
人 分 值 
扣 分 理由 分 值 合计 总 分 








3. 检测 量具 准备 ( 表 4) 





表 4 检测 量具 准备 













































































序号 名 称 规 格 分 度 值 数量 
1 内 测 千分尺 5 ~30mm 0. 01 mm 一 把 
2 外 径 千分尺 25 ~ S50mm 0. 01 mm 一 把 
3 数 显 外 径 和 干 分 尺 25 ~ S50mm 0. 001 mm 一 把 
4 游标 卡尺 0 ~ 150mm 0. 02mm 一 把 
5 游标 卡尺 0 ~200mm 0. 02mm 一 把 
6 游标 深度 卡尺 0 ~200mm 0. 02mm 一 把 
7 平板 S00mm x 500mm 一 块 
8 V 形 架 1 级 一 对 
9 百 分 表 及 表 座 、 表 架 百 分 表 1 ~3mm 0. 01 mm 一 套 
10 三 针 3.106mm 或 3.177mm 一 套 
11 杠杆 百 分 娃 0 ~0. 8mm 0. 01 mm 一 拨 
12 游标 高 度 卡尺 0 ~300mm( 可 装 杠 杆 百 分 表 ) 0. 02mm 一 件 
13 方 箱 = 
14 量 块 一 套 
15 牙 型 角 尺 30° 一 个 








三 、 检 测 单 拐 曲轴 
1. 图 样 技术 要 求 


图 3 所 示 是 车 削 加 工 的 单 拐 曲 


两 主轴 贷 $70mm 为 基准 圆 。 
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ES | 


























上 ， 加 工 数 量 为 单 件 ， 材 料 为 球墨 铸铁 QT400-15。 
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100 土 0.07 119 
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材料 :QT400-15 
图 3 单 拐 曲轴 
2. 检测 项 目 及 评分 标准 ( 表 5) 


表 5 检测 项 目 及 评分 标准 

























































































序 检测 项 目 配 分 评定 标准 实测 结果 更 用 量具 及 检测 方法 得 分 

在 公差 范围 内 得 满分 ， 

1 di 0.086 超 差 未 过 1 倍 得 172 
分 值 

0 在 公差 范围 内 得 满分 ， 

2 A 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
(两 处 ) 分 值 

在 公差 范围 内 得 满分 ， 

3 ds +0.5( 两 处 ) 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 

在 公差 范围 内 得 满分 ， 

4 da bo019 超 差 未 过 1 信 得 1/2 
分 值 

在 公差 范围 内 得 满分 ， 

5 ds 0.025 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 

在 公差 范围 内 得 满分 ， 

6 螺纹 大 径 du 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 

在 公差 范围 内 得 满分 ， 

7 螺纹 中 径 dj 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
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是 机 械 产品 检验 工 〈 基 础 知识 “中 级 ) 





检测 项 目 


配 分 


评定 标准 


实测 结果 


























量具 及 检测 方法 


( 续 ) 





Li +0.2 





在 公差 范围 内 得 满分 ， 
超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 





L, +0.2( 两 处 ) 





在 公差 范围 内 得 满分 ， 




























































































10 Ls +0.07 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 

在 公差 范围 内 得 满分 ， 

11 Ls +0.3 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 

在 公差 范围 内 得 满分 

12 Ls +0.3 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 

在 公差 范围 内 得 满分 

13 Le +0.5 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 

、 在 公差 范围 内 得 满分 

14 超 差 未 过 1 倘 得 172 
0 分 值 

450 对 基准 在 公差 范围 内 得 满分 ， 

15 | 4 一 B 的 圆 跳 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
动 误差 8 分 值 

圆锥 对 基准 在 公差 范围 内 得 满分 ， 

16 | 4 一 B 的 圆 跳 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
动 误差 65, 分 值 

430 对 基准 在 公差 范围 内 得 满分 ， 

17 | 4 一 B 的 圆 跳 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
动 误差 6， 分 值 

456 对 基准 在 公差 范围 内 得 满分 ， 

18 |4 一 B 轴线 的 平 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
行 度 误差 6 分 值 

470 轴线 与 基准 在 公差 范围 内 得 满分 

19 |4 一 有 8 轴线 的 同 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
轴 度 误差 5 分 值 

384 



















































































试题 库 ， 贿 
( 续 ) 
序号 | 检测 项 目 | 配 分 评定 标准 实测 结果 中 用 量具 及 检测 方法 “| 得 分 
了 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
20 ee 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
人 这 以 分 值 
ee 在 公差 范围 内 得 满分 
21 se 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
器 人 到 分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
| 二 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
23 区 全 超 差 未 过 1 们 得 1/2 
分 值 
扣 分 理由 分 值 合计 总 分 

















3. 检测 量具 准备 ( 表 6) 



































































































































表 6 检测 量具 准备 

序号 名 称 规 格 分 度 值 数量 
1 外 径 千 分 尺 0 ~25mm 0. 01mm 一 把 
2 外 径 千 分 尺 25 ~50mm 0. 01 mm 一 把 
3 外 径 千分尺 50 ~75mm 0. 01 mm 一 把 
4 外 径 千分尺 75 ~ 100mm 0. 01 mm 一 把 
5 游标 卡尺 0 ~ 150mm 0. 02 mm 一 把 
6 游标 卡尺 0 ~400mm 0. 02 mm 一 把 
7 量 测量 一 套 
8 内 测 千 分 尺 5 ~30mm,30 ~ 50mm 0. 01 mm 各 一 件 
9 I 型 游标 万 能 角度 尺 0° ~320° 2 一 件 
10 带 前 后 顶尖 支架 的 检验 平台 二 个 
11 塞 规 0.02 ~ lmm 一 套 
12 平板 500mm x 500mm 一 块 
13 V 形 架 1 级 一 对 
14 百 分 表 及 表 座 、 表 架 百 分 表 1 ~3mm 0. 01 mm 一 套 
15 三 针 1.157mm 一 套 
16 杠杆 百 分 寺 0 ~0. 8mm 0. 01 mm 一 块 
17 游标 高 度 卡尺 0 ~300mm( 可 装 杠 杆 百 分 表 ) 0. 02mm 一 件 
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386 








( 续 ) 
序号 名 称 规 格 分 度 值 数量 
18 正弦 规 长 度 不 小 于 100mm 一 个 
19 方 箱 一 个 








四 、 检 测 偏心 薄 壁 组 合体 


1. 图 样 技术 要 求 
图 4 所 示 为 车 前 加 工 的 偏心 薄 壁 组 合 件 。 材 料 为 45 热 轧 圆 钢 。 






















网 纹 m0.4 
GB/T 6403.3—2008% 
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技术 要 求 
圆锥 配合 接触 面积 
大 于 70%。 
偏心 薄 壁 组 合 件 























网 纹 m0.4 
GB/T 6403.3—2008 


一 0.007 


P30-0.040 




















1 二 0.012 











9) 
图 4 偏心 薄 壁 组 合体 








2. 检测 项 目 及 评分 要 求 ( 表 7) 
表 7 检测 项 目 及 评分 要 求 






















































































































































































序 配 Se 本 a WN 得 
号 | 检测 项 目 | ， 评定 标准 实测 结果 使 用 量具 及 检测 方法 机 
号 分 六 
注 壁 套 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
1 di +0.3 超 差 未 过 1 信 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
2 2 而 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
3 D1 .0% 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
4 Li ,062 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
5 L, +0.3 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
6 网 纹 m0. 4 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
7 圆 度 1: 5 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
8 a 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
9 SE 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
与 偏心 轴 配 合 上 的 得 
. 让 四 本 千 上 的 短 
满分 ,否则 不 得 分 
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( 续 ) 
序 | “检测 项 目 “| 下 评定 标准 实测 结果 重用 量具 及 检测 方法 网 
号 咱 项 分 ES 2 ~ 分 
锥 套 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
1 Qs 0 0 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
2 | 8 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
3 | DD, 0.0%3 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
4 Ds +0.3 超 差 未 过 1 售 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
5 三 从 2 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
6 Li +0.2 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
7 Ls +0.3 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
表面 粗糙 度 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
8 Sa16 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
四 处 分 什 
表面 粗糙 度 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
9 Ra32 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
涂 色 检验 :接触 面积 = 
10 锥 度 1: 5 70% 得 满分 , 二 50% 得 1/2 
分 值 
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量具 及 检测 方法 
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= 
区 
隶 
起 
安 
妃 ~ ~ ~ ”QQ ~Q ~ ~ ~ ~ QQ ~Q ~Q 
和 eS SS eS SS SS SS SS SS SS SS SS 
迫 迫 四 四 近 近 近 四 四 四 迫 
本 节 吕 | 于 于 | 到 时 | 到 时 | 下 时 | 下 是 | 到 时 | 下 时 | 到 时 | 到 时 | 中 区 
区 让 区 未 区 渤 区 渤 区 永 区 六 区 守 区 撑 区 这 区 这 区 入 
恬 卫 二 王 一 了 栈 天 柄 一 本 一 了 二 妥 一 柄 一 柄 一 本 一 柄 一 
超 泥 志 泥 蔬 损 志 涡 志 损 吉 泥 志 泥 志 涡 吉 浊 志 损 所 损 吉 
了 并 尊 亲 亲 尊 并 尊 Kr 亲 亲 并 ， 
国 澳 玉 | 钢 玉 | 测 玉 | 入 来 | 钢 玉 i 钢 玉 | 当天 | 儿 米 | 烛 玉 | 村 米 | 糯米 
Wh NN, > 国 dd, NN, We SN ~ 下 SR SN SN 
划 炎 迎 | 机 炙 迎 | 期 炙 地 | 相 炙 地 | 相 炙 迎 | 其 灶 迎 | 其 炙 地 | 其 炙 迎 | 柑 炙 迎 | 机 鞭 迎 | 其 炙 赤 
局 寂 
I Oo cn wy wn | 加 二 ov SY qq 
:4 33 $ & 9S ES PN SS tm iml ;二 
受 5 对 -5 -= -= 蕉 下 写 写 3 导 
澡 二 坪 必 -3 长 长 退 腕 ~ 
ES Ey 
此 中 ~ oo a = 
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是 机 械 产品 检验 工 〈 基 础 知识 “中 级 ) 





量具 及 检测 方法 
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于 
区 
上 
试 
| -aq a | ~ 9 -qq -qq » 关羽 《AN | QQ -qq 
起 | | 刺 | 过 > | 来 | 坦 > | 妆 | 案 % | 帮 % | | 守 ” 
i 区 返 区 十 区 十 区 撑 所 赴 所 撑 世 撑 区 十 所 起 涪 只 所 十 
地 柄 rea re re 柄 ee jr re er + re 
卫 一 丁 一 隔 一 卫 一 丁 一 画 一 于 于 一 > 本 一 
庙 和 ， + bn 3 ，  ， bb, 3 ， + a 3 ， 准 拱 入 ， 
| 急 六 < 六 <4 淮 <4 兴 < 慌 <4 淮 <4 站 < 慌 <4 让 四 于 < 六 
贡 猎 迎 | 黄 猴 迎 | 相 儿 地 | 相 并 地 | 其 并 地 | 黄油 迎 | 机 猴 迎 | 相 儿 迎 | 相 并 地 | 从 六 进 其 水 地 
辟 六 
拱 
亚 cq cn 关 cn 加 攻 wn 号 于 wn lo, 
攻 加 > S 二 > S 运 号 = 加 人 入 各 
尿 让 1 5 + 了 证 Tn jn 导 I& 水 朋 
全 < 了 外 9 = 本 
证 I 区 必 
站 区 | 9 = 2 2 5 2 2 8 8 
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试题 库 【 避 
( 续 ) 

序 检测 项 目 本 评定 标准 实测 结果 更 用 量具 及 检测 方 ; 得 
号 俭 测 项 分 评定 标准 实测 结果 量具 及 检测 方法 分 
扁 心 薄 壁 组 合 件 

在 公差 范围 内 得 满分 ， 
1 Lis 土 0. 06 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
2 Lis £0.5 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
以 4 为 基准 
ee 在 公差 范围 内 得 满分 , 超 
下 并 上 二、 fr 4 日 a 
误差 两 处 差 未 过 1 倍 得 1/2 分 值 
扣 分 理由 分 值 合计 总 分 































































































3. 检测 量具 准备 ( 表 8) 
表 8 检测 量具 准备 
序号 名 称 规 格 分 度 值 数量 
1 外 径 千 分 尺 0 ~25mm 0. 01mm 一 把 
2 外 径 千 分 尺 25 ~ 50mm 0. 01mm 一 把 
3 外 径 千 分 尺 50 ~75mm 0. 0l1 mm 一 把 
4 外 径 千 分 尺 75 ~ 100mm 0. 01mm 一 把 
5 游标 卡尺 0 ~ 150mm 0. 02mm 一 把 
6 内 测 千分尺 5 ~30mm,30 ~ 50mm 0. 01 mm 各 一 件 
7 三 针 1.732 一 套 
8 杠杆 百 分 寺 0 ~0. 8mm 0. 01 mm 一 块 
游标 高 度 卡尺 0 ~300mm( 可 装 杠杆 百 分 表 ) 0. 02mm 一 件 
10 平板 500mm x500mm 一 块 
11 V 形 架 1 级 一 对 
12 百 分 表 及 表 座 、 表 架 百 分 表 1 ~3mm 0. 01 mm 一 套 
13 方 箱 = 个 
14 量 块 一 套 
15 辅 件 红 丹 油 
16 正 弱 规 长 度 不 小 于 100mm 一 个 
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五 、 检 测 键 零 件 
1. 图 样 技术 要 求 (图 5) 


GB/T 4459.5 




















图 5 封闭 键 槽 零件 


2. 检测 项 目 及 评分 要 求 ( 表 9) 


表 9 检测 项 目 及 评分 要 求 
























































































































































序 、 配 全 ge 得 
号 检测 项 目 分 评定 标准 实测 结 明 量具 及 检测 方法 分 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
1 区 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
2 d, .039 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
3 | 槽 宽 h'0” 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
八 美 东 轩 内 得 满 4 
槽 底 到 外 在 公 s 范 1 内 得 满分 ， 
4 让 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
圆 Dp 6 25 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
5 Li +0.2 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
6 L, +0.2 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
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试题 库 | | 于 
( 续 ) 
序 配 、 本 、 得 
号 | 检测 项 目 | 分 评定 标准 实测 结果 重用 量具 及 检测 方法 网 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
7 Ls +0.3 超 差 未 过 1 信 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
8 Ls +0.3 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
槽 对 $32 基准 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
9 | ”轴线 的 对 超 差 未 过 1 倍 得 12 
称 度 误 差 5) 分 值 
本 在 公差 范围 内 得 满分 
基准 4 ， 
10 | 超 差 未 过 1 们 得 172 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
了 
| 超 差 未 过 1 信 得 12 
eS 分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
12 Ra32 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
13 R32 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
扣 分 理由 分 值 合计 总 分 














3. 检测 量具 准备 ( 表 10) 



































表 10 检测 量具 准备 
序号 名 称 规 格 分 度 值 数量 
1 外 径 千分尺 0 ~25mm 0. 01 mm 一 把 
2 外 径 千分尺 25 ~ 50mm 0. 01 mm 一 把 
3 游标 卡尺 0 ~ 150mm 0. 02mm 一 把 
4 内 测 千分尺 5 ~30mm 0. 01mm 一 件 
5 平板 500mm x 500mm 一 块 
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用 宙 械 产品 检验 工 〈 基 础 知识 “中 级 ) 
续 ) 
序号 名 称 规 格 分 度 值 数量 
6 V 形 架 1 级 一 对 
7 百 分 表 及 表 座 、 表 架 百 分 表 1 ~3mm 0. 01 mm 一 套 
8 杠杆 百 分 娃 0 ~0. 8mm 0. 01 mm 一 块 
9 游标 高 度 卡尺 0 ~300mm( 可 装 杠 杆 百 分 表 ) 0. 02mm 一 件 
10 量 块 一 套 
11 辅 件 键 一 件 





六 、 检 测 花 键 零件 


1. 图 样 技术 要 求 
图 6 所 示 是 铣削 加 工 的 花 键 零件 ， 材 料 为 合金 结构 钢 40Cr， 具 有 较 高 的 强度 。 





2XB2.5/8 
GB/T 4459.5 
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/1/ 10.05| 4-B 人 
en 
三 |0.10| 4-B| 了 引 
J 刁 
wh 
寺 oo 
S Ca] 
Le 
天 
+ 
~ 
图 6 人 花 键 零件 





2. 检测 项 目 及 评分 要 求 ( 表 11) 
表 11 检测 项 目 及 评分 要 求 
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未 注 倒 角 C1.5 








































































































序 L se s 得 
了 | 检测 项 目 | 下 评定 标准 实测 结果 使 用 量具 及 检测 方法 
号 分 分 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
1 di +0.2 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
2 d, +0.2 超 差 未 过 1 信 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
3 ds +0. 105 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
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试题 库 【 避 
( 续 ) 
序 y 配 je 实测 结果 使 用 量具 及 检测 方法 网 
检测 项 目 分 评定 标准 实测 结果 量具 及 检 疯 分 
号 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
4 二 起 引 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
5 h+0.045 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
6 Li +0.2 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
7 L, +0.5 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
8 Ls +0.5 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
d25 轴线 与 基 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
9 | 准 4 轴 线 的 同 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
轴 度 误差 8) 分 值 
花 键 键 侧 的 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
10 | 平行 度 误差 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
0 分 值 
花 键 键 侧 的 对 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
11 称 度 误差 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
6 分 值 
基准 4 去 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
1 有 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
粗 烽 度 分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
13 Re32 超 差 未 过 1 信 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
14 Re 63 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
扣 分 理由 分 值 合计 总 分 
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3. 检测 量具 准备 ( 表 12 ) 
表 12 检测 量具 准备 
序号 名 称 规 格 分 度 值 数量 
1 外 径 千 分 尺 0 ~25mm 0. 01 mm 一 把 
蚊 外 径 千 分 尺 25 ~S0mm 0. 01 mm 一 把 
3 游标 卡尺 0 ~ 150mm 0. 02 mm 一 把 
4 游标 卡尺 0 ~300mm 0.02mm 一 把 
5 表面 粗糙 度 比 较 样 块 铣削 加 工 用 
6 平板 S00mm xS00mm 一 块 
7 V 形 架 1 级 一 对 
8 百 分 表 及 表 座 、 表 架 百 分 表 1 ~3mm 0. 01 mm 一 套 
9 杠杆 百 分 寺 0 ~0. 8mm 0. 01mm 一 块 
10 游标 高 度 卡尺 0 ~300mm( 可 装 杠杆 百 分 表 ) 0. 02mm 一 件 
11 量 块 _- 套 
12 带 前 后 顶尖 支架 的 检验 平台 下 
七 、 检 测 机 床 丝 杠 
1. 图 样 技术 要 求 
图 7 所 示 为 磨 前 加 工 的 机 床 丝 杠 ， 丝 杠 精 度 为 7 级 。 
| 8 会 
/oo015|4 名 | 由 二 
中 引 
~ I 104 S Ral6 区 
从 31 \ ~ ES S 一- 
外。 >|5 6 四 二 2x05 TH3Xl.1 10 
170 5 60 20 
Ral.6 
_ 285 二 | 
I 放 大 
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0D2 了 好 
G19.5-0423 





图 7 机 床 丝 杠 


































































































































































































试题 库 用 
2. 检测 项 目 及 评分 要 求 ( 表 13) 
表 13 检测 项 目 及 评分 要 求 
En 得 
二 | 闪 测 项 目 | 下 评定 标准 实测 结 3 使 用 量具 及 检测 方法 。 | 分 
号 分 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
1 di +0.2 超 差 未 过 1 信 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
2 d, +0.2 超 差 未 过 1 信 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
3 d +0.2 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
4 da -0.028 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
5 ig 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 
梯形 螺 
| 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
es 在 公差 范围 内 得 满分 
梯形 螺 s 
| 超 差 未 过 1 信 得 1/2 
中 径 必 分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
ee 
| 超 差 未 过 1 借 得 1/2 
a 分 值 
oe 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
| 超 差 未 过 1 借 得 172 
螺 距 PP 分 信 
os 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
10 | 大 各 | | 起 差 未 过 1 信 得 12 
E 分 值 
| 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
普通 螺 纪 
| 超 差 未 过 1 信 得 1/2 
人 分 什 
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( 续 ) 
序 | 配 a ee 本 让 得 
号 检测 项 目 分 评定 标准 实测 结果 使 用 量具 及 检测 方法 分 
SN 在 公差 范围 内 得 满分 
普通 螺纹 中 ， 
12 ee 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
I 分 值 
0 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
四 闫 二 A ty 4 日 
13 (两 处 ) ON 音 得 1/2 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
14 L, +0.2 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
15 Ls +0.3 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
16 L +0.5 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
17 Ls +0.2 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
18 Ls +0.5 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
梯形 螺纹 相 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
19 | 对 基准 4 的 圆 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
跳动 误差 8 分 值 
中 18 对 基准 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
20 | 4 一 8 的 圆 跳 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
动 误差 6 分 值 
a 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
| 超 差 未 过 1 倍 得 172 
粗糙 度 分 值 
梯形 螺纹 牙 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
22 侧 表 面 粗 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
糙 度 v 分 值 
398 




































































试题 库 ， 央 
( 续 ) 
序 、 配 ER ey 得 
可 检测 项 目 评定 标准 实测 结果 使 用 量具 及 检测 方法 
号 分 分 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
23 R04 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
24 R16 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
扣 分 理由 分 值 合计 总 分 














3. 检测 量具 准备 ( 表 14) 


表 14 检测 量具 准备 











































































































序号 名 称 规 格 分 度 值 数量 
1 数 显 外 径 和 干 分 尺 0 ~25mm 0. 002mm 二 把 
2 游标 卡尺 0 ~ 150mm 0. 02mm 一 把 
3 游标 卡尺 0 ~300mm 0. 02mm 一 把 
4 I 型 游标 万 能 角度 尺 0° ~320° 2 一 件 
5 平板 500mm x500mm 一 块 
6 V 形 架 1 级 一 对 
7 百 分 表 及 表 座 、 表 架 百 分 表 1 ~3mm 0. 01 mm 一 套 
8 三 针 0. 866mm 或 1.008mm 一 套 
9 至 钙 2.595mm 或 3. 106mm 一 套 
10 杠杆 百 分 圭 0 ~0. 8mm 0. 01 mm 一 块 
11 游标 高 度 卡尺 0 ~300mm( 可 装 杠杆 百 分 表 ) 0. 02mm 一 件 
12 量 块 二 大 
13 表面 粗糙 度 比较 样 块 磨 削 = 大 
14 辅 件 黄油 
15 
16 





八 、 检 测 螺母 
1. 图 样 技术 要 求 











图 8 所 示 为 磨 前 加 工 的 螺纹 环 规 的 通 规 ， 材 料 为 T7A， 热 处 理 济 火 硬度 60 ~ 64HRC。 
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打 标 记 






M33X1.5 








图 8 螺纹 环 规 


2. 检测 项 目 及 评分 要 求 ( 表 15) 
表 15 ”检测 项 目 及 评分 要 求 

























































































语 E 、 本 性 ge 得 
| 检测 项 目 | 下 评定 标准 实测 结果 使 用 量具 及 检测 方法 | 人 
号 分 的 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
1 di +0.3 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
2 万 人 0 全 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公 这 是 | 得 潍 / 
Me 在 公差 范 内 得 满分 ， 
3 的 塞 规 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
中 分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
4 Li +0.2 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
5 网 纹 m 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 





Ra 0.2 
6 | 过 两 处 


7 yh Ra 0.8 

















扣 分 理由 分 值 合计 总 分 
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3. 检测 量具 准备 ( 表 16) 


表 16 检测 量 测 准备 


















































序号 名 称 规 格 分 度 值 数量 
1 游标 卡尺 0 ~ 150mm 0. 02mm 一 把 
2 内 测 千 分 尺 30 ~50mm 0. 01 mm 各 一 件 
3 M33 x1.5 的 塞 规 通 、 止 规 各 一 件 
4 表面 粗糙 度 比 较 样 块 磨 工 一 套 





九 、 检 测 箱 体 


1. 图 样 技术 要 求 
图 9 所 示 为 箱 体 零件 一 一 箱 座 ， 

















箱 盖 标 注 与 此 相似 ， 可 以 带 箱 盖 检 测 




























































































































































































































































































技术 要 求 
1. 未 注 公差 尺寸 按 GB/T 1804-m。 























1/ 10.019CZ1C-D 











2. 公 差 原则 按 GB/T 4249。 
3. 未 注 几 何 公 差 按 GB/T 1184-K。 
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到 机 械 产品 检验 工 〈 基 础 知识 “中 级 ) 





2. 检测 项 目 及 评分 要 求 ( 表 17) 


表 17 检测 项 目 及 评分 要 求 


































































































































































































序 L 、 二 二 、 3 ee 得 
机 检测 项 目 > 评定 标准 实测 结 遇 更 用 量具 及 检测 方法 A 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
1 | 由 区 92 两 处 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
2 | J 堆 3 两 处 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
. 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
3 ee 超 差 未 过 1 倍 得 172 
阁 生 Ws 
分 值 
对 基准 4 的 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
4 | ”垂直 度 误 超 差 未 过 1 倍 得 102 
差 8 分 值 
对 基准 B 的 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
5 垂直 度 误 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
差 8 分 值 
对 基准 C 的 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
6 | “垂直 度 误 超 差 未 过 1 倍 得 102 
差 6， 分 值 
\ 差 范围 内 得 满 4 
对 基准 万 的 下 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
CA 天上 四 光 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
又 
分 值 
对 公共 基准 
es 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
8 a 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
的 同 轴 度 误 分 什 
差 6, (两 处 ) 
对 公共 基准 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
9 Eee 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
的 同 轴 度 误 分 信 
差 66( 两 处 ) 
对 公共 基准 
Pt 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
信 | 二 全 名 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
, 分 值 
差 5 (两 处 ) 
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试题 库 省 
( 续 ) 
序 检测 项 配 评定 标准 实测 结 征用 量具 及 检测 方 ; 得 
号 丛 测 项 目 分 评定 标准 实测 结果 使 用 量具 及 检测 方法 分 
四 个 孔径 的 圆 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
11 柱 度 误差 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
67( 四 处 ) 分 值 
扣 分 理由 分 值 合计 总 分 

















3. 检测 量具 准备 ( 表 18) 


表 18 检测 量具 准备 















































序号 名 称 规 格 分 度 值 数量 
1 游标 卡尺 0 ~300mm 0. 02mm 一 把 
2 外 径 千 分 尺 225 ~250mm 0.01 一 把 
3 内 径 指示 表 50 ~ 100mm ,100 ~ 160mm 0. 001 各 一 把 
4 平板 500mm x 500mm 一 块 
5 百 分 表 及 表 座 、 表 架 百 分 表 1 ~3mm 0. 01 mm 一 套 
6 杠杆 百 分 寺 0 ~0. 8mm 0. 01 mm 一 块 
7 游标 高 度 卡尺 0 ~500mm( 可 装 杠 杆 百 分 表 ) 0. 02mm 一 件 
8 方 箱 一 个 
9 量 块 一 套 





十 、 检 测 齿 软 


1. 图 样 技 术 要 求 
图 10 所 示 是 磨 前 加 工 的 直 齿 圆柱 齿轮 ， 材料 为 40Cr， 热 处 理 调 质 220 ~250HBW， 齿 


























G150-0 22 


















图 10 直 齿 圆柱 

















法 向 模 数 Smm 
具 数 28 
压力 角 20° 
螺旋 角 0 





径 辣 变 位 系 娄 0 





齿轮 精度 等 级 6GB/T 10095.1 一 2008 








公法 线 平均 长 度 |53.623-8939mm 











跨 齿 4 








技术 要 求 
1. 调 质 : 220~250HBW。 


2. 感 应 泽 火 : 具 面 硬度 50~55HRC。 


和 


芭 
蕉 
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大 | 机 械 产 品 检验 工 (基础 知识 中 级 ) 





面 硬 度 50 ~55HRC， 齿 轮 精 度 等 级 是 6 级 。 
2. 检测 项 目 及 评分 要 求 ( 表 19) 
表 19 检测 项 目 及 评分 要 求 











































































































































































































序 配 ei pe 人 ps 得 
号 检测 项 目 分 评定 标准 实测 结果 使 用 量具 及 检测 方法 分 
公差 范围 内 得 满 4 

尖顶 圆 直径 在 公差 范围 内 得 满分 ， 

1 6 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
di -0. 22 分 值 

在 公差 范围 内 得 满分 ， 

2 Di +0.3 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 

在 公差 范围 内 得 满分 ， 

3 力 0 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 

公法 线 长 度 在 公差 范围 内 得 满分 ， 

4 i 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
Ll 一 0.224 分 值 

在 公差 范围 内 得 满分 ， 

5 L, +0.2 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 

在 公差 范围 内 得 满分 ， 

6 Ls +0.3 超 差 未 过 1 信 得 1/2 
分 值 

在 公差 范围 内 得 满分 ， 

7 齿 厚 六 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 

a 在 公差 范围 内 得 满分 ， 

齿 面 表 a 

8 粗糙 度 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 

0 分 值 
公差 范 于 内 得 满 4 

小 孔径 表面 在 公 s 范 1 内 得 满分 ， 

9 粗糙 度 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
9g/ 7 分 值 

在 公差 范围 内 得 满分 ， 

10 SAE 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 















































































































































试题 库 省 
( 续 ) 
序 > 测 项 配 评定 标准 实测 结 因 有 具 及 检测 方 ; 得 
号 检测 项 目 分 评定 标准 实测 结果 使 用 量具 及 检测 方法 分 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
11 SR16 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
扣 分 理由 分 值 合计 总 分 
3. 检测 量具 准备 ( 表 20) 
表 20 检测 量具 准备 
序号 名 称 规 格 分 度 值 数量 
1 外 径 千 分 尺 125 ~ 150mm 0. 01 mm 一 把 
2 外 径 生 分 尺 150 ~ 175mm 0. 01 mm 一 把 
3 游标 卡尺 0 ~150mm 0. 02 mm 一 把 
4 内 测 千分尺 30 ~ 50mm 0. 01 mm 一 件 
5 公法 线 千 分 尺 
6 游标 齿 厚 卡尺 
平板 S00mm x S00mm 一 块 
8 V 形 架 1 级 一 对 
9 百 分 表 及 表 座 、 表 架 百 分 表 1 ~3mm 0. 01mm 一 套 
10 杠杆 百 分 寻 0 ~0.8mm 0. 01mm 一 块 
11 游标 高 度 卡尺 0 ~300mm( 可 装 杠 杆 百 分 表 ) 0. 02mm 一 件 
12 方 箱 一 个 
13 量 块 一 套 
十 一 、 检 测 多 角 样 板 
1. 图 样 技术 要 求 
图 11 所 示 是 钳工 加 工 的 多 角度 样板 ， 材 料 为 45 钢 。 
51 23 
Ra 1.6 
Ty 
图 11 多 角 样 板 
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大 | 机 械 产 品 检验 工 (基础 知识 中 级 ) 





2. 检测 项 目 及 评分 要 求 ( 表 21) 
表 21 检测 项 目 及 评分 要 求 


; LE a 
检测 项 目 . 评定 标准 实测 结果 使 用 量具 及 检测 方法 


















































倍 得 1/2 





在 公差 范围 内 得 满分 ， 
3 aa3 +4' 超 差 未 过 1 信 得 1/2 
分 值 








在 公差 范围 内 得 满分 ， 
4 ou +4’ 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 























在 公差 范围 内 得 满分 ， 
5 Qs +4" 超 差 未 过 1 信 得 1/2 
分 值 








在 公差 范围 内 得 满分 ， 
6 Li +0.2 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 














在 公差 范围 内 得 满分 ， 
也 L, +0.2 超 差 未 过 1 信 得 1/2 




















在 公差 范围 内 得 满分 ， 
8 万 十 0.3 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 

















在 公差 范围 内 得 满分 ， 




















在 公差 范围 内 得 满分 ， 
10 Ls +0.04 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 





在 公差 范围 内 得 满分 ， 
11 Ls +0.3 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
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冰 从 































































































试题 库 书 
( 续 ) 
序 ji 配 i a NE 得 
号 检测 项 目 分 评定 标准 实测 结果 更 用 量具 及 检测 方法 分 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
12 | 厚度 h+0.2 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
分 值 
对 基准 4 的 在 公差 范围 内 得 满分 ， 
13 垂直 度 误 超 差 未 过 1 倍 得 1/2 
差 6( 两 处 ) 分 值 
在 公差 范围 内 得 满分 ， 
14 < 超 差 未 过 1 倍 得 172 
分 值 
扣 分 理由 分 值 合计 总 分 














3. 检测 量具 准备 〈 表 22 ) 


表 22 检测 量具 准备 











































































































序号 名 称 规 格 分 度 值 数量 
1 游标 卡尺 0 ~ 150mm 0. 02 mm 一 把 
2 游标 深度 卡尺 
3 I 型 游标 万 能 角度 0° ~320° 2 一 件 
4 直角 尺 0 级 一 件 
5 塞 规 0. 02 ~ lmm 一 套 
6 平板 300mm x 300mm 一 块 
7 V 形 架 1 级 一 对 
8 百 分 表 及 表 座 、 表 架 百 分 表 1 ~3mm 0. 01 mm 一 套 
9 杠杆 百 分 午 0 ~0. 8mm 0. 01 mm 一 块 
10 游标 高 度 卡尺 0 ~300mm( 可 装 杠杆 百 分 表 ) 0. 02mm 一 件 
11 正弦 规 长 度 不 小 于 100mm 一 个 
12 量 块 一 套 
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模拟 试卷 样 例 








一 、 填 空 题 (请 将 正确 答案 填 入 括号 内 ， 每 题 2 分 ， 共 20 分 ) 


1 ) 是 为 确定 被 测量 值 是 否 达到 预期 要 求 所 进行 的 测量 ， 也 就 是 通过 观 
察 和 判断 ， 适 当时 结合 测量 、 试 验 所 进行 的 符合 性 评价 。 

2. 产品 质量 检验 按 生产 流程 划分 为 : 进货 检验 、( ) 、 最 终 检 验 。 

3. 一 张 完 整 的 零件 图 包括 : ( )、 完 整 的 尺寸 、 必 要 的 技术 要 求 和 标 
题 栏 。 

4. 从 测量 噩 具 的 读数 装置 上 直接 得 到 被 测量 的 数值 或 对 标准 值 的 偏差 称 为 
( ) 测量 。 

5. 对 同一 被 测量 的 ( ) 过 程 中 ,保持 恒定 或 以 可 预知 方式 变化 的 测量 
误差 的 分 量 ， 称 为 系统 误差 。 

6. ( ) 是 指 与 测量 结果 相关 联 的 参数 ， 表 征 合 理 地 赋予 被 测量 值 的 分 散 
生 。 它 过 去 定义 为 : 由 于 测量 误差 的 存在 而 对 被 测量 值 不 能 肯定 的 程度 (怀疑 程度 ) 。 

7. 为 了 彻底 解决 问题 ， 避 免 重复 发 生 ， 必 须 按 五 归 零 原则 逐 项 落实 ; 质量 问题 的 




























































































pe 





























管理 归 零 是 指 由 于 管理 原因 造成 的 产品 质量 问题 的 归 零 工作 。( ) 是 指 过 程 
清楚 、 责 任 明 确 、 措 施 落实 、 严 肃 处 理 、 完 善 规章 。 
8. 所 谓 ( ) ， 就 是 将 两 根 按 一 定 要 求 刻 上 线 的 直 尺 对 齐 或 重合 后 ， 其 中 


一 根 固定 不 动 ， 男 一 根 沿 着 它 作 相对 滑动 。 固 定 不 动 的 直 尺 称 为 主 尺 ， 沿 主 尺 滑动 的 直 
尺 称 为 游标 尺 ( 简称 游标 ) 。 

9. 人 ) 使 用 注意 事项 : 底板 的 测量 面 和 工件 被 测 面 擦 干 净 ;， 应 经 
对 零 位 是 否 正确 ; 在 每 次 更 换 测 杆 后 ， 必 须 用 调整 量具 校正 其 示 值 ， 如 无 调整 量具 
用 量 块 校正 ; 测量 时 ， 测 量 底板 与 被 测 工件 表面 保持 紧密 接触 ， 测 量 杆 轴线 与 被 测 工 
的 测量 面 保 持 垂 直 。 
10. 用 直角 尺 测 量 看 光 陀 时， 要 看 最 大 光 隐 是 在 长 边 的 顶端 还 是 在 底 端 ， 这 样 来 
( ) 被 测 角 是 小 于 90° 还 是 大 于 90°。 


二 、 选 择 题 〈 将 正确 答案 的 字母 填 人 括号 内 , 每 题 1 分 ， 共 30 分 ) 
| ) 是 利用 螺旋 副 原理 将 测 微 螺杆 的 旋转 运动 变 成 直线 位 移 ， 测 微 螺杆 











常 校 
， 可 


























守 
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模拟 试卷 样 例 ， 硬 

















在 轴 心 线 方 向 上 移动 的 距离 与 螺杆 的 转角 成 正比 。 
A. 游标 卡尺 B. 外 径 千 分 尺 C. 百 分 表 D. 万 能 角度 尺 
2. 在 角度 标准 量具 中 ， 分 度 精度 由 低 到 高 的 次 序 为 ( )s 
A. 角度 量 块 、 正 多 面 楼 体 、 多 齿 分 度 盘 B. 多 齿 分 度 盘 、 角 度量 块 、 正 多 面 棱 体 
C. 正 多 面 棱 体 、 角 度量 块 、 多 齿 分 度 盘 ”D. 多 齿 分 度 盘 、 正 多 面 棱 体 、 角 度量 块 
3. 在 检测 螺纹 过 程 中 ， 当 用 最 佳 三 针 测 量 时 ， 三 针 与 两 牙 侧 接触 点 之 间 的 距离 等 
于 螺 距 公称 尺寸 的 一 半 ， 此 时 测 得 的 为 螺纹 的 〈 ) 
A. 小 径 B. 大 径 C. 单一 中 径 D. 中 径 
4. 检测 工件 时 ， 首 先 要 校 零 。 现 在 用 25 ~ 50mm 的 外 径 千 分 尺 测 量 某 工 件 : 校 标 准 
的 25mm 时 ， 读 数 为 23.02， 那 么 测量 工件 时 的 读数 为 28. 39， 请 问 ， 该 工件 的 实测 值 为 



























































( ) mm。 
A. 28. 37 B. 28. 39 C. 28. 40 D. 28.41 
5. 评定 同 轴 度 和 对 称 度 时 ， 拟 合 要素 的 理论 正确 尺寸 为 ( ) 。 
A. 正 值 B. 负 值 C. 零 D. 正 值 或 负 值 





6. ( ) 是 一 种 没有 刻度 的 专用 检验 工具 。 用 它 来 检验 工件 时 只 能 确定 工件 
是 否 在 允许 的 极限 尺寸 范围 内 ， 而 不 能 测 出 工件 的 实际 尺寸 。 

A. 游标 卡尺 B. 千分尺 C. 万 能 角度 尺 D. 光滑 极限 量规 

7. GBAT 1958 一 2004《 产 品 几 何 量 技术 规范 (GPS) ”形状 和 位 置 公差 检测 规定 》 
中 规定 了 ( ) 种 几何 误差 检测 原则 。 























A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 

8. 开 型 游标 万 能 角度 太 有 ( ) 个 测量 面 。 

A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 

9. 在 测量 过 程 中 ， 因 测量 仪器 、 测 量 方法 、 测 量力 等 原因 会 引起 误差 。 在 对 同一 
被 测量 的 多 次 测量 过 程 中 ， 保 持 恒 定 或 以 预知 方式 变化 的 测量 分 量 称 为 ) 。 

A. 系统 误差 B. 随机 误差 C. 粗大 误差 D. 操作 误差 

10. 下 列 量具 中 ， 既 能 作为 绝对 测量 ， 又 能 作为 相对 测量 的 量具 是 ( ) 。 

A. 杠杆 千分尺 B. 外 径 千 分 尺 C. 杠杆 卡 规 D. 内 径 千 分 

11. 用 干涉 显微镜 测量 精 加 工 机械 零 件 时 ， 干 涉 条 纹 为 ( ) 。 

A. 平行 直 纹 B. 垂直 直 纹 C. 困 弘 D. 弯曲 条 纹 

















12. 在 使 用 百 分 表 测量 工件 时 ， 根 据 被 测 件 的 形状 、 表 面 粗糙 度 和 材料 的 不 同 ， 应 
选用 适当 形状 的 测量 头 。 球 形 件 应 用 ( ) 来 测量 。 

A. 平 测量 头 B. 球面 测量 头 

C. 尖 形 测量 头 D. 曲率 半径 很 小 的 测量 头 

13. 在 确定 被 测 件 的 几何 公差 时 ， 表 面 粗糙 度 值 一 般 应 ( ) 形状 公差 。 


By 









































大 大 下 B. 小 于 C. 等 于 D. 不 确定 
14. 用 正弦 规 测量 角度 值 属 于 ( ) 测量 。 
A. 间接 B. 直接 C. 相对 D. 动态 
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15. 直角 尺 按 制造 精度 分 为 〈 


) 级 、0 级 、1 级 和 2 级 四 个 精度 等 级 。 











A. 01 B. 02 C. 03 D. 00 

16. 用 完整 螺纹 牙 型 量规 检验 螺纹 属于 ( ) 测量 。 

A. 静态 B. 动态 C. 单项 D. 综合 

17. 对 于 刚性 差 、 硬 度 低 的 软 金属 或 薄型 、 微 型 零件 应 选用 ( ) 测量 硕 具 


测量 。 























A. 光学 B. 接触 C. 非 接触 D. 力量 型 

18. 测量 过 程 中 ， 因 温度 、 压 陷 效 应 及 零件 形状 误差 引起 的 不 确定 度 约 为 安全 裕 度 
A 的 ( ) 售 。 

A. 0. 15 B. 0. 30 C. 0. 45 D. 0. 60 


19. 按照 内 缩 验收 极限 检验 零件 时 ， 用 于 生产 的 公差 应 比 零 件 规定 的 公差 ( ) 


















































A. 缩小 一 个 B. 缩小 两 个 C. 增 大 一 个 D. 增 大 两 个 

20. 数据 3. 1416 的 有 效 位 数 是 ( ) Me 

A. 三 位 B. 四 位 C. 五 位 D. 六 位 

21. 百 分 表 的 测量 范围 一 般 为 0~3mm、0 ~5mm、0 ~ 10mm， 大 量程 百 分 表 的 测量 
范围 可 达 ( ) mm。 

A. 20 B. 30 C. 50 D. 100 

22. 量 块 的 主要 特性 有 ( a 

A. 研 合 性 B. 稳定 性 C. 耐 磨 性 D. 研 合 性 、 稳 定 
性 、 耐 磨 性 

23. 自 准 直 仪 是 测量 ( ) 的 光学 量 仪 。 

A. 直线 度 B. 垂直 度 C. 微小 倾角 D. 较 大 倾角 











24. 当 零 件 的 内 部 形状 比较 复杂 时 ， 视 图 中 的 虚线 也 将 增多 ， 这 会 给 识 图 带 来 困难 ， 
同时 标注 尺寸 也 不 方便 。 为 了 清晰 地 表达 零件 的 内 部 形状 和 结构 ， 可 采用 ( ) 的 
表达 方法 。 
A. 主 视图 B. 剖 视 图 C. 俯视 图 D. 左 视 图 
25. 由 于 重力 的 作用 ， 不 论 水 平 仪 放 在 什么 位 置 ， 玻 璃 管内 的 液体 均 向 低 处 流 ， 气 
泡 向 高 处 升 ， 所 以 ， 和 气泡 永远 停留 在 玻璃 管内 的 ( ) 。 
A. 最 高 处 B. 最 低 处 C. 中 心 
26. 三 坐标 测量 机 ( ) 阿 贝 误差 。 

















D. 不 确定 









































A. 不 存在 B. 可 补偿 完全 消除 C. 无 法 根本 消除 D. 控制 温度 可 
消除 

27. 法 定 计 量 单位 中 ， 长 度 的 基本 单位 为 ( ) 。 

A. mm B. cm C. dm D. m 

28. 用 综合 量规 检测 轴 或 筷 轴 线 的 直线 度 时 ， 综合 量规 ( ) 被 测 轴 或 孔 。 





A， 必 须 通 过 B. 不 能 通过 
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C. 一 端 通过 、 一 端 不 通过 D. A+C 

29. 单 件 小 批量 生产 时 ， 零 件 的 实际 尺寸 大 多 靠近 ( ) 尺寸 。 

A. 最 小 实体 尺寸 。 ” B. 最 大 实体 尺寸 。 C. 公差 上 限 公差 中 部 
30. 对 于 精密 零件 进行 多 次 测量 时 ， 其 测量 次 数 ( ) 次 为 宜 。 

A. >3 B. 3~5 C. 5~15 D. >15 
三 、 判 断 题 (对 打 “V”, 错 打 “x”。 每 小 题 1 分 ,共计 30 分 ) 





( ) 1. 小 (30 +0.0210)mm 了 筷 与 $30 mm 轴 相 配合 是 属于 过 渡 配 合 。 





( ) 2. 量 块 要 成 对 使 用 ， 即 通 规 和 卡 规 同 时 使 用 ， 只 使 用 其 中 
错误 的 ， 而 且 是 非常 危险 的 。 























一 种 就 下 结论 是 


( ) 3. 量 块 、 直 角 有 斥 、 圆 柱 角 斥 、 表 面 粗糙 度 比较 样 块 等 均 属 专用 量 仪 。 
( ) 4. 表面 粗粮 度 影 响 和 零件 的 耐 磨 性 ， 表 面 越 粗糙， 摩擦 因数 就 越 小 ， 两 相对 




































































不 会 引起 被 测 
薄 壁 被 测 件 的 


运动 的 表面 磨损 就 越 慢 。 
( ) 5. 用 于 检验 机 械 加 工 表 面 的 表面 粗糙 度 比较 样 块 ， 应 给 定 加 工 方 法 、 表 面 
形状 与 纹理 等 要 求 。 
( 因为 内 径 百 分 表 活 动 测 头 的 测 力 和 定位 护 桥 的 压力 较 小 ， 
件 变 形 ， 也 不 会 造成 测量 结果 的 不 准确 ， 所 以 可 以 使 用 内 径 百 分 表 测量 
孔径 。 


( ””) 7. 指示 表 是 利用 齿轮 、 杠 杆 、 弹 签 等 传动 机 构 ， 把 测量 杆 的 微量 移动 转换 








为 指针 的 转动 ， 从 而 指示 出 示 值 的 量具 。 














( ) 8. 量 块 按 级 使 用 时 ， 用 量 块 的 标 称 尺寸 作为 工作 尺寸 ; 按 等 使 用 时 ， 用 量 


块 的 实际 检测 值 作为 工作 尺寸 。 
( ) 9. 万 能 工具 显微镜 的 主 显微镜 可 以 上 下 移动 和 左右 摆动 。 
( ) 10. 平面 平 晶 只 有 一 个 工作 面 ， 而 平行 平 唱 有 两 个 工作 面 。 





( ) 11. 根据 测量 方法 极限 误差 选用 测量 器 具 时 ， 精 度 系数 天 的 取 值 一 般 在 
1/3 ~1/10 范围 内 ， 高 精度 零件 取 1/3， 低 精度 零件 取 1/10， 一 般 零 件 取 1/5。 

















( ) 12. 力度 、 同 轴 度 同属 于 位 置 公 





( ) 13. 基本 偏差 为 一 定 的 孔 的 公 \ 关 带 ， 与 不 同 基 本 偏差 的 轴 的 公差 带 形 成 各 





种 配合 的 一 种 制度 ， 称 为 基 轴 制 。 








) 14. 三 坐标 测量 机 的 主要 组 成 部 分 有 : 主机 、 测 头 和 电子 电气 系统 。 





) 15. 杠杆 齿轮 比较 仪 是 专门 用 于 测量 齿轮 的 比较 仪器 。 











( 

( 

( ) 16. 现代 圆 度 仪 不 仅 可 以 测量 圆 度 、 圆 柱 度 ， 而 且 可 以 测 
度 、 垂 直 度 等 。 
































量 直线 度 、 平 行 


( ) 17. 量具 量 仪 的 测 头 与 被 测 件 表面 直接 接触 并 有 机 械 作 用 的 测 力 存 在 的 测 








量 为 间接 测量 。 











( ) 18. 生产 和 检验 共用 的 检测 设备 用 作 检 验 前 ， 应 对 其 进行 校准 或 校 验 并 做 
能 用 


好 记录 ， 以 证 明 其 能 用 于 产品 的 接收 。 对 监视 和 测量 装置 产生 怀疑 时 ， 





使 用 单位 (或 
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使 用 人 ) 要 立即 停止 使 用 ， 重 新 进行 确认 ， 但 必须 受 确认 周期 制约 。 

( ) 19. 检验 是 确定 被 测量 值 真 值 的 方法 。 

( ) 20. 40Cr 是 优质 碳 素 结构 钢 。 

( ) 21. 当 零 件 所 有 的 表面 具有 相同 的 表面 粗糙 度 要求 时 ， 其 符号 、 代 号 可 在 
图 样 的 右上 角 统 一 标注 。 

( ) 22. 直角 尺 是 一 种 利用 活动 直 尺 测量 面相 对 于 基 尺 测量 面 的 旋转 ， 对 该 两 
测量 面 间 分 隔 的 角度 进行 读数 的 角度 测量 器 具 。 

( ) 23. 无 论 是 外 螺纹 还 是 内 螺纹 ， 在 剖 视 或 断面 图 中 的 剖面 线 都 应 画 到 大 径 
线 上 。 

( ) 24. 同一 零件 在 各 个 视图 中 的 剖面 线 方向 和 间距 应 一 致 。 

( ) 25. 产品 质量 检验 按 检验 地 点 划分 为 :固定 检验 、 流 动 检验 、 就 地 检验 。 

( ) 26. 测量 不 确定 度 是 指 ， 与 测量 结果 相关 联 的 参数 ， 表 征 合 理 地 赋予 被 测 
量 值 的 分 散 性 。 

( ) 27. 测量 基准 面 的 选择 原则 ， 一般 测量 基准 面 不 应 与 设计 基准 面 、 工 艺 基 
准 面 、 装 配 基准 面相 一 致 。 

( ) 28. 游标 类 器 具 ( 游标卡尺、 分 光 计 度 盘 、 大 气压 计 等 ) 有 效 数字 的 读 
取 ， 一般 读 至 游标 最 小 分 度 的 整数 倍 。 

( ) 29. 行业 标准 是 指 对 全 国 经 济 技术 发 展 有 重大 意义 ， 需 要 在 全 国 范围 内 统 
一 的 技术 要 求 所 制定 的 标准 。 

( ) 30. 粗大 误差 是 指 ， 另 一 类 因为 读数 错误 、 操 作 失 当 等 原因 造成 的 明显 超 
出 规定 条 件 下 预期 值 的 误差 。 


四 、 简 答题 (每 题 5 分 , 共 10 分 ) 


1. 常用 的 测量 方法 分 为 哪 几 个 类 型 ? (5 分 ) 
2. 试 述 杠 杆 百 分 表 的 使 用 和 维护 保养 方法 。(5 分 ) 


五 、 计 算 题 (每 题 5 分 ， 共 10 分 ) 


1. 试用 总 块 数 为 83 块 和 总 块 数 为 38 块 的 量 块 ， 分别 组 合 64.75mm 的 尺寸 。 (5 
分 ) 















































































































































常用 成 套 量 块 尺寸 表 (摘自 GB/T 6093 一 2001) 





























套 别 总 块 数 组 别 尺寸 系列 /mm 间隔 /mm 块 数 
0.5 1 
1 1 
1. 001 ,1. 002,.… ,1. 009 0. 001 1 
2 83 0.12 1.01,1.02 ,…,1.09 0.01 49 
1,5,1.6,..,1,9 0.1 5 
2.0,2.5,..,9.5 0.5 16 
10,20,.…,100 10 10 
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( 续 ) 
套 别 总 块 数 组 别 尺寸 系列 /mm 间隔 /mm 块 数 
1 1 
1. 005 1 
0.01 
1.01,1.02,.…,1.09 9 
4 38 0,1,2 0.1 
1.1,1.2,.…,1.9 i 9 
2,3,.…,9 8 
10 
10 ,20 ,… ,100 10 


























2. 某 公司 生产 的 产品 一 一 注 壁 管件 如 下 图 所 示 ， 现 场 只 有 0 ~25mm 和 175 ~200mm 
的 外 径 千 分 尺 要 求 检验 外 径 D 和 内 径 4， 用 175 ~ 200mm 外 径 千 分 尺 测量 DD = 
185. 88mm， 用 0 ~25mm 外 径 千 分 尺 测量 的 壁 厚 4 =8.53mm， 外 径 千 分 尺 量 杆 直径 d, = 
6. Smm， 求 内 径 4 (要 求 有 公式 推导 过 程 ， 结 果 保 留 两 位 小 数 ) 。(5 分 ) 
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合 合 合 知 识 要 求 试题 答案 


一 、 判 断 是 


lLLV 2.x 3.V 4.x 5V 6V 7.x 8.V 9. x 

10.V lx 12x 13V 14.V 15.x 16x 17.V 18.V 
19.V 20.x 2LV 22x 23.V 24.x 25.V 26.x 27.V 
28.V 29.V 30x 3Lx 32V 33V 34V 35. x 36.V 
37.V 38.x 39.V 40.x 4V 42x 43.x 44.V 45.V 
46.V 41.x 48V 49.x 50V 5LV 52V 53.V 54.x 

55.x 56.V 57V 58.x 5.V 60.V 6.V 62.x 63.V 
64.V 65.V 66.x 67.x 68.V 69.V 70.x 71V 72.V 
73.M 74.x 75.x 76.V 77.V 78V 79.x 80.x 8LV 
82. x 83.V 84.x 85.V 86.x 87.V 88.V 89.V 90.x 

91. x 92.V 93.V 94.V 95.x 96.x 99.V 98V 99.V 
100. x 101. x 102.V 103.V 104. x 105. x 106.V 107.WV 108. x 
109.V 110.V 1 x 112. x 113.V 114.V 115.V 116. x 117.V 
118.V 119.V 120. x 121. x 122.V 123. x 124. x 125.V 126.V 
127. x 128.V 129. x 130. x 131.V 132.V 133.V 134.V 135. x 
136.V 137. x 138.V 139. x 140.V 141. x 142.V 143. x 144. x 
145.V 146.V 147.V 148. x 149. x 150. x 151.V 152.V 153.V 
154. x 155.V 156. x 157.V 158. x 159.V 160. x 161.WV 162. x 
163. VY 164. x 165. x 166. x 167. x 168.V 169.V 170.V 171.V 
172. x 173.V 174. x 175. x 176.V 177.V 178.V 179.V 180. x 
181.V 182.V 183. x 184. x 185.V 186. x 187.V 188. x 189.V 
190.V 191.V 192.V 193.V 194. x 195.V 
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二 、 选 择 题 

1.D 2.B 3.C 4.D 3;: CG 6.A 7.B 8. A 9.C 10. A 
ll.B 12.A 13.D 14.B 15.A 16.B 17.D 18.C 19.B 20.B 
21.A 22.C 23.D 24D 25.A 26.C 27.B 28.A 29.D 30.B 
31.A 32.C 33.D 34.D 35.A 36.D 37.B 38.A 39.C 40.A 
41.B 42.D 43.C 44.D 45.A 46.D 47.C 48.A 49.B 50.B 
51.D 52.C 53.A 54.D 55.A 56.C 57.B 58.C 59.D 60.A 
6l.B 62.C 63.D 64.A 65.B 66.D 67.B 68.C 69.B 70.A 
71.D 72.A 73.B 74.C 75.C 76.D 77.B 78.D 79.A 80.D 
81.C 82.D 83.A 84.B 85.C 86.B 87.C 88.C 89.B 90.D 
91.A 92.D 93.D 94.C 95.B 96.A 97.B 98.C 99.A 100.C 
101.D 102.A 103.C 104.B 105.A 106.D 107.D 108.C 109.B 110.B 
lll.C 112.B 113.D 114.A 115.B 116.B 117.C 118.D 119.A 120.C 
121.B 122.D 123.B 124.D 125.A 126.B 127.C 128.D 129.C 130.C 
131.B 132.A 133.D 134.A 135.C 136.C 137.B 138.D 139.A 140.D 
141.A 142.B 143.C 144.A 145.B 146.D 147.B 148.D 149.C 150.A 
151.B 152.D 153.C 154.C 155.C 156.B 157.D 158.B 159.D 160.A 
161.B 162.D 163.B 164.A 165.C 166.D 167.B 168.A 169.B 170.C 
171.B 172.A 173.C 174.D 175.B 176.D 177.A 178.B 179.C 180.C 
181.D 182.A 183.B 184.A 185.C 186.D 187.D 188.B 189.A 190.D 
191.D 192.C 193.A 194.D 195.C 196.B 197.C 198.C 199.A 200.B 
201.B 202.D 203.B 204.A 205.D 206.C 207.A 208.B 


令 邻 邻 模 拟 试 卷 样 例 答案 


一 、 填 空 题 

1. 检验 2. 过 程 检 验 3. 一 组 视图 4. 直接 5. 多 次 测量 6. 不 确定 度 7. 管 
理 五 归 零 8. 游标 原理 9. 深度 千分尺 ”10. 判定 

二 、 选 择 题 


1. B 2 六 3 4.A 5.C 6.D 7. C 8. B 9. A 
10.A 11.D 12.A 13.B 14.A 15.D 16.D 17.C 18. C 
19.B 20.C 21.D 22.D 23.C 24.B 25.A 26.C 27.D 
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28.A 29.B 30.C 

三 、 判 断 题 

1. x 2V 3.x 4. x 5.V 6.x TV 8V 9.V 
10.x 1lLV 12x 13.x 14V 15.x 16.V 17.x 18.x 


19.x 20.x 2LV 22x 23.x 24V 25.V 26.V 27.x 
28.V 29.x 30.V 


四 、 简 答题 


1. 简要 回答 质量 检验 的 步 又 有 哪些 ?” (5 分 ) 
(1) 直接 测量 和 间接 测量 
(2) 接触 测量 和 非 接触 测量 
(3) 单项 测量 和 综合 测量 
(4) 主动 测量 和 被 动 测量 
(5) 静态 测量 和 动态 测量 
说 明 : 答对 一 点 给 1 分 。 

2. 试 述 杠杆 百 分 表 的 使 用 和 维护 保养 方法 。(5 分 ) 

1) 使 用 时 应 进行 外 观 检查 ， 不 得 有 影响 使 用 性 能 的 外 部 缺陷 ， 如 表面 破损 、 指 针 
松动 、 测 量 杆 球形 头面 磨损 等 。 另 外 ， 还 要 检查 测量 杆 机 构 及 各 传动 元 件 之 间 的 配合 情 
况 及 灵敏 度 ， 如 用 手 捏 测量 杆 ， 上 下 、 左 右 轻 移 ， 指 针 摆 动 不 应 超过 半 格 ; 轻 推 测量 
头 ， 测 量 杆 和 指针 转动 应 平稳 、 灵 活 、 无 卡 清和 松动 现象 ; 测量 杆 从 自由 位 置 移动 时 ， 
指针 均 应 按 顺 时 针 方 转动 。 

2) 测量 时 ， 应 将 杠杆 百 分 表 可 靠 地 固定 在 表 架 上 ， 测 量 杆 的 轴线 应 与 测量 线 垂 
直 ， 和 否则 应 对 测量 结果 进行 修正 。 

3) 测量 杆 应 有 0.3 ~0. 5mm 的 预先 压缩 量 。 

4) 不 可 撞击 和 振动 ， 不 可 测量 毛坯 表面 和 极其 粗糙 的 表面 。 

5) 不 可 随意 加 润滑 油 。 用 后 应 清理 干净 ， 并 放 和 盒 中 妥善 保管 。 

说 明 : 答对 一 点 给 1 分 , 第 1) 点 ， 主 要 内 容 答 出 就 可 给 分 。 


五 、 计 算 题 


1. 试用 83 块 套 别 和 38 块 套 别 的 量 块 ， 分 别 组 合 64. 75mm 的 尺寸 。(5 分 ) 
64. 75 
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83 38 

1.05 63.7 1.05 63.7 

1.7 62 1.7 62 

2.0 60 2 60 

60 0 60 0 
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答案 部 分 省 





64. 75 64. 75 

说 明 : 两 类 各 给 2. 5 分 ， 每 一 步 正确 给 0.5 分 。 

2. 某 公司 生产 的 产品 一 一 注 壁 管件 如 下 图 所 示 ， 现 场 只 有 0 ~25mm 和 175 ~200mm 
的 外 径 千 分 尺 ， 要 求 检 验 外 径 D 和 内 径 dg, 用 175 ~ 200mm 外 径 千 分 尺 测 量 D = 
185. 88mm， 用 0 ~25mm 外 径 千 分 尺 测量 的 壁 厚 4 =8.53mm， 外 径 千 分 尺 量 杆 直径 d, = 
6. Smm， 求 内 径 d (要 求 有 公式 推导 过 程 ， 结 果 保 留 两 位 小 数 ) 。(10 分 ) 

直角 三 角形 AOBC 中 ， 由 勾 股 玄 定理 得 

0B’ = OC’ + BC’ 

0B =4d/2 

OC=0OP-PC=D/2-A4 

BC =d,/2 

(d[2) =(D/2-A) +(d/2) 

(qd/2)’ = (185. 88mm/2 -8.53mm)’ + (6. 5mm/2)’ 

=7135. 611mm’” 

d/2 = 84. 473mm” 

d =168. 95mm 

说 明 : 有 公式 推导 给 2 分 ,正确 再 给 1 分 ; 计算 中 间 过 程 取 三 位 小 数 给 1 分 ， 正 确 
再 给 1 分 。 
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附录 A 常用 尺寸 公差 

















公称 尺寸 标准 公差 等 级 

/mm IT1 | IT2 | IT3 | IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 (IT10|IT11 (IT12 7T13 |IT14 IT15 IT16 IT17 IT18 
大 于 | 至 Hm on 
— | 3 |0.8|1.2|2 3|14|.6 10|14|,25|40|60 10.110.14|0.25|10.410.61 1 1.4 





5 8 12 | 18 | 30 | 48 | 75 10.1210.1810.3 ,0.48.0.75,1.2 1.8 





性 | 上 


6 9 115|122 |36 158 |90 10.15|10.2210.3610.58|0.9 11.5 12.2 





10 18 11.2| 2 5 8 |11 ,18 |27 143 |170 |110 0.1810.2710.43|10.7 11111.812.7 














18 30 11.5|12.5| 4 6 9 |13 121 |33 |52 | 84 |130 10.2110.3310. 5210.48|11.3 1.2.1 13.3 
30 50 11.5|12.5| 4 7 |11|16|25 |39 ,62 |100 |1160 0.2510.39 0.62| 1 11.612.5 13.9 
50 80 2 3 E] 8 |13 .19 |30|46 |74 1120 1190 10.3 10.4610.7411.211.913 14.6 
80 120 12.5| 4 6 |101153 ,22 35 |54 | 87 | 140 |220 |0.3510.5410.8711.412.2 13.5 15.4 





120 | 180 13.5| 5 8 12 | 18 |25 | 40 |63 |1001160 1250 10.410.63| 1 11.612.5| 4 6.3 





180 | 250 14.5| 7 110 .14|20|29 | 46 172 1115 |185 |290 0. 46 








0 
250 | 315 | 6 8 |112 ,16|123 | 32 | 52 |81 130 |210 |320 0.52,0.8111.312.1|13.215.2,8.1 
315 | 400 | 7 9 |13 1181253 136 157 |89 |140 |230 |360 |0.5710 





400 | 500 | 8 |10|115 |120127 140 |63 |97 1155 |250 |400 0.6310.9711.55|12.5| 4 16.3 19.7 





500 | 630 19 111 116122 132 |44 170 |11101175 280 1440 10.7 11.111.7531 2.814.417 111 





630 | 800 | 10 113 |18 1253 |36 150 180 |125 |200 1320 1500 10.8 11.253| 2 13.21 5 8 |12.5 



















































































800 | 1000 | 11 |15 |21 |128 |40 | 55 | 90 |140|2301360|550 10.911.412.313.615.6| 9 |14 
1000 | 1250 | 13 | 18 | 24 | 33 | 47 | 66 |105 | 165 | 260 | 420 | 660 |1.05|1.65|2.6 |4.2 | 6.6 |10.516.5 
1250 | 1600 | 15 | 21 | 29 | 39 | 55 | 78 |125 |195 |310 | 500 |780 11.25|1.95|3.1| 5 |7.8 112.519.5 
1600 | 2000 | 18 | 25 | 35 | 46 | 65 | 92 | 150 | 230 |370 |600 |920 11.512.313.7|1 6 19.2| 15 |23 
2000 | 2500 | 22 | 30 | 41 | 55 | 78 |110 |175 | 280 | 440 | 700 |110011.75|12.8 4.4| 7 |11 17.5| 28 
2500 | 3150 | 26 | 36 | 50 | 68 | % |135 | 210 | 330 | 540 | 860 |1350|2.1 13.3 15.418.6 113.5| 21 | 33 
注 : 1. 公称 尺寸 大 于 500mm 的 IT1 ~ ITS 的 标准 公差 数值 为 试行 的 。 
2. 公称 尺寸 小 于 或 等 于 lmm 时 ， 无 IT14 ~ IT18。 
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附录 (三 





























































































































公差 公称 尺寸 分 段 
等 级 0.5~3| >3~6 | >6~30| >30~120 >120 ~400 | >400 ~1000 | >1000 ~2000| >2000 ~4000 
精密 f | +0.05 | +0.05 +0.1 +0.15 +0.2 +0.3 +0.5 一 
中 等 m +0.1 +0.1 +0.2 +0.3 +0.5 +0.8 土 1.2 土 2 
粗糙 c | + 上 0.2 +0.3 +0.5 +0.8 +1.2 +2 +3 +4 
最 粗 v 一 +0.5 +1 土 1. 5 +2.5 +4 +6 +8 
附录 C ”一般 公 差 中 未 注 公差 一 一 倒 圆 半径 和 倒 角 高 度 尺寸 的 极限 偏差 数值 
(单位 : mm) 
公称 尺寸 分 段 
公差 等 级 
0.5~3 >3~6 >6~30 >30 
精密 了 
+0.2 +0.5 +tl] 生 2 
中 等 m 
粗糙 c 
+0.4 土 1 +2 +4 
最 粗 v 
注 : 倒 圆 半径 和 倒 角 高 度 的 含义 参见 GB/T 6403. 4 一 2008 。 
附录 D 一 般 公差 中 未 注 公 差 一 一 角度 尺寸 的 极限 偏差 数值 
公称 尺寸 分 段 /mm 
公差 等 级 
~10 >10 ~50 >50 ~120 >120 ~400 >400 
精密 
二 -3 +30" +20" +10’ +5" 
中 等 m 
粗糙 ec +1°30’ +1° +30’ +15’ +10’ 
最 粗 v +3° +2° +1° +30’ +20’ 
419 





让 上 上 





420 


参考 文 献 





赵 忠 玉 . 测量 与 机 械 零 件 测绘 [M]. 北京 : 机 械 工业 出 版 社 ，2008. 

上 海 市 职业 指导 培训 中 心 . 检验 工 技能 快速 入 门 [M]. 南京 : 江苏 科学 技术 出 版 
社 ，2010. 

陈 家 芳 ， 简 明 机 械 检 查 工 手册 [M]. 上 海 : 上 海 科学 技术 出 版 社 ，2005. 

李 新 永 ， 赵 志平 . 机械 制造 检测 技术 手册 [M]. 北京 : 机 械 工 业 出 版 社 ，2011. 

胡 照 海 ， 零件 几何 量 检测 [M]. 北京 : 北京 理工 大 学 出 版 社 ，2011. 

朱 超 ， 段 玲 ， 互 换 性 与 零件 几何 量 检测 [M]. 北京 : 清华 大 学 出 版 社 ，2009. 

周 湛 学 ， 赵 小 明 ， 锥 运 强 . 图 解 机 械 零件 精度 测量 及 实例 [M]. 北京 : 化 学 工业 出 版 
社 ，2009. 

才 家 刚 ， 图 解 常 用 量具 的 使 用 方法 和 测量 实例 [Mj]j. 北京 : 机 械 工 业 出 版 社 ，2006. 

邵 晓 荣 .公差 配合 与 测量 技术 一 点 通 [M]. 北京 : 科学 出 版 社 ，2011. 

传 成 昌 . 传 晓 燕 ， 形 位 公差 应 用 技术 问答 [M]. 北京 : 机 械 工 业 出 版 社 ，2009. 

张 泰昌 .齿轮 检测 500 问 [M]. 北京 : 中 国标 准 出 版 社 ，2007. 

张 泰昌 . 平台 测量 法 解析 [Mj]j. 北京 : 化 学 工业 出 版 社 ，2009. 

李 岩 .精密 测量 技术 〈 修 订 版 ) LM]. 北京 : 中 国 计 量 出 版 社 ，2001. 

张 琳 娜 ， 简 明 公差 标准 应 用 手册 [M]. 2 版 ， 上海: 上 海 科学 技术 出 版 社 ，2010. 




























































































感谢 你 购买 《机 械 产 品 检验 工 〈 基 础 知识 “中 级 )》 一 书 。 为 了 更 好 地 为 您 服务 ， 有 针对 性 
地 为 您 提供 图 书信 息 ， 方 便 您 选 购 合适 图 书 ， 我们 希望 了 解 您 的 需求 和 对 我 们 教材 的 意见 和 建 
议 ， 愿 这 小 小 的 表格 为 我 们 架 起 一 座 沟 通 的 桥梁 。 
姓 名 所 在 单位 名 称 
性 别 所 从 事 工作 (或 专业 ) 
电子 邮件 
办 公 电 话 邮政 编码 
通信 地 址 
1. 您 选择 图 书 时 主要 考虑 的 因素 (在 相应 项 前 面 打 “vv ”) 
) 出 版 社 ( ) 内 容 ( ) 价 格 ( ) 封 面 设计 ( ) 
2. 您 选择 我 们 图 书 的 途径 (在 相应 项 前 面 打 “vv”) 

( ) 书 目 ( ) 书 店 ( ”) 网 站 (  ”) 朋 友 推 介 (  ) 其 f 
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希望 我 们 与 您 经 常 保持 联系 的 方式 : 
电子 邮件 信息 定期 邮寄 书目 
通过 编辑 联络 定期 电话 咨询 
























































您 关注 (或 需要 ) 哪些 图 书 和 教材 : 











您 对 我 社 图 书 出 版 有 哪些 意见 和 建议 (可 从 内 容 、 质 量 、 设 计 、 需 求 等 方面 谈 ) : 





您 今后 是 否 准 备 出 版 相应 的 教材 、 图 书 或 专著 〈 请 写 出 出 版 的 专业 方向 、 准 备 出 版 的 时 间 、 
出 版 社 的 选择 等 ) : 

















非常 感谢 您 能 抽出 宝贵 的 时 间 完 成 这 张 调查 表 的 填写 并 回 寄 给 我 们 ， 我 们 愿 以 真诚 的 服务 回 
报 您 对 我 社 的 关心 和 支持 。 
请 联系 我 们 
通信 地 址 ”北京 市 西城 区 百 万 庄 大 街 22 号 ”机 械 工业 出 版 社 技能 教育 分 社 
邮政 编码 ”100037 
社 长 电话 (010)8837 一 9083 ”8837 一 9080 ”6832 一 9397 ( 带 传真 ) 
电子 邮件 ”cmpjjj@ vip. 163. com 
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助 你 成 功 步 入 和 人才 殿 党 


更 多 职业 技能 培训 、 
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